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“  UN  SIÈCLE  AU  SERVICE  DE  U  MÉDECINE  ET  DE  LA  CHIRURGIE  ” 

-===  1829-1929  ==- 


OUTE  Maison  qui  a  franchi  ce  cycle  de  Cent  années  peut  se  féliciter  de  voir  le  Temps  consacrer 
sa  réputation. 

Un  tel  résultat  ne  peut  être  obtenu  que  par  la  continuité  dans  l’effort  et  une  loyauté  commerciale 
indiscutable,  et  lorsqu’il  s’agit  d’une  Maison  d’instruments  de  chirurgie,  il  marque  en  outre  la  confiance 
témoignée  à  cette  Maison  par  le  Corps  médical. 

Il  nous  est  particulièrement  agréable,  à  cette  occasion,  de  manifester  notre  reconnaissance  et  d’adresser  nos 
remerciements  a  tous  les  Chirurgiens  et  Médecins  qui  nous  ont  honoré  de  cette  confiance  en  nous  apportant  leurs 
idées,  nous  demandant  notre  collaboration  afin  de  les  réaliser  et  de  produire  ainsi  toute  une  pléiade  d’instruments  ou 
d  appareils  destines  a  des  Techniques  ou  des  Applications  nouvelles. 

Mais  nos  remerciements  vont  aussi  à  nos  Collaborateurs  fidèles  et  dévoués,  dont  plusieurs  comptent  quarante 
années  de  présence  ininterrompue  dans  notre  Maison  ;  à  nos  Ingénieurs,  Chefs  de  Service,  Contremaîtres,  Employés 
et  Ouvriers  qui,  par  leur  zèle  et  la  qualité  de  leur  travail,  ont  porté  très  haut  le  renom  de  la  firme  “  DRAPIER  ” 
Nous  avons  fait  précéder  cette  édition  du  catalogue  de  notre  Centenaire,  de  quelques  pages  qui  permet^ 
tront  aux  Docteurs  de  voir  en  raccourci  l’historique  et  les  progrès  réalisés  par  notre  Maison  ainsi  que  les  moyens 
puissants  et  modernes  que  trois  Usines  équipées  suivant  les  méthodes  les  plus  nouvelles  nous  permettent  de  mettre 
en  action. 


MENTIONS  ET 


MEDAILLES 
D’ARGENT  ET 


D’OR 


aux  Expositions 
de 

1855 
1867 
1878 

LIÈGE .  1905 

MILAN .  1906 

1908 


PARIS  . 


PRIX 


BRUXELLES .  1910 
ROUBAIX.  .  .  1911 

TURIN . “  1911 

GAND .  1913 

MARSEILLE  .  1912 
RlO-de-JANEIRO.  1922 

Kl  S 


La  Maison  “DRAPIER” 

(D-après  me  gravure  de  VéPoaue) 


en  1858 


9  FOIS 
MEMBRES 
DU  JURY  ET 
HORS  CONCOURS 

aux  Expositions 


de 

LONDRES.  .  .  1908 

TURIN .  1911 

ROME .  1912 

LONDRES.  .  .  1912 


SAN-FRANCISCO.  1922 
STRASBOURG.  1919 
BEYROUTH.  .  1921 
STRASBOURG:  1923 

(Centenaire  de  Pas- 

PARIS .  1924 

(Val-de-Grâce). 


La  Maison  Drapier  en  1929,  a  l’angle  de  la  rue  de  Rivoli  et  du  Boulevard  de  Sébastopol. 


2<=  Salle  d’Exposition  du  Matériel  Chirurgical. 


3“  Salle  d’Exposition  :  Petite  Salle  d'Opérations. 


P®  Salle  d’Exposition  du  Matériel  Chirurgical  et 
DES  Appareils  de  Stérilisation; 


V  de  l  atelier  de  tissage  des  bas  et  ceintures  élastiques. 


Un  des  ateliers  d’ajustage  des  instruments  a  anneaux 


Entrée  de  l’Usine  de  finissage  des  Instruments 

Atelier  de  fraisage  et  de  dégrossissage  des  pièces  estampées.  de  Chirurgie  a  Nogent-en-Bassigny. 


REGISTRE  DU  COMMERCE  PARIS  27.825 


INSTRUMENTS  DE  CHIRURGIE 

MOBILIER  CHIRURGICAL  ~~  APPAREILS  DE  STÉRILISATION  ET  DE  LABORATOIRES 
ÉLECTRICITÉ  MÉDICALE 
ORTHOPÉDIE  -  PROTHÈSE  -  BANDAGES 


CENTENAIRE  de  la 


Medson  DRÀPIEIR  et  FILS 


1829 


1929 


Adresse  télégraphique  ; 
ORTOCHIRO,PARIS 

\  Chèques  Postaux 

Code  A.  B,  C, 

Van  STEENBRUGGHE*  &  BRETON*,  Successeurs 

1  DRAPIER  ET  FILS 
327-83 

5®  et  6®  Éditions, 

FOURNISSEURS  DES  HOPITAUX  CIVILS  ET  MILITAIRES  '= 

41,  Rue  de  Rivoli 

3  USINES  (  Barrault,  Paris  (XIIF) 

(  et  Nogenl-en-Bassigny (Haute^Marne). 


et  Boulevard  de  Sébastopol,  7 

PARIS  (r) 


Omnibus  et  Tramways  )  ce»»: _ j., 

-et  »»  MétropoUtain  f  Station  du  Châtelet 

t  Gutenberg  06-45 

TÉLÉPHONES  J,™®  ||;|| 

(  Usine iGobelins  69-71 


Les  figures  ei  disposiUons  du  présent  catalogue  é\ 


e  propriété  exclusive,  nous  nous  réservions  de  prendre,  vis-à  vis  des  contrefacteurs,  toutes 

- -  1929  = 


LE  PRÉSENT  CATALOGUE  ANNULE  LES  PRÉCÉDENTS 


Pour  les  prix,  consulter  le  cahier  spécial 
joint  au  catalogue. 


BISTOURIS  FIXES 

MANCHE  MÉTAL 

dessinés  grandeur  nature. 


Fig.  5102. 

30.  Bistouri  droit,  lame  ordinaire  (fig.  5107) 


Fig.  5104. 


Nous  fabriquons  egalernent  en  acier  |  .  \ 

iaoxvdisiileStaiDlosslesbistounsprécedest  .  .1 

d’un  astérisque  (*)  ;  voir  tarif  des  prix.  |  l 'y, 


Fig.  5105. 


moyenne  (fig.  5101). 
petite  (fig.  5102). 
petite,  étroite  (fig.  5103). 


♦  2004.  Bistouri  droit,  mousse,  lame  petite  (fig.  5104) 
4, _ 1  _ _  lamf»  ordinaire  /fie*.  51 


lame  ordinaire  (fig.  5105). 
de  Chassaignac  (fig.  5106). 
lame  convexe  (fig.  5100). 


2008.  Bistouri  boutonné  de  Cooper.  .  ,  ,  , ,  . 

2009.  —  du  Dr  Dartlgues  à  lames  interchangeables,  à  6  lames. 


Fig.  5108. 

■ycTS  Bistouri-saienée  du  D'  Benoist  [Modèle  Drapier  et  Fils,  déposé)  (fig.  5108). 

eTétS boIrspédXp^^^^ ffiageTs’bStOTris?  (ia^SL Ts  pJres  peut  v 


Fig.  5100. 

2016.  Pierre  d’Arkansas  de  125% 


tourne  dans  le  manche  pour  pouvoir  mettre  l’instrument  dans  le  gousset. 

<10%  en  étS  boirspéciSe  pour  l’affilage  des  bistouris.  [La  grandeur  des  pierres  peut  varier  ■ 


Fig.  5107. 

n  peu  de  dimensions). 


2026.  Bistouri  pliant  pour  trousses,  châsses  métal. 

(fig.  5110). 

2027.  Bistouri  pliant  entièrement  démontable,  modèle 

aseptisable,  châsses  métal. 

TÉNOTOMES 


Fig.  5111. 

2035.  Boîte  en  métal  nickelé  avec  chevalet  mobile,  pour 

3  bistouris  à  manche  fixe  (fig.  5111b 

2036.  Boîte  en  métal  nickelé,  avec  chevalet  mobile,  pour 

6  bistouris  à  manche  fixe. 

=sa  2037.  Boîte  en  métal  nickelé,  avec  chevalet 
mobile,  pour  2  bistouris,  et  une  aiguille  de 
Reverdin. 


2042.  Ténotome  du  Dr  Féllzet. 

2043. 
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3010.  La  pièce. 

3010.  inoxydable. 


39 


3011.  La -pièce. 

1  3011.  inoxydable. 

3012.  La  pièce. 

3012.  inoxydable. 

3013.  La  pièce. 

3013.  inoxydable. 

3016.  La  pièce. 

3017.  — 

i  3019.  —  99 

3020.  —  3° 

1  3020.  inoxydable.  'JO 

I  3021.  La  pièce.  40 

3022.  —  35 

2022.  inoxydable.  8o 

3023. 


36 


3027. 

3030- 

3031- 


—  85 


CISEAUX  (Suite) 

*  3010.  Ciseaux  iridectomie,  droits,  articulation  à  doigt  (fig.  5138). 

*  30ir.  Les  mêmes,  courbes  (fig.  5139).  .  , 

*  3012.  Ciseaux  pour  strabisme,  droits,  articulation  a  doigt  (ng.  5140) 

*  30T3.  Les  mêmes,  pour  strabisme,  courbes  (fig.  5141). 

Cisailles  pour  appareils  plâtrés  (voir  page  207). 


Nous  fabriquons  également 
inoxydable  Stainless,  les  cis 

cédés  d’un  astérisque  {*).  Voir  a 
des  prix. 


Fig.  5139. 


Fig.  5138. 


3or6.  Ciseaux  spatulés,  avec  articula,tion  à  doigt, 
pour  couper  les  pansements,  modèle  de  la  Croix- 
Rouge  (fig.  5142). 

3017.  Ciseaux  de  Rocher  à  anneaux  décalés  (fig.  5148). 


Fig.  5144. 


3020.  Ciseaux  Vézien  à  tenon,  pour  couper  les 
pansements,  bottes,  pantalons,  etc.  (fig.  . 
5143). 

3021.  Les  mêmes,  très  forts  (fig.  5143). 

*3022.  Ciseaux  Vézien  avec  articulation  à  doigt. 
3023.  Lesmêmes,  trèsforts,  avec  articulation  àdoigt. 


3018.  Ciseaux  courbes  de  Sims  de  20  %  (fig.  5144). 


3or9.  Ciseaux  coudés  de  Dubois,  pour  élargir  le  col,  longueur  26 
(fig.  5145). 


DRAPIER  et  FILS ,  41 ,  rue  de  Rivoli ,  PARIS 


J.  O 

TïATÎTS  -- 


jfco.  Ciseaux  courbes  à  morcellement  26  %. 

3031.  Cbseaux/de  Dubois  pour  la  détroncation  de  32  %  (fig.  5147). 
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PINCES  HEMOSTATIQUES 


Pince  hémostatique  de  Péan,  articulation  à  doigt  (fig.  5164). 

*3050.  10  et  12  cent.  |  *3053.  18  cent. 

*3051.  13  et  14  cent.  *3054-  20  cent. 

*3052.  16  cent.  I  *3055.  22  cent. 

*3060.  Pince  de  Terrier,  de  12  cent.  (fig.  5163). 

*3061.  —  —  —  —  avec  I  griffe  (fig.  5162). 

*3062.  —  de  Spencer  Wells,  12  cent.  (fig.  5161). 

3069.  —  de  Pozzl,?courbe,  de  12  cent. 

3070.  La  même,  coudée. 

3071.  Pince  hémostatique  de  Blunk,  12  cent,  et  14  cent.  %. 
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3050.  La  pièce. 

3050.  inoiydabte. 

3051.  La  pièce. 

3051.  inoxydable. 

3052.  La  pièce. 

3052.  Inoxydable. 

3053.  La  pièce. 

3053.  inoxydable. 

3054.  La  pièce. 

3054.  inoxydable. 

3055.  La  p^ece.  4^ 
3055.  inoxydable.  75 
3060.  La  pièce,  ig 

3060.  inoxydable.  28 

3061.  La  pièce.  22 

3061.  inoxydable.  34 

3062.  La  pièce.  20 
3062.  inoxydable.  28 
3069.  La  pièce.  20 

3069.  Inoxydable.  32 

3070.  La  pièce.  24 


3075.  inoxydable.  ~Tf7 

3076.  La  pièce.  23 

3076.  inoxydable.  33 

3077.  La  pièce.  31 

3077.  inoxydable.  57 

3078.  La  pièce.  36 

3078.  inoxydable.  70  ■ 

3079.  La  pièce.  40 

3079.  inoxydable.  8o 

3085.  La  pièce.  22 
i  3085.  inoxydable.  3I 

3086.  La  pièce.  25 

I3086.  inoxydable.  37 

'  3090.  La  pièce.  22 
3090.  inoxydable.  29 

3095.  La  pièce.  22 

3096.  —  29 
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1  3195-  La  pièce. 

I  3195-  iMWdaWe.  ^ 

1  319^  La  pièce. 

I  3196.  inoxydable, 

f  3197-  Sans  griffe, 

n  3197-  Ayengrifle. 

3200.  La  piece. 


\ 


3125.  Pince  écartante  du  D'  Ombrédanne  (fig.  5186). 

3126.  —  du  Dr  Houzel,  pour  tenir  les  compresses. 

3127.  ■ — ■  du  Dr  Houzel,  pour  tenir  les  compresses, 

nouveau  modèle  à  ressort. 

3128.  Pince  du  Dr  Jayle,  à  5  griffes  (fig.  5185),  enferme  de 

pince  de  homard  (long,  ii  %)  pour  amarrer  le  champ 
opératoire  sur  les  bords  de  la  plaie. 

(Recouvrir  les  pinces  avec  un  champ  humide  ou  sec,  replié, 
pour  les  maintenir  et  ne  pas  être  gêné  au  cours  de  l’opération). 

♦3132.  Pince 


3137.  Pince  à  2  érignes,  de  13  %. 

3138.  —  à  coprostase  du  Dr  Doyen  (fig.  5191). 

3139.  —  du  Pf  Hartmann  (fig.  5190). 

3140.  —  courbe  pour  tumeur  de  la  langue,  16  X- 

3141.  —  _  _  _  %. 

*3150.  Pince  à  compresses  à  double  érigne  du  Dr  Cadenat 

{modèle  Drapier  déposé)  (fig.  5198). 

double  mâchoire  située  près  des  anneaux, 
peut  se  fixer  au  champ  opératoire  ou  à  la  peau.  Elle  ne  risque  Mus 

de  basculer  dans  la  Maie,  etpeutmême,  en  cherchant  point  d' appui 

a  distance,  servir  de  pince  à  traction. 


Fig.  5199, 


DRAPIER  et  FILS,  41,  rue  de  Rivoli,  PARIS 


PINCES  HÉMOSTATIQUES  (Smt.) 


*  1180.  Pince  more  triangulaire  (fig.  5223),  articulation  à  doigt,  long.  15Z.  | 

*  3182.  Pince  avec  mors  en  cœur  (fig.  5234).  articulation  à  doigt,  long.  15  ] 

*  3183.  La  même,  de  20  %.  .  ,  •  a  ,  , 

Pince  avec  mors  losangique,  articulation  à  doigt,  long.  15  ,4. 

RENICKELAGE  VE  TOUS  LES  INSTRUMENTS  VE  CHIRURGIE 


7  <s^ 
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3160.  pièce.  70 

3160.  inoxydable.  95 

3161.  La  pièce,  go 

3161.  inoxydable.  I3O 

3162.  La  pièce,  iio 

3163.  —  55 

3163.  inoxydable.  95 

3164.  La  pièce.  52 

3164.  inoxydable.  90 

3168.  La  pièce.  45 

3169.  —  55 

3169.  inoxydable.  IIO 

3170.  La  pièce.  63 

3175.  —  22 

3175.  inoxydable.  45 

3176.  La  pièce.  65 

3180.  —  35 

3180.  inoxydable.  70 

3182.  La  pièce.  35 

3182.  inoxydable.  ^0 

3183.  La  pièce.  45 

3183.  inoxydable.  90 

3184.  La  pièce.  35 

3184.-^  inoxydable.  70 

3186.  La  pièce.  35 

3186.  iaoxydable,  JO 

3188.  La  pièce.  35 
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PINCES  CLAMP 


Pince  clamp 
articulation  à  doigt 

Fig.  5264 

Courbes 

Fig.  5266 

Coudées 

Fig.  5265 

îli::::;::;::;;:;; 

21::::::::::::::: 

24  % . 

3220 

3221 

3222 

3223 

3224 

3225 

3228 

3229 

3230 

3231 

3235 

3236 

Le  Casque  idéal  du 
chirurgien. 

Le  plus  pratique  et  le 
plus  léger  de  tous  les 
éclaireurs  chirurgi- 


( Notice  sur  demande ) . 
Voir  p.l82,  explications 
complémentaires . 

3256.  Pince  clamp  cloutée,  droite,  à  mors  courts  à  griffes, 

de  Pozzl  (fig.  5276),  longueur  24  %. 

3257.  Pince  clamp  cloutée,  courbe,  à  mors  courts 

à  griffes,  de  Pozzl,  longueur  24 


Bout  de  la  pince  droite  de  Segond, 
grandeur  nature. 

3237.  Pince  droite  à  mors  courts,  de  Segond  (fig.  5268),  longueur  23 
323S.  Pince  courbe  à  mors  courts,  de  Segond  (fig.  5275),  longueur  23  %. 

323g.  Pince  droite  de  Terrier,  longueur 

3240.  Pinc^  courbe  ^de  Terrier,  3249-  Pinces  longuettes,  droites,  courbes 

longueur  23  %. 

3252.  Pince  courbe  du  Dr  Rlchelot,  22  %. 

-  _  3253.  —  de  Doyen,  pour  ligaments  larges,  lon- 

Fig.  5270.  gueur  27  %  (fig.  5273). 

3241.  Pince  avec  double  courbure,  de  16  et  17  %  ^  de  21  %,  dite  de  renfort. 

3242.  Pince  avec  double  courbure,  de  22  %.  3255.  —  droite  à  dents  de  souris,  de  Segond,  3258.  Pince  du  P'  J.-L.  Faure  pour  l’artère  utérine 

3246.  —  hémostatique  à  anneaux  dorés  pour  les  éponges.  longueur  23  %.  (fig.  5277). 


Fig.  5277. 
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3300.  inox^We. 

*  3301-  La  pièce. 

3301.  inoxydable. 

3305.  La  ptece. 

3305.  inoxydable, 

3306.  La  pièce. 
3306.  inoxydable. 
3309.  La  pièce. 

3309.  inoxydable. 

3310.  La  pièce. 
3310.  Inoxydable. 

I  3315.  La  pièce. 

3318.  — 

3318.  inoxydable. 

3319.  La  pièce. 

3319.  inoxydable. 

3325.  La  pièce. 

3325.  Inoxydable.  ' 

3326.  La  pièce. 
3326.  inoxydable. 
3330.  La  pièce. 

3330.  inoxydable. 

3331.  La  pièce. 

3331.  inoxydable. 

3335.  La  pièce. 

3335.  Inoxydable. 

3336.  La  piece. 

3337.  La  pièce. 

3337-  inoxydable. 

3338.  La  pièce. 

3338.  inoxydable. 

3339.  La  pièce. 

3339.  inoxydable. 

3345.  La  ptece. 
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SUTURES 


Nous  recommandons  nos  nouvelles  aiguilles  de  Reverdln  en  acier  Inoxydable  Stainless-Drapler.  Elles  ont  une  résistance  double 

de  celles  des  aiguilles  en  acier  ordinaire  et  de  plus,  en  raison  de  leur  inoxydabilité,  elles  ne  nécessitent  pas  d’entretien  spécial. 
(Voir  au  tarif  des  prix). 


3450.  Aiguille  du  Dr  Reverdin,  fermante  pour  trousses.  |  *  3452.  Aiguille  du  D'  Reverdln,  manche  fixe,  1/2  courbe 
3451-  —  —  manche  fixe,  droite  (fig.  (fig.  5342). 

5341).  I  *  3453.rAiguille  du  Dr  Reverdin,  manche  fixe,  courbe  (fig.  5340). 


*  3454-  Aiguille  de  Reverdin,  à  poussette  haute  et  chas  indéréglable  (fig.  5345),  dorée,  modèle  Drapier,  droite,  1/2  courbe, 
courbe,  ou  très  courbe. 

3455-  Le  même  modèle,  avec  l’aiguille  nickelée. 


*  3456.  Aiguille  de  Reverdin,  puissante  et  très  courbe  à  grand  rayon,  avec  poussette  haute  et  chas  indéréglable,  dorée, 

modèle  Drapier _  (fig.  5346). 

*  3457.  La  même,  très  puissante  pour  suture  des  parois. 


3458.  Aiguille  de  Reverdin  puissante  et  très  courbe,  à  petit 

rayon,  avec  poussette  haute  et  chas  indéréglable, 
dorée,  modèle  Drapier,  pour  périnéorraphie  et  cys¬ 
tostomie  (fig.  5347). 

3459.  Aiguille  fine  du  Dr  Reverdln,  courbe,  pour  les  intes¬ 

tins  (fig.  5350). 

3465.  La  même,  extra-fine  pour  les  yeux. 

3466.  Aiguille  fine  du  Dr  Reverdln  1/2  courbe  (fig.  5351). 

3467.  La  même,  extra-fine  pour  les  yeux. 


*  3468.  Aiguille  fine  du  Dr  Reverdin  droite  (fig.  5352). 

*  3476.  Aiguille  fine  du  Dr  Reverdln,  avec  gros  manche  et 

gros  bouton  (fig.  5354). 

*  3477.  Aiguille  de  Reverdin,  fine  à  poussette  haute  et  chas 

indéréglable,  dorée,  modèle  Drapier,  pour  intestins, 
droite,  1/2  courbe,  courbe,  ou  très  courbe. 

*  3479.  La  même,  extra-fine  pour  les  yeux. 

3480.  Le  même  modèle,  avec  l’aiguille  nickelée. 
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La  pièce.  37 

inoxydable.  ,  67 

La  pièce.  37 


—  50 

”  F 

inoxydable.  67  ' 

La  pièce.  37 

inoxydable.  67 

ia  ^îèce.  37 

inoxydable. 

La  pièce. 


3517.  La  pte 

3518.  — 


40 


La  pièce.  66 

inoxydable.  Ia5 

La  pièce.  195 

inoxydable.  2QO 

La  pièce.  195 

inoxydable.  2gO 

La  pièce.  195 

inoxydable.  290 

La  pièce.  66 


SUTURES  (Suite) 


3524.  Aiguille  du  Auvray  pour  le  foie  (fig.  5365). 
3325.  Aiguille  de  Jalaguler  pour  staphylorraphie. 


Fig.  5361. 

*3402.  Aiguille  mousse,  à  chas  mobile,  du  [D’'  Champlon- 
nière  (fig.  5361). 

3503.  La  même,  avec  poussette  haute  et  chas  indéré¬ 
glable,  dorée,  modèle  Drapier. 

*3504,  Passe-iil  pour  ligatures,  à  manche  fixe. 

3505.  Aiguille  de  Cooper,  pour  ligatures. 

3506.  —  élastique  pour  passer  un  fil  à  ligature 
autour  des  diaphyses. 


PORTE-AIGUILLES 


3526.  Porte-aiguille  du  D'  Gaudin  (fig.  5366),  permettant  à 
volonté  et  instantanément  à  l'aiguille  de  prendre  toutes 
les  positions  avec  une  aiguille,  en  boîte. 

3527.  Aiguilles  supplémentaires  de  courbures  variées. 


*3510.  Aiguille  de  Doyen,  à  manche 
*3511.  La  même,  délicate  (fig.  5362).  ' 

*3512.  Aiguille  de  Doyen,  très  courbe  (fig.  5369)  pour 
sutures  profondes. 

3517.  Aiguilles  de  Mooy,  4  grandeurs.  La  pièce. 

*3518.  Aiguille  du  D'  Pauchet  pour  sutures  métalhques 
de  la  paroi  abdominale  (fig.  5364) , 


Fig.  5367. 

352S.  Aiguille  à  pédale  du  P'  Legueu  (fig.  5367). 

3529.  La  même,  avec  aiguille  démontable,  et  3  aiguilles  interchangeables 

de  courbures  variées. 

3530.  Aiguilles  seules  de  courbures  variées  pour  porte- 


3536.  Aiguille  à  pédale  du  Reverdln,  avec  aiguille  démontable. 

3537.  Aiguille  à  pédale  de  Chaput,  avec  aiguille  démontable. 

3538.  —  supplémentaires  pour  aiguilles  à  pédale.  La  pièce. 
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PORTE-AIGUILLES 

(Suite) 


*  3550.  Forte-aiguille  à  ressort  du  D'  A.  Reverdln,  nouveau 

modèle  (fig.  5380)  avec  r  aiguille.  ii 

*  3551-  Chaciue  aiguille  supplémentaire,  de  courbure  variée  V- 

(voir  ci-dessous  de  A  à  M). 

'  3552.  Le  même,  grand  modèle  de  22  %. 

3553.  Boite  métal  pour  porte-aiguille.  Q £  p 


*  3560  Porte-aiguille  à  pédale  du  D'  Reverdln,  nouveau  modèle 

(fig.  5381)  avec  i  aiguille. 

*  3561  Chaque  aiguille  supplémentaire,  de  courbure  vanee 

(voir  ci-dessous  de  A  à  M) . 


Les  deux  nouveaux  porte-aiguilles  à  ressort  du  D'  Reverdln 
(fig.  5381  et  5380)  que  nous  présentons  ci-dessus  ont  une 
grande  supériorité  sur  les  anciens  modMes  utilisés  jus¬ 
qu  ici,  grâce  à  l'interchangeabilité  immédiate  des  aiguilles 
et  leur  bloquage  instantané  dans  toutes  les  positions  en  cours 
d’opération,  à  la  volonté  de  l’opérateur.  Comme  on  le  voit 
sur  le  pointillé  des  figures  ci-dessus  le  dispositif  de  la  tête 


permet  aux  aiguilles  de  tourner  dans  tous  les  sens  autour  de 
leur  axe.  Le  bloquage  de  l'aiguille  s'obtient  instantanément 
par  la  manoeuvre  du  levier  A. 

Nous  donnons  ci-dessus  les  formes  variées  d’aiguiUes  gran- 

AIGUILLES  A  SUTURES 


deur  nature  qui  peuvent  être  utilisées  sur  ces  porte-aiguilles. 
Prière  en  commandant  les  porte-aiguilles  (fig.  5380  et 
5381),  d'indiquer  la  forme  et  la  grandeur  des  aiguilles  que 
Ton  désire  recevoir  en  désignant  les  lettres  correspondant 
aux  figures  choisies. 


Fig.  5395. 

Aiguilles  à  sutures  ordinaires  triangulaires  droites  (fig. 
5395),  demi-courbes  (fig.  5397),  3/8  de  cercle  (fig.  5399) 
ou  1/2  cercle  (fig.  5400).  Ces  aiguilles  se  font  du  a»  i 
à  18. 

3575.  Avec  chas  ordinaire.  La  douzaine. 

3576.  Avec  chas  à  ressort.  La  douzaine. 


Fig.  5396. 

!ha8  à' ressort.  Chas  fixateur  Patersoa. 

Nota.  —  Pour  les  commandes  avoir  bien  soin  de  désigner  : 
1“  le  chas  que  l’on  désire  {Voir  fig.  5396);  toutefois  le  chas 
Paterson  ne  se  fait  que  dans  les  aiguilles  fig.  5401  ;  2“  La 
courbure  choisie  ainsi  que  les  numéros  de  grandeur.  Toutes 
les  courbures  se  font  aussi  bien  en  aiguilles  plates  Hage- 
dorn  qu’en  aiguilles  triangulaires. 

3577.  Aiguilles  à  sutures  ordinaires  triangulaires 
1/2  courbes  avec  chas  à  ressort  (fig.  5397). 
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2080.  Lii  piecB.  24  ^ 

^■îSo.  La  douz.  21  *> 

3581.  —  ^7-  * 

q‘;84.  La  pièce.  2. 50 

Iht.  -  l'il 

35go.  —  2.75 

i  3591.  —  3  ’ 

'  3 ">05^  Courbe  et 

i^roite.  La  pièce.  3*25, 
13600.  —  10.50 

13605-  —  3*75, 

1.3606.  ■  -  —  -  .4 

[3607.  La  pièce.  4  » 

{3630.  La  bobine  30 
f36<o.  Le  gramme. 

3649.  Ee  roui.  I  I] 

I  3650.  Le  roui.  I E 

3651.  Le  roui,  i  m.i 

3652.  Les  100  gr.  12 

3653.  Les  100  gr.  Il 

3654.  Les  100  gr.  10 

3670.  Le  cent.  15 

3671.  n°2.Lecent.  16 

3672.  Le  cent.  17 

3673.ii04.Z.ece»î«.  20 
S(>y^.n°5.Lecent.  40 
3678.  no-  ’■  - 

3678.  no 
3678-  no  3. 

3678.  no  4. 

3678.  no  4.  1/2 
3678.  no  5. 

3678.  no  5  1/2. 

3679.  no  I. 

3679.  no  2. 

3679.  no  3. 

3679.  no 
3679.  no 

3679.  no  5.  O  » 

3679.  no  5  1/2.  9  » 

3680.  La  pièce.  0.60 
3690.  La  corde  de 

\  2“  50  no  000.1.75 

13690.  2”, 50  no  00.  2.75 
3690.  20150  no  O.  2.75 
3690.  20150  no  I.  4  » 

3690.2-0,50002.  4.75 

3690.  2-0,50  no  3.  6  » 

,3690.  2-0,50  no  4.  7.50 

3690.  2-0,50005.  8.75 

13690.  2-0,50  00  6.  10  » 


I.  Le  tube.  3 


4' 1/2. 


-ZéSZ-/, 


Sbçif.'Le  LTacon. 
^3694-  no  00. 

’3694-  no  O. 

3694-  no  I. 

3694-  no  2.  I 

3694.  003.  I 

‘  3694.  no  4.  I 

,3694-  n0  5.  2i 

.  3694-  no  6.  2, 


'3699.  J 
3699-  I 
3699.  J 
3699.  J 


3-5° 
3-50 
3  50 


no  5.  9.50 

no  6.  9.50 

La  plaquette  de 
mnoo.S  -pp-imé. 
La  plaquette  de 

"  I.  4-5° 

6.50 

7-50 


3702 

3702 

3702 

3702 

3702 

3702 

3702 

3702 


I  3702.  La  plaqvett'e  de"' 


3707-  —  no  O.  Il 

3707-  —  no  I.  12 

3707.  —  no  2.  13 

3707-  —  no  3.  15 

3711  La  plaquette  de 


3730 

3731 

3739 

3750 

3751 

3752 


fJ;  du.  vV\ÙM4^  'îiViT)' 


Nota  :  Nous  fournissons  également  les  aiguilles  à 
sutures  en  acier  inoxydable  Stainless  mais 
seulement  avec  chas  ordinaire. 


Fig.  5399. 

Aiguilles  à  sutures  3/8  cercle 


Aiguilles  à  sutures  plates  de  Hagedorn  (type  fig.  5400)  droites, 
demi-courbes,  3/8  de  cercle  ou  1/2  cercle. 

3580.  Avec  chas  ordinaire.  La  douzaine. 

3581.  Avec  chas  à  ressort.  La  douzaine. 

Nota  :  Les  aiguilles  de  Hagedorn  se 

font  pour  les  droites  et  iji  courbes  du 
I  (1  13  et  pour  les  3lSde  cercle 
et  1I2  cercle  du  i  à  xo. 

3584.  Aiguilles  rondes  droites  pour 
l'intestin  avec  chas  à.  ressort. 

3585.  Les  .mêmes,  ifa  courbes. 

3590.  Aiguilles  pour  sutures  des 
yeux,  1/2  courbes,  chas  à  ressort 
du  n»  I  à  6. 

3591.  Les  mêmes,  courbes  (fig.  5402) 
du  no  I  à  6. 

Aiguilles  de  Carrel  pour  su¬ 
tures  vasculaires  droites  (voir  pa- 
•  2(‘l-  geÆ13,  fig.  10933).  Fig.  5402. 

Aiguilles  de  Carrel  pour  sutures 

vasculaires  courbes  (voir  page  213,  fig.  10933). 

3600.  Aiguille  dorée,  à  chas  conique,  de  Doyen,  3  tailles. 
La  pièce. 


Fig.  541  . 

3730.  Boîte  en  verre  ronde 
(fig.  5410),  avec  couvercle 
pour  conserver  les  crins. 


Fig.  5411. 


3739.  Boîte  en  métal  nickelé 
de  Terrier  pour  stériliser 
les  catguts  et  les  fils  à  su¬ 
tures.  Diamètre  10  %. 
Hauteur  60  %  (fig.  5411). 


AIGUILLES  A  SUTURES  (Suite) 


Aiguilles  triangulaires  de  Bland  Sutton  à  chas  Pâterson 
(fig.  5401). 

3605.  Droite  (fig.  5401  X),  longueur  50  60  %,  7S‘ 

3606.  1/2  courbe  (fig.  5401  Y),  longueur  50  60  %,  75  %. 

3607.  Courbe  (fig.  5401  Z),  longueur  50  %,  60  %,  75  %. 


FILS  D’ARGENT,  DE  BRONZE  ET  DE  LIN 

Fil  de  lin  spécial  en  bobines.  |  3631.  Moyen.  La  bobine. 
3630.  Fin.  La  bobine.  \  3632.  Gros.  La  bobine. 

3640.  Fil  d’argent  :  grosseurs  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10  di¬ 
xièmes  de  %.  Le  gramme. 

3649.  Fil  de  bronze,  pour  sutures  osseuses  :  2/10®, 

3/10®,  4/10®  pour  sutures  périnéales.  Le  rouleau  de 

3650.  Fil  de  bronze  7/10®,  pour  suture  de  la  rotule  et  des  os 

de  la  jambe.  Le  rouleau  de  i  mètre.  . 

3651.  8/10®,  9/ioe/ie  rouleau  de  i  mètre.  A  '  - 

2080.  Ciseaux  spéciaux  pour  couper  les  fils  métalliques. 
Fil  de  bronze,  sur  bobine  boie  de  roo  grammes.'^ 

3652.  Eu  2/10®,  3/10®,  4/10®.  ifis  .100  grawwîfii.  ' 

3653.  En  5/10®,  6/10®,  wig®.  grammes. 

3654.  En  8/10®,  9/io®y./^  eZ-fiSiSO  grammes. 


CRINS  -  CATGUTS  -  SOIES 

3670.  Crins  de  Florence  très  fins.  Le  cent.  \ 

3671.  Fins  n“  I  |  3672.  Moyens  n®  3  |  3673.  Gros  n“  5. 

Crins  de  Florence  stérilisés  : 

3678.  Le  tube  de  3  crins.  |  3679.  Le  tube  de  8  crins. 

3680.  Plaquette  de  verre  pour  enrouler  soies  et  catguts. 
3690.  Catgut  sec  purifié,  le.  mètre  du  n°  000  au  n®  6. 

3694.  Catgut  stérilisé  en  flacon  du  n“  00  au  n“  6. 

3698.  Soie  plate  tressée,  sur  bobine  de  100  mètres  environ. 

La  boite  du  n®  o  à  6. 

3699.  Soie  plate  stérilisée.  Le  flacon  du  n®  000  au  n®  6. 

3702.  Soie  plate  tressée  sur  plaquette  de  23  mètres  environ. 

3707.  Soie  fine  ronde  pour  sutures,  n®  o,  i,  2,  3. 

3711.  Soie  spéciale  très  fine  noire  du  Dr  Kalt  pour  sutures 
de  la  cornée.  N®  00,  o,  i. 


3731- 


PORTE-AIGUILLES 


3750.  Porte-aiguilles  à  manche  pistolet  du 
Dr  Cesbron,  modèle  Drapier  et  Fils  (déposé) 
pour  aiguilles  Hagedorn  fines,  et  destiné  aux 
opérations  délicates  dans  la  bouche  (fig.  5416) . 

3751.  Porte-aiguilles  à  bascule  (fig.  5415),  pour 
aiguilles  ordinaires. 

3752.  Le  même,  grand  modèle. 


DRAPIER  et  FILS,  41,  rue  de  Rivoli,  PARIS 


<«>4.  14 


PINCE  PORTE-AIGUILLES 


Fig.  5421. 

3761.  Porte--aiguilles  du  Chaton,  pour  sutures  fines  (intes- 
tmales  et  vasculaires)  modèle  Drapier  et  Fils,  à  déclan- 
chement  automatique  (fig.  5421). 

Ce  porte-aiguilles  s’emploie  comme  l’aiguille  de  Reverdln,  mais  a 
L  avantage  sur  cette  dermere  de  pouvoir  faire  des  sutures  avec 
intettmale  î”®  l’aiguille  de  Reverdin 


I  3762.  Porte-aiguilles  à  déclanchement  par  pression,  modèle 
Drapier  et  Fils  (fig.  5422),  longueur  17%. 

<3763.  Le  même,  de  24  %  de  longueur. 


376°-  r>i“oe  hémostatique  de  Doyen  (fig.  5420)  servant  de 
-  ^  porte-aiguilles.  /  -F 

^  - — >•-  -  'V^ 


Fig.  5435. 

3785.  Pince  de  Reverdln  pour  retirer  les  agrafes  (fig.  5435). 


3786.  Nécessaire  du  Michel  contenant  ;  i  pince  à  dents  de 
souris,  I  pince  à  double  usage  pour  poser  et  retirer  les 
agrafes  (fig.  5443),  i  magasin  porte-agrafes  et  100  agrafes 
de  Michel  (fig.  5442)  en  boîte  métal  nickelé  (fig.  5436) . 

3787-  Nécessaire  à  agrafes  de  Michel  du  Dr  Pauchet. 

3788.  Pince  en  fourche  du  Dr  Champlonnlère  pour  tendre  la 
peau. 

15  'S^§3= 


AGRAFES  DE  MICHEL 

Fig.  5437. 

Fig.  5438. 


3795-  Agrafes  du 
Dr  Michel  (fig.  5437 
et  5442)  modèle 
courant.  Le  cent. 


Fig.  5439. 


3797-  Agrafes  de  18  %  (fig.  5439).  ie  u 
3798.  Agrafes  de  20  %  (fig.  5440). 


Fig.  5423. 

3764.  Porte-aiguilles  à  mors  excentrés  du  Dr  Doyen  (fig. 

5423)  à  déclanchement  par  pression. 

3765.  Porte-aiguilles  du  Drpozzl,  pour  aiguilles  Hagedorn. 

3766.  Porte-aiguilles  du  Dr  Bolffln  pour  aiguilles 
Hagedorn,  fines. 


Fig.  5443. 

*  3813.  Pince  porte-agrafes  du  Dr  Michel. 

3814.  —  —  Dr  Pauchet. 

3815-  —  pour  retirer  les  agrafes. 

3816.  —  _  du  Dr  Pauchet. 

^  I  0^  3'8<t^.  Pince  du  Dr  Reverdln  pour  enlever  les  agrafes. 

>.  Pince  revolver  du  Dr  Michel  pour  poser  Pinces  à  griffes  (voir  page  10). 

les  agrafes  (fig.  5441),  en  acier  inoxy-  Pince  à  dents  de  souris  avec  mors  obliques  et  à  griffes  mul- 
tiples  (voir  fig.  5303,  page  10).  ® 


Fig.  5441. 
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AIGUILLES  POUR  INJECTIONS  HYPODERMIQUES  SERUM,  HUILES 


Nous  livrons  à  volonté  ces  aiguilles  a 


biseau  long  ou  biseau  court. 


2  ^  5/10 . 

2  ^  6/io,  modèle  courant  (fig.  5470)  . 

2  y2  65/100 . . 

3  %  pour  injections  huileuses.  . 

3  %  lo/iot. . 

4  5/  8/10 . 

AIGUILLES  POUR  INJECTIONS  INTRA-VEINEUSES 

Fig.  5473. 


Nous  signalons  à  notre  clientèle  que  toutes  nos  aiguilles  en  platine  sont  en  qua¬ 
lité  forte,  iridiées  à  25  %  ei  soudées  à  l'argent,  avec  canon  méplat,  et  nous  l'enga¬ 
geons  à  se  méfier'des  aiguilles  en  platine  bon  marché,  dont  le  bas  prix  n’est  obtenu  que 
par  l’emploi  de  tubes  de  platine  mince  qui  se  tordent  à  la  première  piqûre. 


3840 

3841 

3842 

3843 

3844 

3845 

3846 

3847 


3850 

3851 

3852 

3853 

3854 

3855 

3856 


3861 

3862 

3863 

3864 

3865 

3866 

3867 


Nota.  —  Les  aiguilles 
courbes  coûtent  2frs. 
de  plus  par  pièce  que 
les  aiguilles  ordinaires. 


Fig.  5472. 


Tubes  prot 

pour  aiguilles 
3875.  En  métal, 


3876.  Modèle  long. 

3877.  En  verre  me 
dele  court. 

3878.  En  verre,  me 
dèle  long. 


5  %  8/10  pour  sérum,  injections  huil 

injections  intra- musculaires 
5472) . 

5  %  9/10 . 

6  %  9/10. 


-o/io  pour  ponctions  lombaires  (Tuffier) 
85/roo  avec  canon  eu  acier  inattaquable 
au  mercure,  modèle  spécial  pour 
seringue  de  Barthélemy . 


3890. 

3891 

3892 

3893 


Atier  ino.'Lydable. 

Nickel. 

Platine  iridié 

3930 

3936 

3942 

393  ï 

3937 

3943 

3932 

3938 

3944 

3933 

3939 

3945 

.  Aiguilles  ordinaires  à 

canon  rond. 

3950 

1  3960 

3970 

3951 

3961 

,  3971 

3952 

3962 

3972 

3953 

3963 

3973 

3954  1 

3964 

3974 

3^%  lo^io. 

50^%  lo^io. 

Pour  l’arsene 

6  —  VJlio  ■ 

7  —  ii/io  . 

7  —  12/10  . 

8  —  12/10  . 

Fig.  5474, 

Aiguille  avec  canon  à  arête  dorsale  pour  injections  intra- 


3899 

3900 

3901 

(Poc^Âx, 

3907 

AIGUILLES  POUR  PRISE  DE  SANG 

Aiguille  à  plateau  du  D'  Clément  Simon  pour  prise  de  sang,  I 
modèle  déposé  (fig.  5479) .  8/10  lo/io  12/10 

En  nickel .  4025  4026  4027 

En  platine  iridié .  4030  4031  4032 

L’aiguille  du  D^  Clément  Simon  (fig.  5479)  permet,  grâce  Æ 
au  plateau  soudé  sur  la  tige  comme  l’indique  la  figure,  de  f 
transformer  aiguille  et  tube  en  un  seul  instrument  rigide  | 
dont  le  tube  forme  le  manche.  Il  suffit  d’introduire  la  partie 
inférieure  de  l’aiguille  dans  le  tube  et  de  l'y  maintenir  en  ' 
appuyant  l’index  sur  le  plateau  comme  l’indique  la  figure  5480. 


3908 

3909 

3910 


Aiguilles  spéciales  à  embase  plate 
(fig.  5477)  avec  canule  interne 
mousse  (fig.  5476)  pour  injections 


La  fig.  5475  montre  l’aiguille  montée. 

I  En  nickel. 

Aiguilles  (fig.  5475).  - 

2  %  li/io .  4006 


2  1/2  6/10  .  .  . 

3  7/10  .  .  . 

3  8/10  .  .  . 

3  \°Jno  ■  ■  ■ 

Aiguilles  pour  la  saignée  dites  clous 
3  ^  12^10 . 


En  nickel. 

En  platine  iridié. 

3980 

3990 

3981 

399  ï 

3982 

3992 

3983 

3993 

3984 

3994 

4018.  Pierre  d’ A  1 

90.  Z.  X  25  %  : 

pointes  d  aiguilles. 
pierres  peut  varier  i 
sions). 


lour  affûter  les 
[La  grandeur  des. 
m  peu  de  dimen- 


Longueu 

r.  Diamètre. 

1  En  nickel. 

1  En  platine  iridié. 

8 

lo/io 

4040 

4045 

8 

12/10 

1  4041 

1  4046 

Aiguille  à  prise  de  sang  du  Dr  Dalimler.P  3  j 


'  Aicnii-îl 


En  plati 


'  Aiguille  pour  prise  de  sang  avec  canon  à  arête 

^  dorsale  pour  prise  de  sang  (fig.  5474)  à  biseau  court. 
4060.  Flacon  aseptique  du  Dr  Delort  (fig.  5485)  pour  pré¬ 
lèvements  de  sang  ou  de  liquides  quelconques  sans 
risque  de  les  infecter  ;  le  bouchon  en  verre  est  recouvert 
d’un  capuchon  qui  le  dépasse  et  permet  de  le  poser 
n’importe  où  sans  risquer  de  le  souiller. 


DRAPIER  et  FILS,  41,  rue  de  RivoU,  PARIS 
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B 


SERINGUES  POUR 

Fig.  5498. 


INJECTIONS  INTRA-VEINEUSES  A  EMBASE  EXCENTREE 

permettant  D’ABORDER  LA  VEINE  PARALLÈLEMENT  A  SON  TRAJET 


4100.  Seringue  du  D''Pauchet  à  embase  ^ 
excentrée  entièrement  en  métal,  mo¬ 
dèle  court  de  10  cc.  pour  injections 

à  forte  pression  (fig.  5498). 

4101.  La  même,  corps 
verre,  piston  métal. 


Seringue  en  verre  à  embase  excentrée  (fig.  5499). 
4110.  La  senngue  seule  ....  3  cc.  4111.. 


S^ingue  en  verre  à  embase  excen¬ 
trée.  en  boîte  métal  nickelé, 

2  aiguilles  à  biseau  court. 


Fig.  5553. 


3  ^verseUe,  modèle  Dra- 
>-  ,  déposé,  pour  la  préhension 

des  seringues  et  aiguUles  et  la  section 
'’es  ampoules  (fig.  5553). 


Les  seringues  avec  bouton 

plein  font  un  supplément 
40%  sur  le  prix  des  seringues 
courantes  à  bouton  creux. 


4117 

4118 

4119 


4125 

tû 


'■  médecin  de  saisir  l 

“grilles  de  tous  calibres  dansTeau  bouillante  et 
même  de  fixer  l  ai^Ule  sur  l’embase  de  laseringue  (voir 
A  etB,  fig.  5553)  .  Elle  permet  en  outre,  grâce  à  sa  petite 
urne  amovible  de  limer  aisément  toutes  les  ampoules  et 
casser  l’extrémité  dans  les  encoches  appropriées 

des  condiHnnc  fl*acpne!ïp  ^ 


et  ceci  dans  des  conditions  d’asepsie  absolue. 

4104.  La,  pince  universelle,  en  acier  nickelé  (fig.  5553). 

4105.  T  douzaine  de  limes  de  rechange. 

4107  Pince  simplifiée  du  Dr  Heboul  pour  saisir  les  seringues 
i„e  „ — bouillante,  déposé. 


!t  les  aiguilles  dans  1’ 


.Q  SERINGUES  HYPODERMIQUES  EN  VERRE 

à  embase  centrale 


Les  seringues  avec  bouton  pleir^iai..  

supplément  de  30%  sur  le  prix  des  seringues 
courantes  à  bouton  c - 


Seringue  tout  en  verre  (fig.  5551),  a 
piston  long  et  chaînette  dorée. 

La  même,  i  cc. 


2  aiguilles/  Avec  2  aiguülei 
platine  j— 


4150 


» 


AigulUes  de  5  %  Aiguilles  deJs 

4154  4164 

4155  4165 


NEO-SERINGUE  DRAPIER 

à  embase  excentrée  EN  MÉTAL 


minal  ;  de  j>lus,  pour  les  seringues  à  partir  de  5  cc.  jusqu'à 
20  cc.,  tl.  évité  l’adjonction  de  V embout  intermédiaire  indis- 


V,  ,  -  ■’ Injonction  de  V emljout  interrnédiaire  indis¬ 

pensable  dans  l’emploi  des  seringues  avec  embout  v 
supprimant  ainsi  de  multiples  causes  de  fuites. 


N'6O"S6i*ing‘'ti0  Drapier 

En  boîte  métal 
mobile  et 
à  biseai 

2  aiguilles 

à  embase  excentrée 
en  métal  (fig.  5556). 

Avec  2  aiguilles 
nickel. 

Avec  2  aiguilles 
platine. 

2  cc 

» 

4226 

4216 

4217 

4218 

4219 

4227 

4228 

20  cc . 

4208 

4230 

SERINGUES  courantes  en  verre  PYREX  (fig.  5552) 

2  cc.  4170  3CC.  4175  5CC.  4176  10  cc.  4177  20  cc.  417,8 

Nota  :  Les  seringues  en  verre  font  un  supplément  de  90  % 
lorsqu  elles  sont  demandées  avec  piston  plein  et  bouton 


plein. 


-  ^  Fig.  5550. 

:  t /tSlfo 

Seringue  à  ailettes  du  Dr  Duhot  à  embase  excentrée 
garnitures  et  piston  métal 

(fig.  5550).  (Voir  détail  fig.  5606,  page  20). 


La  Neo-^eringue  Drapier  à  cône  terminal  métallique  excentré 
(fig._  5556),  incorporé  à  même  le  verre,  assure  une  plus  longue 
duree  a  la  seringue  en  supprimant  la  fragilité  du  cône  ter- 


à 
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'  4163.  — 

,  4164.  — 

= 

L_  ❖4175-  — 
❖  4176-  — 
-  <>4177!  — 


^  £hi 

WT-t<  * 


{i.k.t,^^  /  /^u-i/i4Uo  Q/tJiM,ÿv  )  ’  .  a^'^ 

-  _  ^  tk  ^ 


NEO-SERINGUE 

en  verre,  à  embase  centrale  EN  MÉTAL 
(fig.  5565)  [Marque  déposée). 

Ce_  modèle  assure  une  plus  longue  durée  à  la  seringue, 
supprimant  la  fragilité  du  cône  terminal  ;  de  plus,  pc 
les  seringues  à  partir  de  5  jusqu’à 
jonction  de  l’embout  intermédiaire 
l  emploi  des  seringues  avec  emboi 
ainsi  de  multiples  causes  de  fuite. 


GARNITURES  A  AILETTES 

DU  D’^  G.  ZORRAQUIN 


_  _  .  il  évite  l'ad- 
indispensable  dans 
verre,  supprimant 


FREIN  pour  seringues  verre. 

Nouveau  frein  (fig.  5566), 
modèle  Drapier  et  Fils 
(déposé)  ;  s'adapte 
toutes  les  seringues 
verre.  Il  empêche  le  piston 
de  tomber  lorsque  la 
riugue  est  tenue  la  tête 
bas  ;  de  même,  il  empêche 
le  piston  de  descendre 
seul  lorsque  la  seringue 
est  tenue  verticalement,  évitant  toute  perte 
de  liquide. 

4280.  Freins  pour  seringues  en  verre  de 


Fig.  5566. 


-  4257 

Les  mêmes  avec  bouton  plein  font  un  supplément  de  30  p. 
des  seringues  courantes  à  bouton  creux. 

SERINGUES  RECORD  en  verre  avec  piston  métal. 


Fig.  5572. 

Seringue  Record,  cylindre  en  verre  soudé  si 
métal  rodé  (fig.  5572). 


seringue  (fig.  5567  et  5568)  est  la  s 
ringue  du  type  Record  avec  corps  verre 
piston  métal  ;  mais  elle  offre  l’avantage  sur 
cette  dernière  de  permettre  instantanément 
les  réparations  :  il  suffit  alors  de  démonter  la 
seringue  comme  l’indique  la  figure  5567  pour 
remplacer  le  corps  de  verre  cassé  par  un 
autre  pourvu  de  son  piston  calibré. 

Nota.  —  Pour  la  stérilisation, 
avoir  soin  de  retirer  le  piston. 


NUES 

En  boîte  métal  nickelé 

En  boîte  métal  nickelé 
avec  2  aiguilles  en  platine  iridié. 

.  De  I  cc.  ■ 

4285 

4295 

43°5 

t  De  2  cc. 

4286 

4296 

4306 

r  De  5  cc. 

4287 

4297 

4307 

t  De  10  cc. 

4288 

4298 

4308 

1  De  20  cc. 

4289 

4299 

4309 

SERINGUES  EN  VERRE  ET  MÉTAL 

n  nickel  p  rr  et  cylindre  verre  interchangeable 


I  centimètre  ube. 


4315 

4316 

4317 

4318 

4319 


Seringue 
boîte  mét 
rechange 


veo  deux  aiguilles  acier 
,1  nickelé  et  un  cylindre 
avec  piston  rodé  niol 


4324 

4325 

4326 

4327 

4328 


Les  garnitures  à  ailettes  du  Dr  G.  Zorraquln  [modèle  Dra- 
ei  Fils,  èrebe/e  s.  g.  if.  g.),  s’adaptant  à  toutes  lies  seringues 
en  verre.constituent  une  ingénieuse  innovation^^'  qui  a  reçu  du 
Corps  Médical  le  plus  favorable  accueil.  Er.^^  effet,  elles 
donnent  à  la  seringue  en  cristal  une  sécurité  de  maniement,  et 
une  puissance  de  compression  incomparables.  Dans  les 
seringues  de  2  cc.  et  de  3  cc.,  le  plateau  échancré  de  la 
garniture  à  ailettes  prend  point  d’appui  sur  le  bourrelet 
i  qui  existe  à  la  base  du  cône  de  l’aiguille  fixant  ainsi  ceUe- 
métalhque  et  piston  parfaite  ainsi  qu’on  peut  s’en  rendre 

compte  en  examinant  la  figure  5573.  Pour  les  seringues 
de  5,  10  et  20  cc.  l’appui  du  plateau  échancré  se  prend  sur 
l’embout  intermédiaire  qui  se  trouve  ainsi  solidement 
fixé.  Ces  garnitures  servent  indéfiniment  en  s’adaptant 
sur  toutes  les  seringues.  Enfin,  lorsqu’on  veut  éviter,  dans 
les  grosses  seringues  de  5,  10,  20  cc.,  l’emploi  des  embouts 
intermédiaires,  nous  avons  construit  un  embout  spécial, 
fig.  5574,  qui  emprisonne  l’aiguille,  eu  formant  un  seul 
bloc  avec  celle-ci  et  prévenant  ainsi  toute  cause  de  fuites. 
Enfin,  ces  garnitures  peuvent  être  utilisées  indistincte¬ 
ment  pour  seringue  à  bout  central  ou  à  bout  excentré. 

4345.  Garniture  à  ailette  pour  seringue  de  2  cc. 

4346.  —  —  —  5  oc.\ 

4347-  —  —  —  10  cc.J 

4348.  —  —  —  p.'2occ. 

4349.  Embout  fixateur  intermédiaire  [fig.  5574). 


Corps  de  rechange 


4333 

4334 

4335 

4336 

4337 
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S 


Fig.  5575 


SERINGUES  HYPODERMIQUES  (Suite) 

SERINGUES  TOUT  EN  MÉTAL 


4399 

4400 

4401 

4402 

4403 

4404 


Fig.  5577. 

4420.  Seringues  en  étui,  pour 
trousses  (fig.  5577),  i  gr. 
piston  stérilisable,  avec 
2  aiguilles  platine. 

:.  Seringues  en  étui,  pour 
trousses  (fig.  5577),  i  gr. 
piston  cuir,  avec  2  aiguilles 

aiguilles 


4412 

4413 

4414 


4475.  Appareil  à  pied  genre  (fig.  8493,  page  129)  pour  injections  d’Arsénobenzol  avec 

robinet,  montée  sur  douille,  à  hauteur  variable  et  à  arrêt  automatique,  coulissant  1 

4476.  Le  même  appareil  mural. 

4477.  Appareil  pour  injections  d’Arsénobenzol  (fig.  5590)  comprenant  un  réservoir  en  vern 

bois  (sans  aiguille). 

4478.  Le  même,  sans  thermomètre. 

4479.  Appareil  pour  le  même  usage,  avec  2  réservoirs  accouplés,  inde.  verre,  coinplet 


c  aiguilles  de  4  %  .  .  .  . 

4385  iinO  4395  20  5  %  •  •  •  • 

4386  P’  Seringue  courte  à  ailette  du  D''  Pauchet  en  métal  de 

4387  ^  embase  excentrée  pour  injections  à  forte  pression  (voir 

INJECTIONS  MERCURIELLES  —  ARSÉNOBENZOL 
PHÉNOSULFONÉPHTALÉINE  —  LIPIODOL 


4422.  Les  mêmes, 

■  platine. 

4423.  Seringues  en  étui,  pour 

trousses  (fig.  5577)',  i  gr. 
piston  stérilisable,  avec 
2  aiguilles  ar’“’- 


:c  thermomètre,  index  ' 


doée  par  1/2  c.  sans 
srre,  complet  en  boîte 


Aiguilles  hypoder  iques  (voir  page  16) 


boîte  bois  (sans  aiguille)  (fig.  5594). 


'4485.  Pince  du  Dr  Sauphar  avec  bande 
cie  caoutchouc  pour  compres¬ 
sion  du  bras  dans  les  injections 
^  .  intra-veineuses  (fig.  5592). 
f486.  Bande  de  caoutchouc  de  rechange 
pour  pince  de  Sauphar. 
Seringue  du  Dr  Duhot,  embase  ex¬ 
centrée  (voir  fig.  5550,  page  17). 


4490.  Seringue  de  Barthélémy. 

en“ve^e7%^'  5593)^'gra- 
duée  en  14  divisions  cor¬ 
respondant  chacune  à  un 
centigramme  de  mercure 
métallique  à  40  p.  100, 
la  seringue  nue. 

4491.  Aiguille  spéciale  de  Barthé¬ 

lémy,  en  platine  iridié,  de 
5  %  8/10  %,  avec  canon 
acier  inattaquable  au  mer¬ 
cure.  La  pièce. 
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4530.  La  piece. 
4530.  Avec  verre 
démontable,  i 

4531-  — 

4532- 

4533 

4534 

4540 


—  3-50 

—  7-50 

—  270  » 

—  8.50 


Le  tube.  3.75 


- -  cfVK. 

(jfytW 


180 

185 


Fig.  5600. 


Seringue  pour  injections  de  phénolsulfonephtaléine  de  4  ce- 
avec  curseur  gradué  permettant  de  limiter  à  volonté  la 
contenance  de  la  seringue  (fig.  5600). 

4520.  La  seringue  nue. 

4521.  La  seringue  avec  2  aiguilles  en  acier,  en  boîte  métal 

nickelé. 

L  seringr 
nickelé. 


PHÉNOLSULFONEPHTALÉINE  —  LIPIODOL 


Seringue  pour  injections  de  lipiodol,  avec  tige  de  piston 
filetée  à  pas  de  vis  rapide  permettant  d’injecter  par  vissage 
et  sans  à-coups  les  liquides  épais  comme  le  lipiodol  (fig.  5601). 

4530.  Seringue  de  20  cc.  tout  métal  avec  i  aiguille  de  5  % 

lo/io,  I  aiguille  de  6  %  12/10  et  l'embout  spécial 
de  remplissage  (fig.  5601)  . 

4531.  Seringue  de  10  cc.  tout  métal  avec  i  aiguille  de 

5  %  lo/io,  I  aiguille  de  6  %  12/10  et  Tembout  spécial 
de  remplissage  (fig.  5601). 

4532.  Aiguille  de  rechange  à  canon  à  vis  5  Jî 

4533.  Aiguille  de  rechange  à  canon  à  vis  6  ^ 

4534.  Seringue  tout  en  métal,  pour  lipii 

latéral,  brevetée  s.  g.  d.  g.,  contenance 


is  5  %  lo/io. 

3  6  %  12/10. 
ipiodol  à  ren 


ci-dessous,  mais  au  lieu  d’ a-. 


des  aiguilles  interchangeables,  elle  est  fournie  avec  2  aiguilles 
se  montant  à  pas  de  vis  sur  l' extrémité' de  la  seringue. 

Iota.  —  Le  piston  et  le  corps  de  la  seringue  (fig.  5301) 
sont  tout  en  métal  afin  d’éviter  tout  risque  de  rupture  en  raison 
de  la  forte  pression  nécessaire  àV infection,  de  plus,  les  aiguilles 
sont  montées  à  vis  sur  l'embase  de  la  seringue. 


ANESTHESIE  LOCALE  —  PONCTIONS  LOMBAIRES  —  RACHI-ANESTHÉSIE 

Fig.  5602. 


|7  c.  io/io|8  c.  lo/io 


Long. 


Aiguille  du  D''  Tuilier,  (  en  platine  iridié  |  4540  |  4550 

pour  ponctions  lom-  <  en  nickel  4541  4551 

baires  (fig.  5602).  (  en  acier.  I  4542  I  4552 

4558.  Les  mêmes,  avec  un  camuj  à  arête  dorsale  du  type  de 
la  figure  5474,  page  16.“  Supplément. 

SERINGUE  DU  D'ORAISON 

à  aiguilles  interchangeables  et  à  remplissage  latéral,  breveté  s,  g.  d. 


4591. 


Aiguille  du  D'  Pauohet  pour  rachi-anesthésie  (fig.  5603). 

En  nickel.  En  platine  irid’*^ 

Long.  12  c.  Grosseur  15/10-  4559  456° 

—  15  c.  —  13/10.  4565  4566 

Aiguille  du  Dr  Pauohet  pour  anesthésie  régionale  avec  canon 
à  double  ailette  et  mandrin  en  fil  à  anneau. 


Aiguille  du  Dr  Laborde,  pour  ponctions  lombaires  et  rachi- 
canon  à  double  ailette  B  et  mandrin  aiusté 
.eîKirî!  ■’ 


Dr  Raison,  brevetée  i 
d.  g.,  en  boîte  métal,  avec 
6  aiguilles  acier  fines 
(fig.  5604). 

4592.  La,  même  tout  en 
métal. 

Tube  de  6  aiguilles  de  : 


4593 

4596 

4597 
4599 


t 

8/lor 


La  nouvelle  seringue  du  Dr 
(fig.  5604),  brevetée  s.  g.  a. 

10  cc.,  possède  de  nombreux 
tages  sur  les  seringues  courantes.  _ 

En  dehors  du  fonctionnement  très 
doux  et  de  la  parfaite  étanchéité  du 
piston  métal  dans  le  corps  verre  et  de 
ailettes  qui  la  mettent  bien 
ticularité  d’utiliser  des  aiguilles  de 
munies  d’une  petite  embase  en  métal  mou  qui  se 
trouve  écrasé  par  la  pression  du  gros  écrou  moletté 
que  l’on  voit  sur  la  figure.  Ce  mode  de  fixation 
donne  donc  une  étanchéité  et  une  fixité  absolue, 
surtout  lorsqu’on  utilise  la  seringue  -pour  V anesthé¬ 
sie  locale.  Enfin  un  ingénieux  dispositif  permet  de  remplir  la  seringue  sans  faire  passer 
le  liquide  par  l’aiguille,  ce  qui  évite  la  longueur  et  les  ennuis  du  remplissage  habituel, 
surtout  lorsqu’on  utilise'  des  solutions  huileuses  ou  très  épaisses,  comme  le  lipiodol 
par  exemple.  Il  suffit  de  fixer  l’ampoule  sur  le  tube  latéral  que  Ton  redressera  comme 
l’indique  le  pointillé  de  la  figure,  l’aspiration  terminée,  replacer  le  tube  en  position 
latérale  et  procéder  à  l’injection. 


Fig.  5605. 


4620.  Appareil  du  Henri 

Claude  pour  la  mesure  de  la 
pression  du  liquide  céphalora¬ 
chidien  et  de  la  pression  vei¬ 
neuse,  en  écrin  (fig.  5605). 


Seringue,  à’^Rlettes  poi 
^aiœd^^erre  soudé  a 

Indiquer  si  l'on  désire  l’embase  a 
trie  telle  qu’elle  est  représentée  si 


NUES 

En  boîte  métal  nickelé  avec  i  aiguille 
en  platine  iridié  de  70  lo'io 

4628  de  5  cc. 

4626  10  cc 

4629  de  10  cc. 

4627  20  cc. 

4630  de  20  cc. 
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ANESTHESIE  LOCALE  —  PONCTIONS  LOMBAIRES  —  RACHI-ANESTHÉSIE  {Smte) 

4660.  Seringue  en  verre  à  bouton  plein  avec  garniture  à  ailettes  du 
Dr  G.  Zorraquln  {brevetée  s.  g.  d.  g.)  (fig.  5575)  avec  cône  spécial 
(fig.  5574),  emprisonnant  l’embasede  l’aiguille  et  empêchant  celle-  ’ 
de  pouvoir  s  2  détacher  de  la  seringue.  Grâce  à  l’emploi  de  ce, 
seringue  on  peut  obtenir,  avecrapidité  et  sécurité,  la  diffusion  de  l'ant  _ 
thésique  sur  une  large  surface.  Voir  détail  n»  4345  et  la  suite  p.  18. 

INJECTIONS  ÉPIDURALES 

■  14465.  Aiguilles  du  Dr  F.  Cathelin  pour  injections  épidurales, 

14466.  En  nickel  pur. 

14467.  En  platine. 

BOCAUX  POUR  LES  SERINGUES  et  AIGUILLES 

14470.  Bocal  avec  couvercle  et  support  métal  nickelé  pour  18  aiguilles  (fig.  5627). 

14471.  Bocal  avec  couvercle  et  support  métal  nickelé  pour  36  aiguilles. 

14472.  Bocal  avec  couvercle  et  support  métal  nickelé  pour  12  aiguilles  et  2  seringues  de  2  cc. 

14473.  Bocal  avec  couvercle  et  support  nickelé  pour  i  seringue  de  i  cc.,  2  de  2  cc..,  i  de  5  cc.,  i  de  10  cc.,  i  de  2 
N.  B.  —  Les  prix  portés  pour  les  bocaux  avec  couvercle  et  support  s'entendent  sans  les  seringues  ni  les  aiguilles. 

4480.  Jauge  divisée  en  dixième  de  millimètre  de  4/10  à  20/10  pour  le  calibrage  des  aiguilles  à  injections  (fig.  5626). 

Le  verso  de  la  jauge  permet  de  vérifier  les  longueurs  jusqu’à  6  centimètres. 

SERINGUES  ET  APPAREILS  pour  SÉRUMS 

14485.  Seringue  à  sérum  du  Dr  Roux,  de  20 
en  cristal  (voir  page  17,  fig.  5553). 

14486.  Seringue  stérUisable  à  sérum,  méthode  du 
Dr  Roux,  de  20  gr.,  en  boîte  métal  ovale,  avec 
3  pistons  durit  et  3  jeux  de  rondelles,  i  tube 
raccord  et  2  aiguilles  à  sérum  en  acier. 

14487.  La  même,  avec  2  aiguilles  en  platine  iridié  de5  %. 

14488.  Seringue  stérilisable  à  sérum  du  Dr  Roux  (fig. 

5632),  en  boîte  métal,  avec  6  pistons  durit, 

6  jeux  de  rondelles  de  rechange,  i  tube  raccord 
avec  2  embouts,  i  corps  verre  de  rechange, 

2  aiguilles  à  sérum  eu  acier. 

14489.  La  même,  avec  2  aiguilles  à  sérum  en  platine 
iridié  de  5  %. 

14490.  Appareil  pour  injections  de  sérum  artificiel 
(fig.  5628),  avec  flacon  de  500  grammes,  et 
2  aiguilles  en  acier  de  5  %. 

14491.  Le  même,  avec  2  aiguilles  en  platine  iridié  de 
5  /m- „ 

14492.  Le  meme,  avec  flacon  de  1  000  gr.,  aiguilles 

14493.  Le  même,  avec  flacon  de  i  000  gr.,  aiguilles  ; 
platine. 

14494.  Boîte  gainerie  pour  le  transport  de  l’appareil  à 
sérum  n»  4490. 
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ASPIRATEURS 

14515.  Aspirateur  de  Potain,  double  pour  aspirer 
et  injecter,  avec  une  aiguille  acier,  2  jeux 
de  trocarts  avec  leurs  mandrins,  en  boîte 


14516.  "Le  même,  en  boîte  métal  nickelé  (ûg.  5640). 

145 17.  Aspirateur  de  Potain,  double  avec  2  tro¬ 
carts  et  I  aiguille,  en  boîte  métal  nickelé, 
modèle  réduit  de  21  X  8  1/2  x  4. 

14518.  Aiguilles  acier  en  supplément.  La  pièce. 

14519.  Pan-aspirateur  du  D*'  Larché. 

14529.  Aspirateur  du  Prof.  Dieulaloy  (fig.  5645) 
avec  piston  stérilisable,  modèle  de  60  gr.,  avec 
2  trocarts  et  i  aiguille  acier,  en  boîte  gainerie. 

14530.  Le  même,  en  boîte’métal. 

14531.  —  de  100  gr.  en  boîte  gainerie. 

14532.  _  de  150  gr.  a  crémaillère,  modèle 

stérilisable  en  boîte  métal. 

14540.  Aiguilles  en  platine  iridié,  pour  aspirateurs  Potain  ou  Dieulaloy,  longueur  70  %  9/ioe. 

14541.  Les  mêmes,  longueur  80  %  lo/ioe. 

14542.  —  longueur  90  %  15/10®. 

14543.  Longueur  100  %  2o/io<!. 


14550.  Aspiro-injecteur  du  Benoist  (fig.  5649),  modèle  Drapier  et  Fils. 

Cet  embout  aspiro-injecteur  permet  d’effectuer  :  1“  une  ponction 
exploratrice,  «  le  vide  à  la  main  »,  sans  employer  de  seringues  ou  d’aspi¬ 
rateurs  spéciaux  ;  une  seringue  de  Roux  suffit. 

Mode  d'emploi  :  1°  Assujettir  fortement  l’embout  à  l’extrémité  de  la 
seringue,  fermer  le  robinet  à  air  A.  — •  Tirer  le  piston  en  arrière  et 
l’empêcher  de  revenir  en  avant  au  moyen  du  curseur  mobile  qui  existe 
sur  toutes  les  tiges  de  piston  des  seringues  de  Roux.  Le  piston  une 


fois  immobilisé,  le  vide  est  réalisé.  —  Fixer  l’aiguiUe.  —  Dès  que 
l’aiguille  a  pénétré  dans  les  tissus,  ouvrir  le  robinet  à  air  A  ;  on  chemine 
dès  lors,  «  le  vide  à  la  main  ».  (juand  l’aiguiUe  pénètre  dans  le  milieu 
liquide,  le  liquide  se  trouve  aspiré  en  vertu  du  vide  du  corps  de  pompe. 
. —  2“  Evacuer  le  liquide.  Fermer  le  robinet  A  et  ouvrir  le  robi¬ 
net  B.  —  30  Aspirer,  par  le  tube  en  caoutchouc  que  l’on  monte  sur 
le  robinet  B,  un  liquide  modificateur  en  laissant  ouvert  le  robinet  B 
et  en  tenant  fermé  le  robinet  A.  —  Pour  injecter,  fermer  le  robinet  B 
et  ouvrir  A. 


ASPIRATEURS  DU  CALOT 


14555.  Aspirateurs  du  Dr  Calot  ancien  modèle,  de  10 
froids  (fig.  5650) ,  avec  piston  stérilisable  en  durit, 
intermédiaire,  2  pistons  et  rondelles  de  rechange,  _ 
14556.  Le  même,  scvec  piston  amiante,  modèle  recommandé. 
14557.  Aiguilles  du  Dr  Calot,  n“  i,  2,  3  et  4,  la  pièce. 


2  aiguüles,  tube 
en  boîte  métal. 


Embouts  du'  Dr  Calot  pour  trajets  fistuleux 
(fig.  5651). 

Coniques  :  14560.  Droit  (fig.  2).  14562.  Courbe  (fig.  i). 
Acoquille:  14561.  Long.  (fig. 3).  14563.  Court  (fig.  4). 


1 4568.  Aspirateur  du  Dr  Calot,  stérilisable,  nouveau  modèle,  de 
10  cc.  pour  abcès  froids  (fig.  5652),  en  boîte  métal 
nickelé,  avec  4  aiguilles  en  étui,  4  mandrins,  i  seringue 
cristal  de  5  cc.,  avec  ajustage  indépendant  et  raccord 
caoutchouc. 
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14569.  Boîte  en  métal  nickelé  avec  chevalet,  contenant  3  trocarts 
variés  de  Berck  et  une  seringue  spéciale  en  cristal  de  10  c.  c. 
(fig.  5660). 

14570.  Trocart  seul.  La  pièce. 


JhSolt 

5  %/ 6 


TROCARTS 


Fig.  5661. 


Fig.  5562. 
représentée  à  côté  de  la  figut 


5562  montre  le  hiseau 


,14580.  Petit  trocart  court  pour 
adapter  sur  les  seringues  de 
Pràvaz  (fig.  5661)  17/10  % 
long.  45  %■ 

14581.  Lemême,  20/10%,  long.  55  %. 


14589.  Aiguille  à  biseau  tranchant  du  Mauté  (seule), 
j-^ggo.  —  cannelée  du  Suzor  pour  abcès  du  foie  e 


Fig.  5664. 

14591.  Petit  trocart  explorateur  à  lame  se  retournant  (fig.  5664). 


14625.  Trocart  de  Southey,  pour  le 
drainage  des  oedèmes,  avec 
5  canules  drainées  en  argent 
et  .1  trocart,  en  étui  métal 
nickelé  (fig.  5663). 


Fig.  5665. 


2  3  %  4  %  5  %/ 

Trocart  simple  (  Canule  maillechort . .  14598  14600  14602  ^^644:- 14606 

à  robinet.  /  Canule  argent .  14599  14601  14603  14605  14607 

14615.  Trocart  à  kystes  du  Dr  Péan  (fig.  5668). 

14616.  Le  même,  très  gros  modèle. 

14617.  Trocart  à  kystes  de  Kœberlé. 

14620.  Trocart  laveur  du  Dr  F. -M.  Cadenat  {modèle  Drapier,  déposé) . 

Ce  trocart  d’une  étanchéité  parfaite  permet,  après  l’aspiration  du  pus,  lavage  de  lapoche,  grâce  a  son  piston  a  tige 

Spécial  permet  d'un  seul  geste  V aspiration  ou  l’insufflation  automatique  du  liquide  de  lavage.  (Voir  detail  et  figure  pag  i  g- 


2  %  3  Z  4  %  5 

Canule  maUlechort . 14635  1463?  14639  14^1  14644 

Canule  argent . 14636  14638  1464°  14642  14643 

étui  métal,  pour  trousses,  en  maillechort. 


Trocart 

simple 

14650.  Trocart  4  pièces, 

14651.  Le  même,  en  argent.  ^ 

ia6S4.  Trocart  4  pièces  métal  blanc  nickelé,  marche  métal 

J...  — /fief  KRfiSV 


de  recouvrement  (fig.  5665). 
4655.  Le  même,  avec  canules  argent. 


æ  capuchon 


THERMOMÈTRES 


- ^ 

,,,4|2  A 

. 1 . . 

4685.  Feuilles  de  température. 

4686.  Thermomètre  prismatique  contrôlé,  tout  en 

4687.  Thermomètre  maxima  ordinaire  (fig.  5685), 
ratoire  des  Arts  et  Métiers,  en  étui  métal  mcke 


4,688.  Thermomètre  maxima  à  la  minute,  aseptisable  (fig.  £ 
Laboratoire  des  Arts  et  Métiers,  étui  nickelé. 
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;;ps 

îîis 

14589 

14590 

14591 

14598 

14599 

14602 

14603 

36044 

1460; 

14607 

14615 

14617 
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—  56. 

Le  trocart' 
raccords.  I95 


14620.  Le  robinet 

électrique  dis- 
■  tributeur  à 
rhéostat  de 
démarrage 
automa 


■  395 
a  pièce.  60 


14627.  — 

14628.  — 

14635.  — 

14636.  — 

14637-  - 

14638.  — 

.  14639.  — 

:  14641-  — 

14643-  — 

14644.  — 

14650.  — 

14651.  — 

14654.  — 

14655.  — 

4685.  Le  cent. 
•  4686.  La  pièce. 

■  4687.  - 


'  V  ^ 
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Fig.  6691. 

4700.  Drains  en  ébonite  dwD'  Champlonnière  (fig.  5690),  3  tailles.  La 

pièce. 

4701.  Les  mêmes,  en  alnminium.  La  pièce. 

4702.  Drains  démontants  mé'fal  niolroic  du  D^  Tuffier,  %.  La  pièce. 

4703.  Drains  démontants  méM-Bielfelé'-du'^Dr  Tuffier,  18  %.  La  pièce. 

4704.  Drains  démontants  métA'moholé  du  D’’  Tuffier,  22  %.  La  pièce. 
4710.  Drains  en  verre  du  D'  Doyen,  numéros  variés.  La  pièce. 

4715.  Drains  en  croix  et  en  T,  assortis  jusqu’au  n"  30.  La  pièce. 

Dreims  utérins  (voir  pages  170  et  188). 


Drains  pour  colpotomie  (voir  page  170). 
Drains  en  caoutchouc  moulé  rouge  glacé, 
%•  (fig-  5691). 


No 


longueur  2 

à  15  16  à  2 


yeux  travaillés, 
à  25  26  à  30  31  à  36  37  à  42 


4720  4721 

Drains  en  feuille  anglaise, 
rouge,  percés  ou  non. 

N»»  10  à  14  15  à  20 
Le  drain,  de  i  mètre.  4730  4731 

Drains  de  Kerr  en  T.  No  18  21  2 


il  à  25  26  à  30  31  à  35  36  à  40  41  à  45 
4732  4733  4734  4735  4736 


4750  4751  4752  4753  4754 

DIAGNOSTIC 


DRAINAGE 

4760.  Drain  étanche  en  caoutchouc  du  Pr  Delbet,  pour  pleurésie 

purulente  (l’une  des  collerettes  est  fixe  e’-  ” — ’ —  — 
mobile)  diamètre  16  %  (fig.  5692). 

4761.  Le  même,  18  %  (fig.  5692). 


STETHOSCOPES 


4765.  Drains  stérilisés,  en  flacon,  par  6  assortis.  Le  flacon. 

4770.  Drains  stérilisés,  le  tube  scellé  de  i  drain,  du  n®  8  au  14. 

4771.  Du  no  16  au  22.  ]  4772.  Du  n»  24  au  30. 

4778.  Pince  de  Lister,  pour  retirer  les  drains  (fig.  5695). 

4779.  —  —  —  gros  drains. 

4780.  —  avec  encoche,  modèle  du  D''  Mayet. 

4781.  —  —  courbe  sur  champ,  sans  crémaillère.  1 

Pince  de  Kooher,  courbe  de  15  ' 

5^ 


I  4788.  Pince  trocart  demi-courbe  du  D'  Chaput  pour  colpotomie  et  pour  le  passage 
1  des  drains  (fig.  5696). 

Elle  sert  à  exécuter  l’ouverture  des  abcès  pelviens  par  la  voie  vaginale  (colpotomie),  à 
faire  des  contre-ouvertures  et  à  passer  des  drains  traversants. 

DIAGNOSTIC 

4800.  Explorateur  du  D^  Flldermann  (fig.  5701),  modèle  Drapier  (déposé),  pour  la 
recherche  des  points  douloureux  vertébraux  et  la  localisation  dans  les  trous  de 
conjugaison  des  névralgies  rachidiennes  (intercostales,  lombaires  et  sciatiques). 
Cet  instrument  permet  de  découvrir  le  filet  nerveux  malade  avec  autant  de  précision  que  le  choc 
des  dents,  par  le  stomatologiste,  permet 
de  découvrir  la  dent  malade. 

4805.  Provocateur  de  la  raie  reflexe 
cutanée  du  D''  Delort  (modèle 
Drapier,  déposé)  pour  déceler 
les  troubles  du  grand  sympa¬ 
thique  (fig.  5702). 


Fig.  5707. 

4810.  Stétho-marteau  du  D'  Walter  réunissant  en  un  même  instrument  le  stéthoscope  bi-auriculaire  (fig.  5705),  un 
marteau  percuteur  (fig.  5706)  et  une  pointe  spéciale  pour  explorer  la  sensibilité  et  rechercher  le  signe  de  Babinski 
(fig.  5707),  le  tout  en  gaine  d’un  poids  total  de  200  grammes  (fig.  5708).  (Notice  sur  demande). 

Nouveau  stéthoscope  D  M  i,  à  pavillon  entièrement  métallique,  monté  sur  embase  souple  (fig.  5700).  Ce  stéthoscope 
basé  sur  un  principe  absolument  nouveau,  permet  l’écoute  sans  déformation  tout  en  amplifiant  beaucoup  plus 
que  les  autres  modèles  de  stéthoscopes,  il  possède,  en  outre,  une  petite  pièce  boutonnée  pouvant  se  fixer 
extemporanément  au  centre  de  la  membrane,  afin  de  permettre  les  localisations.  Le  sthéthoscope  D  M  i  est 
fourni  en  gaine  extra-plate.  (Notice  sur  demande). 
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STÉTHOSCOPES  (Suite) 


MARTEAUX  PERCUTEURS 


4824.  Stéthoscope  du  Hayem,  e 


4820.  Phonendoscope  de  Bazy  et  Blanchi 
(fig.  5720),  avec  deux  crayons 
dermographiques,  en  boîte  gai- 


4821.  Petit  Stéthoscope  universel 
boîte  aluminium  (fig.  5722) 


4825.  Le 

4826.  Stéthoscope  du  Pr  Pinard, 

en  bois  noir  avec  plaque 
dévissante  (fig.  5721). 

4827.  Le  même,  en  aluminium. 


4830.  Stéthoscope  du  Dr  Champe- 
tier  de  Ribes,  en  aluminium 
(modèle  se  retournant) . 


4835.  Stéthoscope  double  de  Snol- 
ten  (fig.  5726)  avec  articu¬ 
lation  à  ressort,  monté 
avec  cône. 


4836.  Le  même,  avec  cône  (fig.  5726) 
et  tambour  résonateur  (fig. 
5727). 

4838.  Stéthoscope  double,  genre 
Snolten  à  cône,  avec  gros 
tube  en  gaîne  havane. 


4868.  Marteau  ; 

tal  nicke 

4869.  Le  même,  i 


Marteau  percuteur  (fig. 


_ métal,  petit  modèle. 

—  avec  manche  eu  métal,  grand  modèle, 
de  Trousseau. 

—  de  Legroux. 


lercuteur  de  Vernou  (fig.  5739),  tout 
é  avec  disque  eu  caoutchouc, 
vec  tête  triangulaire. 


Fig.  5740. 

4870.  Marteau  percuteur  de  Déjérine  (fig.  5740). 


f 


4871.  Gros  marteau  du  Dr  Babinski,  t 
caoutchouc  (fig.  5741). 

4879.  Crayons  dermographiques. 

4880.  Plessigraphe  de  Peter. 


Fig.  5748. 


4885.  Lancette  à  curseur  du  Dr  Bensaude  (fig.  5748). 

(Pouy  recueiUiy  du  sang  fay  piquye  pouy  un 
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4869. 

4870. 

4871. 

;§£: 

4885. 
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La  pièce.  9° 


rf^i 


—  1325  » 
5750  i; 

—  35°°  < 

—  245  ’ 


4898.  La  pièce.  13° 

1899-  - 

49°5- 

4910. 

<>4922- 

<>4923- 

i<:>4924- 
'<>4925- 
4926.  Laf 
<>4927. 

<0>493°- 
❖  4935- 
<0.4936. 

4937-  - 
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DIAGNOSTIC  (Suite) 

4898.  Dyneimomètre  à  i  aiguille,  avec  cadran. 

4899.  —  à  2  aiguilles,  avec  cadran  (fig.  5760). 

4905.  Esthésiomètre  de  Wéber. 

4910.  Grand  compas  d’épaisseur  {fig.  5765). 

APPAREILS  POUR  ÉTUDIER  ^ 

ET  MESURER 
LA  RESPIRATION 


4022  Appareil  du  D'  A.-C.  Guillaume  (fig.  5785) 

'  pour  la  détermination  du  métabolisme  basal 
par  la  méthode  respiratoire. 

402 s.  Appareil  de  Benedict  perfectionné  (modèle 
^  R.  Wolfl)  pour  la  mesure  du  métabolisme 

basal  et  du  quotient  respiratoire,  complet 
avec  tous  ses  '  accessoires  (notice  sur  de¬ 
mande.)  . 

4924.  Appareil  de  Benedict. 

492  s.  Spiroscope  du  D'  J.  Pescher  (fig.  5775)  pour 
pratiquer  l’entraînement  respiratoire  par  la 
méthode  spiroscopique. 

4926  Spiro-exerciseur  du  L.-G.  Roy,  modèle 

Drapier  (déposé),  permettant  de  pratiquer  la 
rééducation  respiratoire  (fig.  5778). 

Ce  nouvel  appareil  est  très  pratique  car,  entre  l’expi¬ 
ration  et  l’inspiration,  de  malade  n’est  astreint  a  aucune 
manipulation  de  remplissage  comrne  avec  les  autres 
appareils.  Lorsque  le  patient  souffle  dans  le  spiro- 
exerciseur,  il  gonfle  la  vessie  de  caoutchouc  V  et  le  mveau 
du  liquide  monte  dans  le  récipient. 

Il  fait  ensuite  quelques  mouvements  respiratoires  avant 
de  souffler  à  nouveau  et  pendant  ce  temps  le  liquide 
reprend  sa  place  en  dégonflant  le  ballon  de  caoutchouc. 


Au  repos,  le  niveau  de 
l’eau  doit  affleurer  la  plaque 
séparatrice  S  et  le  niveau  N 
montant  par  le  gonflement  de 
la  vessie  indique  le  nombre 
de  litres  sur  l’échelle  ;  un 
robinet  permet  d’offrir  plus 
ou  moins  de  résistance  au 
moment  de  l’insufflation. 

4927.  Masque  manométrique  du  J.-L.  Pech 

pour  la  mesure  du  débit  respiratoire  maximum 
(fig.  5776). 

4935.  Compas  thoracique  de  Démény,  avec  sa  règle 

de  mensuration. 

4936.  Ampliomètre  thoracique  de  Robert  Foy,  pour 

mesurer  l’amplitude  des  mouvements  respi¬ 
ratoires. 

4937.  Ruban  métrique 


^4^3’?  .^Spiromètre  pelfe^ 


DRAPIER  et  FILS,  41,  rue  de  Rivoli,  PARIS 


SSfe®f(fii.^5S7?. 

Cet  appareil  donne  à  volonté  une  mesure  unique,  ou 
devient  totalisateur  d’un  nombre  quelconque 
lions.  Il  possède  une  remise  automatique  des 
zéro.  Il  est  livré  avec  un  tube  de  caoutchouc  et  4  tubes 
verre  de  rechange. 
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MESURE  DE  LA  PRESSION  ARTERIELLE  et  de  la  PRESSION  VEINEUSE 

SPHYGMOMANOMÈTRES  —  PHLÉBOPIÉZOMÈTRES 

4950.  Sphygmomano- 
mètre  pour  la  mesure 
des  pressions  a  r  t  é  - 
rielles  maxima  et  mi- 
nima  par  la  méthode 
auscultatoire  ou  mé¬ 
thode  de  Korothow 
(fig.  5797) ,  complet  en 
écrin  cuir  souple. 

4951.  Syhygmomano- 
mètre  de  Potain,  en 
écrin  gainerie. 

4952.  Sphygmotensio- 
phone  des  Vaquez 
et  Laubry,  (fig.  5798), 
complet  avec  brassard 

Fig.  5797.  pour  adulte, 

chette  cuir. 

4953.  Supplément  pour  brassard  d’enfant. 

4955-  Nouveau  Phonoteusiophone  pour  la  mesure  des  pressions  artérielles  maxima  et  minima  par  la 
méthode  anscultatoire,  complet  en  pochette  cuir.  (Notice  sur  demande.) 

4956.  Pléthysmo-sphygmo-^sciUomètre  combiné  avec  le  sphygmotensiophone  des  D''®  Vaquez  et  Laubry 
(fig.  5799)  pour  rutilisation  de  la  méthode  oscillométrique  ou  pléthysmométrique  de  Guillaume 
.et  de  la  méthode  phonique  conjuguées  ;  les  deux  appareils  complets  en  boîte  gainerie. 

4958.  Pléthysmo-sphygmo-oscillomètre  de  poche  seul  en  boîte  gainerie. 

4960.  Oscillomètre  sphygmométrique  de  Pachon,  à  grande  sensibilité  et  à  sensibilité  constante  maxi- 
male  (fig.  5800),  en  ecrin  avec  le  nouveau  brassard  double  du  D"'  Gallavardin,  pour  adulte. 

4961.  Supplément  pour  brassard  d’enfant. 

4962.  Capsule  oscfilographique  de  Pachon,  réalisant  d’une  manière  simple  et  pratique  l’oscillomètre 
de  Pachon  tnscnpteur.  (Notice  spéciale  sur  demande,) 

4965.  Phono-sphygmomètre  du  Dr  C.  Llan. 

4966.  Sphygmomanomètre  du  Dr  Riva  Rocci. 

4967.  Sphygmographe  direct  du 


pr  Marey. 

4968.  Compresseur  simple 
Drs  Legrand  et  Chulfart  pour 
la  mesure  du  réflexe  oculo- 
cardiaque. 

4969.  Appareil  pour  auscultation 
électrique  permettant  à  60  au- 

Fig  5800  diteurs  d’ausculter  ensemble. 

“■  ■  (Notice  sur  demande). 

PHLEBOPIÉZOMÈTRE 

du  Dr  Vlllaret  (fig.  5808)  poru-  la  mesure  de  la  PRESSION  VEINEUSE  périphérique  (modèle  Drapier  déposé). 
(Envoi  de  la  notice  spéciale  sur  demande.) 

4979.  Phlébopiézomètre  du  Dr  Villaret  (modèle  et  marque  déposés),  instrumentation  complète  comprenant  :  i  mano¬ 

mètre  gradué  de  o  à  60  centimètres  d’eau  avec  cadran  mobile  de  reniise  instantanée  à  o  ;  tubes  de  caoutchouc 
avec  olive  en  verre  et  embout  ;  6  aiguilles  spéciales  à  mandrins  ajustés  ;  flacon  métalhque  à  vis  pour 
alcool;  flacon  verre  avec  bouchon  métallique  à  vis  placé  sous  un  protecteur  métallique  ;  boîte  à  ouate  en 
métal  nickelé;  tube  de  prise  de  sang,  le  tout  renfermé  dans  un  écrin  en  gainerie  (fig.  5808). 

4980.  Phlébopiézomètre  du  £)'  Vlllaret,  même  composition  que  ci-dessus  mais  possédant  en  plus  un  manomètre 


m,  spécial  pour  la  mesure  des 
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TOlVOSeilil^OORAPHi: 

BU  PROFUiSiSEUB  J.  PUEiSUH 


Maison  DRAPIER  &  Fils,  41,  rue  de  Rivoli,  PARIS, 


BREVETÉ  S.  G.  D.  G.  FRANCE  ET  ÉTRANGER 


DESCRIPTION  DU  TONOSCILLOGRAPHE  DU  PROFESSEUR  J.  PLESCH 


Le  Tonoscillographe  est  destiné  à  en¬ 
registrer  la  tension  artérielle.  A  cet 
effet,  on  introduit  dans  l’appareil 
un  disque  de  papier  gradué.  Le  brassard  étant 
appliqué  autour  du  bras  du  sujet,  le  style 
encré  et  le  Tonoscillographe  fermé  hermétique¬ 
ment,  on  fait  d’abord  monter  la  pression  au- 
dessous  de  la  maxima  présumée.  Puis,  on  règle 
l’ouverture  de  la  valve  «  o  »  selon  la  vitesse  de 
décompression  que  l’on  veut  obtenir  et  on  met 
le  style  en  contact  avec  le  papier.  A  partir 
de  ce  moment,  le  fonctionnement  de  l’appareil 
est  entièrement  automatique  :  l’échelle  gra¬ 
duée  tourne  et  présente  au  style  sa  division 
dépendante  de  la  pression  du  brassard  sur 
l’artère  ;  les  oscillations  s’inscrivent  détermi¬ 
nées  par  cette  même  pression.  Les  sommets 
des  oscillations,  en  s’alignant,  donnent  la 
courbe  oscillométrique.  L’enregistrement  est 
visible  sous  la  vitre  «  z». 

Ce  résultat  est  obtenu  par  la  disposition 
suivante  ; 

Le  brassard  «  l  »  communique  en  «  k  »  par  un 
orifice  capillaire  avec  le  boîtier  «  a  »  de  l’appa¬ 
reil.  Les  dimensions  de  cet  orifice  ne  per¬ 
mettent  pas  qu’au  moment  de  la  systole, 
l’augmentation  brusque,  bien  que  minime, 
de  la  pression  dans  le  brassard,  soit  trans¬ 
mise  au  boîtier.  Elles  suffisent  cependant 
pour  que,  d’une  pulsation  à  l’autre,  l’équi¬ 
libre  de  pression  se  rétablisse  entre  le  boî¬ 
tier  et  le  brassard,  malgré  l’échappement 
continu  par  la  valve  «  o  ». 


Deux  tubes  manométriques  sont  contenus 
dans  l’appareil. 

L’un,  le  tube  «  d  »,  communique  en  «  e  »  avec 
l’air  libre.  Quand  on  met  le  boîtier  sous  pres¬ 
sion,  au  moyen  de  la  poire  de  soufflerie  «  y  », 
ce  tube  manométrique  s’incurve  et,  à  mesure, 
entraîne  l’échelle  graduée  «  A  »  dans  un  mou¬ 
vement  de  rotation,  de  sorte  que  le  style 
pointe  la  pression  dans  le  brassard.  La  gra¬ 
duation  du  diagramme  est  exprimée  en  mil¬ 
limètres  Hg. 

Quand  la  pression  commune  du  brassard  et 


du  boîtier  décroît,  le  tube  «  d  »  se  redresse 
peu  à  peu  et  ramène  le  diagramme  au  zéro. 
Le  deuxième  tube  «  m  »,  plongé,  comme  l’est 
le  tube  «  d  »  dans  la  pression  du  boîtier,  com¬ 


munique  avec  l’intérieur  du  brassard.  De 
sorte  que  les  faibles  excès  de  pression  dans  le 
brassard  pendant  la  systole,  font  osciller  ce 
tube  extra-sensible.  C’est  l’oscillomètre  qui 
commande  le  style  enregistreur. 

En  résumé,  pendant  la  décompression  pro¬ 
gressive  de  l’appareil,  l’échelle  graduée  tourne 
entraînée  par  le  tube  «  d  »,  tandis  que  le  style 
commandé  par  l’oscillomètre  «  m  »  est  animé 
de  battements  et  trace  le  diagramme  qui  porte 
le  nom  de  tonoscillogramme. 

Il  est  clair  que  l’étroit  passage  livré  à  l’air 
par  l’orifice  capillaire  «  k  »,  ferait  obstacle  à  une 
décompression  rapide  de  l’appareil.  En  effet, 
cette  décompression  provoquerait  une  accu¬ 
mulation  d’air  dans  le  tube  oscillométrique 
extra-sensible,  qui  n’est  pas  fait  pour  suppor¬ 
ter  des  pressions  élevées.  D’autre  part,  la 
mise  en  pression  de  l’appareil  soumettrait, 
inversement,  ce  tube  à  une  dépression  exces¬ 
sive.  C’est  pourquoi  un  deuxième  orifice  de 
communication  entre  le  boîtier  et  l’oscillo- 
mètre  a  été  prévu,  plus  important  que  le 
premier  et  se  substituant  à  lui  mécaniquement. 
Il  fonctionne  lorsque  le  chiffre  «  i  »  du  disque 
moleté  (visible  sur  la  photographie)  se.  trouve 
en  face  de  l’index  gravé  sur  le  boîtier.  Il  per¬ 
met  alors  la  mise  en  pression  ou  la  décom¬ 
pression  rapide. 

Lorsque  la  pression  a  été  réalisée,  en  ramenant 
le  chiffre  «  2  »  en  face  de  l’index,  on  établit 
la  communication  capillaire,  et  l’oscillomètre 


est  prêt  à  fonctionner.  Cette  manœuvre  du 
disque  met  simultanément  le  style  en  contact 
avec  le  diagramme. 

Un  système  de  verrouillage  empêche  l’ouver¬ 
ture  du  couvercle  et  l’emploi  de  la  soufflerie 
pendant  que  l’appareil  est  en  état  de  fonction¬ 
nement  (position  «  2  ») .  Ainsi,  toute  fausse 
manœuvre  est  évitée.  Il  va  de  soi  qu’on  ne 
détachera  pas  le  brassard  si  le  chiffre  «  i  » 
du  disque  ne  se  trouve  pas  en  face  de  l’index. 

■  On  remarquera  que  le  Tonoscillographe 
enregistre  successivement  toutes  les  pulsations, 
en  fonction  de  la  pression  qui  règne  dans  le 
brassard,  de  sorte  que  le  tonoscillogramme  est 
une  courbe  continue,  et  non  une  suite  d’obser¬ 
vations  fragmentées  et  isolées  ;  aucune  parti¬ 
cularité  de  la  courbe  oscillométrique  n’échappe 
à  l’enregistrement. 

Le  tonoscillogramme  obtenu  d’une  façon  en¬ 
tièrement  automatique,  élimine  entièrement  le 
«  coefficient  personnel  »  de  l’observateur. 

En  tant  que  document  inaltérable,  il  autorise 
une  interprétation  aisée  et  loisible  des  résul¬ 
tats  de  la  mensuration  ;  il  complète  utilement 
le  dossier  du  malade,  et  permet  de  comparer 
entre  eux  différents  états,  aussi  bien  physio¬ 
logiques  que  pathologiques. 

La  richesse  et  la  variété  de  ses  indications  dé¬ 
passent  celles  des  autres  méthodes  de  mensu¬ 
ration. 

Certaines  qualités  propres  au  Tonoscillographe, 
le  font  apprécier  autant  dans  les  travaux  de 


laboratoire,  que  dans  la  pratique  de  la  médecine 
j  en  clientèle  : 

j  I.  Son  maniement  est  très  simple  et  la 
mensuration  (y  compris  Tencrage  du  style 
et  l’introduction  du  diagramme  dans  l’appa¬ 
reil),  s’effectue  tout  aussi  rapidement  que 
la  prise  de  tension  par  les  méthodes  oscillo- 
métriques  courantes. 

2.  Il  est  robuste,  ne  comportant  ni  mou¬ 


vement  d’horlogerie,  ni  cylindre  tournant  ni 
autre  mécanisme  délicat. 

3.  Ses  dimensions  sont  réduites,  grâce 
à  son  principe  même.  Il  tient  avec  ses 


j  accessoires,  dans  un  coffret  de  18  centimètres 
I  de  côté,  ce  qui  le  rend  pratique  pour  la  consul¬ 
tation  en  ville. 

\  4.  Il  trace  directement  la  courbe  oscillo¬ 

métrique  sur  une  échelle  invariable, 
dont  la  graduation  en  pression  est  établie 
I  d'avance.  Il  n’est  pas  indifférent  que  cette 
graduation  soit  régulière  et  toujours  la  même, 
car,  s’il  en  était  autrement,  non  seulement  il 
serait  impossible  de  comparer  deux  tracés 
entre  eux,  mais  encore  on  n’obtiendrait  pas 
la  courbe  oscillométrique  vraie,  —  but  d’une 
mensuration  bien  comprise,  —  et  il  devien¬ 
drait  nécessaire  de  recourir  à  une  construction 
graphique  de  rectification. 

5.  La  décompression  se  fait  d'une  ma¬ 
nière  continue,  et  non  par  intermittence, 
ce  qui  évite  la  manipulation  d’un  séparateur 
et  ce  qui  permet  aux  pulsations  enregistrées 

de  former  une  suite  ininterrompue. 

6.  Caractéristique  essentielle,  le  tonoscil¬ 
lographe  offre  un  perfectionnement  unique  ; 
le  style  et  le  diagramme  sont  renfermés  dans  la 

même  cavité  que  le  tube  oscillométrique. 
Dans  les  appareils  où  l’organe  oscillométrique 
transmet  son  action  à  l’extérieur,  on  est  obligé 
de  rendre  étanche  le  passage  de  la  com¬ 
mande  du  style,  à  cause  de  la  pression  qui 
règne  à  l’intérieur  du  réservoir  contenant 
l’oscillomètre.  Cela  produit  inévitablement 
une  résistance  et  les  mouvements  du  style 
cessent  d’être  libres.  Il  n’enregistre  plus  avec 
une  sensibilité  suffisante. 


■  Le  Tonoscillographe  a  été  présenté  pour  la 
première  fois  au  monde  médical  en  1922. 
Il  n’a  été  cependant  livré  au  commerce  que 
quelques  années  plus  tard,  après  avoir  béné¬ 
ficié  d’un  travail  incessant  de  recherches  et 
de  mise  au  point.  Le  constructeur  a  attendu 
d’être  absolument  satisfait  de  son  fonction¬ 
nement,  de  sa  maniabilité,  de  sa  robustesse. 
Les  premiers  appareils  vendus  fonctionnent 
encore  aujourd’hui,  après  des  années  de  ser¬ 
vice,  à  l’entière  satisfaction  de  leurs  pos¬ 
sesseurs. 

On  insiste  sur  ce  point,  parce  qu’en  matière 
d’appareils  de  précision,  toute  création  nou¬ 
velle,  si  elle  n’est  pas  éprouvée,  expose  à  des 
surprises  ou  même  à  des  déceptions. 

Le  dernier  modèle  du  Tonoscillographe  com¬ 
porte  des  perfectionnements  de  détail  (notam¬ 
ment  le  système  de  verrouillage) .  Mais  le  prin¬ 
cipe  même  de  l’appareil,  ses  organes  essentiels, 
leur  disposition,  leur  liaison,  n’ont  jamais  dû 


Echelle  3/4  grandeur 


être  modifiés,  pour  cette  raison  qu’à  l’usage 
ils  n’ont  fait  que  s’affirmer  adéquats  à  leur 
destination. 

■  Le  brassard  du  Professeur  J.  Plesch, 

a  été  l’objet  d’une  étude  particulière. 

Trop  souvent,  l’emploi  de  brassards  mal 
conditionnés,  fausse  la  lecture  des  appareils. 
Ainsi,  par  exemple,  avec  un  brassard  exten¬ 
sible,  ou  mal  appliqué  au  membre,  on  arrive 
|S  nécessairement  à  surestimer  les  tensions, 
car  une  partie  de  la  pression  de  l’air  dans  le 
brassard  est  alors  absorbée  par  le  travail 
élastique  de  ses  propres  parois.  Le  brassard 
du  Professeur  PLESCH  est  rendu  absolument 
inextensible  par  l’armature  dissimulée  de  sa 
paroi  externe.  Grâce  à  un  système  particulier 
de  fermeture  coulissée,  il  s’ajuste  exactement 
à  toute  forme  de  bras,  même  non  cylindrique, 
ce  que  ne  peuvent  faire  les  brassards  à  sangles. 
Extrêmement  pratique,  ce  brassard  peut  éga¬ 
lement  être  appliqué  à  la  jambe. 


QUELQUES  RÉFÉRENCES  BIBLIOGRAPHIQUES 


courbes  oscillométriques  (Bullet.  &  Mém. 
de  la  Société  de  Médecine  de  Paris,  7, 

it  Zanfir.  Du  caractère  à  peu  près  soli- 

N.  Essai  sur  l’oscillométrie  dans  l’hyper¬ 
tension  artérielle  (Thèse  Paris  1932;. 
H.  Arterial  atony  and  arterio-sclerosis  (The 


nng  und  die  Deutung  der  Blutdruck- 
e  (Handbuch  der  hiologischen  Ar- 
methoden-.  Pp.  773-844-  Berlin  f- 

I.  Uber  Fehlerquellen  bei  der  Elut 
tg  am  Pferde  (Arch.j.  wis 


_  len  (Zeitschrijt  fü^ 

Biologie.  Vol.  93,  iasc.  i.  München  1932; 
3.  Der  Blutdruck  (Wien  iqssj- 
T.  Der  Blutdruck  bei  der  Brustseurhe  dei 
Pferdesr^ycft./.  wis. &prakt.Tierheilknn 


de.  Vol.  6 


r..<rc.  6  I 


e.  (AusderMed.  Klin.d, 


J.  Die  Wirkumg 


ER.  Die  Wirkung  des  Ephedraliiis  auf  den 
Blutdruck  der  Pferde  (Arch.  für  wis.  u. 
prakt.  Tietheilkunde.  Vol.  61,  (asc.  6, 

[ER  &  SoNNTAG.  Uber  den  Blutdruck  bei 
über  39  Grad  fieberndem  Pferden  (Arch. 
f.  wis.  U.  prakt.  Tierheilkunde .  Vol.  62. 


<>4952- 

❖  4953- 

t  4956- 

❖  4958. 
«0>  4960. 
■v*  4961. 

❖  4962. 

<•  4965- 

«O-  4966. 


—  340 

—  645 

<>  4968.  —  230 

■v-  4969.  L’appareil 

complet.  9700 

4979.  La  pièce.  480  ■ 

4980,  —  720 


u^ih  \J\m^  ^\fxP0-U<^ 


❖  4993- 
<>4994 

❖  4995- 

❖  4996. 

❖  499: 

•0-499i 
<■4998. Le  même' 

avec  bombe 
d’azote  1275 
:  4999.  La  pièce.  1160 


y%AAxt<b  y5<i^«Æ  ^ 

Ai  ,  «  l/-^' 

-  .  - .  :l/ !,/>”/ 

■  ■  .  ■  :  '  €j 

:  ^3' 


HYPODERMO-OXYGÉNATEUR  des  Dis  C.  Llan  et  Navarre  (breveté  s:  g.  d.  g.) 
pour  l’oxygénothérapie  par  la  voie  cutanée  (fig.  5820). 

4985.  Hypodermo-oxygénateur  des  C.  Llan  et  Navarre  (fig.  5820)  pour  injections 

d’oxygène,  complet  en  boîte  gainerie  (sans  la  bouteille  d  oxygène). 

4986.  Bouteille  d’oxygène  de  60  litres  avec  son  raccord  spécial. 

4987.  Recharge  d’oxygène  de  la  bouteille  de  60  litres. 


PNEUMO-OXYGÉNATEUR  des  C.  Llan  et  Navarre  (breveté  s.  g.  d.  g.) 
pour  l’oxygénothérapie  par  la  voie  pulmonaire. 

4988.  Pneumo-oxygénateur  des  Dis  c.  Llan  et  Navarre  pour  inhalations  d’oxygène 

(fig.  5821)  (sans  le  tube  d’oxygène). 

4989.  Tube  d’oxygène  de  500  litres  environ  avec  son  embout  raccord. 

4990.  Pièce  buccale  de  rechange. 

4991.  Oxygénateur  du  D'  Bayeux. 

4992.  Oxy-injecteur  du  D'  Fialip. 

4992  bis.  Appareil  “  Salvoxyl 


OXYGENOTHERAPIE 


PNEUMOTHORAX  ARTIFICIEL 


4993.  Appareil  du  Dr  Kuss,  pour  pneumothorax  artificiel,  monté  (fig.  5831). 

Bombe  avec  ajutage  bronze,  contenant  2  litres  700 
d’azote  pur  à  150  atmosphères. 

Malle  pour  le  transport  de  l’appareil. 


maillechort  nickelé  contenant  6  tubes 


2  tubes  filtreurs  et 


I  Trocart  du  Di  Kuss. 

I  Aiguille  de  Dupouy  12/10  dans  un  tube  eu  verre. 

I  Aiguille  de  Dupouy  9/10  dans  un  tube  en  verre. 

I  Boite  en  maillechort  nickelé  avec  support  intérieur - --  .  . 

pour  le  trocart  et  les  aiguilles.  filtreurs  d’ai: 

4993.  L’appareil  complet  (fig.  5831). 

4994.  Appareil  du  Di  Kuss,  petit  modèle,  pour  pneumothorax  artificiel,  pour  remsufflations  pc 
composé  de  :  i  éprouvette  formant  gazomètre  gradué  de  o  à  600  ;  i  flacon  tubulé  en  bas  de 
manométrique  ;  2  échelles  métal  divisé  ;  i  sac  feuille  anglaise  grise  de  2  litres. 

L’appareil  monté  sur  support  chêne  verni  avec  tube  caoutchouc  et  pince  à  ressort, 
robinet  métal  nickelé. 

4995.  Bouteille  d'azote  avec  son  raccord  spécial. 

4996.  Charge  d’azote  de  la  bouteille  ci-dessus. 

4997.  Malle  en  cuir  avec  serrure,  fermoirs  et  poignée  pour  le  transport  de  1  appareil  ci-dessus. 

4998.  Appareil  à  pneumothorax  artificiel  portq,tif,  système  Kuss,  pour  insufflations,  injections  d’oxygène 
et  pneumo-péritoine.  Il  est  fourni  complet  dans  une'mallette  de  transport  et  comprend  en  outre,  le  trocart 
de  Kuss  complet  en  gaine,  le  robinet  et  2  aiguilles  à  réinsufflation,  i  sac  à  gaz  de  5  litres  et  2  filtres  de 
rechange. 

4999.  Appareil  du  Di  Baillet  pour  pneumothorax  artificiel  (fig.  5830)  (modèle  Drapier)  breveté 
(Notice  spéciale  sur  demande).  Cet  appareil,  d’iiue  r.anar.ité  de  soo  centimètres  cubes,  avec  corn! 
piston  métal,  est  recornmandé  par  — 


capacité  de  500  centimètres  cubes,  v.  „ 

_ _ _ _  _  ___  _  iplicité,  sa  robustesse  et  la  précision  de  son  fonctionnement; 

..  v.jt  "entiè"remênt  stérilisabïe.  Son  petit  volume  permet  un  transport  facile  et,  de  plus,  l’appareil  est  tou¬ 
jours  monté  prêt  à  fonctionner  ;  l’appareil  complet  en  écrin. 
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PNEUMOTHORAX  ARTIFICIEL  (Suite) 


OLÉO-THORAX 


x3«5oo.  Aiguille  manométrique  de  sûreté  du  Dr  G.  Zorraquln  (fig.  5840  et  5841) 
‘  pour  pneumothorax  {déposée). 

Les  avantages  pratiques  que  cette  aiguille  réalise  sont  :  1°  Exécuter  très  facile¬ 
ment  le  pneumothorax  sans  blesser  le  poumon  ; 

2“  Faire  très  simple  et  sûre  l’exploration  du  péricarde  ; 

3“  Pénétrer  profondément  dans  une  veine  sans  sortir  de  sa  cavité  ; 

4»  Perrriettre  des  injections  intrapéritonéales  et  vider  des  ascites  avec  une  grande 
sûrete  pour  le  malade. 


Fig.  5842. 

20001.  Trocart  du  D'  Kuss  avec  sa  canule  et 

diin,  le  tout  en  boîte  métal  nickelé  avec  gaine 
à  fermoir  (fig.  5842). 

20014.  Tampon  schéma  en  caoutchouc  du  Dr  Urbain 
Gutnard  permettant  la 
notation  rapide  des  images  ' 
de  pneumothorax  et  les  constatations  radiosco¬ 
piques  au  cours  de  la  tuberculose  pulmonaire. 

20015.  Tampon  schéma  complémentaire  du  Dr  Urbain 
Gulnard  permettant  de  condenser  rapidement 
1  état  actuel  des  pneumothorax  qui  changent 


20008 .  Appareil  pour  oléo- 
thorax  des  Dr  s  Hlnault 
et  Urbain  Gulnard,  mo¬ 
dèle  Drapier  (modèle 
et  nom  déposés)  (fig. 
5850  et  5851.  Complet 
a  seringue  spéciale 


^  ^11  i  avec  seringue  specn 

armée,  piston  à  pas 
rapide,  tubulures  renforcées  àraccords  métalliqu 
con  stérilisable  en  Pvrex  avec  olive  filtrant  1’: 


Via  idjJiiic,  tuuuiurco  «*xci.v^».^uiu,a  mctctiiiui 

flacon  stérilisable  en  Pyrex  avec  olive  filtrant  1  an 
d’admission,  aiguille  trocart  ii/io“,  manomètre  avec 
seringue  relai  (Fig.  5851),  le  tout,  en  boîte  nickelée 
avec  chevalets. 

20009.  Le  même  appareil  sans  mano¬ 
mètre  à  relai. 

20010.  Aiguille 
trocart  supplé¬ 
mentaire,  calibre 
à  la  demande. 


CRACHOIRS 

1  tôle  émaillée  avec  couvercle  perforé  (fig.  5861). 


DRAPIERttFilj 
Fig.  5861. 


20020.  Crachoir  individuel  e 

plein  (fig.  5862). 

20022.  Crachoir  de  poche  individuel  en  métal  nickelé,  modèle  sanatorium  (fig.  5863). 

20023.  Crachoir  collectif  en  verre  bleu,  vert  ou  jaune  foncé,  à  fond  très  arrondi,  avec  entonnoir  mobile 
monté  sur  support  en  fonte  laqué  blanc  (fig.  5860). 

20024.  Crachoir  collectif  en  verre  forme  bol  à  fond  très  arrondi  avec  entonnoir  mobile.  Ce  crachoir  est  du 
même  modèle  que  celui  qui  est  figuré  dans  le  haut  de  la  figure  5860.  Il  se  fait  en  verre  bleu  vert 
ou  jaune  foncé. 

20025.  Support  en  fer  forgé  peint  en  blanc  pour  être  fixé  a 
n»  20024. 


r  et  destiné  à  supporter  le  crachoir 
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Laparo  -  Thoracoscope  THORACOSCOPE  OU  PLEUROSCOPE  DU  JACOBAEUS  7° 


explorateur  et  opérateur,  _  _ 
Pleuroscope  du  I)'  Jaoo- 
baeus,  pour  l’exploration  et 
l’examen,  ainsi  que  pour  la 
destruction  des  brides  pleu¬ 
rales  comprend: 

1“  I  trocart  gradué  avec  sou¬ 
pape  à  billes  pour  l’explo¬ 
ration  modèle  Drapier  déposé 
(fig.  5870). 


cautère  courbe  e 


3“  I  optique  à  vision  directe 
pourrexplorateur(fig.5871). 

4°  I  trocart  opérateur  fin, 
droit,  pour  le  passage  du 
cautère  droit  (fig.  5873) . 

5“  I  trocart  opérateur  fin,  courbe,  pour  le 
(fig.  5872). 

6“  I  cautère  droit  en  argent  (fig.  5874). 


cautères  courbes  j 


gent  avec  pointe  sur  le  plat. . 
cautère  courbe  en  argent 
!C  pointe  sur  le  champ. 

,  _  manche  universel  stéri- 
lisable,  doré,  pour  cautère 

paire  de  cordons  pour 
monter  sur  le  manche  sté- 
rilisable. 

canule  à  robinet. 

dons^ une  lampe  de  rechange 
pour  l’explorateur. 

13“  I  boîte  métal  nickelé  à 
2  chevalets  pour  recevoir 
les  instruments  ci-dessus. 


20040.  Le  Laparo-thoraoos- 
cope  explorateur  et 
opérateur  du 

Jacobaeus  complet,  comprenant  les  13  pièces  énumérées  ci-dessus. 


TABLE  ET  GARROT  DU  D'  FILDERMAN  (Modèle  Drapier,  déposé) 

POUR  LE  TRAITEMENT  DES  VARICES  PAR  LES  INJECTIONS  SCLÉROSANTES 

Cette  table  (fig.  5882)  se  prête  à  de  multiples  usages.  Elle  permet  une  attitude  commode  pour  l’examen  des  membres  inférieurs  ;  le  malade 
étant  debout  sur  la  deuxième  marche  et  le  médecin  assis  sur  la  première. 

Elle  est  exactement  adaptée  au  traitement  des  varices  par  le  procédé  du  Filderman  (i).  p.  eq-o 

i,  la  table  du  Dr  Filderman  est  extrêmement  pratique  pour  les  injections  intraveineuses  brachiales,  ainsi  que  pour  les  prises  de 
la  table  du  Dr  Filderman  est  placée  contre  une  table  d’opération  ou  un  lit-brancard  du  type  de  la  figure  11185,  page  233. 

Le  malade  est  assis  sur  la  table  d’opération  ou  sur  le  lit-brancard,  les  pieds  sur  la  deuxième  marche  du  meuble.  Le  médecin  poss 
son  pied  droit  sur  la  deuxième  marche,  le  malade  appuie  son  poing  contre  le  genou  du  médecin.  Cette  attitude  facilite  étonnam¬ 
ment  les  ponctions  veineuses.  De  même,  les  injections  intramusculaires  se  font  très  commodément;  le  malade  debout  sur  la 
deuxième  marche  s’appuyant  contre  la 'barre  courbe. 

La  table  du  D^  Filderman  (fig.  5882)  comporte  sur  sou  plateau  supérieur  des  cavités  préparées  spécialement  pour  recevoir  4  bo¬ 
caux  en  verre,  i  stérilisateur  électrique  et  i  gouttière  pour  placer  les  seringues  et  ampoules.  Ce  dispositif  assure  aux  accessoires  une 
grande  stabilité  lorsqu’on  déplace  la  table.  Eu  outre,  elle  comporte  des  tiroirs  à  casiers,  une  armoire  avec  de  nombreux  comparti¬ 
ments  pour  les  ampoules,  les  seringues,  les  aiguilles,  les  garrots,  les  compresses,  le  coton,  la  teinture  d’iode,  bref,  tout  ce  qu’il  faut 
pour  toutes  sortes  d'injections.  Elle  est  montée  sur  4  roues  canut-  ’  ’  ^ 

choutées,  ce  qui  rend  son  déplacement  très  facile. 

20042.  Table  du  Dr  Filderman  (modèle  Drapier  déposé,  en  tubes  e 
d’acier  laqués  avec  garnitures  nickelées,  complète  a 
et  le  stérilisateur  électrique. 

20043.  La  même,  sans  bocaux,  ni  stérilisateur. 

20044.  Garrot  pneumatique  du  D'  Fildermann  (modèle  Drapier)  (fig. 

5883)  .pour  la  ponction  et  l’injection  de  la  veine  sur  le  malade  allongé. 

Ce  garrot,  grâce  à  son  manomètre,  permet  de  contrôler  la  pression  à 
donner  et  surtout  assure,  par  la  brusquerie  de  sa  détente,  l' évcicuation 
rapide  du  sang  des  varices  à  injecter.  Le  contact  intime  de  la  solution  avec^ 
l'endothélium  vasculaire,  condition  indispensable,  se  trouve  ainsi  réalisé 
d'une  façon' certaine. 

■  (l)  La  Toxémie  variqueuse  (D'  Léon  Filderman).  Jouve,  éditeur  {1928). 
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CAUTÈRES 

^  Nota.  —  Nous  appelons  cautères  en  platine  réduit  les  modèles  dont  seulement  le-foyer, 
c  est-a-dire  la  partie  active,  couteau  ou  pointe,  est  en  platine,  par  opposition  aux  cautères 
tout  platine  dont  la  calotte  est  également  en  platine.  Nos  foyers  en  platine  réduit  étant 
cokstruits  avec  grand  soin  et  d'une  très  grande  solidité,  nous  conseillons  leur  emploi,  concur- 
rement  aux  foyers  tout  platine,  par  suite  du  prix  élevé  de  ces  derniers. 


Fig.  5891. 

20080.  Thermocautère  du  D'  Paquelin,  petit  modèle,  avec  un 
^  couteau  et  une  pointe  en  platine  réduit  et  tous  les  accessoires. 
20081.  Le  même,  en  boîte  métal  nickelé,  avec  gaine  (fig.  5893). 
20082.  La  boîte  nickelée  seule,  avec  sa  gaine. 

20083.  Thermocautère  gros  modèle  (fig.  5890),  avec  un  couteau 
et  une  pointe  en  platine  réduit  et  tous  les  accessoires. 
20095.  Thermocautère  mom- 
veau  modèle  (fig.  5892) 
pouvant  se  mettre  dans 
la  poche,  avec  manche 
carburateur  en  métal 
avec  pointe  et  couteau 
platine  réduit,  et  tous 
ses  accessoires,  en 
trousse  (fig.  5891). 

20096.  Le  même,  avec  pointe  et 
couteau  tout  platine. 

20097'.  Thermocautère  nou- 
modèle  (fig. 

1,  pointe  et  cou- 
platine  réduit,  en 
boîte  métal  avec 
gaine.  Complet. 


20120.  Pointe  courbe  (fig.  5902),  platine  réduit. 

2012 1.  Tout  platine. 

20122.  Pointe  courbe,  pour  amygdales,  montée  sur  petit  tube  long  (fig.  5904),  e: 
20123.  Tout  platine. 


En  raison  des  variations  continuelles  du 
platine,  les  prix  des  thermo-cautères  pour¬ 
ront  être  modifiés  sans  autre  avis. 


20084.  Le  même,  en  boîte  métal  nickelé,  avec  gaine,  comme 
figure  5893.  ..  ■ 

20085.  Thermocautère  gros  modèle  (fig.  5890),  avec  couteau 
et  pointe  tout  platine  et  tous  les  accessoires.- 
même,  en  boîte  métal  nickelé,  avec  gaine  (fig.  5893) . 

gaine,  grand  modèle, 
petit  modèle. 

Fig.  5894. 


20086.  Le  m _ _ _ _ _ 

20087.  La  boîte  nickelée,  seule,  é 
20088. 


Fig.  5900. 

20116.  Couteau  ordinaire  (fig.  5900),  platine  réduit. 

20117.  —  tout  platine. 

20118.  Champignon  tout  platine. 

.-a©ï257- Pince  pour  tenir  le  couteau  du  thermocautère  pendant  les  opérations. 
(Voir  fig.  7680,  page  85). 
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THERMOCAUTÈRES  POUR  LES  DENTS,  LES  YEUX,  LE  LUPUS 


20130.  Thermocautère  spécial  pour  dentistes  avec  protège-bouche  en 
ivoire,  manche  carburateur,  même  modèle  que  celui  de  la  fig. 
5892,  page  31,  soufflerie,  réservoir  à  essence  nickelé,  lampe 
nickelée,  le  tout  dans  une  trousse  maroquin,  sans  aucun  foyer. 


20133.  Pointe  mousse,  pour  abcès  des  gencives  (fig.  5922), 

20134.  Petit  couteau,  pour  déchaussage  des  gencives  (fig.  5923). 
20135.  Canule  courbe,  pour  injections  d’air  chaud  (fig.  5924). 
20136.  Petit  couteau  en  platine,  pour  les  yeux. 

20137.  Petite  pointe  en  platine,  pour  les  yeux. 

20138.  Cautère  olivaire  du  Panas,  pour  les  yeux,  droit. 

20139.  Le  même,  courbe. 

20140.  Petit  manche  avec  pointe  courbe  en  platine,  pour  lupus. 


ACCESSOIRES  POUR  THERMO-CAUTERES 

20149.  Lampe  en  verre  pour  thermo-cautère. 
20150.  Raccord  à  double  courant  avec  bouchon 
pour  thermo-cautère. 

20151.  Le  même,  à  robinet. 


Soufflerie  en  caoutchouc  (  20145. 

pour  thermo-cautère. 


VACCINATION 

20160.  Nouveau  nécessaire  de  vaccination  (fig.  5935),  comprenant  i  étui  nickelé  a.vec  20  vacci- 
nostyles  plats  n°  4,  i  étui  nickelé  avec  20  vaccinostyles  évidés  n»  2,  i  étui  nickelé^  pour 
contenir  le  tube  à  vaccin,  2  porte-vaccinostyles  à  expulseur,  2  verres  à  vaccin,  i  boîte  en 
métal  nickelé. 

20161.  Vaccinostyles  plats  n°  4.  En  boîte  de  100. 

20162.  —  évidés  et  cannelés  n»  2. 

20163.  —  plats,  grand  modèle  n°  7. 

20164.  Porte-vaccinostyle  auto-expulseur. 

20165.  Vaccinostyle  «  Le  Jenner  n°  8  »,  grand 
modèle,  ne  nécessitant  pa^  de  manche, 
la  plaquette  aseptique  de  25. 

20166.  Lancettes  à  vaccin,  châsses  métal. 

La  pièce  (fig.  5930). 


20168.  Lancettes  à  abcès,  châsses  métal. 

4885.  Lancette  à  curseur  de  Bensaude  (vc 


fig.  5748,  page  25). 


1  de  Chambon  s 


20171.  Spatule  pour  recueillir  le  vaccin. 


Fig.  5951. 


VENTOUSES 


20190.  Ventouses  en  verre,  petites  (pour  enfants). 
2oi9r.  —  —  moyennes  (fig.  5950). 

20192.  —  ■ —  grandes. 

20195.  Ventouses  tire-lait,  à  balle  en  caoutchouc. 
20198.  Boîte  en  bois  façon  noyer,  avec  compartiments 
pour  les  ventouses. 

!6  ventouses  en  verre,  petites. 

12  —  —  moyennes. 

6  —  —  grandes. 

I  lampe  à  alcool,  cuivre. 

I  scarificateur  nickelé,  8  lames. 

20199.  La  même,  avec  boîte  en  chêne,  capitonnée. 
20203.  Ventouses  en  verre,  avec  robinet  de  cuivre 
(fig.  5952).  A  petite,  B  moyenne,  C  grande. 


20204.  Pompe  aspirante,  pour  ventouses  à  robinet. 
20205.  Tube  intermédiaire  pour  pompe  à  ventouse. 
20206.  Ventouses  temporales  de  Heurteloup. 


20209.  Boîte  en  noyer,  pour  ventouses  à  robinet. 

fl  pompe  aspirante. 

I  tube  intermédiaire 
3  ventouses  à  robinet. 

I  scarificateur  8  lames. 


SCARIFICATEURS 

Scarificateurs  nickelés 
(fig.  5951). 

20215.  6  lames. 

20216.  8  lames. 


.  Scarificateur  avec  ven 
touse  de  Heurteloup,  ei 


Pour  les  prix,  consulter  le  tarif 
joint  au  catalogue. 
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APPAREILS  DE  BIER 


poxir  réaliser  l’HYPÉRÉMIE  active  et  passive 
pour  le  traitement  des  maladies  inflammatoires. 

En  raison  du  igrand  nombre  de  modèles  que  comporte  l’arsenal  des  appareils  de^  Bîer,  nous  n’ avons  indiqué  ici  que  quelques 
■  modèles  ;  sur  demcmde^  nous  envoyons  la  notice  complète  de  ces  appareils. 

ASPIRATEURS  A  BALLE  DÉMONTABLE 


pour%jaciliter  la  stérilisation. 


Fig.  5965. 
Aspirateur 
pour  furoncles  multiples 
(fig.  5965). 

20255.  30  X  10. 

20256.  40  X  15. 

20257.  50  X  18 
20258.  55  X  20 
20259.  60  X  25 
20260.  70  X  25 
20261.  86  X  35 
20262.  go  X  40 


Fig.  5977. 

20299.  Ventouse  pour  l’utérus  ai 


„npe  aspirante  de  Bier,  nickelée, 
à  double  soupape  (fig.  5976). 

20296.  Petite. 

20297.  Moyenne. 

20298.  Grande. 


t  robinet  à  double  voie  (fig.  5977 
se  du  Dr  Jayle,  en  sifflet,  1 


ASPIRATEURS  fonctionnant  avec  une  pomfè..  aspirante  à 
•^double  soupape'.^  . 


VENTOUSE  UTERINE  METALLIQUE 


Fig.  5966. 

20270.  Aspirateur  pour  abcès  du  sein, 
avec  tube  à  robinet,  8  %  de 
diamètre  (fig.  5966). 

20271.  9%dediam.20272.  io%dediam. 

-  - -.c/  — 


Ventouse  di  ~  ‘  ' 

20300.  Petite.  1  20301.  Moyenne. 

20302.  Grande. 

20303.  Ventouse  utérine  du  Dr  Jayle, 
en  métal  nickelé. 


Fig.  5978. 

20290.  Ventouse  utérine  métallique  du  Dr  Siégel 
(fig.  5978),  eu  métal  nickelé  avec  bouchon  à  vis. 
-'20291.  Pompe  aspirante  de  Bier,  se  montant  sur  la  ven¬ 
touse  du  Dr  Siégel  (fig.  5976). 

La  Ventouse  utérine  métallique  du  Dr  Siégel,  présentei 
de  nombreux  avantages  sur  les  autres  types  de  ventouses  les 
plus  couramment  usitées  : 

i»  Etant  entièrement  en  métal  nickelé,  elle  a  1  avantage 
sur  les  ventouses  en  verre  d’être  incassable  ; 

2“  Le  polissage  du  métal  à  l’intérieur  donne  un  meilleur 
éclairage  du  champ  visuel  et,  par  suite,  une  plus  grande  pré¬ 
cision  pour  la  mise  en  place  ; 

30  Elle  est  d’un  nettoyage  plus  facile  que  les  ventouses 
utérines  ordinaires  ;  le  bouchon  du  Jond,  étant  à  vis,  permet 
un  écouvUlonnage  aisé  du  tube  métallique  et  lui  donne  nne 
étanchéité  absolue.  De  plus,  elle  peut  subir  aisérnent  les 
plus  fortes  températures  de  stérilisation  ;  — 

40  Les  ventouses  du  D^  Siégel  passent  aisément  dans  un 
spécnlum  Cusco  ordinaire. 


FUMIGATEURS  -  INHALATEURS  —  RESPIRATEURS 


20325.  Inhalateur  du  D'  Savoire,  modèle  Drapier  et  Fils. 

20326.  Inhalateur  de  Nicolay,  en  émaU,  petite  taille  (fig.  5996). 

20327.  —  —  —  grande  taille. 

20328.  Le  même,  avec  chauffage  par  l’électricité  (fig.  5995),  fonctionnant  si 
20340.  Brûleur  Guasoo,  pour  chambres  de  malades. 

20341.  —  —  n»  4,  pour  ateliers  et  hôpitaux. 


:  courant  alternatif  ou  continu  i 
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io2  jp.  La  pièce,  i  ^  » 

20242.  —  18  * 


20244.  —  20  » 

20245.  La  pièce.  30  i> 
20246.  —  25  » 

20247.  ^  28  » 

20248.  —  30  i> 

20249.  —  38  » 

20250.  —  41  » 

20255.  —  25  » 

20256.  —  28  » 

20257.  —  30  * 

20258.  —  36  » 

20259.  —  41  » 

20260.  —  47  I) 


20271.  9'=“. 
20273.  I2““. 


4.  15C- 


70 


75 


o.Lapièce.  35 


.  38 


20290.  - 

'2029I'7  .  —  •' 

20295.  Supprimé.  ^ 
20296.  La  pièce.  ‘5^L?o» 
20297.  —  85  1 

20298.  — ^  *  105  = 

20299.  —  5o  «è  ’ 

20300.  Petite.  1 

20301.  Moyenne.'ti  I:-; 
20302.  Grande. 

20-^0^  .  La  pièce.  7J4.  : 

20325.  —  36  . 

1203^.  —  23  1 


WK. 


PULVERISATEURS 

20350.  Piilvérisateur  à  vapeur,  petit  modèle,  en  métal  blanc. 
20351-  —  —  (fig.  6001),  en  métal  blanc, 

modèle  moyen. 

20352.  Le  même,  en  cuivre  nickelé,  modèle  renforcé. 

20353.  Pulvérisateur  à  vapeur  (fig.  6001)  en  cuivre  nickelé 
fonctionnant  une  demi-heure. 


20354.  Pulvérisateur  à  vapeur 
sur  colonne  à  pied,  avec 
chauffage  électrique 
fonctionnant  sur  cou¬ 
rant  continu  ou  alter¬ 
natif  iio  volts  (fig. 
6000). 

20355.  Le  même,  pour  220  volts. 


Pulvérisateur 
vapeur,  modèle 
du  £>'  Gapln,  à 
chauffage  élec¬ 
trique,  fonction¬ 
nant  sur  courant 
continu  ou  alter¬ 
natif  iio  volts. 

20357.  Pulvérisateur  à 
vapeur  du  D' 
Gapln  (fig.  6002) 
avec  entonnoir  a 
déversoir  en  por¬ 
celaine  et  cupule 
pour  recueillir  la 
vapeur  conden¬ 
sée.  modèle  Dra- 
fie^  et  Fils,  dé¬ 
posé. 

20358.  Le  même,  grand 
modèle. 


PULVÉRISATEURS  DE  LUCAS-CHAMPIONNIÈRE 

20365.  Pulvérisateur  de  Lucas- Champlonnlère  (fig.  6003),  avec 
chaudière  renforcée  et  tige  pulvérisante  à  robinet,  avec 
versoir  à  lampe  et  à  la  chaudière,  fonctionnant  i  heure. 

20366.  Pulvérisateur  de  Lucas- Champlonnlère  (fig.  6004),  à  2  jets, 
fonctionnant  i  heure  (modèle  des  hôpitaux). 

!  jets,  fonc- 


20370.  Pulvérisateur  avec  tige  métallique 
se  débouchant  automatiquement, 
avec  poire  forte. 


Pour  les  prix,  consulter  le 
tarif  spécial  joint  au  | 
catalogue.  | 
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INSTRUMENTS  POUR  TROUSSES 


Fig.  6015. 

*ae^.  Stylets  cannelés  (fig.  6015),  acier,  12,  13  et  14  %.  ')  (p 

Fig.  6016. 

33^^  *jp5^  Stylets  aiguillés  (fig.  6016),  acier,  12,  13  et  14  %. 

noji  2^3^-  “  ~  ~  V 


*20394.  Stylets  olivaires  (fig.  6017),  acier,  12,  13  et  14  %. 
20395-  —  —  —  argent  — 

iîqtf  *23)3^6.  —  porte-meche  acier,  12,  13  et  14  ^  'p  , 

—  —  argent  —  J  "T 


_  Fig.  6018. 

*2040/  Sonde  cannelée,  acier,  ii,  12,  13  et  14  %  (fig.  6018).  } 

At^oZ  204/1.  —  —  argent  —  I  !  10 

^  i/oL  —  —  forte  (fig.  6018),  acier,  15  et  16  %. 


Nous  fabriquons  également  en  acier  inoxydable  Stainless- 
Drapler,  les  instruments  précédés  d'un  astérisque  {*). 


20420.  Sonde  pour  homme  et  femme  (fig.  6027)  en  maillecliort. 
20421.  —  —  —  —  argent. 

20422.  —  -  enfant,  en  maülechort. 

20423  —  —  argent. 


Fig.  6029. 

j  20430.  Porte-nitrate  en  maillechort  (fig.  6029)  intér.en  verre,  long.la pince, montée  17%. 

20431.  —  en  ébène,  pince  argent,  à  vis,  Il  %;: — 20432,14%: — 20433,16%. 

I  —  20434,  20  %.  ■  ■  » 

20435.  Crayons  en  zinc  métallique  pur. 


____  Fig.  6034. 

20440.  Spatules  en  acier  nickelé,  de]ii,  12,  13  et  14  %  (fig.  6034). 


Fig.  5110. 

*20444.  Bistouri  avec  lame  se  retournant,  genre  porte-crayon,  pour  le  gousset  (fig.  6039). 
2026.  —  pliant,  entièrement  démontable,  modèle  aseptisable,  châsses  métal, 

pliant,  châsses  métal,  à  i  lame  (fig.  5110) . 

- s,  larg  '  ' 


20448 

20449 


2  lames,  large  et  étroite. 

2  lames,  large  et  convexe. 

2  lames,  droite  et  boutonnée. 


Fig.  6039 


Ténaculum  et  aiguille  de  Ccoper  châsses  métal. 
Aiguille  de  Reverdln,  pliante.  P,  /; 

_ Curette  de  Wolkmann.  "P.  |q| 

^OO^'St  Trocarts  pour  trousses  (voir  page  23) . 


REPASSAGE  DES  INSTRUMENTS  TOUS  LES  JOURS 
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2026.  La  pièce. 
œ^^^Lapièce. 

«0390.  inoxydable. 

20391,  Lapièce. 

30392.  — 

*0392.  inoxydable. 

Lapièce. 

20394.  — 

20394.  inoxydable. 
20395.  Lapièce. 
ao3  9fe  — 

20394.  inoxydable. 

La  pièce. 

2  0400^  Inoxydable. 

Lapièce. 
20402r  15'=“. 
La  pièce. 

20402.  inoxydable. 


»  îifp 
liif- 


ipoo 


20402.  le»™. 

La  pièce 


^  20/^10.  Lapièce.  22 
20411.  28 

!  20420.  —  42 

i  20421.  —  85 

■  20^22.  Lapièce.  12 

20423.  —  22 

20431.  Supprimé. 
20432.  Supprimé. 

■  20433.  Supprimé. 
20434.  Supprimé. 

I  20^-^^.  Lapièce.  6 

-204^.  —  28 

'  20444.  inoxydable.  33 

204^6.  Lapièce.  35 
20448.  —  35 

20449.  —  37 

20450.  —  37 

-2046T7  —  79 

30462-  —  38 


1)^  i'/fo,  _ 


I  Page  36. 

!  ^9^8^  Lapièce.  2 
20482.  —  2 

20483-  —  2 

20487.  Les  deux. 
20488.  La  pièce. 
20489.  —  12 


;  26497.  —  28 

20498.  —  28 

20499.  —  79 

20500.  —  21 

20502.  —  8 

I  20504.  — 

20505.  — 

20506.  — 

20509.  Les  deux. 

20510.  Lapièce. 

20511.  Les  trois. 

20512.  La  pièce. 
'20513.  _  308.50 

205JK5.  -  25 

WI.  —  14 

20522.  Les  deux.  50 
20523.  La  pièce.  69 
20524.  —  24 

20525.  —  21 

20526.  —  23 

20527.  Les  deux.  42 
20528.  La  pièce.  8 
20529.  —  xo 

20530.  —  20 

20531.  —  12 

20532.  —  40 

20533-  —  12 

20534.  — 

20535-  — 

20536.  Les  deux  ^ 
20537.  La  pièce.  386.50 

20561'  ~  * 

20563.  —  8 

20564.  —  6 

20565.  Les  deux.  4 
20566.  La  pièce.  12 

20567.  —  12 

20568.  —  20 

20569.  —  g 

20570.  Les  trois.  6 
20571.  La  pièce.  60 
20572.  —  214 


2c 


A 


SÏ-iLvfc/dL  -e/r Uni, 

A  _ilO J So'^  ■  "/■  - 


Pour  Us  prix  et  la  table  alphabétique  par 
noms  d'auteurs,  consultez  Ve  tarif  spécial 
encarté  à  la  dérnière  page  du  catalogue. 


^JfO  I 

■âi///  2p^i.  I 

20485.  I 

20487.  2 
20488.  I 


TROUSSES 

Trousse  n»  1  (fig.  6050). 

Boîte,  métal  nickelé,  155  X  35^  15, “m- 
Etui  chamois  avec  fermoir.  [pip- 
Bistouri  pliant,  châsses  métal. 

Paire  ciseaux  droits,  articulation  à  doigt. 
Pince  hémostatique. 

Pince  à  dissection. 

Sonde  cannelée  acier. 

Stylets  acier. 


METALLIQUES 

Trousse  11°  3  [Suite). 

20527.  2  Pinces  hémostatiques  de  12  %. 
20528.  I  Pince  à  dissection. 

20529.  I  Pince  à  dents  de  souris. 

20530.  I  Seringue  de  Pravaz  en  étui. 
20531.  I  Thermomètre  maxima  contrôlé. 
20532.  I  Trocart  à  4  pièces,  mailleehort. 
20533.  I  Porte-nitrate  aluminium  12  %. 
20534.  ^  Spatule  acier. 

20535.  I  Sonde  cannelée  acier. 

20536.  2  Stylets  assortis. 

20537.  Prix  total  de  la  trousse  n“  3. 


«  Trousse  n»  2  (fig.  6050). 

.|i  204«^-  I  Boîte  en  métal  nickelé,  160  x  80  x  20  %.  )  (P  i ‘ 

2^96.  I  Etui  chamois  avec  fermoir.  ' 

20497.  I  Bistouri  droit  pliant,  châsses  métal. 

20498.  I  —  convexe,  pliant. 

20499.  I  Aiguille  de  Reverdin,  pliante. 

20500.  I  Paire  de  ciseaux  droits  14  %,  articulation  à  doigt. 
20501.  I  Pince  hémostatique  12  %. 

20502.  I  Pince  à  dissection. 

20503.  I  Pince  à  dents  de  souris. 

20504.  I  Seringue  Pravaz  en  étui. 

20505.  I  Thermomètre  maxima  contrôlé. 

20506.  I  Porte-nitrate  aluminium  10  %. 

20507.  I  Spatule  acier. 

20508.  I  Sonde  cannelée  acier. 

20509.  2  Stylets  assortis. 

20510.  I  Lancette  à  vaccin. 

20511.  3  Aiguilles  à  sutures. 

20512.  Soie  plate. 

20513.  Prix  total  de  la  trousse  n°  2. 


Nota.  ■ —  Nous  pouvons 
varier  la  composition  des 
Trousses  métalliques  à 
la  volonté  des  docteurs. 


20522. 

20523. 

20524. 


Trousse  n»  3  (fig.  6052). 

I  Boîte  métal  nickelé,  170  x  90  x  20  %.  1  Ÿ. 

1  Etui  chamois  avec  fermoir.  ^  j 

2  Bistouris,  manche  fixe. 

I  Aiguille  de  Reverdin,  manche  fixe. 

I  Chevalet  pour  immobiliser  et  protéger  les  3  pièces  précédentes. 
I  Paire  ciseaux  droits  14  %,  articulation  à  doigt. 

I  Paire  ciseaux  courbes  14  %. 


20563. 

20564. 


Trousse  n»  4  (fig.  6054). 


I  Bistouri  double,  droit,  et  con¬ 
vexe,  châsses  métal. 

I  Paire  ciseaux  droits  14  %,  arti¬ 
culation  à  doigt. 

I  Pince  hémostatique  de  12  %,  ar¬ 
ticulation  à  doigt. 

I  Pince  à  dissection. 

I  Sonde  cannelée  acier.  • 


20565.  ; 
20566.  : 
20567.  1 
20568. 
2656,9. 


Stylets  assortis. 

Thermomètre  maxima. 
Porte-nitrate  aluminium  de  10  %. 
Seringue  Pravaz,  en  étui  métal. 
Lancette  à  vaccin. 


20570.  3  Aiguilles  à  sutures. 

20571.  I  Trousse  en  maroquin  à  un  pliant. 
20572.  Prix  total  de  la  trousse  n»  4  (fig.  6054) 
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Trousse  j 


T  RO  U  S  S  E  S  (Suite) 

métal  nipkelé. 


Bistouri  double  pliant,  châsses 
métal,  droit  et  convexe. 

Bistouri  double,  boutonné  et  de 

Paire  ciseaux  droits  14  articu¬ 
lation  à  doigt. 

Paire  ciseaux  courbes  14  %,  articu¬ 
lation  à  doirt. 

Aiguüle  de  Reverdin,  pliante. 

Pince  à  dissection. 

Pince  à  griffes. 

Pince  hémostatique,  articulation  à 
20598.  I  Thermomètre  maxima  contrôlé. 


20590. 

20591. 

20593-  : 

20594.  : 
20595.  : 
20596.  : 
20597.  ] 


instruments  à  manche 

20599.  Trocart  explorateur  argent. 

20600.  I  Sonde  cannelée  acier. 

20601.  3  Stylets  assortis. 

20602.  I  Spatule  acier. 

20603.  I  Porte-nitrate  aluminium  10  %. 
20604.  ï  Seringue  t'ravaz  en  étui  métal.  ' 
20605.  I  Sonde  en  argent,  pour  homme  et 


20606.  I  Lancette  à  vaccin,- 
20607.  3  Aiguilles  à  sutures. 


s  métal. 


1608.  S 

20609.  Trousses  en  maroquin;  i: 

velours  de  soie,  2  pliants. 
20610.  Prix  total  de  la  tronsse  n"  5. 


TROUSSES  POUR  SAGES-FEMMES  —  N»  1 
20620.  2  Lancettes  châsses  métal. 

26621.  I  Paire  ciseaux  droits  à  tenon. 

20622.  I  Pince  hémostatique  à  tenon. 

20623.  I  Sonde  cannelée  acier. 

20624.  I  —  femme. 


20625.  I  Tube  laryngien  de  Depaul. 

20626.  I  Porte-pierre  ébène  de  20  %. 

20627.  I  Thermomètre  maxima  aseptisable. 
20628.  Trousse  en  mouton. 

20629.  Prix  total  de  la  trousse. 


TROUSSES  POUR  SAGES-FEMMES  —  N»  2 


20^640.  I  Bistouri  droit  pliant,  châsses  métal. 
20641.  I  Paire  ciseaux  droits  à  tenon. 

20642.  2  Lancettes,  châsses  métal. 

20643.  I  Sonde  de  femme,  argent. 

20644.  —  cannelée  acier. 

20645.  I  Pince  hémostatique,  articulation  à 


Boîtes  en  maillechort  extra-blanc 
nickelé  (fig.  6061),  dimensipns 
millimètres  : 


160  X 
165  X 
165  X 
165  X 


65  X  20  . 
65  X  30  . 
85  X  20., 
70  X  30  . 


X  00  X  40  .  . 


20706 

20716 

20718 

20720 

20722 

20724 

20726 

20730 

20732 

*0734 


Trousses  pour  pédicures  et  manucures  (Demander  le  catalogue  spécial). 

BOITES  POUR  INSTRUMENTS 


J0646.  I  Tube  laryngien  en  argent. 

20647.  I  Porte-nitrate  en  ébène  20  %. 
20648.  Soie  pour  ligatures. 

20649.  I  Thermomètre  maxima  aseptisable. 
20650.  Trousse  maroquin  et  velours,  avec 
I  soufflet. 

20651.  Prix  total  de  la  trousse. 


Fig.  6060, 

,vec  sa  gaine  en  feutrine,  a 


20701 

20703 

20705 

20707 

2071 1 
20713 

20715 

20721 

20723 

20725 

20727 

20729 

20731 

20733 

20735 


Nota.  —  Nous  composons,  à  la  volonté  des 
Docteurs,  des  boîtes  métalliques  avec  chevalets 
permettant  d’immobiliser  les  instruments. 


Boîte  pour  le  forceps 

Tarnler. 

400  X  100  X  80. 
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20590 

20591 

20592 

20593 

20594 

20595 

20596 

3 

20599 

20600 

20602 

20603 
!  20604 

20622 

20623 
20622 

2064 
20643 
20642 
1 2064; 

2064 

^  2065 
;  2065 
•  2070 
.  2070 

'  2070; 

y  2070 

^  2070 
!  2070 
2070 


^  207 

20713. 

20714. 

20715. 

^0717. 

20719^ 


Pages? 

Lapièce.  35 


—  3 

—  71 


20721. 

20722. 

2072 

2072 

2072 

2072 

2072 

20728 

20729 

20730 

20731 

20732 

20733 

20734 

*20735 

20741 

20743 

20744 

20745 

20747 

20748 

20749 

20751 

20752 

20753 

20754 

20655 

20756 

20757 

20761 

20763 

2076/ 

20765 

2076g 

20771 

20774 

20775 

2o^e 

2078= 

20786 

SI 

20791 

20794 

20795 


160  l> 

72  »! 
250  I 


AUTOPSIE 


ANATOMIE  MICROSCOPIQUE  — 


[  Rasoir  face  plane, 
c  Aiguille  lancéolée. 

!  —  pointues  à  dilacérer. 

[  Scalpel  petit, 
t  — ■  moyen. 

[  Pince  à  dissection. 

:  Pince  de  Strauss. 

:  Sonde  cannelée  acier  de  12  %. 


20892 

20893 

20894 

20895 


I  Paire  ciseaux  droits  fins  à  tenon. 

I  Boîte  carton  pour  larne^s. 

I  Etui  à  épingles. 

Trousse  eu  mouton,  avec  pochette 
contenant  i  plateau  cuir  avec  élas¬ 
tiques. 

20896.  Prix  total  de  la  trousse  (fig.  6070). 


F.g  6081. 

*20920.  Pince  à  dissection  fine  {fig.  6081). 

20921.  —  de  Strauss. 

20922.  Rasoir  face  plane,  petit  modèle. 

20923.  —  —  grand  modèle. 

20924.  Microtome  nouveau  modèle,  en  cuivre  poli. 

20925.  —  de  Ranvler,  nickelé. 

20926.  ■ —  modèle  à  graduation,  avec  vis  de  pré¬ 

cision  en  métal  nickelé  (fig.  6080) . 

20927.  Spatule  pour  lever  les  coupes. 

20928.  Lame  porte-objets,  76  X  26 
20929.  Lamelle  couvre-objet  22  x  22  % 

20930.  Pince  de  Cornet,  pour  tenir  les  lames. 

20931.  Pince  de  Debrandt  pour  tenir  les  lames  (fig.  6082). 


TROUSSES  A  DISSECTION  petit  modèle. 

20875.  I  Scalpel  moyen.  [  20879.  I  Aiguille  à  dilacérer. 

20876.  ï  Paire  ciseaux  droits  à  tenon.  20880.  i  Pince  fine. 

20877.  I  Rasoir  face  plane.  20881.  i  Trousse  en  percaline. 

20878.  I  Aiguille  lancéolée.  1  20882.  Prix  total  de  la  trousse. 

TROUSSE  P.  C.  N.,  modèle  adopté  par  la  Faculté  des  Sciences  (fig.  6070). 


Pour  les  prix, 
consulter 
le  tarif  spécial 
joint  au  catalogue. 


Scalpel  fin,  manche  ébène  (fig. 

6071). 

Aiguille  à  dissection  pointue,  pour 
dilacérer. 

Aiguille  à  dissection  lancéolée. 


Fig.  6071. 

20903.  Erigne  simple,  petite. 

20904.  Erigne  simple,  grande. 

20905.  Ciseaux  droits  fins. 

20906.  ■ —  fins,  courbes  sur  le  plat. 

20907.  —  —  sur  le  côté. 


Grande  boîte  d’autopsie,  dernier  modèle,  ins¬ 
truments  avec  manche  métal  nickelé,  en  boîte 
noyer  découpé  contenant  (fig.  6089)  : 

I  Couteau  à  cerveau. 

I  Costotome. 

I  Rachitome. 

I  Ciseau-burin  de  Mac  Even. 

I  Davier  de  Farabeuf. 

I  Pince  de  Rambaud. 


2  Erignes  à  chaînes. 

I  —  à  manche  forme  scalpel, 
I  — ■  —  forme  longue. 

8  Scalpels  assortis. 

I  Bistouri  à  résection. 

I  Couteau  sous-astragalien. 

I  —  amputation  12 
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BOITES  POUR  AUTOPSIE  (Suite) 


Paire  de  ciseaux  droits,  i  pointe  mousse. 
1  —  —  courbés,  I  pointe  mousse. 

I  Scie  à  dos  mobile,  grabde. 

I  Marteau. 

T  Stylet. 

I  Sonde  cannelée  14  %. 

ï  •  —  —  15  %■ 

I  Insufflateur  à  robinet  et  2  embouts. 

I  Cisaille  de  Liston. 

I  Porte-aiguille  à  coulant. 


12  Aiguilles. 

2  Rugines  de  Farabeuf. 

2  Ciseaux  burins. 

I  Maillet. 

I  Loupe. 

100  Epingles. 

24  .Epingles  à  tête  de  verre  b^anc. 

Boîte  en  noyer  découpé,  forte  (fig.  6089, 
page  38). 

'21000.  Total. 


TABLES  POUR 


BOITE  D’AUTOPSIE  (modèle  réduit) 

Boîte  autopsie,  instruments  manches  métal 
en  boîte  noyer  découpé,  contenant  : 

4  Stylets  explorateurs  nickelés. 

1  Marteau  à  crochet  26  %,  nickelé. 

2  Couteaux  à  cartilages. 

2  Scalpels  forts. 

6  Scalpels  à  dissection. 


I  Paire  de  ciseaux  entéro tomes. 

I  —  —  à  autopsie. 

I  —  —  à  dissection. 

(.  Aiguilles  à  recoudre  les  sujets. 


Couteau  à  cerveau. 

I  .^chitome.  ^ 

I  Pince  à  dissection  fine  nickelée. 

I  —  —  moyenne  nickelée. 

I  —  —  forte  nickelée. 

I  Erigne  fine  à  dissection. 

I  — 

I  Périostotome. 

I  Ciseau  burin. 

I  Sonde  cannelée. 

I  Tube  insufflateur  à  robinet  e^  ^ 

I  Porte-aiguille  microscopique. 

Boîte  noyer  découpé,  forte. 
loot*  Total.  t 


Utv-c-  d 

Seringue  pour  injections  anato- 


60120.  Appeireil  à 
chloroforme  de 
Ricard  à  sou 

^ante  ^ave^c 
masque  métal. 


60123.  Appareil  à 
éther  du  Dr 
Ombrédanne 
(fig.  6100).  . 

60124.  Accessoires 
pour  la  face. 

60125.  Masque  en 
■  caoutchouc  de 
rechange  pour 
appareil  du  Dr 
Ombrédanne. 


Écarteurs  des  joues  (voir  page  41). 

60130.  Masque  de  Guyon  (fig.  6098)  pour  tenir  la  compresse. 
60131.  Appareil  à  chloroforme  du  Dr  Tuffler,  sans  bourrelet 


de  caoutchouc. 


n  caoutchouc  de  rechange  pour  appareil  de 


Appareil  à  éther  du  Dr  Ombrédanne  avec  pied  métal¬ 
lique  amovible  permettant  de  placer  l’appareil  du 
Dr  Ombrédanne  sur  une  table  (fig.  6101).  L’appa¬ 
reil  fourni  complet  avec  son  pied  métallique,  le  tube 
de  raccordement  flexible  et  les  accessoires  pour  la 

I  60135.  Pied  métallique  support  seul. 
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<0-6oi45.i«ÿîéce  7°° 
•^60146.  Petit 
I  modèle.  185 
-O-  6oi46.'grand 


<>50148. 
<^0149. 
<>6oi50. 
■Ô-60I5I.  — 

<>60152.  — 

<>60153.  — 

->60154.  — 

■>60155.  — 
■>60156.  Les 


■<^20i5y.Lachargei6  » 

■>60158.  —  .25 

<>60159.  —  35  » 

60170.  —  105  » 

160171.  —  34  »■ 


■>60172.  La  ^2èce.3i  » 

60174^3^30,-150  » 

60175.  —  625  » 

60176.  . —  80  ,> 

60177.  —  150'  » 

60178.  — ■  28  » 

60179.  —  30  » 

60200.  . —  45  » 

60201.  —  35  I) 

60201.  inoiydable.  75 -•  » 
60202.  La  pièce.  42  »•, 

60203.  —  39  'h 
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ANESTHÉSIE.. 

ANALGÉSIE 


APPAREIL  UNIVERSEL 

de  MM.  MARTINAUD  et  CLAUDEL 

(Modèle  déposé  et  couvert  par  plusieurs  Brevets  en  France  et  à  l’étranger) 


Description  : 


L’appareil  est  équipé  avec  un  tube  de  gaz  carbonique  raccordé  sur  la 
face  postérieure  de  l’appareil,  deux  tubes  de  protoxyde  d'azote  et 
deux  tubes  d’oxygène. 

Les  deux  tubes  de  chacun  de  ces  derniers  gaz  sont  accouplés  sur  un 
dispositif  placé  à  l’extrémité  des  deux  bras  du  support  de  1  appareil. 
(Du  côté  droit  :  les  tubes  de  protoxyde  et  du  côté  gauche  :  les  tubes 
d’oxygène). 

Ces  dispositifs  sont  raccordés,  chacun,  à  un  détendeur  de  pression 
muni  d'un  manomètre  indicateur.  Les  deux  détendeurs  sont  com¬ 
mandés  simultanément  par  le  bouton  «  B  ». 

Les  gaz  détendus  à  la  même  pression  sont  canalisés,  chacun,  dans 
un  dispositif  mélangeur  très  précis  et  très  progressif,  commandé  par 
le  volant  «  V  ».  La  manœuvre  de  celui-ci  déplace  une  aiguille  sur  un 
cadran  gradué  qui  comporte  un  secteur  bleu  (pour  le  protoxyde 
d’azote),  et  un  secteur  rouge  (pour  l'oxygène).  La  position  de  l’aiguille 
sur  le  cadran  indique  la  composition  du  mélange  anesthésique. 

Les  gaz  mélangés  traversent  un  robinet  disposé  au-dessus  d'une 
cuve  à  éther  (ou  tout  autre  anesthésique  liquide).  La  manœuvre  de 
ce  robinet  par  le  bouton  «E  »  permet  de  canaliser  le  mélange,  soit 
directement  dans  le  ballon  régulateur,  soit  une  partie  dans  le  ballon, 
l’autre  partie  dans  la  cuve,  soit  en  totalité  dans  la  cuve.  Une  aiguille 
se  déplaçant  sur  un  cadran  gradué  en  10  divisions  égales  indique, 
suivant  sa  position,  la  proportion  du  mélange  qui  traverse  la  cuve. 
Le  mélange  anesthésique,  chargé  ou  non  de  Tapeurs  d'éther,  se  rend 
dans  le  ballon  régulateur.  Le  raccord  du  tube  de  gaz  carbonique 
est  disposé  sur  ce  trajet  ainsi  que  le  raccord  du  manomètre  central. 

Le  ballon-régulateur  est  muni  d'une  soupape  commandée  par  les 
mouvements  de  la  paroi  du  ballon  et  par  suite,  par  les  mouvements 
respiratoires  du  malade.  Le  fonctionnement  de  la  soupape  est 
bruyant,  et  permet  ainsi  un  contrôle  auditif  du  rythme  respiratoire 
du  patient.  D’autre  part,  la  soupape  se  fermant  lorsque  le  ballon  est 
distendu,  le  débit  de  l’appareil  est  intermittent.  Le  ballon  régulateur 
est  également  muni  d’une  vis  de  surpression  qui  permet  de  créer 
une  surpression  à  l’intérieur  du  ballon. 

La  manœuvre  du  bouton  à  pression  <<  P  »,  disposé  sur  la  face  supé¬ 
rieure  de  l’appareil,  permet  d’envoyer  directement  au  malade,  de 
l’oxygène  pur  sous  pression. 


Il  permet  de  réaliser  un  grand  nombre  de  genres  et  de  combinaisons 
d'anesthésies,  par  exemple  : 

1.  —  Par  le  Protoxyde  d’ Azote  pur  ; 

2.  —  Par  le  Protoxyde  d’ Azote-air  ; 

3.  —  Par  le  Protoiyde  d  azote-oxygène,  avec  ou  sans  gaz 

carbonique. 

4.  —  Par  1  Ether-Oxygène,  avec  ou  sans  gaz  carbonique  ; 

5.  —  Par  l'Ether-protoxyde-d  azote-ox3rgène,  avec  ou  sans  gaz 

carbonique. 

L'Ether  peut  être  remplacé  par  :  le  Chloroforme,  le  mélange  de 
Sclîleich,  le  Gométher,  le  Balsoforme,  etc... 

Le  Protoxyde  d’ Azote  par  1  Ethylène,  le  Cyclopropane,  etc... 

L  Appareil  de  MM.  Martinaud  et  Claudel  est  également  recom¬ 
mandé  comme  appareil  inhalateur  :  d'oxygène  pur,  de  gaz  carboni¬ 
que  pur,  d  un  mélange  de  gaz  carbonique  et  d  oxygène  (carbogène)  etc. 


Pré^eiitalioii. 


1.  -  Appareil  Portafif. 


H  Facilement  transportable  dans  une  Mallette. 


2.  -  Appareil  Modèle  “Clinique” 

■  Monté  sur  un  pied-support  reposant  sur  4  roulettes 
qui  permettent  de  le  déplacer  trcs  facilement. 

3.  -  Appareil  Modèle  “Dentaire*' 

■  L’appareil  proprement  dit  est  disposé  sur  un  petit 
meuble-armoire  qui  renferme  les  tubes  de  gaz  et  quel¬ 
ques  aménagements  pour  recevoir  les  différents  acces¬ 
soires  nécessaires  pour  l’anesthésie. 


Dej^criplioii  : 


L’appareil  est  équipé  avec  un  tube  de  gaz  carbonique  raccordé  sur  la 
face  postérieure  de  l’appareil,  deux  tubes  de  protoxyde  d'azote  et 
deux  tubes  d’oxygène. 

Les  deux  tubes  de  chacun  de  ces  derniers  gaz  sont  accouplés  sur  un 
dispositif  placé  à  l’extrémité  des  deux  bras  du  support  de  1  appareil. 
(Du  côté  droit  :  les  tubes  de  protoxyde  et  du  côté  gauche  :  les  tubes 
d’oxygène). 

Ces  dispositifs  sont  raccordés,  chacun,  à  un  détendeur  de  pression 
muni  d’un  manomètre  indicateur.  Les  deux  détendeurs  sont  com¬ 
mandés  simultanément  par  le  bouton  «  B  ». 

Les  gaz  détendus  à  la  même  pression  sont  canalisés,  chacun,  dans 
un  dispositif  mélangeur  très  précis  et  très  progressif,  commandé  par 
le  volant  «  Y  ».  La  manœuvre  de  celui-ci  déplace  une  aiguille  sur  un 
cadran  gradué  qui  comporte  un  sectèur  bleu  (pour  le  protoxyde 
d’azote),  et  un  secteur  rouge  (pour  l’oxygène).  La  position  de  l’aiguille 
sur  le  cadran  indique  la  composition  du  mélange  anesthésique. 

Les  gaz  mélangés  traversent  un  robinet  disposé  au-dessus  d’une 
cuve  à  éther  (ou  tout  autre  anesthésique  liquide).  La  manœuvre  de 
ce  robinet  par  le  bouton  «  E  »  permet  de  canaliser  le  mélange,  soit 
directement  dans  le  ballon  régulateur,  soit  une  partie  dans  le  ballon, 
l’autre  partie  dans  la  cuve,  soit  en  totalité  dans  la  cuve.  Une  aiguille 
se  déplaçant  sur  un  cadran  gradué  en  10  divisions  égales  indique, 
suivant  sa  position,  la  proportion  du  mélange  qui  traverse  la  cuve. 
Le  mélange  anesthésique,  chargé  ou  non  de  vapeurs  d’éther,  se  rend 
dans  le  ballon  régulateur.  Le  raccord  du  tube  de  gaz  carbonique 
est  disposé  sur  ce  trajet  ainsi  que  le  raccord  du  manomètre  central. 

Le  ballon-régulateur  est  muni  d’une  soupape  commandée  par  les 
mouvements  de  la  paroi  du  ballon  et  par  suite,  par  les  mouvements 
respiratoires  du  malade.  Le  fonctionnement  de  la  soupape  est 
bruyant,  et  permet  ainsi  un  contrôle  auditif  du  rythme  respiratoire 
du  patient.  D’autre  part,  la  soupape  se  fermant  lorsque  le  ballon  est 
distendu,  le  débit  de  l’appareil  est  intermittent.  Le  ballon  régulateur 
est  également  muni  d’une  vis  de  surpression  qui  permet  de  créer 
une  surpression  à  l’intérieur  du  ballon. 

La  manœuvre  du  bouton  à  pression  <.(  P  »,  disposé  sur  la  face  supé¬ 
rieure  de  l’appareil,  permet  d’envoyer  directement  au  malade,  de 
l’oxygène  pur  sous  pression. 
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Non  Foiicfioiiiienieiii  ; 


2 

3 

4 

5 
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L’appareil  étant  mis  en  ordre  de  marche,  c’est-à-dire  :  Les  bouchons- 
valves,  le  bouton  «  B  »  et  le  robinet  du  masque  fermés  ;  l’aiguille  du 
volant  «  V  »  sur  la  division  100  (secteur  bleu),  l’aiguille  du  volant 
<<  E  »  sur  la  position  «  Direct  ».  (La  cuve  à  éther  étant  remplie  si  on 
désire  utiliser  cet  anesthésique),  procéder  comme  suit  : 

OUVRIR  le  bouchon-valve  d’un  tube  de  protoxyde  d’azote  et  d’un 
tube  d  oxygène.  Immédiatement,  les  manomètres  indiquent  la  pression 
des  gaz  contenus  dans  les  tubes. 

OUVRIR  progressivement  les  détendeurs  en  mano  uvrant 
le  bouton  «  B  »  pour  remplir  le  ballon  régulateur  de 
protoxyde  d’azote  pur. 

PLACER  LE  MASQUE  sur  la  figure  du  malade 
et  recommander  à  ce  dernier  de  faire  quelques 
inspirations  assez  fortes. 

PROFITER  de  l’une  de  ces  inspirations  pour  ouvrir  complètement 
le  robinet  du  masque  de  manière  à  mettre  ce  dernier  en  commu¬ 
nication  avec  le  ballon  régulateur. 

Si  la  pression  du  gaz  dans  le  ballon  est  trop  forte,  diminuer  le 
débit  de  l’appareil  en  manœuvrant  le  bouton  «  B  ». 

Si  la  pression  est  trop  faible,  manœuvrer  la  vis  de  surpression 
pour  créer  une  surpression  dans  le  ballon. 

Lorsque  l’anesthésie  est  sur  le  point  d  être  atteinte,  MANŒUVRER  len¬ 
tement  et  progressivement  le  volant  «  V  »  pour  donner  un  peu  d’oxygè¬ 
ne  et  rechercher  la  proportion  convenable  pour  obtenir  une  anesthé¬ 
sie  régulière. 

Si  on  le  juge  néce.ssaire,  MANŒUVRER  le  bouton  «  E  »  de  la  cuve 
pour  faire  passer  plus  ou  moins  de  mélange  anesthésique  dans  la  cuve. 
On  DONNERA,  s  il  y  a  lieu,  de  f  oxygène  pur  sous  pression  en 
appuyant  plus  ou  moins  longuement  sur  le  bouton  «  P  »  et  du  gaz 
carbonique  en  ouvrant  plus  ou  moins  le  bouchon  valve  du  tube. 


La  Technique  d'Anesthésie  ci-dessus  n'est  donnée  qn'à  titre  d'exemple.  Elle  peut  subir  de  nombreuses  variantes 


NOTA.  —  Lorsque  l'Anesthésie  est  obtenue  et  devenue  régulière,  le  fonctionnement  de 
l'appareil  est  automatique  et  ne  nécessite  plus  aucune  manipulation.  C'est  le  malade  qui 
règle  le  débit  de  l'appareil  par  ses  mouvements  respiratoires. 


ANESTHESIE.. 

,  ANALGÉSIE 


APPAREIL  UNIVERSEL 

de  MM.  D'  MARTINAUD  et  CLAUDEL 

(Modèle  déposé  et  couvert  par  plusieurs  Brevets  en  France  et  à 


Il  permet  de  réaliser  un  grand  nombre  de  genres  et  de  combinaisons 
d'anesthésies,  par  exemple  : 

1.  —  Par  le  Protoxyde  d’ Azote  pur  ; 

2.  —  Par  le  Protoxyde  d’Azote-air  ; 

3.  —  Par  le  Protoiyde  d'azote-oxygène,  avec  ou  sans  gaz 

carbonique. 

4.  —  Par  r Ether-Oxygène,  avec  ou  sans  gaz  carbonique  ; 

5.  —  Par  l'Ether-protoxyde-d  azote-oxj^gène,  avec  ou  sans  gaz 

carbonique. 

L  Ether  peut  être  remplacé  par  ;  le  Chloroforme,  le  mélange  de 
Schleich,  le  Gométher,  le  Balsoforme,  etc... 

Le  Protoxyde  d’ Azote  par  1  Ethylène,  le  Cyclopropane,  etc... 

L’Appareil  de  MM.  Martinaud  et  Claudel  est  également  recom¬ 
mandé  comme  appareil  inhalateur  :  d'oxygène  pur,  de  gaz  carboni¬ 
que  pur,  d  un  mélange  de  gaz  carbonique  et  d  oxygène  (carbogène)  etc. 

Na  Pre^eiitalioii. 

1.  -  Appareil  Portatif 

^  Facilement  transportable  dans  une  Mallette. 

2.  -  Appareil  Modèle  “Clinique” 

■  Monté  sur  un  pied-support  reposant  sur  4  roulettes 
qui  permettent  de  le  déplacer  très  facilement. 

3.  -  Appareil  Modèle  '' Dentaire” 

I  L’appareil  proprement  dit  est  disposé  sur  un  petit 
meuble-armoire  qui  renferme  les  tubes  de  gaz  et  quel¬ 
ques  aménagements  pour  recevoir  les  différents  acces¬ 
soires  nécessaires  pour  l’anesthésie. 


îieN 

1  arae^èriüiiqiieii . 


Les  plus  récents  travaux  sur  la  Technique  de  l’Anesthésie  générale 
et  de  l’Analgésie  et  sur  les  retentissements  des  Anesthésiques  généraux 
sur  1  organisme  démontrent  la  nécessité  d'administrer  les  anesthési¬ 
ques  au  moyen  d'appareils  dosimétriques  précis,  auxquels  doivent 
être  adjoints  des  dispositifs  pour  inhalalions,  soit  d  oxygène,  soit 
de  gaz  carbonique. 

l’Appareil  de  MM.  D'-  Martinaud  et  Claudel,  bien  conçu,  bien 
au  point,  répond  à  toutes  ses  exigences. 

illaiiiahilîté, 

Pi*éc*jNloii9  i^éciirité, 
Foiietioiiiieiiieiit  iiiipeec*able« 

LAISSANT  A  l'anesthésiste  TOUTE  SON  ATTENTION  pouT  le  malade 
—  telles  sont  les  caractéristiques  de  cet  appareil. 

C’est  l'appareil  complet,  réunissant  sur  un  même  support  tous 
les  moyens  pour  réaliser  et  faciliter  de  multiples  combinaisons 
d’anesthésie,  pour  prévenir  et  guérir  les  complications  possibles 
pendant  et  après  la  narcose.  Son  utilisation  est  également  indi¬ 
quée  en  oxygénothérapie  comme  pneumo-oxygénateur. 

l'Appareil  de  MM.  MARTINAUD  et  CLAUDEL  est 
l’auxiliaire  indispensable  du  praticien  : 

MÉDECIN  ,  CHIRURGIEN  ,  MÉDECIN-ACCOU¬ 
CHEUR,  OTO-RHINO-LARYNGOLOGISTE, 
DENTISTE,  etc 

Sa  présentation  élégante,  son  caractère  aseptique,  la  beauté  de  :s;KÏiiî| 
son  fini,  la  perfection  de  ses  détails,  lui  donnent  une  place  pré-  gâMaâîl 
pondérante  dans  le  mobilier  chirurgical  de  toutes  salles  d’opérations.  ::s:s::i 


ANESTHESIE  (Suite). 


Nota.  — Le  prix  des 
appareils^  ci-des¬ 
sous  ne  'comporte 
pas  la  fourniture- 


des  bouteilles 
d’oxygène  et  de 
protoxyde  d'azote. 

60145.  Appareil  du 
D'  Desmarest 
pour  l’anesthé- 

xyde  ?^a°zote 
avec  masque 
genre  Tissot. 

60146.  Mallette  en 
fibre  pour  le 
transport  de 
V  appareil  d  u 
Dr  Desmarest. 

60147.  Appareil  du 
Dr  Desmarest 
SUT  pied  support 

Femploi  de  bou¬ 
teilles  de  plus 
grand  modèle  et 
le  transport  fa¬ 
cile  de  l'appa¬ 
reil  tout  monté 
(fig.  6115). 


Fig.  6116. 

60170.  Masque  du  Dr  Camus, 
avec  2  porte-ampoules 
(fig.6116),pouranesthé- 
©  sie  au  chlorure  d’éthyle. 

60171.  Masque  en  caoutchouc  de  rechange  pour  appareil  du 
Dr  Camus. 

60172.  Masque  du  Dr  Slffre,  pour  .anesthésie  générale  par  le 
chlorure  d’éthyle. 


60177.  Pipe  à  soupape  du 
Pr  Sébllleau  (fig. 
6119)  avectubed’ad- 
mission  tournant. 


Sathing  1 


pi  Fig.  6117. 

Tube  de  Mayo  modifié  par  le  Dr  Marcel,  modèle  Drapier 
{déposé)  (fig.  6117).  . 

à  sa  surface  lisse  et  à  ses  mors  en  étain  ce  tube  evxte 
er  les  malades,  de  plus  leé  ailettes  empechent  un  glisse- 
^  ment  trop-  prononcé  dans  l  ayrteye-gorge. 

Guéridon  d'a'nesthésie  avec  2,plateaux  en  faïence 
et  une  tablette  inférieure  ajouree  (fig.  6121). 

Guéridon  d’anesthésie  roulant  avec  3  cuvettes  en 
cuivre  nickelé,  2  grandes  et  une  petite,  et  une  tablette 
inférieure  en  verre  80  X  40  X  40. 


contenance  300  gr.  60150 

—  600  gr.  60151 

I  000  gr.  60152 

contenance  60  litres.  60153 

—  120  litres. .  60154 

—  200  litres.  60155 


La  bouteille  de  pro 
xyde  d’azote  vide. 


Tube  de  Mayo  pour  l’anes¬ 
thésie  à  l’éther  dans  la  chh 
rurgie  abdominale  (fig. 
6120),  modèle  pour  adultes. 

Le  même,  pour  enfants. 


La  bouteille  d’oxygène  i 
vide.  ( 

60156.  Protoxyde  d’azote,  les  100  grammes. 
60157.  Oxygène.  La  charge  de  60  litres. 
60158.  Oxygène.  La  charge  de  120  litres. 
60159.  Oxygène.  .La  charge  de  200  litres. 


TIRE-LANGUE 


Fig.  6132. 

60202.  Pince  tire-langue 
ovales  (fig.  6132) . 
60203.  Pince  tire-langue 


Fig.  6131. 

60201.  Pince  tire-langue  du  D^  Laborde 
(fig.  6131)  pour  tractions  rythmées. 


Fig.  6121. 


A 
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*60234-  Ouvxe-bouche  droit 
du  D'  ÎTerrler 
(fig.  6149). 

*60235.  Ouvre-bouche  coudé  du  Dr  Terrier 
(fig.  6150). 

60236.  Ouvre-bouche  de  Heister,  droit  ou 
courbe. 


OUVRE-BOUCHE 


60237.  Bâillon  ouvre-bouche  de  Whitehead  (fig.  6146). 
60238.  BaiUon  ouvre-bouche  de  Whitehead  avec  abaisse 
langue  articulé. 

60239.  Bâillon  ouvre-bouche  de  A.  Heverdln. 

60240.  Bâillon  ouvre-bouche  de  Trélat. 


Fig.  6165. 


60270.  Ecarteurs  des  joues  du  Dr  Luc 
(fig.  6165). 


Fig.  6166. 
fil  maillechort  I(fig.  6166). 


ASEPSIE  CHIRURGICALE 

TOILETTE  DES  MAINS  DU  CHIRURGIEN 


60245. 

Ouvre-bouche  for¬ 
mant  abaisse- 
langue  du  Dr 
L.-J.  Roy,  modèle 
Dra-pier  (déposé), 
(fig.  6147),  pour 
adultes. 


60247.  Ouvre-bouche  du  Dr  Va¬ 
cher  (fig.  6150),  modèle 
Drapier  et  Fils,  avec 
crochets  interchangeables, 
à  tenon  permettant  d'em¬ 
ployer  le  même  instru 
ment,  comme  ouvre 
bouche  ou  comme  écar 

L’ouvre-bouche  seul. 


60249. 

*Ouvre-bouche  du 
Dr  O’Dwyer  (fig. 


Ouvre  -  bouche  de 
Delabarre. 


60290.  Pinces  à  ongles  ii  % 
courante  (fig.  6170). 
60291.  La  même,  qualité  extra. 


à  deux  becs,  qualité 


60292.  Pince  à  envies  (fig.  6171),  qualité  extra. 
SAVON  LIQUIDE  (voir  page  232). 
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(>02Z0.  La  pièce.  87 
60230.  Inoxydable.  200 
60231.  La  pièce.  105 
60232.  —  40 

60232.  inoxydable.  95 

I  60233,  ia  19 

!  60234.  —  125 

00234.  inoxydable.  205 
La  pièce.  130 
60235.  Inoxydable 
60236.  La  pièce. 


60237.  — 

!  60238.  . — 

.  60239.  — 

60240.  — 

60245.  — 

j  60246.  — 

1 60247.  — 

'  60248.  — 

_  ;  60249.  - - 

60249.  inoiydabli 
60250.  La  pièce 
.  60270.  — 

60280.  — 


II5 

150 

750 


28 
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.  60298.  La  pièce.  6 
60299.  —  27 

60300.  —  35 

60301.  —  4° 

60302.  —  24 

60303.  —  20 

60304.  —  I 

60305.  — '  2 

60306.  —  3 

60306.  inoxTdaWe.  9 

60307.  La  pièce.  13 
60350.  — 

60351.  —  4 

60352.  —  .  » 

60353.  ia />««>'«■  ^ 

Rouge.  26 

Gris.  28 

60354.  Rouge. 

I  Gns. 

60355.  La  paire-. 

60360.  — 

60361.  — 

I 60365.  — 

60366.  — 

60367.  Supprime. 

60368.  La  paire. 

60369.  Supprimé. 

60370.  Supprimé.  , 

60380.  Modèle  , 

courant.  La 

douzaine.  2.50 
60380.  Modèle  1 

fort  La  douz.  3  ■  *  i 
60381.  La  boîte.  6  * 

60382.  La  grosse. 

Mod.  courant  27  * 

'  Mod.  fort.  35  ■» 
60385.  La  pièce.  0.70 
60390.  —  350  » 

60391.  —  140  * 

60392.  —  215  * 

i 60395.  —  300  » 

j  60396.  —  330  » 

60397  ■ —  600  » 

60398.  La  paire. 


iiHA,  ' 


/  .  S  - 


doV&t'  ^ 


TOILETTE  DES  MAINS  duCHIRURGIEN 

(Suite) 

60298.  Porte-savon  en 

60299.  Support  mural 
verre  ci-dessus. 

60300.  Boîte  rectangulaire,  175 
couvercle  métal 
nickelé,  à  bou¬ 
ton,  pour  mettre 


ASEPSIE  CHIRURGICALE 


60301.  La 


60302.  Boîte  rectangu- 

(fig.’eiSO)  avec  Fig.  6180. 

brosse  à  main 

vissée  au  couvercle,  en  glace  rodée. 

60303.  Support  mural  à  '  griffes  pour  le  porte-brosse 
figure  6180. 

60304.  Brosse  à  ongles  pour  asepsie  chirurgicale. 


J  60305.  Lime  i 


Fig.  6181. 

ongle,  en  acier  (fig.  6181),  long.  10  \ 
60306.  La  même,  en  12  ^ 
60307.  Cure-ongles,  mat 
che  métal  à  ar 

Doigtiers  du  T'  Legueu 
avec  protège-main 
(fig.  6187). 

60350.'  A  I  doigt. 

60351.  A  2  doigts. 

60552.  A  3  doigts. 


60353.  Gants  de  Chaput,  en  feuille 
anglaise  grise  ou  rouge  avec 
inanchette  (trois  tailles, 
main  d’homme  ou  main 
de  femme).  La  paire. 

60354.  Gants  de  Chaput,  en  feuille 
anglaise  grise  ou  rouge, 
manchette  renforcée,  long. 
34  %  (fig.  6188). 

60355.  Gants  en  fil  blanc  spéciaux 
pour  opérations.  (Indiquer 
la  pointure.) 


(Suite) 


LES  GANTS  ”  Valr^'/àç"  de  DEAPI  ER  sont  réputés  pour-, 
1“  Leur  économie  par  la  durée. 


Nouveaux  gants  Falvivô;,  de  Drapier  et  Fils,  brevetés,  en 
para  pur.  Ces  gants  reproduisent  les  moindres  détails  de 
la  main  qu’ils  gantent  parfaitement  (fig.  6189). 

La  qualité  extra  du  caoutchouc  que  nous  employons  et  de 

nouveaux  procédés  de  fabr —  ’ - '  '  ’  " 

le  maximum  de  résistance  e 
stérilisations  à  l’autoclave.  ' 

60360.  Gants  ra),T|vôç,  avec  manchette  non  renforcée,  lon- 


c  manchette  renforcée,  longueur 


gueur  28  %. 

[.  Gants  ra>.ï)vôc,  ave 
■  34  %  (fig-  6189). 

recevoir  une  paire  de  nos  gants,  indiquer  la  pointure  des 
gants  de  ville  que  Von  porte  habituellement. 


BOITES  pour  la  STÉRILISATION  des  GANTS 


60365.  Gants  américains  en  caoutchouc 
moulé  blanc  pour  manipulations 
et  pansements.  La  paire. 

Gants  américains,  ■ 
en  caoutchouc 
soie  (fig.  6190), 
légers,  pour  pal- 


Forts,  pour  au¬ 
topsies. 

Nota.  —  Pour  les 
gants  américains, 
indiquer  la  poin¬ 
ture  des  gants  de 

60380.  Doigtiers 
pour  toucher, 
en  caoutchouc 


6038: 


60382. 


60385.  Doigtiers 
forts  en  feuille 
anglaise.  La 

pièce.  Fig.  ( 

Boîtes  du  P'  Gosset,  pour  stériliser 
les  gants  en  caoutchouc  sur  man¬ 
drins  en  fil  métalhque. 

60395.  Pour  2  paires  de  gants. 

60396.  Pour  3  — 

6039,7.  Pour  6  — 

60398.  Mandrins  en  fil  double  pour 
la  stériüsation  des  gants 
moulés  (fig.  6198).  La  paire. 


Fig.  6196. 

60390.  Boite  en  maillechort  nickelé,  montée 
avec  éclipse  et  berne  de  plombage  e1 
4  paires  de  gants.  Dimensions  40  x  ro  o. 

60391.  Boîte  rectangulaire  en  maiUechort  nickelé  à  i  éclipse  avec  bouton  d’arrêt.  Cette  boîte  permet  la 
stérilisation  de  3  paires  de  gants  (fig.  6196).  Dimensions  250  x  150  x  80. 

Nota.  —  Les  dimensions  de  cette  boîte  ne  permettent  pas  l'introduction  des  mandrins,  figure  6198. 

60392.  Boîte  rectangulaire  en  maillechort  nickelé  avec  2  éclipses  à  bouton  d’arrêt. 

Cette  boîte  permet  la  stérilisation  de  5  paires  de  gants.  Dimensions  350  x  150  x  90. 
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OPHTALMOLOGIE 

CATARACTE  —  IRIDECTOMIE 


Panas  (fig.  6225) . 

60501,  Ecarteur  de 
Muller,  pour  l’ex¬ 
tirpation  de  la 
glande  lacrymale. 

60502.  Ecarteur  de 
Morax,  à  branches 

fixes  et  pression  , 

parallèle.  ' 

60503.  Ecarteur  d’Axenteld  pour  l’extirpation  de  la  glande 
lacrymale. 


Fig.  6226. 

^  ^  60505.  Releveur  des  paupières,  à  manche  (fig.  622^ 

60506.  —  —  avec  irrigation  du  Dr  L’agrange. 

60507.  Releveur  des  paupières,  à  plaque  de  Jaeger  (fig,  6227),  ei 
60508.  Releveur  des  paupières  double  de  Pelller  (fig.  6228). 


Fig.  6245. 

60550.  Ciseaux  à  rotation  du  Dr  Wecker  (fig.  6245), 
60551.  Pince  de  Vacher  pour  capsulo-iridotomie. 


*  3010.  Ciseaux  fins, 

pointus,  droits, 
à  iridectomie 
(fig.  5138). 

*  3011.  Ciseaux  fins, 

pointus,  cour¬ 
bes,  à  iridecto¬ 
mie  (fig.  5139). 
60554.  Ciseaux  coudés 
de  Graefe. 


Fig.  6248. 

60560.  Pince  de  Graete,  à  fixer. 

60561.  —  —  —  avec  ressort  (fig.  6248). 

60562.  Pince  à  fixer  du  D'  Vacher  à  branches  décroisées. 


60515.  Blépharostat  de  Kelley. 


pour  T  angle  externe, 
articulé  de  Galezowskl 
(fig.  6229). 

pour  l’angle  interne 
(fig.  6230). 
de  Terson. 
du  Dr  de  Wecker. 
articulé  de  Pley  (fig. 
6231). 

du  Dr  Landolt. 
à  irrigations. 


Fig.  6255. 

60575.  Couteau  de  Graefe  (fig.  6255). 

60576.  Couteau  de  Panas. 


du  Dr  Wecker  (fig.  6256). 


60595.  Kystitcme  de  Graefe,  sans  curette  (fig.  6257). 
60596.  —  —  avec  curette. 

60597.  Crochet  de  Graefe,  pour  le  cristallin,  aigu  ou  n 
60598.  Crochet  tranchant  pour  synéchies. 

60599.  Aiguille  à  discision  de  Bowmann  (fig.  6258). 
60600.  —  - —  de  Galezowskl. 

60601.  —  à  paracentèse,  simple. 

60602.  La  même,  avec  stylet  argent. 
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3012.  La  pièce. 

3012.  Inoiydable. 

3013.  Z,a  pièce.. 
3013.  inoxydable. 
60620.  La  pièce 

60621.  _ 

60622.  — 

60623.  — 
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60635.  ha  pièce. 

60636.  _ 

60637.  — 

60660.  — 

60691.  — 

60700.  — 

60701.  — 

j  60726.  — 

60750.  — 

!  60751.  — 

!  60752.  — 

i  60753.  — 

!  60755.  — 

i  60756.  — 

!  60757. 

60771.  —  11.800  » 

60772.  —  7.000  » 
Pour  les  3  numéros  pré¬ 
cédents  lire  monté 
sur  planchette  mu¬ 
rale  au  lieu  de  tré¬ 
pied. 

60780.  La  pièce.  23  » 

60781.  —  23  )> 

60782.  —  50  » 

60783.  —  21  » 

60784.  —  23  » 

60785.  —  55  „ 

60786. 

60800. 

60801. 

60802. 

60803.  15  gram.  3.50  i 
60803.  30  giam.  4  » 

60803.  60  gram.  4.75 
60803.  125  gram.  6  » 

6o3o^.  La  pièce.  12  »  |. 


38  » 

30  » 

i  : 

,) 

3-75 

2.25 
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^®77  Electro-aimant,  force  portante  kg. ,  monté  sur  bras  orien-  v 
table  fixé  sur  planchette  chêne,  lampo-tétnain,  pédale  inter-  J 
ruptrice  et  5  embouts,  marchant  sur  110  volts  continu.  ^ 


Go  JJ 


lophasé  et  permettant  d’alimenter  l’électro^^Ji^^^livré 
rhéostat  de  démarrage,  rhéostat  d’excitation  et  schéma  de 


GoJJ^-  L®  même  marchant  sur  110  volts  triphasé. 
boJfU  -  220  —  monophas 

ée>  7  —  220  —  triphasé. 


j' 


eu  f  0U'lé^AÀ^  '{  cÎMt'hy»  -  etvtp  eU, 


j{ 
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IRIDECTOMIE  (Suite) 


CORPS  ÉTRANGERS 


60620.  Spatule  de  Wecker  en  argent  pour  refouler  Tiris  (fig.  6270). 
60621.  Spatule  en  écaille,  pour  refouler  Tiris. 

60622.  Sclérotome  du  D''  Galezowski. 

60623.  Pinces  à  sutures  de  Panas  pour  kératoplastie. 


Fig.  6272. 


60635.  Couteau  du  D'  Wecker  (fig.  6272). 

60636.  Pince  kystitome  du  Dr  Terson,  à  4  dents  de  chaque  côté. 
60637.  Pince  capsulaire  du  Dr  Pley. 

60660.  Trépan  d’Eliott  pour  sclérecto-iridectomie  (fig.  6273), 
4  grosseurs  ;  15/10  ;  20/10  ;  25/10  ;  30/10.  La  füce. 


ENUCLEATION 


ÉLECTRO-AIMANTS 


r  la  tige  à  vis  de  Vélee- 


Nota.  —  Les  jorces  portantes  indiquées  sont  calculées 
tro-aimant,  les  pointes  n'étant  pas  vissées  sur  celui-Ci,. 

Petit  électro-aimant,  à  cylindre  ébonite,  pour  l'extraction  des  paillettes  métalliques  dans 
Tœil,  avec  5  pointes  différentes  et  cordon  (type  fig.  6310). 

La  force  portante  de  cet  électro-aimant  est  de  4  hilogs  pour  les  modèles  alimentes  par  courant  continu 
et  I  kilog  pour  les  modèles  alimentés  par  courant  alternatif. 

60750.  Fonctionnant  sur  courant  continu  iio  volts  (secteur-dynamo). 

60751.  —  —  220  volts. 

60752.  Fonctionnant  sur  courant  alternatif  iio  volts  ou  220  volts,  avec  interrupteur  indis¬ 
pensable. 

60753.  Fonctionnant  sur  une  pile  de  4  volts  ou  accumulateur. 


60700.  Aiguille  pour  corps  étrangers. 
Fig.  6290. 


60701 .  Gouge  pour  corps  étrangers  (fig.  6390) . 


60705.  Œillère  en  verre. 

60706.  Canule  de  Kalt,  en  cristal. 

60707.  Canule  du  Dr  Moriez  en  métal. 

60708.  Canule  métallique,  sous-palpébrale,  du  D'  Terson  (fig.  6281). 
60709.  Manche  à  robinet  du  Dr  Panas,  avec  canule. 


STRABISME 


60725.  Crochets  doubles  du  Dr  Wecker,  pour  l’avancement  des  muscles  (fig.  6298). 
60726.  Pince  de  Prince  à  ressort,  pour  avancement  musculaire  droite  ou  gauche. 


Gros  électro-aimant  à  cylindre  ébonite  (fig.  6310)  pour  l'extraction  des  parcelles  métal¬ 
liques  dans  Tœil  avec  7  pointes  diverses,  et  cordon. 

La  force  portante  de  cet  électro-aimant  est  de  ^  Mlogs  sur  courant  continu  cSmo  1  kg  jnn  ~iir  rnuratti 


TIlllinMif  ;  longueur  totale,  220  ^  ;  diamètre,^  %. 
60755- Fonctionnant  sur  courant/iio  volts. 

60756.  Fonctionnant  sur  courant'continu  220  volts. 

60257.  Fonctionnant  sur  courant  alternatif  1 10  v^to  ou  2; 


•  -.-y /O/,  l'unciiuimam. sur  coui alitai i.ciuanx  1  ivi  vyiio  nu 


ÉLECTRO-AIMANTS  (Suite) 

Grand  électro-aimant  de  Cramer  orientable  horizontalement 
5140.  verticalement,  monté  sur  trépied  à  roulettes,-  avec  pé  ’  ’ 
ruptrice.  Force  portante  :  150  kilogs  au  contact  (sans  lei 
60770.  Fonctionnant  sur  courant  continu  no  volts. 


c  groupe  convertisseur. 


60771.  Sur  courant  alternatif  no  volts 
60772.  Sur  courant  continu  220  volts. 

Instruments  non  magnétiques  nécessaires  pour  utilisation 
aimants. 

60780.  4  Pinces  à  pression  continue,  dorées. 

60781.  I  Pince  à  iris  courbe  dorée. 

60782.  I  Pince  de  Graefe  dorée. 

60783.  I  Pince  fine  droite  dorée. 

60784.  I  Pince  courbe  dorée, 

60785.  I  Blépharostat  doré  de  Pley. 

60786.  I  Spatule  de  Wecker  droite  et  mousse  en  argent,  à  manche  dor; 


VOIES  LACRYMALES 


3  soufflé 


■e  soufflé  bleu,  marron 


60800.  Compte-gouttes  du  D'  Morax, 
blanc  (fig.  6321). 

60801.  Compte-gouttes  du  D^  Morax,  en 
vert  (fig.  6321). 

60802.  Compte-gouttes  à  tétine  avec  flacon  (fig.  6320) 
blanc,  marron  ou  vert. 

60803.  Flacon  compte-gouttes,  bouchon  émeri,  4  grandeurs. 

60804.  Canules  lacrymales  droites  ou  courbes,  en  argent,  se  montant 
sur  toutes  les  seringues  Pravaz. 

60805.  Les  mêmes,  coniques,  droites,  en  argent 


et  FILS,  41, 


î  de  Rivoli,  PARIS 


VOIES  LACRYMALES  (s«it, 


60830.  Seringue  de  Galezowskl 
boîte  métal  (fig.  6340). 

60831.  Seringue  de  Meyer, 
avec  2  canules  argent  oli- 
vaires. 

60832.  Seringue  d’Anel 
simple,  en  boîte  gainerie, 
avec  3  canules. 

60833.  Seringue  d’Anel,  à 
3  anneaux,  avec  piston 
stérilisable,  3  pistons  et  rondeUes  de  re  change,  3ca' 
unies,  le  tout  en  boîte  métal  nickelé.  ® 

60834.  Seringue  lacrymale  tout  eu  verre  ave< 
3  canules,  en  boîte  métal. 

60835.  Lacrymotome  de  Giraud-TeuTon. 


PAUPIÈRES 


(Siiite) 


Fig.  5352. 

3468.  Aiguille  de  Rever- 
dln,  fine  (fig.  5352). 

60915.  Ventouse  de 
Heurfeloup,  -avec  son 
scarificateur  dans  un 
étui  métal. 


Fig.  6341.  ^>11,  — I 

J argent,  olivaire. 

60841.  Stylet  du  Dr  Galezowskl  (fig.  6341).  60844  N™  i  à  6 

îîôs  1  f°f46.  Nos  9  et  10.  I  60847.  NOS  „  ;t  12. 

Stvllt  K*  conique,  strié  ou  lisse  de  Slchel. 

I-  Stylet  bi-comque  de  Gillet  de  Grandmont,  en  argent. 

Fig.  6342. 

Sis  iglS  "S"'  <“'■  “‘2|- 


60860'  Wecker  (fig.  6343). 

£>0860.  Curette  tranchante  du  Dr  Terson. 

Fig.  6344. 


^  boutonné  de  Weber,  droit  (fig.  6344). 

60866.  Couteau  boutonné  de  Weber,  demi-courbe. 
60867.  Couteau  du  Dr  Galezowskl. 

droit  du  Dr  Galezowskl  (fig.  6345). 
finRS  2  Galezowskl. 

60880.  Sondes  ^lectrolj^ic^ues  olivaires  du  î*  Lagrange, 


Fig.  6392. 

pour  chalazion  (fig.  6392). 

gauche. 


60956.  Pince  de  Desmarres,  à 
60957.  —  _  à 

60958.  —  de  Snellen  à  vis,  pour  chalazion,  droite 


PAUPIÈRES 


60801.  Compte-gouttes  du  Dr  Morax  (voir  fig.  6321,  page  44) 
en  verre  vert.  — °  * 

^  Fig.  6360. 


60895.  Bistouri  droit  (fig.  6360).  |  60896.  Le  même.  convexe 
6O899.  Crochet  pointu  pour  chalazion. 

60900.  Curette  tranchante  de  Meyhôfïer,  4  grandeurs. 

60901.  — 


Fig.  6370.  Fig.  6371.  Fig.  6372. 


60920.  Porte-aiguille  de  Wecker  (fig. 
6372). 

60921.  Porte-aiguille  de  Galezowskl. 
60922.  Porte-aiguille  du  Dr  Landolt 
(fig.  6371). 

60923.  Porte-aiguille  de  Sand. 

60924.  Porte-aiguille  àbascule  (fig. 

6370)  pour  aiguilles  fines. 
Aiguilles  fines  pour  les  yeux  (voir 
page  14). 


Fig.  6395. 

60959.  Pince  de  Snellen  à  verrou  (fig.  6395). 

60960.  Pince  a  sutures  du  Pr  Panas. 

60980.  Scarificateur  de  Desmarres,  pour  les  paupières. 


Fig.  6398. 

h  cils  (fig.  6398),  qualité  ordinaire. 

*60986.  Pince  à  épiler  les  cils  (fig.  6398),  qualité  fine 
60989.  Plaqpie  en  métal,  de  Jaeger,  pour  les  paupières  (voir 
fig.  6227,  page  43). 

60990.  Plaque  à  paupières  en  buffle. 


60994.  Faisceau  d’aiguilles  à  tatouer  du  Dr  de  Wecker.  Fig.  6400 
60995.  Faisceau  plat  d’aiguiUes  à  tatouer  d’Agnew. 

60996.  Spatule  large  en  argent  pour  tatouage. 

60997.  Aiguille  à  tatouage  du  Dr  de  Wecker  avec  spatule  en  argent 


e  supérieure  pour  tatouage.  ' 
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21 100.  Loupe  binoculaire  stéréoscopique  de 

2II0I.  Loupe  binoculaire  stéréoscopique  de 
Berger  avec  serre-tête  à  ressort 
(fig.  6430). 

La  même,  avec  photophore  électrique. 

 4  volts  8  volts  12  volts 


PULVÉRISATEURS 

f2ii20.  Pulvérisateur  du  Dr  Laurenço,  petit 
modèle  (fig.  6437). 

2II2I.  Le  même,  ^and  modèle,  avec  appui- 
front. 

21122.  Pulvérisateur  à  i  tige,  du  D'' Abadie. 
21123.  —  2  — 


21140.  BOITE  n»  1.  —  CATARACTE-IRIDECTOMIE 


I  Boîte  du  Dr  Morax  avec  chevalet  8  places. 

I  Couteau  de  Graelfe. 

I  Couteau  de  Wecker. 

I  Lance  de  Landolt. 

E  Ciseau-pince  Wecker. 

I  Kystitome  à  tige  flexible, 
t  Curette  en  argent. 

■1141.  BOITE  n»  2.  —  STRABISME 


Crochet  de  Graelfe. 

Anse  de  Snellen. 

Spatule  argent. 

Paire  de  ciseaux  courbes  à  i 
Blépharostat  de  Pley. 

Pince  à  fixer. 

Pince  à  iris  courbe. 

ÉNUCLÉATION 


c  Boîte  du  Dr  Morax  avec  chevalet  4  places.  I  i  Ciseaux  courbes  mousses. 

2  Crochets  mousses  pour  strabisme.  i  Spatule  à  énucléer. 

[  Pince  à  griffes.  i  Ciseaux  forts  énucléation. 

[  Pince  à  griffes  fines.  I  i  Aiguille  à  corps  étrangers. 

21142.  BOITE  no  3.  —  PAUPIÈRES  —  CHALAZION 


[  Boîte  du  Dr  Morax  avec  chevalet  6  places. 
[  Pince  de  Desmarres. 

[  Plaque  en  métal. 

[  Pince  de  Péan,  petite, 
c  Pince  de  Terrier,  petite. 


E  Bistouri  petite  lame. 

E  Bistouri  moyen. 

E  Curette  tranchante. 

E  Scarificateur  de  Desmarres. 

2  Releveurs  de  Desmarres. 
i  Crochet  pointu  pour  chalazion. 


21 143.  BOITE  n»  4.  —  VOIES  LACRYMALES 


[  Boîte  métal  du  Dr  Morax  a 
4  places. 

c  Couteau  boutonné  de  Weber. 

E  Couteau  mousse  de  Stilling. 

E  Curette  de  Wolkmann,  petite  taille. 


[  Ecarteur  de  Muller  pour  le  s; 
2  Ecarteurs  de  Valude. 

[  Rugine  de  Valude. 

[  Stylet  conique. 

[  Série  de  6  stylets  argent. 


BOITES  du  Dr  Morax  vides. 

2ri46.  4  places.  |  21147.  6  places.  |  2ri48.  8  places. 

CATARACTE  MOLLE 


21160.  Aspirateur  de  Redard. 


I  2ir6r.  Aspirateur  de  Lapersonne. 

PÉRIMÈTRES 


2rr3i.  Tonomètre  de  Schiotz  (fig.  6432), 
avec  certificat  de  contrôle  du  Labo¬ 
ratoire  de  l’hôpital  Lariboisière. 
2ri32.  Tonomètre  oculaire  de  Weill. 


Fig.  6440. 


OPHTALMOSCOPES 

21175.  Ophtalmoscope  de  Follln,  simple 
(fig.  6440).  ^ 

21176.  Le  même,  en  boîte  métal  nickelé. 

21 177.  Ophtalmoscope  de  Follln,  avec 
roue  et  verres  correcteurs. 

2ri78.  Le  même,  en  boîte  métal  nickelé. 

21279.  Miroir  plan  s’adaptant  sur  le 
manche  des  ophtalmoscopes  ci- 
dessus. 


21165.  Périmètre  de  Landolt  avec  cur-  I  21 
seur. 

21166.  Périmètre  de  Landolt  ordinaire.  | 


167.  Périmètre  semi-enregistreur  du  D^ 
Priestley. 


2ir8o.  Ophtalmoscope  du  Dr  Parent. 
2ii8r.  Ophtalmoscope  de  Essad  droit 
21182.  —  —  pliant 
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OPHTALMOLOGIE  (Suite) 

2 1195.  Echelle  optométrique  décimale  du 
Monoyer  pour  lettrés  (fig.  6455). 

2 1  igd.  iawîémr,  pour  illettrés. 

21197.  Echelle  du  Dr  Wecker. 

-«9^.  Echelle  optométrique  décigrade  universelle  du 

‘24 ‘><^6  Dr  Armaignac. 

2119g.  Echelle  à  main  en  toutes  langues,  lavable. 

2 12 10.  Règle  optométrique  composée  de  22  verres 
convexes  et  concaves  donnant  la  série  des 
numéros,  de  0,50  à  1,000  dioptries, 

212 II.  Limettes  d’essai  simple,  pour  verres  sphé¬ 
riques. 

21212.  Luettes  d’essai  simple,  pour  verres  cylin- . 
driques,  doubles  cercles  divisés,  nickelés. 

21213.  Lunettes  d'essai  du  Dr  Armaignac  à  écarte¬ 
ment  réglable. 

21214.  La  même,  avec  disques  tournants  commandés 
par  pignons  dentés. 

RÈGLES  A  SKIASGOPIE 

21230.  Règle  du  Dr  Trousseau  (fig.  6457),  avec  cur- 

2.1231  Règk  du  Dr  Parent. 


BOITES  DE  VERRES  D’ESSAI 


^fafsson  P°V);/erres  d  essais  (fig.  6458),  intérieur  bois  poli, 

^  ^  mobile,  contenant  60  verres  sphériques  Bi-CX  par 
paires  et  60  verres  sphériques  Bi-CC  par  paires,  en  bagues  nickelées 

SL' c  Jtve^rr^f  ?  et  15  verfes  plans  cyhn: 

üriqiies  LC,  5  verres  plans  prismatiques  i,  2,  3,  4,  50  ^  j  \^rre  rouge 

néTmm^  T  ^  ^  Manc,  I  fente  sténo- 

peique,_  I  trou  stenopéique,  i  obturateur,  i  lunette  d’ei  ’ 


OPHTALMOMÈTRE 

21250.  Ophtalmomètre  des 
Drs  javal  et  Schlotz 
(fig.  6456). 

D-  —  Indiquer  U  courant 
du  secteur  électrique  sur  le¬ 
quel  il  doit  être  utilisé. 

21251.  Table  élévatoire  spé¬ 
ciale  pour  l’ophtal- 
moscope  des  Drs  javal 
et  Schlotz. 

21252.  Ophtalmo  -  fantôme 
masque  zinc. 


2T-1,T  “reiiopeique,  I  oDturateur,  i  lunette  d’essai. 

21241.  ™  noyer  ciré,  fermant  à  clé,  caisson  mobile,  fond  a  joui 

couvercle  démontable,  verres  centres  extra-blancs,  numérotés  cylin 
P  ^  pnsmatiques  avec  parties  dépolies  parallèlement  à  l’axe,  ave 

bagues  montures  à  vis,  contenant  : 

68  ve_^es  sphé^nques  Bi-CX  par  paires,  j  i  verre  rouge,  i  verre  bleu,  i  verre  vert 

38  ve^es„l„„scylmdriqu';sCXparpmres.  ï  S sS^iéiqreLLrLuLWiq^^ 
2LT2'' ^  I  ^  MaddoxliLple,  i  lunette  d 


CC  — . 

irres  plans  prismatiques  de  i  à  lo' 

,  2.  Cylindre  sphéromètre. 

IONISATION  TRANSCÉRÉBRALE  ET  OCULAIRE 

21270.  Casmift  Hn  "Hr  D  ITKaniviiaf  _ 


ï*^SÂPÎÈFr^Fî^nIs7~4T~^üë~dë~RÎvôu7lRÂRÎS 


dèle.  JDrapier  breveté  s.  g.  d.  g., 
pour  ionisation  transcérébrale, 
oculaire  et  applications  de  dia- 
thermie  oculaire  (fig.  6459). 

Le  casque  du  Dr  Franquet  est  livré 

avec  2  électrodes  en  charbon  pour  ■  ^ 

ionisation  et  2  électrodes  pour  diathermie 
2 1271.  Electro-œillère  dp  Dr  A.  Cantonnet  pour 
1  ionisation  oculaire.' 

fouctibnner  l’électro-œillère  du 
Dr  Cantonnet  (voir  fig.  10965,  page  215). 


Fig.  6459. 


CRYOCAUTÈRE  POUR  TRAITEMENT  DU  TRACHOME  —  DIATHERMIE  OCULAIRE 


Fig.  6472. 

Cryocautère  des  D'»  Lortat- Jacob  et  P.  Vell  pour  traite¬ 
ment  sur  les  paupières  et  sur  la  conjonctive  et  en  parti¬ 
culier  du  trachome  par  la  neige  carbonique,  modèle  Dra¬ 
pier,  breveté  s.  g.  d.  g.  (fig.  6472),  en  boîte  métal  nickele 
avec  4  pointes  ophtalmologiques.  (Envoi  de  la  notice  sur 
demande) . 

Appareil  de  haute  fréquence,  modèle  Drapier  transportable  (fig. 
6478)  breveté  s.  g.  d.  g.,  pour  applications  diathermiques  en 
ophtalmologie.  Cet  appareil  permet  toutes  les  utiUsations  d  e- 
lectro-coagulation,  diathermie,  effluvation  ;  il  possède,^  en 
-  outre,  les  dispositifs  nécessaires  pour  cautère,  lumière,  élec- 
'trolyse,  avec  inverseur- de  courant. 


Nouveau  casque  diathermique  du  D'  Maw^,  modèle  Drapier 
(fig  6473)  breveté  S.  G.  D.  G.  pour  O.  R.  L.  et  Ophtalmologie). 
Le!' bras  articulés  de  ce  casque  coulissent  le  f ‘1" 

bandeau  et  prennent  toutes  les  positions  ;  ils  peuvent  ainsi  appliquer 
à  n’importe  quel  point  de  la  tête,  depuis  la,  mastoide  jusqu  aux  yeux  et 
au  nez  des  électrodes  de  formes  diverses  mises  en  place  instantanément 

grâce  à  un  dispositif  de  rotule  à  ressort.  „  ^ 

ai^O";  Casque  du  D'’  Mawas,  avec  deux  électrodes  (fig.  647d). 
21^06  Electrodes  ;  oculaires,  nasales  (fig.  6474),  auriculaires 
(fig.  6475)  ou  mastoïdiennes  (fig.  6476).  La  paire. 

21307.  Câble  bifide  pour  coupler  les  électrodes. 

^21308.  Electro-oeillère 
Sfjyf  du  D'  A.  Can- 


Cet  appareil  est  employé  dans  les  principaux  Services 
hôpitaux  de  Paris,  du  Val-de-Grâce  et  de  l’hôpital  Rothschild. 


Piles  pour  faire  juno- 
tionner  l’électro-œillère 
du  D^  Cantonnet  (voir 


Fig.  6478. 


ÉLECTRODES  POUR  APPLICATIONS  DE  HAUTE  FRÉQUENCE  EN  OPHTALMOLOGIE 


21315.  Trousse  d’électrodes  pour  applications 
ophtalmologiques  comprenant  : 

I  Manche  isolant  porte-embout. 

1  Embout  à  aiguille. 

1  —  à  crochet. 

I  ■ —  à  plateau. 

I  —  à  couteau. 

I  —  à  croissant. 

1  -  -  à  plaque  temporale. 

I  —  œillère. 

I  Ecarteur  double  en  Pyrex. 

I  Boîte  avec  plateau  à  chevalet  pour  les  ins¬ 
truments  ci-dessus. 


Electrodes  des  D''s  Worms  et  Marteret. 

3.  Aiguille  droite  (fig.  6480).  |  21323.  Plateau  coudé  (fig.  6483)  • 

1.  Aiguille  coudée  (fig.  6481).  21324.  Olivaire  droite  (fig.  6484) 

2.  Plateau  droit  (fig.  6482).  [  21325.  Olivaire  courbe  (fig.  6485). 


21326.  Electrode  temporale  droite  du  D'  Worms  (f 
21327  Electrode  temporale  coudée  du  Dr  Worms  (f 
21328.  Electrode  palpébrale  droite  du  D'  Worms  (f 
21329!  Electrode  palpébrale  coudée  du  D'  Worms. 
21330.  Manche  porte-électrodes  oculaires  (fig.  C 
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STOMATOLOGIE 


.  Daviers  français,  droits  ou  couroes. 

■  P,  ~  universel,  permettant  de  faire  les  principales  extractions. 

'  °  Raube,  permettant  de  faire  les  principales  extractions 

■  anglais,  pour  molaire  supérieure  droite. 

.  Davier  anglais,  pour  molaire  supérieure  gauche  (fig.  6551). 

—  inférieure. 

—  pour  dents  de  sagesse  inférieures. 

Daviers  anglais  pour  dents  de  sagesse  supérieures  (fig.  6552). 

—  pour  molaires  supérieures  (fig.  6551). 

“  — pour  incisives  et  canines  supérieures  (fig.  6553). 

Dec  de  faucon  pour  molaires  inférieures  (fig.  6554). 

Daviers  pour  racines  supérieures  (fig.  6550  et  6555). 

• —  inférieures. 

21513.  Davier  pince  coupante,  droite  (fig.  6556) 

21514.  —  _  courbe. 

21515-  — •  pour  molaires  supérieures,  enfants. 

21516.  —  —  inférieures. 

2 15 17.  Les  mêmes,  avec  articulation  à  doigt. 


CRYOCAUTÈRE  STOMATOLOGIQOE  d..D~Wj.„b..Gi»,b„„,iS.G.D.G 


"■535-  î*  “«f”  (% 

/  métal  nickelé  avec  4  pointés  stomatolotrlm^S  ^*  f  leucoplasies  buccales,  en  boîte 
2  gaines  en  caoutchouc.  {Envoi  d^ÛnoUce  dîtJttéTsu7d^^%^^°'^'^ 

^ii6  stomatologiste  (voir  figure  9692!''pa|e  carbonique  dans  le  cabinet 


Fig.  6575. 

21550.  Curette  alvéolaire  du  D'  Chompret,  droite, 
^^à^gâuche**^^  alvéolaire  du  Dr  Chompret,  coudée 

du  Dr  Chompret,  coudée 
^^|53^^Bistouri  pour  décapuchonner  les  dents  de 


in  acier  inoxydable  a 


Fig.  6578.  ^ 21554.  Brunissoir  courbe  e 

„  ,  .  ,  „  manche  métal. 

sable  par  ébullitira  ou  PoupineWonclionmnTà  entièrement  stérili- 

(fig.  6588),  modèle  Drapier  déposé.  ^  ^  ^  ^  ^  manche 

21560.  L’éclaireur  avec  i  miroir  dentaire  (fig.  6588) 

^21561.  Miroirs  supplémentaires  de  tailles  variées  pouvant  se  monter  sur  le  no  21560). 


21562.  Nouvel  éclaireur  dentaire  stérilisable  avec  lamne 
nermSt/rH-®  éclairage  parfait  et 

Ffiv  complet  des  dents 

éclairer  ce  miroir  soit  avec  une  ^ 

?iducteur^°  ® 

de  toutes  dimensions  se  montant  sur  l’éclaireur  (fig.  6589) . 
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INSTRUMENTS  A  NETTOYER  LES  DENTS 


21590.  Clé  de  Garengeot,  manche  en  mét; 
pompe. 

2 1591.  La  même,  manche  en  bois,  modèle  à 
ou  adultes. 


ELEVATEURS  POUR  RACINES 

21595.  Elévatexir  droit  ou  coudé,  à  gouttière,  manche  métal  {fig.  6600]. 
21596.  Pied-de-biche  (fig.  6599),  manche  métal. 

21597.  Elévateur  modèle  anglais,  droit  ou  gauche,  manche  métal. 


MIROIRS  DENTAIRES 


21600.  Miroirs  dentaires  ronds  de  17  21  %,  23  2' 

manche  ébène  fixe. 

21601.  Les  mêmes,  avec  manche  métal  nickelé  (fig.  6606). 
21602.  Miroir  dentaire  ovale,  avec  genouillère  à  écrou. 


21621.  Précelles  coudées,  pour  dentistes,  longueur  9  1/2. 

21629.  Limes  à  séparer  pour  dentistes,  simples. 

21640.  Instruments  à  nettoyer  les  dents,  tout  acier  nickelé. 
21641.  Excavateiu-s  tout  acier  nickelé  (fig.  14  à  31). 

21650.  Spatule  pour  amalgame  tout  en  acier  nickelé. 

21655.  Fouloirs  pour  amalgame  et  plombage  blanc. 

21660.  Porte-foret  à  colonne  torse,  avec  6  forets  logés  dans  le 
manche. 


,vec  4  crochets  nickelés,  à 
c  3  crochets,  pour  enfants 


21665.  Poire  à  eau,  monture  métal  nickelé. 

1670.  Insufflateur  à  air  chaud,  modèle  Amoedo  (fig.  6607). 

-  avec  poire  côtelée,  contenant 


21671.  ■  — 

21672.  Le  même,  contenant  2  onces. 
21673.  Le  même,  contenant  3  onces. 
21680.  Seringue  dentaire  du  Dr  Raison. 
21681.  Seringue*  Impériale  »  en 
métal  nickelé  (fig.  6608). 
21682.  Aiguilles  pour  seringue  Im¬ 
périale,  en  tube  v 
6  aiguilles. 
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Fig.  40. 

Cloches  paraboliques  en 
xélonite,  donnant  le 
maximum  de  puissance. 

I'®  puissance .  162  » 

2®  ^  .  180  » 

3"  —  204  » 

4"  .  234  » 

51  -TfA 


Fig.  38. 

Pocket  en  xélonite  facile¬ 
ment  transportable  dans 
la  poche  (fig.  38) . 

puissance .  144  » 

2*^  —  .  162  » 

3“  —  186  » 

4®  -  216  » 


N°  51.  Xélophone  Drapier  avec  microphone  simple  et  régula¬ 
teur,  coffret  gainerie  portatif,  serre-tête  et  piles. . .  1  000  » 

N»  52.  Xélophone  Drapier  avec  microphone  double  donnant 
le  maximum  de  puissance,  régulateur,  serre-tête  et  piles 
en  coffret  gainerie . . .  1  500  „ 
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Fig.  41. 

,  Conques  bi-auriculaires  en  xélonite, 
dans  la  chevelure,  modèle  Drapier, 

!'■“  puissance . . . 


S  de  Rivoli  J  PARIS 


OREILLES  —  APPAREILS  ACOUSTIQUES 


Fig.  24. 

Passe  -  partout 

acoustique, 
■métal  (fig.  24), 
i^jiiissance  72  » 


Depuis  plusmurs  années,  nous  avons  développé  et  étudié  spécialement 
la  laorication  des  appareils  acoustiques.  Notre  nouvelle  matière  brevetée. 

ininflammable,  nous  permet  la  fabrication  d’appareils 
contre  la  surdité  ayant  un  rendement  maximum  de  sonorité.  Nos  modèles 
très  très  étudiés  répondent  aux  différents  besoins  des  sourds. 

la  plus  complète  qui  ait  été  créée  pour  l’amélioration 


Notre  collection 
infirmité. 


■  d’a'ÏÏlificXVsItffPérS^^  “Babyphones 


ïérentes. 
Notice  spéciale  si 


Fig.  33  his. 
Simili  -  éventail 
en  xélonite. 
ji'®  piiisasncc  156  » 
2®  —  174  » 

3®  ~  192  » 


Fig.  36. 

Appareil  mono-auriculaire  flexible,  modèle 
Drapier,  modèle  réduit  se  transportant 
facilement,  poids  100  grammes,  en  gaine 
chamois  (fig.  36) .  150  » 


2170 

2170 

2^70^ 

,  2i7i; 

•■:W23 

21724 

2172 

I  21730 

^  2173 

21750 

21751 

21752 

21755 
■  21756 
21757 

,  21758 

‘  ^i'^6 

j  21762 

I  .21763 

;  21764 
21765 
2iy66 

21770 

21771 

21772 

21773 

21774 

21777 

I  21791 

21793 

21797 

21799 
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OREILLES 


Miroirs  pour  éclairage  (voir 
page  55). 

Embouts  d'otoscope  en  verre. 
La  pièce. 

En  buffle.  La  pièce. 

En  ivoire.  La  pièce. 

En  aluminium.  La  pièce. 

Tube  otoscope,  avec  une  olive, 
ivoire  et  une  olive  buffle  (fig. 
6650). 

Otoscope  de  Brunton. 

Inducteur  acoumétrique  du 
Dr  R.  Foy  pour  le  diagnostic 
des  surdités. 

Poire  de  Politzer,  en  caout¬ 
chouc  rouge  à  côtes,  avec 
soupape,  grosseur  n°  8. 

Grosseur  n»  lo. 

Embout  conique  en  métal  pour 
monter  la  sonde  dTtard  sur. 
la  poire  de  Politzer. 


Fig.  6652. 

21713.  Poire  de  Politzer  (fig.  6653)  en  caoutchouc  noir,  avec  soupape. 
Z1720.  Diapason  32  vd  avec  curseur.  21721.  Le  même,  64  vd  (fig.  6652), 
21722.  Diapason  128  vd  avec  curseur.  21723.  Le  même,  256  vd. 

21724.  Diapason  sans  curseur  (fig.  6652),  512  vd. 

21725.  Diapason  sans  curseur  1024  vd.  21726.  Le  même,  2048  vd. 

21730.  Monocorde  de  Struyoken. 

2 1731.  Sifflet  de  Galton. 


21750.  Stylet  coudé,  à  bout  olivaire  ou 
strié,  avec  plaques  (fig.  6654), 
maillechort  nickelé  (2  tailles). 

2 1751.  Les  mêmes,  s 
21752.  Stylet  droit,  ei 


Fig.  6655. 


31755.  1 


e  dTtard  en  ébonite  (fig.  6655). 

21756.  —  gjj  maillechort  nickelé,  4  grosseurs  (fig.  6655). 

31757.  Sonde  dTtard  en  argent,  4  grosseurs  (fig.  6655). 

21758,  Embout  conique  en  ébonite,  pour  monter  les  sondes  dTtard  sur  lès  poires  de  Politzer, 


21772. 

31773- 

21774. 


Bocal  en  verre  avec  plateau  perforé,  pour  tenir  les  sondes  dans 
un  liquide  antiseptique. 

Bougies  en  celluloïd  pour  dilater  la  trompe  d’Eustache, 
6  numéros. 

Les  mêmes,  eu  gomme. 

Sonde  plato-métrique  du  D'  Rattel. 

Tympan  artificiel. 

Pince  porte-tympan  artificiel. 

Masseur  pneumatique  de  Delstanche  (fig.  6660). 

—  avec  balle  de  caoutchouc  et  tube. 

Spéculums  à  2  valves,  articulation  à  doigt,  avec  vis  latérale. 
Spéculums  auri  de  Toynbée,  en  métal  nickelé  (fig.  6651), 
le  jeu  de  3. 

Les  mêmes,  en  argent. 

Spéculums  auri  de  Politzer,  en  métal  nickelé,  le  jeu  de  4. 
Spéculums  auri  de  Toynbée,  pour  enfants,  le  jeu  de  3  en 
métal  nickelé. 

Spéculum  de  Siegle,  en  métal,  avec  2  embouts. 

Spéculums  du  D'  Le  Mée,  6  tailles. 

—  à  évidement,  3  tailles. 

Spéculum  de  Kramer. 


21790.  Lance-poudre  pour  oreilles,  de  Kabiersky  (fig.  6661),  en  métal  nie 
21791.  Le  même,  en  ébonite. 

21792.  Lance-poudre  éljonite,  avec  balle  caoutchouc  (fig.  6662). 

21793-  Lance-poudre  à  ressort  de  Moritz-Schmldt  avec  2  canules  droite  et  courbe  en  métal 
nickelé. 


21797-  Aiguille  à  paracentèse  coudée  (fig.  6663). 
31798.  —  —  contre-coudée  (fig.  6664). 

21799.  Furonculotoiïie.  ‘  - 
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La  pièce.  59  » 

21831.  —,  40  ». 

21832.  ^  13  »| 

21833.,  —  19  .>[ 

21834.  —  18  » 

21835.  n“  i.Lap.s  »' 
21835.  n»  2,  -  3.59 

21835.  n».  3.  -  4  » 

.  21835.  n“  4.  ^  4.; 

■  21835.  n»  5.  —  5.5 

■  21835.  n“  6.  —  6 

:  21835.  rio  7-  -  7 

21835.  n»  8.  —  8 

21835.  n»  9.  —  10 
21836.  La  pièce.  45 
21837.  —  40 


'fie  {jtyt-J  .  _  ' 


21881.  n»  2. 

;  21881.11“  3- ,  1 

218S2.  Le  rouleau. 

125  gr-  I' 

21883..  X.e  rouleau. 


j  21883 


,1884 

21885 

21890 

21891 

21892 
1898 

2190 

2190 

2190 

2190 

2191 
21911. 
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22000.-  La  pièce. 


22032 

22033 

22034 

22035 

22036 


L’appar.  850 
La  pièce.  20 

inoxydable.'  45 

La  pièce.  48 


.  .  '  :'■  :  ^  t':. 


22000.  Bistouri  de  Sexton. 

22001.  Synéchotome  de  Sexton. 

22002.  Ténotome  droit  et  gauche  de  Sexton, 
22003.  Curette  double  pour  cérumen. 

Fig-  Fig.  Fig.  Fig.  Fig.  Fig.  Fig.  Fig. 
6720.  6721.  6722.  6723.  6724.  6725.  6726.  672^  672i.  6729. 


Fig.  6730. 

22010.  Instruments  de  Polltzer.  de  la  fig.  6720 
à  6729.  La  pièce. 

22011.  Le  manche  (fig.  6730). 

22012.  La  série,  avec  manche,  en  boîte  noyer. 
22013.  La  série  des  10  instruments  avec  leur 
manche,  en  boîte  métal  nickelé. 


22033.  Ecar^ems  de  Gibert  à  7  griffes  (fig.  6753). 

22034.  Ecarteur  en  L,  pour  le  conduit  mem¬ 
braneux. 

22035.  pour  décoller  le  conduit  membra 

22036.  Bistouri  de  Stacke  droit  et  gauche 
-?2637r-Bistoimi  de  Nélaton  à  pointe  rabattue. 


OREILLES  (Suite) 

Tympanion  des  D«  Landry  et 
Franquet  (de  Reims),  modèle 
Drapier,  breveté  s.  g.  d.  g. 
(fig.  6740).  Cet  appareil  a  été 
établi  spécialement  pour  l’ap¬ 
plication  déHcate  de  l’ionisa¬ 
tion  transtympanique,  il  peut 
servir  également  à 
toute  thérapeuti¬ 
que  visant  à  l’im¬ 
prégnation  locale 
d’un  organe  au 
moyen  d’un  agent 
médicamenteux 
générateur  d’ions 
adéquats. 

Grâce  au  réducteur  de 
potentiel  dont  cet 
appareil  est  muni, 
il  ne  peut  y  avoir 
aucune  transition 
brutale  d’inten¬ 
sité. 

[Envoi  de  la  notice 
spéciale  sur  de¬ 
mande.) 

22015.  L’appareil  complet. 


APOPHYSE  MASTOÏDE  (Suite) 


22038.  Ecarteur  mastoïdien  de  Cretté  (fig.  6754). 


APOPHYSE  MASTOÏDE 

Pinces  de  Kocher  (voir  page  5). 

—  hémostatiques  de  12  %  (voir  page  5). 

—  à  oreilles,  mors  lisses  (voir  page  53). 

—  à  dissection  (voir  page  10) . 

—  à  dents  de  souris  (voir  page  IC). 

Ciseaux  (voir  page  3). 

Aiguilles  de  Reverdin  (voir  page  11). 


22030.  Ciseaux-burins  droits  (fig.  6750),  4,  6,  8  et  10  ^ 
La  pièce.  1  ‘i-  • 


22032.  Ecarteur  en  S,  métal  nickelé  (fig.  6752).  La  paire, 
22041.  Ecarteurs  de  Wolkraann  à  8  griffes.  (Voir  fig  10406 
page  190).  La  paire. 

22044.  Ecarteur  mastoïdien  du 
Dr  Vacher  (fig.  6757),  avec 
griffes  interchangeables  à 
ténon,  modèle  Drapier,  per¬ 
mettant  d’employer  le  même 
instrument  comme  ouvre 
bouche. 


22039.  Marteau  de  Polltzer,  en  l 
(fig.  6755). 

Maillet  à  2  têtes,  en  bronze 

'  DRA^ 


Fig.  6756. 

22042.  Masse  du  Dr  Lombard  (fig.  6756). 
22043.  Maillet  en  bois  de  gaïac,  50  x  80. 
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ECLAIREURS  FRONTAUX  ^suite) 


Pour  Us  éclaireurs  frontaux  destinés  à  la  grande  chirurgie,  V: 

Eclaireur  de  poche  «  Le  Pholu  »,  breveté  s.  g.  d.  g.  (fig. 

6795)  pour  examen  rapide  de  la  gorge  et  en  général  de  toutes  -  _ 

les  cavités.  Cet  éclaireur,  peu  encombrant,  très  léger  et  % 

pratique,  est  fixé  sur  une  monture  de  lunettes  ordinaires  et  se  M 

met  en  place  aussi  aisément  qu’un  binocle  quelconque.  Il  est  ^ 

alimenté  par  une  pile  de  poche  du  type  habituel  du  commerce 

que  l’on  peut  trouver  partout  ;  cette  püe  est  enfermée  p-  o-gj,  k 
dans  une  gaine  nickelée  avec  2  prises  de  courant  M 

nickelées  que  l’on  voit,  sur  la.  figure  6795,  dépasser  . 

de  la  poche  du  médecin.  L’éclaireur  «  Le  Pholu  »  est  ^  ^ 

enfermé,  pour  le  transport  dans  la  poche,  dans  une 
petite  boîte  en  métal  nickelé. 

22200.  «  Le  Pholu  »  complet  eu  boîte  métal  nickelé  M 

(sans  la  pile  de  poche  ni  la  gaine  nickelée) . 

22201.  Gaine  nickelée  avec  pile  et  couvercle. 

22202.  Pile  de  rechange  seule. 


RÉDUCTEUR  PORTATIF  POUR  LUMIÈRE 


ir  page  181 

22210.  Protecteur  buccal  stérilisâble,  en 
mica,  s’adaptant  sur  tous  les  miroirs  et 
protégeant  l’opérateur  contre  les  expec¬ 
torations  des  malades  (fig.  6798). 

TABLEAUX  ET  TABLES 
ROULANTES  PANTOSTATS 

(voir  pages  218  et  219). 

Fauteuils  pour  O.  R.  L.  (voir  page  226). 

222II.  Photophore  frontal  (fig.  6799)  avec 
serre-tête  à  ressort  et  une  paire  de  cor¬ 
dons,  en  boîte  aluminium. 

22212.  Pile  de  poche  de  4  volts,  modèle 
extra-plat  de  130  %  y.  100  %  y  42 
poids  950  gr.,  avec  éléments  P.  X.  absolu¬ 
ment  hermétiques  (fig.  6801)  permettant 
l’éclairage  sans  rhéostat  des  lampes  de  4  volts  pour  miroirs.  Ces 
pUes  sont  d’une  très  longue  durée  et  peu¬ 
vent  se  recharger  aisément  à  l’aide  de 
cartouches  de  rechange. 

22213.  Ceu^touches 
de  rechange.  La 


Fig.  6797. 

22203.  Pile  de  poche  de  4  volts  en  étui 
métal  nickelé  avec  dessus  galalithe  polie,  et 
2  bornes  pour  brancher  les  fils  des  miroirs 
(fig.  6797).  Le  remplacement  des  piles  usées 
se  fait  très  aisément  et  on  peut  utiliser  dans 
nos  étuis  toutes  les  piles  de  poche  du  com¬ 
merce. 

22204.  La  même,  avec  couvercle  nickelé. 

22205.  Pile  de  poche  de  rechange.  Lanière. 

22206.  Petit  rhéostat  amovible  ■tfg.  6796) 
pour  adaptés,  sur  les  bornes  ojSiHa  pile 
(fig.  6797)  et  evtont  de  brûlerdes^mpes 
par  »-Survoltage.'’’^uand  ’  " 

rnerfce  à  se  décharger,  < 

^ on  branche  directç! 
ymornes  de  la  pile.  -y 

Réducteur  de  courant  «  Le  Pygmée  Drapier  (fig.  6802),  modèle  etmar-  |  branché  une  demi-heure  sur  le  secteur  sans  se  détériorer  On  peut, 

que  déposés),  fonctionnant  sur  courant  alternatif  seulement.  Cet  appareil  est  le  fixer  au  porte-jambe  d  une  table  d  examen,  grâce  au  collier  que 

plus  petit  et  le  plus  léger  réducteur  de  courant  qui  existe,  c(est  le  modèle  île  la  figure  6802.  , 

poche  par  excellence,  ne  pesant  que  270  grammes,  ses  dimensions  sont  de  22217.  Le  Pygmee  Drapier,  pour 

95  %  X  50  %  X  35  Z,  il  convient  parfaitement  à  l’éclairage  des  miroirs  de  ^  collier  de  fixation) 

Clar  au  dommile  du  malade  ou  dans  le  cabinet  -  du  docteur  et  peut  rester  |  22218,  Le  meme  pour  220  volts  alternatifs. 


3  volts  alternatifs  (fig.  6802)  (sans  le 


Collier  de 
fixation 
amovible 

adapter 
au  Pygmée. 
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22250.  Spéculum  du  D'  Duplaj 
(fig.6830). 

22251.  Le  même,  à  large  pavillon. 
22252.  Spéculum  du  D'  Chatelller,  à 
valves  inégales. 

53.  Mouche-bébés  du  D'  Escat. 


FOSSES  NASALES 


22254.  Petit  spiroscope  du  Dr  Louis  Leroux  (fig.  6840), 
destiné  à  apprécier  facilement  la  possibilité  d’ins- 
^iration  de  chàque  fosse  nasale,  modèle  Drapier, 


Fig.  6840. 

22270.  Nécessaire  pour  diagnostic  (fig.  6842),  composé  d’un 
miroir  avec  ressort,  3  miroirs  laryimiens  stérili- 
sables,  i  abaisse-langue,  i  spéculum  Duplay,  i  jeu 
de  spéculums  Tonybée,  i  porte-coton  pour  le  larynx, 

1  porte-coton  et  i  stylet  pour  le  nez  ou  l’oreüle, 

2  manches  mobiles,  en  boîte  métal  nickelé. 

22271,  Boite  pour  le  diagnostic,  composée  de:  i  miroir  100% 
avec  son  bandeau,  3  miroirs  laryngiens  ronds,  assor¬ 
tis  de  grandeur,  avec  2  manches,  i  abaisse-langue 
pliant,  I  jeu  de  3  spéculums  pour  oreilles,  r  spécu¬ 
lum  Duplay,  I  porte-coton,  en  boîte  gainerie. 


22256.  S 


Fig.  6832. 


22255.  Spéculum  du  D'  Killlan  (3  taille.s) 
(fig.  6831)  pour  rhinoscopie  et 
résection  sous-muqueuse  de  là  cloison. 

SALPINGOSCOPE 

D^EXPLORATION 

. . . . - . ^ . , 

Fig.  6841. 

22275.  Salpingoscope  d’après  Valentine  Holraès  (fig.  6841) 
permettant  l’exploration  directe  des  cavités  en 
I  oto-rhino-laryngologie  et  le  contrôle  des  applica¬ 

tions  diathermiques  dans  le  rhino-pharynx.  En  boîte 
métal  nickelé,  avec  lampe  de  rechange  droite  ou 
coudée,  câble  et  pièce  à  main. 

Constantes  mécaniques  et  optiques  du  Salpingoscope,  gros¬ 
seur  n°  12,  Chanière.  Longueur  de  l’optique  du  prisme  à 


péculum  du  Dr  Meure 
à  écartement  parallèle 
(fig.  6832). 

22257.  Spéculum  de  Palmer, 
pour  opérations  de  la 
cloison  (4  tailles). 


22258.  Spéculum  du  D'  Vacher 
à  ouverture  latérale 
(fig.  6833). 

22259.  Spéculum  nasi  à  doigt. 


l’oculaire  140  %.  Grossissement 


twg  X  250 


pour  la  distance 


/?v 


2j2^.  Pince  à  anneaux  du  D' 
Lubet-Barbon  (fig.  6845), 

2J2^.  La  même  (fig.  6844),  mors  à 
griffes.  ?  .  5-3 
Pince  coudée  à  ressort,  pour 
le  nez  (voir  fig.  6683, 
page  53). 

g// 222^3.  La  rwémc,  grand  modèle.  5 i 


22279.  Miroir  de  Glatzer,  en  zinc  poli  (fig.  6843). 
22280.  Miroir  de  Glatzer,  en  cuivre  nickelé 
_  (fig.  6844). 

DRAPIER  et  FILS,  4i,~rue  de  RivôïïPPÂRÎS 


^7/0  Fig.  6846. 

I  22298.  Stylets  coudés  à  bout  ordinaire, 
avec  plaque  maillechort  nickelé 
(fig.  6846),  2  tailles,  p 

2^9.  Les  mmes,  sans  plaque,  bout  strié. fj?. 


Page  S7 

22250.  La  pièce.  13 

22252,  —  35 

22253.  —  18 

22254  —  ■  75 

2225^.-  —  50 

22256.  —  42 

22257.  —  6.5 

22258.  —  19 

22259.  —  24 

22270.  —  240 

22271.  —  230 

22279.  Supprimé. 
22280.  La  pièce.  44 
22290::  —  38 

■ü2^0t  inoxydable.  gO 
La  pièce.  40 

22291-.  inoxydable.  lOO 

22292-.  La  pièce.  15 
^2293^  —  27 

■22298r  ■ —  5 

22299, -  —  3 


ÎJ?fo 

7/0 
if  'jrr 
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22350.  La  pièce. 


22353- 
22354- 
,  22355. 

I  22356. 

I  22360. 

!  22361. 

22362. 
22363. 
22364. 
22365. 
22370. 

j  2238a 

'  22381. 

;  22382. 

'  22383. 

22384. 
22385. 

I  22386. 

i  22387. 

!  22388. 

22390. 

!  22391. 

22392. 
22393. 
22394. 

^395-- 

22396. 

22397- 

1 22398. 

’ 22399. 

22403. 

22404. 

1 22405. 

Ww  224îa 

a4i^- 

22417. 


(  îfJIfP 


—  7-50 


,2/W 
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aaxion  Hémostatique  au  ur  L,aurens,  pour  le 
tamponnement  des  fosses  nasales,  3  tailles. 
Lance-poudre  de  Kablérsky  (voir  fig.  6661,  p.  52) 
métal  nickelé,  avec  2  canules. 

2335^.  Lance-poudre  à  balle,  avec  2  canules.  fjg, 

vint 


s'ïliV  ■ 


FOSSES  NASALES  (Suite) 


Fig.  6860. 

22353.  Seringue  nasale,  tout  en  cristal,  du  Dr  Cauzard, 
pour  rbuile  de  vaseline  (fig.  6860),  en  boîte  métal. 


22354.  Rhingoutte  du  Dr  Cayla  (fig.  6864),  modèle  Dra¬ 
pier  (déposé)  pour  l’huile  de  vaseline,  pouvant 
etre  mis  dans  la  poche.  En  boîte  métal  nickelé. 

22355.  Seringue  nasale  de  Marfan,  pour  l'huile  de  vaseline 
verre  et  ébonite. 

!23'56.  La  même,  métal  nickelé  et  corps  verre,  en  boîte  métal. 


PULVÉRISATEURS 

22360.  Pulvérisateur  nasal  à 
vaseline  (fig.  6870). 

22361.  Pulvérisateur  nasal 
tout  en  verre,  du 
Dr  Ruault. 

22362.  Pulvérisateur  de  Vil- 
blss  à  bec  mobile. 

22363.  Pulvérisateur  nasal 
de  Vaast. 

22364.  Siphon  de  Weber, 

pour  le  lavage  des  fosses  nasales. 

22365.  Dilatateur  des  narines  (fig.  6872)  de  Feldbausch. 


INSTRUMENTATION  POUR  LE  TRAITEMENT  DES  FOSSES  NASALES  PAR  L’AIR  CHAUD 


22370.  Serre-nœud  de  Vacher, 
à  volant  (fig.  6861) . 
22371.  Le  même,  avec  étau  de 
^  serrage  à  double  fixation. 
2.  Serre-nœud  de  Lermoyez 
(voir  figure  6691 ,  page  53) . 


y  y  J"  2^3^.  Pince  coupante 
^  5-3  fil  d’acier. 

22396.  Pince  forte, 
pour  polypes  du 
nez,  3  courbures. 
22397.  Pince  coupante 
de  Grunwald 
(fig.  6862). 


125  gr. 

22390 

22391 

22392 

22393 
22389  I  22394 


22398.  Pince  du  Dr  Luc,  pour  les  cornets  hypertrophiés  (fig.  6863). 
22399.  Pince  du  D'  Luc,  modifiée  parle  Dr  Laurens. 
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22402.  Appareil  avec  résistance  en  platine  p-  rrto  ü- 

(fig.  6865)  se  montant  sur  la  prise  de  ®875. 

courant  des  tableaux  électriques  pour  22409.  SciedeBosworth  démon- 
cautères.  et  permettant  l’insufflation  d’air  table  (fig.  6875),  dentelée 

chaud  localisée  dans  les  cavités.  Sur  OJü/n  en  dessus  ou  en  dessous 
l’embout  de  l’instrument,  on  peut  mon-  Scie  de  Bosworth,  fixe 

canules  varices  à  la  demande.  ^ 

chaud  du  Dr  Mahu.  Qurette  flexible  du  Dr 

Lubet-Barbon. 

22412.  Curette  du  Dr  Lermoyez  pour  le  méat  moyeu, 
formes,  sur  manche  démontable. 

2^<i’3.  Ballon  hémostatique  du  Dr  G.  Laurens,  3  tailles. 

7.  5"^ 

22404.  Rabot  simple  du  Dr  Ler¬ 
moyez,  à  manche  fixe. 

22405.  Rabot  mobile  du  Dr  Ler¬ 
moyez  pour  la  cloison, 
sur  manche  fixateur  (fig. 

6869),  avec  i  rabot. 

22406.  Rabots  seuls,  pour  man¬ 
ches  du  Dr  Lermoyez, 

3  formes. 

22407.  Ostéotomes  d 
.  2  grandeurs/- 
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Instruments  amovibles  se  montant  sur  manche  universel 
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FOSSES  NASALES  (s„ite) 


0 

22526.  Pince  emporte-pièce  de 
Hartmann,  à  cuillers  rondes 
(fig.  6941),  3  grandeurs. 


RESECTION  SOUS-MUQUEUSE 
DE  LA  CLOISON 


INSTRUMENTATION  DU  KILLIAN 

22550.  S.eringue  à  embout  coudé 
pour  le  septum  de  Killian, 
corps  verre,  piston  métal. 


22570.  Seringue  du  Dr  Gibert,  pour 
anesthésie  sous-muqueuse,  avec 
2  aiguilles  (fig.  6950). 


22575.  Rugine  droite  (fig.  6955). 
22576.  Rugine  courbe. 

22577.  Elévateur  tranchant. 


22551.  Gouge  contre-coudée  à  extré¬ 
mité  ronde  pour  le  septum.’ 

22552.  Gouge  contre-coudée  avec 
tranchant  en  queue  d’hi¬ 
rondelle  pour  le  septum. 

22553.  1  Bistouri. 


POUR  RÉSECTION  SOUS-MUQUEUSE  DE  LA  CLOISON 

iNl 


22554.  ^  Décolleur  mousse, 

22555.  1  Décolleur  pointu. 

22556.  1  Spatule. 

22557.  ^  Décollem-  à  droite  et 
à  gauche. 

22558.  1  Décolleur  face  plane. 

-2255^  1  Couteau  de  Ballanger- 

Forster.  ou.  ^ 

1  Pince  emporte-pièce  de 
■Forster. 


22580.  Ecarteur  simple. 
22581.  Ecarteur  double  (fig. 
6957). 


SINUS 


22600.  Photophore  droit 

(fig.  6975)  pour  l’éclai¬ 
rage  des  sinus  et  de  la 
bouche,  avec  manche  en 
galalith  et  interrupteur. 
Ce  photophore  est  fourni 
avec  cordons,  un  capu¬ 
chon  frontal  et  un  capu¬ 
chon  maxillaire. 


12582.  Ecarteur  des  lambeau.x  (fig.  6958). 
La  paire. 


Fig.  6959. 

.  7!  'î'S' 

^2585r  Ciseaux  burin  (fig.  6959).  I  22585.  Bistouri  à  pointe  rabattue. 
22584.  Gouge  cannelée.  22586.  Bistouri  droit. 

I  Ouvre-bouche  (voir  page  41). 


SINUS 


Fig.  6976. 

22604.  Photophore  stérilisable,  pour  l’éclairage  des  s 
5  cloches  verre  et  i  en  métal  (fig.  6976). 

22605.  Cordons  pour  photophore  (la  paire  de). 

22606.  Lampe  de  rechange.  La  pièce. 

23004.  Nouveau  photophore  stérilisable  du  Dr  Thévenard  (voi 
fig.  7136,  page  65),  formant  également  manche  pour  cautère! 
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Canule  de  Llchwltz  pour  sinus  frontal. 

22626.  Canule  en  baïonnette,  pour  lavage  du  sinus 
ma^aire  (fig.  7000),  3  grosseurs. 

22627.  Canule  du  D'  Roy,  pour  lavage  du 
maxillaire. 

22628.  Canule  de  Hartmann,  pour  lavage 
du  sinus  maxillaire  droit  ou  gauche. 


.  SINUS  (Suite)  (f,i 

22^.  Ecarteurs  des  joues,  en  fil  de  maUlechort.  La  püch, 
SoVjO  2^56.  —  des  joues,  du  Luc  (fig.  7011).  La 


Fig.  7005. 

22657.  Perforateur  du  sinus  maxillaire,  avec  curseur  (fig. 
7005),  du  Dr  Lermoyez,  3  grosseurs. 


22629.  Canule  pour  sinus  frontal  (fig.  7002). 

22630.  —  de  Panas,  pour  sinus  sphénoïdal. 

22635.  Trocart  de  Krause,  avec  mandrin. 

22636.  Trocart  courbe  de  Llchtwitz.  pig_  7003. 


i2637.  Trocart  du  D»  Baratoux  (fig. 

7003). 

22638.  Trocart  droit  du  Dr  Liébault. 

2263g.  Trocart  fin  à  patte  du  Dr  Ler- 

moyez  2%.  ^ 

22640.  Gouge  du  Dr  Lubet-Barbon. 


22658.  Fraise  du  Dr  L.-G.  Roy  (fig.  7006)  pour  aléser  l'ou¬ 
verture  conique  du  perforateur  initial  de  façon  à  la 
rendre  bien  cylindrique,  permettant  ainsi  une  meil- 
leure  adaptation  de  la  cheville  (3  grosseurs  corres- 
pondantes  à  ceUes  du  perforateur  du  Dr  Lermoyez.) 

22659.  Clou  obturateur  eu  aluminium. 

22660.  — . 

Hilaire. 


J 


22675.  Canule  du  Dr  Saint-  < 
Hilaire  pour  lavage  du  sinus 
maxillaire  (fig.  7009). 

2j67fi.  Enéma  en  caout¬ 
chouc  avec  canule  én 
baïonnette  pour  lavage  du  ir"^ 
sinus  maxillaire.  T.  S5.  ^ 
22677.  Drain  eu  vermeil  du 
Dr  Lermoyez  pour  sinus 
(fig.  7008). 


ivoire,  modèle  du  Dr  Saint- 


22661.  Aiguilles  pour  ponctions  des  si 


22685.  C^ette  du  pr  Moure,  coudée 

22686.  Curette  du  Pr  Moure,  coudée  à  gauche. 

22687.  Curette  du  pr  Moure,  pour  abraser  et  enlever  les 
cellules  ethmoïdales  (fig.  7010). 


Fig.  7004. 

22650.  Pince  emporte-pièce  du  Dr  Meunier,  pour  l’ouvei 
nasale  du  sinus  maxillaire  (fig.  7004) . 

22651.  Emporte-pièce  du  Dr  G.  Laurens  pour  le  s 
maxillaire. 

22652.  Pince-coupante  du  Dr  Lermoyez,  pour  le  s 
frontal. 


1°  Une  pince  emporte-pièce  de  | 
Citelli. 

2°  Un  ciseau  burin. 

3“  Une  gouge.  j 


I  Maillet  en  bronze  mou. 

I  Rugine  de  Rollet. 

1  —  à  manche. 

2  Ecarteurs  de  Wolkmann. 


22670.  Râpe  du  Dr  Vacher,  sur  gros  manche  (fig.  7007), 
n™  2,  3,  4. 

22671.  Les  mêmes,  sur  petit  manche  n°s  3  et  4. 

INSTRUMENTATION 
pour  dacryo-cysto-rhinostomie 
des  Dupuy>Dutemps  et  Bourguet,  comprenant  : 

mou.  I  8“  2  Bistouris. 

9“  Aiguille  de  Reverdin. 

I  lo»  2  Aiguilles  à  droite. 

■ —  à  gauche. 
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Fig.  7012. 

22688.  Pince  gouge  du  Df  Lombard,  largeur  des  n 
(fig.  7012). 

2268g.  La  même,  de  7  %. 


I  16“  I  Pince  à  tamponnement. 
17“  2  Stylets  porte-coton. 
22700.  L’instrumentation  com- 
I  plète,  en  boîte  métal. 


>  \  6o  i^o 


22040.  — 

22650.  — 

22651.  — = 

,  22655.  — 

22656.  — 

22657.  — 

,  22658.  —  . 

22659.  —  7'  »1 

22660.  —  22  » 

22661.  —  8  » 

22670.  —  48  » 

22671.  — ■  48  » 

22675.  A—,..  18  »  . 

V-.  *\2f^3v- 

•22677.  45 

_  22685.  —  56  »  . 

22686.  —  56  » 

22687.  —  58  »  I  ■ 

22688.  -  190  »  ! 

22689.  -  200  l>  1 

22700.  — 
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ABAISSE-^ 


22750.  Abaisse-langue  pliant,  métal 
I  nickelé. 

22751.  Abaisse-langue  fixe  (fig.  7025).  en  acier  nickelé 
22752.  Abaisse-langue  en  cristal  contre-coudé  (fig  7026) 

22753.  Abaisse-langue  en  bois.  Le  cent. 

22754.  Manche  pour  abaisse-langue,  en  bois. 

22755.  Abaisse-langue  à  crochet. 

22756.  Abaisse-langue  à  crochet  avec  contre-coudure  pour  les  dents. 
22757.  Abaisse-langue  tire-langue  du  Dr  Ombrédanne  (fig.  7027). 


Fig.  7028.  _ 

22758.  Abaisse-langue  palette  du  Dr  de  Nablas  (fig.  7028)  ;  entièrement 
sterilisable  ainsi  que  la  lampe,  modèle  Drapier,  breveté  s  g  d  g 
avec  fils  conducteurs.  .  •  e-  & 

MIROIRS  (voir  page  55) 

CAUTÈRES  EN  PLATINE  (voir  pages  31  et  64). 


LANGUE 


Ouvre-bouche  abaisse-langue  du  Dr  L.-G.  Roy,  pour  enfants 
^  (fig.  6147).  V/ 

Le  même,  pour  adultes  (fig,  6147).  (TV*-  Wt 
Abaisse-langue  éclairant  du  Pr  Roussy  (fig.  7029),  avec 
manche-  interrupteur  et  cordons  avec .  lampe  stérilisable, 
modèle  Drapier,  breveté  s.  g.  d.  g.  (Cet  abaisse-langue  peut 
être  stérilisé  entièrement  avec  sa  lampe  par  ébuÙitiou  ou 
autoclave). 

Abaissé-langue  à  manche  fenêtré  de  [Saint-Germain  (fig. 

7031),  métal  nickelé. 

Abaisse-langue  du  Dr  Doyen. 

Abaisse-langue  à  panier  du  Dr  Roy  (fig.  .7033)  pour  recueillir 
les  végétations.  ■  . 

Abaisse-langue  en  acier,  à  angle  droit,  du  Dr  Chatelller 
(fig.  7032).  -  ,  , 

Le  meme,  à  angle  obtus. 

Abaisse-langue  laryngien  du  Dr  Escat. 

—  du  Dr  Ruault. 


Fig.  7040. 

22800.  Aiguille  coudée  avec  boule  d’arrêt  du 

Dr  Labouré  pour  anesthésie  de  l’amygdale  (fig.  7040) . 

Fig. 

7041. 

22801.  Canule  du  Dr  L.-G.  Roy,  modèle  Drapier  et  Fils,  pour 
ivr  1  de  la  gorge  (fig.  7041). 

.  Masque  a  chlorure  d’éthyle  du  Dr  Camus  (fig.  6116,  voir  page  64). 
avec  2  porte-ampoules. 


AMYGDALES 


22805.  Pince  à  préhension  de  l’amygdale  du  Dr  Bourgeois  (fig  7044)  à 
anneaux  décalés.  ' 


r 


.  ^  7042. 

.  Levier  double  d’Ahé  pour  l’extirpation  de  l’amygdale  (fig.  7042). 


^Fig,  7043. 

704^u etjcarteur  du  piHer  pour  extirpation  de  l’amygdale 


22812.  Faux  -  amygda- 


22808.  Crochet  tranchant  du  Dr  Ruault  (fig.  7046)  droit  ou  gauche 
22809.  Scarificateur  pour  abcès  de  l’amygdlle.  ^  gauche. 

22810.  —  amygdalienduDr.Bosvlel. 

22811.  Compresseur  àmygdalien  du  D'  Doyen. 
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curettes 


:  curettes 


Fig.  7070. 

22840.  Pince  emporte-pièce  du  Dr  Ruault,  a 
ovales  pour  le  côté  droit  (fig.  7070) . 

22841.  Pince  emporte-pièce  du  Dr  Ruault,  a 
ovales  pour  le  côté  gauche  (fig.  7070) . 

22842.  Pince  emporte-pièce  du  Dr  Ruault,  pour  morcelle¬ 
ment  des  amygdales,  curette  en  dessous  (fig.  7071) . 
4  grosseurs  de  curettes,  15,  12,  10  et  8  %,  avec 
branches  passées  ou  avec  articulation  à  doigt. 

22843.  La  même  (fig.  7072),  avec  curette  en  dessus. 


Fig.  7090. 


22880.  Couteau  à  végétations  du  Dr  Baratoux  (fig.  7090),  4grandeurs 


Fig.  7091 

22881.  Curette  pour  végétations,  de  Beokmann  (fig.  7091),  5  grandeurs. 


Fig.  7092. 


22882.  Curette  contre-coudée  de  Feln  (fig.  7092),  4  grandeurs. 
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AMYGDALES  (Suite) 


Pince  emporte-pièce  de  Ruault 
avec  grosse  curette  de  20  %  et 
avec  l’une  des  branches 
grand  anneau. 

22850.  Pince  emporte-pièce  du  Dr  Escat, 
pour  l’amygdale  linguale  (fig. 
7073). 


Serre-nœud  à  volant  du  Dr 
Vacher  (fig.  7085) ,  pour  l’ablatioii 
.des  amygdales  à  l’anse  froide. 
Q^'Vfl  228^  Le  même,  avec  étau  de  serrage  à 
'  double  fixation.  —  -- 


22857.  Amygdalotome  de  Mackenzie, 
dernier  modèle,  4  tailles  (fig. 

7081). 

22865.  Ciseaux  plicotomes  du  Dr  Vacher. 
Pulvérisateurs  à  vapeur  (voir  page  34) . 


VEGETATIONS  ADÉNOÏDES 


Fig.  7093. 
végétations  du.  Dr  Lermoyez,  1 


22884.  Couteau  à  végétations  du.  Dr  Lermoyez,  avec  manche  pistolet 
(fig.  7093). 

22885.  Couteau  à.végétations  pour  nourrissons. 

22886.  Couteau  carré  du  Dr  Lermoyez  pour  végétations  avec  manche  pistolet. 


Fig.  7094. 

T-,,  T,  .  22887.  Couteau  à  panier  du  Dr  Moure,  3  grandeurs  (fig.  7094). 

Dr  Roy  (fig.  7033),  pour  22888.  . —  de  Hartmann,  pour  le  cavum.  - 

recueillir  les  végétations  adé-  Pinces  tire-langue  (voir  page  40) . 

Ouvre-bouche  (voir  page  41).  [  Abaisse-langue  (voir  page  62). 


végétation;?  adénoïdes  (Suite). 


Fig.  7115. 

22965.  Canule  rétro-nasale  du  Meure 
(fig.  7115). 

22966.  Canule  rétro-nasale  du  Dr  Vacher 
(fig  7116). 

Siphon  de  Weber,  pour  lavages  ^ 


Fig.  7112. 

22951-  Porte-coton  pour  le  naso-pharynx  du  Dr  L.-G.  Roy 
(fig.  7112).  ■  ^  •>' 

22955-  Couteau  tranchant  du  Dr  Reuter,  pour  la  bourse 
pharjmgienne.  - 

22960.  Pulvérisateur  de  Reuter,  pour  la  pocaïne  avec  bouton 
poussoir  interrupteur. 

■  ^^■^^^•isateur  de  Vacher,  pour  la  cocaïne. 

22902.  Pince  porte-tampon  du  Dr  Ruault  pour  A 
le  naso-pharynx. 

CAUTÈRES 

Cautères  à  recouvrement  métallique  stérilisable. 

‘^page''65f  ^  et  13  %  (fig.  7130, 


22943.  Rhino-laveur  du 
Dr  L.-G.  ,Roy.  Modèle 
Drapier  et  Fil 
(fig.  7113). 


Cautère  droit,  sur  champ,  de  i 
22982.  Nickelé.  .  : 

22983.  Doré. 


t  13  %■- 


22970.  Stylets  coudés  pour  explorer  les  choanes. 
22971.  Stylets  coudés  pour  le  recessus  de  l’amygdale 


couvre-bouche.  ) 
ez  (fig.  7132,  page  65). 


pharyngée. 

22972.  Respirateurs  ou 
Cautère  coudé,  pour  le  i 
22984.  Nickelé. 

22985.  Doré. 

Cautère  coudé,  pour  le  nez,  sur  champ. 

22986..  Nickelé. 

22987.  Doré. 

n  les  désire  sur  le  plat  ou  sur  le  Nota.  —  En  raison  des  variations  du  platine,  nous 
à  l’une  des  formes  ci-dessus  qui  nous  réservons  de  modifier  les  prix  des  cautères 


Fig.  7110. 

22920.  Pince  du  Dr  Doyen. 

22921-.  —  de  Lowemberg, 

22922.  —  pour  végétations  du  Dr  Chatelller  (fig.  7110), 

3  grandeurs  de  mors. 

22923.  La  même,  pour  nouveau-nés. 

22924.  Pince  courbe  porte-tampons  de  Ruault,  pour  le  cavum. 
22925.  Miroirs  pour  le  cavum  (inaltérables), 

22926.  Manches,  métal  nickelé,  .pour  miroirs  ci-dessus. 


NASO-PHARYNX 
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CAUTERES  (Suite) 


22990.  Cautère  pour  le  larynx  et  pour 
le  pharynx  (fig.  7130  et 
7132)  .  Nickelé, 

22991.  Le  même,  doré. 

22992.  Guide-anse  droit  ou  courbe. 
-20993-?  Cautère  pour  lupus,  modèle 

court,  doré  (voir  page-^rSSy./J/ 
22994.  Rallonge  de  10  %  pour  c'  - 
tère  à  lupus. 


Fig.  7130. 

n  ébonite  pour  cautères  a 


Fig.  7133. 

avec  bouton  ivoire,  pour  cautères 
(fig.  7133). 

'  23001.  Modèle  moyen. 


Fig.  7136. 

23005.  Manche  stérilisable  du  D''  Thévenard  {modèle  Dra¬ 
pier,  breveté  s.  g.  d.  g.)  (fig.  7136).  Ce  nouveau 
mancie  est  construit  entièrement  en  métal  et 
matières  moulées  absolument  stérilisables  par 
ébulütion  ou  haute  température  jusqu’à  170“.  Il  est 
très  recommandé  pour  l’oto-rhino-laryngologie. 
Ce  manche  peut  en  outre  recevoir  2  cloches  pour 
l’éclairage  des  sinus,  dont  une  avec  trou  terminal 
et  l’autre  avec  trou  latéral. 

23006.  Supplément  pour  adjonction  des  2  cloches  pour  sinus. 


23002.  Manche  universel,  en  ébonite  rouge,  avec  monture  métal 
nickelé,  pour  cautères  et  anses  (fig.  7134). 


Fig.  7150. 

Table  universelle  dite  pantostatpour  oto-rhino-lai 
gologie  (fig.  7150)  (voir  pour  description  compl 
page  219).  N»®  32340  et  suivants. 


TABLEAUX  et 
TRANSFORMATEURS 
pour  CAUTÈRES 

(Voir  page  218). 


Fig.  7137. 

23010.  Cordons  pour  cautères  avec  garnitures  dorées,  a 
étaux  pout  le  serrage  du  cautère  (fig.  7137). 


23003.  Manche  simple  stérilisable  doré, 
pour  cautères. 


t  garnitures  ivoire  (fig.  7135),  MIROIRS  FRONTAUX 
(Voir  page  55). 


Manche  universel  stérilisable,  doré  et 
garnitures  ivoire  (fig.  7138),  pour  eau» 
tères  et  anses. 
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21305.  La  pièce.  250 
21306.  — .  30 

21307.  —  40 

23030.  —  27 

23031.  —  27 

23032.  —  30 

23033-  —  30 

23034.  —  30 

23050.  —  80 

23051.  ^  10 

23052.  —  33 

23060  ~ 

23063.  —  63 

23070.  —  35 

Ÿ  23075-  —  250 

■0-23076.  —  187 

Ÿ  23077.  —  231 

O  23078.  —  580 

•023079.  —  150 

•0  23080.  —  150 

■023o8o6îs-  160 

23081.  —  30 

23082.  —  30 

23083.  —  30 

1 23084.  —  30 

23090.  —  130 


APPLICATIONS  DE  LA  HAUTE  FRÉQUENCE  EN  O.  R.  L.  -  DIATHERMIE.  -  ELECTROCOAGULATION 


ELECTRODES  DIATHERMIQUES 

23030.  Électrode  antidérapante  (fig. 

7175).  L’extrémité  de  ces  élec¬ 
trodes  est  munie  de  2  petites 
pointes  qui  leur  permettent 
d’adhérer  aux  tissus. 


23032.  Électrode  couteau  (fig.  7177)  pour 
synéchies  nasales  à  droite  ou  à  gauche. 

23033.  Électrode  rétro-larsmgée ,  du 
Baldenweck  (fig.  7178). 

23034.  Électrodes  du  Ramadier  pour  le 
bourrelet  tubaire,  à  plaque  métallique 
active  sur  la  convexité  (fig.  7179)  ou 
l’une  des  faces  latérales  (fig.  7180). 
L’électrode. 


APPAREIL  DE 
HAUTE  FRÉQUENCE 

Pour 

ÉLECTROGOAGULATION 
et  DIATHERMIE 
en  O.  R.  L. 

{Notice  spéciale  sur  demande). 


23050.  Releveur  du  voile,  modèle  spécial  du  D'  Bourgeois 
pour  diathermie  (fig.  7190). 

23051.  Spéculum  auriculaire  en  verre  du  D' Leroux- Robert 
(fig.  7195). 

23052.  Le  même,  en  ébonite. 

23053.  Spéculum  bivalve  en  ébonite  du  Dr  Bourgeois  pour 

23060.  Abaisse-langue  en  ébonite  pour  diathermie. 
23063.  Sonde  du  Dr  Leroux- Robert  pour  diathermie  auri¬ 
culaire. 

23070.  Électrode  péri  et  intra-auriculaire  du  Dr  Leroux- 
Robert. 

Fig.  7195.  23075.  Manche-revolver  du  Dr  Jouffray  pour  électro¬ 

coagulation  des  queues  de  cornets. 

23076.  Pince  bipolaire  à  synéchies  nasales  des 
Dr»  Poyet  et  Lemoine. 

23077-  Pince  bipolaire  à  synéchies  du  voile  du 
Dr  Poyet. 

23078,  Morcelle'ur  diathermique  bi-pblàire  du 
pr  Lemoine. 


23079.  Pince  diathermique  bi-polaire  du  Dr  Leroux- 
Robert  pour  amygdales. 

23080.  La  même,  pour  épiglotte. 

23080  his.  Manche  pour  monter  lés  2  pinces  ci- 
dessus. 

Électrodes  laryngées  droites  ou  courbes  :  se  font  sous 
la  forme  d’électrodes  porte-coton  (fig.  7197). 

23082.  Électrodes  antidérapantes  (fig.  7198). 

Olives  (fig.  7199  et  7200).  ® - mi—  Fig.  7199. 

L’extrémité  active  de  ces  élec-  _  _ _  „„„„ 

trodes  est  olivaire  et  d’un  dia-  liil^rnirriB  . ■iiFig.  7200. 


mètre  de  5  %,  3  %  ou  2  %. 

..  Aiguille  (fig.  7201). 


Fig.  7201. 


Fig.  7212. 

Fig.  7211.  Fig.  7213. 


Nouveau  casque  diathermique  du  Dr  Mawas,  modèle  Drapier,  breveté 
s.  g.  d.  g.,  pour  O.  R.  L.  et  Ophtalmologie,  —  Les  bras  arti¬ 
culés  de  ce  casque  coulissent  le  long  des  rainures  du  bandeau  et 
prennent  toutes  les  positions  ;  ils  peuvent  ainsi  appliquer  à 
n’importe  quelpointdelatêtedepuisla  mastoïde  jusqu’aux  yeux 
et  au  nez,  des  électrodes  de  formes  diverses  mises  en  place, ins¬ 
tantanément  grâce  à  un  dispositif  de  rotule  à  ressort. 

21305.  Casque  du  Dr  Mawas,  avec  deux  électrodes. 

21306.  Electrodes  :  oculaires,  nasales  (fig.  7211),  auriculaires 

(fig.  7212)  ou  \  B  I. 

'  mastoïdiennes 

(fig.  7213).  La 

21307.  Câble  bifide  pour 
coupler  les 
électrodes. 


23090.  Serre-nœud  diathermique.  Modèle 
spécial  dont  le  canon  et  l’anneau 
sont  isolés  du  manche  (fig.  7231). 
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POUR  APPLICATION  de 

EN  OTHO-RHINO-LARYNGOLOGIE  (Suite) 


DIATHERMIE 


DE  MAC-INTYRE  POUR  APt^igATIONS  DES  COURANTS 


DE  HAUTE  FRÉQUENCE 


24000.  Forme  adénotome  du  D"-  Leroux-Robert  (fig.  7250) 


24001.  Nasale  effilée' 

24002.  Laryngée 
24003.  Frontale 
24004.  Auriculaire 
24005.  Exo-laryngée 
24006.  Nasale  (extrémité  active) 


(fig.  7251  . 
(fig.  7252). 
(fig.  7253). 
(fig.  7254). 
(fig.  7255). 
(fig.  7256). 


■24020.  Electrodes  auriculaires  t 
droite  et  gauche,  du  D' 
Robert  (fig.  7280). 


Projecteurs  et  miroirs  pour  l’éclairage  des  cavités  (voir  page  55). 
Sources  d’éclairage  pour  éclairage  des  cavités  (voir  pages  215-216-217). 
Ouvre-bouche  (voir  page  41). 

Aiguilles  de  Reverdin  (voir  page  11). 

24040.  Bâillon  ouvre-bouche  de  Trélat. 

24041.  Bâillon  ouvre-bouche  de  A.  Reverdin. 


STAPHYLORRAPHIE 


24050.  Bistouri  droit  fin,  droit  (fig.  7300). 
-24051.  —  coudé  droit  ou  gauche. 

24052.  —  droit  fin,  à  pointe  rabattue. 

24053'  —  —  convexe. 


Fig.  7298.  Fig.  7299. 


24054.  Bmtimris  boutonnés  courbes,  gauche  et  droil 
U  Ombrédanne,  pour  sectionner  le  voile  (fig.  7301). 
24060.  Crochet  fin  de  Slms,  pour  avivement. 

24061.  Tenaculum  de  Sims. 

24062.  Pince  droite  à  griffes  pour  avivement. 

24063.  —  courbe  —  pour  avivement. 


droit,  du 


24074.  Rugine  de  Trélat,  droite. 

24075.  Rugine  de  Trélat,  courbe 
(fig.  7298). 

24076.  Rugine  de  Trélat,  coudée 
a  droite  (fig.  7299). 

24077.  Rugine  de  Trélat,  coudée 
à  gauche. 

24078.  Rugine  du  P'  Le  Dentu, 
droite  et  gauche,  2  courbures. 

24079.  Lance  coudée  de  Trélat, 
.  pour  avivement  intérieur. 
'^Çl|24p8tr.  AiguUle  de  Mooy,  très 
courbe.  ‘P. 


24070.  Ciseaux  courbes,  fins  pointus  ^Fig.  7305). 
24071.  —  —  mousses- 

24072.  —  droits,  mousses. 

24°73'  — ■  —  pointus. 


3125.  Pince  écartante  du  D'  Ombrédanne  (fig.  7297). 
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Fig.  7306. 

24082.  Spatule  mou-sse  pour  décoller  (fig.  7306). 
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I  2003.  La  pièce.  25 
3062.  —  20 

1 3075.  —  21 

3120-  —  22 

3125.  —  28 

3390.  —  2 

3415-  —  7-5 

3466.  —  79 

3560.  —  261 

3640.  —  19.5, 

20249.  —  130 

22757.  —  190 

24040.  —  375 

24051.  —  28 

,24054.  —  35  , 

124063.  —  33  , 

24070.  —  65  1 

24071.  —  65  'i 

24072.  —  63  « 

24073.  —  63  » 

24074.  —  40  » 

24075.  —  40  » 

24076.  —  40  » 

24077.  _  40  » 

24082'  ~  ’ 

24097. 

24099. 

25100. 

25101.  —  40  « 

25102.  —  '  120  » 

La  pièce.  îs*" 

—  180 


25 


1400 

1500 


2430 


23105 

25110. 
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25118.  La  pièce.  5.50 
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qui  supprime  leaomi  res,  mais  il  faut  que  la  résistance  de^chacune  des 
lampes  soit  absomme  it  identique.  \  I 


Une  autre  pamcularité  de  l’instrument  est  dans  l’à^Jpareil  optique. 
Dans  la  vessie  on  regarde  à  une  distance  fixé  (25  millimètres  environ).  Au 
pharynx  il  faut  voir  avec  une  égale  netteté  à  3  centimètres  et  à  10  centi¬ 
mètres.  Tl  a  fallu  combiner  un  appareil  optique  adapté  à  ces  besoins.  Ce 
pharyngo-laryngoscope  de  M”®  B  orel  présente  les  avantages  suivants  : 

1“  ü  ne  chauffe  pas,  ce  qui  permet  un  examen  de  longue  durée; 


Pharyngo-laryngoscope  de  M“>'  Borel  construit  par  Gentile. 


2“  Il  est  d’un  petit  volume  (4  millimètres  de  diamètre),  ce  qui  permet 
d’examiner  le  pharynx  quand  les  mâchoires  sont  rapprochées  ; 

3“  Il  est  lumineux,  ce  qui  est  dû  à  l’éclairage  et  à  l’appareil  optique. 

Il  donne  une  vision  directe  non  inyersée  comme  le  laryngoscope. 

Le  champ  de  vision  est  de  33“  et  l’expérience  a  montré  qu’il  devait  être 
incliné  de  8“  sur  la  normale. 

Il  est  facile  à  manier,  car  un  profane  comme  moi  a  vu  du  premier  coup  : 
les  mouvements  du  voile,  l’épiglotte,  les  aryténoïdes,  les  cordes  vocales. 

Nous  en  avons  tiré  des  enseignements  précieux  que  je  vous  exposerai 
peut-être  si  je  vous  communique  une  deuxième  tranche  de  résultats  pho¬ 
nétiques  après  staphylorraphie. 


Le  Secrétaire  annuel,  G.  Picot. 
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5”  Suture  du  vaste  externe,  dugrand  fessier  et  de  la  peau. 

•Suites  opératoires  :  l’opéré  est  remis  dans  son  lit  sans  immobilisation 
aucune.  Au  contraire,  de  petits  mouvements  passifs  de  l’articulation  de  la 
hanche  sont  conseillés. 

A  mon  retour  de  vacances,  deux  mois  après  l’opération,  le  malade  déplace 
facilement  son  membre  inférieur  dans  son  lit,  mais  on  n’a  pas  osé  le  laisser 
lever.  Le  27  septembre,  ablation  sous  aneetbésie  locale  des  deux  lames. 

Le  blessé  se  lève  huit  jours  après  et  reprend  facilement  sa  marche.  Il  s’assied 
sans  peine  et  les  mouvements  de  la  hanche  sont  peu  limités.  Pas  de  raccourcis¬ 
sement. 


PRÉSENTATION  D'INSTRUMENT 


par  M.  Victor  Veau. 


Je  vous  présente  un  instrument  que  M™®  Borel,  mon  assistante  phoné¬ 
tique,  a  fait  construire  par  Gentile.  Il  est  conçu  sur  les  principes  du  cystos- 
cope,  mais  il  en  diffère  en  bien  des  points.  M™®  Borel  voulait  étudier  la 
physiologie  du  voile,  du  pharynx,  du  larynx  dans  la  phonation.  Le  laryn¬ 
goscope  ordinaire  à  miroir  n’était  pas  indiqué,  car  tous  les  phonèmes  (sauf 
le  A)  ne  peuvent  être  prononcés  que  la  bouche  fermée. 

Borel  s’est  procuré  les  instruments  de  Flateau,  de  Russel  construits 
en  Allemagne  et  en  Amérique;  ils  ont  été  inutilisables  soit  par  excès  de 
volume,  soit  par  insuffisance  d’éclairage,  soit  par  la  chaleur  dégagée. 

Après  quelques  tâtonnements  Gentile  a  mis  au  point  cet  instrument 
qui  est  un  vrai  bijou. 

Il  ne  pouvait  pas  construire  un  cystoscope  ordinaire  où  la  lampe  est  en 
arrière  «  de  l’œil  »,  car,  pour  voir  la  glotte,  il  faut  que  la  vue  parte  du  point 
le  plus  postérieur  du  pharynx.  Gentile,  comme  ses  prédécesseurs,  a  été 
amené  à  placer  la  source  éclairante  au  niveau  même  de  «  l’œil  ». 

L’échf^uffement  a  été  le  gros  écueil  à  éviter.  Pour  la  vessie  on  regarde 
dans  un  milieu  liquide  qui  absorbe  les  rayons  caloriques.  Dans  le  pharynx  : 
rien  de  tel.  Un  instrument  utilisé  dans  le  seul  but  diagnostic  peut  encore 
dégager  quelque  chaleur,  car  il  suffit  de  quelques  secondes  et  d’un  peu 
d’habileté  pour  voir  une  tumeur  ou  constater  l’asymétrie  des  cordes 
vocales.  Mais  un  instrument  qui  doit  rester  en  place  plusieurs  minutes, 
dans  une  région  sensible,  doit  rester  absolument  froid. 

Les  constructeurs  précédents  avaient  enveloppé  la  lampe  d’une  gaine 
protectrice;  ce  qui  augmentait  considérablement  le  volume  de  l’instru¬ 
ment,  gênait  le  fonctionnement  normal  des  organes  et  était  pour  nous 
un  vice  rédhibitoire.  Pratiquement  la  frigidité  n’était  pas  obtenue.  Gentile 
y  est  arrivé  en  utilisant  des  lampes  de  faible  voltage,  à  longs  filaments,  qui 
ne  chauffent  absolument  pas.  Elles  éclairent  moins,  il  en  a  mis  deux,  ce 


STAPHYLORRAPHIE  (Smte) 

Aspirateur  électrique  du  D'  Ombrédanne  à  réglage  variable  par  pédale,  ^0( 
pour  l’aspiration  continue  des  mucosités  et  du  sang  dans  la  st^by] 

L’aspirateur  électri- 
que  (fig.  7350)  du 
Ombrédanne  est  monté 
sur  socle  pouvant  être 
posé  à  volonté  sur  un 
guéridon  ;  le  bocal  desti¬ 
né  à  recevoir  les  liquides 
aspirés  est  fixé  à  la  table 
d’opération  à  l’aide  d’un 
étau  mobile  ;  un  tube  Vc 
pompe  au  bocal  et  un  au 
bocal  à  la  canule  aspiratrice  ;  le 
rhéostat  au  pied  commande  le 
démarrage  et  l’arrêt  instantané 
du  moteur,  ainsi  que  le  ralen¬ 
tissement  de  ce  dernier  lors¬ 
qu’on  dés'ire  modérer  la  force 
de  l’aspiration. 

L'appareil  complet 
à  pédale,  bocal  avec  étau  fixateur 
à  robinet. 

24090.  1“  sur  courant  alternatif  i 
24091.  2»  —  continu 

24092.  30  . —  continu 


BOITE  pour  STAPHYLORRAPHIE 


_  Aiguille  de  Reverdin  fine. 
I  Porte-aiguille  de  Reverdin 
avec  2  aiguilles  fines  assorties. 
3  Grandes  pinces  courbes 
à  avivement. 

I  Sonde  cannelée  de  Nélaton. 
I  Stylet. 

I  Pince  tire  et  abaisse- 
langue  du  D''  Ombrédanne. 
I  Bistouri  droit. 

I  —  coudé'  à  droite. 

1  —  coudé  à  gauche. 

2  Bistouris  boutonnés  droit 

24097.  3  Canules  aspiratrices  va¬ 
riées  et  robinet  se  montant 
sur  l’aspirateur  électrique 
du  D>'  Ombrédanne. 

3640.  I  Rouleau  de  fil  d’argent. 
24099.  Boîte  en  métal  nickelé  pour 
contenir  les  instruments  ci-dessus. 


de  Rivoli,  PARIS 


LARYNX  (Suite) 


25150.  Seringue  pour  injections  intercrycothyroïdiennes  de 
lipiodol  avec  2  aiguilles  courbes  (fig.  7370) . 

25155-  Pince  laryngienne  coupante  du  Dr  Ruault. 

25156.  Pinoelaryngiennecoupantefenêtrée  du  Dr  Suarez  de  Mendoza. 

25157.  Pinoe  laryngienne  de  Gouguenheim,  antéro-postérieure. 
25158.  Pince  laryngienne  de  Gouguenheim,  latérale. 

2515g.  Pince  du  Dr  Fauvel  (4  tailles). 


25162.  Série  de  12  instruments  de 
Heryng,  avec  manche  métal, 
en  boîte  noyer. 

25163.  Tube  de  Leduc  en  verre. 
^55i6^r^ance-poudre  de  Moritz-  A 
Schmlt,  sans  soufflerie. 


Fig.  7371. 

25174-  Seringue  de  Rosenthal  pour  injections  intra-bronchiques 
(ng.  7371),  avec  2  canules  courbes,  i  canule  olivaire  et 

1  canule  en  pomme  d’arrosoir. 

25175-  La  même,  en  boîte  métal  nickelé. 

25176.  Seringue  du  Dr  Guisez  pour  injections  intra-bronchiques, 
capacité  20  centimètres  cubes,  avec  2  canules  olivaires  coudées 
de  longueurs  variées. 

25177.  Seringue  laryngienne  ordinaire  à  3  anneaux,  corps  verre, 
piston  cuir. 

25178.  Seringue  laryngienne  de  Mendel,  piston  stérilisable,  avec 

2  canules  maillechort  (fig.  7372),  en  boîte  métal  nickelé, 
25179.  La  meme,  avec  2  canules  en  argent,  sans  boîte. 

25180.  La  même,  en  boîte  métal  nickelé  avec  fixateur 
des  canules  à  baïonnette  et  2  canules  argent  (fig.  7372). 
25181.  Seringue  laryngienne,  corps  verre,  piston  métal 
genre  Record,  monture  à  baïonnette  avec  2  canules, 
boîte. 


Fig.  7380. 


Seringues  du  Dr  Roux  (voir  page  21). 
20249.  Ouvre-bouche  du  Dr  O’Dwyer  (: 
modèles  divers  (voir  page  41). 


INTUBATION  DU  LARYNX 
TRACHÉOTOMIE 


landrin.  La  pièce 


2543°-  Tubes  dorés  du 'BjBayeux,  avec  I 
2523T4.  JPince  pour  introduire  les  tubes. 

25232.  — -  pour  extraire  le^ubes  (fig.  7380) 

25,^3-  Tubes  du  Dr  Sfeyestre,  en  métal  doré,, avec  mandrin  (fig.  7381). 

N?àijç  pour  enfant  d^^mois  à  i  an.  N  J  N“  4  pour  enfant  i-de  5 

■  K  -=  Ivi  =  H  ,  , 

i^modèle  du  Dr  Sev^tré  ou  du  D»  Bayeux^i^prenant  :  v' 
pour  taÿrMuire  les  tubes.  _,?^34.  En  boîte  ik^r. 
pour^xtraire  les  tubes^r’’'25235.  En  bojtd^étal  nickelé. 
25238.  Instrumentation  du  Dr  Froin  (fig.'  7383)  pour  le  tuba^  du  larynx,  composée  d’un  ouvre- 
bouche  de  O  Dwyer,  d  un  introducteur,  d’un  doigtier  extracteur  et  de  6  tubes  dorés,  en 


boîte  métal. 


I  mousse,  i  pointu. 


2  Bistouris,  ^  1  puu 

2  Crochets  écarteurs  doubles. 
I  Dilatateur  à  trois  branches. 

3  Canules  pour  enfant. 

I  Canule  pour  adulte. 

I  Pince  à  fausses  membranes. 


BOITE  D 'INSTRUMEIMTS  pour  trachéotomie. 


I  Boîte  1 _ 

25240.  Composition  ci-dessus.  Avec  canules  dé 

Trousseau. 

25241.  La  même,  avec  canules  de  Krlshaber. 


DRAPIËRerÏTLS~~4Î7^TÏêr"dêrRÎvSî7~PÂRÏS 


20249-  La 'pièce.  130 
-  20249.  -inoxydable  275 
25150.  La- pièce.  105 

25155- 


25156- 
25157- 

25158. 

25159-  —  90 

25162.  —  260 

25163.  —  '2 

225*64-  —  45 

25174.  —  IIO 

25175-  —  150 

25176.  —  150 

25177.  Piston  durit 
La  pièce.  32 
25178.  La  125 
25179-  —  100 

25180.  —  130 

25181.  —  75 

25230.  —  50 

25231.  —  195 

■  25232.  —  166 

25233-  —  50 

25234-  —  800 

25235-  —  '900 

25238.  _  •  '  600 

25240.  —  610 

25241.  —  900 


‘  'I- 


25252.  _  J 

25253.  _ 

25254.  _  J 

•25255.  _ 

25256.  _  " 

25257.  ^  go 

25258.  _  ’ 

25260.  _  6^ 

25261.  _ 

,25262.  _  L 

25263.  _ 

25264.  _  g 

25265.  _ 

25266.  -  JOO 

25267.  —  J 10 
25270.  La  pièce. 

25270.  So  a'  52 

25270:  uo  I.  ^ 

25270.  no  2.  56 

25270.  no  3.  go 

25270.  no  4.  56 

25270.  no  5.  72 

^4..  no^  6.  ,  £ 

25271.  Lâpièce. 

no  3.  280 

25271.  no  4.  288 

25271.  no  5.  295 

25272.  Lapièce.  85 
25273.  J  " 

25273.  ï 

25273.  1 

25273.  ] 

25273.  ] 

25273.  1 
25273.  1 
25273.1 
25295.  XaÿîÊce. 

no  12  à  30.  Il 
25295.  no  31  à  36.  15 
25296.  Lapièce.  12 

25297.  —  12 

25298.  —  16  • 

25299.  —  65. 

25310.  —  IIO 

25311.  ~  100 

25312.  —  15 

25313.  no  31  à  40.  22 
25313.  no  41  à  45.  25 
25330.  ia^-îec«.  24 
25331.  —  26  ) 


*  -/  "71*' ^  ^  '  I  '  ' 

j  3  ' 

l  '  1 


165 


TRACHEOTOMIE  4 

(Suite) 


25250.  Tubesderechange(6numéros). 
■  25251.  Ecarteurs  en  S  (fig. 


canules. 
Ouvre-bouche  (voir  page  41) 


Fig.  7391 
25254.  Dilatateur  à  3  branches  du 
Dr  Delaborde  (fig.  7392). 
25255.  Dilatateur  de  Trousseau  à 
2  branches. 


Canules  de  Krishaber,  en  argent  (fig.  7386,  7387,  7388). 

25260.  NOS  00.  I  25262.  NOS  I.  I  25264.  NOS  3,  I  25266.  Nos  5. 

25261.  —  O.  I  25263.  —  2.  I  25265.  —  4.  I  25267.  —  6. 

25270.  Canules  doubles  de  Trousseau,  en  argent,  du  n»  00  au  no  6. 

25271.  Canules  de  Lombard  pour  laryngotomie  préventive  nos  3,  4,  5. 

25272.  Trocart  du  Dr  Armand-Delille  pour  injections  inter-cricothyroïdiennes. 
25273.  Canules  à  soupape  de  Broca,  du  no  o  au  n»  6. 


25257-  Trachéotome  de  Butlln-Polrier  pour  trachéotomie 
préliminaire  (fig.  7394). 

25258.  Ajutage  à  soupape  du  Pr  Sebileau  et  Dr  Lemaître 
(fig.  7395)  s’adaptant  à  la  canule  du  trachéotome 
de  Butlin-Polrler  pour  donner  le  chloroforme. 


ŒSOPHAGE 


œsophagiennes  en  gomme,  cylindriques,  du  n"  12  au  n“  36. 
25296.  Bougies  œsophagiennes  en  gomme,  olivaires  ou  cylindro-coniques,  du 
au  no  30. 


25297-  Sondes  œsophagiennes  en  gomme,  cylindriques,  du  n°  12  au  no  30. 
25298.  Sondes  œsophagiennes  en  gomme,  cylindriques,  du  n»  31  au  n»  45. 


Fig.  7398. 


25299. 

25.510. 

25.511. 
25312. 
2,5313. 


Dilatateur  œsophagien  de  Trousseau,  tige  métal  nickelé,  avec  6  olives 
buffle  (fig.  7398). 

Dilatateur  de  Richet,  avec  mandrin  baleine  et  3  bougies  olivaires  en  gomme. 
Conducteur  de  Verneuil,  avec  6  olives  dilatatrices. 

Sondes  œsophagiennes  en  gomme,  olivaires,  du  n“  12  au  n»  30. 
memes,  dp  n»  31  au  n»  45. 


Bougies  œsophagiennes  graduées  du 
Dr  Bensaude  pour  rétrécissement 
de  l’œsophage  (fig.  7396). 

Les  bougies  œsophagiennes  du  Dr  Ben¬ 
saude  se  font  de  8  ^  à  2(  ' 

25330. 

25331 

25332 

25333 

25334 

25335 


Ces  bougies  sont  en  caoutchouc,  à 
parois  épaisses,  et  destinées  à  rece¬ 
voir  du  mercure. 

25345.  Appareil  de  Slppy  pour 
cathétérisme  de  l’œsophage 
sur  fil  conducteur  (fig.  7410), 
comprenant  le  jeu  d’olives 
perforées  du  n“  25  au  n®  52, 
montées  sur  couronne  en  mé¬ 
tal  nickelé,  un  câble  métal¬ 
lique  souple  porte-olive,  et 
un  mandrin  explorateur  sou- 
*  pie  en  fil  métalhque  à  olive 
fixe  (fig,  7411). 


Fig,  7411, 


DRAPIER  et  FIES,  41,  rue  de  Rivoli,  PARIS 


Fig.  7415. 


25360.  Crochet  extracteur  du  Pr  Kirmisson  (fig.  7416). 

25361.  —  à  bascule  de  Graele  (fig.  7415). 

25362.  —  —  —  (fig,  7415)_  démontant,  pour  trousses. 

25363-  Dilatateur  œsophagien,  avec  6  olives  et  résonateur  métallique,  pour  constater  la 
présence  de  corps  étrangers  dans  l’oesophage. 


TRACHÉO  —  BRONCHO  —  ŒSOPHAGOSCOPIE 

25410.  Appareil  à  chloroforme  de  Brünlngs  en  forme  de  cylindre. 


25411.  Mandrin  spatulé  pour  introduction  de  l’œsophagoscope  (fig.  7440). 

25412.  Spatule  de  Brünings  pour  laryngoscopie  directe  chez  l’enfant  (fig.  7441). 

'’54i3  Spatule  de  Brünlngs  ouverte  en  forme  de  V  pour  laryngoscopie  chez 
l’adnlte  (fig.  7442). 

25414.  Tubes  pour  bronchoscopie  du  Dr  Moulonguet  avec  lampe  amovible  stéri- 
lisable  (procédés  stérilisables  Drapier,  brevetés  s.  g.  d.  g.)  de  5,  7,  8  1/2,  10  % 
de  diamètre.  La  pièce  (voir  page  75). 


Fig.  7442. 


Fig.  7444. 


Fig.  7443. 


25415.  Porte-coton  double 
pour  la  cocaïnisation 
des  bronches  et  de  l’œ¬ 
sophage  (fig.  7443). 

25416.  Pompe  à  salive  de 
Brünlngs  (fig.  7444) 
avec  I  canule  de  25  %. 

25417.  Canules  de_  rechange 
ponr  pompe  à  salive  de 
35  %■ 

25418.  Canules  de  rechange 
pour  pompe  à  salive  de 

52  %■ 


Fig.  7445. 

25419.  Canule  coulissante  pour  salive  (modèle  Drapier),  à  longueur  variât 
œsophagoscopie  (fig.  7445). 

25420.  Flacons  en  verre  bouchés  émeri  avec  étiquette  gravée  pour  adrénaline 

25421.  Flacons  en  verre  bouchés  émeri  avec  étiquette  gravée  pour  cocaïne  ic 

25422.  Flacons  en  verre  bouchés  émeri  avec  étiquette  gravée  pour  cocaïne  2C 

25423-  Flacons  en  verre  bouchés  émeri  avec  étiquette  gravée  pour  paraffine, 

25424.  Pulvérisateur  à  cocaïne  pour  œsophagoscopie, 
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25360 

25361 

25362 

25363 

25364 

25410 

25411 

25412 

25413 

25414 

25415 

25416 

25417 

25418 

25419 

25420 
25421 

25423 

25424 
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La  ÿigce,.^'27 


y  ) 

•mUMtA^  ,  /*  . 

Fig.  7451. 


TRACHÉOSCOPIE,  BRONCHOSCOPIE,  ŒSOPHAGOSCOPIE 


(Suite) 


ŒSOPHAGOSCOPE  DU  BENSAUDE  A  PROPULSION  PAR  CRÉMAILLÈRE 


Fig.  7450. 

Nouveau  dispositif  à  crémaillère  du  E’'  Bensauâe  {modèle  Drapier  et  Fils,  brev.  s.g.  d.g.) 
pour  la  propulsion  du  tube  interne  de  l’œsophagoscope  destiné  à  remplacer  l’ancien 
tube  interne  à  ressort  en  spirale  de  Brünlngs.  Tous  les  opérateurs  qui  utilisent  le  tube  interne 
à  ressort  en  spirale  de  Brünlngs  savent  que  par  suite  de  la  torsion  fréquente  du  ressort,  la 
descente  du  tube  qu'il  commande  ne  s’effectue  que  par  ressauts  brusques,  douloureux 
pour  le  malade  ;  de  çlus,  ce  ressort  se  recroquevillant  à  l’orifice  du  tube  externe,  gêne  à  la 
fois  le  malade  et  l’opérateur  ;  grâce  au  nouveau  dispositif  de  tubes  à  crémaillère  (fig.  7450) 
que  nous  avons  construits  sur  les  indications  de  M.  le  Bensaude,  ces  inconvénients 
n’existent  plus  et  constituent  pour  les  examens  œsophagoscopiques  une  très  grande  amé¬ 
lioration. 

La  figure  7452  représente  en  traits  fins  le  manche  et  l’éclaireur  de  l’œsophagoscope  de 
Brünlngs  ;  les  traits  pleins  (fig.  7451)  indiquent  le  nouveau  dispositif  du  D>'  Bensaude  qui 
peut  s’adapter  très  facilement  sur  tous  les  modèles  de  manches  de  Brünlngs  existants. 

Tube  cesophagoscopique  du  D’’  Bensaude  [modèle  Drapier  et  Fils,  breveté  s.  g.  d.  g.) 
comprenant:  1“  le  tube  gaine  spatule  monté  avec  son  pignon  djeptraînement  ; 
(fig.  7451)  ;  2°  le  grand  tube  interne,  rallonge  à  crémaillère  7450;  3“  les^^tits  segments 
à  rallonges  (fig.  7450  b,  c,  d,  2  tubes  rallonges  fous,  le  tout  pouvant  être  ada'^  instantanément 
sur  les  manches  de  Brünlngs  que  possèdent  déjà  les  docteurs). 

Nota.  —  Nous  pouvons  fournir  le  tube  cesophagoscopique  en  4  grosseurs  différentes. 

25446.  Enfant,  Tube  propulsé  interne  9  Tube  spatulé  externe  i 

25447.  Petit.  —  —  Il  —  —  i; 

25448.  Moyen.  —  —  12  %■  — 

25449.  Gros.  —  —  13,  %•  —  '  - 

Prière  d'indiquer  le  diamètre  que  l'on  désire. 


25450.  Manche  de  Brünlngs  seul, 

25451-  Boîte  en  métal  nickelé  pour  placer  le  tube  25447 
25452.  Lampes  de  Brünlngs  de  rechange. 

Mandrin  spatulé  du  D^'  Bensaude  pour  l’introduction  des  tubes  (voir  fig.  7440,  page  71), 


cordons  et  lampe  (fig.  7452). 

manche  25450.  Supplément. 


Description  du  nouveau  dispositif  du  D'  Bensaude  et  mode  d’emploi  (i). 


Fig.  7454. 

i^r  temps  :  Examen  du  tiers  supérieur  de 
l'œsophage. 

Le  malade  est  en  position  genu-cubitale  : 
le  conduit  bucco-pharyngo-œsophagien  est 
oblique  eu  haut  et  en  arrière. 

L’opérateur,  accroupi,  introduit  le  tube  obli¬ 
quement  en  haut  et  en  arrière. 


L’œsophagoscope  modifié  comprend  les  parties  suivantes: 
Un  tube  externe,  du  type  de  celui  de  l’œsophagoscope  de 
des  parties  moyenne  et  inférieure  de  l’œsophage  ;  a»  Un  ti 
tube  interne  de  Brünings  ;  mais, 
tube  interne  principal  £0 


e  interne  (fig.  7450)  composé  de  plusieurs  segments  s’emboîtant  l’un  dans  l’autre.  Le  segment  principal,  long  de  25  centimètres  environj  œrrespond  au 
il  porte  une  crémaillère.  Cette  crémaillère  s’articule  avec  un  pignon  propulseur  logé  dans  l'épaisseur  du  tube  externe  ;  ce  pignon  est  mû  par  un  petit  volant 
supplémentaires  :  ce  sont  les  tubes  propulseurs.  Ils  sont  pourvus , sur  tou^p  leur  longueur,  d’une  crémaülère  qui  prolonge  la  crémaillère  du  tube  principal' 
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Supposons  l’œsophagoscope  (tube  externe  engainant  le  tube  principal)  mis  en  plac 

appuyé  avec  le  pouce  gauche,  on  engage  le  premier  sej 
dans  le  cran  fixateur  du  segment  correspondant  ;  autor 
manières  se  mettent  en  continuité.  A  chaque  tour  de  i 
propulseur  s’engage  dans  la  rainure  qui  lui  est  réservée  da 
externe  (celle  qui,  dans  le  tube  de  Brünings,  reçoit  le  ressort).  Le  tuh 
pénètre  dans  le  tube  externe,  en  chassant  devant  lui  le  tube  interne.  Af 
tours  de  vis,  il  est  lui-même  complètement  engainé  par  le  tube  externe  ; 
encore  allonger  le  tube  endoscopique,  on  place  le  deuxième  tube  propuli 
teoiHànaa,  identique  au  premier  et  se  manœuvrant  de  la  même  façon. 

Ces  rallonges  successives  permettent  de  n’employer  que  la  plus  petite  longuf 
tube  possible,  de  plus  l’appareil  comprend  deux  tubes  fous  munis  d’une  crémaillèr 
mais  ne  s’emboîtant  pas  avec  les  autres  tubes.  Ces  tubes  fous  introduits  dans 

seur  en  arrière,  extraire  le  dernier  tube  fou  qui  dépasse  en  partie  du  tube' extern 
permet  d’approcher  la  lampe  de  Brünings,  près  de  l’orifice  du  tube  et  de  se  meti 
distance  minime  de  la  lésion  à  examiner. 

La  manœuvre  du  pignon  de  propulsion  n’exige  aucune  force,  la  progression  d 
se  fait  lentement,  d’un  mouvement  uniforme,  continu,  sans  le  moindre  à-coup. 
véritablement  au  point  sur  la  lésion,  aussi  doucement  qu'on  manœuvre  la  vis  à  crév 


Fig.  7456. 


2^  temps  :  Examen  du  tiers  moyen  d 
Le  malade  se  redresse  légèrement  : 
zontal. 

L'opérateur  se  lève  et  pousse  le  tube  horizontalement 


n  de  l’œsophage. 

:  l’œsophage  est  hori- 


25455.  Trousse  œsophagoscopique  à  lumière 
projetée  et  à  crémaillère  du  D"'  Ben- 
saude,  modèleDrapierbreveté  s.g.  d.g. 
(fig.  7460)  comprenant  : 

I  Tube  œsophagoscopique  pour  enfant  avec 
ses  segments  à  crémaillère. 

I  Tube  œsophagoscopique  petit  calibre  avec 
ses  segments  à  crémaillère. 

I  Tube  œsophagoscopique  moyen  calibre 
avec  ses  segments  à  crémaillère. 

I  Tube  œsophagoscopique  gros  calibre  avec 
ses  segments  à  crémaillère. 

1  Manche  de  Brünings  avec  câble. 

2  Lampes  de  rechange. 

4  Mandrins  spatulés 


I  Pince  avec  tige  à  rallonge  de  Brünings 
avec  7  raccords  opérateurs  variés  {voir 
fig.  7500  et  la  suite,  page  76). 

I  Porte-coton  coudé. 

I  Pince  longue,  courbe,  à  verrou. 

I  Boîte  en  métal  nickelé,  avec  2  plateaux  sur 
chevalets  indépendants,  avec  boîte  à  ouate 
et  boîte  à  instruments  opérateurs. 

Nota.  —  Nous  pouvons,  à  la  volonté  des 
docteurs,  ajouter  à  cette  ^composition  tous 
autres  instruments  qui  n/us  seraient  deman- 
dés. 

25456.  Gaine  en  cuir  *  havane  avec  poi¬ 
gnée  pour  lç:,)>1:ransport  de  la  trousse 
du  Dr  Bensaude. 
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N°  15 


MOUVEMENT  MÉDICAL 


LA  TRANSILLUMINATION 
DU  SEIN 

L’emploi  de  la  transillumination  comme 
moyen  de  diagnostic  a  été  jusqu’à  présent  li¬ 
mité  à  l’examen  des- états  inflammatoires  des  si- 


Dans  un  sein  normal,  les  parties  adipeuses 
sont  tout  à  fait  translucides,  le  tissu  fibreux  l’est 
moins,  le  tissu  épithélial  et  les  vaisseaux  san¬ 
guins  sont  beaucoup  plus  opaques.  Dans  un  sein 
hyperplasié,  il  existe  une  opacité  diffuse  due  à 
l’hypertrophie  des  canaux  et  des  acini  qui  peut 
être  assez  souvent  remarquée  avant  et  après  les 
règles. 

Les  tumeurs  kystiques  sont  translucides  et 
l'examen  par  la  transillumination  est  très  suffi¬ 
samment  net  pour  les  déceler  sans  aucune  dis¬ 
cussion,  même  lorsqu’elles  sont  profondes.  La 


pathologique  et  surtout  par  son  opacité.  Dans  un 
certain  nombre  de  cas,  on  localise  non  seulement 
le  papillome,  mais  le  conduit  galactophore  lui- 
même  rempli  de  sang.  I!  faut  se  défier  d’une 
trop  forte  illumination,  réduire  au  minimum  la 
lumière  pour  apercevoir  un  tout  petit  papil¬ 
lome,  parfois  plusieurs.  Il  est  souvent  bon,  avant 
l’intervention,  de  pratiquer  une  transillumina¬ 
tion  et  de  marquer  sur  la  paroi  la  projection  de 
1,1  tumeur.  Cette  technique  facilite  beaucoup 
l’intervention  qui  doit  être  aussi  limitée  que 
possible  en  cas  de  petite  tumeur  bénigne. 


Figure  1. 


Figure  3. 


Figure  4. 


Fig.  1.  —  Aspect  d'un  sein  normal 
à  la  transillumination. 

Fig.  2.  —  Opacité  diffuse  correspondant  à  une  mastite. 


Fig.  3.  —  Opacité  limitée  correspondant  à  une  tumeur  solide  du  sein. 
Fig.  4.  — ■  .Aspect  d’un  hématome  à  la  transillumination.  L’opacité  est 
très  intense,  mais  inégale  et  ses  contours  sont  mal  limités. 


nus  de  la  lace  et  à  celui  des  tumeurs  solides  ou 
liquides  du  testicule. 

Max  Cutler  a  proposé  en  1929  d’appliquer  cette 
méthode  au  diagnostic  de  certaines  tumeurs  du 
sein.  Il  so  sert  d’une  lampe  à  lumière  froide 
dont  la  source  lumineuse  est  de  dimensions  très 


Fig.  5.  —  Petite  ombre  correspondant  à  un  petit  épi- 
thélioma  dendritique.  Dans  ce  cas,  il  y  avait  écou¬ 
lement  de  sang  par  le  mamelon. 


réduites  et  dont  la  forte  intensité  peut  être  mo¬ 
difiée  à  l’aide  d’un  rhéostat.  L’examen  doit  être 
pratiqué  en  chambre  noire.  Le  volume  du  sein 
n’est  pas  une  contre-indication  à  ce  mode  d’ex¬ 
ploration;  les  tissus  graisseux  sont  en  effet  faci¬ 
lement  transilluminés,  mais  les  résultats  sont 
naturellement  meilleurs  lorsque  le  sein  est  tom¬ 
bant  et  assez  peu  épais.  On  peut  d’autre  part  ex¬ 
plorer  assez  facilement  la  partie  axillaire  de  la 
glande  en  plaçant  la  lampe  dans  l’aisselle. 


constatation  d’une  tumeur  liquide  avec  un  con¬ 
tenu  clair  donne  la  presque  certitude  qu’il  s’agit 
d’une  tumeur  bénigne. 

Les  cancers  du  sein  sont  au  contraire  obscurs 
dans  leur  totalité,  cette  obscurité  étant  d’autant 
plus  marquée  que  la  niasse  est  plus  étendue, 
»n»l  tiiofiïS'  "OpaqUêS'  qu'A  IÔk 

lésions  contenant  du  ■  sang.  La  transillumination 
permet  donc  de  faire  le  diagnostic  entre  une  tu¬ 
meur  maligne,  un  kyste  hématique  ou  un  héma- 

Le  sein  en  lactation  est  totalement  obscur  à 
la  transillumination.  Il  en  est  de  même  du  ga- 
lactocèle  qui  donne  une  ombre  très  opaque  et 
parfaitement  ronde. 

L’opacité  des  hématomes  du  sein  est  caracté- 
risfique;  on  sait  combien  les  malades  invoquent 
souvent  un  traumatisme  à  l’origine  d’une  tu¬ 
meur  mammaire.  La  transillumination  apporte 
dans  ces  cas  une  aide  très  utile  au  diagnostic. 
L’opacité  de  l’hématome  est  intense,  les  bords 
en  sont  irréguliers.  A  des  examens  successifs  on 
voit  la  lésion  diminuer  progressivement  d’opa¬ 
cité- et  d’étendue.  Le  carcinome  peut  avoir  des 
dimensions  et  un  aspect  à  peu  près  analogues, 
niais  il  se  différenciera  toujours  de  l’hématome 
]iar  le  fait  que  son  ombî’e  est  infiniment  moins 
opaque. 

Max  Cutler  fait  remarquer  qu’on  voit  beau¬ 
coup  plus  qu’au trefois  un  grand  nombre  de 
femmes  consulter  pour  un  écoulement  de  sang 
par  le  mamelon.  La  palpation  ne  donne  à  ce 
moment  que  très  peu  de  renseignements.  On 
se  trouve  souvent  exposé  à  pratiquer  alors  une 
intervention  très  étendue  pour  une  tumeur  bé¬ 
nigne. 

Là  encore  la  transillumination  rend  des 
services.  Une  simple  tumeur  papillaire  est  par¬ 
faitement  localisée  par  la  petitesse  de  l’image 


Max  Cutler  vient  de  publier  une  étude  com¬ 
plète  de  ce  moyen  d’exploration  dans  l’ouvrage 
Tumours  of  the  Breast,  qu’il  vient  de  faire 
paraître  avec  Lentbal  Cheatle.  Les  figures  pu¬ 
bliées  dans  ce  livre  témoignent  que  le  procédé 
de  1.1  Iransillumination  consi ü-"  uu  m-avey  ,-. 


Fig.  6.  —  Multiples  petites  opacités  dues  à  plusieurs 
petites  tumeurs  papillaires. 

juvant  de  la  clinique  qui  est  loin  d’être  négli¬ 
geable. 

A.  Ravina. 
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néoplasique,  et  la  séparation  en  est  pos¬ 
sible.  L’obstacle  squelettique  peut  être 
supprimé.  Ces  deux  faits  autorisent  l’exé¬ 
rèse  de  ces  adénopathies  basses. 


Supprimer  la  barrière  osseuse  nous 
semble  la  condition  priinordiale  dans  de 
tels  cas.  Nous  en  avons  fait  la  cruelle 
expérience,  il  y  a  deux  ans,  sur  un  ma¬ 
lade  qui  présentait  une  adénopathie 
plongeant  derrière  la  clavicule,  mais  qui 
semblait  mobile  et  peu  adhérente.  Au 
moment  où  nous  cherchions  à  luxer  la 
masse  avec  le  doigt,  un  flux  de  sang 
inonda  le  champ  opératoire;  après  abla¬ 
tion  rapide  de  la  tumeur,  nous  avons 
pu  aveugler  une  déchirure  de  la  veine 
sous-clavière,  mais  le  malade  succomba. 
Raymond  Bernard  a  rapporté  un  cas  ana¬ 
logue. 

Aussi,  avant  toute  tentative  de  libéra¬ 
tion  de  la  tumeur,  faut-il  se  débarrasser 
de  l’obstacle  osseux  formé  par  la  clavi¬ 
cule.  Dès  lors,  les  mouvements  opéra¬ 
toires  sont  faciles  et  se  déroulent  sous  le 
contrôle  de  la  ,vue;  la  tumeur  est  atta¬ 
quée  par  son  pôle  inférieur  libre,  et  en¬ 
levée  de  façon  rationnelle  des  parties 
saines  vers  les  parties  malades;  les  vais¬ 
seaux  sont  bien  exposés,  disséqués  à  la 
vue,  immédiatement  pincés  s’il  se  pro¬ 
duit  une  déchirure. 

Instruit  par  notre  cas  malheureux, 
nous  étions  résolu  à  recourir  à  celte  mé- 
ihode  ic  cas  échéant,  et  nous  avions  étu- 

queà  préconisées  pour  aborder  les  vais¬ 
seaux  de  la  base  du  cou. 

La  résection  définitive  de  la  moitié  in¬ 
terne  de  1-1  clavicule  préconisée  par  Mo- 
restin  nous  a  semblé  trop  mutilante. 

La  section  de  la  clavicule  à  sa  partie 
moyenne  donne  un  jour  insuffisant  sur 
la  base  de  la  région  carotidienne,  la  por¬ 
tion  restante  de  la  clavicule  faisant  une 
saillie  gênante. 

Le  grand  volet  ostéoplastique  de  Sen- 
cert  basculant  en  dehors  la  clavicule  sec¬ 
tionnée  et  le  grand  pectoral  désinséré  est 
un  procédé  complexe  et  long. 


Le  procédé  qui  nous  a  semblé  le  plus 
simple  et  le  plus  satisfaisant  est  l’abais¬ 
sement  temporaire  de  la  clavicule  par 
désarticulation  de  son  extrémité  interne, 
préconisé  déjà  par  Costantini  dans  le 
traitement  des  blessures  des  gros  vais¬ 
seaux  de  la  base  du  cou.  Libérée  de  ses 
attaches  sternales  et  costales,  l’extrémité 
interne  de  la  clavicule  s’abaisse  autant 
qu’on  le  veut,  au  dedans  du  thorax;  la 
saillie  énorme  de  la  tête  claviculaire  s’ef¬ 
face  et,  du  coup,  donne  un  jour  considé¬ 
rable  sur  la  partie  dangereuse  de  la  ré¬ 
gion  cervicale  et  les  carrefours  vascu¬ 
laires,  notamment  le  confluent  jugulo- 
sous-clavier  et  ses  affluents,  qui  repré¬ 
sente  le  danger  le  plus  immédiat. 
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Nous  avons  utilisé  cette  méthode  sur 
de  nos  opérés. 

Cette  désarticulation  est  facile  et  s’exé¬ 
cute  avec  une  extrême  rapidité. 

La  pratique  de  la  libération  de  l’extré¬ 
mité  interne  de  la  clavicule  à  la  rugine 
aous  semble  condamnable  par  son  man¬ 
que  de  précision  et  les  risques  d’échappée 
Je  l’instrument  dans  la  profondeur. 

La  désarticulation  méthodique  au  bis¬ 
se  recommande,  au  contraire,  par 
facilité  et  sa  sécurité.  On  ne  risque 
si  on  a  le  soin,  pendant  toute  la 
durée  de  la  désarticulation,  de  placer  l’in¬ 
dex  gaucha  au  contact  immédiat  avec  la 
face  postérieure  de  l’articulation  sterno¬ 
claviculaire  et  de  l’extrémité  interne  de 
l’os.  Ce  doigt  limite  ainsi  la  course  de  la 
pointe  du  bistouri  et  protège  les  vais¬ 
seaux.  Le  bistouri  parcourt  facilement 
l’interligne  articulaire  suivant  son  tra¬ 
jet  coudé,  et  sectionne  progressivement 
les  attaches  sternales  de  la  clavicule,  en 
laissant,  le  plus  souvent,  le  ménisque  ad¬ 
hérent  à  la  surface  sternale;  sans  désem- 
jiarer,  la  lame  glissant  horizontalement 
et  à  plat,  le  long  de  la  face  inférieure 
la  clavicule,  va  sectionner  le  puissant 
ligament  costo-claviculaire.  La  clavicule 
ainsi,  d’un  seul  coup,  s’abaisse 
autant  qu’on  le  veut  devant  les  premiers 
espaces  intercostaux,  découvrant  la  pre¬ 
mière  côtp,  les  vaisseaux  qui  l’enjambent, 
l’orifice  supérieur  du  thorax.  Il  est  alors 
facile  de  disséquer  à  la  vue  la  tumeur,  dr- 
ia  .séparer  des  vaisseaux,  de  la,  ronaonter 
'pîugffissivêment.  Dans  nos  '  grariue  ecb, 
cette  libération  a  été  aisée,  et  le  carrefour 
veineux  bien  exposé  n’a  pas  été  blessé: 
une  fois,  cependant,  nous  avons  été 
obligé  de  réséquer  un  segment  de  la 
veine  sous-clavière  adhérent  à  la  tu¬ 
meur. 

L’opération  terminée,  la  clavicule  re¬ 
prend  spontanément  sa  place,  son  extré¬ 
mité  interne  s’encastrant  dans  sa  loge. 
Elle  est  fixée  par  quelques  points  char¬ 
geant  les  insertions  claviculaires  du 
grand  pectoral  et  le  tissu  fibreux  de  la 
face  antérieure  du  manubrium. 


Ce  procédé,  grâce  à  l’excellent  jour 
qu’il  donne,  permet  d’étendre  les  indica¬ 
tions  de  l’exérèse  des  tumeurs  malignes 
de  la  base  du  cou  qui  nous  semble  en¬ 
core  la  conduite  la  plus  logique.  Il  trouve 
donc  son  application  dans  la  chirurgie 
des  adénopathies  néoplasiques  ou  des 
néoplasmes  thyroïdiens  plongeant  der¬ 
rière  le  squelette. 

Nous  n’avons  pas  eu  l’occasion  de  l’uti¬ 
liser  dans  la  chirurgie  des  vaisseaux  de  la 
base  du  cou,  mais  nous  pensons  qu’il 
rendrait  des  services  égaux  pour  aborder 
cette  région  vasculaire,  qu’il  s’agisse  de 
plaie  vasculaire  récente,  d’hématome  en¬ 
kysté,  d’anévrysmes  ou  d’extraction  de 
projectile  de  cette  région. 
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Œsophagoscope  à  lu¬ 
mière  portée,  mo¬ 
dèle  du  Dr  Bensaude 
(modèle  Drapier  et 
/î7s,brevetés,g.d.g.) 

(fig.  7482)  avec  dis¬ 
positif  d’éclairage  entièrement  stérilisable  (nouveaux 
procédés  stérilisables,  Drapier,  brevetés  s.  g.  d.  g.). 


ŒSOPHAGE  (Suite) 


tions  endoscopiques  de  l’œsophage  ' 
déré  comme  étant  actuellement  le  modèle  le  plus  pratique  et 
d’une  conception  absolument  nouvelle. 

Nous  avons  réalisé  un  instrument  permettant  la  suppres¬ 
sion  des  manches  éclaireurs  par  lumière  projetée  qui  ne  donnent  ^ 
qu’un  éclairage  restreint  et  dont  la  projection  des  rayons  se 
reflétant  dans  les  parois  du  tube  gêne  considérablement  l’œil 
de  l’opérateur  et  atténue  la  vision  du  champ  à  explorer.  De 
plus,  les  appareils  à  lumière  projetée  ne  laissent  qu’un  passage 
très  réduit  aux  rayons  visuels  et  sont  souvent  d’un  réglage 
difficile,  la  concentration  des  rayons  lumineux  n’étant  pas 
toujours  correspondante  à  la  longueur  des  tubes. 


Fig.  7484. 

3®  temps  :  Examen  du  tiers  infériei 
cardia. 

Cette  portionde  l’œsophage  est  dirigéi 


■  de  l'œsophage  e, 


^ _ J, _ „ _ n  avant  et  à  gauche. 

Le  malade  est  assis  sur  les  talons,  la  tête  fortement  redres¬ 
sée  ;  le  tube  a  été  introduit  par  la  commissure  labiale  droite . 
L’opérateur,  debout,  dirige  le  tube  en  bas,  en  avant  et  à 
gauche,  de  façon  à  atteindre  le  cardia.  


Fig.  7483. 


.L,  œsophagoscope  à  lumière  portée  du  D^  Bensaude  qui  supprime  tous  ces  inconvénients,  est  composé  : 

i»  D’un  tube  initial  en  sifflet  de  la  forme  du  tube  de  Brünings  et  qui  est  introduit  au  moyen  d’un  mandrin  en  gomme 

souple.  Il  est  muni  d’un  manche  crosse  formant  poignée  solide  et  qui  reçoit  le  câble  conducteur  du  courant  ; 

2°  D’un  tube  propulsé  contenant  la  lampe  qui  éclaire  l’extrémité  et  qui  s’allume  automatiquement  au  moment  où  ce 

tube  arrive  à  dépasser  le  tube  initial.  11  est  en  outre  muni  d’une  crémaillère  de  propulsion  qui  est  engrénée  par  un  pignon  de 

microscope  fixé  sur  le  tube  initial  et  immobilisable  instantanément  ;  . i  ^  u  z.  j  j.  i 

3°  De  2  segments  de  tube  interchangeables  munis  du  même  dispositif  et  permettant  1  avancement  très  doux  de  ce  tube.  (Voir  les  details  des  segments  de  tubes  b,  u,  d,  et  la  manœuvre  de 

^ao^Dhin  systènm  optique  £mise  au  point  réglable  permettant  de  grossir  le  champ  à  toutes  les  distances  et  d’observer  des  détails  qui  échappent  absolument  à  l’œil  nu. 

Ce  système  optique  est  monté  sur  une  demi-fenêtre  basculante  à  renvoi  automatique  qui^perniet  le  passage  des  instruments  et  tiges  de  nettoyage. 


n  rôle  important  dans  la  facilite  de  manœuvre 


canule  spéciale,  de  conserver  cons- 
complètent  d’une  manière  heureuse  les  commo- 


■'e"parUe"*nôüvel  aspirateur  électrique  (fig.  7510,  page  77)  que  nous  avons  construit  spécialement  pour  l’œsophagoscopie  permet,  à  l’aide  d  u: 
tamment  le  champ  absolument  net  par  l’aspiration  immédiate  des  liquides  gênants  et  difficiles  a  tamponner.  _ 

Nous  donnons  enfin,  pages  72, 73  et  74,  les  figures  des  positions  d’introduction  qui  jouent  ui 
dités  d’examen  que  procure  ce  nouvel  œsophagoscope.  i  ^  j.- 

Ce  nouvel  appareillage  est  considéré  comme  ayant  résolu  les  difficultés  qui  se  sont  toujours  opposées  à  1  emploi  courant  de  cette  méthode  precieuse  de  diagnostic. 

L’œsonhagoscope  à  lumière  portée  du  D^  Bensaude  {modèle  Drapier  et  Fils,  breveté  s.  g.  d.  g.)  est  construit  en  métal  très  rigide.  ^  -.z  „ 

La  lainnettérilisable  de  3  volts  5,  montée  sur  une  longue  tige,  est  maintenue  dans  un  conduit  spécial  ménage  dans  le  tube  œsophagoscopique.  La  lampe  peut  etre  facilement  remplacée  ;  il 
suffit  pour  la  retirer  d’utiliser  la  petite  clé  à  deux  griffes  qui  est  livrée  avec  l’œsophagoscope  ;  à  cet  effet,  saisir  l’arrière  de  la  lampe  dans  les  deux  griffes  de  la  de  et  tirer  sur  la  lampe  en  relevant 
légèrement  la  clé  de  bas  en  haut.  Pour  remplacer  la  lampe,  gUsser  la  tige  porte-lampe  dans  son  tube  jusqu’à  l’extrémité  du  tube  œsophagoscopique,  puis  pousser  délicatement  à  fond  en  appuyant 

le  bout  des  griffes  de  la  clé  sur  l’extrémité  terminale  de  la  lampe.  .  ,  .  .  ,  ,  ,  j 

Pour  entrer  et  sortir  les  segments  de  tubes  porteurs  d’une  crémaillère,  abaisser  l’immobilisateur  a  charnière  A  et  le  maintenir  appuyé  avec  le  pouce  gauche  pendant  que  la  main  droite 

engage  ou  dégage  le  segment  du  cran  fixateur  du  segment  correspondant.  ^  ^  ,,,  ,  t--,  j  j-  -u, 

25460  Œsophlgoscope  à  crémaillère  et  lumière  portée  avec  système  optique,  dernier  modèle  du  Dr  Bensaude,  modèle  Drapier  et  Fils,  brevete  s.  g.  d  g.,  avec  dispositif  d  éclairage  sterilisable 
breveté  s  ”  d  g  comprenant  un  tube  introducteur  spatulé,  de  14  %  de  diamètre  et  un  tube  propulse  de  ii  %  de  diamètre,  2  segments  a  crémaïUere  un  système  optique  monte  sur 
™ — oUo  of  Hs  rnTi+ar-4  airpr  câble  électrique,  une  lampe  de  rechange,  un  porte-coton,  le  tout  en  boite  métal  nickele. 


^ _  ^  %  de  diamètre  ei 

fenêtre  basculante,  un  manche  de  fixation  et  de  contact  avec  câble  électrique,  u 
Nota.  -  Nous  faisons  ces  appareils  de  9.  ii  et  12  %  de  diamètre  de  tube  propulsé. 


drapier  et  FILS,  41, 


i  de  Rivoli,  PARIS 


ŒSOPHAGOSCOPE  DU  BENSAUDE  (Siiite) 


-  .  -  —  manche  universel  contre-coudé  •  2“  une 

-  segments,;  4»  un  tube  spatulé  ovalaire’ 10  x  14 

'“1,““  de  diamètre  avec  ses  deux  segments.  Chaque  tube 
chevalets,  en  boîte  métal  nickelé.  ^ 


.  ^  ^  CI.  ociilvc  et  ictiiuiige  couli^ante,  modèle 

îc  7  raccords  opérateurs  (voir  page^).^  ‘ 

Instrumentation  stérilisable  du  D'^  Moulonguet  T (m) 

pour  trachéo-broncho-œsophagoscopie  (Modèle  Dr afier  et  Fils,  breveté,  s.  g.  d.  g.). 


Fig.  7489.  La  coupe  de 
l’extrémité  du  tube  (fig. 
7489)  montre  la  lampe 
protégée  dans  le  léger 
renflement  terminal  du 
tube. 


UtiFsation  de  tubes  de  longueur  déterminée, *Lns^système^d^'tube%rop^lsé^interne\™^  7488-89-90).  présente  les  différents  avantages  suivants  sur  les  œsophagoscopes  courants  : 


2“  Système  optique  à  bascule 

le  contrôle  grossissant  de  roptiqu( 

3“  Les  tubes,  ainsi  que  le  dispositif  d’éclairage. 


phagoscope. 


25468. 

25469. 

25470. 

25471. 

25472. 

25473. 

25474. 

25475 

2548: 


Qée.sans  svstème  de  tiïhe  ^“0-  picacnucics  uiiierenrs  avanrages  suivants  sur  les  œsopnagoscor 

•ès  S  LtaiT desVoints^exa^^^^^^  un  maximum  de  passage  pour  les  instruments  et  de  largeur  pour  la^ 

^  permettant,  grâce  à  1  optique  basculante,  le  passage  des  instruments  opérateurs  et  leu 

absolument  stérilisables  par  ébullition,  grâce  aux  nouveaux  procédés  brevetés 

L  instrumentation  stérilisable  du  Df  Moulonguet,  Êi! /*,  breveté  s.  g.  d.  g.,  pour 

T^e  œsopha^copique  de  0^,50  x  0,013  X  (fig.  7488).  ^ 

25  Çîî 

?.TI 


opérateurs  et  leur  utilisation  s. 
g.  d,  g.  d'éclairage  stérilisable  adaptés 
iophagoscopie,  et  bronchoscopie,  comprend  : 


—  bronchoscopique 


%  (fig.  7492). 


Cette  instrumentation 


de  om,4o  X  0,006  ’p, 
de  om,25  X  0,004  ” 
de  on',25  X  0,006  JS 
n  boîte  métal  nickelé. 


.-25476. 

2^5477^: 

-2547dr  I 


-254:7gr-2  Instrumentsi  opérateurs  (voir  fig.  7518  et  7515,  page  77). 

25480.  I  Manche  interrupteur  avec  cordons. 

25481.  I  Système  optique  réglable  interchangeable  à  bascule. 

Nota.  Chaque  tube  est  fourni  avec  sa  lampe  et  une  lampe  de  rechange  supplémentaire ■ 

- eu  LIUILC  nierai  nicKeie.  t  1.  °  rr 

25484.  Instrumentation  stérilisable  complète  du  Dr  Moulonguet  nour  traebén  bmnpli  a  longue  tige  pour  tubes  du  Dr  Moulonguet. 

T„„f  .*  w.»  »■  -“r» 

2»  25415.  12  droits  démontants  en  2  pièces  utilisables  des  deux  côtés  (fig.  7443, 

3“  25416.  I  Pompe  à  salive  (fig.  7444,  page  71) . 

DRÀPËËR~irFÎLs7~4Î7i;^^ 


r  garnie  intérieurement 

Canule  à  salive  à  rallonge  coulissante,  modèle  Drapier  (fig.  7445,  page  71). 
Flacons  ven-e,.aveo  inscriptiqii  :  adrénaline,  cocaïne  à  10  %,  cocaïne  à  20  %, 
paraffine. /iHî.  i^/lU  XTUtt.  If y 

Porb^pince  à  corps  étrangers  avec  7  raccords  opérateurs  (voir  fig.  7^,  page^. 

iïvôiïTlPAÉï^  ^ 


P 


4^- 


2^^T.^.L-adouz.  120 
La  pièce.  8o 

25419-  —  40 

-25488^  — 
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25465 
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25474- 

2547^ 

-25476- 

•«5477^ 

25478-' 

25470-- 

25480- 

25481- 

25482. 

25483- 

25484 


3800 

4500 

28? 


—  3800 

—  30 

—  4500 


fTytt 

iTrss  ^  5-3^ 


t -r  r-4 

p':4n:;iidTr::ti::..fc  .::.7 :  ::: 


- pAiJi^'X-  ï/(^JLii  '[ 


INSTRUMENTATION  DE  CHEVALLIER  -  JACKSON  POUR  TRACHEO  -  BRONCHO  -  ŒSOPHAGOSCOPIE 


L’INSTRUMENTATION  de  Chevallier-Jackson  pour  trachéo-broncho-œsophagoscopie 
comprend  : 

25488.  I  Laryngoscope  pour  adulte. 

25489.  I  —  enfant. 

25490.  I  —  commissure  intérieure. 

25491.  I  Bronchoscope  de  4  x  300  pour  enfants. 

25492.  I  —  5  X  300  pour  enfants. 

25493.  I  —  7  X  400  pour  adultes. 


25494.  I  Bronchoscope  de  9  x  400  pour  adultes. 

25495-  I  Œsophagoscope  de  7  X  450  pour  enfants. 

2549b.  I  —  9  X  450  pour  adultes. 

Chacun  des  tubes  ci-dessus  est  fourni  avec  son  porte-lampe  et  une  lampe. 

25497.  L’instrumentation  complète  des  11“  25488  à  25496,  en  boîte  métal  nickelé. 

25498.  Lampe  supplémentaire. 

Sur  demande,  nous  fabriquons  les  bronchoscopes  et  les  œsophagoscopes  de  Chevallier-Jackson 
I  avec  un  tube  d’ aspiration  latéral  moyennant  un  supplément  de  35  francs  pour  chaque  tube. 


GASTROSCOPE 


Le  Nouveau  gastroscope  (fig.  7494, 7495, 7496,  7497)  permet  l'exa¬ 
men  gastrique  à  l’aide  de  2  optiques  différentes,  l’une  à  vision 
directe  (fig.  7496),  l’autre  avec  prisme  pour  vision  à  qo« 
(fig.  7497).  Ce  modèle  permet  une  utilisation  beaucoup  pljis 
variée  qu’avec  les  anciens  modèles.  Ce  gastroscope  peut,  en 
outre,  être  introduit  sous  le  contrôle  de  la  vue  aussi  bien 
qu’au  mandrin. 

25507.  Nouveau  gastroscope,  comprenant  le  tube  initial  (fig. 

7494) ,  le  mandrin  introducteur  à  extrémité  souple  (fig. 

7495) ,  le  tube  à  optique  télescopique  pour  vision  directe 
(fig.  7496),  le  tube  avec  optique  à  prisme  (fig.  7497),  un 
porte-coton  à  griffes  nouveau  modèle,  les  cordons  avec  pince, 
une  lampe  de  rechange  pour  chaque  tube,  le  tout  en  boîte 
métal  nickelé  sur  chevalets. 


Tube  initial  à  extrémité  en  sifflet,  avec  tube  latéral,  pour  l’insufflation  (fig.  7494). 


Fig.  7494. 

Mandrin  introducteur  métallique  à  extrémité  de  caoutchouc  (fig.  7495). 

Fig.  7495. 

Tube  avec  optique  télescopique  et  lampe  terminale  permettant  la  vision  directe  (fig.  7496), 
Fig.  7496. 

Optique  gastroscopique  avec  prisme  pour  vision  à  go°  (fig.  7497). 


INSTRUMENTS  OPERATEURS  POUR  ŒSOPHAGOSCOPIE 


25510.  Pince  avec  tige  à  rallonge  de  Brünlngs  pour  les  corps 
étrangers  avec  instruments  interchangeables  (fig. 
7500),  mais  sans  raccord  opérateur. 

25511-  Raccord  opérateur  à  curettes  rondes  (fig.  7507). 
25512.  —  à  pinces  excentrées  (fig.  7506). 

25513-  —  à  mors  allongés  (fig-  7505). 

255 1-1-  —  avec  mors  étroits  à  griffes 

(fig.  7504). 

25515-  —  avec  mors  larges  à  griffes  (fig. 

7503). 

25516.  —  avec  mors  ovalaires,  fenêtres 


petites  (fig.  7502). 

25517.  Raccord  opérateur  avec  mors  ovalaires,  fenêtres 
/  grandes  (fig.  7501). 

^>510.  Pince  avec  tige  à  rallonge  de  Brünlngs  pour  les 
il  .  corps  étrangers,  longueur  spéciale  pour  l’œsopha- 

llî'''  goscope  du  Dr  Moulonguet  avec  les  7  instruments 
.  interchangeables  (fig.  7500,  7507,  7506,  7505, 

W  ’  7504,  7503,  7502,  7501), 


Fig.  Fig. 

7501.  7502. 


Pour  les  prix  consulter  le  tarif  spécial 
joint  au  catalogue. 
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INSTRUMEI^^  OPÉRATEURS  pour  ŒSOPHAGOSCOPIE  (Suite) 


I 

ho  Sol 

\ioSoij 

m/y 


Kig.  7510. 

25520,  Bougie  dilatatrice  spatulée,  en  gomme,  pour  l’i 
duction  de  l'œsophagoscope  du  D'  Bensaude 
Aspirateur  du  Di’  Bensaude' pour  l’aspiration  des  mucosités 
et  du  sang  dans  l’œsophagoscopie  (fig.  7510),  monté  sur 
panneau  marbre  avec  i  bocal  récepteur  de  i  litre,  pédale  à 
3  vitesses  pour  démarrage  et  arrêt  instantanés,’  tubes  en 
caoutchouc  à  vide,  raccord  avis  pour  canule  et  canule  à  ral- 
loiwe  du  Dr  Bensaude  pour  aspirationsœsophagoscopiques. 

2552g.  Pour  courant  continu  ou  alternatif  110-120  volts. 

255?3.  „  7"  —  220  volts.  (p.  if  Cl 

25^4.  Supplément  pour  guéridon  nickelé  permettant  de 
/  poser  l'aspirateur  du  Dr  Bensaude.  'P f 
^525.  Canule  à  rallonge  du  Dr  Bensaude  pour  aspiration 
/  des  mucosités  pendant  l'examen  œsophagoscopique  ; 
modèle  Drapier  (voir  fig.  7445,  page  71) . 

25570.  Tube  de  Faucher,  pour  lavage  de  l'estomac,  en  caoutchou 
entonnoir  et  tu  Une  eu 


Manche  universel  (fig.  7511)  permettant  de  monter  la 
serie  des  instruments  opérateurs. 

25527.  Le  manche  universel  seul  (fig.  7511)  (sans  ral- 
longe,  ni  embout  emporte-pièce).  ' 

25528.  Rallonge  droite  de  20  %  (fig.  7519)  sp  montant 
sur  le  manche  universel. 

25531.  Rallonge  courbe. 

25532.  Emporte-pièce  droit  de  Frankel  (voir  celui  qui  est 
monte  au  bout  du  manche  universel,  lig:  7511). 


à  grande  curette  (iig. 


ESTOMAC 

rouge  glacé,  avec 


entonnoir  et  tulipe  en  verre.  ® 

25.571.  Tube  d’ Ynurrigarro  modèle  fermé  permettant  la  dilatation  au  mercure 
25572.  Le  meme,  a  trous  multiples  pour  gavages. 

25573.  de  Pré™^  du  suc  gastrique  et  lavage  d’estomac 

(ng.  752d  et  7526),  avec  entonnoir  verre.  L  appareil  — 

25574.  Le  tube  seul  (fig.  7526). 


25533  Emporte-pièce  de  Krause  à 

*7518).  “ 

25534.  droit  de  Krause,  coudé  à  gauche 

25535.  Emporte-pièce  droit  de  Krause,  à  petite  curette 

25536.  Emporte-pièce  droit  de  Struyoken  (fig.  7515). 
-5537.  droit  de  Struycken,  à  angle  de  60“ 

25538.  Emporte-pièce  droit  de  Cordes  à  coupe,  triangulaire 
droit  de  Cordes,  à  coupe  ronde 


Fig.  7525. 


25575.  Le  siphon  seul  (fig.  7525)  ~ 

25576.  Appareil  de  Soupot,  .pour  extraction  du  suc  gastrique,  complet. 


B 


ÜJfc. 


2559 

2559 

25599 

25600 

25601 
125602- 
25603- 
25604 


2560! 


f 


•’Soo 


25610.  Petit 

modèle. 

individuel  3500  » 

25610.  Grand 

modèle  ^  ; 

hôpital.  4900  '  \p  • 
25bi6.Lapüce.  1400  » 

25617-  —  :  120’  » 

,25619.  — 

25624.  — 

25625.  — 


1275 


H 

Uf. 

Vf'ï' 


1/ 


Instruments  Nouveaux 


-  l\aAtcoJrt^r.  cùM) 


Le  cathéter  gastro-duodénal 
du  Louis  Camus  ^ . 

Celte  petite  sonde  à  double  usage,  bien  acceptée 

r  les  malades  et  d’un  maniement  facile,  permet  ; 

1“  De  réaliser  rapidement  la  traversée  de  l’œso¬ 
phage  ; 

2°  De  franchir  le  pylore  dans  un  temps  variant 
le  plus  habituellement  entre  cinq  et  vingt  minutes. 

De  sorte  que  l’opération-  complète  du  tubage 
avec  ré-colte  des  biles  se  trouvera  très  abrégée  (trois 
quarts  d’heure  à  une  heure  en  moyenne). 

L’appareil  =  se  compose  d’une  sonde  line  en 
gomme  souple  d’un  (rès  petit  diamètre  (n°  10  Char- 
rière)  et  d’un  jeu  de  mandrins  en  baleine  flexible, 
pouvant  coulisser  facilement  dans  la  lumière  de  la 
sonde.  L’une  des  extrémités  de  celle-ci  est  termi¬ 
née  par  une  olive  un  peu  -lourde,  l’autre  par  un 
raccord  permettant,  à  tout  moment  du  tubage,'  l’as¬ 
piration,  que  la  sonde  soit  armée  de  son  mandrin 

Le  mandrin  le  plus  fort  est  destiné  à  l’introduc¬ 
tion  de  la  sonde  dans  l’estomac.  Ce  temps  accompli, 
retirer  vivement  le  mandrin.  S’il  s’agit  du  tubage 


ESTOMAC  (Suite) 

25^5. 


Fig.  7539.  Fig.  7540.  Fig.  7541. 

Olive  OUve  Olive 

Einhorn  Einhorn  de 


25598.  Tube  gradué  de  Einhorn  en  caout¬ 
chouc  plombifère,  opaque  aux^ 
rayons  X. 

25599.  Olive  de  Einhorn  en  fer  doux. 

25600.  Mandrin  métallique  souple,  avec 
étau  de  serrage,  modèle  Drapier, 
pour  introduction  des  tubes  d' Ein¬ 
horn  ou  de  Rehfuss  dans  les  rétré¬ 
cissements  ou 


25601.  Tube  de  Rehiussavec 
olive  à  larges  fenêtres 
(fig.  7541)  pour  le  pré¬ 
lèvement  du 


25595.  Tube  gradué  de  Einhorn  avec  olive 

métallique  pour  le  prélèvement  ii„,pmPTiT  nu  sur  p- 

(ûg.  7538).  ^iû^er-Tube  gradué  de  Ryles  po 

25596.  Le  même,  complet  avec  robinet  dou——-^  le  prélèvement  du 

ble  et  seringue  (fig.  7538).  - 

25597.  Tube  gradué  de  Einhorn  (fig.  7538) 
seul  avec  olive  (fig.  7540),  pour 
enfant  ou  rétréci. 


t  duodénal. 


Tube  du  D'  F.  Ramon,  modèle  Dra¬ 
pier,  pour  aérophagie,  prélève- 
.  r  ments  de  suc  gastrique, 

M  lavages  d’estomac.  Ce 
^/Itube  est  du  calibre  n“  16 
;.'t/charrière  (fig.  7543). 

25603.  Le  tube  seul. 

7^6»=!.  Le  tube  avec  seringue 
à  balle  aspiratrice  (fig.! 

7543)  (en  enlevant  L  ^ 


.a  balle  aspir 
,,'f>7543)  (en  e 
1  t•balle,  le  ven 


SPONDYLO-GASTRO-EXCITATEUR  DU  LEIVA  DAZA 


Nouveau  tube  d’ Ein¬ 
horn  gastro  -  duodéno- 
jéjuno  -  iléo  -  cœcal  (fig. 
7545) ,  composé  de  tubes 
de  Einhorn  munis  d’aju¬ 
tage  à  vis  pour  permettre 
’  allongement  progressif. 
La  longueur  to¬ 
tale  de  ce  tube 


Appareil 

''"stérilisable  pour 
transillumination  de 
l’estomac,  modèle 
Drapier,  stérilisable. 
25607.  Lampe  de  re- 
change  stérilisable. 
1.25608.  Crayon  ouvre- 
bouche  du  Dr  Le  Noir 
pour  aérophagie, 
lî  25609.  Barbotteur  élec- 
*  trique  sur  pied  et 

à  pédale  du  D' 
Gain  (modèle  Dra¬ 
pier)  pour  émul- 
1  et  injection  des  liquides 
denses.  La  pédale  à  double 
effet  permet  d’arrêter  à  volonté, 
instantanément,  la  descente  du 
liquide  en  cas  de  spasme  et  d’en 
reprendre  ensuite  l’écoulement. 

25610.  Appareil  barbotteur  du  D' 
Taillandier,  pour  émulsions 
épaisses  et  grands  lavements 
(voir  fig.  9106,  page  152). 
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7543.  Ê 

DRAPIER  et  FILS,  41,  rue  de  Rivoli,  PARIS 


Fig.  7545. 

ELECTRO-BROYEUR  DU  D-^  LEIVA-DAZA 


Le  spondylo-gastrO-excitateur  du  D'  Lel- 
va  Daza,  modèle  Drapier,  breveté  s.  g.  d.  g. 
est  un  appareil  automatique,  réglable 
à  volonté.  Il  rend  facile  l’emploi  delà  spon- 
dylothérapie  appliquée  au  traitement  des 
atonies  gastriques,  des  spasmes  du  pylore 
et  des  dyspepsies  par  constij)ation. 

Placé  sur  le  point  à  exciter,  il  répète  indé¬ 
finiment  l’excitation  sur  le  rythme  qu’on 
juge  convenable,  évitant  ainsi  la  présence 
continuelle  du  médecin. 

25616.  L’appareil  complet  avec  ses  bre¬ 
telles  de  fixation  sur  courant  iio  volts 
alternatif. 

25617.  Supplément  pour  courant  continu. 

25618.  Le  même  appareil,  sur  courant 
220  volts  alternatif. 

25619.  Supplément  pour  courant  continu. 

Notice  sur  demande. 


Fig.  B.  —  2®  temps. 

Electro-broyeur  du  D'  Lelva  Daza,  modèle  Drapier  d  éposé 
pour  dyspeptiques  (fig.  A  et  B),  permettant  au  malade  de 
broyer  ses  aliments,  bouchée  par  bouchée,  au-dessus  de 
son  assiette,  évitant  ainsi  l’amas  peu  appétissant  et 
refroidi  de  mets  broyés  d’avance  (i). 

Sur  no  volts  alternatif  ou  continu.  . 

Sur  tout  autre .  courant.  Notice  sur  demande. 
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CHIRURGIE  DU  FOIE  ET  VOIES  BILIAIRES 

(Suite) 


7=;740.  Pince  clamp  en  fourche 

du  Dr  Desjardins,  assurant 
en  même  temps  la  copro  et 
la  cholestase. 

7^741.  Aiguille  du  Dr  Auvray, 

^^pour  fistule  biliaire(fig.7602). 

78810.  Support  pour  9péra- 
tions  sur  les  voies  biliaires  se 
plaçant  sur  toutes  les  tables 
d’opération  et  permettant  la 
surélévation  des  parties  a  opé¬ 
rer  (voir  fig.  9028,  p.  149), 


Fig.  7601. 


75744  Valve  éclairante  stérilisaUe 

”Æiaî:?our  ifs^S^'atio™  le  foie,  servant  à  la  fois  d’écarteur  et  d’éclaireur  de  la 

face  inférieure  du  foie.  _  ei-iriUsatinTi  des  anpareils  éclairés  électriquement. 

Grâce  à  nos  nouveaux  procédés  permettant  la  sté^^^^^^^^  stérilisabU,  soit  par  ébullition,  soit  au 
nous  avons  mis  au  point  un  modèle  de  valve  enheremew  sienu^a  jpg  éiec- 

Poupinel  ou  à  l’autoclave.  Cette  ^^.Ive  n  est  pas  tebee  t  0 

par  ébullition  ou  à  l’étuve  Poupmel. 

75746!  Cordons  métalliques  stériiisables  s’adaptant  à  la  valve  25745- 
75747-  Lai^p6S  de  rechange  stérilisables. 


CHIRURGIE  GASTRO-INTESTINALE 


Fig.  7610.  - 

,c769.  Grand  écraseur'de  Mayo  modifié  par  le  D^  Baudet  pour  l’estomac  (fig.  7610)  {Modèle 
75?;o^Grld1crfEeuJ  d^Mlyo^-  deux  branches  simples,  modèle 


Pinces  hémostatiques  (voir 
pages  5  à  7). 

Bistouris  (voir  page  •*)  • 

Ciseaux  de  17  (voir  p.  3.) 

Ecarteurs  en  fil  d’acier  (voir 
page  177,  fig.  10131).  , 

Ecarteurs  de  Farabeul  (voir 
page  177,  fig.  10133). 

Aiguilles  (voir  page  10). 

Pinces  porte-aiguilles  (voir 
page  12  et  13). 

Pinces  à  sutures  (voir 
page  13). 

75773.  Pinces  a  sutures  in¬ 
testinales  de  Farabeuf. 

75774.  Boutons  de  Murphy 
(fig.  7613),  4  grandeurs,  19. 

25,  ?7  %■ 


Fig.  7612 


_  Fig.  7615. 

75576.  Boutons  de  Jaboulay,  3  tailles  (fig.  7615) 
20,  23,26  %. 

75577.  Pince  porte-boutons 
(fig.  7614). 


Jaboulay 


75575!"  Pinci'porte-boutons  7577?.  Ecms^ur  stomacal  du  D- 
'  de  Murphy.  (^S-  7612). 


75578.  Boutons  du  Pr  Vlllard,  3  tailles  : 

23.  26  %. 


DRAMËR^êt~rïî^7^4Ï7^îîë'^ë'^ïvoîrrPARÏS 


Fig.  7620, 


■5584.  Ecraseur  du 
F>'  T  de  Martel  à 
3  petits  mors,  pour 
l'intestin,  avec 
pince  à  levier  mo¬ 
bile  permettant  la 
termeture  instan¬ 
tanée  de  l’écra- 
seur  (fig.  7620). 
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CHIRURGIE  GASTRO-INTESTINALE 


(Suite) 
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couverte  du  portrait  parlé,  c’est-à-dire  d’une 
technique  scientifique  du  signalement; 

Le  portrait  parlé  consiste  à  étudier  séparément 
les  éléments  divers  d’un  trait  dans  le  visage. 
Ainsi  pour  le  nez,  on  considéra  tour  à  tour  :  la 
profondeur  de  la  racine,  la  saillie,  la  hauteur 
(de  la  racine  à  la  pointe),  la  largeur,  la  direction 
du  dos,  et  la  direction  de  la  base.  Pour  chacun 
de  ces  éléments,  on  emploie  une  série  de  cotes 
formées  de  trois  termes,  dont  les  deux  extrêmes 
peuvent  être  augmentés  par  le  soulignement,  ou 
diminués  par  la  mise  entre  parenthèses.  Ainsi  la 
base  du  nez  peut  être  relevée,  horizontale  ou 
abaissée.  La  gamme  complète  sera  très  relevée, 
relevée,  un  peu  relevée,  horizontale,  un  peu 
abaissée,  abaissée,  très  abaissée.  De  même  le  dos 
peut  être  convexe,  rectiligne  ou  concave,  avec  les 
explétifs  ou  les  diminutifs.  Pour  les  éléments 
appréciés  en  grandeur,  la  gamme  va  de  très 
grand  à  très  petit,  toujours  avec  sept  degrés.  Le 
portrait  parlé  de-  l’oreille  est  particulièrement 
fouillé. 

Le  seul  reproche  qu’on  puisse  faire  à 
Beftillon  est  d’avoir  méconnu  la  nomenclature 
anatomique  pour  y  substituer  une  nouvelle  qui 
ne  vaut  pas  mieux.  Ainsi  hélix  est  devenu 
pli,  et  lobule  est  devenu  lobe.  A  cela  près  le 
signalement  de  l’oreille  atteint  vraiment  la 
perfection.  On  en  pourra  juger  par  les  figures 
jointes. 

Il  faut  bien  se  rendre  compte  de  ce  fait  que 
le  policier  n’a  pas  à  reconnaître  un  visage  connu. 
Il  a  à  reconnaître  un  homme  qu’il  n’a  jamais 
vu.  C’est  une  opération  fort  amusante  à  suivre 
que  la  recherche  du  suspect  par  le  détective  seu¬ 
lement  muni  de  sa  fiche  à  portrait  parlé.  Natu¬ 
rellement  la  fiche  ne  porte  pas,  des  indications 
à  toutes  les  lignes.  Il  n’y  a  a,ucune  raison  de 
qui  e-sl'uioyen  o'U  inter¬ 
médiaire.  Le  policier  retient  seulement  les  quel¬ 
ques  éléments  caractéristiques,  et  c’est  a-vec 
ceux-là  qu’il  procède  à  la  filature  et  à  1  identifi¬ 
cation. 

J’ajoute  que  le  signalement  du  visage  n’est 
pas  le  tout  du  portrait  parlé  :  on  indique  encore 
la  corpulence,  la  carrure,  etc...  Surtout,  il  se 
complète  par  la  description  systématique  des 
marques  particulières  qui  sont  les  nævi,  les  ta¬ 
touages  et  les  cicatrices  indélébiles.  Pour  la  fila¬ 
ture,  il  n’y  a  naturellement  que  les  marques  du 
visage  et  des  mains  qui  soient  mtéressantes. 
Mais  pour  l’identiflcation  définitive  au  labora¬ 
toire,  tout  peut  servir.  Enfin,  le  portrait  parlé 
comporte  des  indications  chromatiques.  Celles 
concernant  les  cheveux  et  la  barbe  sont  tout  à 
fait  dénuées  d’intérêt,  parce  qu’il  est  vraiment 
trop  facile  de  se  teindre  ou  de  se  raser.  Quant 
à  la  description  de  la  couleur  de  l’iris,  elle  pré¬ 
sente  le  grave  inconvénient  d’être  extrêmement 
difficile  à  apprendre.  En  gros,  Bertillon  divise 
les  iris  en  sept  catégories  :  impigmentés,  jaune, 
orange,  châtain,  marron,  marron  verdâtre  et 
marron  foncé.  Mais  il  divise  1  iris  en  deux  zones 
concentriques  :  l’auréole  et  la  périphérie,  avec 
pour  chacune  des  nuances  et  des  surcharges  de 
nuances  (dentelées,  rayonnants,  etc...)  que  les 
policiers  ont  bien  du  mal  à  se  mettre  dans  la 
tête. 

D’autre  part,  je  soumets  aux  réflexions  de  nos 
confrères  le  plus  grave  des  problèmes  en  ma¬ 
tière  de  signalement.  Le  portrait  parlé  est  une 
chose  admirable,  mais  il  serait  peut-être  plus 
utile  encore  de  savoir  rédiger  un  signalement 
physiologique.  Quel  est  le  médecin  qui,  d’une 
pièce  à  une  autre,  et  à  travers  une  cloison,  ne 
reconnaîtrait  un  de  ses  malades  par  le  timbre  et 
le  rythme  de  sa  toux  ?  Mais  nous  reconnaissons 
tout  aussi  bien  nos  proches  au  son  de  leur  éter¬ 
nuement,  ou  à  la  façon  dont  ils  se  mouchent. 
Celui  qui  construira  un  portrait  parlé  de  la  voix, 


de  la  démarche  et  du  regard  aura  rendu  un  im¬ 
mense  service  à  la  criminalistique  et  peut-être 
bien  à  la  physiologie  et  à  la  séméiologie. 

Edmond  Locard. 

Directeur  rhi  Laboratoire  de  Police  Icchniqiie 
de  Lyon. 


Questions  Fiscales 


,  Nous  recevons  la  lettre  suivante  d’un  de  nos 
abonnés  ; 

1“  Est-il  exact  qu’une  construction  neuve,  eu 
l’occurrence  une  villa,  qui  me  sert  uniquement  dé 
villégiature  pendant  3  mois  de  l’année,  n'est  pas 
exempte  de  l’impôt  foncier  pendant  15  ans  comme 
les  constructions  neuves  ordinaires  ainsi  que  vient 
dé  me  le  signifier  le  Contrôleur  des  Contributions. 

2“  Si  je  mets  la  dite  villa  en  location  pendant 
une  partie  de  l’année,  sera-t-elle  alors  exemptée  de 
l’impôt  foncier  ? 

Voici  la  réponse  de  notre  conseiller  'fiscal  : 

1°  L’article  20  de  k  loi  du  31  Mars  1922  exclut 
effectivement  du  bénéfice  de  l’exemption  d’impôt 
foncier  pendant  15  ans,  indépendamment  des  mai¬ 
sons  affectées  à  un  autre  usage  que  l’habitation, 
les  habitations  d’agrément,  de  plaisance  ou  servant 
de  villégiature. 

Il  y  a  lieu  de  considérer  comme  rentrant  dans 
cette  dernière  catégorie,  conformément  à  la  ju¬ 
risprudence  administrative,  les  maisons  qui  ne  sont 
pas  destinées  à  être  occupées  à  titre  d’habitation 
principale  et  notamment  les  maisons  de  campagne 
habitées  pepdant  une  partie  de  l’année  seulement, 
les  habitations  construites  aux  environs  des  gran¬ 
des  villes  en  vue  d’être  occupées,  à  titre  purement 
If.rpporairp,  par  dos  citadins  ou  par  leur  famille,  le.= 
villas  et  maisons  d’agrément  édifiées  dans  tes  sla- 
tions  de  tourisme  ou  de  villégiature  pour  être  ha¬ 
bitées  pendant  les  seules  saisons  d’été  ou  d’hiver, 
etc.  (Conseil  d’Etat,  arrêts  des  3  Décembre  1931, 
Banzy,  Bouchos-du-Rbône.  2  Mars  1932,  Rose, 
Seine-et-Marno.  18  Novembre  1932,  Lorre,  Ille-e,t- 
Vilaine,  etc...). 

•2“  Si  k  villa  est  mise  en  location  meublée,  cette 
maison  ne  peut,  en  tout  état  de  cause,  bénéficier 
davantage  de  l’exemption  de  15  ans  (article  31  de 
k  loi  du  Avril  1926). 

Par  contre,  dans  l’hypothèse  où  k  dite  villa 
serait  louée  non  meublée  par  son  propriétaire  et 
où  elle  scr-rirait  d’habitation  principale  au  loca¬ 
taire,  elle  satisferait  aux  conditions  prévues  pour 
l’exemption  de  16  ans  si  cette  destination  lui  avait 
été  donnée  dès  le  1'”'  Janvier  de  l’année  qui  a  suivi 
celle  de  l’achèvement  de  k  construction.  Mais,  si, 
à  cette  dernière  date,  k  maison  était  déjà  à  usage 
dü  villégiature,  un  changement  ultérieur  dkffcc- 
talion  ne  pourrait,  d’après  la  jurisprudence  admi¬ 
nistrative,  faire  renaître  le  droit  à  l’exonération. 
(Conseil  d’Etat,  6  Juillet  1928,  Dumestre,  Basses- 
Pyrénées.  27  Mars  1931,  Evrard,  Loir-et-Cher.  3 
Juin  1932,  Foucher,  Haute-Savoie.  17  Mars  1933, 
Dame  Gillet,  etc.,.). 

René  Pinohon. 


Instruments  Nouveaux 


'  ■  Trocart  pour  ponction  d’ascite  L 

Pour  ponctionner  une  ascite,  nous  utilisons  à 
l’ordinaire  le  trocart  à  hydrocèle. 

^  Fréquemment  les  anses  grêles  viennent  obturer 
«son  orifice,  d’où  arrêts  répétés  dans  l’écoulement 
du  liquide,  et  obligation  de  déplacer  l’instrument, 
,  voire  le  malade.  A  ma  demande,  k  Maison  Drapier 
a  bien  voulu  construire  une  petite  grille  tubulaire 
.  que  l’on  place  dans  la  pièce  femelle  après  extrao- 


'-1.  ALiison  Drapier,  -41,  rue  de  Rivoli,  Pari». 


lion  du  trocart  el  qui  évite  ces  interruptions  répé¬ 
tées.  Il  suffît  de  voir  sa  forme  pour  comprendre 
comment  une  anse  ne  peut  obstruer  ses  quatre 
orilices  à  k  fois.  Petite  chose,  mais  qui  peut  rendre 


eervice. 

Je  vais  pour  parer  aux  mêmes  inconvénients 
taire  monter  une  semblable  grille  sur  la  canule 


1.  Le  trocart  classique,  pièce  mâle.  2.  La  pièce 
temelte,  grille  en  place.  3.  La  pièce  femelle  seule. 
4.  La  grille  seule. 


de  l’aspirateur  électrique.  Ainsi  sera  jiossible  sans 
continuelles  interruptions  k  vidange  intestinale 
ou  péritonéale. 

G.  Pascalis. 


La  Médecine  à  travers  le  Monde 


ALGÉRIE ' 

Un  danger  du  nudisme. 


L’émasculation  par  morsure  de  chien. 

Par  une  très  radieuse  matinée  de  printemps,  une 
jeune  mère  achève  d’allaiter  son  premier  né;  as¬ 
sise  au  seuil  du  gourbi  perché  au  flanc  des  monta¬ 
gnes  kabyles,  elle  découvre  maintenant  le  nourris¬ 
son  et  elle  l’admire:  c'est  un  enfant  mâle  superbe 
et  .que  le  ciel  a  généreusement  pourvu  des  attributs 
de  son  sexe  ;  pour  les  fortifier  encore  et  leur  assu¬ 
rer  un  magnifique  épanouissement,  k  jeune  femme 
les  enduit  soigneusement  d’une  pâte  au  henné  qui 
doit  ensuite  sécher  au  soleil.  L’enfant  s’endort: 
sur  k  natte  de  palmier,  doublée  d’un  burnous 
paternel,  elle  l’installe  k  tête  à  l’ombre,  le  ventre 
et-  les  cuisses  largement  baignés  de  lumière  prin¬ 
tanière.  A  côté'  de  lui  se  couche  et  s’endort  aussi 
le  gardien  de  k  maison  :  un  jeune  chien  à  peine 
sevré. 

Du  ravin  tout  proche  monte  un  bruit  confus  de 
rires,  de  voix  :  la  jeune  femme  saisit  sa  cruche, 
son  voile  et  elle  se  hâte  vers  k  fontaine;  elle  s’y 
attarde.  Elle  en  revient  enfin  quand  dos  cris  per¬ 
çants  frappent  ses  oreilles,  elle  court  et  retrouve 
son  enfant  dans  une  mare  de  sang  :  le  jeune  chien 
«  qui  n’avait  jamais  mangé  de  viande  »  vient  de 
faire  son  premier  repas  :  il  a  dévoré,  recouverts 
.de  pâle  au  henné,  verge,  scrotum  et  testicules. 

A  trois  reprises  depuis  quelques  années,  M.  Lom¬ 
bard,  qui  relate  cet  accident  curieux,  dut  interve¬ 
nir  pour  pareilles  amputations  survenues  dans  des 
conditions  identiques:  chez  les  deux  autres  en¬ 
fants,  le  scrotum  était  respecté:  le  chien  qui  s’at- 
laque  d’abord  à  k  verge  n’avait  pas  eu  le  temps 
d’aller  au  delà. 

Rappelons  qu’en  Indo-Chine  il  arrive  maintes 
fois  que  des  garçons,  se  baignant  nus,  sont  nrapu- 
lés  de  leur  verge  par  des  poissons  voraces.  Le 
pudique  caleçon  a  une  valeur  indéniable  poiir  k 
prophylaxie  de  pareils  accidents. 
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CHRONIQUES 

VA  R I É  T  É  S  latg»  INFORMATIONS 


OREILLE  DROITE  Antitragu^ 
Inclinaiçon _ 


i  obliqua 


ntermédiare  létfotlwue  Oblique 


Propll 


Renversement 


.  ParbieulapitéS' 


Incis-postant. 


Connaître  le  visage 


On  ne  saurait  trop  recommander  la 
petite  expérience  de  psychologie  que 
voici  ;  essayer  de  décrire  avec  précision 
les  traits  d’une  personne  de  son  entou¬ 
rage;  bien  entendu  hors  de  la  présence 
de  cette  personne.  On  s’aperçoit  alors 
que  nous  ne  connaissons  pas  nos  pro¬ 
ches  :  ni  nos  parents,  ni  nos  enfants, 
ni  la  femme  aimée  (ou  les  femmes 
aimées).  Et,  de  surcroît,  on  constate 
combien  il  est  malaisé  de  rédiger  le 
signalement  du  peu  dont  on  se  sou¬ 
vient.  Après  cela  oh  doit  être  tout 
rempli  d’indulgence  pour  les  bureau 
ci'ates  qui,  remplissant  les  formulaires 
des  passeports  ou  des  permis  de  chasse, 
traitent  notre  nez  de  moyen  et  notre 
menton  d’ordinaire. 

Il  serait  peut-être  utile  que  les  méde¬ 
cins  s’habituassent  à  bien  voir  le  vi¬ 
sage  de  leurs  clients.  C’est  d’abord  un 
bon  exercice  d’observation.  Et  puis 
cela  évitera  qu’on  les  confonde  avec  les 
apothicaires  qui,  on  le  sait  depuis  Po- 
quelin,  a  n’ont  pas  accoutumé  de  parler 
à  des  visages  ». 

C’est  pour  cela  sans  doute  que  La 
Presse  Médicale  me  demande  un  article 
sur  le  signalement.  Je  le  fais  d’autant 
plus  volontiers  qu’il  s’agit  de  faire  con¬ 
naître  des  méthodes  françaises  extrêmement  | 


OREILLE  DROITE  Plis  et  forme  gén.^ 


s  qu’on  est  en  train  c 
U 'oublier. 

Le  signalement 
ancien  comportait, 
comme  ceux  encore 
rédigés  par  les  ad¬ 
ministrations,  des 
indications  sur  cha¬ 
que  trait,  que  j’ap¬ 
pellerai  globales. 
En  y  réfléchissant, 
on  découvre  que 
cela  est  absurde. 
Qu’est-ce,  en  effet, 
qu’un  grand  nez  ? 
Ce  peut  être  un  nez 
de  hauteur  grande, 
c’est-à-dire  dont  la 
pointe  est  loin  de  la 
racine;  mais  ce 
peut  être  i*n  nez  de 
largeur  grande, 
comme  celui  des 
nègres,  c’est-à-dire 
un  nez  épaté  et 
dont  le  diamètre  la¬ 
téral  est  grand;  et 
ce  peut  être  enfin 
un  nez  de  saillie 
grande,  dont  le 
bout  est  loin  du 
sillon  nasogénien. 
Or,  ces  trois  sortes 
de  grandeurs  ne' 
sont  pas  nécessai¬ 


rement  coexistantes.  On  voit  très  bien 
des  nez  de  largeur  .très  grande  et 
de  saillie  très  petite,  et  des  néz  de 
saillie  très  grande  et  de  hauteur  pe¬ 
tite.  Je  ne  dis  pas  que  ce  soit  joli, 
mais  cela  existe,  et  pas  seulement  chez 
les  mâles. 

D’autre  part,  la  plupart  des  traits  ne 
peuvent  pas  se  décrire  d’un  seul  rnot 
pour  une  autre  raison  qui  est  qu’ils 
sont  complexes. 

Ici  le  bel  exemple,  c’est  l’oreille. 

Il  n’est  pas  très  intéressant  de  dire 
qu’une  oreille-  est  grande  ou  petfie. 
Mais  il  l’est  extrêmement  de  décrire 
dans  le  menu  détail  l’hélix,  l’anthélix, 
le  lobe,  le  tragus,  l’antitragus:  Et  ceci 
est  capital,  parce  que  l’oreille  est  de 
tous  les  traits  le  moins  changeant,  et 
aussi  celui  que  l’on  songe  le  moins  à 
maquiller  quand  on  veut  dissimuler 
son  identité. 

Tout  le  monde  connaît  le  nom  d’Al¬ 
phonse  Bertillon.  On  lui  attribue  l’in¬ 
vention  des  empreintes  digitales,  ce 
qui  est  une  pure  âncrie  puisque  les 
crêtes  papillaires  ont  été  décrites  par- 
Marcello  Malpighi  en  1686,  et  classées 
pour  la  première  fois  par  Purkinje  en 
1823;  on  lui  fait  justement  honneur 
d’avoir,  appliqué  à  l’identité  judiciaire 
les  méthodes  anthropométriques  ima¬ 
ginées  par  Quételet;  mais  son  in¬ 
tervention  entièrement  personnelle  et 
gâcher  et  1  vraiment  géniale,  c’est  précisément  la  dé- 
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CHIRURGIE  CASTRO -INTESTINALE  (suit.)  -  APPENDICITE 


po«»'  recmujfeŸ  lesmuaaes  au  cours  des  interventions  chirurgicales 
Otiez  M.  le  Dr  Pauchet,  à  Vhopital  Saint-Michel.- 

UTILISATION  DE  LA  DIATHERMIE  POUR  RÉCHAUFFER  LES  MALADES 
AU  COURS  DES  INTERVENTIONS  CHIRURGICALES 

“  malades  au  cours  des  interve: 

stion  très  importante  qui  a  toi _ 

A  putilisation  de  la  diather- 


chirurgicale _ „ 

préoccupé  le  chirurgien.  Grâce 
mie,  le  problème  est  résolu.  On 


Le  dispositif  diathermique  (déposé)  pour  le  réchauffe- 

- '■  des  opérés  comprend  :  '  ' 

’  •  t  (fig.  7663)  s 

l'autre  part,  u 


pratique  qu’en  dehors  du  réchauffe- 

ist  éga . 

ites  de  di 

25635 .  Electrodes  de  cuisse  à  ressort  (fig.  7663) , 
les  deux. 

25636.  Coussin  électrode  dorsal  (fig.  7664) . 


Fig.  7664. 

INSTRUMENTATION  DIATHERMO- 
CHIRURGICALEdu  P^HARTMiANN 
pour  la  destruction  des  Néoplasmes, 
Tumeurs,  etc. 

L’instrumentation  que  le  P'  Hartmann* 
utilise  dans  son  service  de  l’Hôtel-Dieu\ 
pour  les  électrocoagulations  massives  de  'i 
chirurgie  générale; 
“omprend  un  manche  ’ 
ectrode  soigneuse-  ' 
ent  isolé  et  entière¬ 
ment  stérilisahle  à 
haute  température 
(170°)  comme  un  ins- 
e  fixent  extemporanément 

25638.  L'instrumenfaÜon  complète  du  Pr  Hartmann,  modèle  Drapier  (fig.  7665) 
Voir,  p.  131  et  s ----- 


ASPIRATEURS  ÉLECTRIQUES 

Nouvel  aspirateur-laveur  du  Df  Ca- 
denat  (voir  fig.  10215,  page  181), 
avec  trocart-laveur  spécial  permet¬ 
tant,  après  l’aspiration,  de  faire  le 
lavage  de  la  poche  vidée. 

Groupe  aspirateur  pour  vider  le 
contenu  de  l’estomac  (fig.  7670). 
Puissance  de  vide  35  ^  de  Hg  vi¬ 
dant  sans  canule  i  litre  d’eau  en 
5  secondes;  livré  en  ordre  de  mar¬ 
che  avec  une  canule  en  asperge  du 
P^  Villar  (fig.  7669). 

^  Avec  rhéostat  Avec  pédale 

a  main  à  3  vitesses.  à  3  vitesses. 

25640  sur  no  volts  25642 

25641  sur  220  volts  25643 
25644.  Monté  sur  guéridon  nickelé. 

Supplément. 

Fig.  7669. 


25644  bis  Canule  en  asperge  du  pr  Villar  (fig.  7669) . 
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25655.  Pince  du  Duval  pour  tenir  le 
manche  du  thermocautère  (fig.  7680). 


Fig.  7681. 

25656.  Pince  fenêtrée  à  mors  élastiques  du  Pr  Reverdin  pour 
saisir  l’appendice  (fig.  7681). 


25660.  Ecraseur  du  Pr  Kelly  pour  l’appendice  7684). 

25661.  Ecraseur  de  Mayo,  petit  modèle  pour  l’appendice  (voir 
fig.  7611,  page  80.) 


ANUS 

ILIAQUE 


25665.  Appareil  pour  anus 
iliaque  (fig.  7687). 
25666.  Appareil  du  Dr  A. 
Reverdin  (fig.  7686), 
avec  ceinture  élas- 

25667.  Le  même,  avec  cein- 

25668.  Poches  de  rechange. 

25669.  Appareil  pour  anus  iliaque  du  D' 
A.  Reverdin  avec  poche  en  besace 
montée  sur  ceinture  élastique. 

25670.  Poche  besace  de  rechange. 

25671.  Appareil  du  Dr  A.  Reverdin  monté  sur 
ressort  de  bandage  Camper. 


Fig.  7683. 

25657  Pince  en  cuiller  du  Dr  T.  de 
Martel  pour  protéger  le  cæcum 
pendant  la  cautérisa¬ 
tion  au  thermo-cautère. 

(Fig.  7683). 


25658.  Ecarteiu-  du  F 
Gosset,  petit  modèle 
pour  appendicite 
(fig.  7682). 

25659.  Ecarteim  à  griffes 
du  Dr  Abadie. 


Fig.  7688. 

Ciseaux  de  Mayo  de  14  %  {voir  page  3,  n”  2081.) 

25^/4-  Bistouri  fixe  de  Cooper,  manche  métal,  ^ 

37  »  0  25^5.  Pince  en  fourche  du  Dr  Champlonnlère,  pour  sutures.'^  '■J 
A  SoV"  25676.  Passe-fil  manche  métal.  '  ^  ■')  2— 
fl  ,  oJ  2^677.  Pince  à  mors  en  palette  (fig.  7688).  7 

^  25678.  Pince  écartante  à  griffes,  du  Dr  Champlonn^re. 

25679.  Pince  entérotome. 

Aiguilles  de  Reverdin  (voir  page  11) . 
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!  .25656 
’ 25657 

25658 

25659 

25660 
;  25661 

■  25665 
25666 


256! 

25669. 

25670. 

25671. 

-25675^ 

-256^. 


ï/«(7  /? 

in?^ 

sr^y^ 

3/^J’ 


rPour  les  prix  et  la  table  alphabétique  par  \ 

noms  d'auteurs,  consulter  le  cahier  spécial 
I  encarté  à  la  dernière  page  du  catalogue.  I 


URINAIRES 


Fig,  7710. 

25710.  Sonde  à  double  courant  pour  homme  (fig.  7710),  en 
maillechort. 

25711.  La  même,  en  argent. 

Sonde  à  double  courant,  pour  femmes,  en  maillechort. 
25713.  La  même,  en  argent. 

25714.  Sonde  bicoudée  en  maillechort  ; 

25715,  La  même,  en  argent. 

25716.  Sonde  en  maillechort,  modèle  de  trousse  (fig.  7719). 

pour  homme  et  femme. 

25717.  La  même,  en  argent. 


25718.  Sonde 
25719.  Sonde  1 
25720.  Sonde  ( 


n  maillechort  pour  hommes  (fig.  7711). 
n  argent  du  n“  6  au  n®  15. 
n  argent  du  n“  16  au  n»  22. 


o- 


25726.  Sondes 

25727-  — 

25728. 


Fig.  7712. 

n  maillechort  pour  femmes  (fig.  7712). 


Fig.  7714. 

25731.  Sonde  olivaire  en  gomme  (fig.  7714)/ 
25732.  La  même,  en  soie.  /  ' 

25733.  Sonde  olivaire  béquillée  du  0^ 311 
=u  milieu  de  la  sonde,  n'>“'2o  et  2 


25734.  Sonde  à  bout  coupé  de  Guyon  (fig.  7715). 

25735.  La  même,  en  soie. 

25736.  ^nde  à  béquille,  graduée  par  centimètres  du  D' 
Oeconomos  avec  graduation  repère  à  17  %,  n»'  16  à  22. 


SONDES  EN  GOMME 

Toutes  nos  sondes  sont  aseptiques  et  stérilisables ,  à 
bout  plein,  gommées  à  l’intérieur  et  aussi  lisses  qu’ 
l’extérieur,  avec  yeux  tissés. 


25737.  Sonde 
25738.  La  même. 


^5Ti9-  Sonde  béquille  à  courbure  béniqué  de  Guyon  n°“  16 
à  22  pour  les  hypertrophies  de  la  prostate  (fig.  7717). 


25740.  Sonde  bicoudée  de  Mercier  (fig.  7718). 

25741.  La  même,  en  soie. 

25742.  Sonde  béquiUée  olivaire  àœils  latéraux  du  D”  Pasteau. 


25743.  Sonde  à  boule  de  Guyon  pour  instillations  (fig.  7720). 
Fig.  7721. 

25744.  Sonde  à  boule  drainée  à  œillets  multiples  de  Desnos 
(fig.  7721)  en  tissu  de  soie. 


Fig.  7723. 

15746.  Sonde  à  2  boules  à  jet  récurrent  du  Dr  Tuffler  (fig. 
7723). 


Fig.  7724. 

25747.  Instillateur  en  pomme  d’arrosoir  d’Albarran  ei 
de  soie  (fig.  7724). 
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7^5 .  Possets  en  porcelaine 


sondes  en  caoutchouc 

25^.  Fossets  en  bois,  pour  sondes  à  demeure.  La  douzaine. 


Fig.  7735.  p. 

25767.  Sonde  de  Nélaton  en  caoutchouc  rouge  glacé,  avec  godet,  long.  0-33  (fi^.  7735).  |  .5768.  Long  o™,47  '(fig.  7735). 


Fig.  7737. 

Sonde  dej^élaton  en  caMtchouc  rouge  glacé  à  bout  conique  (fig.  7737) . 


25771.  Sonde  de  Nélaton  olivaire  en  caoutchouc  rouge  glacé, '  long, 
long.  ora,4o.  I  om,4o  (fig.  7738).  6  s  .  s 


Fig.  7739. 

25772.  Sonde  de  Nélaton  à  béquille  olivaire  en  caoutchouc  rouge 
glace,  avec  godet,  long.  om,4o  (fig.  7739). 

25773.  Les  mêmes,  à  béquille,  sans  olive. 

25774.  Sonde  à  demeure  du  D"-  Malécot 
(fig.  7734).  N°=  13  à  24. 

25775.  26  à  40. 


n  caoutchouc  rouge  glacé. 


Fig.  7740. 

25777.  Sonde  de  Nélaton  à  oeil  terminal,  c.. 

avec  godet  long.  o”i,33  (fig.  7740). 

Sonde  à  demeure  du  Dr  de  Pezzer 
(fig.  7742). 

2577«.  NOS  13  à  24. 

25779.  NOS  24  à  36.. 

Fig.  7741.  25780.  Les  mêmes,  avec  gros  champignon  épais, 

en  caoutchouc  .  pour  lavages  de  l’urètre  Ci  ^  4°- 

7741) .  memes,  coudées  à  angle  droit  avec  gros 

'f'e.'ZZ  champignon  pour  fistule  hypogastrique. 
25781.  NOS  24  à  4,g 
25782.  Noo 

25783.  Les,  mêmes,  tube-  ’  '  '  — 


25789.  Sonde  en  caoutchouc  semi-rigide  du 
Dr  Marion  à  trous  multiples  (fig.  7743) 
pour  prostatectomie. 

25790.  Bougie  cylindrique  en  gomme  (fig.  7744). 
25791.  —  olivaire  en  gomme  (fig.  7745). 

25792.  La  même,  en  soie. 

25793.  Bougie  filiforme  olivaire  en  soie  (fig. 


BOUGIES 


25796.  Bougie  à  boule  exploratrice  et  ovalaire 
de  Guyon  (fig.  7751). 

25797.  La  même,  avec  la  tige  graduée  par  %. 
25798.  Bougie  conduite  à  boule  de  Mallez  (fig. 

7752).  ' 

25799.  Bougie  olivaire,  intérieur  grenaille  de 
plomb  (fig.  7753). 

B  olivaire,  intérieur  tige  de  p 


ACCESSOIRES  POUR  SONDES  ET  BOUGIES 


'■25^25  •  Fixe-sondes  pour  femmes 
tout  en  caoutchouc  (fig.  7765)! 
25826.  Le  même,  avec  ceinture. 

25827.  Appareil  à  pédale,  à  couver¬ 
cle  automatique,  pour  lubri¬ 
fier  les  sondes,  modèle  du 
D'' Boulanger  (fig.  7768). 


25834.  Fixe-sondes  tout  en  "caoutchouc 
{fig.  7767)  dit  «  muselière  pour 
verge  ». 


25829.  Pince  à  saisir  les  sondes,  modèle  Drapier  (fig.  7766),  long.  25 
25830.  Pince  à  saisir  les  sondes,  modèle  Drapier  (fig.  7766),  long.  20 
25831,  Support  du  125 83 3.  Appareil  du  D'  Boulanger,  modèle 
SJ-  i-aaicau,  avec  I  vasque  à  huile  et  pour  lubrifier  les  sondes  et 

2  tubes  pour  lubrifier  les  sondes  et  les  béniqués  avec  couvercle  se  levant 

béniqués,  couvercles  en  métal  nickelé.  automatiquement  par  l’action  des 

25832.  Le- même,,  avec  i  vasque  seule.  I  petites  pédales  (fig.  7770).  ( 


25835.  Filière  du  Ur  Cathelin  au  1/3  de  millimètre,  modèle 
Drapier  (déposé)  (fig.  7771). 


,  (fig.  7773). 
25839.  Le  mandrin  courbe 
ou  coudé  seul. 
Mandrin  du 
Dr  Freudenberg 
pour  sondes  de 
MalécoFou  de 
Pezzer. 


;  réceptacle 
_ 7774),  dia- 

2.  Grande  éprouvette  murale  pour 
sondes  avec  couvercle  à  pédale, 
modèle  Drapier  (déposé) 
(fig.  7775).  L’éprouvette  de 
460  X  95  %  est  en  verre  teinté 
bleu  ou  jaune  qui  dissimule 
les  sondes  souillées. 

25843.  Petite  éprouvette  en  verre  blanc 
pour  sondes  souillées,  sans  cou¬ 
vercle,  montée  par  2  colliers 
muraux  nickelés  ;  longueur  de 
l’cprouvettc  830  "jj)  x  60  "(j". 
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STERILISATION  DES  SONDES 


25859.  Fossets 

sondes  à  demeure,  _ 

bois.  La  douzaine. 
25860.  En  verre. 

La  pièce. 

25861.  En  porcelaine. 
La  pièce. 

25862.  Embout  en 
verre  pour  monter  les 


Tube  du  D'  Desnos  pour  la  stérilisation  des  sondes  au 
trioxyméthylène  (fig.  7781),  avec  bouchon  en  caoutchouc 
à  tête  carrée  et  godet  perforé  en  porcelaine. 


J 

i 

(  19  %. 

25865  1 

\  spécial  pour 

Diamètre  intérieur  du  tube.  }■ 

25866 

\payS  chauds. 

133  Z- 

liS  1 

25869 

(  40  %. 

25870 

25875.  Tube  du  D'  Desnos, 
pour  la  stérilisation  des  sondes 
urétérales  au  trioxyméthylène, 
avec  godet  perforé  en  porcelaine  ; 
longueur  du  tube  en  verre,  o'”,85  (fig.  7783). 
25876.  Le  même  J  en  verre  bleu  spécial  pour  pays 

chauds.‘'’?“^'^’^%r76-'>^  ^  ^ 

25877.  Tube  en  métal  nickelé  de  o”',76  avec  double 
godet  à  trioxyméthylène,  pour  la  stérilisa¬ 
tion  des  sondes  urétérales.  Voir  aussi 
n»  25900 

25878.  Le  même,  de  o“,042,  pour  sondes  urétrales, 
diamètre  0,25  %. 

25879.  Le  même,  de  o™,o42,  pour  sondes  urétrales, 
diamètre  0,35 

Support  mural  (fig.  7785)  pour  tubes  a  sondes, 
montés  sur  bandes  nickelées. 

Diamètre  intérieur  des  tubes . 
Pour  tubes  de . |  28  %  |  33  Z  |  4°  % 

—  I  tube  à  sondes  ...  25880  25883  25886 

—  3  —  •  •  ■  25881  25884  25887 

—  6  —  ...  I  25882  I  25885  I  25888 

(Prix  sans  les  tubes  en  verre.) 

Support  mural  en  cuivre  nickelé  (fig.  7782)  pour 
placer  les  tubes  à  sondes  horizontalement. 

25889.  Prix  sans  les  tubes  pour  4  tubes. 

25890.  —  —  —  6  — 

25892.  —  —  —  12  — 

Support  circulaire  tournant  sur  pied  métal  entiè¬ 
rement  nickelé  (fig.  7787). 

Prix  sans  les  tubes  en  verre  : 

25893.  Modèle  pour  6  tubes  de  28  )  Diamètre  inté- 

25894.  —  —  6  —  33  rieur  des 

25895.  —  —  6  —  40  Z-  '  tubes. 

Pour  les  prix  des  tubes  à  sondes,  voir  ci-dessus 
(fig.  7781). 


25872.  Trousse  d’urgence  du  Dr  Noguès  (fig.  7784)  avec 
cloison  centrale  et  bouchon  à  grille  pour  trioxy¬ 
méthylène. 

25873.  Pastilles  de  trioxyméthylène  en  flacon  de 

50  grammes. 

25874.  Pastilles  de  trioxyméthylène  en  flacon  de 

190  grammes. 

25896.  Tube  du  Dr  Heltz-Boyer  pour  la  stérilisation  des 
sondes  au  trioxyméthylène,  modèle  Drapier,  bre- 
— S.  G.  D,  G.  (fig.  7785),  e 


chon  métallique,  pour  sondes  urétrales,  long.  42  diamètre  3 
-5?’97-  Le  même,  sans  croisillon  sur  la  tige. 

25898.  Tube  du  Dr  Heltz-Boyer,  en  verre,  avec  bou¬ 
chon  métallique  pour  sondes  urétérales, 
long^  80  %,  diamètre  3  %. 

25899.  Le  même,  sans  croisillon  sur  la  tige. 

/  Voir,  p.  128,  25896,  la  description  des  avantages 

des  tubes  du  D^  Heltz-Boyer. 

'  djo  du^  Heltz- 


,  J, - js(urétralc„  ,  ^ 

25902.  Support  circulaire  nickelé,  monté  sur  pied 
lourd,  pour  8  tubes  du  Dr  Heltz-Boyer,  dont 
4  tubes  urétéraux  et  4  tubes  urétraux  selon 
la  demande. 

25903.  Support  nickelé  pour  i  tube  à  sondes  du 
Dr  Heltz-Boyer  (modèle  urétral  ou  urétéral 
à  la  demande),  se  fixant  sur  guéridon  modèle 
courant  au  moyen  de  pattes  à  vis. 

25904.  Pince  du  Dr  Heitz-Boyer  pour  saisir  les 
sondes  urétérales. 


25906.  Long.  380  %,  larg.  150  %,  haut.  75  “ 
25907-  —  400  %,  —  220  X.  —  75  ^ 

25908.  —  450  %,  —  300  —  75  ” 

4  compartiments  (fig.  7786). 
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;  259^0.  La  pièce.  130  s 

25931-  —  230  * 

:  25932.  —  395  « 

j  25933-  —  550  « 

25934-  —  625  » 

1  25935-  —  180  >) 

[  25936.  —  280  » 

,  25937-  —  460  » 

.  25938.  —  595  » 

25950-  —  105  i> 

25951-  —  130  » 

25952.  —  170  » 

^  259-53.  —  215  » 

25955-*,  —  20  » 

25960.»  —  450  » 

25961.  -  550  » 

25962.  —  650  i> 

25963.  Petite.  100  » 

■  25963. Moye^e.  180  » 

2  5  965 .  i  O  pièce  .  '850  )> 

25966.  — ■  600  » 

25970.  1 10  volts  120  1> 

25970.  220  volts  130  » 

La  pièce.  20  » 

25972-  — 


BK 


I 
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Stérilisateurs  du  Dr  Janet,  en  maillechort  nickelé,  pour  la  stérilisation  des  sondes 
au  trioxy méthylène. 

25930.  Petit  modèle  (fig.  7800)  400  %  X  75  X  75  %  pour  20  à  30  sondes. 
Stérilisateur  du  Dr  Janet  en  maillechort  nickelé  pour  la  stérilisation  des  sondes 
au  trioxyméthylène. 

25931.  Moyen  modèle  (fig.  7804)  420  %  x  100  x  100  %  pour  50  à  70  sondes. 

25932.  Grand  modèle  (fig.  7804)  420  %  x  160  x  130  %  pour  120  sondes. 

25933.  Pour  hôpitaux  (fig.  7804)  420  %  x  180  x  160  %  pour  200  sondes. 

25934.  Le  même,  avec  porte  vitrée.  Supplément. 

Stérilisateur  électrique  du  Dr  Janet,  à  température  constante  pour  stériliser  les 
sondes  et  les  cystoscopes  par  les  vapeurs  de  formol  à  60“,  sur  courant  de 
1 10  volts. 

25935.  Petit  modèle  400  x  75  X  75  %  pour  25  sondes. 

25936.  Moyen  modèle  420  x  100  x  100  %  pour  50  à  70 

25937.  Grand  modèle  420  x  160  x  130  %  pour  120  sondes. 

25938.  Pour  hôpitaux  420  x  160  x  180  pour  200  sondes. 

Nous  pouvons  fournir  moyennant  un  supplément 
indiqué  aux  n°e  25950  à  25953  les  stérilisateurs  électriques 
de  Janet  du  n»  25935  à  25938  avec  une  cuve  destinée 
à  la  stérihsation  des  instruments  de  chirurgie,  ouate, 
gaze,  etc.  Une  résistance  électrique  adaptée  à  la  cuve 
permet  d’atteindre  150°  à  160“,  transformant  ainsi  les  sté¬ 
rilisateurs  à  sondes  du  Dr  Janet  en  une  petite  étuve  Pou- 


plnel.  Les  résistances  sont  calculées  de  façon  à  ne  p 
dépasser  180“,  même  après  plusieurs  heures  de  courant. 
"'''"O.  Cuve  pour  stérilisation  à  sec  150-160“  ; 
stérilisateur  de  Janet  n“  25935. 

:.  Cuve  pour  stérilisation  à  sec  150-160“, 
stérilisateur  de  Janet  n“  25936. 

:.  Cuve  pour  stérilisateur  à  sec  150-160“, 


stérilisateur  de  Janet  n 
;.  Cuve  pour  stérilisation 
le  stérilisateur  de 
1.  Supplément  pour  utili- 
220  volts. 


Générateur  électrique  à  formol  du  D^  Proust,  modèle  Drapier,  breveté  s.  g.  d.  g. 

Ce  générateur  électrique  à  formol  breveté  s.  g.  d.  g,  se  branche  sur  n’importe  queUe  prise  de  courant.  Il 
permet  une  stérilisation  rapide  par  les  vapeurs  de  formol  à  chaud. 

On  voit,  par  la  figure  7801 ,  que  ce  générateur  s’adapte  instantanément  sur  tous  les  tubes  de  Desnos  par 
l’intermédiaire  de  notre  bouchon  à  éclipse.  Par  le  même  procédé,  il  peut  également  s’adapter  à  tous  les 
modèles  de  boîtes  métalliques.  Le  même  appareil  permet  donc,  avec  un  jeu  de  bouchons  à  éclipses,  de 
stériliser  successivement  le  contenu  de  plusieurs  tubes  de  Desnos  et  de  plusieurs  boîtes  métalliques. 

25970.  Le  générateur  à  formol  du  D'  Proust  seul. 

25971.  Dispositif  à  éclipse  pour  recevoir  le 
générateur  à  formol,  pouvant  se  monter 
sur  le  bouchon  du  tube  de  Desnos. 

25972.  Le  même,  pour  monter  sur  boîtes  ou  stérilisa¬ 
teurs  métalliques. 


„  150-160“,  avec 

Janet  n“  25938. 

courant  de 


Etuve  électrique  du  Dr  Marîon  (fig.  7803)  à  température 
constante  60“  —  iio  volts  —  pour  la  stérilisation  par  le 
formol  des  sondes  et  cystoscopes. 

25960.  En  cuivre  poli  :  petite _  420  %,  65  %,  65  %. 

25961.  En  cuivre  poli  ;  moyenne  420  %,  100  %,  100  %. 

25962.  En  cuivre  poli  :  grande  420  %,  130  %,  130  %. 

25963.  Boîte  en  cuivre  poli  avec  plateau  perforé  et  2  boîtes  à 

trioxyméthylène  pour  introduire  dans  l’étuve  du 
Dr  Marion.  Pour  l’étuve  petit  modèle  et  modèle  moyen. 

25964.  Dans  l’étuve  grand  modèle  on  peut  placer  2  boîtes  du 
modèle  ci-dessus. 

25965.  Etuve  électrique  du  Dr  Marion  à  température  constante 
60“  . —  no  volts  —  très  grand  modèle  avec  plateau 
pour  les  boîtes  à  cystoscopes  et  plateaux  perforés  pour 
stériliser  environ  100  sondes. 

25966.  Etuve  électrique  du  Dr  Marion  (fig.  7802),  en  cuivre 
poli,  à  température  constante  6o“,  iio  volts,  pour  la 
stérilisation  par  le  formol  des  sondes  urétérales,  et  des 
cystoscopes.  Longueur  80  %  x  6  %  et  6  %  carré  d’in¬ 
térieur  (sans  boîte). 


Fig.  7804, 
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dilatation  de  L’URÈTRE 


Fig.  7819 


Cathétérs  en  métal  nickelé 
de  Guyon  (fig.  7816) 

Cathéters  coniques  di 
Dr  Janet. 

26003.  en  gomme  avec  armature  cachée  (fig.  7818)  e 

VIS  de  1  Association  Française  d’Urologie.  ’ 

26004.  Les  mêmes,  tortillés  en 
spirale,  en  haionnette. 


25993-  Dilatateur  du  Ijr  Pasteau  iiour 
l’urètre  de  la  femme  (fig.  7819) , 


Fig.  7821. 
Méatomètre  nickelé 
duations  (fig.  7821). 


Dr  Maille 
(fig.  7817). 


Fig.  7820. 

Cathéters^droits  de  Guyon  (fig.  7820)  pour  l’urètre  aiité- 


45  à  52 


à  60 


26007  26008  26009  26010 

)ir.  Cathéters  droits  de  Guyon.  N'’®  18,  20  et  22. 
26012.  Série  de  37  cathéters  droits  de  Guyon,  du  n"  24  au 
mobiles  en  boîte  métal  nickelé 

(fig.  7824). 


Fig.  7823. 

26013.  Cathéters  droits  du  Dr  Pasteau  (fig.  7823)  pour 
1  uretre  de  la  femme.  '  ^ 


vec  6  conducteurs  eu 
U  boîte  métal  nickelé 


26016.  Série  de  21  cathéters  courbes,  du  n»  24  au  n°  44 
gomme,  en  étui  cristal,  bouchon  métallique  vissé 

(fig.7822). 

sepe,  avec  cathéters  coniques  du  Janet 
26018.  La  meme  sene  que  le  n»  26016,  mais  en  boîte  noyer 

26021.  La  meme  sene  que  le  n»  26019,  mais  en  boîte  noyer. 


26014.  Bougies  de  Dlttel. 

Béniqués  en  zinc  avei 
page  96,  fig.  7939). 


borne  de  prise  courant  (vc 
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Fig.  7825. 

26022.  Cathéter  cannelé  de  Guyon  (fig.  7825)  pour  cathé¬ 
térisme  rétrograde. 

26023.  Série  du  D'  P.  Lebreton  comprenant  19  cathéters 
du  n"  24  au  60,  par  numéros  pairs,  avec  3  conduc¬ 
teurs  en  gomme  en  étui  cristal,  bouchon  métal¬ 
lique  vissé,  en  boîte  métal  nickelé, 


I  25992 

25993 

25994 
I  25995 

25996 

25997 

25998 
-  25999 

20002 

26020 
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Fig.  7870. 

26100.  Seringue  à  instillations  de  Gujron,  monture  métal 
et  ébomte  rouge,  avec  embout  à  échelle  en  argent 
et  sonde  en  boîte  gainerie. 

26101.  Seringue  à  instillations  de  Guyon,  avec  piston  sté- 
rilisable,  embout  à  échelle  en  métal  et  sonde  en 
boite  métal  nickelé  (fig.  7870). 

26102.  Seringue  à  instillations  de  Guyon,  en  métal  argenté, 
avec  piston  amiante,  embout  à  échelle  en  argent, 
en  boîte  métal  nickelé  (sans  sonde). 


INSTILLATIONS  (Suite) 


^  de  Guyon,  pour  instillations  (fig. 

7871). 

26105.  S^ingue  à  instillations  urétrales  ou  vésicales  du 
Dr  Boulanger,  modèle.  Drapier  (déposé)  entière¬ 
ment  en  cristal,  avec  cône  à  instillation  a  vis  en 
argent  protégeant  l’embout  et  dispositif  automa- 
t  ou  de^libérer  instan¬ 

tanément  la  tige  du  piston  pour  instillation  massive 
ou  instillation  goutte  à  goutte,  avec  armatures 
métalliques  argentées  et  capuchon  protecteur. 


Fig.  7872.  -  vv 

26106.  Seringue  à  instillations  d’Albarr^  en  métal 

^“IrnlS  fsZl  Tofdÿ  “^***'"tions.  "euToUe 


^  „  Fig. 7873. 

2610S.  Embout  à  échelle  en  métal  argenté  avec  embase  large 
,6Tn  r  seringuls  en  verre  ® 

26109.  Le  meme,  en  argent  (fig.  7873). 


Fig.  7885. 

26130.  Seringue  vésicale  du  Dr  Boulanger,  nouveau  modèle  Drapier.  Cette  seringue  é 
entièrement  en  cristal  se  stérilise  parfaitement  ;  de  plus,  n’ayant  aucun  ioint" 
parties  caoutchoutees  qui  puissent  s’altérer,  son  fonctionnement  est  touiours  constant 
et  cl  une  grande  douceur  (fig.  7885).  Elle  peut  être  facilement  maniée  d’une  seule 
partie  inférieure  est  renforcée 
dune  calotte  métallique  qui  protège  1  extrémité  du  cristal.  Toutes  les  montures 
métalliques  sont  entièrement  argentées.  muncures 

et  rourt  fournie  avec  un  embout  pour  sondes 

et  un  embout  très  fin  pour  sondes  urétérales.  ^ 


26131,  Seringue  vésicale  modèle  court  de  100  cc  avec  cornsv, 
les  armatures  métalliques  sont  dorées  (fig.  7886)  ^ 
26132.  La  même,  de  150  cc. 


m  métallique,  toutes 
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f'Dôioo.  Supprimé, 

26101.  £a  pièce.  45  » 

26102.  —  75  r»; 

1  26103.  —  100 -1».. 

'2-6I04.  —  '6  » 


26106.  —  70  »  . 

26107.  —  35  » 

26108.  Nickelé.  4  i>  ' 
26108.  Argenté.  9  » 

26109.  Argent.  18  -  » 
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26112.  —  30  i> 

26113.-.  35  » 

26130.  —  320  » 

26131.  Doré.  290  » 
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26132.  Doré.  310  i> 
26132.  Argenté.  285  i> 


■■““1 — t^-j— :  -4-. 


m 


LAVAGES  VESICAUX  ET  URETRAUX 


Seringue  vésicale  stérüisable  (fig.  7895),  monture  métal  nickelé  corps  tou 
verre,  piston  durit.  Contenances  :  26150.  50  cc.  26151.  100  cc.  26152.  150  cc 

26153,  La  même,  modèle  court,  pouvant  se  remplir  d'une  seule  main,  contenanc 
26154.  Pistons  en  caoutchouc  de  rechange. 


Fig.  7896. 

Seringue  vésicale  stérüisable  (fig.  7896),  monture  métal,  corps  cristal,  piston  durit  réglable. 


150  gr- 

26167 


300  gr- 


26156. 

26158. 

26159, 


Fig,  7897. 

Seringue  vésicale  du  Prof.  Guyon,  160  cc,,  en  métal  argenté,  corps 
verre  démontable,  piston  durit  stérüisable,  avec  serrage  doré  et 
2  embouts  interchangeables  (fig.  7897). 

La  même,  de  50  cc.  26157.  De  100  cc. 

Le  même  modèle,  avec  corps  verre  piston  métal. 

Seringue  vésicale  du  P'  Guyon,  de  100  cc.,  modèle  court  permettant 
de^la  remplir  d’une  seule  main. 

ia  même,-  avec_  corps  verre  et  piston  métal. 

Seringue  vésicale  du  D'  Marion,  de  100  cc.  en  métal  argenté,  corps 
verre,  piston  métal  et  2  embouts  métalliques,  l’un  pour  sondes 
uretrales,  l’autre  pour  sondes  urétérales. 


26172.  Seringue  vésicale  du  D'  Pasteau,  100  ce.,  verre  soudé,  monture  métal  argenté,  avec  piston 
caoutchouc  et  canule  (fig.  7900). 

26173.  La  même,  plus  courte,  de  50  cc.  avec  canule.pour  sondes  urétérales. 


Fig.  7899. 

26162.  Seringue  vésicale  d’Albarran  en  métal  argenté  et  corps  cristal  a 
„  piston  en  durit  stérüisable  et  3  embouts  variés  (fig.  7899). 
vésicale  d’Albarran  de  100  cc.,  modèle  court. 

4-  Seringue  vésicale  d’Albarran,  entièrement  en  métal  argenté. 


SëKll  26y/^.  Seringue  de  50  cc.,  à  balle  caoutchouc  du  Dr  Bonneau  pour  lavages  vésicaux  (voir 
^  fig.  7908,  page  95). 

26175.  Boîte  en  métal  nickelé  260  X  70  x  60  pour  renfermer  une  seringue  vésicale. 

26176.  La  même,  avec  support. 

2^^.rf7.  Eprouvette  en  cristal  avec  couvercle  pour  seringue  de  100  cc.  ou  de  150  cc.  'p.  /ij 
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26190.  Seringue  vésicale  du  Dr  Bonneau,  contenance  25  C( 
26191.  Seringue  vésicale  du  Dr  Bonneau  (fig.  7908)  con 
tenance  50  ce 


Fig.  7909.  _ 

26193.  Seringue  urétrale  du  Dr  Bonneau  (fig.  7909)  de 
15  cc.  en  verre  gradué,  avec  ou  sans  renflement 
et  poure  ronde  en  caoutchouc. 

26194.  La  même,  de  10  cc.' 

26195.  Verres  de  rechange. 


vésicales  (fig. 
7913) ,  avec  support 
nickelé  permettant 

gués  vésicales,  i  se¬ 
ringue  uretérale,  et 
3  seringuesurétrales. 
26207.  Bocal  en  % 
cristal  permettant 
de  placer  i  seringue 


VESICAUX  &  URÉTR  AUX  |  ff,*  fnx  et  ütaUe 

(Suite)  noms  d  auteurs,  consulter  le  cahier  spécial 

\  encarte  a  la  dernière  page  du  catalogue.  | 


.  2620S.  Bocal  en  14  cris¬ 
tal,  pour  3  serin¬ 
gues  urétrales, 
placées  sur  sup¬ 
port  nickelé,  gen« 
re  fig.  7913). 

26209.  Le  même,  pour 
5  seringues  uré¬ 
trales. 

26210.  Bocal  en  34  cris¬ 
tal,  support  nic¬ 
kelé  pour  5  se¬ 
ringues  urétrales 
du  Dr  Bonneau. 

Composition  de 

Bocaux  à  volonté. 


Fig.  7922. 

26225.  Canule  conique  fine  (fig.  7922). 


26196.  Seringue  du  D'  Bonneau  pour 

poire  ronde  en  caoutchouuc,  contenance 
(fig  7910). 

26197,  La  meme,  de  10  cc. 


Fig.  7911. 

26198.  Seringue  urétrale  stérilisable  du  Dr  Janet,  piston 
durit  (fig.  7911),  contenance  10  grammes. 

26199.  La  même,  contenance  20  grammes. 


26200.  Seringue  urétrale  en  cristal  du 
Dr  Janet  (fig.  7912)  de  5  cc. 

26201.  La  même,  contenance  10  cc. 

26202.  La  même,  contenance  20  cc. 

26203.  Seringue  urétrale  en  cristal  du  Dr  Nogui 
terminale. 

95 


Fig.  7913. 

26213.  Disque  en  caoutchouc  du  Dr  Motz 
pour  briser  le  jet  en  retour 
(fig.  7916). 

26214.  Disque  en  forme  de  cuvette  du 
D'  Palazzoli,  pour  briser  le  jet 
en  retour  (fig.  7914). 

Olive  du  Dr  Janet,  pour  monter  sur  les 
seringues. 

26215.  En  verre. 

26216.  En  porcelaine. 

26217.  En  caoutchouc  moulé  rouge. 


Fig.  7923. 

26226.  Compresseur  à  res, sort  du  Dr  Strauss, 
pour  retenir  les  liquides  injectés 
dans  l’urètre  (fig.  7923)  avec  garni¬ 
ture  caoutchouc. 

26227.  Compresseur  élastique  de  l’urètre. 


26218.  Canule  urétrale  en 
verre,  à  double  cou¬ 
rant,  du  Dr  Suarez 
de  Mendoza  (fig. 
^  .  7917).  . 

>219.  Canule  à  double 
courant  de  Maïoki. 
Robinet  fin  en  ébo- 
(fig.  7919). 


Canule  en  verre  du 
Dr  Janet  (fig.  7918). 
26221.  La  pièce. 
2622a.  La  douzaine. 
26223.  Bocal  en 
y^erre  avec  sup- 
/port  nickelé  per- 
/  mettant  de  pla- 
/  cer  dix  canules 
!  de  Janet  (fig. 
7920). 
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Fig.  7920. 


LAVAGES  VÉSICAUX  OET  URÉTRAUX 

lame  Died.  avfio  tiVfi  A  haiitmiT- iran'aKi,.  . — -r  __ 


26244.  Laveur  sur  large  pied^  avec  tige  à  hauteur  variable 
et  arrêt  automatique,  avec  i  laveur  de  2  litres, 
porte-canule  et  tube  (fig.  7943). 

26245.  Injecteur-laveur  roulant  sur  pieds  à  petit  écarte¬ 
ment,  avec  tige  nickelée,  à  arrêt  automatique  à 
rnanette,  et  2  bocks  complets  avec  porte-canules 

26246.  Injecteur-laveur  roulant  (fig.  7935),  monté  sur 
pieds  ier  forgé,  lacjué  blanc,  2  bocks  verre  gradué 
de  2  litres  montés  sur  tige  nickelée,  à  hauteur 
variable,  avec  arrêt  automatique,  2  porte-canules 
tubes  caoutchouc  fort  à  godet. 

tablette  ronde  de  o"',5o  de  diamètre. 
26259.  Thermomètre  circulaire 
pour  laveurs  ou  pour 
bocks  du  Dr  Tissot  {mo¬ 
dèle  Drapier,  déposé] 
(fig.  7936). 

Ce  ihermornètre  se  fixe  instanta¬ 
nément  sur  n'importe  quel  bock  ou 
laveur.  Il  donne  au  praticien  une 
precieuse  indication  pour  les  lavages 
urétraux  ou  vésicaux,  en  permettant 
a  d.,otan.i-e  un  contrôle  de  la  tempé¬ 
rature  exacte  du  liquide. 

26258.  Cuvette  à  ca¬ 
dre  mobile  du 
DrBarbeillion  (fig.  Fig 

7940),  modèle  Dra¬ 
pier,  déposé. 

Cette  cuvette  cou¬ 
lisse  sous  la  table 
comme  le  modèle  nor¬ 
mal  (cystoscopie,  gy¬ 
nécologie)  (fig.  7940). 

Mais,  de  plus,  elle  peut 
se  surélever  vertica¬ 
lement  et  dépasser  le 
plan  de  la  table 
pour  venir  s’appli¬ 
quer  contre  le  péri¬ 
née  et  les  cuisses  du 
malade  (fig.  7941), 
ce  qui  permet  les  la- 

Fi,  „„  ÉLECTROLÏSE 

““  42  pour  électrb-  de.’^Nous^prLns^M! 
borne  pour  prise  de  cou-  ]eg  docteurs  de  bien 
^  vouloir 


2624.S.  Laveur,  avec  plateau  rectangulaire  de  70  x 
en  verre  de  25  de  diamè'tre. 

I  26249,  Laveur^  mural  ou  plafonnier  à  genouillère,  entièrement 
nickele,  avec  2  bocks  verre  de  2  litres  à  hauteur  variable  et 


tube,^caoutchouc 


r  platine  en  chêne 


26265.  Béniqué  ei 

ionisation _ 

rant  (fig.  7939)." 

26266.  Béniqué 

de  courant  (fig.  7939). 
26267.  Béniqué  en  cuivre  rouge. 


arrêt  automatique,  : 
fort  à  godet  (fig.  79i 
26250.  Laveur  mural  fixe,  s 
à  hauteur  variable. 

26251.  Le  même,  avec  i  laveur. 

26252.  Cloche  de  Tarnier  de  rechange. 

26253.  Eprouvette  de  Bar  de  rechange. 

26254.  Tubes  en  caoutchouc  fort  à  godet  pour 
rE-u  •  J^^^^ueur  2  mètres.  La  pièce. 

Chaise-hidet  du  DiBarbeillion,  modèle  Drapier, 
déposé  (fig.  79^)  pour  lavages  urétraux.^ 

<.^e  meuble  simple  et  propre  est  peu  encombrant-, 
construit  en  tubes  d  acier  laqués  avec  cuvette  émail¬ 
lée  et  brise-jet  anterüur,  il  permet  aux  malades  de 
se  mettre  sans  effort  dans  la  position  la  plus  fa  ' 
rable  aux  lavages.  Une  économie  de  linge  [alèz 
etc.)  se  trouve  ainsi  réali-  ®  ' 

see.  Ces  chaises  sont  utili¬ 
sées  dans  le  service  de  M. 
le  Pr  Legueu,  à  l'hôpital 
Necker.  \ 

26256.  La  chaise-bidet 
avec  ,  bidet  sans  tube 
d  écoulement. 

26257.  La  même  (fig. 

7938),  avee  tube  d’é- 
\  coulement. 


MASSAGE  ENDO-URÉTRAL 


26277.  Masseur  urétralde  Stordeur  n»  22. 

26278.  Bougiès  masseuses  du  Dr  Cattier, 
du  n«  24  aun»  36  (par  2  numéros). 

26279.  Masseur  laveur  du  Pr  Jeanbrau 

(fig.  7942),  se  fait  des  n»^  40,  45,  55.  filière  Béniqué. 
26360.  Pince  urétrale  bipolaire  pour  le  pénis  pour  appli¬ 
cations  diathermiques  (voir  fig.  7994_  page  138)^ 


Fig.  7943. 


Fig.  7939. 


- - donner 

les  dimensions  exac¬ 
tes  des  coulisses  de 
leur  table  afin  de  faire 
parfaite. 
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ÉLECTROLYSE,  IONISATION,  MASSAGE  ENDO-URÉTRAL  (suta, 

s  se  montant  sur  les  béniqués  (fig.  7951) ,  — 

avec  olive  métal.  Toutes  grosseurs  de 


26300.  Pince  pour  électrolyse 

26301.  Sonde  souple  en  gomme  avec  olive  métal.  Toutes  grosseurs 
la  filiere  Charrière. 

26302.  Sonde  urétrale  prostatique  du  Dr  Tripier  pour  électrolyi 

Fig.  7930. 


26303.  Bougie  électroljrtique  à  olive  de  Newmann  (fig.  7950). 


26304.  Détergeur  électrolytique  du  D*-'  Roucayrol  (fig.  7955). 
26305.  Cathéter  du  D^  Minet,  pour  électrolyse  circulaire. 

26306.  Electrolyseur  urétral  du  D'  Fort,  à  lame  mousse  en 
'’u  n“  15  à  30. 


26320.  Instrumentation  du  D'  Courtade  pour  1 
(fig.  7952  à  7956)  complet. 

2O321.  Sonde  en  caoutchouc  à  trous  multiples 

,6.,  de  15  %  (fig.  7953). 

26322.  La  meme,  de  35  %  (fig.  7952). 

26323.  Sonde  en  gomme  à  béquille  pour  l’ins- 
trument  du  D'  Courtade  (fig.  7956). 

26324.  Dynamomètre  sphinctérien  du 
Dr  Uteau,  destiné  à  mesurer  la  valeur 
contractile  du  muscle  sphincter  vésical 
(fig.  7959). 

L’Appareil  complet,  avec  niveau  d’eau. 


mandrin  n®  7  Charrière,  cannelé 
tube  flexible  n»»  12,  16,  15,  21  Char- 
bougie  conductrice. 

19,  en  métal  nickel  avec 


26307.  Eleotro-dilataterm  du  Dr  H.  Minet  (fig.  7957), 

sur  la  concavité  avec  quatre  ohves  montées  s _ 

rière  ;  un  conducteur  droit  pour  sondes  à  bout  coupé 
26308.  Série  de  10  olives  graduées  de  Guyon  (fig.  7960)  du  n» 
mandrin. 

26309.  Série  de  13  olives  graduées  de  Guyon 
(fig.  7960),  du  no  8  au  20,  en  métal 
nickelé  avec  mandrin. 

_ 26310.  Les  mêmes,  à  mandrin  avec  borne  de 

Fig.  7960.  de  courant.  Supplément. 


Fig.  7958. 

26326.  Vitropresseur  du  Dr  Tissot 
pour  le  méat  (modèle 
Drapier,  déposé). 

Enhèrement  en  P^yrex  cet  instrument  perrnet,  par  transparence,  l’i 


et  de  la  fosse  naviculaire  et  notamment  d, 


Fig.  7959. 

_ _ _ _ i  complet  du  méat 

des  trajets  para-méotiques,  brides,  etc. 

Fig.  7962.  !ii4™iHsl 


26328.  Éclaireur  dip0r^ Chevassu,  pour  le  diagnosticde  la  syphilisdu  testicule  par  la  trans-' 
parence  (fig.  7962),  modèle  Drapier .  Stérilisable  à  170“  (procédé  breveté  s.  g.  d.  g.) 

ASPIRATION  '  ' 


OZONOTHERMIE  ET  DIATHERMIE  URÉTRALE  ET  PROSTATIQUE 

ÉLECTRODES  OZONOTHERMIQUES  DU  D'  MORGENSTERN  (Brevetées  S.  G.  D.  G.) 

Pour  le  traitement  des  urétritee,  prostatites  et  spermatocystites 
infectieuses  par  les  courants  de  haute-fréquencê. 

(Envoi  de  la  notice  détaillée  sur  demande). 


26355-  Électrode  po 
Fig.  7990. 


Fig.  7988. 

26354.  Electrodes  ozonothermiques  du  D'  Morgenstern,  modèle  D^ier,  breveté 
«  g.  d.  g.  (fig.  7988),  courbe  pour  la  totalité  de  l’urètre. 


Fig.  7989. 

r  l'urètre  total,  courbure  du  Minet  (lig.  7989). 


26357.  Électrode  urétrale.  Nouveau  modèle 
pour  Turètre  de  la  femme  (fig.  7991). 


Appareil  de  haute  fréquence 

modèle  portatifi 

26371.  PourfcSflfSntj’Continu  et  alternatif  de  i 
26372.  Pouf^courant  continu  et  alternatif  de  221 


3  JZ'Z-O 


également  fonctionner  s^, 
tous  les  appareils  de  haute 
fréquence  munis  du  disposi- 
effluvation. 


26359.  Electrode  prostato- vésiculaire,  graduée  (fig.  7993) 
26361.  Vitrine  murale  pour  6  électrodes  du  D'  Morgenste 
26362.  La  même,pov.x  9  élec¬ 
trodes. 

26363.  La  même,  pour  i_. 

26364.  Boîte  en  métal  nickelé 
avec  chevalets pourles 
6  électrodes. 


*?fir79S7f  *>^équenoe  du  Dr  Morgenstern 

pédale  '  avec  interrupteur  à 


2636^  courant  continu  et  alternatif  de  i: 
'‘'J307.  l'our  courant  continu  et  alternatif  de  2: 


)<)La/fc  iiOY 


-  Fig.  7994. 

26360.  Électrode  pénienne  bipolaire  du  Dr  J.-E.  Marcel  (fig.  7994). 


î  de  Rivoli,  PARIS 


Fig.  7996. 

26374.  Statif  du  Dr  Heitz- 
Boyer  modifié  par  le  Dr  J. 
Etienne  Marcel  pour  tenir 
les  électrodes  pendant  Tap- 
,  pUcation  (fig.  7996). 
Electrodes  pour  la  prostate 
du  Dr  J.-E.  Marcel  (voir 
fig.  8578  et  page  137). 
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DRAPIER  et  FILS,  41, 


26390.  Élect  urétrale  du  Dr  MaximiUen 

urétrales  (fig.  8006)^  C°ette‘^électr™e^ÏÏt 
conjugaison  avec  l'électrode 
traie  du  D^  Maximlllen^Sterr'^""  ^'électrode  uré- 

sefait  des  n^s  i8  et  21  Char- 
rlère. 


DIATHERMIE  URÉTRALE  (Suite) 


CANULES 


RECTALES 


ENFUMAGE  IODÉ 


26392.  Electrode  prostatique  ai  ui- 

culee  du  Dr  Maximilien  Stern  (fig.  8007j  pour  les 
26^06  Anoareil  dm  ur  r  ((PP^oations  de  diathermie  pour  le  traitement  de 

26396.  ou  Dr  G  Farnarier  (fig  8011  1  hypertrophie  .de  la  prostate.  (Modèle  déposé). 

complet  avec  sa  seringue  (moi^ele  Draÿîfir)  26394.  Insufflateur  à  soupape  .  F  ; 

pour  le  traitement  des  cystites  par  l'enfn-  du  Dr  Morel  (déposé)  ' 

“‘i®-  pourenfumageio&in-  4 

26397.  Prix  des  ampoules  supplémentaires  ,  tra-vésical  (fig.  8009) . 

TOUCHER  RECTAL  de  paillettes  ^d’iode. 


Fig.  8012. 

26400.  Canule  en  caoutchouc  du  Dr  Boulanger, 
pour  irrigations  de  la  prostate  (fig.  8012). 


26401.  Canule  rectale  d'Albarran  (fig.  8013),  à 
double  courant  pour  irrigations  chaudes. 


Fig.  8010. 

Doigtiers  du  Pr  Legueu  0 
(fig.  8010). 

,  .  doigt.  T  tvt 

60ab  1  262,03.  2  doigts. 

GoiSt.  ^64^6.  3  doigts.  /. 


26^.  La  douzaine,  en  boîie  (fig.  8014) 
/  /  couvercle  métal.  (jv 

'  Par  grosse,  en  vrac,  la  grosse.  ^ 

Appareil  à  air  chaud  du 
Dr  Uteau  (modèle  Dra¬ 
pier)  (fig.  8015),  pour  le 
traitement  de  l’orchite 
blennorragique  par  l’àir 
chaud. 

Modèle  complet,  avec  hamac  sus- 
penseur  des  testicules,  thermo¬ 
mètre  et  lampe  à  alcool 

(fig.  8015). 

On  peut  chauffer  selon  la  résistance 
personnelle  du  sujet  entre  80“  et. 

I  lo»  par  séance  d’une  demi-heure. 

Ce  mode  de  traitement  diminue  ra¬ 
pidement  les  phénomènes  dou¬ 
loureux  inflammatoires. 
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26390!  La  pièce,  iio  »  j 
26391.  —  75  » 

26392.  —  290  » 

26394.  —  .100  1) 

i  26395.  —  15  » 

26396.  —  375  » 

26397-  —  ï5  .  » 

!  26400.  —  20 ,  )> 

'  26401.  —  50  .  » 

1  -26404-.  —  3-5° 

i  ^6405.^  —  4  » 

J  a64o6T  —  ■  8  » 

^-eé^;oj-.Ladouzmne. 

-go-i  f/ 

AoSrt 

i  Modèle  courant.  2.50 

Modèle  fort.  3  » 

-±6408.  La  pièce.  6  » 

2éti;açrrLa  grosse. 

Modèle  courant. 27  .» 
Modèle  fort.  35  »■ 

26412.  La  pièce.  600  » 

;  20440.  —  O  ^ 

2^^7Là  pièce:  3& 

26470.  —  200 

.4ISS&473-  —  23 

26474.  37° 

26475.  —  525 

■  26476.  —  90 

26478.  8  volts.  40 

26479.  pièce.  36 
26480;  —  70 


nc^. 


MASSAGE  PROSTATIQUE 


26445.  Excitateur  pour  la  prostate 
du  Dr  de  Sard  (fig.  8022) 
pour  monter  sur  appareil 
de  massage  vibratoire. 

26446.  Masseur  prostatique  du  Dr  Duîaux, 

face  palmaire  terminale  en  caoutchouc 
(fig.  ‘■'''’r»' 


Appareils  de  massage  vibratoire  (voir pages  214  et  219). 

URÉTROSCOPIE 

(pour  éclairage  et  cautérisation,  voir  page  216) 


26470.  Limette  frontale  réglable  du 
Dr  Luys  avec  bandeau  métal¬ 
lique  (fig.  8029). 


Nota.  —  Nous  prenons  les 
plus  grandes  précautions  pour 
l'expédition  des  lampes  à  filament 
métallique  ;  mais,  en  raison  de 
leur  grande  fragilité,  nous  décli¬ 
nons  toute  responsabilité  au  sujet 
des  ruptures  de  filaments  qui 
pourraient  arriver  au  cours  du 
transport. 


couvercle  et  support 
nickelé  avec  réceptacle 
pour  trioxyméthylène 
pour  la  stérilisation  de 
l’urétroscope  de  Luys 
(fig.  8034). 


26474.  Urétroscope  du  Dr  Luys,  ancien  modèle  avec  2  loupes  grossissantes, 
composé  d’un  manche  à  loupes  porte-tubes,  avec  4  tubes  à  canne¬ 
lures  dont  3  de  13  %,  n”®  48,  52,  60  et  un  tube  à  cannelure  de  7  % 
n“  54,  2  loupes,  2  lampes  de  2  volts,'5  de  2  longueurs,  cordons,  en 
boîte  métal  nickelé  (fig.  8030)  sans  rhéostat. 

26475.  Urétroscope  du  Dr  Luys  (nouveau  modèle)  avec  2  loupes  grossis-  26478  Rhéostat  spécial  pour 

santés,  un  manche  à  loupes  porte-tubes,  2  tubes  à  as*îVaiioB /îXfi  , _ _  y,,,,,, 

(fig.  8035)  52  et  56  pour  hommes,  longueur  13  %  ;  un  tube  lampes  de  Luys  (fig. 

pour  femme,  longueur  10  %,  n»  52,  i  tube  aspirateur  mobile  à  8032). 

palette,  2  lampes  de  2  volts,  5  de  2  longueurs,  cordons,  en  boîte 

- Nous  conseillons  vivement  l’em¬ 
ploi  du  petit  rhéostat  spécial  (fig. 
8032)  qui  évite  le  survoltage  des  lampes  fragiles 
volts  utilisées  avec  l’urétroscope  du  Dr  Luys. 


(voir  page  lOB). 


Nouveau  tube  à  aspiration  fixe  du  Dr  Luys. 


L’usage  de  ce  rhéostat,  ajouté  aux  sources  de  lu¬ 
mière  que  le  docteur  possède  déjà,  économisera  bien  des  lampes. 

26479.  Tubes  à  cannelure  ancien  modèle  du  Dr  Luys,  seuls. 
26480.  Les  mêmes.  Nouveau  modèle. 
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26490.  Tube  urétroscopique  courbe  du  D'  Luys  pour  l'urètre 
postérieur  (fig.  8045). 


URÉTROSCOPIE  (Suite) 

URÉTRO^CYSTOSCOPES  (Volr  pages  120  et  suivantes). 

ASPIRATEURS  POUR  URÉTROSCOPIE 


26491.  Urétroscope  du  Dr  Demonohy,  modUe  Drapier  (fig.  8046),  pour  urétroscopie  anté¬ 
rieure  et  postérieure  avec  4, tubes  de  15  %  de  long,  no^  22,  24,  26,  28  Charrière  avec 
telescope  réglable,  2  lampes,  pièce  à  main  et  câbles  en  boîte  iftélal  nickelé.  La  -bièce 
26492.  Lampes  de  recbange-pour  urétroscope  du  Dr  Demonchy. 


‘rr-ag 


Fig.  8047. 

26493.  Conducteur  porte-électrode  du  Dr  Gautier  (fig.  8047)  ner- 
emploi  de  la  sonde  souple  à  diathermie  dans  toutes 
les  applications  urétroscopiques. 

26Îai'  Snîî d»  R9"  diathermie  du  pr  Legueu  (voir  fig.  8591,  page  138) . 

26495.  ®°“ded  athermique  rigide  coudée  du  Dr  Le  Fur,  pour  urétro- 
(longueur  de  la  partie  rectihgne  21  V). 

26496.  Electmde  droite  du  Dr  Janet,  po5r  élecf/o-coagulation  du  méat  urétral  avec 
même,  avec  extrémité  large. 

— g  extrémité  large. 

électro-coagulation  du  méat  urétral  pour 


26498.  La  meme,  courbe  avcu  cxuremire  la; 
26499.  Electrode  courbe  du  Dr  Janet  i 
destructions  latérales. 


Fig.  8050 

26502.  Aspirateur  mobile  à  palette  du  Dr  Luys  pour  aspiration 
terminale  (fig.  8050). 

26503.  Bouteille  aspiratrice  du  Dr  Luys  sur  trompe  à  eau. 

26504.  Compresseur  à  main  du  Dr  Busson  pour  dilatation  extem¬ 
poranée  en  urétroscopie. 

26505.  Aspirateur  du  Dr  Demonchy  pour  les  sécrétions  urétrales 
(fig.  8051). 

26506.  Canule  aspiratrice  de  Kollmann  se  montant  sur  la  seringue  en 
verre  pour  l’aspiration  des  sécrétions  urétrales. 

Aspirateim  électriqiie,  modèle  Drapier  (voir  page  180)  pour 
l’aspiration  des  sécrétions  urétrales. 

26508.  Trompe  à 
.  urétrales. 

26509.  Trompe  à  1 
traies. 


I  métallique  pour  l’aspiration  des  sécrétions 
e  pour  l’aspiration  des  sécrétions  uré- 

22203.  Pile  de  poche,  4  volts,  modèle  Drapier  (fig.  6797)  pour  éclai¬ 
rage  des  urétroscopes,  etc.  Cette  pile,  d’un  élégant  aspect,  est 
constituée  par  un  boîtier  en  métal  nickelé  avec  un  plateau 
eu  galalithe  poli  portant  2  bornes  nickelées. 

22106.  Petit  rhéostat  amovible  pour  monter  sur  la  pile.  Grâce  à  ce 
petit  rhéostat  (fig.  6796),  les  lampes  délicates  des  urétro¬ 
scopes  n’ont  à  supporter  aucun  survoltage.  Quand  la  pile 
commence  à  se  décharger  on  enlève  le  rhéostat  amovible 
et  l’on  branche  directement  les  fils  de  l’urétroscope  sur  les 
bornes  nickelées  de  la  pile. 

22205.  Pile  sèche  de  rechange. 


soufflerie,  _i  instrument  à  pinceau, 
_  pièces  optiques  et  cordons  dans  ^ 
(fig.  8055). 

26521.  Lamp-  '■ - 

26522.  Caut( 


Q  cautère,  2  cônes  de  courbures  variées, 

3  boîte  en  métal  nickelé,  avec  chevalet  Fig. 
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filament  métallique  pour  urétroscope  de  Wossldlo. 
tere  de  rechange  pour  urétroscope  de  Wosslldo. 


Page  101 

22106.  La  -pièce.  48 
22203.  '  —  46 

26490.  —  75' 

26491.  —  400 

26492.  —  23 

26493.  Droit. .  25 

26493.  Courbe.  27 
26494.  La  pièce.  42 
26495.  —  55 

26496.  —  35 

26497.  —  35 

26498.  —  35  , 

26499.  —  35 

,  26502.  _  31 

26503.  —  150 

26504.  _  35 

26505.  —  40 

26506.  . —  9 

26508.  Sans  ro¬ 
binet.  140  I 
26508.  avec  ro¬ 
binet.  235  ) 

26509.  La  pièce.  40  « 

26520.  —  1950  >.) 

26521.  _  30  , 

26522.  —  70  » 


25 


Fig.  8062. 

26537.  Curette  contre-coudée  pour  urétroscope  de 
(fig.  8062). 

26538.  Pince  porte-caustiques  (voir  fig.  8056,  page  101)  pour 
urétroscopie. 

26539.  Aiguille  à  électrolyse  pour  urétroscope  de  Wossidlo. 
26540.  Câble  spécial  pour  aiguille  à  l’électrolyse. 


URÉTROSCOPIE  (Suite.) 
Pour  éclairage 
et  cautérisation. 

Voir  page  216. 


26541.  Porte-coton  à  tige  contre-coudée  (fig.  8063)  pour 
urétroscope  de  Wossidlo. 

26542.  Pince  emporte-pièce  pour  urétroscope  de  Wossidlo. 


VÉSICULES  SÉMINALES 


CANAUX  PARA-URÉTRAUX 

Ecarteurs  du  méat  (voir  page  91). 

26548.  Valve  urétfale  du  Dr  Janet,  3  tailles. 

26549.  Sonde  cannelée  à  manche  du  D'  Janet. 

26550.  Bistouri  droit. 

26551.  —  courbe  olivaire. 


Fig.  8066. 

26552.  Canule  en  platine  coudée  olivaire  du  Pr  Janet 
(fig.  8066). 

26553.  La  même,  courbe. 

26554.  —  droite. 

26555.  Pince  à  disséquer  très  fine. 

26556.  —  à  dents. 

26557-  Ciseaux  droits,  très  fins. 

26558.  —  courbes,  très  fins. 

26559.  Stylets  en  platine  avec  manche  verre  du  Dr  Janet. 


URETRO-CYSTOSCOPES 

Voir  pages  120  à  126. 


PORTE-COTON  -  PORTE-CAUSTIQUES  —  STYLETS  URÉTRAUX  * 


26581.  Porte-coton,  double  boutonné,  ( 


r  nickelé,  du  Dr  Boulanger  (fig.  8075). 


26582.  Porte-coton  contre-coudé  avec  patte  en  forme  de  c 
(fig.  8076). 

26583.  Pince  urétrale  porte-coton  de  Guyon. 


26585.  Porte-caustique  du  Dr  Luys,  en  argent. 


En 


hausses  continuelles 
du  platine,  nous  nous 
réservons  le  droit  de 
modifier  sans  autre 
avis  les  prix  des 
instruments  compor¬ 
tant  du  platine. 


Fig.  8078. 

26586.  Porte-coton  coudé,  avec  patte  en  forme  de  cœur  (fig.  8078). 
26587.  Porte-coton  en  bois,  longueur  25  %,  en  paquet  de  i"* 


Fig.  8079. 

26589.  Canule  du  D'  Boulanger  pour  instillations  des  glandes 
de  l’urètre,  embase  et  corps  en  argent,  extrémité  e 
platine  (fig.  8079).  Longueur  de  75  %. 

26590.  Longueur  de  135  %. 

26591.  Seringue  du  Dr  Boulanger  de  1/.  cc.  pour  traitements 
urétroscopiques. 
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CAUTÉRISATION 


Fig.  8085. 
Cautère  urétral  du  Luys  (fig. 
pointe  en  platine. 


Fig.  8086 


MANCHES  POUR  CAUTÈRES  (voir  page  65) 


Fig.  8087. 

«'s- 

26613.  Valve  protectrice  en  bois  du  Dr  Cathelln  pourl’abla- 

T'A’rt-tat  ion  .  es  polypes  urétraux  de  la  femme  (fig.  8086) 

tableaux  pour  cautères  (voir  page  83) 


■  (voir  page  83) . 

BISTOURIS  -  CURETTES  -  SERRE-NŒUDS  URÉTRAUX 


26640.  Bistouris  fins  du  Dr  Farkas 
26641.  —  _ 

—  semi-lun.(fig.8ÏÏ4). 

Ces  bistouris  se  montent  sur  un  manche  (fig.  8118). 

26643.  N^nohe  pour  monter  les  bistouris  et  curettes  du 
Dr  Farkas  (fig.  8118). 


;■  8118. 


Fig.  8117. 
26644.  Bistouris  urétraux  avec  patte  e: 
26645.  Curettes  urétrales. 


ir  (fig.  8117). 


„  (Ces  curettes 

-6634.  Serre-nœud  urétral  avec  tive  de  t6  V 
26655.  Avec  tige  supplémentaire  de  20  onv'r  1 


26648.  Curettes  urétrales  du  Dr  Farkas,  fenêtrée.  grande 

(fig.  81211. 

.  (fig"  8120). 

■  —  pleine,  grande. 

LL  .  ^(figl'siig). 

e  montent  sur  le  meme  manche  (fig.  8118). 


r  dans  toutes  les  formes  des 


CORPS  ÉTRANGERS  De'ITUSèTRE  ET  DE  LA  VESSIE 


S: 

terminale  souple  en  spirale 


'  ?™Vr.“ggrdî„;  æïsT”*' 

trou  de^epiuple.  à  chevHs  d.1.  l.Ve.SC..”ïs'‘îl 


Fig.  8143. 


(fig.  8143|,^^pofivan“être^SiHs^  Legueu,  à  introduction  rétrogradt 
Ce  crochet  peut  tourner  tS  a^mtrdar;::  Ts^"^ 
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Fig.  8145. 


Page  104  ' 

26710.  La  pièce.  165 
26711.  —  165 

26750.  —  .  5^ . 

26751, 

26752 

26753 

26754 

26755 

26756 
26758^ 


CORPS  ETRANGERS  DE  L’URETRE  ET  DE  LA  VESSIE  j  Pour  les  prix  consulter  le  iai^f  spécial^ 

joint  au  catalogue.  J 


l'ig.  8160. 


ae-Tio.  Pince  de  Kollmann  pour  les  corps  étrangers  de  l’urètre 


(fig.  8161), 

URÉTROTOMES 


26711.  Pince  urétrale  à  branche  glissante 


26750.  Urétrotome  du  D''  Pasteau  pour  l'urètre 
de  la  femme  (fig.  8185). 


26751.  Urétrotome  de  Maisonneuve,  cannelure  concave  avec 
3  lames,  i  mandrin  et  2  bougies  conductrices  (fig.  8186). 
26752.  Le  OTéwîÊ,  en  boîte  métal  nickelé,  avec  chevalet.  Supplément. 
26753.  Urétrotome  de  CIviale. 

26754.  —  dilatateur  du  Desnos. 


26755.  Urétrotome  droit  doré  d’Albarran,  e 
26756.  Urétrotome  courbe  doré  d’Albarran,  a 
26757.  Les  mêmes,  en  boîte  métal  nickelé. 


bougie  conductrice  (fig.  8187). 
le  bougie  conductrice. 


mandrin. 


Fig.  8189. 

26758.  Urétrotome  du  P'  Legueu  (fig.  818! 
conductrice.' 

26758.  Le  même,  en  boîte  métal  avec  chevalet  et  tube  en  verre  vissé  pour  les  bougies.  SupplèmK 
2675g.  Béniqués  tranchants  de  Guyon  (fig.  8191),  n^s  25,  30,  35,  40,  45,  50,  55,  60. 

^^760.  Méatotome  de  Guyon  (fig.  8188). ^ 


Fig.  8190. 

26761*.  Sonde  à  bout  coupé  (fig.  8190)  en  ti.s 
de  soie,  pour  laisser  à  demeure.  'T.  S 
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26862.  La  -bièce.  170 
26863.  —  22 

26864.  —  46 

26865.  —  270 

26866.  — -  30 

26867.  —  150 

26870.  —  goo 

26871.  —  115 

26872.  —  46 

26873.  3.  500 

26874.  pièce.  475 
26875.  Les  3.  240 
26876.  —  240 

26879.  La  pièce.  270 
26880.  Z.6S  4.  20 

26881.  .  Les  7.  35 

.26882.  3,  ïï 

26883.  3.  78 

26884.  .^2  pièce..  4315 
26890.  —  700 

26891.  —  625 

!  26920.  —  900 

26921.--  —  400 

1 26922.  —  1050 

26923.  —  130 


LITHOTRITIE  (Suite) 


26862.  Aspirateurs  des  gra¬ 
viers  du  Dr  Duchastelet 
(fig.  8245). 

26863.  Verre  de  rechange  pour 
aspirateur  Duchastelet. 


Pig.  8246. 

1,  pour  lithotritie  (fig.  8246) . 


26865.  Aspirateur  des  graviers 
de  Guyon  (fig.  8247). 

26866.  Verre  de  rechange  pour 
aspirateur. 

26867.  Aspirateur  des  graviers 
de  Guyon,  petit  modèle 
pour  les  malades. 


26870.  Boîte  en  métal  nickelé,  45b  X  i 
posés  et  chevalets,  gaine  c 


TROUSSE  POUR  LITHOTRITIE 


- - -  -  -  3  plateaux  super-  26876 

.  „  fort,  havane,  ou  noir,  avec  2687'? 

poignée.  2687! 

Elle  contient  ;  26879 

26871.  I  méatotome.  26880 

26872.  I  marteau  en  bronze  mou.  26881 

26873.  3  Uthotriteurs  de  Guyon,  fenêtrés  n»®  o,  et  2%. 

26874.  I  lithotriteur  à  mors  plats  n»  i  1/2.  26883 

26875.  2  sondes  évacuatrices  à  petite  courbure  n^s  23  et  25.  26884 


Sondes  évacuatrices  à  grande  courbure  nos  24  et  26. 

1  pince  urétrale.  ^ 

2  seringues  vésicales  de  Guyon. 

I  aspirateur  des  graviers  de  Guyon 
4  sondes  à  béquilles  nos  20,  21  23  et  25 
7  bougies  olivaires  nos  20,  21,  22,  23,  24  et  25. 

3  sondes  en  caoutchouc  nos  ig,  20. 

3  explorateurs  métalliques  de  Guyon. 

Prix  total  de  la  trousse  pour  lithotritie. 


SÉPARATEURS  DES  URINES 

26890.  Séparateur  des  urines  du  Dr  Luys  (fig.  8248),  e 
noyer. 

26891.  Le  même,  en  boîte  métal  nickelé,  avec  support. 


CYSTOSCOPE  A  VISION  DIRECTE  DU  D"^  LUYS 

26920.  Cystoscope  à  vision  directe  du  Dr  Luys  avec  un  tube  n»  52  Béniqué  pour  l’homme  et  u 
tube  no  52  Béniqué  pour  la  femme,  un  manche  porte-lampe,  2  lampes  et  2  loupes.  E 
boîte  métal  nickelé  (fig.  8249  et  8250). 


son  mandrin  introducteur  articulé 

26922.  Combinaison  cysto-urétrosoopique  du  Dr  Luys  comprenant  :  i  cystoscope  opéra¬ 
teur  à  béquille  articulée  (fig.  8250)  n»  58  avec  3  tubes  aspirateurs  interchangeables, 
I  tube  pour  urètre  antérieur  pour  homme  n»  52  de  13  %  de  long  avec  aspiration  fixe, 
I  tube  urétroscopique  pour  femme,  n»  52,  longueur  10  %,  à  aspiration  fixe,  i  tube 
aspirateur  mobile  a  palette  pour  aspiration  terminale,  complet  a — 
loupes  et  lampes,  en  boîte  métal  nickelé. 

26923.  Bouteille  aspiratrice  du  Dr  Luys  sur  trompe  à  e 
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CYSTOSCOPES  (Suite) 


Les  cystoscopes  Drapier  et  Fils,  à  prismes  employés  dans  les  plus  grands  Services  Urologiques,  i 

Grand  champ  visuel. 

Image  redressée 


t  unanimement  appréciés  grâce  aux  principaux  points  qui  les  caractérisent  : 

Maximum  de  clarté. 

Fini  de  la  partie  mécanique. 


éminents  de  l'Urologie  contemporaine. 

Nous  avons  abandonné  tous  les  modèles  à  optique  fixe  dont  on  connaît 
tous  nos  cystoscopes  sont  donc  laveurs. 

Toutes  nos  lampes  sont  à  filament  métallique  de  4  volts  donnant 

rever“S)Ve°  ma^ql^Dra^eï'et  fabrication  essentiellement  française  et  la  garantie  en  est  fournie  par  la  marque 

Nous  prions  donc  nos  clients  de  bien  exiger  ces  marques  sur  nos  cystoscopes,  qui  leur  assurent  l’authenticité  d’origine 
Tous  nos  cystoscopes  sont  présentés  en  hoUe  métal  nickelé  sur  chevalets. 


apportons  sur  les  conseils  éclairés  des  Maîtres  les  plus 
multiples  inconvénients  pour  la  construction  exclusive  des  cystoscopes  à  optique  mobile  et  Æ  image  redressée; 
le  minimum  de  chaleur  le  maximum  d’éclat. 

qui,  accompagne  ; 


CYSTOSCOPES  D’EXPLORATION 


_  Pour  les  Docteurs  qui 
désirent  un  cystoscope  à 
I^mgeconti^  nous 

6^1  fournissons  le  cystoscope 
I  (fig.  8256)  avec  2  ro- 
mnets  comme  sur  la 
figure  8256  bis,  moyen¬ 
nant  un  supplément  de 
Fig.  8256  bis.  4°  francs. 


26935  bis.  Le  même,  avec  optique  Drapier. 


fils  conducteurs,  lampe  de  rechange,  e: 


Constantes  mécaniques  et  optiqi 
Grosseur  du  cystoscope  ;  V  2)Charrière.  2-1  ■ 
Longueur  du  cystoscope  dVTextrémité  de  la  lampe 


U  plateau  terminal  du  tube 


Longueur  du  prisme  à  l’oculaire,  26  %. 

Gro.,m,„ent  Î£ÎCpi»  p„,  ^  ^ 

omique  Krauw  (meme  type  et  même  composition  d'accessoires  que  fig-.  82561  i 
de  son  faible  calibre,  a  rendre  les  e^vnlnra+ir^rto 


II.  26936.  Cystoscope  explorateur-laveur  ^  ^  ^ _  ^ _ _ 

cystoscope  est  destiné,  en  raison  de  son  faible  calibre,  à  rendre  les  explorations" ~âïsééV 
26937.  Le  même,  avec  optique  Drapier. 

Grosseur  du  cystoscope  :  n°  i8  Charrière. 


s  de  calibre  plus  petit  pour  prostatiques  et  rétrécis.  Ce 


Longueur  du  cystoscope  de  l’extrémité  de  la  lampe  au  plateau  terminal  du  tube 
cystoscopique  :  24  %,2  (longueur  utilisable). 

Diamètre  du  système  optique  :  4%,9. 

Longueur  de  l’optique  du  prisme  à  l’oculaire  :  27%,5. 


Pour  les  prix  et  la  table  alphabétique  par 
noms  d’auteurs,  consulter  le  cahier  spécial 
encarté  à  la  dernière  page  du  catalogue. 


Grossissement  —  ^  pour  la  distance  normale  25  %  mesurée  dans  l’air  2,2. 
Clarté  .normale  (diamètre  du  cercle  oculaire  2  =  20! 

Champ  mesure  a  distance  normale  25  %  dans  l’air  du  côté  des  objets  2. 


Le  cystoscope  complet  avec  tous  ses  a^ceslsohes^îf  boltfS  nibkejl*““  %  mesurée  dans  l’afr. 

26939.  Lampes  de  rechange  à  filament  métalhque  pour  cystoscopes  explorateurs.  La  pièce. 
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Page  107  : 

/  Nous  attirons  l’atten-}, 
\iion  de  nos  clients  sur  le  L 
fréel  avantage  de  prix 
que  leur  procure  nos 
cystoscopes  montés  avec 
nos  optiques  Drapier, 
dont  nous  garantissons 
.  la  parfaite  qualité. 


■  26935.  Lapièce,  1150 
26935  bis.  —  850 
26936.  —  1150 

26937.  —  850 

,  26938.  —  1245 

i  26939-  —  22 


■ - 


y 


|K,4  txxx^-sf . 


A  G  00 - 


’dtuG 

dyL-uy 


-Jt  11 

J  è 

y/ê> 


1 

c. 


Page  108, 

Nous  attirons  l’atten-  ( 
tion  de  nos  clients  sur  j- 
le  réel  avantage  de  prix 
que  leur  procure  nos  cys- 
:  toscopes  montés  avec  nos 
.  optiques  Drapier,  dont 
nous  garantissons  la  ‘bar- 
faite  qualité. 

26950.  Lapièce.  1^7=:  ,> 

»! 


SOURCES 

CYSTOSCOPES  A  CATHETERISME 

TABLES 

POUR 

D’ÉCLAIRAGE 

Nota.  —  Pour  les  Cystoscopes  à  catlütérisme,  nous  les  livrons  à  la 

CYSTOSCOPIE 

(voir  pages  215  et  suivantes). 

demande  du  client,  avec  ro  binet  comme  sur  les  figures  8261  8292  om  avec 

notre  nouveau  Clapet  obturateur  à  ressort,  brevetés,  g.  d.  g.  (fig.  8260). 

(voir  pages  221 1 

3t  suivantes) . 

Notre  nouveau  Clapet  obturateur  à  ressort  Drapier,  breveté  s.  g.  d.  g.  présente  sur  le  robinet  les  avantages  suivants 

1»  Même  largeur  d’admission  sur  toute  la  longueur  de  tube  pour  l’introduction  des  sondes,  ce  qui  évite  la  détérioration  des  sondes  qui  s’éraillent  souvent 
incomplètement  ouvert.  ■  i  r  +•  1 

2“  Le  robinet,  en  raison  de  sa  construction  et  du  graissage  qu’il  exige  pour  son  bon  fonctionnement,  présente  l’inconvénient  de  provoquer  1  intérieur 
dépôts  d’impuretés  nuisibles  à  la  rigoureuse  asepsie.  Les  sondes  au  passage  du  robinet  peuvent  '  '  -i.  .  .  -  .  j  i  ^  e.„r  a  rpoa  r 

s.  g.  d.  g.,  tous  ces  inconvénients  se  trouvent  supprimés. 


du  boisseau  du  robinet 

lent,  picseiiie  1  iiiuouvemciii.  c.  - - nduit  la  formation  de 

souiller.  .4u  contraire,  par  l’adaptation  de  notre  nouyéau  Clapet  obturateur  a  ressort 


CYSTOSCOPES  A  CATHÉTÉRISME  UNILATERAL 


IV  et  V.  26950.  Gystoscope  à  cathétérisme  unilatéral  (fig.  8261),  avec  optique  mobUe  Krauss 
à  image  redressée  et  canule  de  lavage  à  poussette,  pièce  à  main,  fils  conducteurs 
et  une  lampe  de  rechange,  en  boîte  métal  nickelé. 

26951.  Le  même,  avec  optique  Drapier. 

26952.  Supplément  pour  le  Clapet  obturateur  à  ressort  Drapier  (fig.  8260)  breveté  s,  g.  d.  g.,  à  la  place  du  robinet. 

Nos  cystoscopes  à  cathétérisme  unilatéral  se  font  de  3  calibres  désignés  sous  les  n“s  IV,  V  et  Y  bis  et  dont  les  données  optiques  et  mécaniques  S( 


Pour  les  Docteurs 
qui  désirent  un  cysto- 
scope  à  lavage  continu 
nous  fournissons  le 
cystoscope  fig.  8261 
avec  robinets  comme 
sur  la  fig.  8261  bis, 
moyennant  un  sup¬ 
plément  de  40  francs. 


Type  IV 

Type  V 

Type  V  bis 
pr  rétrécis 

Grosseur  du  cystoscope . 

21  Char. 

22  Char. 

17  Char. 

Longueur  du  cystoscope  du  bec  d’Albarran  jus¬ 
qu’au  conduit  par  lequel  on  introduit  les 
sondes.  . .  . 

i8%,5 

14  Pasteau 

16  Pasteau 

Grosseur  delà  sonde  admise  dans  le  cystoscope. 

10  Pasteau 

Grosseur  de  Toptiqué . . . 

Longueur  de  l’optique  du  prisme  à  l'oculaire . 

tgw  X  250 

Grossissement  -2 - ^  pour  la  distance  normale  mesurée  dans  1  an 


26954.  Lampes  de  rechange  supplémentaires  pour  le  cystoscope  unilatéral.  La  pièce. 


MODE  D’EMPLOI  DU  DISQUE  DE  SERRAGE  A  (Fig.  8261)  ADOPTÉ  SUR  LES  CYSTOSCOPES  DRAPIER 


Pour  assurer  un  maximum  d'étanchéité,  nous  avons  adopté  en  plus  de  la  soupape  à  ressort 
qui  se  trouve  dans  nos  cystoscopes  un  disque  de  serrage  à  vis  A  (fig.  8261)  qui  vient  faire 
pression  sur  une  rondelle  en  caoutchouc  percée  en  son  milieu. 

Pour  assurer  à  ce  disque  à  vis  un  bon  rendement  sans  abîmer  l’optique,  il  est  utile  de  pro¬ 
céder  de  la  façon  suivante  : 

POUR  ENTRER  L’OPTIQUE 

1“  Dévisser  de  2  tours  le  disque  A  en  le  tournant  de  droite  à  gauche  ; 


2“  Introduire  l’optique  comme  d’habitude,  mais  ne  pas  l’enfoncer  à  fond,  laisser  environ  3  % 
en  dehors  ; 

3“  Visser  alors  le  disque  métallique  A  de  gauche  à  droite,  de  façon  à  comprimer  un  peu 
fortement  la  rondelle  de  caoutchouc  pour  qu’eUe  fasse  serrage  sur  l’optique. 

4“  Pousser  alors  à  fond  l’optique  dans  le  tube  du  cystoscope. 

POUR  ENLEVER  L’OPTIQUE 
1“  Tirer  de  3  %  en  arrière  seulement  l’optique  du  cystoscope  ; 

2°  Dévisser  le  disque  A  de  2  tours  en  le  tournant  de  droite  à  gauche  ; 

3°  Sortir  ensuite  totalement  l’optique  du  cystoscope. 
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CYS?o^SS^  I  CYSTOSCOPES  A  CATHÉTÉRISME  BILATÉRAL 

(V.  p.  221  et  suiv.).  |  & 

Fig.  8266. 


26966  ^  Krauss  àmag, 

26966.  Le  meme,  avec  optique  Drapier  ^  ’  conducteurs  et  une  lampe  de  rechange 

Type  VU  Type  VIII  1  'Typc.  If. 

 [pour  rétrécis. 


Grosseur  du  cystoscope . 

^°a”u'au""rnL‘'^f  d'Albarran,  jus- 

SOTdes  introduit  les! 

Grosseur  des  sondes  admises  dans  le  cystoscope. 


2  Charrière.  24  Charrière.  18  Chartè^ 


18^.5 

!  14  Pasteau 


16  Pasteau  | 


17  % 

o  Pasteau 


Grosseur  de  l'optique 

i  s  ar*  fÆSjA™-.- 


I  .lu  r-asteau  |  lo  Pasteau  .  25  y  dans  l’airn,, 

COMBINAISON  DE  CYSTOSCOPES 


Type  VII 

Type  VIII 

j  Type^IX_ 

41:? 

41:? 

j  4 

25Z.5 

2,2 

2,2 

1,9 

2,0 

2,0 

1,9 

25  1 

25  1 

25 

quent,  reahsant  une  grosse  lonomie  \ui  provient  de  la  “  un  düposiUf  n’utilisant  qu  une  se^ 

U  une  pzece  a  main  et  d  une  paire  de  cordons. 


i-rkllirnTXT  *  àmaik  iréunep^^^^ 

COMBINAISON  DE  CYSTOSCOPE  UNILATÉRAL  ET  EXPLORATEUR 


seule  partie  Optique,  etpar  consé- 


ISlrÇ  3sr;  à™  “rsss» 

raussà  ^mage  redresses ,  une  canule  de  lavage  à  poussette,  une  pièce  à 
main  avec  fils  conducteurs  et  une  lampe 
de  rechange  pour  chaque  cystoscope.  En 
boite  métal  nickelé. 

26971.  D^même,  avec  optique  Drapier. 

26972.  Supplément  pour  le  Clapet  obturateur  à 
ressort  Drapier,  breveté  s.  g.  d.  g.,  à  la 
place  du  robinet. 

I,  lY  et  V,  pages  107 

'i“^ôp.î/r&"  *"^5“™"“™  P«-  K*  co„bto.l«,n  i. 


®^-^ÎPÏÊR‘ëFrÏLs7~4rri^üë~dë~l^vôîî7'SÂ]RÎS 


«o^'eSTO  ^i^trent  avoir  la  combinaison  de  cystosoopes 

,,  .  avec  lavage  continu,  nous  fournissons  le  cystoscope  explorateur 

tlpultnlt  rpLfs.  '  «266  his,  moyennant  u 


-  -  — s 

Page  109  ^ 

,  .  JVous  attirons  l’atten-  * 
awn  de  nos  clients  sur 
le  réel  avantagé  de  prix 
fue  leur  procure  nos-' 
jcystoscopes  montés  avec 
jnos  optiques  Drapier, 
]aont  nous  garantissons 
Ua  parfaite  qualité. 


26965.  Lapièce.  1425 


26966 
' 26967 
-I  26968 
26970 

26974 


COMBINAISON  DE  CYSTOSCOPES  BILATERAL  ET  EXPLORATEUR 


26986.  Combinaison  de  cystoscopes  (fig.  8275)  comprenant  :  ijn  cystpscope 
^  cathétérisme  bilatéral  et  un  cystoscope  explorateur  avec  une  optique 
lavage  à  poussette,  une  pièce 
,  avec  fils  conducteurs  et  une 
lampe  de  rechange  pour  chaque 


cystoscope.  En  boîte  métal  nickel 
26987.  La  même,  avec  optique  Drapier.  • 
26988.  Supplément  pour  adjonction  à  chaque 
cystoscope  de  2  robinets  pour  lavage 
continu,  comme  fig.  8266  bis,  page 


I,  VII,  VIII,  pages  107 


XII.  26991.  Combinaison  ) 
universelle  comprenant  :  1  30 


“  Un  cystoscope  explorateur  (fig.  8279) 
■■  —  unilatéral  (fig.  8278). 

—  bilatéral  (fig.  (8277) . 

,  .  _  .  -t  ^„e  optique  Krauss  (fig.  8280). 

a  image  redresses,  se  montant  sur  les  3  cystoscopes, 
une  canule  de  lavage  à  poussette,  une  pièce  à  main 
avec  fils  conducteurs  et  une.  lampe  de  rechange  pour 
îes  3  cystoscopes.  Eu  boîte  métal  nickelé. 

26992.  La  même,  avec  optique  Drapier. 

26993.  Supplément  pour  adjonction  à  chaque  cystos¬ 
cope  de  2  robinets  pour  lavage  continu. 

26994.  Supplément  pour  les  Clapets  obturateurs  à 
ressorts  Drapier  brevetés  s.  g.  d.  g.  (fig.  8260). 
page  108)  à  la  place  des  robinets. 

données  optiques  et  mécaniques, 
voir  no»  I,  VII,  VIII,  pages  107  et  109. 

■  -®995-  Lampes 
de  rechange  pour  les 
cystoscopes  de  la  corn- 
binaison  universelle. 
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XIII.  26997.  Combinaison  de 
cystoscopes  comprenant  • 
cystoscope  unilatéral  (fig.  8278) 

—  bilatéral  (fig.  8277). 

I  optique  Krauss  à  image  redressée  (fig.  8280)  se 
montant  sur  les  deux  cystoscopes. 
canule  de  lavage  à  poussette. 

pièce  à  mains  avec  fils  conducteurs  et  une  lampe  de  re¬ 
change  pour  chaque  cystoscope.  En  boîte  métal  nickelé. 

26998.  Le  mêrne,  avec  optique  Drapier. 

26999.  Supplément  de  80  francs  pour  adjonction  aux  deux  cystoscopes  de  deux  robi¬ 
nets  pour  lavage  continu,  comme  fig.  8266  bis,  page  109). 

27000.  pour  les  Clapets  obturateurs  à  ressorts  Drapier,  brevetés  =!  p-  d 

g.  (fig.  8260,  page  108)  à  la  place  des  robinets.  ’  ' 

Nota.  —  Pour  les  données  optiques  et  mécaniques,  voir  n»®  \'II,  VIII,  page  109) 
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CYSTOSCOPES  DE  PETIT  CALIBRE  SPÉCIAUX  pour  URÈTRES  SENSIBLES  ou  RÉTRÉCIS 

Lgs  cystoscoDGS  ffie".  8285  pt  8287^  mifi  nmic  TM^ocûTi+rtne!  ixi  ü aji_  ■»■  ...  - -  - - 


Les  cystoscopes  (fig.  8285  et  8287)  que  nous  présentons  ci-contre  ont  été  étudiés 
specialernent  comme  grosseur  de  calibre  pour  permettre  leur  utilisation  aisée  chez 
les  rétrécis ,  les  uretres  sensibles ,  ou  les  malades  de  petite  taille 
Le  calibre  de  l’exploratem-  est  du  no  14  Charrière. 

—  de  l’unilatéral  est  du  n»  17  Charrière. 


Le  calibre  du  bilatéral  est  du  n»  18  Charrière. 

passage  de  sondes  urétérales  n»  10  Pasteau. 

L  optique  de  ces  cystoscopes  est  très  lumineuse. 

désirant  de  plus  petits  calibres  encore,  voir  Cystoscopes  d'enfants, 


Pour  les  docteurs  qui  désirent  avoir  les  cys¬ 
toscopes  de  petit  calibre  avec  lavage  con¬ 
tinu,  nous  les  fournissons  avec  V adjonction  de- 
deux  roUnets  comme  sur  la  figure  8285  bis, 
moyennant  un  supplément  de  40  fr.  pour 
chaque  cystoscope. 


27010.  Cystoscope  explorateur  de  petit  calibre  spécial  pour  urètres  sensibles,  complet  e 
boite  métal  nickele.  Avec  optique  Krauss.  ^ 

27011.  Le  même,  avec  optique  Drapier. 


_ 


2701C.  Combinaison  unilatérale  de  petit  calibre  comprenant  u 
SckelT^*^  optique  Krauss  commune  aux  2  appareil 
27017.  La  même,  avec  optique  Drapier. 

27018.  Combinaison  bilatérale  de  petit  calibre  comprenant  un  explorateur  et  un  bilatéral 
2  appareils,  complète  en  boite  métal  nickelé. 


27015.  Le  même,  avec  optique  Drapier. 


27019.  La  même,  avec  optique  Drapier. 

>c  optique  Krauss,  complet  ^u“bi^téraTave!-''^  comprenant,  un  explorateur,  un  unilatéral, 

un  bilateral,  avec  une  outinne  - - ^  3  appareils,  complète  '  - 


n  bilatéral,  _ 
métal  nickelé. 

.  La  même,  avec  optique  Drapier. 


Pour  les  docteurs  qui  désirent  avoir  les  cystos¬ 
copes  de  petit  calibre  du  M.arion  avec 
lavage  continu,  nous  leur  fournissons  avec 
adjonction  de  2  robinets,  comme  sur  la  figure 
8285  bis  ci-dessus,  -moyennant  un  supplément 
de  40  fr.  pour  chaque  cystoscope. 


27023.  Avec  optique  Krauss. 

27024.  —  _  Drapier. 

Le  même,  pour  cathétérisme  unilatéral  (fig.  8287). 
27025.  Avec  optique  Krauss. 

27026.  —  —  Drapier. 

Le  même,  pour  cathétérisme  bilatéral. 

27027.  Avec  optique  Krauss. 

27028.  —  _  Drapier. 

111  -MsS» 


Fig.  8287. 

'  oT  cystoscopes  du  D^^rlon  de  petit  calibre,  pour  urètres 

sensibles  ou  rétrécis,  comnrenant  un  explorateur -et  un  unilatéral  de  petit  calibre 
ï  deux  appareils,  complète  en  boîte  métal  nickelé, 


avec  une  optique  commune  a 
avec  optique  Krauss. 

27030.  La  même,  avec  optique  Drapier. 

27031.  Combinaison  bilatérale  de  cystos,. 
sensibles  ou  rétrécis,  contenant  u 
une  optique  Krauss  commune  au: 

27032.  La  «éme.  avec  optique  Drapier. 

27033.  ““verselle  de  cystoscopes  du  Dr  Marion,  de  petit  calibre,  pour  rétrécis 

ObtiaïecoTumnnP  explorateur,  un  unUatéral,  un  bilatéral,  une 

i  Lam}me  ave™  t^'^^  *  d^^  appareils,  le  tout  en  boîte  métal  nickelé,  avec  optique  Krauss 


de  cystoscopes  du  Dr  Marion  de  petit  calibre,  pour  urètres 
explorateur  et  un  bilatéral  de  petit  calibre  avec 
deux  appareils,  complète  en  boite  métal  nickelé.. 


I  27034. 

FÎLST^rT^rua  dë~RivQlî71p^fst' 
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Nous  attirons  l’atten- 
'  tibn  de  nos  clients  sur  le 
,  réel  avantage  de  prix 
que  leur  procure  nos 
cystoscopes  montés  avec 
nos  optiques  Drapier, 
dont  nous  garantissons 
la  parfaite  qualité. 


~7 


27011. 

27013. 

,  27015- 

'  270^8' 

27021. 

27023. 

27025' 

27031. 

27032. 

27033. 

27034. 


Lapièce.  1150 

—  850 

—  1375 

—,  1075 

—  1425 

—  1350  ■ 

—  , 2250 

—  1950  1 

—  940  * 

—  1150  : 

—  1775  » 


1550 

2430 
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CYSTOSCOPE  DU  D“  LEGUEU,  POUR  DIATHERMIE 


APPAREILS  POUR  DIATHERMIE 

(voir pages  130  et  suivantes). 

27045.  Cystoscope  unilatéral  à  diathermie,  modèle  du 
pr  Legueu  (fig.  8292),  breveté  s.,  g.  d.  g.,  avec 
optique  mobile  à  image  redressée  et  canule  de  lavage 
à  poussette,  pièce  à  main,  fils  conducteurs  et  une 
lampe  de  rechange,  en  boîte  métal  nickelé.  Ce  cys¬ 
toscope  permet  l’introduction  d’une  sonde  à  diather¬ 
mie  n»  16  Pasteau. 

27046.  Le  même,  avec  2  robinets  permettant  le  lavage  continu. 

Le  dispositif  (breveté  s.  g.  d.  g.)  de  ce  cystoscope  per¬ 
met,  à  volonté,  d’immobiliser  l’onglet,  une  fois  la  sonde  à 
diathermie  mise  en  place  ;  ce  qui  libère  la  main  de  l’opérateür  qui  n’est  plus  obligé  de  tenir  le  volant  pour  empêcher  l’onglet  de  tomber. 
Pour  rendre  al  onglet  sa  mobilité,  il  suffit  de  redresser  le  petit  verrou,  de  façon  à  ce  qu’il  ne  soit  plus  en  contact  avec  les  dents  du  pignon. 
De  plus,  le  dispositif  de  clapet  a  ressort  breveté  supprime  le  .reKieoi-  »+  ,5,,;+e  lee  _ i„; 

Nous  pouvons  établir  le  cystoscope  du  P'  Legueu 


Fig.  8292. 


°  Pasteau. 


calibres  plus  gros,  permettant  le  passage  de  sondes  à  diathermie  jusqu’à 
^  J  ^  ,  SONDES  DIATHERMIQUES  (voir  fig.  8591,  page  138). 

Les  données  optiques  et  mécaniques  du  cystoscope  du  Pr  Legueu  (fig.  8292)  sont  les  mêmes  que  celles  du  cystoscope  fig.  8261,  page  108,  type  IV. 
CYSTOSCOPE  DU  YOUNG  POUR  APPLICATIONS  INTRA VÉSICALES  DE  RADIUM 


XIV.  27047.  Cystoscope  court,  spécial  pour  femmes 
(fig.  8293)  à  cathétérisme  simple  et  laveur  avec 
optique  Krauss  à  image  redressée.  Ce  cystoscope 
permet  d’utiliser  des  cathéters  urétéraux  n"  1 1 


CYSTOSCOPE  POUR  FEMMES 


Charrière  ou  22  Pasteau  ainsi  que  des  (instruments  opé¬ 
ratoires  flexibles  ou  des  sondes  diatheriïiiquês  à  très  large 
rayon  d’action.  Ce  cystoscope  est  fourni  avec  une  pièce 
à  main,  fils  conducteurs  et  lampes  de  rechange  en  boîtr  , 
métal  nickelé. 

Longueur  du  système  optique  du  prisme  à  l’oculaire  : 
20  %  1/2.  —  Diamètre  du  cystoscope  :  25  i,/2  Char- 
riere. 

XIV  bis.  27048.  Le  même,  à  double  cathétérisme. 
2049.  SupplémenipovLr:  adjonction  de  deux  robinets  pour 
lavage  continu. 


CYSTOSCOPES  STERILISABLES  A  HAUTE  TEMPERATURE  (170°) 


les  cystoscopes  échappaient  à 

Nos  nouveaux  procédés  brevetés  S.  G.  D.  G.  de  construction  des  cystoscopes  permettent  maintenant  la  stérilisation  des 
jusqu^’à°r70“^°^  seulement  a  1  ébullition  mais  egalement  au  Poupinel  ou  à  l 'autoclave ,  stérilisation  qui  peut  être  poussée 

On  n’aura  plus  désormais  à  redouter  que  le  passage  des  sondes  dans  des  conduits  difficilement  accessibles  aux  stériH 
sations  par  le  formol  n’entraîne  dans  le  bassinet  les  agents  pathogènes  récoltés  dans  leur  trajet  La  sécurité  dans  les 
examens  fonctionnels  devient  donc  absolue.  ‘  «ans  les 


Quant  à  l’optique,  en  raison  du  montage  de  ses  lentilles  dont  les  collages  n’acceptent  pas  les  procédés  à  chaud  elle 
continue  comme  par  le  passe  a  etre  sterilisee  par  immersion  dans  des  liquides  antiseptiques. 


Nota.  —  Pour  les  commandes,  avoir  bien  soin  d’indiquer  si  l’on  désire  l’ancien  cystoscope 
haute  température  (170“). 


■  nouveaux  cystoscopes  stérilisables  à 
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CYSTOSCOPES  STERILISABLES  DU  D«  MARION 

P.I1  résumé,  les  cystoscopes  du  Marion  r,n==àri»„+  „,„i _ ^  ®  ^  a  nos  procèdes  brevetes  s.  g.  d.  g. 

-"•J  ^7...  _ _ 

iplèle  ;  diminu- 


^  - r~  ^  ii^aLiyju  cüK.  sierinsaoie  à  tia 

En  résumé,  les  cystoscopes  du  Dr  MaFlon  possèdent  "  "Z'""  nos  procédés  brevetés  s.  g.  d  e 


;;— — - - — /_.  >  uco  secousses  pour  Le  v 

^ÆÆütSsr/;.  5.-  “‘iff,  SifÆ'  f-'r"' 

Srand  champ,  complet  avfc  tof s  iS  àccessoifes''dé^^^^^^^  “ 

27060.  avec  grand  champ,  complet  avec  tous  les  accessoires  décrits 


.706r.  Cys^scope 

™"S/=VÆSi-)'“r'''”«aane..nbott^ 


2  7062 .  Cyst'qscope,  même  c'bmp,osition\u£ 
Èi-déssus,  pour  ?ondfe  ip  PaSteaii. 


27063.  Cystoseé^ 
breveté  s. 
cessoires 


lilaffifalj 

g‘,  î^rme^ctin,  le/p 

lampe  de  rechange 

ducteurs.  UesCt  .1®  ^^'^age,  pièce  à  main,  fils  con- 


Marlon,'\  modèle-  stériUsabU  Drapier, 

Zofte  métjfntkrir'^"-/-  ■■ 


-.ci/c-c  ù  y  n  a  - .‘■'^"■•  'nuaeie  stentisable - ^ . * 

27066.  Combinaison  unilatérale  ,r 

dèle  StériUsabU.  brevetés  e  ^talliquœ  du  Dr  Marion,  mo- 

et  un  cystoscope  Ti  atérii  avic  explorateur  n»  19 

tous  les  accessoires,  en  bOîte  métal  OicLlT 

iîTï  ?“"â”  '*"  -f  " 

19  et  un  cystoscope  bilatéfal  aiZn  Y?  explorateur 

X  tous  les  JeeessoiOes,  en  bofte  mitai  nicMé. 


:.7o69.  L^mpés'dTferh3?sÏT^"brT”'°'"°^”^^^^^^^^  désirent  avoir  les  cystos- 

7  J^ampes  de  rechange  stérihsables  à  haute  température  pour  cystoscopes  dO  Dr  Lrjon  en  boîte  métal  nickell  Marion  avec  lavage  continu, 


°®™™^f™s74î7îsrirRiÆ7 


nous  aaapons  2  robinets  moyennant  un  sup- 
piemenî  de  francs  pour  chaque  cystoscope.  | 


;;  .ge  113 

Nous  a.  irons  l'atten¬ 
tion  de  no\  clients  sm 
■  le  réel  a-^tntage  ,  de 
prix  que  leur  procure  nos 
cystoscopes  montés  avec 
nos  optiques  Drapier, 
dont  nous  garantissons 
la  parfaite  qualité. 
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CONSTANTES  MECANIQUES  ET  OPTIQUES  DES  CYSTOSCOPES  STERILISABLES  DRAPIER 

Cystoscopes  stérilisables  du  Dr  Marion  (fig.  8300  et  8301). 


Explorateur. 


Unilatéral. 


Bilatéral. 


Grosseur  du  cystoscope . .  • 

Longueur  du  cystoscope  du  bec  d  Al- 
barran  jusqu’au  conduit  par  lequel 

on  introduit  les  sondes . 

Grosseur  des  sondes  admises  dans  le 
cystoscope . 


22  Charrière 


23,5  Charrière 

^^'5  /m 
14  Pasteau 


24,5  Charrière 

'  18,5  % 

14  Pasteau 


Grosseur  de  l’optique . :  •  ■  . . 

Longueur  de  l’optique  du  prisme  à  l’oculaire . 

Grossissement  pour  la  distance  normale,  25%.  mesurée  dans  l’air. 

Clarté  normale  (diamètre  du  cercle  oculaire  2  p)  ...  .  •  • 

Champ  réel  mesuré  à  distance  normale  de  25% dans  1  air  du  cote  des  objets. 
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A  COURANT  D’EAU  CONTINU  ET  STÉRILISABLES  PAR  LA  CHALEUR  A  170°  [Modèle  Drapier,  breveté  S. 

Étuve  Poupinel,  étuve  électrique  ou  étuve  à  Formol. 


G.  D.  G). 


TABLES 

POUR 

CYSTOSCOPIE 

Voir  pages  221  et  suiv. 


Les  Cystoscopes  du  P  Flandrln  se  font  de  trois  modèles  :  cystoscope  explorateur,  cystoscope  à  cathétérisme  unilatéral,  cystoscope  à  ca.thétérisme  bilatéral.  , 

Les  a^ntages  praüques  de  ces  nouveaux  cystoscopes  sont  multiples  Tout  d’abord  :  STERILISATION  R^PIDE  en  quelques  minutes  a  haute  température  (jusqu  a  170»)  de  tout  le 
cystoscope  (sauf  l’optique)  à  l’étuve  Poupinel  ou  à  l’autoclave.  On  voit  de  suite  l’avantage  énorme  que  peut  procurer  cette  steTUisation  rapide  et  absolue  dans  les  Services  Hospitaliers. 
Les  d^x  conduits  à  robinets  du  cystoscope  permettent  de  faire  un  lavage  vésical  avant  l’intervention  et  de  continuer  1  irrigation  au  cours  de  celle-ci.  ^  .  .  -i  x 

Suppression  du  lavage  de  la  vessie  à  la^senngue  avant  l’introduction^  du  cystoscope.  Ces  lavages  étant  toujours  très  mal  tolérés  par  les  vessies  sensibles  et  saignant  facilement. 

La  clarté  du  milieu  vésical  pendant  les  manœuvres  endoscopiques  est  facilement  et  complètement  as.sînréft. 

Cet  avantage  est  un  des  plus  précieux  pour  qui  veut  détruire  une  tumeur  vésicale  par  la  haute  freqi 
Il  n’est  plus  nécessaire  de  laver  à  la  seringue,  pendant  l’intervention,  la  cavité  vésicale,  dont  la  ch 
de  la  tumeur. 

Le  cathétérisme  urétéral  sera  singulièrement  facilité  dans  les  vessies  à  capacité  réduite. 

On  peut  n’arriver  que  très  lentement  et  en  se  basant 


nécessaire  à  la  découverte  et  au  cathétérisme  des  orifices  urétéraux. 


dètement  assurée, 
laute  fréquence. 

dont  la  clarté  est  à  tout  instant  compromise  du  fait  de  1  hémorragie  et  de  la  destruction  progressive 
rfes  r?aSionrârmaîade“"ria  distension  utile.  On  ne  se  maintiendra  à  cette  capacité  limite  que  durant  le  temps  strictement 


De  plus,  le  canal  des  sondes  est  complètement  distinct  du  canal  réservé  au  tube  optique.  Les  sondes,  de  ce  fait,  glissent  facil 
Le  système  d’occlusion  très  simplifié  ne  comporte  ni  billes,  ni  soupape,  et  l’étanchéité  de  1  appareil  est  ateolument  parfaite. 
Enfin,  la  suppression  du  fil  électrique  logé  dans  la  partie  supérieure  de  la  gaine  éclairante  supprime  les  court-circuits,  toujours 


:.  Les  sondes,  de  ce  fait,  glissent  facilement 

à  craindre  dans  les  cystoscopes 


peuvent  plus  être  coincées  par  l’optique. 

stérilisables,  de  modèle 
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27076.  Cyf  tosoope  explorateur  n"  19  (fig.  8306  et  8307)  à  lavage  continu  du  Dr  Flandrln, 
stérilisable  à  ha,ute  température  (170“),  modèle  Drapier,  breveté  S.  G,  D  G  avec 
Krauss  '=°"'i"oteurs,  i  lampe  de  rechange,  en  boîte  métal  nickelé,  optique 

37077.  Le  même,  avec  optique  Drapier. 

27079'  ^  trioxyméthylène,  avec  optique  Krauss. 

27080.  Gystoscope  explorateur  n»  21  1/2  Charrière  (même  d^scripti?n“que'''le  no  27076) 

(fig.,8306  et  8307)  avec  optique  Krauss  à  grand  champ.  ^  ^  ^  ^  ’ 

270«I.  meme,  stenhsabie  à  60»  au  trioxyméthylène  avec  optique  Krauss  à  ^rand  rhamn 
27082.  Gystoscope  umlatéral  à  lavage  continu  du  Dr  Flandrln,  stérilisable  I  haute  tem¬ 
pérature  (1700),  modèle  Drapier,  breveté  S.  G.  D.  G.,  pour  sonde  i  x  14  Pasteau, 
avec  optique  j^aus's  de  ^  rechange,  en  boîte  métal  nickelé, 

27083.  Le  même,  avec  optique  Drapier  de  4 

27086.  Le  même,  type  ^082,  mais  stérilisable  à^ôo»  au  trioxyméthylène,  avec  optique  Krauss. 

—  Drapier. 


27087. 


392.  Gystoscope  bilatéral  à  lavage  continu  du  Dr  Flandrln  ifm  8307pfR3nB\  -v 

a  haute  température,  modèle  Drapier  breveté  c  fi  “2° ®3°®)'ÿ^^rüisable 
27093.  Le  meme,  avec  optique  Drapier  de  4^*V 

27096.  D.  meme,  type  27092,  mais  stérilisableà"6oo  au  trioxyméthylène,  avec  optique  Krauss. 

~  Drapier. 

SsTuTautïf^  OPTIQUES  et  MÉCA.MQUES  sont  les  mêmes  que  celles  qui  sont  dé- 
montés  ave  ^  ^  P^ge  114;  toutefois,  les  cystoscopes  décrits  sous  les  n»*  27076  à  27133 
adm  t  I  d  T  Charrière  pour  les  uniktéraL 

e  ”  .  'calibre  no  22  Charrière  pour  les  bilatéraux  et  admet- 

14  Pasteau.  Pour  les  explorateurs  montés  avec  optique  de  4  ils  sont  du 
n“  19  Charrière. 


it  des  sondes  n 


COMBINAISONS  CYSTOSCOPIQUES  A  LAVAGE  CONTINU  DU  D'  FLANDRIN,  STÉRIUSABLES  A  HAUTE  lEMPÉHATURE  mri 

,  „  “  O'"'»»  ^  ■  -»P-  a.  rechang.  p.,  cp„„„p.,  “ÏÏ  ""i.™  070  ). 

27108.  Combinaison  unilatérale  comprenant  :  i  cystoscope  explorateur  n»  19  (fie  8306) 

L '““Jotéral  pour  sondes  i  x  14  Pasteau,  i  optique  Krauss  de  4  T 
(fig.  8307)  se  montant  indistinctement  sur  les  - -  - -  j--!' 


2  cystoscopes  et  accessoires  décrits 


27109.  La  même,  avec  optique  Drapier  de  4  %. 
27112.  La  même  que  27108,  stérilisable  à  60“  a 
27113.  —  _  _ 

27118.  Combinaison  bilatérale  comprenant;  i 
I  cystoscope  bilatéral  pour  sondes  2  x 
(fig.  8307),  se  montant  indistinctement 

2711g.  La  même. 


1  trioxyméthylène.  avec  optique  Krauss. 

—  —  Drapier, 

cystoscope  explorateur  n»  19  (fig.  8306), 
14  Pasteau  (fig.  8308),  i  optique  Krauss 
sur  les  2  cystoscopes  et  accessoires  décrits 


2  optique  Drapier  de  4 


27122.  La  meme  que  27118,  stérilisable 
27123.  — 

27128.  Combinaison 


1  trioxyméthylène,  j 


cystoscopique  universelle,  àlavage  continu  du  Dp  Flandrln,  stériliLbIe 
uperature  (170»),  modèle  Drapier,  breveté  S.  G.  D.  G.,  avec  pièce  à 
I  lampe  de  rechange  par  cystoscope,  le  tout  en  boîte  métal  nickelé  et 


à  haute 
main,  câble, 
contenant  : 

I  cystoscope  explorateur  n»  ig  (fig.  8306). 

I  —  unilatéral  pour  sondes  i  x  14  Pasteau 
^  _  bilatéral  pour  sondes  2  x  14  Pasteau  (fig 

Krauss  de  4  %  (fig.  8307).  ® 

optique  Drapier  de  4  %. 

'  trioxyméthylène  à  60»,  av: 


de  M.  le  ^ 
«  Nous  nÆs 
parvenait  à  fran- 


27129.  La  mêmef 

que  27128,  stérilisable 

CYSTOSCOPE  EXPLORATEUR  FLEXIBLE  DU^^  CHEVASSU 

constituée  pai 


s  avons  construit  pour  M.  le  Dp  Chevassu  est  basé  si 


«  La  partie  flexible  e; 


- IX  le  présenter  qu’en  reproduisantles  termes  de  la  communication 

I  Chevassu  à  la  Société  d’urologie,  en  octobre  1928. 

I  sommes  tous  heurtés  à  des  urètres  postérieurs  qu’aucun  .cystoscope  ne 
I  chir.  Je  ne  prétends  pas  que  celui-ci  est  appelé  à  les  franchir  tous,  mais  je  ( 


des  ressort  métallique  dont  les  spires  très  proches 

des  autres  constituent  un  conduit  dont  la  surface  reste  à  peu  près  lisse,  malgré  sa 
les  autres.  C’est  une  sonde 


;s  éléments  superposés  et  mobiles  les  u 


constitution  par  „ 
flexible  métallique. 

d’Ûn^bekiou?  perforée  de  bout  en  bout,  si  l’on  introduit  un  mandrin  ayant  la  forme 

oenique,  on  la  transforme  en  une  sonde  rigide  dont  la  forme  est  particulièrement  adaptée 


crois  qu’il  pourra  en  fn 
de  la  cystoscopie. 

«  Ce  cystoscope,  construit  par  la 
une  rigide. 


certain  nombre  et  permettre  d’étendre  un  peu.  plus  le  champ 
Drapier,  comprend  deux  parties  :  une  flexible  et 
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Fig.  8311. 

à  celle  de  l’urètre  postérieur, 

«  Le  système  ayant  été  introduit  dans  la  vessie,  si  Ton  retire  le  mandrin  béniqué,  on  laisse 
en  place  une  sonde  métallique  flexible  allant  de  la  vessie  à  l’extérieur. 

«  C  est  dans  l’intérieur  de  ce  canal  métallique  flexible  que  s’introduit  alors  la  tige  rectiligne 
(suite  page  ii6). 
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Nous  attirons  l’atten¬ 
tion  de  nos  clients  sur 
le  réel  avantage'  de 
prix  que  ,-  leùr  procure 
nos  cystoscopes  montés 
avec  nos  optiques  Dra¬ 
pier,  dont  nous  garan¬ 
tissons  la  parfaite  qua¬ 
lité. 
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cystoscopique.  A  mesure  qu’elle  avance,  elle  redresse  la  courbure  de  la  sonde  flexible, 
sans  risquer  aucun  traumatisme  sur  les  parois  de  l’urètre,  et  en  redressant  cet  urètre  dans 
des  conditions  particulièrement  peu  traumatisantes. 

<1  Je  ne  voudrais  pas  dire  que  par  elle  tous  les  urètres  masculins  pourront  être  redressés. 
L’expérience  apprendra  à  ceux  qui  se  serviront  de  ce  cystoscope  quelle  est  la  résistance  qu’il 
ne  faudra  pas  chercher  à  vaincre  et  qui  n'aura  probablement  d’autre  inconvénient  que  de 
fausser  la  tige  cystoscopique  introduite. 

«  Cette  tige  contient  a  la  fois  tout  le  système  d’éclairage  et  tout  le  système  optique  du 
cystoscope.  La  lampe  est  à  l’extrémité,  l’optique  en  arrière  comme  d’habitude.  Tout  ce  sys¬ 
tème  est  complètement  mobile  dans  la  gaine  métallique  qui  protège  l’urètre,  si  bien  qu’on 
peut  explorer  la  vessie  dans  tous  les  sens  sans  avoir  besoin  de  remuer  autre  chose  que  la  tige 
cystoscopique. 

<1  Jusqu’à  présent,  la  maison  Drapier  n’a  réalisé,  selon  cette  conception  nouvelle,  qu’un 
cystoscope  d’exploration,  mais  rien  ne  s’oppose  à  ce  que  la  lige  centrale  comporte  en  plus  du 
système  lumineux  et  du  système  optique  un  système  à  cathétérisme  urétéral. 


«  Rien,  si  ce  n’est  le  calibre.  Pour  obtenir  la  flexibilité,  il  faut  que  la  gaine  métallique  ait 
une  certaine  épaisseur  qui  réduit  d’autant  la  lumière  intérieure  destinée  au  passage  du  cys¬ 
toscope.  Mais  je  pense  qu’il  n’y  a  pas  là  une  difficulté  qui  ne  puisse  être  vaincue. 

«  En  tous  cas,  je  puis  affirmer  que  la  surface  légèrement  godronnée  de  la  tige  flexible  ne 
rend  pas  celle-ci  d’une  introduction  plus  pénible  pour  les  malades  que  celle  de  nos  instruments 
parfaitement  lisses.  Le  principe  sur  lequel  est  établi  ce  nouveau  cystoscope  nous  fait  donc 
entrevoir  des  possibilités  d’exploration  optique  un  peu  plus  étendues  que  celles  auxquelles 
nous  nous  croyions  limités  jusqu’à  présent, 

''  -  {Fin  de  la  communication. ) 

27140.  Cystoscope  explorateur  flexible  du^D^  M.  Chevassu,  breveté  S.  G.  D.  G.  (fig.  8310 
et  8311),  calibre  n»  19  Charrière,  complet  en  boîte  métal  nickelé  avec  pièce  à  main,^ 
cable,  une  lampe  de  rechange  et  une  canule  de  lavage  à  robinet.  ( 

27141.  Lampes  de  rechange  pour  le  cystoscope  flexible  du  ^  Chevassu. 

N.  B.  —  La  gaine  métallique  souple  de  ce  cystoscope  et  son  mandrin  sont  stérilisables  à  l'étuve 
seche  ou  au  Poupinel. 
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Nouveau  cystoscope  Drapier  à  lavage  continu,  modèle  stérilisable  sous  haute  température  (150  degrés) 


Ce  nouveau  modèle  a  été  spécialement  construit  pour  répondre  aux  désirs  de  nombreux 
urologues  qui  nous  deniandaient  depuis  longtemps -un  cystoscope  du  type  courant  mais 
possédant  tous  les  perfectionnements  des  modèles  récents.  Nous  avons  donc  établi  ce  nouveau 
cystoscope,  dont  voici  les  principaux  avantages  ;  a.  stérilisable  sous  haute  température  (air  sec 
ou  ébullition),  c'est-à-dire  en  quelques  minutes  ;  h.  lavage  continu  de  la  vessie  par  robinets 
doubles,  ce  qui  permet  de  rendre  le  champ  plus  clair,  de  dilater  la  paroi  selon  la  nécessité  et  de 
soulager  instantanément  le  malade  sans  déplacer  l’optique  ;  c.  introduction  favorisée  par 


béquille  texjmn^lQ  de  forme  étudiée  et  par  mandrin  ajusté  sur  la  fenêtre  du  cystoscope,  dispo- 
sitif  qui  facilite  le  passage  dans  l’urètre  postérieur  et  évite  au  malade  une  dilatation  trop 
pénible  (l’onglet  est  fixé  sur  une  chemise  porte-onglet,  indépendante)  ;  d.  éclairage  supérieur 
par  nouvelle  lampe  à  filament  spécial  donnant  une  grosse  intensité  lumineuse  sans  échauf- 
fement  anormal  ;  joints  à  cône,  sans  soupape  ;  f.  grâce  à  ses  dispositions  d’ensemble  le  cys¬ 
toscope  n’a  plus  à  être  retourné  dans  la  vessie,  étant,  dès  ^introduction,  dans  la  position  favo¬ 
rable  aux  rn.f.h.ÀfJ.vi'ü'M'tfic 


Calibres 

^^ibre  de  \e/plorateur  :  i8  Charrière. 

:  22  Charrière. 

PasMge  dé  sonde  :  16  Pasteau. 

;  22  1/2  Charrière. 

:  2  X  14  Pasteau. 

7143.  Le  nouveau  cystoscope  Drapier,  modèle  explorateur  (fig.  8313  et  8316), 
métal  et  chevalet,  avec  pince,  cordons,  lampe  de  rechange,  complet. 


27144  Le  même,  à  cathétérisme  unilatéral  (fig.  8314-8315  < 

27145  ■ —  à  cathétérisme  bilatéral,  complet. 

27146  Combinaison  comprenant  i  explorateur  et  i  unilatéral 

8314-8315  et  8316),  complet. 

27147  Combinaison  comprenant  l  explorateur  et  i  bilatéral 

27148  —  universelle  comprenant  i  explorateur,  i  unilatéral, 
optique,  complet. 

27149  Optique  supplémentaire.  |  27150  Lampe  de  rechange. 


8316),  complet. 

^ec  I  seule  optique,  (fig.  8313 
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CYSTOSCOPE  PHOTOGRAPHIQUE  DU  P^  CHAUVIN 


1»  La  boîte  photographique  ou  appareil  de  prise  de  vue  proprement  dit,  permettant 
L  optique  à  90»  qui  permet  une  exploration  dans  les  conditions  analogues  à  celle  du  cystoscope  ordinaire  " 

T  O  _ ’ 

:  irrigation  abondante  au  moyen  de 


compose  e 
prendre  5  \ 


3°  Le  tube  cystoscopique  étudié  pour  réaliser  à  volonté,  pendant  l’examen,  s’il  y  a  lieu 
besoin  est,  un  grand  lavage,  à  l’aide  de  la  canule  du  cystoscope  de  modèle  courant.  ' 


!S  deux  robinets,  ou  préalablement  à  l’exploration, 


L"a,p.,«l  p™..  ...te.  I„  eap, biaa  p„.,  Pé™,,,™  a,,  p., 

versa,  sans  manœuvre  bruS.-^Ï  TS  aprïï^avok  to^upHaÏ^iXe ^a"^  lÏntoupteun“coXnTclai‘^“t  d“  des  positions  d’exploration  à  ceUes  de  prise  de  vue  ou  vice 

men  ou  sur  l’une  des  cinq  positions  photographiques,  chacun  de  ces  arrêts  étant  déterminé  par  cran  automatiqL  couvercle  mobile  et  de  l’arrêter  à  volonté  sur  la  position  d’exa- 

Cinq  photographies,  d’un  diamètre  de  8  %  peuvent  être  prises  sur  la  même  pellicule  avec  un  temn« 
sous  un  courant  de  8  volts.  ,  P  ’  “  de  pose  voisin  de  1  instantané,  puisque  ce  temps  a  pu  être  réduit  à  i  seconde  1/2 

Nos  pellicules  spéciales  ont  été  établies  particulièrement  pour  offrir  une  très  srande  spTKjîhil, "+4  4  T  j  j-  ■ 

p*„„„  „  an.  ne„«é  ,ni  .  Wt  p„  „„„  éti  .«eln.e,,  à  c,  jonr.  d.n,  '“S»  ^  pem.tt.nl,  d.  ..  f».  .» 

La  puissance  des  lampes  a  permis  par  ailleurs  de  réduire  considérablement  les  temps  de  dosp  rnrr,n,P  r,p  r 
pour  donner  leur  éclairage  normal  sous  4  volts  (exploration)  et  supporter  un  survoltage  intense  (8  volts)  pour  la  photogra^?^*  «-dessus,  elles  ont  été  étudiées  et  construites  spécialement 

a,.3S.  C»..o..op.  d.  R  Cb.d.M.  (ddpo..,;  ..«p,..  ..  b.,..  „dbd  n.ob.B  d.  „ob.ng,  «  bo.t,  d.  3  p.,.,™,,. 

.7.39.  Ob......  3  P.l.ic.to  d.  r„h.ng.,  ph.,.g,.pbi,n.,  I.  p,J. 
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27158X0  pièce.2Z'j5 
27159.  —  ,  18 

-7160.  Lire  le 
jeu  de  2  lampes 
spéciales.  65 


CYSTOSCOPES  PRÉHENSEUR  MORCELLEUR  ET  LITHOTRITEUR  DU  D'^  MARION 

Modèles  DRAPIER  (déposé). 

POUR  OPÉRATIONS  VESICALES  PAR  VOIE  ENDOSCOPIQUE 


LITHOTRITEUR  DU  D«  MARION 

établi,  sur  les  indications  du  Dr  Marion,  un  lithotriteur  qui  ntiiise  i’optique 

En^iSnmï^r’'  possède  deux  mors  de  petit  calibre  coulissant  l’nn  sur  l’autre  et  propulsés  par  un  petit  volant. 

■un  resumf  1  appareil  du  Dr  Marion  comprend  trois  parties  :  t-  F  F  F 

î  mobile  se  montant  à  volonté  sur  le  préhenseur  ou  le  lithotriteur  (fis.  8325). 

1  préhenseur  morcelleur  pour  les  biopsies  (fig.  8325).  . 

27i6s  CvBt  calculs  petits  ou  friables  (fig.  8328). 

à  main°fih  Marion  (fig.  8325),  comprenant  i  optique  mobüe  et  le  préhenseur  morcelleur  monté  avec  sonpape  à  billes,  i  canule  de  lavase  nièce 

27166  Cvat4^^' I  lampe  de  rechange,  le  tout  en  boîte  métal  nickelé.  ue  lavage,  pièce 

en  boî  WétaSlir  lithotriteur,  i  canule  de  lavage,  pièce  à  main,  fils  condncteurs,  i  lampe  de  rechange,  le  tout 

27167-  ^°™^“aison^du  préhenseur  morcelleur  et  du  lithotriteur  du  D'  Marion  (fig.  8325  et  8326),  comprenant  une  optique  mobile  pouvant  s’adapter  à  volonté  sur  l’un  et  l’autre  ins- 
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0™UR  UNIV^L  DU  D«  PAPIN  e.  c.  a. 

POUR  CATHÉTÉRISME  ET  OPÉRATIONS 


Cet  appareil,  construit  spécialement 
pour  les  opérations  endovésicales,  est 
composé  d’un  corps  de  cystoscope  à 
double  effet  dont  l’introduction  est  faite 
au  moyen  d’un  mandrin  remplissant 
parfaitement  le  conduit  très  large  destiné 
au  passage  des  instruments  et  de  l’op- 
tique._  Ces  instruments  très  puissants, 
montés^  sur  tige  rigide,  peuvent  être 
introduits  après  que  le  mandrin  a  été 
retiré.  On  introduit  ensuite  l’optique 
spéciale  télescopique  (fig.  8337).  Cette 
optique  et  la  lampe  ont  une  inclinai¬ 
son  conjuguée  permettant  de  concen¬ 
trer  les  rayons  lumineux  et  les  rayons 
visuels  sur  l’endroit  à  opérer. 

_  Les  instruments  et  l’optique  sont  adap¬ 
tés  par  cônes,  ce  qui  supprime  l’encom¬ 
brement  des  soupapes. 

En  outre  de  ces  avantages,  le  calibre  du 
cystoscope  opératoire  du  Papin  est 
sembla.ble  aux  cystoscopes  à  cathétérisme 
ordinaire  ;  son  numéro  est  du^  Charrière. 

Avec  ce  cystoscope  on  pémsyse  servir 
de  différents  instruments  tels  que  pinces 
emporte-pièces,  pinces  à  biopsies,  petits 
morceleurs  et  petits  lithotriteurs 
pour  petits  calculs,  pinces  pour  corps 
étrangers,  etc.,  grosses  électrodes 
pour  haute  fréquence,  etc. 

Une  pièce  spéciale  (fig.  8338), 


,  -  -  --ithétériser  K 
S,  lorsqu  on  emploie  Toptique  à 
directe  (fig.  8337). 


Fig.  8336.  Optique  à  90*^ 
les  interventions  avec 


s  interventions  avec  leiTn“sœnTs  “opéSrmoSS'^s 
souple  et  les  sondes  diathermiques  ordinaires 


Fig .  8337 .  Optique  à  vision  directe  à 
avec  les  instruments  rigides. 


i“,  utilisée  pour  les  opérations 


Fig.  8338.  Conducteur  à  double  tubulure  destiné  à  conduire  les 
sondes  à  cathétérisme  lorsqu’on  utilise  l’optique,  figure  8337. 


INSTRUMENTS  POUR  LE  CYSTOSCOPE  OPÉRATEUR  DU  PAPIN 

INSTRUMENTS  OPÉRATEURS  RIGIDES 


posée  dans  l’appareil, 
conduire  les  sondes  pour  c; 
uretères,  lorsqu’on  emploii 
vision  directe  (fig.  8337). 

.  Au  moyen  d’une  deuxième  fenêtre 
situee  à  la  partie  supérieure  et  grâce  à  la 
lampe  dont  l’éclairage  est  à  deux  faces,  il 
est  facile  également  d’introduire  l’optique 
a  prisme  avec  onglet  du  modèle  (fig.  8336) 
et  d’opérer  comme  avec  un  cystoscope 
unilatéral  ordinaire  (cathétérisme  unila¬ 
téral,  fulguration.par  sonde  souple,  opé¬ 
rations  délicates  par  instruments  montés 
sur  tige  souple).. 

27180.  Cystoscope  universel  opérateur 
du  pr  Papin,  modèle  Drapier  et  Fils  (bre¬ 
veté  s.  g.  d.  g.),  comprenant;  i  corps  de  cys¬ 
toscope  avec  mandrin  d’in¬ 
troduction  et  robinets  la¬ 
veurs  (fig.  8335).  I  optique 
à  onglet  mobile,  champ  à 
go»,  ajustage  métallique  à 
cône  pour  cathétérisme  sim¬ 
ple,  électrocoagulation,  et 
opérations  (fig.  8336). 

I  optique  à  ii®  pour  vi- 

-  -  --  conduit  spécial  pour  cathétérisme; 

souple  et  opérations  (fig.  8337  et  8338)  y  compris  . 
canule  de  lavage.  Pince  à  cordon,  lampe  de  rechange, 
boîte  à  accessoires,  le  tout  en  boite  métal. 
INSTRUMENTS  SUR  TIGE  SOUPLE 


-r- 


Fig.  8344. 

-  Crochet  tout  en  acier  avec  partie  terminale  souple  en  soi- 

27190.  —  pleine  (fig.  8346). 

27191.  Pince  emporte-pièce  (fig.  8343)  pour  biopsies 

27192.  Brise-pierre  délicat  pour  petits  graviers  (fig.  8341)  Isans  la 

27193-  Paire  de  ciseaux  forts  (sâns  la  pince)  ^  ^  ^ 

luide-aiïe  8340). 

27196.  P^Ça^amovibte  po  uvant  se  monter  à  volonté  sur  les  3  instruments 


27188,  27192  et  27193. 


®^ÂPÏËRr^t~FILs7^ï7rîîë~dë^RivôÜ7^^ÂRÏS 


27198. 

27199. 

27200. 

27201. 

27202. 

27203.  Le  tout  se  montant' 

cliquet  8350. 

27204.  Boîte  en  métal  avec  chevalet  contenant  tous  les 
instruments  opérateurs  du  D'  Papin,  du  n»  27186 
au  27203  (la  boîte  nue^,.  ' 


_  tige  souple, 

bistouri  articulé  (fi''g.®8353F^  —  — 

pince  à  biopsies  (fig.  8354).  _  _ 

Paire^de  ciseaux  (fig.  8355).  _  _ 

même  pince  amovible  à 


Page  IIS^  ^ 

.■jiBo.Lapièce.  385oI^'5 

27186.  —  95  ’>!> 

27187.  —  45  »'J 

27188.  —  205  I)  - 

i  27189.  —  55  » 

'  27190.  ' 

2719Ï 

27192 

27193 

27194 

27195 

27196 

27198 

27199 
I 27200 

27202 
-27293 
27204 
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C  YSTO-URÉTROSCOPE  DE  MAC-CARTHY 

a  mandrin  articulé,  optique  et  mécanique  démontables. 

Nota.  Pour  les  constantes  mécaniques  et  optiques,  voir  page  121. 


Fig.  8362. 


Fig.  8361. 

Mandrin  introducteur. 

cpto-urétroscope  de  Mac-Carthv  ifiir  S-îRol  -  ......  u^uque  a  carnetensme. 

27220.  U  même,  avec  optique  Drapier.  «chevalet,  en  boîte  métal  nXl?  a  ^ 

27222.  Bou^l  condu'ctric?n^^  urétroscope  du  D^  Noguès 
g  e  conductrice  du  D^  wVuès. 

INSTRUMENTS  OPÉRATOIRES  Moilk  Drafù,  a  Fik 

Utilisables  avec  le  cysto-urétroscope  de  Mac-Carthy. 


Chemise  porte-lampe  destinée  à  recevoir  le  mandrin  introducteur 
.  sur  1  optique  à  cathétérisme. 


s  des  méthodes 


--..UO  cauiissons  1 
nous  conseillons  le  mode 
27223.  Béquille  du  Df  1 


i“ui  auvent  cysto-urétroscope  de  Mac-Carthy,  1 

îui  peuvent  passer  dans  le  conduit  des  sondes  urétérales  de  l’app 

27228.  I  Pince  à  corps  étrangers  (fig.  8365). 
27229..  I  Curette  articulée  (fig.  8366). 

27230.  I  Bistouri  articulé  (fig.  8367). 

27231.  I  Pince  à  biopsies  (fig.  8368). 

27232.  Le  tout  se  montant  sur  une  même  pince  an 


Fig.  8364. 
ie  de  nouveaux  instruments  opérateurs 


dble  à  cliquet  (fig.  8364). 

27233.  Sondes  ^athermiques  souples  du  P^  ^Legueu  (fig.  8369)  à  grand  isolement  nn,„ronf 
passer  dans  les  cysto-urétroscones  de  Mao-Carthy,  n^s  12,  13,  14  Pasteau  ’  P°”'^^°*' 


PARIS 


tg'ï.s,  120 


XIX,  t  ^oJïsr  i&L‘’r„t".ï.'''sx;  ï‘^r■”’“"“"■  «  ”“'‘™ 

27242.  Lampes  de  rechange  pour  cysto-urétroscope  court.  ^  ^  “  contact,  cordon  et  boite  pour  accessoires  (voir  Constantes  optiques  et  mécaniques  ci-dessous).  ^  * 

CYSTO-URÉTROSCOPE  EXPLORATEUR  DU  D'  NOGUÈS 


boîte  métal  nickelé.  ■  ■ 

27252.  modèle  court  du  D'  Marion,  fig.  8377.  Mêmes  constantes  mécaniques  et  optiques  que  le  modèle  n°  XXI,  sauf  pour  la  longueur,  qui 

27254.  Lampes  de  rechange  de  3  volts  5  à  filament  métallique  pour  urétroscope  explorateur  du  Noguès. 


du  Noguès  modèle  Drapier  et  Fils  (déposé),  avec  mandrin  introducteur  articulé,  optique  mobile  Krauss,  pince  à  main,  câble,  une  lampe  de 


conducteur  souple,  pas  A.  F.  U.  s’adaptant  sur  l’urétroscope  explorateur  du  D'  Noguès. 


Type  XVIII 
modèle 
courant. 

Type  XIX 
modèle 

Type  XX 
modèle 

Type  XXI 
modèle 
explorateur 
du  Noguès. 

Type  XVIII 
modèle 
courant. 

Type^XIX 

Type  _XX 
modèle 

Type  XXI 
modèle 
explorateur 
duD'Noguès. 

25  char. 

25  char. 

21  char. 

18  char. 

Longueur  du  système  optique  du 
prisme  à  l’oculaire. 

Diamètre  du  système  optique. 

28  % 

23%.5 

28  % 

4  /îîi  . 

28  % 

23  /m>3 

I7%.3' 

23%,3 

23%.3 

„  .  ,_tgw’  X  250 

Grossissement  - - pour  la 

distance  normale  25  %  mesurée 

2.5 

2,5 

2.5 

2,5 

25  % 

18%, 5 

25  % 

* 

Clarté  normale  (diamètre  du  cercle 
oculaire  2  p). 

2,3 

2.3 

2,3 

2,3 

14  Pasteau 

14  Pasteau 

12  Pasteau 

,) 

Champ  réel  mesuré  ,à  la  distance 
normale  12  %,5  dans  l’air  du 
côté  des  objets. 

12,5 

12,5 

12,5 

12,5 

t  à  proximité  des  ^  éléments  optiques,  la  construction  du  prisme  per- 

j  ^  'i - - a-dire  à  90°,  est  différent  et  le  point  central  de  Vimage  à  observer  n’est 

dans  les  cystoscopes  ;  mais  il  est  reporté  à  une  quinzaine  de  degrés  du  côté  opposé  à  l’œil  de 
Été  fait  umquement  pour  permettre  un  meilleur  éclairage  du  champ  à  observer. 


Pour  les  prix  et  la  table  alphabétique  par 
noms  d’auteurs,  consulter  le  cahier  spécial 
encarté  à  la  dernière  iJage  du  catalogue-^ 
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Nous  attirons  l’atten-  , 
tion  de  nos  clients  sur 
le  réel  avantage  de 
prix  que  leur  procure 
nos  cystoscopes  montés  | 
avec  nos  optiques  Dra-  ! 
pier,  dont  nous  garan¬ 
tissons  la  parfaite  \ 

27240.1.»  pièce.ièqo  » 

27242.  21  »  ; 

27251.  optiq^ue 
ICrauss  La 
pièce.  1545  » 

27251  bis.  Optique 
Drapier.  La 
pièce.  1245  » 

27252.  —  _  1545  » 

27254.  La  pièce.  21  » 

27255-  —  38  » 


■ 


CYSTO-URETROSCOPE  DU  D"  MARION  (MODÈLE  DRAPIER  DÉPOSÉ) 


L  urétro-cystoscope  du  Marion,  modèle  Drapier  déposé,  est  composé  :  i°  d’un  tube  du  calibre  n“  21  Charrière  (fig.  8384)  pourvu  d’un  éclairage  avec  sabot  système  Mao-Carthy  et  des¬ 
tiné  à  l’exploration  détaillée  de  la  région  du  col  vésical  et  de  l’urètre  total  ;  2“  d’un  tube  du  calibre  24,5  Charrière,  même  système  que  le  modèle  ci-dessus,  avec,  en  plus,  un  passage  pour 
sondes  destinées  au  cathétérisme  et  à  l’électro-coagulation  (fig.  8386)  ;  3°  d’une  optique  interchangeable  se  montant  sur  ces  deux  tubes  (fig.  8385). 

L  avantage  de  cette  combinaison  est  de  permettre  l’exploration  facile  dans  tous  les  cas  où  le  passage  d’un  calibre  tel  que  celui  de  Mao  Carthy  est  impossible.  De  plus,  cet  appareil  est  muni 
d'une  soupape  à  bille  du  Dr  Marion,  ce  qui  permet  de  remplir  la  vessie  et  de  faire  le  lavage  comme  avec  un  cystoscope  ordinaire  et  indépendamment  des  robinets  disposés  latéralement 
pour  le  lavage  continu. 

27266.  Combinaison  cysto-urétroscopique  du  D^  Marion  (fig.  8384-8385-8386),  avec  soupape  à  büle  et  2  robinets  de  lavage  modèle  Drapier  et  Fils  (déposé),  comprenant  :  1°  un  cysto- 
urétroscope  unilatéral  ;  2“  un  cysto-urétroscope  explorateur  utilisant  également  l’optique  du  cystoscope  unilatéral,  complet  avec  pince  et  cordons,  une  lampe  de  rechange  et 
accessoires  en  boîte  métal  nickelé. 

27267.  Cysto-m-étroscope  unilatéral  du  Dr  Marion  (fig.  8385  et  8386),  avec  soupape  à  bille  et  2  robinets  de  lavage,  modèle  Drapier  et  Fils  (déposé),  avec  optique  mobile,  pince  et  cordons, 
une  lampe  de  rechange  et  accessoires,  en  boîte  métal  nickelé. 

Le  calibre  du  cysto-urétroscope  du  Dr  Marion  est  pour  l’unilatéral  du  n°  24,5,  Charrière  et  pour  l’explorateur  du  n°  21  Charrière.  Les  constantes  optiques  sont  les  mêmes  que  cellesindiquéespour 
le  type  XVIII,  page  121. 

27268.  Billes  de  rechange  pour  soupape  de  cystoscope  du  Dr  Marion. 

27269.  Ressort  de  rechange  pour  soupape  de  cystoscope  du  Dr  Marion. 

27270.  Lampes  de  rechange  pour  cystoscope  du  Dr  Marion. 


APPAREILS 

DE 

DIATHERMIE 

Voir  pages  130  et  suivantes. 
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XXIII. 


nouvelle  table 

du 

D’^  HEITZ-BOYER 

spéciale  pour 

Cysto-urétroscopies 
p.  224. 


CYSTO-URÉTROSCOPE  DU  D'  HEITZ-BOYER 


Nouveau  GUÉRIDON 
du  HEITZ-BOYER 
pour  urologie. 

Voir  p.  151. 


Si”?  Je  go^ïoi”?;,  •.™ine  par  „  en.ba...  a _ _  * 


în  et  la  plus  grande  surface  d’appli- 


+,.1,  a  ,■  . -  ‘•J-.Jbeiuent  üe  la  région  du  col  vé 

tube  du  diamètre  24  Charrière  IfiD-  R'Rqvi  +  •  - 

romme  comme  sur  la  figure  8397  soit  avJn’  P^r  un  embout  fixateur  de  la  lamne  et  n,  '  1  ■  - 

..bol  .„ao«  0,, 


Lors  de  son  introduction  il  est  mu  •  d'  r'^-^—ub  u  y  visser  une  bougie  condu, 

HMrBotfef  SfiSSiTS^Ï"'"  "■  '"««'»  J'eaplo.ali.„ 

J™  le.  .PSle.  «.ilé. 

Les  interventions  (en  particulier  la  haute  fréquence)  sont  d’u  1  ,  ^ 

emboot  droit  l.roUo.,,  ,,  „  boita  „é,„’„fckéG  ”  ‘  (««■  «3»^  P»e.  à  '”1>?«  ‘  P^PaU'e  («S-  8397),  maadrla  inlrod.e 

urs,  une  lampe  de  rechange,  un  embout  à  béquille  de  rechange  et  ui 


la  figure  8397,  lesquelles,  n’étant  séparées  que 
de  plus,  au  moyen  d’un  onglet,  d’intervenir 
donner  à  l'appareil  aucun  mouve- 
angle  de  go»  (fig.  8392)  et  la  troisième  d’u 


le  manière 


n  centimètres,  de  façon  à  repérer  avec  facilité 


Supplément  : 

système  optique  rétrograde  à  no  83941 
a  Po„  ,  J  8392)'  ' 

:S:  n-  ”'“™t  ^ 

q  ns  pour  urétroscope  du  Dr  Heitz-Bover. 

t23 


i  bougie  pour  urétroscope  du 


27287.  Sabot  taraudé  nortp  bmiiyn  j  ,  ■ 

Dr  Heit7  Bn.rL  V  ■  conductrice  ai 

27289  ^  ('’OII-  fig-  8378,  page  121). 

fenêtre’^d^'expîoSion^^TOodl/!  ^'.Heitz-Bojer,  calibre  n»  21  Charrière  à  double 

introducteur.TpTique’à  Got  o,,  S'  "" 

teurs,  I  lampe^de^  rechfnge  i  embouf  “  ®-'  ' 

en  boîte  métal  nickelé. 


avec  mandrin 
— icbvcigc,  piece  a  main,  fils  conduc- 
béquille  de  rechange,  i  embout  droit 
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27300.  Krauss.  1856  » 
27300  6îs,  Drapier.  1550  » 
27301.  Krauss.  665'  » 

f  SOl  bis.  Drapier.  345  » 
7302.  La  pièce.  25  » 

27303.  —  "6  » 


URÉTRO-CYSTOSCOPE  DU  FLANDRIN 

STÉRILISABLE  A  HAUTE  TEMPERATURE  (170°)  (Modèle  DRAPIER  breveté  s.  g.  d.  g.) 


Le  nouvel  urétro-cystoscope  du  D'  Flandrin  (fig.  8402  et  8403)  (modèle  Drapier  et  fils,  breveté  s.  g.  d.  g.),  calibre  24  Cliarrière,  passage  unilatéral  de  sondes  14  Pasteau,  permet  l’examen 
de  tout  l’urètre  comme  celui  de  la  vessie,  ainsi  que  l'électro-coagulation  et  le  cathétérisme  simple.  Il  possède  le  grand  avantage  d’être  stérilisable  sous  haute  température  (170°)  en  quelques 
minutes.  Une  béquille  métallique  à  courbure  étudiée  en  facilite  l’introduction  ;  cette  béquille  est  interchangeable.  Pour  un  cathétérisme  on  peut,  si  l’on  désire,  changer  l’optique  urétrosco- 
pique  à  fort  grossissement  contre  une  optique  (calibre  4  millimètres)  à  champ  cystoscopique  de  25  millimètres.  Cet  appareil  muni  d’un  système  de  lampe  spécial  possède  un  très  bon  éclairage. 
Quant  aux  conduits  pour  arrivée  et  sortie  de  l’eau,  ils  sont  courbes  et  non  à  angle  droit,  ce  qui  permet  un  courant  d’eau  plus  fort.  Ce  dispositif  a,  en  outre,  l’avantage  de  permettre  l’introduc¬ 
tion,  même  au  cours  d’une  intervention,  d’un  mandrin  métallique  en  cas  d’obstruction  des  conduits  par  des  déchets  organiques. 

27300.  Urétro-cystoscope  stérilisable  du  Dr  Flandrin,  avec  optique  urétroscopique  à  45“  en  boîte  métallique  nickelée  avec  chevalet,  pince,  cordons,  et  une  lampe  de  rechange. 

273°i.  Supplément  pour  une  optique  cystoscopique  calibre  4  millimètres. 

27302.  Supplément  pour  une  canule  de  lavage  à  robinet. 

27303.  Lampes  de  rechange  pour  urétro-cystoscope  du  Dr  Flandrin. 


APPAREILS  de  DIATHERMIE  voir  pages  130  et  suivantes 
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à,  vision  directe  et  à 
dÏ  ®Ph#îfn  ‘1“  ®«erger  modifié  par  le 

f.>ib'Æ‘ïï  irâï,gîf  "■•  «  * 

a'£S™î  ‘S''*?j'îïïïB‘;ÿ““/“ 

sondes  urétérales  12  'Pasteau. 

L’optique  est  télescopique  non  prismatique 

Le  tube  d'arrivée  d’eau  vient  iusou’A  1= 
zone  examinée.  ^  ^ 

endoscopique  avec  son  man 
éSaUition  stérilisables  pa^ 

danf  le?^ne+H  d’emploi 

aans  les  petites  vessies  ou  les  diverticules 

a-Æï/-s-3rjil 


XXIV-273»  ^y^to^ope 


URÉTRO-CYSTOSCOPE  A  VISION  DIRECTE  DU  D'  LOUIS  PHÉLIP 

i  vision  directe  et  à 


[O.  Urétro-cystosoope  du  Dr  Louis 
F  hélip  (modèle  Drapier  et  Fils  dépo¬ 
sé)  avec  optique  à  vision  directe  et  à 
irrigation,  mandrin  introducteur 
avec  une  lampe  de  rechange,  pièce 
à  main  et  câble,  le  tout  en  boîte 
métal  nickelé. 


CYSTOSCOPES  POUR  ENFANT^ 


XXVII-2 


-  comprenant  un  cystoscope  unilatéral 
y.  simple,  un  (^stoscope  d’exploration  laveur 
A  ^  calibre  n«^Charnère,  une  canule  de  lavage  à 
poussette,  une  optique  mobile  à  image  redres¬ 
sée,  fils  conducteurs,  pièce  à  main  et  lam'^» 
recbnucrp  pr,  boîte  métal  nickelé.^  ^ 


U"  14  Charrière.  -  /<  ■«»' ’ — •ièwvBi  ■^aiaaisi  p, —  - l'—i — a,  jiueiKc  icuic 

XXV-27313.  Cystoscone  à  p./j  v  '  •  ■  ^  ^  lü/  conducteurs,  pièce  à  main  et  lampe  c 

im\geÆs?e?  vetill  ZnZ  (fig.  8412)  avec  optique  mobile  à  I  XXVTTT  .  ^  U 

CYSTOSCOPES  DU  D'  MARION  POUR  ' 

modèles  courants  de  grands  P^^^®“tent  sur  les 

soupape  à  bille  d’une® irr=p^  avantages.  L  emploi  de  la 
raison^  de  sW  re^S^t  douceur  de  frottement  en 

optiques  si  délicates  des  fatiguer  les 

introduction  dans  la^cheSse  S-?rn  de  leur 

cône  métallique  qui  sunnrf^,p  ,’  double 

çhouc  est  d’u\  ne^tt^"»é^î°,?.®  if  ‘^“ut 


çhouc  ësrd“un  nettoylge^SS^PtT^  joints' de  caôüt-  Fig.  8413. 

XXIV  iis-2 vais  _ _  ..  . 


-7318.  Cystosco 
...obile  à  image 
modèle  Drapi 


XXV  his-ay^ïg.  Cystoscope  à  cathétérisme  simple  pour 
enfant,  modèle  du  Dr  Marion  (fig.  8413),  avec 
optique^mobile  à  image  redressée,  petite  canule  à 
lavage  a  poussette  modèle  Drapier  et  Fils,  boîte 
inetal  nickelé  avec  fils  conducteurs,  pièce  à  main 
lampe  de  rechange. 

üAVi  6ÎS-27320.  Le  même,  à  cathétérisme  double  pour 
enfant. 

_  XXVII  bis-ay-^21.  Combinaison  n»  i  de  cystoscopes 

cvstnsennp  4  P0+1..54.'  •  ■  .  d  enfant,  modèle  du  Dr  Marion,  comprenant  un 

CWiè?ruL  cauufeT?  ®™P^4’  ""  cystoscope  d’exploration  laveur  calibre  n»  13 
fils  cSucteurs Tèce  à  "u®  °Ptiq“e  mobile  à  image  redressée, 

f  de  rechange,  en  boîte  métal  nickelé. 


ÆesséT^irboîte^°ét'  avec  optique  |  XXVIII  fie  conducteursipfèce'à  mlfn  eulmpe  dfre^ha 

Fils  fils  000/171.+  métal  nickele  avec  canule  de  lavage  à  poussette  .n+ïia+^^®'  ^°pabinaison  n»  2  de  cystoscopes  d’e„.„..„  v,„,uL,iv, 

Füs.  fils  conducteurs,  piece  à  main  et  lampe  de  rechlnge!^”"®^®''®  cfnulfdl?a%lvfi?'  cystoscope^d’explo^ration  lâ^eur^criTbm  0^13  ChS 

I  canuie  ae  lavage  et  2  lampes  de  rechange  —o--'  -7-1—1/  ^ 


infant  comprenant  n 
uuu  laveur  calibre  n»  17 
n  boîte  métal  nickelé. 


cystoscope  à 
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Nous' attirons  Vattm- 
ion  de  nos  cliéhis  sur 
le  réel  avantage  de 
prix  que  leur  procure 
nos  cystoscopes  montes 

■  avec  nos  èptiques  Dra- 
!  pier,  dont  nous  garanhs- 
''  sons  la  parfaite  qualité. 

■  273ioXa  pièce.1550  » 

;  27312.  Optique 

pièce.  1250  » 

,  273i2bis.  Optique  -  , 

Drapier 

Pièce.  850  )) 

27313-  Optique  ‘ 
Krauss.  La 
pièce.  .1475 

27313  bis.  Optique  i 
Drapier.  I 

Pièce.  1075  i>j 

27314-  Optique  j 

Krauss.  La 
pièce.  1525 

273I46îs.  Optique  || 
Drapier. 

Pièce.  1125  » 

p^èce.  1750  »{' 

273156”-  Optique 
Drapier.  | 

Pièce.  1350  »l 

■  1 

pièce.  1800  I)  I 

27316625.  Optique 
Drapier. 

Pièce.  1400  » 

273r8.  Optique  [ 

Krauss.  La  1 

pièce.  1630  » 

273ig.La  pièce. 1860  »t 

27320.  —  1925  »1 

27321.  — ■  2240  »  I 

27322.  ^  —  2315  »! 

27322625.  Combinaison 
universelle  compre- 1 
nant  i  explorateur,  j 
I  unilatéral]  i  bilaté-  ; 

\  ral,  I  optique.  1 

\La  pièce.  2980  ») 


CYSTOSCOPES  DU  DOCTEUR  MARION  POUR  ENFANTS 

(  Bilatéral . .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  ^  ~  Sondes  admises  |  ^°atéraT^ . 


instruments  flexibles  passant  dans  les  CYSTOSCOPES  A  CATHETÉRISME 


Fig.  8419. 

SS'-’^-SÏ  â  SSS 

3.  Crochet  extracteur  du  Dr  Farisl  (voir  fig.  8141,  page  103). 


8421. 


PORTE-CYSTOSCOPES 


''SbSïsi'iîS''  *  ^  0... 

Vîirtf de  tee  l'todnoa  du 
27^îi'  xLZ^  l  cadran  gradué. 

27345-  Uréterotome  flexible  du  Dr  Papln 


cystoscope  unilatéral 
des  rétrécissements  des  uretères. 


8421)  passant  dans  les  cystoscopes. 

27347-  Dilatateur  urétéral  du  Dr  Faoin 
(fig.  8422)  passant  dans  les 
cystoscopes,  monté  sur  manche 
à  3  anneaux  du  même  type  que 
la  figure  8421.  ^ 


27350-  ^"^«-{'ystoscope  du  Pr  P.  cifuentes,  avec  double 
Ce  DortpîÛ?^/  ^  ^  rotules,  modèle  Drapier  (fig.  8424). 

peut  être  utUi<!é^^°^^  peut,  en  outre,  se  démonter,  et  le  pied 
27351  Le  (%•  8425).  ’  ^ 

7351.  De  porte-tube  double,  supplémint. 


27352.  Bras  articulé  du  Dr  Fapin,  modèle  Drapier  et  Fils 

8^201.  fi  ri  "P)  ri  00  fi-voT>4-  •ÎTT£îi‘3n_ 


tanément 


orevete  û.  u-.  jj.  Cr.,  se  Uxant  instan-  1  - 

uauciucuL  et  maintenant  le  cystoscope  de  façon  à  27354.  Le  même,  avec  pince  à  crémaillère  l 
laisser  à  1  opérateur  le  libre  jeu  de  ses  deux  mains  matique. 

haute  fréquence,  les  27355.  ie  gros  modèle,  pour  tenir  u 

actes  opératoires,  et  en  général  pour  1  enseignement.  27356.  '  —  gros  modèle,  pour  tenir” 


27353.  Petit  bras 
porte  -cystoscopes 
du  Dr  Heitz-Boyer 
(fig.  8427),  modèle 
Drapier  et  Fils 
(déposé),  se  fixant 
sur  la  tige  de  la 
talonnière  et  don¬ 
nant  tous  les  mou¬ 
vements  de  rota- 


DRÂpieR  et  FILS,  41,  rus  ds'RÏTOÎîTPARJS 


PORTE- CYSTOSCOPES  (Suite.) 


c3 


Fig.  8433. 

ÉPROUVETTES  PORTE  -  CYSTOSCOPES 

27365.  Éprouvette  en  verre  avec  plateau  en  métal 
nickelé  porte-cystoscope  et  panier  perforé  pour 
le  trioxyméthylène  (fig.  8433)  pour  i  cystoscope. 

27306.  Le  même,  pour  2  cystoscopes. 

27367.  même,  pour  3  cystoscopes. 

27368.  Eprouvette  en  verre  avec  couvercle  en  métal 
nickelé  perforé  au  milieu  pour  lubrefier  les 
cystoscopes. 


SERINGUES  URETERALES 


Fig.  8434. 

273^0.  Statif  du  D' 
-  '  Heitz-Boyer  modifié 
par  le  J.-E.  Marcel 
(fig.  8434)  modèle 
Drapier  (déposé),  se 
fixant  sur  la  tige  de  la 
talonnière  et  permet- 

un  cystoscope,  uré- 
troscope,  soit  un 
manche  porte-élec¬ 
trodes  pour  ozono- 
thermie  pendant  toute 
la  durée  des  applica- 

^  P 


27371.  Statif  du  £)<■ 
Heitz-Boyer  [mo¬ 
dèle  Drapier  et  Fils, 
déposé)  (fig.  8436), 
avec  dispositif  ar¬ 
ticulé  porte-éprou- 


Le  statif  du  D' 

Heitz-Boyer  se 
monte  sur  tous  les 
châssis  de  tables 
d’opération,  à 
l’aide  de  son  étau  à 
double  direction. 

Grâce  aux  disposi¬ 
tifs  employés,  la 
manœuvre  de  ce 
statif  est  extrê¬ 
mement  aisée,  le 
blocage  des  tiges 

est  mstantené.  La  pince  qui  saisit  le  cystoscope  permet,  par  la  combinaison 
O  double  système  de  crans,  soit  de  soutenir  le  cystoscope,  tout  en  permettant 
leratenr  +mi=  l'instrument,  soit  le  blocage  du  cystoscope 


27385-  Seringue  pour  lavage  des  uretères  et  du  bassinet  (fig.  8445), 
modèle  stérilisable,  piston  caoutchouc,  montures  argentées 

27386.  La  même,  50  cc. 

27387.  Seringue  pour  lavages  des  uretères  ei 
corps  verre  et  piston  métal,  100  cc., 


27373-  Pince  universelle  du  P'  Maisonnet,  modèle 
Drapier  déposé  (fig.  8435),  se  montant 
indistinctement  sur  tous  les  cystoscopes 
et  urétroscopes. 

ETUVE  pour  la  STERILISATION 
des  CYSTOSCOPES 

27375-  Étuve  électrique  du  Flandrln,  modèle 
Drapier  (fig.  8446  ,  permettant  la  stérih- 
sation  des  cystoscopes  soit  à  165°,  soit  à 
60»,  dimensions  350  x  150  x  150,  avec 
thermomètre  de  contrôle  ;  2  plateaux  à 
cystoscopes  et  r  plateau  pour  les  pastilles 
de  trioxyméthylène.  Le  dispositif  électrique 
permet  à  volonté  la  marche  de  la  stérih- 
sation  au  régime  de  température  chqisi. 

®RÂPIËK^t~iTLs7^4Ï7  rtxe  de  RÎvôîr)~PÀRIS 


à  l’opérateur  tous  les  mouvements  a' 
dans  une  position  donnée. 

L’avantage  du  statif  du  Dr  Heitz-Boyer-  est  de  réunir  en  outre  to„.,  - . . 

nécessaires  à  une  cystoscopie  et  de  laisser  à  l’opérateur  la  liberté  entière  de  se 
mouvements  dans  tous  les  cas  d’exa¬ 
mens  fonctionnels,  fulgurations,  lavages 
du  bassinet,  pyélographie,  etc. 


S<r1\clt--  okc  ij^p .  ^etAAmie^  '^'’. 


lff-fJl)t  ^-^ûùt^  /zijLij  JuItL^  .  , 


O/vUfT 


SERINGUES  ET  SONDES  URÉTÉRALES 


Fig.  8462. 

27420.  Seringue  du  Boulanger  (fig.  8462)  20  cc.  pour  lavage  du  bassinet 
et  pour  instillations  pyéliques. 

27421.  Canule  conique  en  argent  pour  introduire  dans  les  sondes  urété¬ 
rales,  avec  embase  large  se  montant  sur  les  seringues  tout  en  verre 
de  20  %  (fig  8466). 


27422.  Canule  à  griffes  du  Dr  Papln  pour  lavage  du  bas 
pouvant  se  monter  sur  un  embout  de  seringue. 


Fig.  8465.  pjg  g,5^gg 

27424-  Sonde  urétérale  graduée  du  Pr  Albarran.  cylindrique. 

Fig.  8467. 

27425.  Sl^de^urétérale  graduée  zébrée  du  Pr  Albarran,  à  bout  olivaire 
27426.  Sonde  urétérale  graduée  zébrée  du  Pr  Albarran,  à  bout  coupé. 


27433-  Sonde  urétérale  éclairante  du 
Dr  Tuason  (de  Manille)  (fig. 
8464)  pour  le  repérage  de 
Turetère  au  cours  des  grandes 
interventions  abdominales 
(hystérectomies,  panhystérec- 
tomies  et  opérations  sur  Tu¬ 
retère,  le  bassinet  ou  le  rein) . 

27434-  Sonde  urétérale  pour  diathermie 
à  extrémité  conique  avec  ba¬ 
gue  de  2  %  de  l'extrémité, 
permettant  les  applications 
circulaires. 

27435-  Sonde  urétérale  pour  diathermie 
avec  partie  active  latérale 
punctiforme  à  2  %  de  Tex- 
trémité. 


Fig.  7785.  Fig.  7785  bis. 


Fig.  8468. 

27427.  Sondes  urétérales  graduées  du  Pr  Albarran,  i 


I  Fig.  7783. 


-Un 


2  bout  en  biseau  (fig.  8468). 


Fig.  8469. 

27429  Sonde'\^*®fi^  urétéral  gradué,  zébré  du  D'  Pasteau  (fig.  8469) . 
7429.  Sonde  uretérale  graduée,  colorée  en  vert  ou  rouge,du  D®  L.  Bazy,  : 


25875.  Tube  du  Dr  Desnos,  pour  la  stérilisation  des  sondes  urétérales  au  trioxyméthyléne 
I  0-1,00  godet  perforé  eu  porcelaine,  longueur  du  tube  en  verre  o“,85  (fig  77831 

’ - s  chauds.  ■  i  6-  j- 

3C  dauble  godet  à  trioxyméthyléne  pour  la  stérili- 


25876.  Le  même,  en  verre  bleu,  pour  p 
25877.  Tube  en  métal  nickelé  de  o™,76 
sation  des  sondes  urétérales. 

27440.  Gaine  métallique  souple  du  Dr  Louis  Bazy  a _ _  c  ^ 

pour  la  stérilisation  et  le  transport  des  sondes  urétérales 
I  Heltz-Boyer,  modèle  Drapier  brevetés,  g.  d.  g.,  fig.  7785  pour  sondes 


;c  bouchon  à  éclipse  à  chaque  extrémité 


27431.  urétérale^  opaques  gradées  pour  la  radiographie  (fig.  8470). 

visibles  sur  le  cliché  Pasteau  graduées  intérieurement  par  centimètres 


urétérales  avec  panier  à  tige  articulée. 

Ce  nouveau  modèle  très  pratique  permet  de  sortir  les  sondés  sans  être  oblieé  de  coucher  le  fuhe 
horizontalement.  Il  suffit  de  tirer  le  bouchon  qui  entraîne  la  tige  centrale  solidaire  pour  qu'imr^é- 
diatement  les  sondes  se  présentent  d’ elles-mêmes .  comme  le  représente  la  figurelldul  Tde  Uus 
inteneur,  les  sondes  se  trouvent  rangées  par  4  numéros  différents.  Après  avoir 
dZsletube^  il  suffit  de  replacer  le  bouchon,  et  toutes  les  sondes  rentrent  d'elles-mêmes 
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ETUVE  POUR  SONDES  i 


î  Fig.  8490. 

27^  Étuve  électrique  du  D^'Marion  (fig.  8490),  en  cuivre  poli,  à  température 
^  constante  60°,  iio  volts,  pour  la  stérilisation  par  le  formol  des  sondes 

urétérales  et  des  cystoscopes.  L -  "  . ,  . .  ^  -  .  -  .  . 

d’intérieur  (sans  boîte).  ^ 


Fig.  8491. 

27472.  T^e  ;Mrtatif  stérilisable  du  P.  Cathelin,  pour  cystoscope  (fig.  8491) 
permet  le  transport  facile  et  pratique  du  cystoscope  avec  soii 
cable  et  des  sondes  urétérales,  sans  cause  de  contamination  possible. 

APPAREILS  A  PYÉLOGRAPHIE 

27476.  App^eilà  pyélographie  du  D>^  Papin  à  manomètre  et  burette  à  hauteur 
variable  sur  pied  lourd,  complet  avec  la  canule  à  pyélographie  (fig.  8493) 
Le  meme,  sans  manomètre. 

—  que  le  n»  27476,  mais  mural. 

—  .  ,  —  —  et  sans  manomètre. 

Appareil  à  pyélographie  du  D'  Papin  à  2  burettes  (i  pour  rein  D,  i  pour 

rem  G),  pouvant  être  élevées  à  hauteurs  variables  et  indépendantes  l’une 
de  1  autre,  avec  manomètre  à  hauteur  variable  et  canules  à  pyélographie 
monté  sur  pied  lourd. 

Le  même,  sans  manomètre. 

—  que  le  n»  27480,  mais  mural. 

—  —  —  et  sans  manomètre. 


27477. 

27478. 

27479. 

27480. 


27481. 

27482. 

27483- 


Fig.  8492. 

27484-  I  griffes  du  Dr  Papin  avec  embout  conique  en  nickel  pur  permet- 

/  tant  1  adaptation  des  sondes  urétérales  de  toutes  grosseurs  pour  pvélo- 

graphie  et  lavages  (fig.  8492).  rp.  /lîg  ^ 

27485.  La  meme,  avec  embout  permettant  d'adapter  une  seringue  urétérale. 
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Fig.  8494. 


Seringue  à  manomètre  pour  pyélographie  du  D”  Juan  /t— g--. _ ,  r. 

lOS.modè/eDraÿferbrevetés.g.  d.  g.  (fig.8494). 

ingue  d’une  capacité  de  50  cc.  est  réalisée  de  telle  sorte  qu'une  fois  embrayée, 


Cette  seringue  d'u 

un  tour  cdfnpl'et  du  bouton  correspond  à 
laisse  voir, parunepetite fenêtre, 

La  pression  est  indiquée  par 

s.  g.  d.  g.,  transmet  . 

manomètre. 

27488.  La  seringue  complète  duDr  Juan  S.  Ramos  (fig.  8494), 
à  vis  pour  sonde  urétérale,  en  boîte  métal  nickelé. 


—  manomètre  lumineux  à  relai.  Ce  système,  breveté 

la  pression  du  liquide  injecté  sans  que  celui-ci  pénètre  dans  le 


TROUSSES  POUR  CYSTOSCOPIE 


Fig.  8496. 

cystoscopie,  en  maillechort  nickelé,  de  435  %  X 
^  ^35  de  hauteur  (fig.  8496)  comprenant  : 

1°  I  boîte  de  fond  avec  chevalet  pour  4  béniqués  et  sondes  urétérales,  boîte 
perforee  pour  trioxyméthylène  et  une  case  pour  boîte  à  piles  ; 

2°  1  plateau  à  3  compartiments  pour  sondes  urétérales  ; 

3®  I  boî  e  à  4  compartiments  pour  pharmacie,  coton  et  accessoires  et  2  flacons 
en  vGrre  avec  bouchon  métal  à  vis  pour  huile  et  glycérine.  D  ans  la  même  boîte 
s  adapte  un  plateau  avec  chevalet  contenant  :  une  combinaison  de  cystoscope 
n®  2  pour  ejqiloration  et  cathétérisme  double  des  uretères  avec  canule  de  lavage, 
pince  et  cordons,  lampes  de  rechange,  boîte  perforée  pour  trioxyméthylène,  etc.  ; 
une  seringue  vesicale  argentée  de  Guyon  modèle  court  ;  une  seringue  urétrale 
tout  en  verre  de  ^  %  et  une  seringue  de  10  %  en  verre  pour  lavage  du  bassin 
""P®  du  Papin  pour  lavages  du  bassinet  ; 

4“  métal  contenant  une  pile  à  fermeture  hermétique  donnant  2  et 

27495-  Prix  de  la  trousse  complète,  avec  la  pile,  sans  les  instruments  ci-dessus. 

27496.  Housse  en  fort  cuir  havane  avec  poignée. 

27497.  La  trousse  du  D' Papin  complète  dans  sa  housse,  avec  tous  les  instruments 
désignes  ci-dessus  (sauf  les  sondes,  dont  la  composition  est  facultative). 
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27476 

27477 

27478 

27479 


2748! 

27495 

27496 

27497 
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SERIHGUE  POUH.  PIELOGRâPHIE 


J* ai  fait  environ  100  injeotiona  de  pelris  rénal  avec^lle 
et  dans  tous  les  cas,  j’ai  olœrvé  une  grande  diminution  de  la 


douleur  provoquée  par  le  remplissage  du  pelvis  ainsi  que  du  lieu  dans 
lequel  ceci  se  produit  car  le  maximum  de  la  douleur  se  sent  au 
point  juxta-ombilical. 


J’ai  comparé  la  quantité  que  le  pelvis  rénal  supportait, 
étant  noté  qu’avec  notre  seringue  on  peut  injecter  parfois  jusqu’à 
3  ou  4  c/m  de  plus  qu’avec  une  seringue  coixrante,  ceci  en  employant 
de  très  failles  pressions  et  en  procédant  avec  beaucoup  de  lenteur. 


lô  J^a^  4AJiUA.eL^  ' 


<^4 --/ WixA^<vi:jla^ 

'A^^  it^  yyia.AAAA3  ■Aj-d^i^ 


DIATHERMIE 


DIATHERMIE 

DIATHERMO-COAGULATION 

ÉTINGELAGE 

EFFLUVATION 

BISTOURI  DIATHERMIQUE 


très  important 


NOS  6  APPAREILS 

Le  Microdiathermique. 
Le  Transportable. 

Le  Troisampère. 

Le  Triodiathermique. 

Le  Néodiathermique. 

Le  Bi-Diatherm. 


DU  CHOIX 


DE  DIATHERMIE 


-ï“i  désire  pratiquer  des  éiectro-coaLS  vés  e.l 


Ssse“rfrn" la>iathermie  coSrLeX°ld1iÆÔnfête  falTTudWeusr^  diathermiel les  autres  enfi, 

prouve  nu’^îf  H  °K  docteur  qùi  veut  faire  Ve  la  diaa^rmie^ïénS^^^au^fl^t  +0^°!?'?“^  des  électro-coagulatio.„ 

Fe  présente  t  toujours  des  applications  de  diathermie  modestes  comme  durée  Ft  inteiSité  Vt  ensuite  ^  acheter  un  appareil  de  puissance  limitée!  car  l’expérience 

Nous  cVnseifl^  pratique  des  applications  plus  longues  et  plus  intenses.  ’  *  ’  devant  les  remarquables  résultats  obtenus  et  les  nouvelles  indications  qui 

cation  ^du  bistouri  on  peut  egalement  faire  des  applications  délicates  en  électro-coagulation  et  notre  Triodiathermique  permet  en  chirurgie  l’appli 

^  P-  1-  —mer  et  leur 

LE  “  Micro-Diathermique  ”  Drapier 

Appareil  Breveté  S.  G.  D.  G.  (Modèle  déposé' 

LE  PLUS  PETIT,  le  plus  simple,  le  moins  cher des  APPAREILS  TRANSPORTABLES 

Drapier.  (Breveté  S.  G. 


eeur%^^/™i‘'^'f  (P“ds  8  kilos,  longueur  30  lar- 

puissanr^^d'^'^^^^'^  est  un  petit  appareil  portatif  d’une 

application^  convient  parfaitement  pour  les 

dFatherTn!p!.n°'^’^^^*®®  ^'cctro-coagulation,  étincelage  et  petite 
Mais  il™  surtnFt°lt  — 't  °tp,-''k“o-laryngologie  et  dermatologie, 
tions  au  domiFüe  du  ma" aïe. permettre  les  électro-coagula- 

possède  un  milliampèremètre  de  pré- 
cvstosennoc  .d'spositif  pour  lumière,  permettant  d’éclairer  les 
pes,  les  miroirs  frontaux  et  les  appareils  d’endoscopie. 

consminntFï^^  w  ®™P^o  prise  de  courant  de  lumière.  Nous 
la  S  Fn  1  appareil  avec  la  gaine  en  toUe  ou  mieux 

8  n  cuir,  que  nous  avons  établies  pour  le  transport. 

formeï^élégarn™''^"" 

tr  demande. 


Envoi  de  la  notice  spéciale  s 


Fig.  8498. 
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Appareil  “  Micro-diathermique 

D.  G.)  (Fig.  8498). 

Livré  complet  en  ordre  de  marche  avec  ; 

Milliampèremètre  de  précision  ; 

Dispositif  pour  lumière  ; 

Prise  de  courant  avec  son  câble  ; 

Deux  câbles  d’utilisation  ; 

Un  dispositif  interrupteur  à  pédale. 

27537-  Sur  courant  iio  volts  alternatif. 

27538.  Sur  tout  autre  voltage  alternatif.  Supplément 

Sur  courant  continu,  la  commutatrice  est  indispensable  • 
27540.  Commutatrice  pour  iio  volts  continu.  SuMlé^lf 
^754^'  autre  voltaefe  continu 

ï“  “â"  »«  •“"■•«A  ”  -4 


«îsS,  130 


DIATHERMIE  -  ÉLECTRO-COAGULATION  -  ÉTINCELAGE  -  EFFLUVATION 

appareil  transportable 


Modèle  Drapier  et  Fies.  Breveté  S.  G.  D.  G. 


Adopté  par  les  Services  d'Urologie  des  Hôpitaux  de  Paris. 


spécialement  établi  pour  les  appli- 
k  netite  electro-coagulation  de  l'étincelage,  de  l'effluvation 

on?,r  ï  indiquée  dans,  tout  cabinet  urolo- 


urétraS^  nar  Polypes,  papillomes  vésicaux  et 

tionrrves^'e  ouverte  que  pour  les  électro-coagula- 

H  reste  bien  entendu  que  cet  appareil  dont  la  puissance  est  limitée  ne  doit 
teulemmt\Tla  Ür/ surtiui  de  V électro-coagulatiL  et 
de  cUatherrnte  tnll  loccae  ;  pour  toutes  les  autres  applications 

dermaMe  etc  Zlt  Z  gynécologie,  oto-rhino-laryngologie. 

recommandons  nos  modèles  Troisampère  et  Néo- 
aiatnermique  [voir  pages  suivantes).  ^ 

l^"^^^^}}_.^'^‘^nsportable,  par  ses  petites  dimensions  :  25  x  30  x 
daim’nui  wfff  kilogrammes,  est  d’un  maniement  très  pra¬ 

tique  qui  le  fait  apprécier  par  tous  les  praticiens  qui  l’utilisent. 

Il  est  présenté  dans  un  élégant  coffret  en  acajou  verni  et  tous  les  détails 

trioriSr  nécessite  aucunelnsffllMoS? 

una  t  branche  sur  une  douille  de  lampe  électrique  ou  sur 

son  rS^f  la°s"/.^'' Cet  appareil  s’impose  par  la  simplicité  de 
finn  •  sécurité  absolue  qu  il  présente,  sa  robustesse  de  conâtruc- 

formés  a®  revêtir  à  la  demande  des  aspects  multi- 

tormes  grâce  aux  differentes  adjonctions  qu'il  est  susceptible  de  supporter. 

tégfagg.  _  L’appareil  possède  2  manettes  de  réglage  ■ 
i  l'eclateur  à  air  libre  situé  sur  le  plateau  supérieur  ;  iLtre 

„  A3  anterieure,  agit  sur  la  self.  Par  l’action  combinée  de  cés  2  ma- 

av“c  étiwSleïS^  n''" 


Sécurité  absolue.  —  Elle  est  réalisée  grâce  à 
mentaire  (dispositif  breveté  S.  G.  D.  G.)  qui  -  ’ 
rateur  de  toute  possibilité  de  contact  ----- 
le  courant  du  secteur. 


l  uii  condensateur  supplé- 
I  iuct  à  l’abri  le  malade  et  l’opé- 
le  courant  de  haute  tension  ou 


mentaivï  d^  coMstmcfoon.  —  Les  exemples  suivants  se  passent  de  com- 
Larfflokîèrp  A  f  Sfvices  du  Pr  Legueu,  à  Necker,  et  du  Marion,  à 
hAAiAd'  ’  ^  sont  restes  respectivement  7  ans  et  6  ans  sans  avoir 

seuleme^nrnk!^A^krhlk°^  ^““n'^aient  pourtant  un  travail  intensif  non 
élè^r  ”  ^  ^  besoins  des  Services,  mais  encore  pour  l’instruction  des 


de  la  commutatrice  est  indispensable  lors¬ 
qu  on  possédé  du  courant  continu.  Elle  a  pour  but  de  tranXmer  le 
re°r  La  “gur“  '7230  nécessaL  à  l’alimentation  de  l’appL 

commuta&  au-dessous  de  l’appareil  r-^-  - 


e  modèle  de 


27558.  Appareil  transportable  pour  diathermie  électro-coagulation,  étin- 
kvPr^filA^  Krapier  et  Fils,  brevet?  S.  G.  D.  G. 

dqitilfsaAron'’ZtheArques''  interruptrice,  2  câbles 

Sur  courant  alternatif  iio  volts 
27559.  Sur  courant  alternatif  autre  que  iio  volts 

commutatrice. 

Zâl'  Sur  ZZr  que  no  volts  avec  commutatrice. 

kysôA  sZiéîZZ  commutatrice  no  volts, 

pour  milliampèremètre  de  précision. 

■“  tableau  cautère  et  lumière. 

pour  le  guéridon  en  cuivre  nickelé. 

27sfio  ATir,kééi]i  ^^’l^a.tiou  avec  câble  et  manche  à  électrodes. 

75  9-  Appareillage  à  électrolyse  et  galvanisation  avec  rhéostat  et  milli- 
amperemetre  sur  courant  continu.  Supplément. 

7570.  Sur  courant  alternatif,  l’appareillage  est  alimenté  par  une  batterie 
à,  électrolyse  et  galvanisation,  avec  rhéostat  milliampè¬ 
re,  c batterie  de  piles.  Supplément. 

ZJ,?  ^''*'t’t’^^''n^nt  pour  grande  pédale  interruptrice  en  acajou  verni. 

'  ■  pour  game  avec  poignée  et  courroies  pour  le  transport. 

le  F  nous  passant  commande  de  bien  indiquer 

BiZiZLZZl  7  alternatif,  le  voltage  et  lenJombre  de  périodes. 

Bien  indiquer  egalement  les  suppléments  que  Von  veut  voir  adjoints  àVappa- 
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pièce.2ioo 
27559-i«  pièce.2225 
27560.  —  2725 

27561.  —  2875 

—  Supplément.  (210 

La  pièce. 2']']^ 


7565 

27562 

27566 

27567 

27568 

27569 

27570 

27571 

27572 
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LE  TROISAMPÈRE  DRAPIER 


Répondant  aux  désirs  de  nombreux  docteurs  soucieux  de  posséder  un  appareil  de  diathermie 
à  la  fois  peu  encombrant,  d’un  réglage  simple  et  d’une  puissance  relativement  élevée,  nous 
avons  mis  au  point  un  appareil  possédant  tous  ces  avantages. 

Troisampère  convient,  comme  son  nom  l’indique,  pour  toutesles  applications  iusau’à 

in  m,ll,orv„^,a,-,.=  C™  - BPIllPTTlPnt  PTl  _?_  • 


et  les  applications  les  plus  délicates  en  électro-coagulation, 
réglage  de  1  appareil  est  souple  et  très  simple  (un  seu^ 


iglage  de  l’appareil  est  souple  et  très  simple  (un  seul  bouton  à  tourner).  Il  est  muni 
puissant  résonateur  pour  les  applications  d’efiSuvation  et  d’ozonothermie. 

minime  de  3,5  ampères  sur  no  volts  permet  de  l’utiliser  sur  toutes  les 
mstalMions  électriques  sans  canalisation  spéciale. 

tanf  éclateur  à  3  coupures  avec  pôles  en  tungstène  ne  nécessi- 

entretien  ;  son  fonctionnement  est  absolument  silencieux, 
plus,  le  montage  spécial  de  ses  organes  assure  pour  le  malade,  aussi  bien  que  pour  l’oné- 
rateur,  une  securité  absolue.  -i  r-  r 

Troisampère  est  d’un  transport  facile  (longueur  52  %,  hauteur  40  V,  épaisseur  26  V.. 

présente  sous  la  forme  d’un  élégant  coffret  en  ébénisterie  :  les 
comnie  le  milliampère,  sont  encastrés  dans  le  panneau  antérieur  à  l’abri  des 
rnW  les  dispositifs  de  lumière  et  de  cautère  sont  très  utiles  pour  l'urologie,  la  gyné- 

ogie  et  1  oto-rhino-laryngologie,  nous  avons  établi  z  modèles  de  Troisampère  :  le  Tl 
ces  dispositifs  ;  le  T  2  comprend  lumière,  cautère  et,  de  plus,  un  casier  à  sa 
275  destiné  au  rangement  des  différentes  électrodes. 

7592.  lie  Troisampère  modèle  T 1,  complet  en  ordre  de  marche,  avec  2  câbles  d’utilisation  sur 
T  '^°urant  alternatif. 

7593- Le  Trois^père  modèle  T  2,  complet  en  ordre  de  marche,  avec  2  câbles  d’utilisation  et 
dispositifs  pour  lumière  et  cautère,  sur  courant  alternatif, 
courant  continu,  l’emploi  d’une  commutatrice  est  indispensable. 

27596  ^°™™“^®'^cice  pour  iio  volts  continu.  Supplément. 


LE  TRIODIATHERMIQUE 


Appareil  à  lampe  du  pr  BORDIER  permet¬ 
tant  l'usage  des  bistouris  diathermiques. 
L’appareil  à  ondes  entretenues  que  nous  présentons  a  été  longuement  étudié  et  réalisé 
sous  la  direction  du  pr  Bordler.  Cet  appareil  parfaitement  au  point  est  un  modèle  puissant 
qui  perrnet  des  applications  de  4  ampères.  Il  convient  non  seulement  pour  la  grande  diather¬ 
mie.  mai.s  encore  pour  les  applications  les  plus  délicates  de  l’électro-coagulation,  ainsi  que 


pour  les  électro-coagulations  chirurgicales  (bistouri  diathermique) . 

Les  organes  de  cet  appareil  ont  été  spécialement  étudiés  afin  d’obtenir  1 
de  la  lampe  à  3  électro  ‘  ' 


-  - -  —  rendement 

maximum  sans  fatigue  de  la  lampe  à  3  électrodes  de  500  watts,  qui,  fonctionnant  sous  un 
régime  peu  poussé,  est  assurée  de  ce  fait  d'une  grande  longévité. 

Le  fonctionnement  de  cet  appareil  est,  bien  entendu,  absolument  silencieux  ;  de  plus,  son 
réglage  est  facile  et  d’une  grande  souplesse,  le  fonctionnement  est  stable,  la  lampe  ne  peut  se 
décrocher  ;  enfin,  même  aux  plus  fortes  intensités,  il  n’y  a  jamais  à  craindre  la  faradisation. 

Le  Triodiathermique  se  présente  sous  la  forme  d’un  élégant  appareil  genre  T.  S.  F. 
(Longueur  100  %,  hauteur  56  %,  épaisseur  35  %,  poids  65  kilogrammes.)  (fig.  8512.) 

A  gauche,  on  voit  les  deux  ampèremètres  pour  le  contrôle  de  l’intensité  du  chauffage  et 
du  courant  plaque,  à  droite  l’ampèremètre  avec  shunt  d’utilisation  diathermique. 

L’appareil  présente  l’avantage  de  ne  nécessiter  aucun  entretien. 

27602.  Triodiathermique  du  pr  Bordler,  complet  en  ordre  de  marche  avec  2  câbles  d’utili¬ 
sation  sur  courant  alternatif  (fig.  8512). 

27603.  Lampe  de  rechange  pour  le  Triodiathermique. 

Sur  courant  continu,  l’emploi  d’une  commutatrice  est  indispensable. 

27606.  Commutatrice  pour  no  volts  continu.  Supplément. 

27607.  —  _  220  — 

27608.  Dispositif  interrupteur  à  pédale. 

Bibliographie  :  Dr  BORDIER,  Diathermie  et  Diathermothérapie,  édition  1929 

ACCESSOIRES  SUPPLÉMENTAIRES  pour  le  TROISAMPÈRE  et  le  TRIODIATHERMIQUE 

27617.  Câble  à  fort  isolement  pour  effluvation  avec  gros  manche  porte-électrode  en  ébonite. 
27618.  —  spécial  porte-électrode  pour  électro-coagulation  et  étincelage. 

27619.  . —  diathermique  supplémentaire  (longueur  i'“,5o). 

27620.  —  —  —  (longueur  3”*,6o). 

27621.  —  bifide 

supplémentaire. 


Avis  important. 

—  Prière  en  nous 
passant  com¬ 
mande  de  bien 
indiquer  le  cou¬ 
rant  utilisé  :  con¬ 
tinu  ou  alternatif,, 
le  voltage  et.  le 
nombre,  de  pé- 
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DIATHERMIE  -  ÉLECTRO-COAGULATION  --  ÉTINCELAGE  -  EFFLUVATION 

LE  “  NEODIATHERMIQUE  ”  ET  LE  “  BI  -  DIATHERM 


Le  Néodiathermique  Drapit*  n, 
adopté  par  lui  est  un  appareil  à  gran( 
parfaites,  même  dans  les  faibles  inter 


-4pparci7s  brevetés  S.  G.  D.  G.  (Noms  déposés.) 


(fig.  8520),  établi  d’après  les  indications  du  Pr  Bordler  de  Lyon  et 


enraie,  en  gynécologie, 
'•  en  gynéedogie, 

longues^et  Léquenterséance‘l°de  dilthermle^cM  œt^ppTrel^d^  <î"i  /““t  ^e 

puissance  est  de  ce  fait  assuré  d’une  grande  longévité^^  ^  “  ^  amperes  travaillant  rarement  à  pleine 

récent  article  ;  «  Cet^^pàrârest^remarquaWe^a^îa  miTlit  Néodiathermique,  écrivait  dans  un' 

sitifs,  ses  grands  avanta|es  pratiques  Sirerande  nui^/nr^  sa  çonÿruction,  la  simplicité  des  dispo- 
reillage  diathermique.  »  puissance.  Il  réalisé  donc  un  réel  progrès  dans  l’appa- 

avec  le  courant  de  haute  tensîon  oTavec*le  cliurant  du^secteim  *]|mal*^d^*^t  P9ss>bilité  de  contact 
tement  a  l’abri  de  toute  décharge  électrique  da^ereuse^  ' 

permettant  de'^propmtfon^rif'courTnt  d^aWn^ 

com;rart^trcr^u“efd"onfle^t^^^^^^^^ 

l’opérateur  et  le  malade  au  cours  des  applications  ^  silencieux,  avantage  appréciable  pour 

)  kilogrammes. 


27637.  Appareil  Bi-Diatherm  Drapier 

livré  complet  en  ordre  de  march.  .nvcc  .  miiiiamne 
menee  de  courant  et  4  câbles  d’utilisation  longuX 


Sur  courant  continu,  l’emploi  d’ 


Si'im’  fourant  no  ou  220  volts  alternatif. 

Uon  u^ur  thermiques;  résonateur  ;  fil  d’a- 


27638.  Supplément  pour  commutatrice  pour 

27639-  —  _  _ 

27640.  Dispositif  interrupteur  à  pédale. 

27641.  Câble  à  fort  isolement  pour  èfïluvation  avec  gros- manc. 

27642.  spécial  porte-électrodes  pour  électro-côàgùlâtiôh  et'  étincelage.  |  •  ' 

Avis  important.  -Pn'èr.  «  nous  passant  commande  de  bien  indiquer  le  Courant ZmT^lontinu 

133  ^8j> 


Fig.  8521. 


,  - —  «V— .céci.cii  cuugueur  i—.^o. 

commutatrice  puissante  est  nécessaire  pour  le  Néodiathermique  ou  le  Bi-Diatherm. 

ACCESSOIRES  SUPPLÉMENTAIRES 

127643-  Câble  diathermique  supplémentaire  (longueur  i^.so). 

27644-  —  —  —  (longueur  3”,5o). 

27  45-  -  bifide  supplémentaire. 

veau  tes^éhf^odes^^  Néopyrostat,  appareil  de  précision  donnant  la  température  obtenue  a 


alternatif,  le  voltage  et  le  nombre  de  périodes. 


'  Page  133. 

27636.  La  pièce.  4900 
27637-  —  5900 

<>27638.  Sup¬ 
plément.  2200 
■  <>27639.  —  2400 

27640.  La  pièce.  210 
27641-  —  120 


r"  ■  ^ge  134  ^ 

[  <>27648.  L’installation  1 
C'  complète.  '  10500  »  . 

t  <>27649.  Sup- 
V  ■  plément.  2200  » 

*^<>27650.  —  2400  » 

<>27651.  —  6600  »j, 

<■27652.  pièce.  165  i>/i 
<>27653.—  140  »i 

<>27654. LaTîîVce.  140  » 

<>27675.  -  220'*  » 


•^27656.  —  200 


ts 


MÉTHODE  DU  D>^  ROUCAYROL 


Appareil  de  Diathermie  avec  contrôleur  répartiteur  de  courant  et  circuit  de  température 

(DISPOSITIFS  ORIGINAUX  DU  ROUCAYROL) 


L’installation  du  Roucayrol  comprend  :  i»  un  appareil  de  diathermie  puis¬ 
sant,  permettant  une  utilisation  pratique  jusqu’à  5  ampères;  2»  un  contrôleur 
répartiteur  de  courant  permettant  de  répartir  et  de  graduer  le  courant  diathermique 
au  niveau  des  différentes  électrodes  ;  3»  un  circuit  de  température  avec,  comme 
instrument  principal,  un  pyromètr^  indiquant  la  température  obtenue  en  3  points 
différents  de  l’électrode  principale  (urétrale,  vaginale,  utérine,  rectale,  etc.)  ; 
jeu  d’électrodes  spéciales. 

L’installation  du  D'  Roucayrol  convient-  parfaitement  pour  la  diathermie  géné¬ 
rale,  l’électro-coagulation,  l’étincelage  et  l’eSlpvation,  mais  elle  est  plus  particu¬ 
lièrement  utilisée  en  gynécologie,  et  surtout  éh,  urologie,  pour  le  traitement  des 
urétrites. 

L’ensemble  de  l’installation  du  D'  Roucayrol  comprend  : 

1  »  Poste  producteur  de  diathermie  (A)  ; 

2"  Gontrôleru-  répartiteur  (B)  ; 

3°  Un  jeu  de  câbles  conducteurs  de  haute  fréquence 
4»  Une  planchette  support  de  bornes  (C) 


»  1  électrode  dorsale  ; 

ventrale  si 
pénienne  ; 
périnéale  a 


aple; 

'ec  support  de  béniqué 


c  étagère  et  câbles,  pyromètre  (E)  et  soudure 


urétrale  droite  (D)  ; 

, ,  *  - —  courbe  ; 

2“  1  circuit  de  température  avf 
froide  avec  vase  de  Dewar  (F). 

27648.  L’installation  complète  du  n»  i 
27649.  Supplément  pour  commutatrice  s 

27650.  --  —  220  -- 

Les  dOÉteurs  qui  possèdent  déjà  un  poste  puissant  de  diathermie  de  4  à  5  ampères 
peuveiit  alimenter  avec  leur  appareil  le  contrôleur  répartiteur  de  courant.  Il  leur 
suffira  donc  d’acheter  l’installation  complète  27648  moins  le  poste  producteur  de 
diathermie! 

27651.  Installation  du  n”  2  à  12. 

Dispositifs  et  accessoires  complémentaires. 

27652.  Électrode  rectale. 

27653.  —  buccale) 

27654.  —  utérine. 

27655.  —  vaginale  pour  vierges. 

27656.  —  testiculaire. 

27657.  Électrode  ventrale  articulée. 

27658.  Dispositif  interrupteur  à  pédale. 

27659.  Résonateur. 

27660.  Table  d’application  a 
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ELECTRODES  DIATHERMIQUES 
ACCESSOIRES  POUR  DUTHERMIE  -  ELECTRO-COAGULATION  -  ÉTINCELAGE  -  EFFLUVATION 

=tat  (fig.  8532)  est  un  appareil  très  uratiaue  nnur  — - -  — - - — - - 


Le  Neo-Pyrostat  (fig.  8532)  est  un  appareil  très  pratique  pour 
la  lecture  de  la  température  développée  au  niveau  des  électrodes 
diathermiques  (uretrale,  vaginale,  etc.).  C'est  un  véritable  pyromètre 
très  précis  donnant  la  lecture  directe.  Il  suffit,  au  début  de  l’applica¬ 
tion,  de  placer  l’aiguille  du  pyromètre  sur  le  chiffre  qui  indique  la 
température  ambiante  lue  sur  le  thermomètre  de  l’appareil. 

Avec  ce  Néo-Pyrostat,  il  n’y  a  donc  aucun  réglage  à  effectuer  et 
toute  erreur  devient  impossible. 

s  appareils 


L’emploi  du  Néo-Pyrostat  est  recommandé  ; 


Bien  entendu,  il  est  nécessaire  d’utihser  avec  le  Nén 
nos  électrodes  spéciales  munies  d’un  couple  thermo-éle^Wqur 
27662.  Néo-Pyrostat  (fig.  8532). 

,7663.  i‘f 


Le  Néo-Pyrostat.  Fig.  8532, 

DIATHERMIE  MÉDICALE  ET  CHIRURGICALE 

Instrumentation  diathermo-chirurgicale  du  Pr  Hartmann 


Fig.  8540. 

Femlle  d’étain  spéciale  pour  diathermie  pour  tailler 
ies  électrodes  a  la  dimension  désirée  (fig.  8540). 
27664.  Feuille  de  1“  x  o™,6o,  épaisseur  courante,  extra- 


Fig.  8536. 

diathermique  du  Dr  Marcel  (fig.  8536).  Ce 
modèle  a  été  établi  spécialement  pour  la  diathermie  gé¬ 
nérale.  Ce  cadre  garni  de  coussins  épais  en  caoutchouc 
iiæusse  et  épongé  offre  un  confort  parfait  pour  les  ma¬ 
lades  et  permet  une  excellente  application  des  électrodes. 
27670.  Cadre  diathermique  complet. 

27671.  Petit  statif  articulé  (fig.  8538)  porte-électrodes 
pnécologiques  ou  urologiques  se  montant  sur 
le  cadre  diathermique. 

135 


(i7o“)  sur  lequel  '“se^^ixenrTlmboüte  3emën? 
intochangeables.  Employée  avec  notre  poste^à  lampe 
permet  la  sectio^d^f  üssuT^l?s"®/  ^  “strumentatiL" 

immédiatement.  On  voit  l^ntérêf  d“e  cette“Sh  ""turées 

25638.  L’instrumentation  complète  avec  ses  4  embouts  (fig.  7665) . 

27665.  ^|«t®  Pi”ce  diathermique  pour  raccorder  les 

'’—î  («S’îlgTsï»" 

27668.  «  aétectro-coa^^^^^^  avec  3  embouts  différents 

Le  câbk  recles  3  embouts.^'^“''=^  ' 

inu  supplémentaire. 

ijjfl  Cable  bifide  permettant  le  raccordement  d’un  câble 

ir  -,  7  ‘ii^thermique  à  2  électrodes.  rV  .>.r  “  "" 

Fiv  8538  '  représenta  à  la  page  suiva&^&  les  g  plaques 

r  1^.  ooja.  électrodes  de  cuisse.)  ^  ^ 

DRÂMEFrërrÏLS7'4rrrüë~1d[ë~R^ 


Fig.  8544. 


Page  135 
25638.  La  pièce.  160 
z'jfAz. La  pièce.  2200 
27663.  —  220 

27664..  EpaisseurAr^ 
2/10  La  feuille  130 
27664.  Épaisseur 
ifio  La.feuiUe  75 
27665.-  —  9 

27666.  La  pièce.  12 
27667.  —,  22 

27668.  —  75 

ayôôg.  —  8 

27670.  Cadre  dia- 
thermique. 

La  pièce.  750 

276^.  Câble  bifide. 

'  La  pièce.  60 
i  27671.  La  pièce.  120 


ÉLECTRODES  DIATHERMIQUES 

Instrumentation  diathermique  du  BORDIER 

Réchauffement  des  opérés. 

Méthode  du  D'  V.  Pauchet. 


Fig.  8562. 

27707.  Planchette  électrode  pour  petites  applications 
d’électro-coagulation,  surtout  en  dermatologie  et 
oto-rhino-laryngologie  (fig.  8562). 


®  au  po2nt  pour  le  V.  Pauchet  une 

le,  permettant  de  réchauffer 

après  l’opération.  (Communication 
Pauchet  a  la  Société  des  chirurgiens  de  Paris,  avril  1927.) 
Ce  dispositif  diathermique  (déposé)  comprend,  d’une 
part  deux  plaques  cuissardes  à  ressort  se  fixant  rapidement 
no  parfaitement  sur  les  cuisses  et,  d’autre  part, 

électrode  dorsal  que  l’on  remplit  d’eau  tiède 
coussin  est  très  agréable  pour  le 

trode  méta1fi<fue"\urirp"eau.''^^^'"''*'°'' 

femen?  .?^  Pratique  qu’en  dehors  du  réchauf- 

annliratbf^  opères,  11  est  également  utilisé  dans  toutes  les 
applications  courantes  de  diathermie  générale. 

25635-  Électrode  de  cuisse  à  ressort  (fig.  7663).  La  pièce. 
27711.  Câble  bifide. 

25636.  Coussin  électrode  dorsal  (fig.  7664). 


27716. 

Électrode  bi¬ 
polaire, nas  ale 
du  Bordler 
pour  le  ttai- 
tement  du  co- 

(fig.  ^8). 


Fig.  8568. 

-îgisS.  136 


1  Page  137^'‘^j 

26390.  La  pièce.  'ïio  » 
2^*392. ^  —  290 


27728 

27729 

27735 

27736 

27737 

27740 

27741 

27742 

27743 
27745 


26356. 

“P: 

26359- 

I  26374, 

I  26391. 

‘  26493. 
26494. 
27434- 

27435- 

-  27763. 
29239. 

29855- 

29856. 

29857. 


^ 


ÉLECTRODES  DIATHERMIQUES  ET  OZONOTHERMIQUES 

ÉLECTRODES  OZONOTHERMIQUES  du  MORGENSTERN 


26493.  Conducteur  porte-électrodes  du  Dr  Gautier  permettant  l’emploi  de  la  sonde 
souple  à  diathermie  dans  tous  les  usages  opératoires  et  urétroscopiques  en 
particulier  (fig.  8047). 

I  2776r.  Le  même  courbe  du  bout. 


ïue  à  2  %  de 
c  partie  active  latérale  punctiforme 


■'J39I.  Électrode  du  Dr  J.-E.  Marcel  pour  urètre  de  la  femme»  l'"’ 
avec  cône  isolant  empêchant  toute  action  diathermique  i 
au  niveau  de  la  vulve  (fig.  8008). 


Fig.  9944. 

26354.  Électrode  ru-étrale  {se  fait  en 
2  calibres)  (fig.  7988). 

26356.  Électrode  urétrale  longue  (fig.  7990) . 
26358.  —  —  courte  pour  femme 

.  (fig.  7992). 

26359.  Electrode  prostato-vésiculaire  (fig. 
,  7993.) 

26357.  Électrode  urétrale,  nouveau  mo- 
_  dèle  court  pour  femme  (fig.  7991) . 
26355.  Électrode  urétrale  (modèle  du 
Dr  Minet)  (se  fait  en  2  calibres) 
(fig.  7989). 


26360.  Electrode  pénienne  bi¬ 
polaire  du  Dr  J.-E.  Marcel 
(fig.  7994). 
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29857.  Électrode  utérine  effilée  (fig.  9344) 

^  —  à  coupelle  (fig. 

29856.  Électrode  vaginale,  diamètre  2=îr 
(fig.  9943). 

29271.  Électrode  marteau  pour  chancre 
mou.  (fig.  9674). 

29239.  Électrode  rectale  (modèle  des  Dr» 
Bensaude  et  Paul  Meyer)  (fig. 

29240.  Électrode  rectale,  diamètre  -jo  ’V 
(fig.  9199).  ~  ^ 

Fig.  9373. 


électrodes  et  ophtalmoloce 


24020.  Électrodes  auricu¬ 
laires  en  étain,  droite 
et  gauche,  du  Dé  Le¬ 
roux-Robert.  La 
pièce  (fig.  7280). 


23090.  Serre-nœud  diathermi- 
et  l'anneau  ■  •  -  ■ 


Fig.  7231. 


Fig.  7280. 


•  Électrode  cervicale 
en  étain  duD^Leroux 
Robert, 


8.  Modèle  spécial  dont  le  canon  ' 

— .,.0  manche  (fig.  7231). 

27801 .  Électrode  olive.  L’extrémité  active 
de  ces  électrodes  estolivaireet  de 
,  differents  diamètres  :  2  q  ou  s  "T 
27802.  Electrode  aiguille.  Ces  électrodes 

ontlediamètred’uneaiguille  àin- 

23030. 

tremite  de  ces  électrodes  est  munie 
de  2  petites  pointes  qui  leur  per-  Fig.  7197 

(fil  7175?. 

23031.  Électrode  àplateau.  Leurextrémi- 
te  est  plane,  elles  se  font  en  trois 
diamètres  :  2,  3  ou  5  %  (üg. 

23032.  Électrode  couteau 
du  Dé  Baldenweck, 

pour  synéchies  nasales 
à  droite  ou  à  gauche 
(fig.  7177). 


Fig.  7198 


H  lie  eteuve  aui  la  convexité  It 
electrode  (fig.  9611).  rf> 


23050.  Releveur  du  voile,  mo¬ 
dèle  spécial  du  Dé  Bour¬ 
geois,  pour  diathermie 
(fig.  7190), 


Fig.  9610. 


Fig.  6474. 


Fig.  6479. 


Fig.  9611. 


Fig.  6481.  Fig.  6482.  Fig.  6483 

21330.  MMche  porte-électrodes  avec 
Kan  21324.  Olivaire  droite  (fig.  64841 
Fig.  6480.  21325.  —  courbe  (fig.  64851 


Fig.  6484.  Fig.  6485. 
câble  (fig,  6479). 


23075-  Manche  revolver  du  Dé  JouHrav  nour 
clectro-coagulation  des  queues  de  ^ 
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br's’ G  Mawas^Sfe  Dmi)  <=0- 

ile  bifide  -nrmr  f-i-mTrio,-  i„„  23080.  La  meme  pour  épiglotte.  Pig 

îs  *'  27^.  I 


Électrodes  des 
Dé®  Worms  et 
Marteret. 

21320.  Aiguille 
droite  (fig.  6480), 

21321.  Aiguille 
coudée  (fig.  6481)  Fig.  9612. 

21322.  Plateau 
droit  (fig.  6482). 

21323.  Plateau  coudé  (fig. 6483). 


Électrode 
temporale  du  Dé 
Worms,  droite  ou 
coudée.  La  pièce. 
(Fig.  6486). 


^7  9.  ° ‘“iSf*  I”"' ■»««„.»  d..,  pi„e,  P,  Bord»  po: 

dp  ,™„  DE.  BBSS. 


21330-  — 

23030.  — 

23031.  — 

23032.  — 

23050.  — 

❖23075-  — 

<>23076-  — 

<>23077-  — 

<>23078.  — 

<>23079-  — 

❖23080. 

<>23080  his.  —  160 
23090.  —  130 


24021 

27801 

27802 


27819.  — 

<>27fe6_  — 


15  »- 

27  »  I 

27  t  tfUO 
30  »  230^3 

3° 

3°  *  13081.  tSog^ 


Électrodes  de 


ÉLECTRODES  DE  MAC  INTYRE  ÉLECTRODES  DIATHERMIQUES  POUR  DERMATOLOGIE 

Mac Intyre  pour  applications  des  Courants  de  Haute  Fréquence.  ^^énotome  du  Dr  Leroux- 


24000.  Forme  adénotome  du 

Robert. 

24001.  Nasale  effilée  du  Dr  Leroux-Robert. 
24002.  Laryngée  du  Dr  Leroux- Robert. 

24003.  Frontale. 

24004.  Auriculaire. 

24005.  Exo-laryngée. 

24006.  Nasale  (extrémité  active). 

27861.  Urétrale  courbe  (extrémité  active). 

27862.  —  droite  (extrémité  active). 

27863.  —  courbe  (toute  active). 

27864.  —  droite  (toute  active). 

27865.  Hémorroïdale. 

27866.  Rectale. 

27867.  —  (extrémité  active). 

27868.'  Prostatique. 

27869.  Utérine  (extrémité  active). 

27870.  —  effilée'  (extrémité  active). 

27871.  Intra-utérine  (extrémité  active). 

27872.  Vaginale. 

27873.  De  surface  fond  concave. 

27874.  —  —  convexe. 

27875.  Râteau. 

27876.  Manche  à  efHuvation  avec  câble. 

27877.  —  à  effluvation  avec  câble  d’amenée 

de  courant  latérale  pour  forte  effluvation. 


oIoQ®'  porte-aiguille  isolé  pour  épilation  (fig.  8630). 

porte-aiguille  non  isolé  pour  épilation  par  D.  S.  F. 
27»8i.  Aiguille  isolée  pour  épilation,  pointe  seule  active. 


27883.  Pince  diathermique 
pour  épilation  du  Dr 
Clément  Simon 
(breveté  S.  G.  D.  G.) 
(fig.  8632). 

Le  petit  manche  porte-ai¬ 
guille  à  épiler  est  articulé  avec 
la  pince. 

Ce  modèle  très  pratique 
permet,  soit  en  diathermie,  soit 
en  électrolyse,  de  détruire  le 
bulbe  pileux  et  d’extraire  en¬ 
suite  le  poil  et  cela  sans  chan¬ 
ger  d’instrument  ni  perdre  de 
vue  le  poil  traité. 


Fig. 

Minuterie  à  sonnerie 

pour  applications  diather- 
miques. 

27895.  En  boîtier  métal¬ 
lique  rond. 

27896.  En  coffret  ébénis- 
terie  très  soigné. 


Électrodes 
du  Dr  Giraudeau 
27885.  Électrode  porte-aiguille. 
27886.  —  4  plateau. 

27887.  __ 


27889.  Électrode  balai  pour  le  traitement  des  affeclit 
nerveuses.  L’électrode  seule. 

27890.  La  même,  montée  sur  manche  avec  câble. 
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PROSTATECTOMIE  —  ANESTHÉSIE  LOCALE  —  CYSTOSTOMIE 


28574.  Aiguille  rétrograde  a 
Drapier  (déposé). 


r.  8336. 


ticulée  du  pr  Legueu  pour  la  cystostomie  (fig.  8836),  modèle 


28571.  Instrument  à  bascule  du  Pr  Legueu 
pour  retirer  la  prostate,  modèle 
Drapier  (déposé)  (fig.  8833). 


Fig.  8834. 

28572.  Seringue  à  ailettes  avec  canon  ^ 

central  ou  canon  désaxé  avec  piston  métal  (fig.  8834),  pour 
monter  les  aiguilles  à  ailettes  du  P'  Legueu. 

28573.  Seringue  de  10  ce.  tout  en  verre  avec  bouton  plein  et  garniture 
amovible  à  ailettes  métalliques,  modèle  Drapier  (déposé),  s*adap- 
tant  aux  aiguilles  à  ailettes  du  pr  Legueu  pour  prostatectomie. 


Fig.  8831. 


2856g.  Tube  de  Gérota  pour  tamponnement  de  la  loge  prostatique  (fig.  8831). 


Fig.  8832. 

28576.  Tube  courbe  du  Pr  Legueu,  modèle  Drapier  (déposé),  pour  le  tamponnement  de  la 
loge  prostatique  (fig.  8832).  • 


*3458.  Aiguille  de  Reverdln  très  courbe,  à  petit  rayon,  spéciale  pour  cystostomie,  mod 
Drapier  et  Fils,  à  poussette  haute  et  à  chas  indéréglable'.  Modèle  doré  (fig.  5347) . 


Fig.  8830. 

28565.  Aiguille  à  ailettes  du  P^  Legueu,  pour  prostatectomie  ;  courbe  (fig.  8828). 
28566.  —  —  —  —  coudée  (fig.  8829) . 

2S567.  —  _  _  _  droite  (fig.  8830). 

28568,  Boîte  à  chevalet  mobile  en  métal  nickelé  contenant  6  aiguilles  du  P''  Legueu, 
2  de  chaque  modèle. 


Fig.  8837. 

28575.  Aiguille  double  à  cystostomie  des  D^s  Darget  et  Labat.  modèle  Drapier 
(déposé),  (fig.  8837).  ®  ^ 

Cette  aiguille  permet  le  passage  simultané  de  2  catguts  de  soutien  pour 
l’ouverture  de  la  vessie  attirée  par  la  traction  des  2  catguts. 

Ces  2  catguts  sont  ensuite  utilisés  pour  la  fermeture  de  la  brèche  vésicale  sur  la  sonde  ou 
le  tube  de  drainage  vésical. 

Cette  aiguille  permet  d’écourter  le  temps  opératoire,  particulièrement  facilité  dans  les  cas 
de  distension  vésicale. 
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prostatectomie  et  cystostomie 


“sâsstS?  8sTp.„ 

2«595.  Inciseur  de  la  muqueuse  vésicale  du  Legueu. 


Fig.  8861 

ur  Textrémité  dn  vésicale 


28623.  Valve  du  Pr  Legueu 
(fig.  8862). 

28624.  Valve  courte  en  acier  pour 
-  prostatectomie. 

Pincé  de  Museux,  à 
T) /6e  6  griffes  fines. 

*3076.  Pince  de  Kocher,  15  ^ 

3077.  -  -  18%. 

28628.  à,  g  griffes,  genre 


àe  Malécot  coudées 


28613;  -  3;r38^  _ 

286^!* 8870). 
286x4,  O^No  .4  à  28  (par  NOS  p,;^, 

286X6.  -  Z 


^Ivêc  çoîfdéf  du®Dr  Marion  (fig.  81 

28tjrNo  xo  permettant  l’irrigation: 

-^3Vno4\°:  |2l6l3"^:i°: 


caoutchouc  du  Dr 


Sondes  de  Pezzer  coudées  pour  fistules 
hypogastriques  (fig,  8873) 

_ _  à  28  (par  Nos  pairs)'. 

dralLaï  a'prèsToSaTcC^^^^  Drato  ïoudé  en.  berde^flffe  pour 

— - - - -  fistules  hypogastriques. 


— -  - - ^11^.  OOY^;. 

Sfsr«.ya,^t.Tr^, 


(jya 


Page  143 

3076.  La  pièce.  23 
3076.  InoxydaHe.  ■  33 
307.7.  La  pièce.  31 

SJJ  ^"4  ïlo  il. 

28594.  —  40 

28595. .  —  54 

28596.  —  50  , 

28598.  —  17 

28599.  —  18 


28601.  — 

28602.  — 

28603.  12  mi 
•  28603.  16  mu 

.  28603.  24  mi 
28603.  28  mr 
-  28604.  Le  mèi... 

I  28606.  La  pièce.  17 
28608.  —  22 

28609.  24  mr 
.  28609.  28  ml... 

286x0.  Le  mètre.  15 
i  28611.  La  pièce. 

~  28612.  . — 

?  28613.  — 

,  I  28614.  ■  — 


eL  dwÆW-t/iX  cü  Jiive^/Olyr-.^■>U■e^^X.  Jm.  eLl  if 

_  .y  •  ' 

"Dans  les  cas  où  la  Tessie  se  distend. 

T  Q  1*30.116  le  s  suj  ets 


difficilement  (anestï 
ont  l*a'bdomen  très  de 
du  Docteur  mSSA  afin 
facilité. 


E^CroTIQTJB.-  Après  avo.. 
n^al.et  en  présence  de  3a  j, 
duire  en  son  milieu,  l*extrém^ 
petit  mors  strié. Fermer  aussi tÔ. 
près,  dans  le  même  orifice  si  pos 
seconde  pince  en  la  refermant  de  s 
ne  reste  plus  ensuite  g.u*à  inciser 


7  28615. 


2859 
2859 
2859 
286b 
I  2860 
!  28602 
i  28603 

■  2860; 

.  2860; 

‘  2860; 

2860. 
i.  28606 
28608 
"i  28609 

‘  286i< 

’  28611 
i 28612 
:  28613 
,  1  286ii 
f  28615 
î  28616 
' 28618 
28619 
‘  !  28620 

■  28622 
j  28623 
J  2862^ 

]  «8635 

28628 

28629 

28630 
28631.  - 

28632. 
28633. 
38634.  24  ‘ 
28635. 31  è 
28636.  - 

28637.  6  : 
28637.  7  I 
28637^8^^] 

28637.  9  I 
28637.  10  n 
,,28637.  Il  I 
28637.  -12  B 
1 28637.  13  B 
,28637.  14  B 
\28637.  15  n 


Dans  les  oas  où  la  vessie  se  distend 
difficilement  (anesthésie  locale)  ou  encore  lorsque  les  suj'ets 
ont  1* abdomen  très  développé,  il  est  utile  d’employer  deux  pinces 
du  Docteur  MASSA  afin  de  saisir  et  fixer  la  vessie  avec 
facilité. 

EppTIQUa.-  Après  avoir  .refoulé  en  haut,  le  cul  de  sac  périto- 
‘nêal,et  en  présence  de  la  paroi  antérieure  de  la  vessie,  intro- 
I  duire  en  son  milieu,  l’extrémité  aiguillée  de  la  pince  jusqu’au 
petit  mors  strié. Fermer  aussitôt  cette  pince  et  introduire  tout 
près,  dans  le  même  orifice  si  possible,  le  mors  aiguillé  de  la 
seconde  pince  en  la  refermunt  de  suite  corarae  la  prenière.Il 
ne  reste  plus  ensuite  qu’à  inciser  au  bistouri  entre  les  deux 
pinces. 
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Jÿ  pièce. 

28508.  De  300  gr. 

La  pièce.  32 
28508.  de  400  gr. 

La  pièce.  34 
28508.  De 500 gr.  ' 

La  pièce.  36 
28677.  La  pièce.  30 


■  30  » 

625  n  \  So/fe  à  SofTs 


28666.  Nouvel  Appareil  col¬ 
lecteur  des  urines,  modèle 
Drapier,  pour  méat  hypo¬ 
gastrique  avec  cupule  mé¬ 
tallique  et  raccord  à  vis 
(déposé)  (fig.  8906  et  8905), 
permet  de  procéder  aux 
lavages  sans  nécessiter 
1  enlèvement  de  la  cein¬ 
ture  de  l’a-ppareil,  ce  qui 
est  d’une  très  grande  commodité  pour  le  malade. 

Cet  appareil,  tout  en  caoutchouc  pur,  possède  une  bande 
de  serrage  supplémentaire  passant  sur  la  cupule, 
donnant  une  pression  progressive  à  deux  effets  et 
réglable  à  volonté  par  les  boutons  laté¬ 
raux.  Ce  dispositif  supprime  les  dispo¬ 
sitifs  à  ressort  qui  ont  l’inconvénient  de 
rouiller  et  de  faire  saillie. 

28667.  Appareil  modèle  simplifié. 


Fig.  8907. 

^  28668.  Éclaireur  semi 

gide  du  Dr  F.  Cathelin  ’ 
(fig.  8907)  pour  éclai¬ 
rage  interne  des  champs 
opératoires,  prenant  à 
volonté  toutes  les  cou- 
dures  et  suivant  les 
courbes  de  l’écarteur. 
28669.  Grand  éclaireur  malléable  stéri- 
lisable  du  Dr  da  Sllvla  RioBranco 
genre  figure  8907,  pour  éclairage 
du  champ  opératoire  dans  la 
vessie  et  l’abdomen. 


TUMEURS  DE  LA  VESSIE 


chets  suspenseurs  avec  dépresseur 
à  crémaillère  du  Dr  F.  Cathelin  fig. 
8911)  avec  2  valves  courtes  et  2  val¬ 
ves  longues  interchangeables. 


28501.  Tube  double  de  Guyon  (fig.  8800,  page  142) 
28508.  Ballon  de  Pétersen  (fig.  8802,  page  142). 
28677.  Ténaculum  de  Guyon. 


25744.  Valve  vésicale  éclairante  stérilisable  à  170“ 
modèle  Drapier,  breveté  s.  g.  d.  g.  pour  éclai¬ 
rage  direct  de  la  vessie  (Pour  détails  complé¬ 
mentaires,  voir  page  173,  fig.  7601). 


Æ  Soifs 

2^^9.  Écarteur  vési- 
'^’^cal  du  Dr  Gourdet  à 
valves  ovoïdes  (fig, 
8910).  ^-IJf 


{ Voir  détails  complémentaires, 
fig.  10129,  page  177). 
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28730.  Pince  coudée  à  angle  obtus 
(fig.  8958)  du  Pr  P.  Ciluentes 
pour  la  ligature  du  pédicule. 


Cette  pince  est  destin, 
deçà  d%  ctamp  dans  cert 
pement  de  celui-ci  au  n 


if  de  la  ligature. 
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28722.  Pince  a  mors  mobiles  du 
C  Delagénlère  (fig.  8955) 
pour  -----  ’ 


^^ü^^ë'RÎvôÏÏ7~RÂ.RIS 


Fig.  8959. 

Pince  coudée  à  angle  aigu  (fig.  8959)  du  pr  P. 

Ciluentes  pour  la  ligature  du  pédicule. 

(fig-  8958  et  8959)  sont  utilisées  pourlE 
ligature  du  pédicule  rénal  lorsque  celui-ci  est  large,  très  court  et  pro- 
place,  les  2  pinces  forment  alors  un  parallèle 
gramme  évitant  1  échappement  du  pédicule  au  moment  de  la  ligature 


>  CHIRURGIE  DU  REIN 


NÉPHRECTOMIE 


28724.  Spatule  du  Dr  Tuilier  pour  énucléer  (fig.  8950) 
28725.  Bistouri  long  boutonné  du  Dr  Tuilier,  26  %. 
28726.  Lames  d’acier  du  Dr  Tuilier, 
pour  soutenir  le  n  ' 


^  ^  Page  145 

3085.  La  pièce.  22 
3085.  inoxydable.  31 

SiBg.  La  pièce.  55 

3169.  inoxydable.  IIO 
3360  his.  —  32 , 

3360  Ws.  inoxydable.  50  , 

aSy  10.  La  pièce.  52 
J28711. 


I 28713. 

I 28714. 

:  28716. 
128717. 
28721. 
28722. 

I 28723. 

1  28723.  in 
:  28724. 
-28725. 
28726. 
128728.' 

1 28730. 
‘28731. 


—  165 
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CHIRURGIE  DU  REIN 


NEPHRECTOMIE  (Suite) 


Compresseur  digital  du  F.  Cathelin  pour  pédicule  rénal  (fig.  8972). 
La  coupe  montre  un  des  doigts  en  caoutchouc  avec  sa  tige  centrale  métal¬ 
lique  souple  se  démontant. 


Fig.  5361 

*3502.  Aiguille  mousse  du  Dr  Lucas- Champlonnière,  à  grande  courbure 
(âg.  5361). 


27433.  Sonde  urétérale  éclai¬ 
rante  (fig.  8464)  du 
Dr  Tuason  (de  Ma¬ 
nille)  pour  le  repé¬ 
rage  de  l’uretère  au 
cours  des  grandes 
interventions  c  h  i  - 
rurgicales  (uretère, 
bassinet,  rein). 


r  fig.  8810,  page  142). 


Fig.  5361. 

*3500  et  3501.  Aiguille  mousse  de  Desohamps.  droite  ou  gauche  (fig.  5360) 


Fig.  8982. 

28761.  Curette  fenêtrée  pour  extraire  les  calculs  (fig.  89 
28762.  — T  mousse  pleine  du  Pr  Delbet  (fig.  8984). 


Fig.  8978. 

uu  u*  r.  uainellr 
Appareil  pour  fistule  rénale 

{fig.^9016,  page  148)  et  rt _  _  , 

i^ememe,  avec  coquille  métallique  recouverte  caoutchouc, 

6  7  ./^f  '  - 

meme,  sans  coquille  métallique,  tout  caoutchouc.  ^ 
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CHIRURGIE  DU  REIN  (Suite) 


1 


28813.  Support  du  Df  Papln  pour  soutenir  la  cuisse  dans  la  néphrectomie  (fig.  9030). 
28814.  inclinaison  du  D'  Papln  pour  soutenir  le  bras  dans  la  néphrectomie 


28810.  Support  a  élévation  du  rein,  se  plaçant  sur  toutes  les  tables  d'opération  (la  fig.  9028 
montre  le  support  abaissé,  et  la  fig.  9029  représente  le  support  relevé  en  position 
opératoire)  Le  nouveau  dispositif,  adapté  sur  ce  support,  donne  l’élévation  et  la 
descente  d  une  façon  progressive  et  sans  à-coups. 

28811.  Le  même,  permettant  en  plus  d’obtenir  à  volonté  une  élévation  inégale  à  droite  ou  à 
gauche,  pour  placer  le  malade  en  position  oblique. 

28812.  Support  à  élévation  du  même  type  que  le  28811,  mais  avec  fixateurs  en  forme  de 
papillon  pour  maintenir  l’opéré  en  position  latérale. 


Grand  bassin  en  cuivre 
nickelé  avec  support  pelvien 
et  appuie-dos  (fig.  9034), 
spécial  pour  les  pansements 
après  cystostomie. 


Grand  bassin  en  métal 
nickelé  du  D'  Marion  pour 
mettre  sous  l’opéré  pendant 
l’onération  de  la.  -nrosta.ter- 


A 


9044. 


28844.  Trocart  du  D'  Morel  pour  la  tunnellisation  des  autoplasties  urétrales, 
avec  3  canules  (fig.  9044). 

28845.  Tubes  de  Gain  en  plomb  (fig.  9049).  La  hrochette  de  10. 

28846.  Barrettes  de  GalU  en  plomb.  Les  deux. 

28847.  Fil  d’argent  de  3/10  de  %.  Le  rouleau  de  1  mètre. 

28848.  Fil  de  bronze  d’aluminium  de  3/10  de  %.  Les  5  mètres. 

Dilatateur  préputial  du  D'  Cl.  Simon,  modèle  Drapier  et  Fils  (déposé) 
(voir  fig.  9656,  page  159). 


SPERMATORRHÉE 

28860.  Appareil  à  griffes  de  Nuck  contre  la 
spermatorrhée. 

28861.  Compresseur  prostatique  de  Trous¬ 
seau,  contre  les  pertes  séminales. 

Canule  rectale  du  Dr  Albarran,  à  double 
courant,  pour  les  irrigations  chaudes  fvoir 
fig.  9103,  page  152).  ^ 

Canule  rectale  en  caout¬ 
chouc  du  DrBoulanger, 
à  double  courant,  pour 
les  irrigations  chaudes 
(voir  fig.  9102,p.  152). 
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Trousse  d’urgence  du  D'  No- 
guès,  en  boîte  métal  nickelé, 
support  mobile  avec  instru¬ 
ments  fixés  sur  chevalets. 
Elle  comprend  ; 

I  Méatotome. 

28892.  3  Explorateurs  du  P*'  Guyon. 
28893.  I  Lithotriteur  mors  plat  n» 
I  1/2. 

Sonde  évacuatrice  à  mandrin. 
Pince  à  corps  étrangers. 

I  Urétrotome  de  Maisonneuve. 
I  Trocart. 

I  Petite  boîte  métal  nickelé  de 
165  X  85  X  20 
contenant  : 

I  Paire  de  ciseaux. 

1  Bistouri. 

r  Sonde  cannelée  en  argent. 

2  Stylets  en  argent. 

I  Pince  à  dissection. 

1  —  à  dents  de  souris. 

2  Pinces  hémostatiques. 

I  Housse  en  fort  cuir  havane  ou 

noir,  avec  poignée. 

Total. 


TROUSSES  POUR  LES  VOIES  URINAIRES 


28891. 


28894. 

28895- 

28896. 

28897. 


28899 

28900 

28902 
•  28903 
28904 


28907 


Eig.  9060.  pig  9oei. 

Trousse  de  ville  du  D'  Noguès  se  composant  de  4  boîtes  en  métal  nickelé  dont  i  pour  les  sondes  i  rrour 
(fl“^9060®ef  goeTr®"®^'  ■'  "  instruments  et  1  pour  les  seringues  avec  2'fiaœns 

28909.  ni  flacons)  réunies  kans  une  enveloppe  en  toile  de  chasse  avec 

28910.  Les  4  boîtes  (sans  instruments  ni  flacons)  réunies  dans  une  trousse  en  maroquin  ou  en  cuir  havane. 
Nota.  —  Nous  établissons  à  la  volbnté  de  MM.  les  docteurs  toutes  les  compositions  de  trousses. 


Trousse  d’urgence  de  ville  du  D' 
F.  Catheliu  pour  l’examen 
extemporané  d’un  malade  uri¬ 
naire  rétréci-prostatique,  cal- 
culeux  : 

28912.  I  Tube  à  sondes  gros  modèle 
avec  bouchon  à  panier  pour 
trioxyméthylène . 
Explorateur-résonnateur  du 

P'  Guyon. 

Mandrin  coudé  du  P'  Guyon 
avec  cône  à  vis. 

28915.  I  Mandrin  courbe  du  Guyon 
avec  cône  à  vis. 

28916.  Seringue  vésicale  tout  métal  ar¬ 
genté  150  gr.  avec  3  embouts. 

28917.  I  Boîte  métal  nickelé  140x55 
X  45  pour  petits  accessoires. 
2  Cases  pour  flacon  à  l’huile, 
r  Case  pour  fils. 

28918.  I  Boîte  métal  nickelé  450x140 
X  50  avec  chevalet  pour  les 
instruments  ci-dessus. 

28919.  I  Housse  en  cuir  havane  avec 
compteur  pour  tube  à  sondes 


Trousse  de  ville  du  Dr  Papin  pour  chirurgie 
urinaire  en  maillechort  extra-blanc  nickelé  de 
420  X  230  X  80  %  (fig.  9065)  comprenant  : 

1“  Un  plateau  de  fond  admettant  : 

2"  Une  boîte  à  chevalet  avec  4  béniqués,  du  no  46 
au  n°  52  ; 

3“  Deux  boîtes  avec  une  case  pour  sondes  propres 
et  une  case  pour  sondes  souillées  ; 

4°  Une  boîte  avec  chevalet  comprenant  un  ex¬ 
plorateur-résonnateur  de  Guyon,  deux  mandrins 
courbes  et  coudés  avec  cônes  pour  sondes,  un 
urétrotome  complet  du  professeur  Legueu  avec 
ses  deux  lames,  un  mandrin,  une  bougie  conduc¬ 
trice  et  une  pince  à  corps  étrangers  ; 

5“  Une  boîte  avec  chevalet  comprenant  :  un  litho¬ 
triteur  à  mors  plats,  une  seringue  vésicale  de 
Guyon  argentée  100  cc.  avec  2  embouts,  une 
seringue  urétrale  tout  en  verre  de  10  cc.,  une 
seringue  en  verre  de  5  cc.,  une  seringue  en  verre' 
de  2  cc.  a'vec  2  aiguilles  en  platine  pour  injections 
hypodermiques,  une  aiguille  de  Tuffler  en  platine, 
une  aiguille  épidurale  en  platine,  un  enibout  à 
échelle  en  argent  pour  instillations,  une  olive  de 
Guyon  en  caoutchouc,  une  case  pouvant  contenir 
des  gants  et  du  coton. 


TROUSSE  POUR  LA  CHIRURGIE  URINAIRE 


I  Tube  pour  sondes  souillées 
avec  bouchon. 

Total. 


6“  Une  boîte  avec  5  cases  dont  3  peuvent  contenir 
des  produits  pharmaceutiques  (oxycyanure,  co¬ 
caïne,  etc.),  ouate  et  compresses,  et  2  contenant  un 
flacon  en  verre  bouché  métal  pour  huile  et  un 
autre  pour  glycérine  ; 

7°  Une  boîte  avec  chevalet  contenant  :  2  bistouris, 
I  aiguille  de  Reverdin,  i  méatotome,  i  trocart 
pour  ponctions  de  la  vessie  ; 

8“  Une  boîte  avec  chevalet  contenant  : 

1  paire  de  ciseaux  droits  15  %  ; 

I  —  —  courbes  15  %  ; 

3  pinces  hémostatiques  de  Péan  ; 

3  —  — ■  de  Kocher  ; 

I  —  à  dissection  ; 

I  sonde  cannelée. 

28930.  Prix  de  la  trousse  complète  sans  les  ins¬ 
truments  ci-dessus. 

28931.  Housse  en  fort  cuir  havane  à 
28932.  La  trousse  du  D'  Papin  complète  (fig-  90“°) 
avec  sa  housse  en  cuir  havane  et  tous  les 
instruments  indiqués  ci-dessus. 


Pour  les  prix  et  la  table  alphabétique 
noms  d’auteurs,  consulter  le  cahier  spécial 
encarté  à  la  dernière  paRe  du  cataloSuej_ 
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28893. 

28894. 

28895. 


28903 

28904. 

28905. 

28906. 

28907. 


trofissé.  1485 
28909.  Les  4 

boîtes.  650 
28910.  —  800 

28gi2.  La -pièce.  28  . 


2892  i.La  trousse. 860 
28930.  —  720 

28931.  La  pièce.  260 

28gi2.Latrousse.'2.8']5 


Page  150 

1  pièce.  295  « 

25843.  ü  y  5 

27499.  -  2'g  , 

275oopnx  sur  demande. 
2ogoo.  La  pièce.  240  », 


28966. 

28967. 

28968. 

<>28969. 

28970. 

28971. 

28972. 


7^ 


Fig.  9076. 


INSTRUMENTS  ET 

28960.  Baquet  ovale  roulant  pour  panse¬ 
ments  sales,  avec  couvercle  à 
pédale,  modèle  Drapier  et  Fils 
(fig.  9076). 

28965.  Guéridon  d'urologie  des  Dr®  Heltz- 
Boyer  et  Chaignon  (fig.  9077), 
modèle  Drapier. 

Ce  guéridon,  extrêmement  commode 
pour  la  pratique  urinaire,  est  construit  en 
tubes  d’acier  laqués  avec  roulettes  caout¬ 
choutées,  il  comprend  :  2  cuvettes  en  por¬ 
celaine  pour  solutions,  2  pots  en  porcelaine 
pour  placer  les  seringues,  z  flacons  pour 
huile,  2  verres  à  pied,  3  éprouvettes  pour 
cystoscopes  et  optiques,  2  tubes  à  sondes 
urétrales  avec  dispositif  du  Dr  Heitz- 
Boyer  breveté  S.  G.  D.  G.,  6  tubes  à  son¬ 
des  urétérales  avec  dispositif  du  Dr  Heitz- 
Boyer,  2  plateaux  émaillés  34  X  23. 
28966.  Guéridon  d’urologie  desD''^  Heltz, 
Boyer  et  Chaignon,  modèle  ré¬ 
duit  comprenant  :  i  cuvette  pour 
solutions,  2  pots  en  porcelaine 
pour  seringues,  i  fla¬ 
con  pour  huile,  3  éprou¬ 
vettes  pour  cystosco¬ 
pes  et  optique,  2  tubes 
pour  sondes  uretra.es 
et  2  pour  sondes  uré¬ 
térales  avec  dispositif 
breveté  S.  G.D.  G.  du  IF  Heitz- 


28970.  Urinai  de  jour  en  caoutchouc 
pour  incontinence  d’unne  chei 
l’homme  modèle  Drapier  (fig 
9079),  avec  garniture  exté¬ 
rieure  en  tissu.  Ce  genre  d  urinai  a 
l’avantage  de  n’être  pas  froid  au  contact 
de  la  jambe  et  de  ne  pas  irriter  la  peau. 

MESURES  ADONNER  POUR  LES  URINAUX 

POUR  HOMMES 

Joindre  à  toutes  les  demandes  d'urinaux  la  circon¬ 
férence  du  corps  prise  sur  les  hanches,  la  hauteur 
approximative  de  la  personne,  le  volume  des  parties 
(moyennes  ou  grosses),  la  longueur  de  l  entre-ïambe 


ACCESSOIRES  pour  la  PRATIQUE  URINAIRE 


25842.  Grande  éprouvette  murale  pour 
sondes  souillées  avec  couvercle  à 
pédale,  modèle  Drapier  et  Fils 
(déposé)  (fig.  7775).  L’éprouvette 
de  460  %  X  95  %  est  en  verre  bleu 
ou  jaune  qui  dissimule  les  sondes 
souillées. 

25843.  Éprouvette  pour  sondes  souillées, 
sans  couvercle,  montée  par  2  col¬ 
liers  nickelés,  long,  de  l'éprouvette 
380  %  X  60 


ENSEIGNEMENT  CYSTOSCOPIQUE 


27499.  Vessie  tout  en  caoutchouc  pour  l’en¬ 
seignement,  montée  sur  pied  sup- 

27500.  Vessie  du  Dr  Tissot  nouveau  modèle 
pour  l’enseignement. 


URINAUX 


Fig.  9080. 

Support-urinal  du  D^  Tissot,  modèle  Drapier  (déposé)  (fig.  9080).  Cet  appareil  est 
destiné  à  maintenir  en  bonne  position  l’urinal  en  verre  dans  le  lit  du  malade 
sans  risque  de  renversement.  Il  se  place  sous  les  cuisses  et  n’occasionne  aucune 
gêne.  Composé  d’un  collier  flexible  en  acier  nickelé  et  d’une  armature  en 

aluminium,  cet  appareil  est  d’un  nettoyage  facile.  ,  ^  _ _ 

J  »  28967.  Support-urinal  du  Dr  Tissot  (fig.  9080) 

S  _  !  avec  l’urinal  en  \erre. 

t  28968.  Le  même,  recouvert  d’une  gaine  en  caout- 

/  BBl  \  28969.  Urinai  en  verre  pour  hommes  (seul). 

28971.  Urinai  de  nuit  pour  hommes  (fig.  9082)  en- 
tièrement  en  caoutchouc  avec  sous-cuisses. 


La  ceinture  entre  à  coulisse  dans  la  tête  de  l’urinal. 

Cet  appareil  admet  la  verge  et  les  bourses 
de  l’incontinent. 

28972.  Urinai  de  jour  et  de  nuit  pour  femmes 
(fig.  9081),  permettant  le  port  de  l’ap¬ 
pareil  aussi  bien  dans  la  position  debout 
que  couchée. 
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,29010.  Laxor  du  Dt 
'  Burnier  (de  Lausanne) 
(fig.  9094). 

,  ,  Ce  nouvel  instnimenf  est 

aestnie  au  traitementdela  constipation 
et  des  hémorroïdes  par 
dilatation  sphinctérienne  c‘ 
massage  anal. 


RECTUM  ~  ANUS  —  HÉMORROÏDES 

Doigtiers  du  Pr  Legueu,  avec  protège-main  (voir  fig.  6187,  page  42). 


Fig.  9095. 


29004.  Canule  pour  entéroclyse,  modèle  Drapier  et  Fils  à 
.<«05.  J 

29006.  Gorgeret  en  ébène  pour  le  rectum 
29007.  Sonde  soupl®  »- 


_  »JUi  le  rectum. 

Ces  cônes  se  font  en  3  grosseurs  ; 

'  "  '  ' ’^^s^URAPIER  4  FILS'%,^ 


- -  cil  3  grosseurs 

29015.  Diamètre  de  bulbe  15  ^9' 
_J  29016.  _  _  22  in 

Fig.  9094,  29017.  -  .  .  28 


’uR.APIER  4  fIl? 

Fig.  9099. 

29020.  Canule  métallique  à  dou¬ 
ble  boule  pour  lavements 
goutte-à-goutte,  pour  adultes. 
29021.  La  même,  pour  enfants. 


29009.  Appareil  en  caoutchouc,  avec 
ceinture,  pour  maintenir  les 
hémorroïdes  (fig.  9097). 


Fig.  9098. 
mandrins  de  Hégar  (fig.  9098),  en  métal 
nickefe,  gradues  par  millimètres  (voir  page 

29022.  Boug^es^  dilatatrices  en  caoutchouc  soulîC  di^»  0 

29023.  Bougies  dilatatrices  en  gomme,  du  n»  i  au  n»  11. 

26300.  Pince  pour  électrolyse  (fig.  7951),  se  montant  su 
tous  les  dilatateurs  d'Hégar. 

treveté  S.  G.  D.  G:, .modèle Dmpire 
épa/sses^®'  propulseur  électrique  pour  émulsions 

Ces  appareils  fonctionnent,  à 
volonté  sur  courant  alter¬ 
natif  ou  continu  no  volts 

29030.  Grand  modèle 
pour  services  hospita¬ 
liers  avec  compresseur 
automatique. 

29031.  Modèle  indivi 
duel  avec  compression 
par  soufflerie 
caoutchouc. 


Supplé¬ 
ment  pour 
appareils 
fonction- 


g.  9105), 


Fig.  9105. 

29028.  Appareil  pour  goutte-à-goutte  rectal  de  Murphy 

KOutte'*L®veîîr^’t°“^*'^’  i^'^n  regard, ^compte- 

ffig  9105).  ®  Orapier  à  2  œils  gradués 

29029..  C^ule  en  verre  à  ÿuble  courantduDi  Bensaude  (fig.  9104) 
pour  lavage  continu  du  rectum  °  ’ 

les  canules  habituellement  utilisées  pour  cetusage^ 
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La  pièce,  zo 

29004.  —  Il 

29005.  —  1° 

29006.  — 35 

29007.  — *■  17 

29008.  —  20 

29009.  —  95 

29010.  Prix  pour 
le  malade.  150 
29010.  Prix  pour 
le  docteur.  120 
29015.  La  pièce.  28 
29016.  —  3° 

29017.  —  32 

29022.  —  3 

29023.  olivaire.  6 
29023. cylindrique. 4  ' 

^9026.  /  -  50 

29027.  —  22 

29028.  — ■  7° 

29029.  de  10  à 
ïxmm.  Lapièce.  zo 
29029.  de  16  à 
17  mm.  pièce.  55 
29029.  de  20  à 
25  mm.  Lapièce.  60 
ago^o.  Lapiece.  4900 
29031.  — •  335° 
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Anuscope  écarteur 
a  crémaillère  et 
éclairant  du  Dr 
Savlgnac,  modèle 
Drapier  et  Fils  (fie. 

9122)  avec  valves 
interchangeables 
et  dispositif  éclai¬ 
rant  stérilisable 
(breveté  s.  g.  d.  g.), 
be  modèle  permet  l’écarte- 
ment  progressif.  La  lam¬ 
pe  stenlisable  se  déplace  à 
volonté  en  longueur  et  peut 
se  fixer  sur  l’une  ou  l’autre 

“Pératiofis  rectales  et  les  applic: 

29068.  Anuscope  du  D'  Savlgnac  (fig.  9122), 

20060  ^  dépresseur. 

^  ^  paire  de  valves  de  rechange  plus  larges 

"  pplémfn 


3  trois  valves.  Il  est  utilisé  pour 
’es  applications  de  radium. 

"■  1  paire  de  — ’ — 


29070.  Supplément  pour  une  paire  de  valves  étroites  de  25 


29071.  Anuscope  grillagé  éclairant  du 
Dr  Moutier,  modèle  Drapier  dé¬ 
posé  (fig.  9125)  avec  lampe 
coulissante  pour  examens  de 
l’anus  et  applications  de  ra¬ 
dium. 
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ANUS  —  RECTUM  (s«ite.)  —  INJECTIONS  SCLÉROSANTES 


li/ifi  'P.lf 

Seringue 
né  ^  e:arniture 


„  -,  .  de  5  ce.,  à  bouton  plein  avec 

garniture  à  ailettes  du  Dr  Zorraquln  (fig.  9140) 
type  ‘ï" 

XTilrâ,!"  |«)S;  rons. 


Fig.  9141. 

r.  Ajutage  coudé  du  D'  D.  Beveragffl  fde  Buenne. 
91401  s'adaptant  à  la  seringue  (fig. 

écrtsabir  interchangeables  à  embase 

parTattn^r:,:4^ 

'■  vei-re  contenant  6  aiguilles  très  fines  à 

embase  malléable  pour  injections  sclérosantes. 


Fig.  9144. 

29109.  Seringue  du  Dr  Bensaude  pour  injections  scléro- 
ifi  traitement  des  hémorroïdes 

(fig.  9143),  en  boite  métal  avec  2  allonges  droites 
de  longueurs  variées  et  i  tube  de  6  aiguilles  à 
embase  ecrasable  et  i  embout  permettant  d’utiliser 
ces  aiguilles  (fig.  9144). 

291 10.  Aiguilles  très  fines  (fig.  9142)  pouvant  se  monter  à 
irottement  sur  1  embout  de  la  seringue  du  Dr  Ben¬ 
saude.  Supplément,  la  pièce. 


29115.  Everseur  du  Dr  Flldermann,  woiièfo  Drapier  (déposé), 
pour  le  traitement  des  hémorroïdes  (fig.  9145)  par 
les  injections  sclérosantes. 

Cet  appareil  permet  d'obtenir  la  procidence  des  hémorroïdes 
internes.  On  peut  de  cette  façon  les  examiner  à  un  éclairaee 
normal  et  procéder  librement  et  sans  aide  à  l’exploration  des 
ampoules  et  a  leur  injection. 

20042.  Table  du  Fildermann,  (modèle  Drapier)  pour  le 
traitement  des  hémorroïdes  et  des  varices  par  la 
méthode  des  injections  sclérosantes  (voir  fier.  5882 
page  30). 


ANUSCOPES  -  RECTOSCOPES 


29120.  Tube  rectoscopique  du  Dr  Reynès,  en  verre  gradué, 
permettant  1  examen  rectoscopique  à  Taide  d’un 
cystoscope. 

gradués  du  Dr  Bensaude,  modèle 
pavillon  démontable  oxydé 


*  —  12  %  X  12  %.  “  Fig,  9152. 

29126.  Rectosoope  du  Dr  Bensaude  (fig.  9155)  composé  de  : 

0  2  gradués  de  lo,  15  et  35  %  avec  leurs  mandrins  respectifs  ; 

-C;/  .  3  oculaires_ en  sifflet  avec  tubulure  d'insufflation; 

-  I  manche  eclaireur  à  lumière  projetée  avec  3  lampes  de  12  volts  ; 

^  3  ocu  aires  ronds  avec  tubulure  d’insufflation  et  prise  de  courant  pour  l'éclairage  porté  ; 

3  tiges  porte-lampes  avec  6  lampes  de  4  volts  pour  lumière  portée  ; 

I  paire  de  cordons  ;  r  r  r  . 

I  soufflerie. 

Le  tout  sur  chevalets,  en  boîte  métal  nickelé. 

29127.  type  de  celle  qui  est  adaptée  sur  le  rectoscope  Drapier  (fig:  9160, 

29128.  Tiges  en  bois  porte-coton  du  Dr  Bensaude,  2  longueurs,  pour  rectoscopie. 

29129.  TABLE  à  POMPE  du  Dr  Bensaude  spéciale  pour  rectoscopie. 
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"  •  "^gROUSSE  .:p.»IIirS!PRIMBCTTS  du  Dr.FILPEBMÆTr-  ;  - 
pour  le  traitement  des  fistule  s.- - 


DRAPIER  &  FILS 


Iiôs  fistulos  intrs  ou  sous—spliinctérieniies  a'uérl'5<3fln'l‘  ■no'»»  aiTn'nia 
inolslon.-  Pour  cela  on  so  aart  a'un  de  eerms  font 

dans  la  trousse  un  ^eu  conplet.-  On  choisi?  L  fifau  cLlb?e  a?pro?rin^^ 
on  1* introduit  dans  le  trajet-  Ce  fil  ne  pique  pas?  il  nelliï^Ss  le  flus- 
-ses  route  s  f  il  se  moule  sur  le  trajet  sou -vent  sinueux  de  la  fistule  -  Le 
doigt  dans  le  rectum,  ou  si  l»on  se  sert  du  spéculum,  uni  pincI  sSlit  il 

1  fil;  on  tire  sur  le  fil  et  on  en  noue  ensemble  les  deux  bouts-  I 
Stru^ue^o"^ta^*"  "  anaathéale  locale.  Jusqu'à 

santsene 

coapter  et  m^me  détruire  mécaniquement  la  membrane  mrulente  -  C'est 

SÆrf4ra?J5rssS 

T  II  y  a  tout  un  Jeu  de  ces  sondes  barbelées,  de  nlus  en  nlusornc 

sonde-  oi  introduit  irmlSn" 
e?  al  i  ^  provoque  1 -avivement  des  enfices  mme5?eT 

P.S.- 


. OBSERVATIONS  de  MORSIECTR  LE  DOCfEUR  FILISmîATT.- 
fl^tulalre  av^c^i^e^^u'^t^e^" 


:ïî:  iiS^ir^rif  luir,, 

ï^i.TTiiui  a  HT. 

la  natule,  îfr^^r^^^eTIf à^^^tlr^f r^r^n^r:!f 

ta  t?StlLnrqudafen"tao”"dfpar- 

pcrtlon®de  100  S5‘a?^rlp"«'f/S  otael'Sf  fTa^nuIlcSÜ^^”^ 
branches  d^'"  récidives  est  la  multiplicité  des 

....T.S.V.P . 


::-u'  <3  --'Cf,  cr:' ,ô5üiJ0'i,+  ! 
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>-  »  edsioi  eisplHst èm 
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DRAPIER  &  FILS 


Si,  malgré  un  sérieux  traitement  général,  la  récidive  continue 
le  chirurgien  devra  intervenir  par  1  ^extirpation  de  toute  la  masse  parcourue 
-par  les  trajets  fistuleux)-.- 


J’ajoute  qu’une  récidive  peut  encore  survenir  après  l’interven¬ 
tion  chirurgicale,  mais  alors  une  nouvelle  application  du  procédé  décrit 
pourra  assurer  la  guérison  définitive.- 


fistule. 


-  r-TBAITEEElIîT  des  PISTUISS- MIMISL  0PERAT0IR3- DRAPIER  &  FILS 

Les  instruments  étant  stéraisés,  le  mslade  eouohé  sur  le  c8té 

teinture  d'iode.- 

Introduire  la  pointe  de  la  oamle  et  Injecter  fOus  Pression,  en 
Men  l'orifice*  20c.de  la  solution  de  novocaîne  à  I attendre 

SHB 

ISIyei  il  lepller  le  tout  du  fil,  afin  de  s'assurer  qu'on  a  atteint  l'orl- 
fioe  interne  de  la  fistule. - 

Retirer  le  fil  et  introduire  une  sonde  de  m^me  calibre.- 
Enduire  de  vaseline,  petit  à  petit,  le  rectum  et  la  peau  autour 
de  l'orifice  externe,  pour  éviter  l'irritation  que  pourrait  déterminer  la 
solitiSn  de  slficylate^æ  soude.-  Injecter,  en  retirant  la  sonde,  Ecd.  de 
solution  de  salieylate  de  soude  a  30^*- 

Reccmmencer  tous  les  deux  jours,  jusqu'à  œ  qu'm 
paration  suffisante î  en  une  ou  deux  semaines  on  a  terminé  cette  préparation 
qui  permet  de  découvrir  les  trajets  secondaires.- 

On  procède  alors  à  l'avivement  de  la  membrane  purulente  de  la 

Introduire  une  sonde,  passer  2cd.  de  la  solution  de  novocaîne 
à  2®  mis  un  cc.  de  solution  de  salieylate  de  soude  à  50^; introduire  dans 

de  qui  le  dégagera  et  retirer  le  mandrin  engaîné  de  sa  sonde. 

qi  la  fistule  peut  admettre  un  mandrin,  de  gros  calibre,  on 
injectera  les  soiîttofsl  iCide'de  la  camle;  on  ne  se  sert  pas  de  sonde 
dans  ce  cas.- 

le  malade  devra  prendre  un  repos  relatif  le  jour  de  cette  der¬ 
nière  intervention  qui  sera  souvent  décisive.- 

Le  malade  dcTra  éviter  la  constipation  et  introduire  malin  et 
soir  après  les  selles  la  pommade  suivante  : 

Cdllargol  :  I 
Vaseline , 

lanoline  à  20  grammes; 
dans  un  tube  avec  embout  rectal.- 

BEC ion  scléreuse  des  hâaorroldes  en  même 
temps  qu'à, la  préparation  à  l 'oblitération  scléreuse  des  fistules  pértanales 
-(v.  îoxémie  variqueuse,  chez  Jouve )-.- 

Toutes  les  fistules  ne  seront  pas  oblitérées  du  premier  coup.'- 
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DRAPIER  &  FILS 


Le  malade  de  va  revenir  à  la  moindre  manifestation  pathologique 
de  la  région.-  Ne  pas  attendre  l'ouverture  spontanée  d'une  collection.- 


Sn  cas  de  multiplicité  de  trajets,  s'efforcer  de  la  supprhner 
en  incisant  les  branches  jusqu'à  leur  confluence.-  Le  traitement  décrit 
devant  s'appliquer  principalement  aux  trajets  dont  l'incision  serait  nuisi¬ 
ble,  tels  que  ceux  des  fistules  eiîtra- sphinctérienne  s.- 
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29144-  Rectoscope  Drapier  (breveté  s. 

un  ajustage  porte-lampe  monté 
à  la  longueur  de  chaque  tube,  ' 
avec  bague  à  vis  pour  examen 
29145.  Le  même,  en  boîte  métal  nickelé. 

29146.  Même  composition  que  le  n»  29144, 

29147.  Le  même  que  le  n»  29144,  mais  avec  aispusitn  a  j  - - -  a-  ^m-  -  -  -  -  _  onfanfc  r, 

29148.  Le  même  que  le  n»  29144,  mais  avec  dispositif  à  irrigation  et  3  tubes  laveurs  de  20,  25  et  30  ^  et  un  tube  enfants  o 

Statif  du  Dr  Heitz-Boyer  pour  maintenir  les  rectoscopes  et  libérer  les  mains  de  1  operateur  (voir  type  fig.  8427,  page  126). 

RECTOGRAPHE  DU  D''  M.  DELORT 


T  P  rertoeraDhe  du  D^  Delort,  modèle  Drapier  (breveté  s.  g.  d.  g.),  d'une  grande  facilité  d’utihsation,  est  un 
PT^pî^citreur  des  images  rectoscopiques.  Cet  appareil  emploie  soit  le  procédé  du  dessin  sur  calque,  ^ro- 
duFstTntdef  épreuves  analogue®  aux  calques  radiologiques,  soit  le  procédé  de  la  photographte  qm,  grâce  à  1  excel- 
We  de  son  Fvstol  optique  permet  dé  prendre  des  instantanés.  Ainsi  se  trouvent  reperes  et  fixés  les  aspects 
Que  ron  éteit^du  point  dl  vil  didactique  et  du  point  de  vue  thérapeutique,  si  gene  de  ne  pouvoir  conserver 
Hancî  leur  forme  rigoureusement  exacte.  (Envoi  de  la  notice  descriptive  sur  demande.)  ^4.  i  •  wu 

dans  leur  lor^  g  delort  ffig  9162)  pour  la  photographie  seulement,  complet  en  boite  métal  nickele. 

2oî  sa  Roctoirapho  du  D'  Delort,  modèle  Drïpier,  avec  le  dispositif  pour  la  photographie  et  le  dispositif  pour 
le  dessin  sur  calque,  complet  en  boîte  métal  nickelé. 

pÎRÂPÏËR^rï^LST^ÎÎTï^e  de  RivôîîTPÂRÏS 


Image  de  rectum  normal. 


Image  de  rectum  normal. 
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rectoscopie 


(Suite.) 


Kectoscope  opérateur  du  Dr  Bensaude,  modèle 
^rapier  et  Fils,  breveté  s.  g.  â  g 
avec  mandrfn 
introducteur,  éclairage  interne  et  op¬ 
tique  réglable,  modèle  Drapier,  donnant 
20  T  S,  ™  grossissement  de  2  fois  et  demie. 

29i»2.  Kectoscope  opérateur  du  Dr  Bensaude 
avec  r  tube  de  15  ^  de  long,  calibre 
^■^ec  ses  accessoires  en 

'  *  r™''”"  /ri" 


29186.  Guéridon  roulant  du 
Dr  Bensaude  pour  rectoscopie 
modèle  Drapier  et  Fils 
(fig.  9174)  60  X  40  X  8c 
entièrement  en  cuivre  nickelé, 
tablette  supérieure  en  glace 
avec  galerie  d’entourage,  grand 
plateau  en  cuivre  nickelé 

t  2°  plan,  destiné  à  iccc- 
--  les  instruments  souillés  ; 
grandes  éprouvettes  en  verre 
-ont  disposées  latéralement  de 
chaque  côté  du  guéridon,  l’une 
^  pour  les  tiges 


Fig.  9179. 

29195.  ^.^“^^^«^“iversel  permettant  d’adapter  tous  les  ins- 
inaMh"  seS  “  rectoscopie  (fig.  9177),.  le 
^'ous  avons  créé  des  tiges  de  trois  longueurs  à 
pas  de  vis  terminal  se  montant  sur  le 
manche-universel  et  permettant  l’uti- 
lisafion  des  embouts  opéva- 
leurs.  Ces  tiges,  une  lois 
l  embout  monté,  ont  respecti-. 
vement  215  X.  305  Z 
390  X  de  longueur. 

29196.  Tige  courte  à  pas 
de  vis  terminal  pour  utili¬ 
sation  dans  le  tube  opéra- 


teur  du  rectoscope 

du  Dr  Bensaude 
n"  29182. 

29197.  Tige  moyenne 
à  pas  de  vis  terminal 

pour  utilisation  dans  T.-jo-  qi-7-7 

le  tube  sigmoïdosco-  • 

pique  du  Dr  Bensaude,  n"  29184  ou  le  tube  de 
rectoscope  Drapier  9160.  ^  e  tube  de 

29198.  Tige  longue  à  pas^^^^^ 

es  tubes  de  2j  et  30  ^du  rectoscope  Drapier  9160 
29199.  Embout  opérateur  -î  mni-= 

(fig.  9178),  ^  ronds  tranchants 


Aspirateur  du  D'  Ben¬ 
saude  (fig.  9175,  mo¬ 
dèle  Drapier  et  Fils], 

pour  le  nettoiement  'par  aspiration  de  toutes  les 
mucosités  rectales  et  pouvant  servir  également 
pour  tous  les  usages  de  la  chirurgie  générale. 
Avec  groupe  moto-pompe  1/2  HP.  Puissance 
de  vide  :  35  %  de  Hg  ;  vidant  sans  la  canule 
I  litre  d’eau  en  5  secondes  ;  monté  sur  panneau 
marbre  de  33  x  40  avec  cordon  et  prise  de  scc- 
’.oupe-circuit,  démarrage  par  pédale  à  3  vi- 

- ;  bocal  récepteur  en  verre  de  2  litres, 

tube  en  caoutchouc  et  raccord  avec  canule  du 

- D'Bensaude  pour  aspiration  rectale  (sur  demande, 

pouvons  adapter  un  bocal  d’un  volume  plus  grand). 

[o  volts.  I  3^'  S"''  gumiddn  nic- 

5oi og  kele,  supplément. 

20  —  29192.  Canule  rectale  du  D'  Ben- 

jQ _  saude  pour  monter  sur 

»  I  l’aspirateur  électrique. 


29200.  Embout  opérateur  à  griffes  (fig.  9179). 

29201.  Embout  opérateur  à  morcellement  pour  biopsies 
(fig.  9180). 

29202.  Embout  opérateur  en  ciseaux  (fig.  9181) 

29203.  Embout  opérateur  du  Dr  de  Nabias  à  mors  ovales 
pour  biopsies  (fig.  9182),  avec  fenêtre  inférieure  à 
croisillon  empêchant  la  partie  prélevée  de  tomber. 

7519,  égàU- 


DRAPIER  et  FILS,  41,  rue'^^’'Rh)5h7'p;^is 


s  Nota  :  Voir  page  77  les  instruments  7511  à 
hnent  utilisés  en  rectoscopie. 
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sion  de  toutes  les  pensions  abusives,  il  était  indis¬ 
pensable  d’arrêter  un  ensemble  de  mesures  telles 
que  la  concession  de  toute  pension  non  justifiée 
serait  désormais  impossible.  En  somme,  avant  de 
porter  remède  aux  erreurs  du  passé,  il.  fallait  s’op¬ 
poser  énergiquement  à  toute  erreur  pour  l’avenir. 
Tel  a  été  l’objet  des  dispositions  légales  nouvelles 
que  nous  nous  proposons  d’exposer  maintenant. 

La  Loi  da  28  Février  1933  institue  le  régime  qui 
présidera  désormais  à  la  concession  des  pensions 
d’invalidités  en  faveur  des  militaires  en  activité  de 
service.  Les  règles  nouvelles  s’appliquent  donc,  non 
seulement  aux  jeunes  gens  accomplissant  leur  an¬ 
née  de  service,  mais  également  à-  tous  les  militaires 
de  carrière. 

Aux  termes  de  la  Loi  du  28  Février  1933,  la  pré¬ 
somption  légale  d’origine  et  d’aggravation  en  ser¬ 
vice  est  désormais  supprimée.  Une  seule  exception 
est  prévue  à  cette  règle  :  les  militaires  dont  les  bles¬ 
sures  ou  les  maladies  auront  été  contractées,  ou  ag¬ 
gravées,  au  cours  d’opérations  comptant  comme 
campagnes  de  guerre,  continueront  à  bénéficier  de 
la  présomption  légale.  Par  contre,  dans  tous  les 
autres  cas,  les  militaires  qui  seront  atteints  d’infir¬ 
mités  constatées  durant  leur  présence  sous  les  dra¬ 
peaux  ne  pourront  prétendre  à  pension  qu’à  con¬ 
dition  d’apporter  la  preuve  que  leurs  blessures  ou 
maladies  sont  réellement  imputables  à  un  fait  pré¬ 
cis  de  service.  II  n’existe  donc  plus,  ni  présonap- 
tion  d’origine  ou  d’aggravation,  ni  probabilité  d’im- 
putabilité^  il  faut  obligatoirement  que  l’intéressé 
puisse  fournir  la  preuve  que  son  infirmité  a  été 
causée  par  folle  obligation  militaire  nettement  dé¬ 
terminée.  En  somme,  l’on  revient  ainsi  à  la  règle 
d’imputabilité  qui  avait  été  instituée  jadis  par  la 
Loi  du  11  Avril  1831  cl  qui,  jusqu’à  la  dernière 
guerre,  avait  présidé  à  la  concession  de  toutes  les 
pensions  pour  infirmités. 

Ainsi  donc,  à  partir  du  1'”'  Mars  1933,  date  de  la 
m%,  jiiL 4ipi)jiç^on_de  la  Loi  du  28  Février, _les^ 
-^T|—i%X9^°%fait  l’Etat  qui  avait  la  charge  de 
fournir  «  la  preuve  contraire  de  l’imputabilité  au 
service-»  de  façon  à  être  à  même  de  refuser  une 
pension.  Au  contraire,  c’est  maintenant  le  militaire 
lui-même  qui,  pour  obtenir  réparation,  doit  admi¬ 
nistrer  la  preuve  formelle  de  l’imputabilité  au 
service  des  infirmités  qu’il  invoque. 

Désormais  se  trouve  donc  abolie,  sauf  de  rares 
exceptions,  cette  règle  que  le  législateur  de  1919 
avait  instituée  par  l’article  5  de  la  Loi  de  Répara¬ 
tion.  La  présomption  légale  d’origine  et  d’aggrava¬ 
tion  en  service  a  permis  de  réparer  équitablement 
les  dommages  supportés  par  les  véritables  combat¬ 
tants.  Malheureusement  cette  disposition  légale  a 
été  infiniment  préjudiciable  aux  intérêts  du  pays, 
du  fait  de  son  application  aux  mobilisés  de  l’ar¬ 
rière  et,  postérieurement  à  la  guerre,  aux  militaires 
en  activité.  C’est  par  le  jeu  même  de  son  appli¬ 
cation  que,  au  cours  de  ces  quatorze  années,  ont 
été  concédés  tant  de  pensions  abusives,  et  parfois 
même  scandaleuses. 

Grâce  à  la  Loi  du  28  Février  1933,  on  est  en  droit 
de  croire  que  l’on  n’assistera  plus  désormais  à  la 
concession  de  toutes  ces  pensions  injustifiées,  con¬ 
cession  qui  semblait  être  un  véritable  défi  porté  à 
l’équité  et  même  à  la  plus  élémentaire  logique.  Il 
est  infiniment  regrettable,  pour  les  finanees  de  la 
France,  que  l’Etat  ait  mis  aussi  longtemps  à  dé¬ 
cider  une  réforme  que,  non  seulement  ses  intérêts 
mais  aussi  la  justice,  lui  commandaient  de  réaliser 
bien  plus  tôt. 

Paul  Séchan. 


Questions  Fiscales 

Aous  recevons  la  lettre  suivante  d’an  de  nos 
abonnés  : 

Je  suis  installé  en  ville  d’eau  depuis  Mai  1932 
et  ai  donc  fait  en  1933  ma  première  déclaration 
de  chiffre  d’affaires,  qui  se  confond  d’ailleurs  avec 

celui  de  mes  revenus.  .... 

Après  un  épluchage  en  regie  de  mes  déclarations, 
détail  d’installation,  assurance  vie,  frais  d’auto,  le 


«  Vous  avez  inscrit  dans  vos  dépenses  profession¬ 
nelles  de  1932  un  amortissement  partiel  de  vos 
frais  de  thèse  de  doctorat  (20  pour  100  de  1.740  fr., 
soit  348  fr.),.  Or,  ces  frais  de  thèse  sont  des  dé¬ 
penses  forcement  engagées  avant  tout  acte  pro- 

. . '-eptlbles  d’être  dédui- 

evenus  de  la  profes- 


c  pour  partie,  des  i 


Le  bénéfice  taxable  de  l’impôt  cédulaire  et  celui 
de  l’impôt  général  doivent  donc  être  majorés  de 
'348  fr.  » 

Je  vous  serais  reconnaissant  de  bien  vouloir  me 
dire  si  jc,dois  m’incliner,  ou  si  j’ai  bien  le  droit, 
en  toute,  logique,  de  déduire  ces  frais  qui  me  pa¬ 
raissent  pouvoir  au  premier  chef  être  portés 
comme  «  frais  d’installation  »;  la  thèse,  que  j’ai 
soutenue  en  Mai  1932,  me  paraît  aussi  nécessaire 
que  le  bureau  ou  le  salon,  tout  au  moins  si  on 
désire  faire 'de  la  médecine,  d’accord  avec  la  loi. 

Voici  la  réponse  de  noire  conseiller  fiscal: 

Au  sujet  des  frais  engagés  pour  l’obtention  do 
diplômes,  l’Administration  admet  que  ces  frais 
sont  déductibles  dans  les  setils  cas  où  ils  ont  été 
exposés  en  vue  de  l’obtention  d  un  diplôme  sus¬ 
ceptible  de  valoir  aux  intéressés  une  indemnité 
spéciale  ou  une  amélioration  de  traitement  (Rép. 
à  M.  Joseph  Denais,  J.  ojf.  31  Janvier  1930,  ch. 
Déb,  p.  305).  En  fait,  les  diplômes  ont  pour  ré¬ 
sultat  d’améliorer  la  situation  matérielle  de  leurs 
détenteurs  et  les  frais  engagés  pour  leur  obtention 
paraissent  devoir  être  réduits,  dans  la  plupart  des 
cas,  du  traitement  des  intéressés. 

Dans  cet  ordre  d’idées,  a  été  aiilorisée  la  déduc¬ 
tion  des  frais  engagés  pour  l’obtention  du  diplôme 
d’agrégé  (Rép.  à  M.  Renaudat;  J.  off.,  Sén.  Déb. 
p.  478). 

Ics-frais  de  licence  ou  de  doctorat  supportes  par 

(Rép.  à  M.  Fouillbux;  J.  o//.,  24  Mai  1929,  Sén. 
Déb.  p.  479)  ;  les  frais  exposés  par  un  fonctionnaire 
■pour  poursuivre  ses  études  devant  une  Faculté  s’ils 
ont  pour  objet  l’oblention  de  titres  susceptibles  de 
lui  assurer  des  avantages  de  carrière  (R.M.F.  à  M. 
Février;  J.  off.,  8  Février  1931,  Ch.  Déb.,  p.  470). 

II  semble  donc  qu’au  cas  particulier  le  Contrô¬ 
leur  puisse  accepter  en  déduction  les  frais  énu¬ 
mérés  dans  la  question  de  M.  le  Docteur. 

René  Pincho^. 


Instruments  Nouveaux 

Une  nouvelle  table  de  rectoscopie;^ 
et  de  rectothérapie  C 

Depuis  que  la  rectoscopie  est  passée  dans  la  pra¬ 
tique  journalière,  tous  ceux  qui  ont  employé  ce 
mode  d’exploration  ont  constaté  qu’une  bonne  po¬ 
sition  du  malade'  est  d’une  importance  primordiale 
pour  la  réussite  et  la  facilité  de  l’examen.  Or,  cette 
condition  essentielle  paraît  d’une  réalisation  sou¬ 
vent  difficile.  La  position  genu-pectornle  sur  une 
labié  ordinaire,  par  lè  fait  qu’elle  laisse  le  ventre 
absolument  libre,  permet  aux  anses  intestinales  de 
SJ  distendre  et  faeilite  ainsi  l’introduction  du  rec- 
toscope.  Mais  cette  introduction  demande  souvent  à 
l’opérateur  des  contorsions  pénibles,  l’obligeant  a 
prendre  des  positions  extrêmement  désagréables 
surtout  lorsqu’il  s’agit  d’examiner  la  face  posté¬ 
rieure  du  recto- sigmo'ide.  Dans  certains  cas,  à  ce 
moment,  les  pieds  du  malade  viennent  au  voisi¬ 
nage  ou  au  contact  du  visage  de  l’opérateur.  D’au¬ 
tre  part,  le  malade,  qui  n’est  pas  immobilisé,  bouge 
fréquemment  sous  l’effet  de  la  douleur  ou  de  l’émo¬ 
tion.  cl  rend  par  ces  mouvements  l’examen  très  dif¬ 
ficile,  si  ce  n’est  dangereux.  Ajoutons  encore  que 
I  Vearltment  des  cuisses,  livré  .à  la  seule  volonté  du 
siijd,  reste  souvent  insuffisant.  Les  tables  de  rectos- 
copié  qui  ont  été  surtout  réalisées  aux  Etats-Unis, 
et  dont  on  trouve  là-bas  plusieurs  types  différents. 


l’imrriobilis! 


grands  r 


nporlen't  d’autres  d’une  imporla'nce  capitale, 
mohilisaticm  de  ces  tables  est  plus  facile,  si 

5  très  sérieuses' viennent  gênei-  l’examen. 
cs  sont  en  général  constituées  par  deux 
olets  réunis  par  une  charnière,  sur  lesquels 
le  est  placé  en  équerre,  les  jambes  allon¬ 
gées  ou  fléchies.  Dans  cette  position  le  ventre  du 
patient  se  trouve  comprimé  complètement  par  le 
volet  supérieur,  et  les'anses  intestinales  aplaties,  ce 
qui  rend  la  pénétration  du  rectoscopc  très  difficile, 
sinon  impossible.  D’autre  part,  le  malade  appuyant 
sur  la  charnière  par  ses  deux  crêtes  iliaques  et  le 
pubis,  accuse  très  rapidement  une  douleur  intolé¬ 
rable. 

Nous  avons  essayé,  avec  l’aide  de  la  maison 
Guyol,  de  réunir  sur  notre  table  les  avantages  des 
tables  anciennes,  en  écartant  leurs  imperfections. 
La  supériorité  de  cette  table  de  proctologic  peut 

1“  Le  malade  reposant  uniquement  sur  les  épau¬ 
les  6t  les  genoux  a  le  ventre  absolument  libre,  les 
anses  intestinales  non  comprimées  laissent  facile¬ 
ment  pénétrer  le  recloscope  dans  les  meilleures  con- 


laladc  pris  entre  les  genouillères  et  les 


dilio 
2“  Le 


épaulières  est  pratiquement  immobilisé  et  ne  peut 
faire  à  peu  près  aucun  mouvement  brusque  sus- 
:eplible  de  gêner  sérieusement  l’examen  ou  même 
de  le  rendre  dangereux. 

3°  La  table  étant  mobile  dans  tous  les  sens,  de 
haut  en  bas,  en  bascule,  en  rotation,  toutes  les 
positions  peuvent  être  données  au  suj^t,  ce  qui 
permet  à  l’opérateur  d’examiner  toutes  les  parois 
dinales  sans  fatigue  et  sans  contorsions  pénibles, 
lartemcnt  des  cuisses  réalisé  mécanique¬ 
ment  peut  être  obtenu  au  maximum. 

5°  Los  jambes  étant  allongées  et  les  pieds  repo¬ 
sant  sur  des  étriers,  ceux-ci  ne  viennent  plus  gêner 
désagréablement  l’opérateur,  et  surtout  pas  effleu¬ 
rer  sa  figure. 

6“  Enfin,  le  malade,  bien  installé  sur  les  épauliè¬ 
res  matelassées,  et  des  genouillères,  n’accuse  au¬ 
cune  sensation  douloureuse  ni  désagréable,  et  peut 
supporter  un  examen  ou  un  traitement  même 
assez  prolongés. 

M.  Chieav  et  W.  Gozlan. 


La  Médecine  à  travers  le  Monde 


ÉCOSSE 

Nous  apprenons  la  mort  prématurée,  à  54  ans, 
de  David  Lees,  apôtre  de  la  lutte  antivénérienne 
en  Ecosse.  L’école  médicale  d’Edimbourg  vient  de 
perdre,  en  sa  personne,  un  des  hommes  qui  la 
servaient  et  l’honoraient  le  plus.  Il  n  était  pas 
venu  de  bonne  heure  à  la  spécialité  qui  avait  i  - 
lustré  son  nom.  Bachelier  en  médecine  et  maître 
en  chirurgie  en  1907,  il  se  livra  à  la  J"®' 

dicale  pendant  plusieurs 
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3  fïUR. 


rfi,  où  il  se  distingua,  dans  la  Gua 
en  soignant  les  blessés  sur  le  champ 
et  les  transportant  lui-même  à  l’arrii 
ir  sa  conduite  héroïque  qu’il  fut  dcc< 
guerre,  il  s’adonna  entièrement  fi  l’éti: 
nent  et  à  la  prévention  des  maladies  vé 
dont  il  avait  pu  mesurer  les  ravages 

front.  Il  fut  nommé,  après  d( 


officier 


e  ques 


clientèle 
conféren 

liste  en  la  matière  dans  les  hôpitaux  milili 
Newcastle  et  à  Glasgow.  Plus  tard,  il  fut  désigi 
comme  conseiller  technique  a.XLjlerhyshire  Coiinty 
Council,  comme  médecin  au  bureau  d’IIvgiène  ' 
la  Corporation  d’Edimbourg,  ehirurgién  à 
Hoyal  Infirmary,  conférencier  à  l’Université.  1 
pidement  reconnu  comme  une  autorité  en  la  n 
lière,  il  fut  choisi  comme  Président  du  Bureau  n 
dical  du  Conseil  d’hygiène  sociale  Britannique 
President  de  la-  Société  Médicale  pour  l’élude  des 
maladies  vénériennes.  En  1926-1927,  il  visita 
Chypre,  l’Hindoustan  et  la  Birmanie  poul¬ 
ies  gouvernements  de  ces  contrées  des  problèmes 
concernant  les  maladies  vénériennes. 

S’élant  dépensé  sans  compter  pour  la  lutte 
'vénérienne  dans  l’Empire  Britannique,  le  surme- 
nage  qu’il  subit  n’est  sans  doute  pas  étranger 
complication  post-opératoire  dont  il  meurt  dans  la 
force  de  l’âge  et  en  pleine  activité  cérébrale, 
multiplicité  ■  des  fonctions  assumées  par  ce  cham¬ 
pion  de  la  lutte  contre  un  dos’  fléaux  de  l’huma- 
nilé  ne  Jui  avait  pas  laissé  le  temps  de  se  disperser 
.  en  publications  innombrables.  Cependant  il  est  l’ai 
leur  d’un  livre  qui  fait  autorité  en  Grande  Bn 
lagne  :  Pvactical  Meihods  in  Diagnosh  and  Treat- 
inent  oj  Venereal  Disease. 


Livres  Nouveaux 

Pour  et  contre  le  transformisme.  Darwin- Vialle- 
ton,  par  A.  Migxon.  1  vol.  de  522  p.  (Miixsnn.  e 
C“,  éditeurs).  —  Prix  :  50  fr. 

Encore  un  livre,  un  gros  livre,  sur  le  transfor¬ 
misme  !  Soumission  à  la  mode  plulôt  besoin  de 
l'esprit  qui,  appuyé  sur  la  science,  vcmdrait  pe 
l’énigme  de  l’origine  de  l’homme.  Problème  à  la 
réflexion  d’une  si  grande  imporlance  que  le  sens 
de  la  vie  de  chacun  peut  se  trouver  modifié  .suivant 
qu’il  adhère  à  telle  ou  telle  solution. 

Le  livre  de  M.  porte  en  sous-titre  :  Darwin- 
Vialleton  ;  'aussi  sa  première  parlie  est-elle  consa¬ 
crée  à  une  longue  analyse  des  œuvres  de  Darwin. 
Il  n’était  point  inutile  ce  rappel  des  arguments 
de  la  thèse  de  la  descendance  modifiée  par  con¬ 
currence  vitale  et  sélection  naturelle.  Car  qui  lit 
et  pratique  Darwin  .!>  La  plupart  de  nous  ne  de 
connaît  que  par  quelques  résumés  étudiés  en  classe 
de  philosopliie,  et  par  quelques  exemples  tirés- des 
manuels  d’histoire  naturelle.  Ici  l’exposé  du  dar¬ 
winisme  occupe  120  pages  et  se  trouve  complété 
par  un  essai  d’interprétation  de  la  thp.orie  de  la  des¬ 
cendance  modifiée  (expression  qui  convient  mieux 
que  transformisme  à  la  thèse  du  naturaliste  an¬ 
glais). 

Mais  le  darwinisme  n’explique  pas  comment  la 
vil-  a  commencé,  ni  d’où  vient  l'archétype  qui 
porte  en  soi  tous  les  éléments  qui  distinguent  tou¬ 
tes  les  variétés  qui  sortiront  do  lui.  Et  la  sélection 
naturelle  se  comporte  comme  un  génie  mystérieux, 
comme  une  Providence,  en  ne  maintenant  que  les 
variations  les-  plus  favorables  à  l’espèce.  N’est-ce 
abuser  de  l’intervention  bienfaisante  de  la  na- 

A  ces  objections,  apportées  anléricnrement,  à  la 
Doctrine  de  Dai'win,  sé  sont  ajoutées  tes  acquisilions 
nouvelles  de  la  Jiiologie  que  l’auteur  étudie  sous  te 
titre  général  de  «  Variations  expérimentales  «.  Va¬ 
riations  par  facteurs  externes,  variations  par  fuc- 
uis  inlerTies  (Théorie  des  gènes,  théorie  dos  miila- 
I  de  notions  qui  ont  fait  perdre  au 
î  son  crédit, 
t  consacrée,  à  l’étude  de 
lie  le  professeur  dé 
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et  sur  la  paléontologie.  Ces 
Vialleton  sont  ici  métliodir 
Après  l’analyse  de  l’œu-v 
des  travaux  de  Vialleton  l’ii 
lèl.c  entre  les  deux  doctrine- 
chiBion. 

Mais 


s  te  e’îitre 
1  apparaît 


espérant  en  îirer  c 


comment  admetire  le  transformisme 
gral  où  tout  est 'trop  simple  puisqu’il  .sutflt  d’un 
peu  d’imagination  pour  transformer  une  catégo¬ 
rie  en  une  autre  plus  élevée  (pour  faire  d’un  ver¬ 
tébré  aquatique  un  vertébré  aérien,  on  lui  sup¬ 
prime  les  branchies,  on  change  k  vessie  natatoire 
eu  poumons,  on  taille  dans  les  nageoires  des  mem¬ 
bres  marcheurs,  etc...)  Mais  lotit  aussi  difficile  e,st 
d’adhérer  au  mutationnisme,  c'est-à-dire  de  croire 
'avènement  brusque  de  chaque  classe,  et  à  l’in¬ 
tervention  d’une  évolution  dirigée. 

El  M.  de  conclure  qu’aucune  dos  théories  n’a 
sez  de  force  pour  arracher  l’assentiment  complet 
de  la  raison. 

Chacun  reste  donc  libre  d’opter  suivant  scs  ini- 
■essions  personnelles..  Est-ce'  dire  qu’il  nous  faille 
désespérer  d’être  un  jour  éclairés  sur  le  grand  mys- 
dc  la  vie  et  sa  diversification  Sans  doute  la 
science  et  l’expérimentation  n’onl-clles  pas  dit  leur 
dernier  mot.  Mais  dans  le  temps  présent,  la  sagesse 
de  reconnaître  que  l’origine  des  espèces  n’est 
expliquée  que  par  des  hypothèsés. 

Aussi  M.-,  ex-professeur  de  chirurgie  au  Val-de- 

'âcp,  nous  prouve  qu’on  pojjt  avoir  la  malo--.l.. 
lirurgien  et  à  la  fois  l’esprit  du  philosophe.  En¬ 
viable  exemple  d’allélomorphie  de  notre  maîire 
Jean  BEncHEU. 


1  und  Praxis  der  Rôntgen- 

102  lijf.  (.G-  mUmei  Lelp,.ig?'-1' 


)7  bis.  Traité  de  zoologie  d’Edmond  Perrier 
;x  alphabéliques  des  X  Fascicules,  par  Rémy  PrnBiEn 
il.  de  164  p.  (Masson  et  éditeurs).  —  Prix  :  40  fr.' 
4  000  d’insuffisance  rénale.  Congrès  d’Evian 
1933.  Rapports.  1  vol.  de  432  p.,  20  graphiques 
(Masson  et  C“,  éditeurs).  —  Pri.x  40  Ir. 

269  La  clinique  urologique  de  l’Hôpital  Nec- 
ker  1^12-1^933^.  Prof.  Félix  Legueu.  par  les  An- 

308  p.  (Masson  et  C'i.-éditeurs)." -!-‘*PHx'^-’'Î60  fr 
270.  Chirurgie  infantile  d’urgence,  par  M  Fi- 
VBE.  1  vol.  de  452  p.,  avec  110  fig.  (Masson  et  C“,  édî- 


Livres  Reçus 


■rs)- 

271  Formes  chirurgicales  de  la  tuberculose 
intestinale,  par  L.  Béhabd  et  M.  Patel.  1  vol.  do 
264^  p.,  avec  09  lîg.  (.Masson  et  C‘S  éditeurs).  —  Prix  ; 

272.  Congrès  des  médecins  aliénistes  et  neu¬ 
rologistes  de  France  et  des  pa.vs  de  lamme 
française.  XXXVIF  Session.  Rabat  1933 
Comptes  Rendus.  1  vol.  de  488  p.  et  2  hors-texte 
(Masson  et  éditeurs).  —  Prix  :  80  fr. 

273.  Goi^rès  français  de  médecine.  XXIfe 
Session  Pans  1932.  Compte  rendu.  Discus¬ 
sions  et  communications.  1  vol.  de  262  p  avec  9 
fig,  (Mas.snn  et  CJ‘\  éditeurs).  —  Prix  '•  80  fr 

274.  Enfance  at  hérédité,  par  A.  Lesage  (Collec¬ 
tion  Medecme  et  Chirurgie  pratiques).  1  vol.  de  104  p., 
ï'rîx  -00% ^  planches  (Masson  et  C»,  éditeurs).  — 

275.  Les  prématurés.  Physiologie.  Etude  oli- 
nique  et  thérapeutique,  par  H  Vignes  pt  g 
Bleciimann  (Collection  Médecine  et 

■^-™rix''-''2(ffr’^’'’ 

276.  La  durée  de  la  grossesse  et  ses  anoma¬ 
lies,  par  IIe.xbi  Viones.  (Collection  Médecine  et' Chirur¬ 
gie  pratiques),.!  vol.  de  98  p.  (Masson  et  Ci®,  éditeurs) 

—  Prix  :  15  fr.  . 

277.  La  mortalité  infantile  et  la  mortinata- 
hte,  par  Robekt  Debbé,  Piebre  Joannon  et  Mabie-Thé- 
iihSE  GREMiKu-Ar,c.4N.  1  vol.  clc  464  p.,  avec  158  fie' 

^M^fir^‘cii’è*üiàtîon  "du  sang-(SÏWv/‘ ' 

’  ’’ . '19.  1  vol.  de  150  p.  avec  flg.  jar 

irs).  —  Prix  ;  22  fr. 


255.  Thérapeutique  hydro-climatologique  en 
Pédiatrie,  par  P.  Nobécourt  et  G.  Boul.angeh-Pilet. 

(Masson  et  C*®,  éditeurs).  —  Prix  : 

22  fr. 

256.  Les  grandes  hémorragies  gastro-duodé- 
nales.  Etude  médioo-ohirurgicale,  par  L.  Tixieb 

•  Charles  Clavel.  d_vol.  de  240  p.  et  56  fig.  (Masson 


C‘®,  édite 


ns).  . 


:  45  f 


257.  Les  Troubles  de  l’Elimination  urinaire 

"  sau  (étude  physio-pathologique  et  clinique),  par 
TET.  1  vol.  de  212  p.  (Masson  et  C^®,  éditeurs). 
:  :  32  fr. 

Les  arthrodèses  dans  la  coxalgie.  Indi¬ 
cations  techniques.  Résultats  éloignés,  par 

"  NOIR.  1  vol.  de  110  p.  et  9  planches  (Masson 
i leurs).  —  Prix  :  20  fr. 

259.  Les  artères  des  muscles  des  membres 
du  tronc,  par  Michel  Salmson  et  Jacques  Dor.  1  vol. 
240  p.  et  57  flg.  (Masson  et  C*®,  éditeurs).  —  Prix  : 
fr. 

!60.  Diagnostics  urgents,  Abdomen,  par  IL 
Mondob.  2'  édition,  remaniée  et  très  augmentée.  1  vol, 
1064  p.  avec  276  fig.  et  38  planches  (Masson  et  C*®, 
teiirs).  —  Prix  :  broché,  125  fr.;  relié,  145  fr.;  relié 
2  volumes  (pour  l’étranger)  :  160  fr. 

61.  Le  Phosphore.  Techniques  chimiques, 
Physiologie,  Pathologie,  Thérapeutique,  imr 
”  Labbé  et  M.  Fabry  Raüt.  1  vol.  de  396  p.  et  79  ta¬ 
ux  (Masson  et  C*®,  éditeurs).  —  Prix  :  53  fr. 

.12.  Physiologie  des  Syndromes  endocri¬ 
niens,  par  Noël  Fiessinger.  l.vol.  de  318  p.  et  42  fig. 
"iasson  et  C*®,  éditeurs).  —  Prix  :  40  fr. 

263.  Manuel  technique  de  microbiologie  et 
O.-.-.,,,:...  ntièrement  refondue,  par  A.  Cal- 

A.  DOQUET  et  L.  Nègre.  1  vol.  de  760  p.,  avec  27 
3  planches  (Masson  'et  G'®,  éditeurs).  —  Prix  : 
50  fr.  Relié,  65  fr. 

264.  Travaux  pratiques  de  parasitologie,  par 
.  Brumpt  et  m.  Neveu-Lemaibe.  2"  édition  rpvi.7  1  v„| 

31)8  r,  203  fig.  (Masson  et  C*",  éditeurs).  —  Prix  : 

IEB 'ét  hématologique,  par  ,T.  Montpei - 

-'«nche(G  Dom  plir  lü  ^  ' 


Université  de  Paris 


Clinique  gynécologique  (Hôpital  Broca,  111,  rue 
Broca),  professeur  ;  M.  J. -h.  Faure.  ^  M.  E.  Douay, 
chef  des  travaux  gynécologiques;  M.  Roquejeoffre  et 
MU®  Bizou,  chefs  de  clinique,  feront  un  cours  de  per¬ 
fectionnement  à  la  clinique  gynécologique  de  l’hôpital 
Broça,  du  25  Juin  au  7  Juillet  1934. 

Ce  cours  s’adresse  aux  docteurs- en  médecine  français 
et  étrangers,  ayant  déjà  les  notions  courantes  de  la 
chirurgie  gynécologique  et  désirant  acquérir  des  con¬ 
naissances  spéciales  sur  les  questions  nouvelles  médico- 
chirurgicales  et  principalement  sur  la  technique  opéra¬ 
toire  du  professeur  J.-L.  Faure. 

Durée  :  Deux  semaines  chaque  jour  sauf  le  diman¬ 
che,  le  matin  de  it).  à  12  heures,  visites,  opérations, 
consultations,  application  de  radium  et  de  rayons  X, 
technique  du  pansement  à  la  Mikulicz,  insufflations  tu¬ 
baires,  injections  intra-utérines  de  lipiodol;'  l’après- 
midi,  de  17  à  19  heures,  cours  et  examens  de  malades 
à  l’amphithéâtre. 

istràtion  cinémalographique  aura  lieu  le 


7  .Tiiill, 
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me.  ^  1.  Diagnostic  gynécologique.  Hysté- 
.umunie.  •Poiictlou  de  Douglas.  Biopsie.  Injection  de 
lipiodol.  —  2.  Stérilité  utérine  et  tubaire.  Insufflations 
tubaires,  Opérations  pour  stérUité.  3.  Antéflexion. 
Rétroversion:  Pessaires.  Ligamentopexie.  Latéro-déviation 
et  grossesse  angulaire.  —,  4.  Déchirure  périnéale.  Pro¬ 
lapsus  -génital.  Périnéorraphie.  Opération  combinée. 
Prolapsus  sénile.  Cloisonnement  du  vagin.  —  5.  Mélrlte 
du  col:  Filhos.  Electrocoagulation.  Amputation  du  coi. 
Mélrite  du  corps.  Instillation.  Curollage.  —  6.  Salpin¬ 
gites.  Viiccin'ation.  Hysférecloraie  subtolale.  Pelvipérito- 
iiite.  Colpotomie.  —  7.  Salpingile  tuberculeu,se.  Gros¬ 
sesse  extra-ulérine.  Transfusion.  —  8.  Avortements  et 
accideiits  consécutifs.  Infection  .puerpérale..  Hystérecto¬ 
mie  vaginale.  —  9.'  Ovarite  scléro-kystique.  Kystes  de 
l’ovaire  et  complication.s.  Tumeurs  solides  de  l’dvaire.  — 
10.  Fibromés.  Radium  et  rayons  X.  Myomectomie.  — 


11.  Caii 


orps.  Biopsie  endo-u 


Hystérectomie  totale.  Cancer  du  sein.  —  12.  Cancer  du 
col.  Ciirictliérapie.  Hystérectomie  totale  large.  Mikulicz. 
Le  droit  a  verser  est  de  250  francs. 


APPLICATIONS  DE  HAUTE  FRÉQUENCE  EN  RECTOSCOPIE 

"  '  "  '  '-Pmamam#  DIATHERMIE  -  ÉLECTRO-COAGULATION  -  EFFLUVATION 


27762.  Sonde  diathermique  souple  (fig.  9195)  à  grand  isolement 
pour  le  traitement  des  tumeurs  du  rectum  par  les  courants 
de  haute  fréquence.  Cette  sonde  se  fait  du  n®  12  à  24  filière 
Pasteau . 


23090.  Serre  -  nœud 
diathermique 

Bensaude  pour  l’ablation  des  polypes  rectaux  (fig. 
9196)  par  electro-coagulation,  modèle  Drapier. 

29237-  Pince  isolée  du  D'’  Bensaude  pour  biopsies  rectales. 


Fig.  9197. 


29238.  Électrode  de  Mac-Intyre  pour  efHuvc 
tion  des  hémorroïdes  (fig.  9197). 


fréquence,  modèle  Drapier,  transportable  (bre- 
S-  ,<i-  g-)  (fig-  17230)  pour  utilisations  en  rectoscopie  (dia¬ 
thermie,  electro-coagulation,  effluvation). 

fréquence  est  à  la  fois  de  construction 
roDuste,  d  un  maniement  aisé  et  sûr. 

131  et  suivantes,  les  rensei- 
de  ^thermi^^  complets  sur  nos  divers  modèles  d'appareils 


29239.  Él^trode  ozonothermique  anale  (brevetée  s.  g.  d.  g.)  du  Dr 
Morgenstern  en  forme  de  celles  du  Dr  Paul  Meyer  (fig.  9198). 
29240.  Électrode  ozonothermique  rectale  du  Dr  Mor¬ 
genstern  (fig.  9199),  (brevetée  s.  g.  d.  g.). 


29241. 


Anuscope  isolant 
du  Dr  Bensaude 
{modèle  Drapier) 
pour  l’électro-coa- 
gulation  en  rectos¬ 
copie  (fig.  9601). 

29242 .  Anuscope  isolant  siérilisable  du  Dr  Bensaude  avec  corps 
verre  et  mandrin  métal,  pour  électro-coagulation,  , 
modèle  Drapier  (même  genre  que  la  figur" 
page  153. 

29243.  Anuscope  isolant  fenêtré  du  Dr  Vignal  avec  manche 
à  crochet  pour  diathermo-coagulation  anale. 


Fig.  9602. 

27763.  Sonde  diathermique  rigide  à  large  plateau  pour 
destruction  des  tumeurs  anales  (fig.  9602). 

29245.  Conducteur  courbe  du  Dr  Bensauds  pour  guider 
la  sonde  diathermique  dans  la  destruction  des 
polypes  recto-sigmoïdiens,  hypertrophies  papil- 

7745.  Électrode  rectale  du  Dr  Pierre  Rousseau  (voir 
fig.  8585,  p.  137). 


Fig.  9603. 

27740.  Électrode  des  prs  Bensaude  et  Paul  Meyer  (fig.  9603),  pour  sphincté- 
ralgie  anale  diamètre  de  l  olive  8  %.  1  r  r- 

27741.  La  même  (fig.9603)  diamètre  de  l’olive  10  %. 

27742.  La  même  (fig.  9603)  diamètre  de  l’olive  18 
27743.  La  même  (fig.  9603)  diamètre  de  l’olive  2;  “ 
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17736.  Électrode  rect^e  en  éventail  du  Dr  J.-E.  Marcel  (modèle  Drapier 
déposé).  Introduite  repliee,  cette  électrode  est  ouverte  une  fois  mise  en 
place,  l  action  diathermique  est  ainsi  largement  répartie  (fig  9604) 
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diathermiques  rectales  (Suite) 
'ï:x%rD*?ÿ.rï,iï.;;  |  î>^ 

modèle  Drapj^r  (fig.  9615).  |  I^r^ier  (i' 9^11)  ’ 

'y 


Fig.  9630. 

à  double  tranchant. 


2927g.  Aiguille  tranchante  de  Vidal  (fig.  9631). 
29280. .  —  lancéolée  à  arrêt. 


DERMATOLOGIE 

Pour  la  S YPHILI GRAPHIE  (voir  page  19). 


Fig.  9632. 

Gouge  coupante  (fig.  9632). '7* 


Fig.  9633. 

29282.  Scarificateur  de  Lallller  (fig.  9633). 


Fig.  9634. 

o£”''  PO.U 


-Pig.  »b35. 

Curette  tranchante  ronde,  pour  lupus  (fig.  9635) 

2^12^  ( 


Fig.  9636. 

.  Curette  tranchante  ovale,  pour  lupus  (fig.  9636). 
157  f  l/S 


en^él^^trnf  permet,  soit  en  diathermie,  s 

en  electrolyse,  de  détruire  le  bulbe  pileux  et  d’extrs 

vue“le®poU°traitf^''  ni  perdre  de 

27879.  porte-aiguille  isolé  pour  épilation  épider- 

27880.  M^anche  ^porte-aiguille  non  isolé  pour  épilation 
'  épilation,  pointe  seule  active. 


Fig.  9641. 

29292.  Grattoir  tranchant  de  Vidal  (fig.  9641). 

29293-  —  mousse  du  Dr  Brocq  pour  l'exploration. 


Bistouri  droit  (fig.  9642).! 7>/p 

r  .  ...  -... .  Qon.^rgxe.  y  ' 


Fig.  9643. 

29296.  Scarificateur  pour  dermatologie  à  3  lames. 

29297.  —  _  à  ï  — 

(fig.  9643). 

29298.  Scarificateur  —  —  à  8  — 

29299.  —  —  _  i  T,  „ 

Pulvérisateurs  (voir  page  34). 


Fig.  9644. 

29300.  Tire-comédon  double  de  Unna  (fig.  9644). 


^  ,  I  ir'  9638 

).  -  Manche^  dermatologique  porte-aiguille 


T  ,  -  porte-aiguille  avec  loupa  (VP  ;  - - Fig.  9645. 

tige  articulée  (fig.  9638)  (modèle  déposé)  5»  '  *2q3di.  Pince  à  épiler  (fig.  9645)  qualité  ordinaire, 
-  ogil  ?«^2.  —  —  —  __ 


Fig.  9639. 

29290.  M^che  dermatologique  porte-aiguille  a 
interrupteur  (modèle  déposé)  (fig.  9639). 

DRÂPÏËR^êTr^LsT^ÎT^^üë^îë^SvïïrT^^ARis 


?-@3o2.  —  —  —  —  fine. p. 2 

29303.  Grande  pince  à  épiler  du  Dr  Sabouraud. 

29304.  Aiguille  du  Dr  Brocq,  en  acier,  pour  électrolyse  et 
épilation. 

29305-  La  même,  en  platine  iridié. 

29306.  Manche  porte-aiguille  pour  épilation,  avec 

drin  de  serrage  en  nickel  et  corps  ébonite  (fig-  9646). 


La  pièce.  21 
<.27880.  —  12 

<.27881.  —  12 

-^7895^  '  —  35 

S9272,  —  140 

3^273,  —  150 

29278.  —  23 

•29279.  —  .  23 

29280.  —  24 

-2928*7  —  27 

■  29282.  —  23 

29283.  —  50 

^  29284-.  b0.f°°  31 

-.29283;  <0^0  >  31  ■ 

29289.  —  83 

?  29290.  —  66  , 

■  29292'.  ■  '  " 

- 

i  ■39294.  La  pièce. 

1 29296.  —  88 

I  29297.  Supprimé 
329298.  Supprimé. 

1 29299.  Lire  10. 

I  lames. iaÿiiéœ. 145 
\ag300.  La  pièce.  17 
^2930-1-.  —  5 

J  293M-  inoxydable.  I3 

,  29302-  La  pièce.  lo 

7  29302.  inoxydable.  19 

-  29303.  La  pièce.  i8 
,  29304.  _  1.5 

i  29305-  —  30 

^  29306.  —  X3 


i-;  w  • 

■ 


f 0 1171'^ 

'08^6 


Sopr 

éoqSG 


27868  H.  —  26  » 

27871  I.  —  17  » 

27871  J,  —  17  » 

27872  K.  —  26  » 

27873  D.  —  16  » 

27874  E.  —  16  » 

27875  L.  ^  24  i> 

29251.  —  33  * 

29252.  —  33  »1 

29254.  —  475  » 

'29255.  500  ’> 

29307-  —  43  *1 

29308.  — ^  1.65 

29309.  La  ÿièce.  12  » 

■29310.  Ganaboîte. 

29310.  avec  boite.  ■ 


.Latrousse.^7  5 
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DERMATOLOGIE  (Suite.) 


Appareil  pour  électrolyse  (fig. 
9654).  Voir  nos  différents  mo- 
dèles  de  batteries  galvaniques, 


Trousse  pour  Dermatologie. 
29312.  1  Boîte  en  métal  nickelé, 
ISO  X  100  X  30  avec  chevalet  pour 
immobiliser  les  5  instruments 
tranchants  ci-après. 

I  Scarificateur  de  Vidal. 

I  Aiguille  de  Vidal. 

I  Scarificateur  convexe. 

I  Grattoir  de  Vidal. 

I  Bistouri  fin. 

I  Pince  d’Aoquavlva. 

^  tranchante  fenêtrée. 

I  Tire  comédons. 

I  Pince  à  épiler,  moyenne. 

I  Pince  à  épiler,  grande. 

I  Pince  à  mors  fins. 

I  Loupe  fermante  avec  gaine 
protectrice. 

I  Manche  porte-aiguilles  épila- 

6  Aiguilles  acier  épilation. 

I  Lame  recouvrant  la  boîte  en 
métal. 


2930g.  Loupe  à  manche  pliant  pour  dermatologie- [ 
29310.  Loupe-lungte^^i^culaire  réglable,  modèle' 
pliant  cTo^pSehcp^iuBST)  avec 
lentilles  de  rechange  donnant 
3  grossissements  différents. 


29307.  Pince  du  Aoquaviva  pour  massage  plastique  e 
dermatologie  (fig.  9655)  modèle  Drapier  (déposé). 

29308.  Gaines  en  caoutchouc  de  rechange.  La  paire. 

INDICATIONS 

Acné  rosacée,  indurée  ou  papulo-pustuleuse,  séborrhée,  comé¬ 
dons,  Erythrose  faciale  et  télangiectasies,  névrodermites,  cica¬ 
trices  vicieuses  et  chéloïdiennes ,  alopécies,  empâtements 
inesthétiques  du  visage,  etc. 

Les  mors  de  cette  pince  sont  garnis  de  gaines  en  caoutchouc 
qui  assurent  une  bonne  prise  de  tissus  et  un  massage  indo¬ 
lore.  La  courbure  étudiée  de  cette  pince  permet  toutes  les 
modalités  de  massages. 


Fig.  9656. 


29251.  T.  U.  La  pièce. 

29252.  V.  X.  Z.  La  pièce. 

Voir,  pour  manches  de  cautères, 
page  65. 

Voir  pour  batteries  et  tableaux 
pour  cautères  et.  électrolyse, 
pages  215  et.  suivantes. 


.  Dilatateur  préputial  du  D'' 
Clement  Simon,  modèle  Dra¬ 
pier  et  Fils  (déposé)  (fig. 
9656;  destiné  à  dilater  pro¬ 
gressivement  ■ 

inflammatoires 
peut,  en  raison  de  l'infection, 
ni  dilater  brusquement,  ni 


L'avantage  de  la  nouvelle  loupe- 
lunette  binoculaire  est  qu’elle  per¬ 
met  de  travailler  à  la  loupe  par  la 
vision  simultanée  des  deux  yeux  ; 
avec  V écartement  pupillaire  va¬ 
riable  la  fusion  s'établit  norma¬ 
lement.  De  plus  elle  laisse  les 
deux  mains  complètement  libres. 
Enfin  comme  elle  n’occupe 
-  qu’une  partie  du  ^ 
champ  visuel,  elle  per¬ 
met  de  passer  sans  la 
retirer  de  sa  position 

loupe  à  la 


d’emploi,  de  la  vision 
vision  sans  loupe. 

(Notice  détaillée  si 


■  demande.) 


ÉLECTRODES  de  Mac-Int] 


Fig.  9660. 

Électrodes  de  Mac-Intyre. 

27873  D.  De  surface  (fond  concave)  (fig.  9660  D). 

27874  E.  De  surface  (fond  convexe)  (fig.  9660  EL 

27865  F.  Hémorroïdale  (fig.  9660  F). 

27866  G.  Rectale,  22  %  de  long  (%.  9660  G). 

27868  H.  Prostatique  (fig.  9660  H). 

27870  I.  Utérine  (extrémité  seule  active)  (fig.  9660  1). 

27871  J.  Intra-utérine  (extrémité  seule  active)  (fig.  9660  J). 

27872  K.  Vaginale  (extrémité  seule  active)  (fig.  9660  K). 

27875  L.  Rateau  (toute  la  surface  active)  (fig.  9660  L). 

Petit  appareil  de  haute  fréquence  (fig.  9659)  pour  effluvations 
seulement,  fonctionnant  indistinctement  sur  courant  de  ville 
alternatif  ou  continu,  en  coffret  gainerie  avec  i  électrode  de 
Mac-Intyre. 

29254  Pour  courant  de  iio  volts. 

29255  Pour  courant  de  220  volts. 
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27885.  Électrode  porte-ai^Ule 
permettant  l’utilisa¬ 
tion  d'aiguilles  très 
fines  en  platine,  acier' 
ou  cuivre  (fig.  9679). 

27886.  Électrode  à  plateau 
(fig.  9680). 

27887.  Électrode  boule  (fig. 
9681). 

27888.  Électrode  spatule  (fig. 


2  7889.  Électrode  balai  pour  le  traitement. 

des  affections  cutanées  et  ner¬ 
veuses.  L’électrode  seule 
(fig.  9683). 

27890.  La  même,  montée  sur  manche  avec 
câble. 


26366.  1370 
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29281. 


DERMATOLOGIE  (Suite.)  -  CRYOTHÉRAPIE  (Suite) 


Fig.  9690. 


29315-  Cryocautère  du  Dr  Lortat-Jacob,  breveté  S.  G.  D.  G 
en  boîte  gainerie  avec  3  pointes  au  choix,  détendeur 
et  embout  de  charge. 

29316.  Pointes  supplémentaires.  La  pièce. 

29317.  Cryocautère  en  boîte  gainerie  avec  5  pointes,  déten¬ 
deur  et  embout  de  charge. 

29318.  Cryocautère  en  boîte  gainerie  avec  8  pointes,  déten¬ 
deur  et  embout  de  charge. 

29319.  Cryocautère  en  boîte  gainerie  avec  10  pointes,  déten¬ 
deur  et  embout  de  charge  (fig.  9690). 

29320.  Cryocautère  en  boîte  gainerie  avec  10  pointes  der¬ 
matologiques,  3  sondes  utérines,  détendeur  et  embout 
de  charge. 

nomï»  d'acide  carbonique  (fig.  9692).  A  la  demande  de 
d'p7:a„  médecins,  nous  ayons  établi  un  modèle  de  tube 
Pnido  +  earbonique  contenant  5  kg.  d'acide  carbonique. 
S  Uluï",’;  kg  ;  hauteur,  98^^^  ;  diamètre,  10  X,.  Ce  tube 
comrnp  *  et  plus  ^  maniable  que  les  gros  tubes  du 

immédS?'  maison  se  charge  du  ravitaillement 

29324.  Tube  d’acide  carbonique  chargé  (fig.  9692). 

29325.  Recharge  du  tube. 

29326.  Support  articulé  porte-tube  (fig.  9692). 


CRYOCAUTÈRE  DU  LORTAT- JACOB 
à  chargement  direct  et  à  détendeur  central 
(breveté  S.  G.  D.  G.)  (fig.  9690).  Pour  le 
traitement  des  DERMATOSES  par  la 
NEIGE  CARBONIQUE 

Le  cryocautère  du  Dr  Lortat- Jacob  (fig. 
9690,  modèle  adopté  par  l’hôpital  Saint-Louis 
10%  de  Paris)  est  un  appareil  pratique  et  précis 
=m  qui  permet  d’utiliser  le  froid  de  —  80» 
développé  par  la  neige  carbonique  pour  le 
traitement  des  dermatoses. 

Le  rudimentaire  procédé  du  «  crayon  de 
neige  »  est  maintenant  abandonné  et 
iplacé  aujourd’hui  parle  cryocautère 
Dr  Lortat-Jacob,  dont  les  avantages 
t  les  suivants  ; 

I  »  Chargement  direct  et  instantané  de 
l’appareil,  grâce  à  son  détendeur  central  ; 

2»  Utilisation  de  pointes  cautères  de 
formes  et  de  dimensions  diverses  ; 
Mesure  de  la  pression  exercée  sur  la  peau  au  cours  de 
ication. 

cryocautère  possède  un  embout  spécial  à  pas  de 
universel  qui  permet  de  le  relier,  pour  le  chargement,  aux  tubes 
d’acide  carbonique  du  commerce,  tubes  que  l’on  trouve  partout. 

Au  moment  de  l’utilisation,  le  médecin  place  dans  le  corps 
de  1  appareil  la  pointe  cautère  la  mieux  appropriée  à  la  derma- 
chargé  l’appareil,  fait  son 
it  la  pression  qu’il  désire. 

enveloppe  protectrice  qui  isole 


qu'il  doit  traiter 

application  en  exerçant  la  pression  qu’il  désire. 

Le  cryocautère  possède - ' - 

main  de  rojiérateur. 

Le  cryocautère  du  D'  Lortat-Jacob  donne  des  résultats 
remarquables  et  esthétiques  en  dermatologie  ;  il  est  également 
utilisé  avec  des  sondes  utérines  spéciales  pour,  le  traitement 
des  metrites  (voir  Cryothérapie  utérine,  page  170). 

Le  cryocautère  comprend  10  pointes  dermatologiques 
3  sondes  utérines,  mais  il  est  vendu  au  choix  avec  des  compo¬ 
sitions  différentes  variant  de  2  à  13  pointes. 

Demandp.y  la  n.nt.rr.P.  c-hpr/inlp  ef  ,1^,  n 


Demander  la  notice  spéciale  et  l’article  du  Lortat-Jacob  sur 
la  cryothérapie. 

RADIATIONS  INFRA- ROUGE 

Notice  spéciale  sur  demande. 

29329.  Projecteur  photothermique  pour  rayons  infra¬ 
rouges,  complet,  sur  pied  mobile,  avec  réflecteur 
équilibré. 

0.  Réflecteur  sans  pied;  se  fixant  au  mur,  au  -plafond 
,  ou  sur  le  support  de  l’appareil  à  rayons  ultra-violets. 
2933 1-  Ecran  à  verre  monochromatique,  rouge  ou  bleu. 
29332.  Ampoule  de  rechange,  i  ooo  watts. 

29333-  Nouveau  projecteur  à  infra-rouge  avec  lentille  de 
Fresnel  (méthode  du  Dr  Saldman). 

29334-  Réflecteur  pour  ci-dessus. 
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‘^'^y°tpérapie  l’emploi  de  notre 
-upport  articule  (fig.  9692),  qui  est  très  pratique  pour  fixer  nos 
ubes  automatiquement  en  position  horizontale  au  moment  de 
leur  emploi,  puis  de  les  remettre  en  position  verticale  après  usage 

29326.  Support  articule,  «îodè/eDraÿfer  (déposé)  (fig.  9692). 

PROJECTEURS  A  LAMPES  BLEUES 

Lumière  du  jour. 

Cette  lumière  a  le  gros  avantage  de  conserver  aux  tissus  examinés 
-D  ■  *  .  couleurs  naturelles. 

29335-  Projecteur  a  i  lampe  à  hauteur  variable,  pour  poser 
^  lampe  bleue  de  50  bougies, 
’octeur  sur  pied  mobile  àhau- 
lampe  bleue  de  100  bougies, 
nourrice  à  3  lampes 
bleues  (fig.  9694)  de 
100  bougies.  (Modèle 
employé  à  l'hôpital 
Saint-Louis,  ser- 


<«^4,  160 


DERMATOLOGIE  (Suite.) 

lampes  a  rayons  ultra-violets  (Brûleurs 

La  lampe  de  quartz  ou  «  soleil  artificiel  î>  permet  on^An  > 

de  compléter  en  ville  l’action  bienfaisante  du  soleil 
et  du  grand  air. 

Les^  ultra- violets  sont  également  utilisés 


1  quartz  pur.) 
rayons  ultra- violets, 
modèle  sur  pied  à  colonne  et 
réflecteur  équilibré  orientable 
(fig.  9705),  complet  en  ordre  de 
’  marche,  avec  bruleur  à  allumage 

par  basculement  sur  no  volts 
continu,  type  H. 

29341.  Brûleur  de  rechange,  type  H, 
no  volts  continu. 

29342-  Même  lampe  que  29340,  sur 
220  volts  continu,  type  I. 

29343.  Brûleur  de  rechange,  type  I, 
220  volts  continu. 

29344.  Même  lampe  que  29340,  mais  avec 
brûleur  à  allumage  automatique 
sur  no  volts  continu,  type  H.  G. 

29345.  Brûleur  de  rechange,  type  H.  G., 
no  volts  continu. 

29346.  Même  lampe  que  29340,  mais  avec 
brûleur  à  allumage  automatique 
sur  220  volts  continu,  type  I.  G. 

29347.  Brûleur  de  rechange,  type  I.  G., 
220  volts  continu. 

29348.  Même  lampe  que  29340,  mais  avec 
brûleur  à  allumage  par  bascule¬ 
ment  sur  no  ou  220  volts  alterna¬ 
tif,  type  K. 

29349.  Brûleur  de  rechange,  type  K, 
no  ou  220  volts  alternatif. 

2935°-  Lunettes  spéciales  en  verre  «  Fieu- 
zal  I)  pour  la  protection  des  yeux.  | 


GYNECOLOGIE 


Le  poids  de  cet  appareil,  27,  kg.  pour 
courant  alternatif,  16  kg.  pour  courant 
continu,  le  rend  très  facilement  trans¬ 
portable  sans  aucun  risque.  La  consom¬ 
mation  extrêmement  réduite,  2  am¬ 
pères  5  sur  continu  ou  alternatif,  permet 
de  le  brancher  directement  sur  n’importe 
quelle  prise  de  courant  ou  douille  de 
lampe  et  d’obtenir  néanmoins  des 
résultats  appréciables.  Dimensions  du 
coffret  acajou  50  %  x  35  %  X  25 
Allumage  par  basculement. 


29352.  Type  N.  M.  pour  ne 
alternatif. 


Gynécostat  du  DrBovier  {breveté  S.  G.D.  G.)  (fig.  9720).  Emi 


Le  Gynécostat  a  été  n 

garnis  d’un  épais  caoutchoi 
Des  courroies  complètent  1 
Les  avantages  de  cet  ai 
I»  Grande  simplicité  en 
a»  Légèreté  et  peu  d’en 
3®  Un  même  appareil  pei 
position  idéale  ; 

Suppression  di 


,  produit  presque  invariablement  au  cou: 

ible  par  le  fait  que  la  malade  prend  point  d’app 
udes  destinés  à  maintenir  la  position. 

)dèle  Drapier  breveté  S.  G.  D.  G.  appareil  cc 
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29382.  La  pièce.  170 


GYNECOLOGIE  —  HYSTEROSCOPE 


29398.  Hystérosco}>e  (fig.  9734) 
avec  système  optique  réglable 
monté  sur  1/2  fenêtre  bascu¬ 
lante  à  renvoi  automatique, 
breveté  s.  g.  d.  g.,  permettant 
le  passage  des  porte-cotons,  " 
instruments  à  biopsie  sont 

''  vue.  Cet  appa- 
1  mandrin 


contrôle  de  la  v 


troducteur,  reçoit,  une  fois  l’hystéroscope  mis  en  place, 
et  la  lampe  qui  vient  affleurer  l’extrémité  du  tube. 

29399.  Lampes  de  rechange  pour  hystéroscope.  |  29400.  ■  Pince  à  biopsie  pour  utiliser 
29402.  Manche  universel  pour  monter  la  pince  à  biopsie. 


appareil  optique  à  bascule,  sur  lequel  est  placé  le  porte-lampe 
l’hystéroscope. 


SPECULUMS  ECLAIRANTS 


à  doigt. 


Vaginoscope  amovible  du  D*' 
M.-T.  Gaudlno  (fig.  9740), 
modèle  Drapier,  breveté  s.  g. 
d.  g.  stériiisable  à  haute 
température  (170“). 

Le  Vaginoscope  du  M.-T. 
Gaudino  est  composé  d’une 
pince  à  ressort  pouvant  se 
monter  sur  tous  les  spéculums, 
sur  laquelle  coulisse  un  porte- 
lampe  avec  lampe  stériiisable.' 
L’utilisation  du  vaginoscope 
sur  tous  les  spéculums  rend 
l’examen  aisé  et  mieux  détaillé  :  enfin  le  dispo¬ 
sitif  éclairant  tout  entier,  y-  .compris  la 
lampe,  peut  être  bouilli  ou  autùçlavé.  On 
se  rend  compte  par  l’examen  de  la  figure 
9741  de  la  façon  d’utihser  le  vaginoscope. 

29411.  Vaginoscope  du  D''  M.-T. 

Gaudino  (fig.  9740)  com¬ 
posé  de  la  pince  amovible  avec 
porte-lampe,  lampe  stériiisable 
et  le  câble  conducteur,  la 
paire  de  cordons. 

Indiquer,  en  le  commandant,  si  on 
doit  l'adapter  sur  un  spéculum 
Cusco  ou  sur  un  spéculum  à  doigt 
comme  celui  de  la  figure  9741. 

!.  Lampes  de  rechange  supplémentaires. 

„ - - - ,c  boîtier  nickelé  (fig.  G197], modèle  Drapier, 

c  ++  -1  éclairage  du  vaginoscope,  complète  avec  son  couvercle. 

^ette  pile,  d  un  élégant  aspect,  est  composée  d’un  boîtier  nickelé  avec  un  pla¬ 
teau  en  galaüthe  poHe  portant  2  bornes  nickelées  pour  recevoir  les  fils. 

Lorsque  la  pile  est  usée,  il  suffit  de  sortir  le  couvercle  du  boîtier  et  de  rem¬ 
placer  la  pile  par  une  pile  de  poche  du  commerce  que  l’on  trouve  partout. 

-^;f^péculum  à  doi|t  seul  '7>.  /Sf 

i^rojecteur  gynécologique  du  P'  Hartmann  (voir  fig.  10237,  page  182). 


'orapier'^^ 

Fig.  6795. 
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29415.  Spéculum  tri  valve 
avec  dispositif  éclairant 
entièrement  stériiisable, 

.  modèle  Drapier,  breveté  s. 
g.  d.  g.  (&g.  9745),  avec 
cable  ordinaire. 

29416.  Le  même,  ave 
câble  métallique'.  ' 

29417.  Lampes  de 
rechange. 

Spéculum  à  doigt  du  Dr  de  Nabias 
avec  un  tube  fixé  au  spéculum 
et  dans  lequel  coulisse  la  tige 
éclairante  stériiisable  à  haute 
température  (170“)  (fig.  9735). 

29418.  Avec  câble  ordinaire. 

29419.  Avec  câble  métallique. 

29420.  Lampes  de  rechange. 

Le  «  Pholu  i>,  modèle  Drapier,  bre¬ 
veté  s.  g.  d.  g.  (fig.  6795)),  est 
constitué  par  une  paire  de  lu-  J 
nettes  sans  verres  portant  entre  1 
les  2  yeux  un  dispositif  éclairant. 

Très  léger  et  d’un  emploi  aisé, 
contenu  dans  un  étui  métallique, 
le  Pholu  est  l’éclaireur  vaginal 
par  excellence  du  praticien  pour 
les  examens  extemporanés. 

Nous  pouvons  adapter  «  le  Pholu  » 

sur  les  lunettes  que  portent  habituellement  les  docteurs,  ou  leur  fournir 
notre  «  Pholu  »  avec  des  verres  du  numéro  qu’ils  nous  indiqueront. 
'Supplément,  selon  genre  de  verres. 

22200.  Le  Pholu  complet  avec  sa  paire  de  cordons  en  étui  métal. 

Pile  de  poche  pour  l’éclairage  (voir  ci-contre  fig.  6797  et 
description  n°  22204). 

29423.  Petit  rhéostat  (fig.  9744)  se  plaçant  sur  toutes  les  piles  ou 
sources  de  lumière,  et  destiné  à  ménager  la  diirée  des  lampes 
de  faible  voltage. 

29424.  Gros  statif  du  D'  de  Nabias  (genre  de  la  fig.  8434  page  127), 
pour  tenir  le  spéculum. 


Fig.  9745. 
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avec  valves  inégales  (fig.  9760). 
à  valves  courtes  du  Rigollot-Simonnot. 

—  de  Bouveret. 

®Sre“  -  dilatation  latérale  par  c: 

29454-  Spéculum  du  Dr  Jayle. 

29455-  —  intra-utérin. 

29456-  de  Siredey,  pour  injections 


9761),  3  tailles. 

Spéculum  griUagé  pour  bains  (fig.  9765),  3  tailles. 
294^  Petit.  29458.  Moyen.  29459.  Grand. 


29470-  Valve  de  Nitot,  à  tube  d'écoulement. 

29471.  _  à  irrigations  de  Fritsch,  seule, 

29472.  Manche  pour  valve  à  irrigations. 

29473-  Valve  à  poids  du  Dr  Auvard,  avec  tube  d’éi 
29474.  —  du  Dr  Jayle  (fig,  9763). 

29475.  Dilatateur  du  Dr  Guelllot,  pour  opérer  s 
9764).  ^ 

29476.  _  de  Clado,  pour  opérer  s 
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et  - 


tJJ.T  ;j’"'? 

V%  tn  4^  v'i.-.J.np.iA^ 


Nous  fabriquons  également  en  ac: 
inoxydable  Stalnless  les  pinces  dont 
numéros  sont  précédés  d’une  astérisque 


PORTE-COTON 


PINCES  POUR  PANSEMENTS  UTÉRINS 

Fig,  9780. 

b 


Fig.  9781. 

29496.  Pince  pour  pansements  utérins,  coudée,  de  Chéron  (fig.  9781) 
29497-  Pince  courbe,  à  mors  lisses,  pour  la  gaze  iodoformée. 


HYSTEROMETRES 


29500.  Porte-coton  utérin  (fig.  9785). 

29501.  —  de  Budin 

29502.  —  de  Hartmann. 

29503.  Hystéromètre  porte-caustique  de  Siredey. 


29508.  Hystéromètre  malléable  de  Vallelx. 

29509.  —  de  Slms,  en  argent. 

29510^  —  de  Slms,  en  cuivre  rouge  argenté. 


DILATATEURS  ET  REDRESSEURS  DE  L’UTÉRUS 


29533.  Tiges  de  laminaires  graduées  par  1/3  de  millimètre 
(fig.  9794),  pleines. 

29534.  mêmes  creuses  (fig.  9794).  Les  laminaires  creuses 
ne  se  font  qu’à  partir  du  n“  10. 

Flacon  contenant  des  laminaires  pleines,  assorties, 
stérilisées,  conservées  dans  Téther  iodoformé. 


29544.  Dilatateur  de  Buoh  et  Huguler  (fig.  9792). 

29545.  —  de  Siredey. 

29546.  —  du  D'  Auvard,  à  2  branches  (fig.  9795). 


Flacon  de  i  laminaire  . 


Pleines. 

Creuses. 

29536 

29539 

29538 

29540 

29547- 


à  3  branches,  de  Slms,  pour  dilatation 


instantanée. 

29548.  Dilatateur-injecteur  du  D'  Segond. 
29549-  —  —  du  D'  Jayie. 

29550.  Dilatateirr  à  4  branches  de  Bossi. 
29551.  Redresseur  de  l'utérus  de  Trélat. 
29552.  Le  même,  articulé. 


29576.  Du  n»  2  au  n°  5,  |  29580.  Du  n“  16  au  n»  20 

29577.  Du  n»  6aun<>  9.  29581.  Du  no  21  afe  n»  j,', 

29578.  Du  no  10  au  n»  12.  29582.  Du  n»  24  au  n»  26. 

I  ^9583.  Du  no  27  au  n»  30. 

29584.  La  sene  de  29  mandrins  de  Hégar,  simples 
(fig.  9808),  en  métal  nickelé,  assortis  de  2  à 
chevalets,  dans  une  boîte  en 
maillechort  nickelé. 

nombre  et  le  poids  d’une  série 
complété  de  mandrins  de  Hégar,  nous  faisons  des 
?™Ples  de  Hégar  à  2  graduations  du 
modèle  ÿ  la  figure  9810  ;  l’économie  et  la  réduction 
coSSblT”'  combinaison  sont 


graduations 


Fig.  7951.  _ 

Fig.  9810. 

■  Mandrins  de  Hégar  à 
(fig.  9810). 

29586.  Des  nos  2-5  au  5-8 
29587.  —  6-9  au  9-^2. 

'  29588.  —  10-13  au  12-15. 

29589.  —  13-16  au  15-18. 

î  29590.  Nos  16-19. 

•  29591.  Petite  série  de  mandrins  de  Hégar  à 
2^  graduations  (fig.  9807),  du 

:  En  boîte  métal  âckeîé^sli'r  chevalets. 

29592.  Grande  série  de  mandrins  de  Hégar 

29618.  Ethérisateur vaginal  composé  ïu 

duu  pessmre  ovoïde  ^métal  I  En  boîte  métal  nickelé,  sur  cheklets. 


par  les  vapeurs  d'éther  et  huiles 
essentielles  appliquées  au  traite, 
ment  des  afîections  suppuratives) 
Méthode  du  Dr  VERNIER  (i).  Ap¬ 
pareils  et  nom  déposés,  modèles  Dra¬ 
pier  et  Fils. 


tion  de  1  ’utéï^s  et  des  annexes  par 
nerateur  (fig.  9816),  complet. 

n  tube  caoutchouc. 


29619.  Le  pessaire  seul  (fig.  9817),  £ 


vaginale,  avec  réservoir  gé- 


- Q.  ctvvo  Luue  ca( 

29620.  Réservoir  générateur  commun,  pouvant  s’adapter  au- 
d  éthérisation  intestinaux,  nasaux,  urétraux  (fig.  9816) 


de  d’emploi,  ainsi  que  ia 


trois  appareils 


des  appareils  pour  Ethéri 
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26300.  La 
29565.  - 

29566. 

29567.  - 

29568. 
29569.  — 

29570.  - 

29571  ■■  ■- 

29573*-' ■  -•= 

29574-  - 

29575-  La 


h  r- 

Ih: 


29577-  — 

29578-  — 

29579-  — 

29580.  —  ' 

29581.  —  24 

29582.  26 

29583-  —  27 

29584.  La  série.  800 
29586.  La  pièce.  23 


*  29642.  Pinces  à  2  griffes  de 
Pozÿ.  de  25  %  (fig. 

29643.  Pinces  à  4  griffes  mous¬ 
ses  de  24  %. 

Pinces  de  IVfuseux,  à  4  griffes. 

long.  24%  (fig.  9838), 
3  largeurs  de  mors, 
grosseur  nature. 

*29644.  N»  I  (fig.  9832). 

*29645.  N»  2  (fig.  9833). 

*29646.  N»  3  (fig.  9834). 

*29647.  Les  mêmes,  courbes. 

*29648.  Pince  de  Museux  à  4 
griffes  délicates,  long, 

*29649.  Pince  de  Museux  à 
■  6  griffes  (fig.  9835), 
modèle  du  Riche- 
lot,  long.  24  %,  3  lar¬ 
geurs  de  mors.  N”  i 

*29650.  ÿ»  2. 

*2965t.  N»  3. 

29652.  Pince  à  5  dents,  de 
Trélat. 

29653.  Pince  à  tractions,  à 
8  griffes,  longueur 

30  %. 


CANULES 
POUR  LAVAGES 
CONTINUS 
CHAUDS 


PINCES  POUR  ABAISSER  L’UTÉRUS 


29660.  Canule  vaginale  à  double 
courant,  avec  cône  isolant 
en  caoutchouc,  pour  iniec- 
tions  très  chaudes  (fig.  9839) . 

29661,  La  même,  en  porcelaine. 

29662.7:®  même,  avec 
cône  isolant  eu  mé¬ 
tal  nickelé. 


.  DRAPIER  &rj.S  r> 

29663,  Pess^e  releveur  de  Borgniet  (fig.  9840) 
2066.1  étroite. 

4.  Pess^e  releveur  de  Borgniet  (fig.  9840), 
ceinture  abdominale  large 


Mors  de  la  pincette  utérine  du  Jayle, 


Fig.  7936. 

26259.  Thermomètre  circulaire  du 
Dr  Tissot  pour  bocks  ou 
laveurs,  modèle  Drapier  dé¬ 
posé  (fig,  7936). 

Ce  thermomètre  se  fixe  ins¬ 
tantanément  sur  n’importe  quel 
bock  ou  laveur.  Il  donne  au 
praticienune  précieuse  indica¬ 
tion  pour  les  lavages,  en  per¬ 
mettant  «  distance  un  contrôle 
de  la  température  exacte  du 
liquide  injecté. 

>7'- 


'Fig.  9841.  Fig.  9842, 

29665.  Pessaire  de  Hodge  (fig.  9841)  en  ébonite. 
,29666.  Z-e  m'me,  malléable 
29667.  Pessaire  de  Sims  (fig.  9842), 

;  en  aluminium.  (Se  fait  en  7  tailles.) 

Pessaire  en  anneau  de  Dumontpallier.  (fig.  9843) 
Mo.  I-2-3-4-5  <^---9 


DRAPIER  et  FILS,  41,  rue  de  RivoliTPARÏS 


V'  7/ 

2^.  Bock  émaillé,  2  litres)  avec  tul 
>7/'  ,  ,.“®  ?  mètres  et  canule  verre. 
29683.  Le  même,  avec  fond  embouti  d’une 
seule  piece  (fig.  9844). 

Bock  émaillé  pour  accouchement 
couvercle. 

'2^9685.  Bock  pliant  en  caoutchouc  pur  de 
2  litres,  complet. 


Fig.  9845. 

caoutchouc 

29677.  Insufflateur°pOTr“gonfle7ïe“ 'pessaire  Gariel. 

<«§'>4.  166 


Curette  a  double  courbure  de  Simon,  petite  (fig.  9864). 

a  double  courbure  de  Simon,  moyenne  (fig  9866) 

—  a  double  courbure  de  Simon,  grande  (fig.  9865) 

—  de  Sims  (fig.  9863)  3  taUles.  ^ 

—  d^itâte^  graduée  sur  la  tige  comme  l’hystéromètre. 

—  de  Bouilly. 


Fig.  9864.  Fig.  9865.  pig.  9866 

CURETTES  UTÉRINES 


2q?o6'  parallèles  (fig.  9867)  3  tailles. 

~  ~  denteles  (fig.  9868). 

Itlol'  ~  —'"T-  Gourdet  (fig.'  9862). 

29708.  _  injectrice  du  D'  Auvard 

I  29709-  —  à  tige  malléable. 


Guettes  à  4  faces  du  Dr  Pamboukis  (fig.  9870)  avec  disque 
%  dép  coulissant  sur  la  tige  graduée  (modèle  Drapier 


29712.  Curette  double  de  Pozzi  (fig.  9871). 

29713-  Ecouvillons  du  D'  Doléris,  en  crins,  3  grosseurs. 


29714.  Ecouvillons  du  Dr  Doléris  e 
3  grosseurs. 


Fig.  9871. 


SCARfflCATEURS  ET  CISEAUX  UTÉRINS 

‘  . - . 

3030.  Ciseaux  courbes  à  branches  décroisées  (fig  51471 
longueur  26  ^  '■ 

29719.  Ciseaux  à  branches  décroisées  de  Dubois  coudés 
longueur  26  %.  ’  ' 


i  plumes  de  coq. 


DRAPIER  et  FILS ,  41 ,  rue  de  Rivôïï7~PÂRIS 


coudés,  à  branches  droites  (fig.  5145) 
ooorbes,  à  branches  droites,  longueur  26 y 
.‘îo  pour  débrider  le  col.  ' 

29727.  Bistouri  long,  droit  et  pointu 
ot  mousse. 

“oosâ,  ^ 


= 
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3019.  La  pièce.  75 
3030.  —  95 

29698.' 

29699. 

29700. 

29703- 

29704. 

29705. 

29706. 

29707. 

29708. 

29709. 

29710. 

■  29712. 

.  29713- 

,  29714. 

29717- 

I  29719. 

^^726 
29727. 

29728. 

2972ÿ. 


?  y 
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29750.  La  pièce.  65 
29751.  —  38  ■ 

29752.  —  45 

29753.  3  ‘ 

29753.  1 
29753.  I 

29753-  I 

29753.  no  5.  26 

29753.  no  6.  27 

2975^.  La  pièce. 

29755.  —  34 

70 


29757. 
.  29758. 


155 
—  58 


,  2975f 

>  29759. 

29760. 

29761.  ... 

29762.  _  18 

29763.  _  20 

29764.  _  8 

29765.  —  30 

29776.  Supprimé. 
29777.  ia  ÿièce.  25 
.  29778.  —  50 

29779.  _  70 

'  29780.  —  90 

29781.  —  55 

29782.  —  7^ 

■^97907  Supprimé. 
'2979r.  Petite.  28  , 

29791.  Moyenne.  28  50 
.  29791.  Grande.  30 
.39792.  Petit.  „ 

29792.  MoyendJ,-'»^^ 
29792.  Grand.dï-KL 
39793--  La  pièce  J  70 

397953-  —  A  t>  ■5«^ 

39796^  —  85 


.20  z^r 
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INTRA  -  UTÉRINES 


9750.  Sonde  intra-uterme  et  dilatatricedu  Dr  Doléris  (fig.  9886)  :  ce  modèle 
est  entièrement  démontable,  d’une  asepsie  facile,  et  supprime  les 
risques  de  rupture  de  la  lyre  des  sondes  Doléris  du  modèle  courant 


29751.  ™*’'^‘“térine  et  dilatatrice  du  Dr  Doléris,  3  grosseurs  (fig.  9887),  qualité 

29752.  La  même,  avec  lyre  renforcée. 


29757.  Sonde  mtra-utérine,  à  4  cannelures,  du  Dr  A.  Huguler  (modèle  Drapier  et  Fils,  c 
récurrent.  Cette  sonde  est  entièrement  démontable  (fig.  9889). 

29758.  Sonde  dilatatrice-inj ectrice  du  Dr  Jayle. 

29759.  —  métallique  démontable  du  Dr  Lepage. 


29760.  Sonde  de  Bozemann  (fig.  9890). 

29761.  —  de  Tarnier,  en  métal  nickelé. 

29762.  —  intra-utérine  du  Dr  Auvard,  en  métal  nickelé. 

29763.  La  même,  en  cristal. 

29764.  Sonde  intra-utérine  de  Pinard,  en  cristal. 

29765.  La  même,  eu  métal. 


SONDES 


SERINGUES  INTRA-UTÉRINES 

Fig.  9901.  , 


Fig.  9900. 


®®rmgue  de  Braun,  corps  verre,  monture  ébonite  et  canule  ébonite. 
2Q77S’  T„  -  “e  Braun  stérilisable,  avec  piston  en  durit,  canule  maillechort. 
2977».  wewe,  en  boîte  métal.  ^  — 

2CJ790.  Aspirateur  de  Bief. 

^  •^■(£g.-9904),pourl'utéru§, 

))  -ànrée,  tube^t  rq^'ét  à 

'Iig  9904 

-^91.  Ventouse  utérine  en  verre  du  Dr  Jayle.!  moyenne, 

'P' 

^9-.  Verres  seuls,  petit,  moyen  ou  grand  modèle. 

loioî,  T'.ââ 


ASPIRATEURS  DE 
HIER  POUR  L’UTÉRUS 


êoiÇO 

2^7^.  Ventouse  utérine  du  Dr  Slégel, 
^  ckel" ""«'S'  - . 


piston  amiante  stérilisable,  canule  maillechort 
■ivec  uoîte.  29779-  Sans  boîte. 

Seringue  de  Braun  à  long  corps,  avec  piston 


29795)  Pompe  aspirante  nicke- 
^  lée,  à  double  soupape  (fig. 

9906),  pour  monter  sur  les 
„  ventouses  utérines.  Petite. 


ckelé  (fig.  9906),  Cette  ventouse,  par 

daptation  du  bouchon  à  vis,  permet  un  bon  éclairage  du  r 

champ  visuel,  une  plus  grande  précision  dans  la  Sle  en  moyenne, 

place  et,  de  plus,  un  nettoyage  très  aisé  de  la  ventouse.  ^ 
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Le  facile  maniement  de  l'appareil,  la  simpli¬ 
cité  de  la  technique  opératoire,  le  rapide 
assèchement  du  col  utérin  obtenu  sans 
atrésie_  consécutive  font  de  la  cryothéra¬ 
pie  utérine  un  procédé  de  choix  pour  le 
traitement  des  métrites. 

29827.  Gryocautère  du  Dr  Lortatr Jacob, 
breveté  s.  g.  d.  g.,  en  boîte  gai- 
nèrie  avec  les  trois  sondes  utérines, 
le  détendeur  spécial  et  l’embout  de 

Cette  boîte  gainerie  peut  contenir  égale¬ 
ment  des  pointes  dermatologiques  avec 
leur  détendeur.  Pour  les  prix  de  ces  der¬ 
nières,  voir  page  160. 


rx¥  »  inr  r-»  »  ^  —  ^  .  Envoi  sur  demande  de  la  notice 

DIATHERMIE  ET  OZONOTHERMIE  GYNECOLOGIQUE  ^pédau  sur  voeonomemié. 


Fig.  9944. 

29857.  Électrode  ozonothermique  intra-utérine  du  Dr  Morgenstern,  brevetée  s 
(fig.  9944),  en  forme  d'hystéromètre. 


Fig.  8575.  Fig.  8574. 

27728.  Électrode  vaginale  diathermique  à  extrémité  arrondie,  avec  thermomètre  du  Dj 
,J.-E.  Marcel  (fig.  8574). 

27729.  Electrode  vaginale  diathermique  à  extrémité  concave  avec 
Marcel  (fig,  8575). 


thermomètre  du  Dr  J,-E. 


COLPOTOMIE 


29870.  Drain  en  argent  du  professeur  Irlbarne, 
dit  «  tige  Iribarne  »  (fig.  9951)  pour  le 
traitement  chirurgical  de  la  sténose  du  col' 
de  l'utérus  [modèle  déposé),  destiné  à  évit 
l'accollement  des  surfaces  cruentées. 

FÉCONDATION  ARTIFICIELLE 
29872.  Fécondateur  du  Dr  Clavel. 

29^7^-  —  de  ^{oubaud. 

29874.  Fécondateur  de  Pajot. 


caoutchouc  du  Dr  A.  Huguier  pour  colpotom 
478a.  Pince  trocart  demi-courbe  de  Chaput  pour  colpotomie  ( 
nu  Chaput  (voir  fig.  5696,  p.  24). 

Hile  sert  a  exécuter  l’ouverture  des  abcès  pelviens  par  la  ^ 
faire  des  contre-ouvertures  et  à  passer  des  drains  traversants. 


caoutchouc  du  Dr  A.  Huguier  pour  colpotomie,  grosseur 
art  demi-conrhfi  Hp.  nhamif  fvmTr  ■. 


pour  le  passage 
lie  vaginale  (colpotomie),  a 


169 


INJECTIONS  DE  LIPIODOL  ET  INSUFFLATIONS  INTRA-UTÉRINES 

INSTRUMENTATION  DU  D'  BLOCH  -  VORMSER 

Nous  avons  composé  pour  le  diagnostic  de  la  perméabilité  des  trompes  de  Fallope  par  insufflations  d’air  ou  de  gaz  i 
tation  du  D''  Blocli-Vormser,  que  nous  indiquons  ci-dessous.  Nous  tenons  à  la  disposition  des  docteurs  qui  voudront  bien  i 
cations,  la  technique  et  les  instrumentations  du  D'  Bloch-Vormser. 

POUR  L’INSUFFLATION. 


Trousse  n“  1-A.  —  Instrumen¬ 
tation  du  Dr  Bloch-Vormser 
comprenant  : 

2  Sondes  utérines  en  boîte  métal 
nickelé  ; 

I  Seringue  verre  de  150 
piston  métal  avec  verrou  de 
bloquage  ; 

I  Manomètre  métallique 
roïde,  raccords,  tube 
pour  stérilisation,  w 
soires,  etc. 

29907.  Le  tout  complet,  en  boîte 
gainerie  (fig.  9984). 

29908.  Trousse  simplifiée 
n»  2- A.  —  Même  D" 
trumentation,  livrée 


DE  LIPIODOL. 

Trousse  n“  1-B.  —  Instrumen¬ 
tation  du  Dr  Bloch-Vormser 
(fig.  9985)  comprenant  : 

2  Sondes  utérines  ; 

I  Seringue  à  vis  tout  métal 
20  cc.  avec  remplissage  latéral 
(voir  fig.  10000,  page  171)  ; 

I  Manomètre  lumineux  avec  son 
relai  {modèle  Drapier  breveté 
S.  G.  D.  G.)  (fig.  3). 

29909.  Le  tout  complet  avec 


boîte  métal  nickelé. 
Trousse  simplifiée  11“  2-B 
comprenant  :  ’ 

I  Sonde  utérine  ; 

I  Seringue  tout  métal  de  20  cc, 
sans  remplissage  latéral  ni 
dispositif  manométrique, 
29910,  Complet  avec  tous 
accessoires, 
tal  nickelé. 

Vue  de  l’instrumenta-  I  f-a  pince  injectrice  pour  lipio- 
tion  à  injection  de  li-  ^fo/ÆMDrp.  Petlt-DutallUs^éeMf  " 


il  du  Dr  Bloch- 
Vormsermise  en  place. 


rnonter  également  sur  la  seringue 
à  manomètre  Drapier  de  la  page 
tjzfig.  10000). _ 


29912.  Stéthoscope  double  bi-^HB' 

.  ,  auriculaire  permettant  l’auscul- 

tation.simultanee  des  bruits  lors  d’une  insufflation  utéro-tubaire.  (fig  9986) , 


Trousse  11“  1-C.  —  Instrumen¬ 
tation  du  Dr  Bloch-Vormser 
comprenant  ; 

2  Sondes  utérines  de  différents 
calibres  ; 

I  Seringue  en  verre  de  150  cc., 
piston  métal  avec  verrou  de 
bloquage  pour  insufflation  ; 

I  Seringue  tout  métal  de  20  cc., 
avec  remplissage  latéral  pour 
lipiodol  ; 

I  Manomètre  lumineux  et  son 
relai  (breveté  S.  G.  D.  G) 
(voir  fig.  10000,  page  171)  ; 

I  Système  de  tubulures  reliant 
seringue,  manomètre  et  sonde. 


29914-  Pince  délicate  de  Museux 
à  courbure  étudiée  pour 
faciliter  la  préhension 
du  col  avec  l’instru¬ 
mentation  du  Dr  Bloch- 
Vormser. 


29916.  Instrumentation  du 
Dr  Masmonteil  pour  in¬ 
jections  de  lipiodol  dans 
l’utérus  et  les  trompes 
pour  permettre  ” 

“"n  radiologique. 


29913.  Pince  injectrice  pour 

(modèle  Drapier  breveté  S.  G.  D.  ur.j  (ng.  aaov  et  astj .  L'une  des  branches 
de  cette  pince  est  injectnce  et  obturatrice,  tandis  que  l’autre  est  fixatrice 
de  l’instrument  sur  l’organe. 

Comme  on  peut  le  voir^  par  les  figures  9987  et  9988,  le  cône  en  caout¬ 
chouc  est  mis  en  contact  étroit  avec  le  col  en  tournant  la  grosse  vis  moletée 
du  milieu  qui  fait  progresser  le  tube  poussoir  supportant  le  cône.  Notice 
r  demande. 


instantanée  de  la  sont 


droit  de  Cl.._ 

dispositif  grOL..  _ 

trant  le  détail  de  la 
fixation  de  la  sonde  du 
Dr  Masmonteil  sur  la 
pince  de  Museux. 


uterine  du  Dr  Masmonteil  (fig.  9989)  montée 
sur  une  seringue  entièrement  métallique  de 
20  cc.  avec  dispositif  de  remplissage  latéral. 
G  instrumentation  complète  comprenant  les 
3  pièces  ci-dessus  en  boite  métal  nickelé. 
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INJECTIONS  DE  LIPIODOL  ET  INSUFFLATIONS  INTRA-UTÉRINES  ,s„He, 

INSTRUMENTATION  DU  D'  SÉGUY  s.  G,  D.  G." 


Nous  présentons  ci-dessous  les  trois  romr,r,=;t:„„c  ^ 

d  instrumentations  du  Dr  Séguv  aue  nous  ?  -  differentes 

diagnostic  de  la  perméabilitlï^h^iS,""  pr--  ■ 


U  instrumentations  du  Jjr  Séffuv  ni 

diagnostic  de  la  perméabilité  t^bL'e  ou  pour  fe's^njertions  de  l?pTodol 
f  spéciale  sur  Vinstrw 


Envoi  sur  demande  de  la 
du  Dr  Séguy  et  sa  technique. 


29921.  Trousse  pour  insufflation  comprenant  ■ 

;  Ség“y.avec  sa  sonde  et  ses  ,  cônes  ■ 

lumineux  .  Fig.  9998. 

Complète  avec  tous  ses  accessoires  en  boîte  métal  nickelé  '  Drapier) .  Cette  pince  donne 


;  “S' 

Complété  avec  tous  ses  accessoires  en  boîte  métal  nickelé. 

29923.  Trousse  complète  pour  insufflation  et  injection  de 
lipiodol  comprenant  :  jov^won  ae 

I  Pince  spéciale  du  Dr  Séguy  avec  sa  sonde  et  ses  3  cônes  ■ 

I  Serinfüe  àli^ection  deTipiodTp&''métIlYrS?{>S^ 

f4“”SriT“nri 

Complété  avec  tous  ses  accessoires  en  boîte  métal  nickelé. 


^  Â  teen/ 


d.‘r;rcôrrs,\rs" 'tajef  “i=-»  «s 


CONES  INTERCHANGEABLES 


I  Fig.  9999. 

^  Sonde  métallique  à  cônes  interchangeables  ■ 
fixant  sur  la  pince  du  Dr  Séguy. 


Fig.  10001, 


Le  pointillé 
plongeant 
dans  le  flacon 
de  lipiodol 
indique  la 

^S.  pendant  le 

Gynécostat  du  Dr  Bovler  recommandé  pour  1  ^^«^PH^sage 
détaiîs^pag^ieîf  idéale  (voir  de  la  seringue, 
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29928.  Statif  du  Dr  Séguy.  Petit  statifen 
^  3  pieds  pliants  (fie;. 
10001),  comportant  à  sa  partie  su¬ 
périeure  une  petite  charnière  qui 
vient  entourer  le  corps  de  nos  serin¬ 
gues  de  20  cc.  et  permet  ainsi  de 
libérer  les  deux  mains  de  l'opérateur. 

Spéculum  éclairant  entièrement  stérili- 
sable,  à  articulation  étudiée  spécialement 
pour  permettre  l’extraction  d’une  valve 
apres  1  autre  sans  aucun  déplacement  de 
1  appareil,  permettant  ainsi  de  dégager 
complètement  le  col  et  le  vagin  lors 
d  une  radiographie. 

29930.  Le  spéculum  complet  avec  cordon 
permettant  de  le  brancher  sur  une 
source  de  4  volts  (pile  de  poche, 
accus  ou  rhéostat). 


Fig.  10000. 


Drapier  (breveté  S.  c,.  , 

Ce  système  manomé-  I 
trique  monte  sur  une  seringue  à  remplis-  ' 

^ge  latéral  peut  fonctionner  indifféremment 

Masmonteil,  Petlt-Dutaillis,  Séguy. 

met  la  fixation^dumanom^S^à  rdaisur'^'^^  s’adaptant  entre  la  seringue  et  la  sonde  qui  per- 
Ce  manomètre  gradué  de  o  à  ®fiperposé à  la  seringue  injectrice. 

lumineux  de  façonYp^mettre  sa^lecJre  =^^"V"dice  de  sécurité  à  250,  est 

dépendant  du 

9931.  ano-injecteur  Drapier  seul  avec  sa  seringue  spéciale  (fig.  10000). 


c  les  sondes  des  D^s  Bloch-Vormser, 


Page  171 

29921.  La  pièce.  890 

29922.  —  890 

29923.  —  1025 

29928.  —  70 

29930.  —  290 

29931-  —  400 


VALVES  POUR  HYSTÉRECTOMIE  VAGINALE 


Valve  coudée  à 
manche  lourd  du 
Dr  Jayle,  tenant 
seule  en  place 
(fig.  10031), 

2  tailles. 

29965.  Moyenne. 

29966.  Grande. 


il;  25îr‘^  Valve  éclairante  stérilisahlc  du  Dr  de  Nablas,  modèle 
"  Drapier  et  Fils,  breveté  s.  g  d.  g.  (fig.  7601). 

Cette  nouvelle  valve  avec  son  dispositif  éclairant,  breveté 
s.  g.  d.  g.,  est  entièrement  stérilisable,  soit  au  Poupinel,  à 
l'autoclave  ou  par  ébullition.  Elle  donne  un  admirable  éclai¬ 
rage  du  champ  opératoire.  Au  moment  de  l’opération,  il  suf¬ 
fit  d’introduire  dans  le  manche  une  pile  cylindrique,  telle 

une  cartouche  que  l’on  glisse  dans  le  tube  creux  du  manche,  sans  aucun  risque  de  contamination. 
25745-  La  même  que  figure  7601,  mais  avec  prise  de  courant  permettant  l’éclairage  sur  courant 
électrique  par  réducteur  de  lumière  ou  tableau  électrique. 

25746.  Cordons  métalliques  adaptables  au  manche  type  25745. 

25747.  Lampes  stérilisables  de  rechange  pour  valve  (fig.  7601). 

29980.  Pile  cartouche  de  rechange,  pour  placer  dans  le  manche  de  la  valve  (fig.  7601). 

Valve  démontable  en  forme  de  cuiller  du  Dr  Gourdet  (modèle  Drapier,  déposé)  (fig.  10036)  pour 
Fig-  10036  opération  sur  la  vessie,  l’estomac,  etc.  . 

P'  ■  Cette  nouvelle  valve,  grâce  à  son  système  démontable,  permet  d’employer  plusieurs  largeurs  de  cuillers 

de  grandeurs  variables  suivant  leur  utilisation  opératoire.  Sa  forme  ovoïde  a  l’avantage  de  bien  étaler 
29975.  Valve  concave  à  les  cavités  et  de  faire  réflecteur -,  de  plus,  la  paroi  incisée  se  resserrant  sur  le  rétrécissement  du  pédi- 
manche  démontable  du  cule,  la  valve  n’a  plus  de  tendance  à  glisser  et  sortir  et  tient  presque  seule  en  place. 

Dr  Gourdet  (fig.  10036).  9981.  La  valve  démontable  du  Dr  Gourdet  avec  3  cuillers  de  tailles  différentes. 


Écarteur 
coudé  ^  /Iff 
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encarté  à  la  dernière  page  du  catalogue. 


30060.  Pince  à  hystérectomie  droite  du  D>-  Bender  (fi'^  10077) 
ffig.  lOolsl®  "°“dile,  longueur  25  longueui 
30061.  La  même  courbe  (fig.  10079),  -v 
du  mors  comme  figure  10078. 


5  6  % 

grandeur  nature,  détail  de  l’intérieur 


Fig.  10080. 


- - -  uroire  ' 

de  crocodile,  longueur  2'^ 
nature. 

30063.  La  même,  courbe. 


Bender  avec  triple  rangée  de  dents 
de  4  ^  (fig.  10080),  vue  grandeur 


Fig.  5269. 

s  courts  de  Segond  (fig.  5268),  droite. 
—  —  (fig.  5269),  courbe, 

coupante  de  Doyen,  3  tailles,  largeur  12  %. 


3237.  Pince  à  n 

3238.  _ 

30070. 

30071,  _ 

30072. 

30073. 

30074.  _ 

30075.  _  ■ 

30076.  _ 

3i7n^p-  ^  anneaux  cannelés  pour  les  éponges. 

0  /  .  «noepourprendre  les  instruments  dans  l’eau  chaude  (voirpage  7)  (fig.  5230) . 


excentrée  de  Doyen,  pour  les  ovaires  et  la  trompe. 

de  Péan,  pour  les  ovaires  et  la  trompe. 

a  mors  ovales  fenêtrés  pour  les  ovaires,  longueur  16  V. 

—  courts  du  D'  Richelot,  20  %.  “ 

coudée  du  D'  Rochard  pour  l’artère  utérine. 
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ÉCARTEURS  ABDOMINAUX  POUR  LAPAROTOMIE 


Fig.  7682. 

*30114.  Écarteur  du  Pr  Gosset  (fig.  7682). 

25658.  —  duPr  Gosset,  petit  modèle, 

appendicite. 

25659.  Écarteur  à  griffes  mousses  du  D"'  Abadie. 
30116.  —  abdominal  à  anneaux,  à  2  valves 


démontantes  et  i  valve  de  traction, 
valves  de  6  % 

30117.  I.e  même,  avec  valves  de  8  %. 


*30119.  Écarteur  du  P' Gosset  avec  une  3®  valve 
coulissant  sur  la  tige  carrée  (fig.  10106). 


Fig.  10107. 


30122.  Valve  sus-pu¬ 
bienne  à  points  d’ap¬ 
pui  latéraux  de  Doye  n , 
nouveau  modèle  à 
hauteur  variable 
10108) 
d’être 
pour  sujets  gras  et 
sujets  maigres.  ModèU 
Drapier  (déposé) . 

30123.  Valves 


)plémen- 


30125.  Valve  du  Chaton 
pour  extirpation  du  rec¬ 
tum  (fig.  10111).  Modèle 
Drapier  (déposé)  (la  valve 
seule). 

Cette  valve  s'adapte  aisé¬ 
ment  sur  les  écarteurs  de 
Doyen  à  points  d’appui  la¬ 
téraux  du  type  de  la  figure 
10108,  sans  qu’il  -  -  • 

A  -1 


•  modification  ày  apporter. 


'30120.  Écarteur  abdominal  à  3  valves  démon¬ 
tantes  de  Ricard  (fig.  10107),  modèle 
Drapier  et  Fils. 

->  ^  J, 
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30129.  Valve  sus-pubienne  à  points  d’appui  laté¬ 
raux  de  Doyen  avec  dispositif  à  hauteur 
variable  du  Dr  Mascarinhas  (fig.  10110). 

30130.  La  même,  avec  les  points  d’appui  démon¬ 
tants  pour  permettre  le  transport  dans  une 
boîte  de  dimensions  réduites. 

Valve  abdominale  du  D'  Rochard  de  90  % 
de  large,  prenant  point  d’appui  sur  les 
fixe-cuisses  des  tables. 

La  mente,  de  no  %  de  large. 
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jeage  175 
2S65S.  Lapièce.  88 
25658.  inoiydable  225 
25659.  La  pièce.  90 
301 14.  La  pièce.  94 
301 14.  Inoxydable  250 
30116.  La  pièce.  210 
30117.  —  230 

30118.  —  aS 

30119.  La  pièce.  235 

3OII9.  inoxydable  550 

30120.  La  pièce.  340 
30120.  inoxydable  575 
30122.  La  pièce.  320 
30123.  —  115 

30124.  —  275 

30125,  —  625  ■; 

30126.  —  280  1 

30126  ne  se  fait  pas  er 
inoxydable. 

30127.  —  475  î 

30128.  —  795  , 

30128  ne  se  fait  pas  en 

inoxydable. 

30129.  —  300  » 

30130.  —  360  » 

3013 1.  —  290  » 

30132.  —  300  » 


LAPAROTOMIE  '(Suite.) 


28671.  Écarteur  vésical  du  Pr 
Legueu,  avec  boutons  suspen- 
seursetdépresseur  (fig.  10126). 

28672.  Le  même,  avec  dépresseur 
muni  du  nouveau  dispositif  éclairant 
lisable,  modèle  Drapier,  breveté  s.  g.  d.  f. 


00  n  '  ”  y  no  Ksreite-  a.  nurnr  uu,  u,  gujiôe/-. 

,  2  Ues  valves  droites  démontables,  légèrement  contre-coudées 
a  leur  extrémité  {fig.  10130),  destinées  aux  opérations  d’appen- 
nioue,  laparotomie,  opérations  sur  les  membres,  etc. 

30150.  Ecarteur  à  crémaillère  du  Gourdet  avec  une 
paire  de  valves  ovoïdes  moyennes  et  une  valve 
ovoïde  médiane  (fig.  10129). 
i  151-  supplément  pour  une  paire  de  valves  ovoïdes  petites 
ou  grandes. 

.^ifPfilément  pour  une  paire  de  valves  à 
(fig  1013^0)'^°°^'^®'^°“'^^®®  grandes 


Écarteur  à  crémaillère 
avec  valves  démon¬ 
tables  du  Dr  Gour¬ 
det,  modèle  Drapier 
déposé  (fig.  10129 
et  10130). 

Cet  écarteur 
utilise  : 

velles  valves 
ovales  du  Dr  Gourdet  (modèle  dé¬ 
posé)  [fig.  10129)  spéciales  pour  la 
vessie,  qui  se  font  en  2  tailles  diffé¬ 
rentes,  combinées  avec  la  troisième 
valve  médiane.  La  forme  ovoïde  de 
ont  l'avantage  de  bien  étaler  les 
tende  à  sortir  ou  à  gli 


t^ïsïème^i 

■^0  médiane  à 
extrémité 
contre-coudée 
Moyenne  ou 
grande. 


Fig.  10131. 

30155.  Écarteur  double,  en  fils 
d’acier  (fig.  10131),  du  Pr  Hart¬ 
mann.  Les  deux. 


‘30156.  Laparostat 
du  Dr  Dartlgues, 
modèle 
(fig.  10127). 


30157.  Écarteur  à  crémaillère  du  Dr  Jayle  avec  valves 
moyennes  interchangeables  (fig,  10132). 

Par  son  dispositif  de  frein,  cet  écarteur  a  l’avantage  de 
ne  pas  se  refermer^  seul  une  fois  mis  en  place  comme  les 
écarteurs  à  crémaillères  usités  jusqu’alors. 

Il  présente  de  plus  l’avantage  de  pouvoir  être  utilisé 
avec  toute  une  série  de  valves  de  tailles  différentes  correspond, 
dant  aux  opérations  les  plus  usuelles. 

30158.  En  supplément.  .Valves  type  B.  La  paire. 

30159.  —  —  —  C  (genre  écarteur  de 

Faraleut).  La  paire. 
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30161.  Écarteur  vésical  à  petites  valves 
et  à  crochets  suspenseurs  avec 
dopresseur  à  crémaillère  du 
Dr  P.  Cathelln  (fig.  10128). 

30162.  Écarteur  à  anneaux  et  à  crémail¬ 
lère  de  Houzel,  à  3  griffes 


ns'yv¥  r-ig.  7601. 

'  iyfM-  Valve  éclairante  stérilisable  du  Dr  de 
Nabias  (fig.  7601)  [modèle  Drapier  el 
Ftls  brev.  s.  g.  â.  g.). 

Cette  nouvelle  valve,  avec  son  dispositif  éclairant 
est  entièrement  stérilisable  tant  au  Poupinel  à 
l'autoclave,  qu'à  l'ébullition.  Elle  donne  un 
admirable  éclairage  du  champ  opératoire.  Il 
suffit  d'introduire  dans  le  manche,  au  moment 
de  l  opération,  la  pile  cylindrique,  telle  une 
cartouche  que  l'on  glisse  dans  le  tube  creux  du 
manche  sans  risque  de  contamination  aucune. 

-07^5-  La  même  que  figure  7601,  mais 
courant  permettant  l’éclairage  su 
trique,  par  réducteur  de  lumière  c 
trique. 

25746.  métalliques  adaptables  au  manche  type 

25747-  de  rechange  pour  valve 

29980.  Pile  c^touche  de  rechange  pour  placer  dans  le 
manche  de  la  valve. 


Fig.  10133. 

*30163.  Écarteurs  de  Parabeuf  (fig.  10133), deux./  /  , 


Pince  de  Museux 
(voir  page  166). 


Pinces  compresses 
(voir  page  6). 
Pinces  hémostati¬ 
ques  (voir  pages  5 
et  suivantes). 
Aiguilles  à  sutu 
res  (voir  page  11). 

Valves  diverses 
(voir  pages  172  et 
suivantes) , 


LAPAROTOMIE  (Suite.) 


Pince  dé  Riohelot 
(voir  page  167). 


27433.  Sonde  uré¬ 
térale  éclairante 
du  Tuason 
(de  Manille)  pour 
le  repérage  de 
l’uretère  au  cours 


Fig.  10143. 


Fig.  10144. 


Valve  de  Doyen  pour  élargir 
le  champ  opératoire  (fig. 
10032).  Largeurs  : 

29967.  80  X-  29968.  100  X- 
29969.  120  X- 


Pince  du  P' J.-L.  Faure  (fig.  10143).  pour  la  tranche  vaginale. 
30186.  Pince  à  dents  du  D'  A.  Huguier  (fig.  10144),  à  3  pointes,  pour 
la  tranche  vaginale. 

30020.  Pmce^du^pr^L-L.^  Faure,  ^m^igament  large,  de  25  %  (voir 

3249..  Pince  longuette,  droite,  courbe  ou  coudée,  de  23 
Pinces  du  Dr  Doyen  (voir  — 


3258,  Pince  du  pr  J.-L.  Faure  pour  l’artère  utérine 
(fig.  5277). 

30076.  Pince  coudée  de  Rochard  pour  l’artère  utérine. 


*3160.  Pince  tenaille  du  Dr 
Pauchet  (fig.  5220). 

’*3i6i.  Pince  tenaille  coudée 
du  Dr  Pauchet.  (fig.  5221). 
3162.  Pince  tenaille  contre- 
coudée  du  Dr  Pauchet. 
30190.  Pince  tractrice  de  Lane. 


Fig.  10146. 

30196.  Écarteur  d’Ollier,  avec 
manche  à  crochet 
(fi&-^10146),  30  X 

30197.  Le  même  (fig.  10146), 
„  45  la  pièce. 

30198.  Le  même  (fig.  10146), 


Fig.  10149. 

Pince  à  kyste  de  Nélaton  (fig.  10149)  à  plateaux  : 
30205.  Ronds.  —  30206.  Ovales.  —  30207.  Carrés. 
30208.  Pince  du  Dr  Hartmann. 
a020Q.  —  à  ériune  ulissante  du  Dr  Dnven 


Fig.  10145. 

30192.  Pince  à  morcellement  à  pointes  de  24  X  (fig.  10145). 
30193.  Pince  puissante  du  Dr  Doyen. 

2055.  Ciseaux  droits  de  17  X-  I  2065.  Courbes  de  17  X- 
30194.  _  de  20  %.  30195.  Très  courbes  du  '  P' 

I  J.-L.  Faure  de  20  X- 


Fig.  10150. 

''  30201.  Pince  à  morcellement  Sc,_ 
pointes,  (fig.  10150)  de 
^4 


Fig.  10151. 

30211.  Pince  hystérolabe  du  Dr  Dartigues  (fig.  10151). 
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3360.  La  pièce.  •'■‘2g 
3360.  Inoiydabje  48 
:  3360;  bis.  iPièçe.  32 
■  /33^^-  ^is.  Inoxydable  50 
\  pièce.  22 

:  33^^^^oiydable  36  1 

,  288457X0' 3‘  ■ 

29462.  70 

30033.  —  52 

30211.  - 

30212.  - 


90 

155 


30213.  — 

30214.  — 

30216.  —  42 

30218.  —  30 

30219.  Modèle 

droit.  55 

30219.  modèle 

coudé.  65 

30220.  La  pièce.  25 

90*84-  —  32 

-3^5^- 

Sr  = 

30242.  — 

30245.  — 

30246.  — 

30247.  — 

30248.  — 

30249.  — 

30251.,  — 

3025^.  Valve 


—  45 

—  56 


45 


30254- 


plate.  Z,a;^îèce.  28 
èfi-î^CLapièce.  58' 
3»^-  —  50 


I  30203 
jf  30264 


^ŸS/f 
49  6/ Q 
49  6/1 


33 


îl\ 
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LAPAROTOMIE  (Suite  ) 


3^a5frTrocart  à  kystes  du  Péan  (fig.  10162). '7? iS 
même,  très  gros  modèle.  " 

'  3M3^Trocart  de  Koeberlé. 

ÉfUgères,  guéridons  roulants  (voir  page  230). 


T.  de  Martel  (fig.  10163)  i 


Fig.  5310. 

*3360.  Pince  à  dents  multiples  du  Pr  J.-L.  Faure  de  21 


30242.  Ciseaux  très  coudés  du  D> 
décollation  antérieure. 

3021 1.  Pince  hystérolabe  du  Dr  Dartlgues 
(voir  fig.  10151,  page  177). 

30212.  Grande  pince  à  mors  fenêtrés  et  à 

FISTULE  VÉSICO-VAGINALE  ou  les  tumeurs  avec 
de  85  %  X  75  %• 
nde; - 


30216,,  Désenclaveur  du  Dr  Delage- 
nlère  (fig.  10165). 

30033.  Tracteur  hélicoïde  du  Dr  Doyen 
pour  soulever  les  corps  fi- 


*3360  his.  La  même,  à 


Fig.  10178.  Fig.  10179.  Fig.  10180.  Fig.  10181,  Fig.  10182. 


30245-  Érigne  de  Slms  pour  avivement  (fig.  10178). 
30246.  Crochet  pour  tirer  les  fils  (fig.  10179). 

30247.  Spatule  à  égaliser  la  plaie  (fig.  10180). 

30248.  Tord-fil  de  DenonvUlier  (fig.  10181). 

30249.  _  en  S  (fig.  10182). 


Fig.  10166. 

I  3021S.  Spatule  du  Dr  Tufller,  pour  énucléer 
.  (fig.  10166). 

30213.  G^ndepi^e avec  mors  30219.  Spatule  en  forme  de  semelle  du  Dr  Reverdin. 

de  55  %  X  85  %.  30220.  Erigne  forte  du  Dr  Tuffler,  pour  énucléer. 

30214.  Pince  à  mors  mobiles.  Drains  démontants  du  Dr  TuHier,  de  Doyen, 

lon^ueur,^%,  pour  saism  etc.  (voir  page  24). 

1  utérus,^ 

/*ig.  10188. 


IJ,  ^  -deaéo^  Ciseaux  courbes  de  Sims,  de 


_  Î2''(fig- 10188).  i 

30261.  Pince  longue,  à  ressort,  à  do°nts  de  souris, 
droites,  pour  aviver. 

30262.  Pince  longue,  à  ressort,  à  dents  de  souris,  courbes  pour  aviver 
30263.  Pince  courbe  à  anneaux,  avec  dents  de  souris. 

30264.  Pince  pour  tirer  les  fils. 

Aiguilles  et  porte-aiguilles  (voir  pages  11  et  suivantes). 

28845.  Tubes  de  Gain  (fig.  9049). 

30267.  Appareil  d’AJbarran  pour  recueillir  les  urines  dans  les  fistules  vésico- 
vaginales  persistantes. 


BOITE  D’INSTRUMENTS  POUR  FISTULE  VÉSICO-VAGINALE 

I  pince  longue  à  ressort,  droite,  pour  avivement. 

’  —  courbe,  pour  avivement. 

,  I  T  j  bistouri  convexe. 


Fig.  10183. 

30250.  Bistouris  pour  avivement  vaginal,  à  lames:  droite,  pointue, 
1“183),  convexe,  mousse,  pointe  rabattue. 

^gau°he^^  pour  avivement  vaginal,  à  lame  coudée  à  droite  ou  à 


Fig.  9767. 

1  29462.  Valve  double 

8*“*®  (3  grandeurs) 
3^254.  Valve  de  Simon 
aWart  creuse  ou  plate 

0  sans  cul-de-sac,  dé 
montante,  3  gran¬ 
deurs,  avec  manche 
à  crochet,  la  valve 


2  érignes  de  Sims.  |  i  bistouri  droit. 

I  bistouri  à  lame  coudée  à  droite. 

I  paire  ciseaux  droits  de  14  %. 

I  porte-aiguille  long. 

I  porte-aiguille  de  Reverdin  à  pédale, 
r  rouleau  de  fil  d’argent. 

I  tord-fil. 

I  crochet  mousse. 

I  spatule  à  égaliser. 

I  pince  pour  tirer  les  fils. 

4  pinces  à  anneaux  cannelées  de  24  %. 
.  I  sonde  à  demeure  en  S,  argent. 

I  valve  double  de  Sims. 

boîte  en  métal  nickelé 


I  bistouri  à  lame  coudée  à  gauche. 


I  paire  ciseaux  de  Boullly  de  20  'Y 
I  aiguille  de  Reverdin  dorée  à  grande 
courbure. 


2  aiguilles  courbes  variées. 


30270.  : 


les  instruments  ci-dessus  sur  chevalefr 
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ASPIRATEURS  POUR  L’ÉVACUATION  RAPIDE 
DES  COLLECTIONS  PURULENTES  ET  LE  SE'CHAGE  DU  CHAMP  OPÉRATOIRE 

lit  des  aspirateurs  électriques  dune  grande  nuissa.nne  x  _ x.  ..  .. 


Nous  avons  construit  des  aspirateurs  électriques  d’une  grande  niiissanre  i 

plusieure  litres  en  évitant  ainsi  l’épanchemeL  des  liquides  au°dehors'^  d e  n'îus  . ^e  vider  presque  instantanément  des' collections  kystiques  aqueuses 

frune‘'î5d'f  1®,®  PPf  ations  sur  la  bouche,  le  larynx,  Tœsophkge  “rSftum  mise  P^^sèchertient  coûtent  .Mu^hamp 

ar  une  pédalé.  On  peut  egalement  débrayer  la  pompe  pour  permettre^  uni  autre  utiUsatfo^du  motelr'"^*'  ^  instantané  de  l’appareil  ^est  obtenu  soit 


opératoire  en  général,  e 
par  rhéostat  à  r  ' 


Bien  indiquer  le  vol¬ 
tage  sur  lequel  l'as¬ 
pirateur  doit  fonc¬ 
tionner,  la  nature  du 
courant  et  le  nombre 
de  périodes  s’il  y  a 


Fig.  10205. 


Aspirateur  électrique  du  Dr  Ombrédanne  pour  l'aspiration 
continue  du  sang  et  des  mucosités  dans  1  a  staphylorraphie 
(fig.  10205)  avec  bocal  se  montant  par  un  étau  à  vis  sur  la 
table  d  opération,  rhéostat  à  réglage  variable  par  pédale 
et  une  canule  courbe.  Cet  aspirateur  peut  être  utilisé 
comme  les  modèles  fig.  10206  et  10207  pour  toutes  les 
opérations  et  vidage  des  grandes  collections  purulentes. 

Cet  appareil  monté  sur  socle  chêne  avec  groupe  moto-pompe 
i/i2  HP,  a  une  puissance  de  vide  de  35  %  de  Hg.  Il  vide 
sans  canule  i  litre  d’eau  en  5  secondes. 

303°i-  1°  Sur  courant  alternatif  ou  continu  110-120  volts 

30302.  20  _  _ 


— ,  ycusauue,  moaeie  urapier  et  Jeits 
(fig.  102Ô6),  pour  operations  générales  et  toutes  applica- 
tmns  en  œsophagoscopie,  rectoscopie,  urétroscopie,  assé- 
chage  etc.,  avec  groupe  moto-pompe  1/12  HP,  Puissance 
de  vide  35  ^  de  Hg.  vidant  sans  canule  i  litre  d’eau  en 
5  secondes.  Monte  sur  panneau  marbre  de  33  x  40  avec 
cordon  et  prise  de  secteur,  coupe-circuit,  bocal  récepteur 
GH  vsrrc  Q©  2  litres,  tube  en  ep 071+0^1  r»Tir>  o-i- 


v^.re  de  2  litres,  tube 
I  canule  aspiratrice  (vc' 
n«  30320  à  30323). 


=11  caoutchouc  et  raccord  avec 
pour  canules  supplémentaires 

Avec  rhéostat 
à  main 
à  3  vitesses. 


V;  ,  , .  30300 

30309.  Monte  sur  guéridon  nickelé,  supplément. 

DÔSAPŒRrêt~FIÎS7~4Ï7'rue~de~Rivôîî7^ARÎS 


Aspirateur  électrique  du  Pr  Legueu.  avec  manopiètre  indi¬ 
cateur  du  vide,  flacon  de  4  litres  monté' sur  CTéridon  rou¬ 
lant,  rhéostat  à  réglage  variable  par-pédàle  (fig.  10207), 
avec  tube  de  2  mètres  et  une  canule:  coudée;  ' 

aspirateur  possède  un  groupe  moto-pompe  ifio  HP  monte 
sur  panneau  mcirbre.  Puissance  de  pidP'qs  %  déHg.  vidant 
sans  canule  i  litre  d’eau  en  j  secondes. 


:.  Sur  courant  alternatif  i 
30312.  —  continu  iic 

30313.  —  —  22( 
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ASPIRATEURS  pour  L’ÉVACUATION  RAPIDE  des  COLLECTIONS  f  PURULENTES  et  L’ASSÈCHEMENT  du  CHAMP  OPÉRATOIRE 

ACrF.SSniRFS  pmil»  TsACDmA-rTo-uxT  H  ,  _ _ 


ACCESSOIPES  POUR  L’ASPIRATION 

30320'.  Trocart  à  arrêt  du  Pr  Legueu  pour  vider  les  collections  purulentes 
lllU'  P®"”"  collections  purulentes.  ' 

30322.  —  grosse  du  Pr  Legueu  pour  vider  les  collections  purulentes. 


pomme  d’arrosoir  (fig.  10212). 

14  bis.  Canule  duPrVillar  (fig. 
13),  pour  aspiration  latérale. 


30321.  Embout  supplémentaire  pour  aspiration  terminale  large 
sur  la  canule  25644  Ws.  ”  ’ 

du  Pi-  Villar,  pour  aspiration  de  collection  purulente 
hi,  M  aspiration  de  collection  purulente. 

3  3-  bis.  M^che  intermediaire  a  robinet  pour  monter  les  accessoires  pour  aspi¬ 
ration  des  no  30320  a  30326.  Ce  manche  évite,  lorsque  l'on^  ferme  le 
robinet,  la  chute  dans  le  champ  de  liquide  septique,  a” 
sortie  de  la  canule  ou  du  trocart  aspirateur. 


U  moment  de  la 


PROTECTEURS  ET  ÉCLAIREURS  DU  CHAMP  OPÉRATOIRE 

#"=r~ . 

Fig.  10221. 

30350.  Éclairem  du  Pi  Enrlque  Finochletto  {modèle  Drapier  breveté  s.  g  d  e  )  ^ 

(fig.  10221)  entièrement  stérüisable  à  haute  température  (170»)  pour 

m.cT  P^'^  transparence  des  anses  intestinales.  w  p  ur  ^ 

Loco'  rechange  pour  Téclaireur  du  Finochietto. 

30353-  Casque  frontal  avec 
cloche  projectrice,  modèle 
nmpiev.  Ce  casque  très 
léger  (poids  200  gr.)  tient 
parfaitement  sur  la  tête 
sau^  fatigue  et,  grâce  à 
1  emploi  de  nos  lampes  à 
Bas  voltage,  ne  dégage 
aucune  chaleur,  comme 
dans  les  modèles  simi¬ 
laires,  ce  qui  le  rend  très 
pratique  pour  l'opérateur. 

■na  concentration  des  fais¬ 
ceaux  lumineux  est  très 
puissante  et  donne  un 
éclairage  parfait  du 

lam  ^  opératoire.  Les  Fig.  10222. 

12  voîts^LVotafrf SI  cascjue  frontal  (fig.  10222)  varient  à  la  demande  de  6 

bleaux  électrin,,!?  ^  l’aide  d’accumulateurs  transformateurs  ou  ta- 

dent  n’est  nosSiKif  ’  l’u.s  voltage  utilisé  par  notre  casque  frontal,  aucun  acci- 

Nota.  —  P  ^  comme  dans  les  appareils  utilisant  directement  le  courant  de  ville. 

'«■otre  iietü7éntlf  possédant  pas  de  tableaux  électriques,  nous  conseillons 

vmt  réducteur  de  lumière  portatif  (voir  fig.  6800,  p.  216). 

DRAPÎÈR~ët'FiLS“ 


Aspirateur-laveur  du  Dr  Ca- 
denat,  à  double  effet  (fig. 

10215)  (modèle  Drapier,  dé¬ 
posé)  permettant  de  pouvoir 
vider  par  aspiration  une 
poche  purulente,  puis  de  la 
Invpr  ensuite  et  de  refaire 
;  opérations  successive- 
autant  de  fois  qu’il  sera 
nécessaire.  La.manœuvre  est 
de  la  plus  grande  simplicité  : 
il  suffit  de  tourner  un  seul 
bouton,  soit  à  droite,  soit  à  gauche, 
suivantque  l’on  veut  aspirer  ou  injecter. 

1-  aspirateur-laveur  du  Dr  Cadenat  à 
2  bocaux,  rrtowlîéi^uiiAgiuÛMdcHi,  complet 
avec  son  trocart-laveur  (modèle  Drapier 
déposé). 

30329.  Pour  no  volts,  sur  courant  contini 
ou  alternatif. 

30330.  Pour  220  volts,  sur  courant  contimi 

--OU  alternatif. 

—  Pour  les  docteurs  qui  possè¬ 
dent  déjà  un  aspirateur  des  modèles 
figures  10205,  10206,  10207,  nous 
pouvons  parfaitement  leur  adjoindre  le 
dispositif  nécessaire  qui  leur  permettra 
de  transformer  leur  appareil  en  aspi¬ 
rateur-laveur  du  Dr  Cadenat.  Nous  leur 

fournissons  dans  ce  cas  le  trocart  spécial  à  2  arrivées  du  Dr  Cadenat,  un  bocal  su-b-hlémen 
\nuf  a  injecter  et  le  bouton  contact  qui  commande  toutes  les  manœuvres  ■ 

Cadenat  ÿMisse  fonctionner  sur  d'anciens  aSeurs 


41,  rue  de  Rivoli,  PARIS 


Casque  frontal  avec  grande 
cloche  projectrice  en  alumi¬ 
nium  et  lampe  demi-watt 
de  100  bougies  pour  l’éclai¬ 
rage  du  champ  opératoire 
Ce  casque  se  branche  direc¬ 
tement  sur  le  courant  de  ville 
(fig.  10224). 

30355-  Pour  courant  de  no 
volts. 

30356-  Pour  courant  de  220 
volts. 

30357.  Projecteur  électrique 
sur  pied  avec  réflec¬ 
teur  à  hauteur  variable 
et  arrêt  automatique, 
mouvement  à  rotule 
permettant  toutes  les 
positions  d’inclinaison 
(fig.  10223). 
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PROJECTEURS  ET  ÉCLAIREURS  DU  CHAMP  OPÉRA  FOIRE 


î.  Casque  frontal  avec  serre-tête  en  fibre  à  coulisseau 
réglable  (fig.  10233),  petite  cloche  projectrice  arti¬ 
culée,  diamètre  70  et  lampe  de  32  bougies  fonc¬ 
tionnant  sur  courant  électrique  de  iio  volts. 

I.  Le  même,  pour  courant  de  220  volts. 

I,  Le  même,  avec  double  cloche  isolante  contre  la  cha- 


t.  Le  même,  pour  220  volts,  avec  double  cloche  isolanit. 

:.  Casque  frontal  du  type  de  la  figure  10233,  mais  avec 
serre-tête  à  ressort,  petite  cloche  projectrice  articulée 
7°  %  de  diamètre  et  lampe  de  32  bougies  fonction¬ 
nant  sur  courant  de  no  volts.  j 

1.  Le  même,  pour  courant  de  220  volts.  ! 

..  Le  même,  avec  double  cloche  isolante  destinée 
de  la  chaleur,  pour  iio  volts. 

.  Le  même,  pour  220  volts. 

Supplément  pour  boîte 
“n  aluminium  permet- 
t  le  transport  aisé. 


181 


Le  «Fronto-Lux  »  du  Enrlque  Finochletto 

(breveté  S.  G.  D.  G.)  (fig.  1023^)  est  le  casque 
idéal  du  chirurgien  parce  que  : 

I  "  Il  n’exige  aucun  serre-tête,  se  fixant 
directement  sur  la  calotte  du  chirurgien  ; 

2°  Son  poids  est  insignifiant  (70  gr). 

3°  71  ne  chau-ffe  pas  et  en  conséquence 
il  n'y  a  aucun  risque  de  brûler  l’aide 
comme  avec  les  casques  à  cloches  mé¬ 
talliques  ; 

4”  Son  éclairage  donne 
mière  très  hlancl 
bougies)  ; 

5”  Aucun  danger  d’électrocu- 
tion  en  raison  du  bas  voltage  que 
donne  la  résistance  montée  sur  le 
bouchon-prise  de  courant  ; 

6°  Inclinaison  variable  et  champ 
très  large  ■ 

-7  0  -Nr’éh 


splendide 


„ _  filament  ;  -  w  Fig.  10235. 

N’éblouit  pas  l’aide  ;  1  Miroir  frontal  extra-léger  (poids 

o“  Il  est  le  complément  indis-  no  gr.  avec  bandeau  à  ressort  mé- 
pensable  du  «Scialytique  »  dans  1  talhque  (fig.  10235). 
tous  les  éclairages  obliques.  L®  mimrr,  avec  sa  cupule  très  petite 

I  Fronto-Lux  du  pr  Enrlaue  Finochletto  3039°.  Complet  avec  Calotte  toile  diamètre),  donne 'une  vi- 

(breveté  S  G  r  )  r  î  “  (fig.  10234)  pour  1 10  volts.  ■  sion  directe  beaucoup  plus  pratique 

,-,,nT  ’  I - -  que  la  vision  binoculaire.  On  concen- 

^  *3°392.  Lampes  derechange.  La*îècg.  7  1  tre  aisément  le  faisceau  lumineux  sur  le  champ 

ünqno  du  chirurgien  et  le  voltage  employé.  opératoire  en  déplaçant  à  volonté  la  cupule.  On 

^  393  ■  licite  gainerie  spéciale  pour  le  transport.  Notice  spéciale  sur  demande  peut  monter  à  volonté  des  lampes  de  4  à  10  volts 

isoler  ,  .  I  l - 1  et  éclairer  avec  des  piles  .  . 

de  poche,  accumulateurs,  transformateurs  ou 
tableaux  électriques. 

Enfin,  grâce  à  sa  légèreté,  ce  miroir  ne  fatigue  pas 
la  tête  et,  de  plus,  ne  dégage  aucune  chaleur. t 
30399.  Photophore  malléable  stérilisahle  du  D 
da  Silva  Rio  Branco,  pour  éclairage  des 
cavités  (laparotomie  -  pleurotomie,  cystos- 
mpdèle  Drapier  et  Fils  breveté  s.  G.  D.  G. 
ihore  correspond  comme  genre  à  la 

du  D'  T.  de  Martel  pour  ‘ 
examen  des  anses  intestinales  par  trans¬ 
parence  (fig.  10239),  modèle  Drapier, 
entièrement  stérilisable  à  haute  tem¬ 
pérature  (170"),  procédé  brevetés.  G.  D.  G. 

L’éclaireur  est  livré  complet  avec-  ^son 
câble  métallique  stérilisable  et  son  câble 
raccord  en  caoutchouc. 


Projecteur  gynécologie 


^  .  laccura  en  caourcaouc. 

^7  25^1  .jLampe  jumelée  de  rechange 
éclaire'ur  du  D'  de  Martel. 


V  1  -  1  ■  I  (fig.  r0237)‘°CeTofecteuJ^s^e"fixr.ür  D' Heitz-Boyer  (modèle  Drapier  dé- 

7601  (pages  172  et  175.)  |  30396.-  Projecteur  fynécob^^“ue""dm  ="1^!  ".°.y°l'L(‘ïgL?°237). 


Hartmann  pour  courant  de  2 
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^’t  ‘  rv4ï  i*  f  /.  h^  1^  y»,  }^  t^' 
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^'TZ- 


■Ù^fj-  "  'hOiKAu'J/^Y^ 

.Il  VH  cc:- 


A. 

L»\^tW\fVtM^ 


3.  I  Crâniomètre  du  Dr  Noël  (fig,  10258) 
I.  3  Pinces  cutanées  du  Dr  Noël  (fig,  10261 
!.  2  Grands  bistouris. 

i.  2  Aiguüles  à  suture  intestinale,  très  fines, 
a  peine  cintrées,  dorées,  d’environ  4  % 
3/4  du  manche  à  la  pointe, 
h  3  Gabarits  en  forme  d’ellipses  très  effilées, 
du  Dr  Noël  (fig.  10262). 
i-  3  Gabarits  en  forme  d’ellipses  a 
_  flées^,  du  Dr  Noël  (fig.  10259). 

'  ^  1^3'Oarits  en  forme  d’ellipses,  recourbées 
à  une  extrémité,  du  Dr  Noël  (fig.  10260). 
'■  I  Gabarit  en  forme  d’ellipse,  recourbée  à 
une-  extrémité  et  très  élargie  à  l’autre 
extrémité,  du  Dr  Noël  (fig.  10260). 

'•  I  Poii^  servir  l’opérateur. 

'•  I-  Jr'aire  de  ciseaux  droits,  moyens. 


DRAPIER  et  FILS 


ACCOUCHEMENTS 


Fig.  10282. 

30510-  Compas  pelvimètre  (fig.  10282). 

30511.  - -  çjg 

30512.  do  D'  Perret  avec  divisions  par  millimètres  pour 

mesurer  la  tete  foetale  a  travers  la  paroi. 


Fig.  10283. 

30513.  Perce-membrane  métalliq 
Stéthoscopes  (voir  page  24  et  25) 


du  D'  Pinard  (fig.  i 


30504.  Écarteur  de  Tarnier  (fig.  10279),  à  3  branches. 
30505.  Le  meme,  à  2  branches. 


Fig.  10280. 

^ch3s"i“rk  à  ^“tre  ouvert, 

cnamois  gris,  intérieur  mouton  rouge. 


30519.  Dilatateur  de  Tarnier  avec 
chamois  gris,  TntérieuT  mouton' roug^^^  accouchement  prém£uré. 

30507.  10280),  avec  paroi  abdominale  et  porte  30520.  Tube  caoutchouc  supplé- 

30508.  Fœtus  ordinaire  avec  son  placenta,  en  chamois  eris  “^“taire. 

30509.  Le  meme,  a  tête  compressible.  ® 


BALLONS  DILATATEURS 


Fig.  10286. 

30521.  Ballons  du  Dr  Champetier  de  Ribes,  à  robinet  (fig.  10286),  lar¬ 
geur  8,  10,  12  %  de  diamètre. 

30522.  Petits  ballons  du  Dr  Champetier 
de  Ribes,  sans  robinet,  4,  5, 


Lie  mues,  sans  rooi 
7  %  de  diamètre. 


Fig.  10287. 
gros  ballons 

^  “  grandes  cuillers  étudiées  (fig.  10287) 

pour  porter  les  gros  ballons.  ® 
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30528  .Mannequin  de  démonstration 
des  Pra  Budin  et  Pinard,  en  bois 
verni,  garni  de  sa  paroi  abdomi¬ 
nale,  vulve  et  périnée  en  caout-i 
chouc,  poche  des  eaux  et  du  fœtus 
caoutchouc  (fig.  10288). 
Fœtus  à  tète  cornpressible 
pour  le  mannequin  des  Pr»  Budin 
fit  Pinard.  ,  ^ 

CF 


Fig.  10289. 

Ballon  dilatateur  de  Bonnalre,  avec  robinet,  3  grosseurs 
(fig.  10289).  (Modèle  déposé). 

30530.  Petit.  I  30531.  Moyen.  |  30532.  Grand. 

30533.  Ballon  à  compression  hydraulique  du  Dr  Moussai!  pour 
remplacer  le  tamponnement  intra-utérin  dans  les 
hémorragies,  (modèle  Drapier  déposé) . 


■^'^^^^®^~®^^^ÎLS7'4r7rüe~dê'^îvôiï^^ 


Fig.  10290. 

30535- Petite  pince  pour  porter  les  petits  ballons  (fig.  10290). 


?*î  ma 


■ 


iJ-  <i£c, 


«a^  »ï«// ;  fîff  I  ù‘''^i^  0  ^ 


ùc^^alL  p'°.  5  ■iA^_Àu^ 

-ie^B  111/ 

'  CeiÂi/3/iaA^~4lifL  {i,  luXc  wih*^ 

Forceps  de  Tarnler,  avec  branche 
de  traction  (fig.  10301). 

30542.  Modèle  estampé. 

30543. 'Modèle  forgé. 

30544.  Forceps  de  Tarnler,  petit 
modèle. 

Ce  forceps  a  été  étudié  spécia¬ 
lement  pour  petits  bassins,  et 
particulièrement  pour  les 
femmes  de  race  jaune,  pour 
lesquelles  le  forceps  de  Tarnler, 
de  grandeur  courante,  est  net¬ 
tement  trop  grand  et  blesse  les 
parturientes.  Ce  forceps  peut 
être  également  utüisë  avec 
avantage  comme  forceps  vul- 

30545.  Combinaison  de,  for¬ 
ceps  Tarnler  comprenant  : 

1°  Un  forceps  Tarnler,  modèle 
courant  du  type  30543  avec 
ses  2  petits  tracteurs. 

2»  Un  forceps  Tarnler,  modèle 
pour  petits  bassins  du  type 
30544  avec  ses  2  petits  trac- 

3“  Une  branche  de  traction  avec 
fixateur  s’adaptant  indistinc¬ 
tement  sur  les  forceps  30543  et 

30544- 

30546.  Gaine  eu  chamois  avec 
fermoir  métal,  pour 

r - ig  Tarnler. 

Boîte  pour 
brceps  Tarnler,  en 

nickelé 


FORCEPS  —  BASIOTRIBE 


Fig.  10301. 


30556.  Forceps  de  Mdne  Murray  avec 
branches  de  traction  détachables. 
30557.  Forceps  de  Slrupson. 

30558.  Le  même,  avec  tracteur  de  Nevllle. 
30559.  Forceps  de  Klelland. 

30560.  Le  même,  avec  système  additionnel 
de_  serrage  de  Rledlger. 

30561.  Levier  fenêtré  de  Beaudelooque. 


Basiotribe  de  Tarnler,  modèle 
ordinaire  (fig.  10300). 

30569.  _^Modè]e  estampé. 

30570.  Modèle  forgé. 

Basiotribe  _  de  Tarnler,  dernier 
modèle  (fig.'  10303). 

30571.  Modèle  estampé. 

Modèle  forgé. 
Céphalotribe  de  Tarnler. 

—  de  Bailly. 

—  de  Blet. 


î.  Gaine  en  toile  de  chasse  pour  boîte 
métallique,  avec  poignées  et  courroies.®  jy 
33ê<f9.  La  meme,  en  maroquin.  ÎO'ill  / 

30550.  Forceps  de  Tarnler,  modèle  dit  ther-  ' 
maphrodüe  »,  chaque  branche  pouvant 
indifféremment  mâle  ou  femelle. 

3  551-  Forceps  de  Dubois,  ordinaire. 

30552.  _  brisé  de  Pajot,  avec  cuillers 

démontables. 


30578.  Cranioclaste  de  Braun 
(fig.  10305). 


branches  ■^oroioûoc  (fig.  K 


30580.  Ciseaux  courbes  de  Dubois  à  grands  anneaux  étudiés 
du  Dr  Powllewlcz,  modèle  Drapier  (déposé). 
ciseaux  permettent  une  grande  puissance  de  cou-be  sans 
fatiguer  les  doigts  de  l’opérateur. 
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*3o6i8.  Clamp  du  P'  Bar,  pour  le  cordon 
{fig.  10323) 
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- FagTîsë' - 

I  3456.  La  pièce.  105 
3458-  —  105 

30638.  - 

30639. 

:  30639.  inor 
;  30640. 

I 30641. 
j  30642.  Su] 

30643.  - 

30644.  - 

30645.  - 

30646. 

30648. 

30649. 

30650.  La  I 
30655.  - 

30657.  - 

30658. 

30660. 

30664.  La 
30665. 

■  <>30668  - 

30669. 

30670.  - 

30672.  — 

30673.  - 


'  ,  1)  .  :  -  (Vâ^ 


W\  _  4ü|  -fciiwî  </a  ^  y s^Xn, 


ACCOUCHEMENTS  (Suite.) 


Fig.  10332, 

.  Pince  omphalotribe  du 
Dr  Pierra,  pour  le  cordon 
(fig.  10332). 


*30639.  Pince  de  Laborde  pour  tractions  ryth¬ 
mées  (fig.  10335),  modèle  pbur  nou- 


Fig.  10333. 

30640.  Clamp  du  Dr  Devraigne  pour  le  cordon  (fig.  i 


Fig.  10334 


—  de  Perret 

air, 'inc,  »  spéciaux  pour  accouchements  (voir 
fig.  6189,  page  42). 


Fig.  5347 


3458,  Aiguille  de  Reverdln,  modèle  Drapier  et  Fils,  dorée,  spéciale  pour 
périnéoraphie,  puissante  et  très  courbe,  à  petit  rayon,  avec  pous¬ 
sette  haute  et  chas  indéréglable  (fig.  5347). 

3456.  Aiguille  de  Reverdin,  modèle  Drapier  et  Fils,  dorée,  spéciale  pour 
périnéoraphie,  puissante  et  très  courbe,  à  grand  rayon,  avec 
poussette  haute  et  chas  indéréglable  (fig.  5346). 


30664.  Sablier  à 
15  secondes,  mé¬ 
tal  nickelé, .  avec 
volet  mobile 
(fig.  10347). 

30665.  SabUer  à 
30  secondes,  mé¬ 
tal  nickelé,  avec 
volet  mobile 
(fig.  10347). 


Fig.  10339. 
Serres-fines  droites  ou  courbes 
en  argent  (fig.  10339). 
30655.  Nos  I  et  2.  La 
douzaine. 

3»  30656.  N“s  3  et  4.  La  dou^.n-ne. 
30657-  NO  5.  ia  douzaine. 
30658.  No  6.  La  douzaine. 

màillechort. 


du  n 


I  à  6. 


30660.  La  douzaine. 


30668.  Bassin  «  Le  Bassian  »  à  siège 
anatomique  (fig,  10345) 


30669.  Canule  vaginale  en  demi-cristal  renforcé  avec  un 
trou  unique  très  large  au  bout  (fig.  10346). 
30670. _Canule  tout  en  caoutchouc  pur,  pour  injection. 
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30672.  Bassin  émaillé  pour  accouchement  avec  tube  d’écou  - 
lement  (fig.  10348).  avec  xuoe  a  ecou - 

30673,  Bassin  émaillé  grand  modèle,  pour  grands  lavages. 
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DRAINS  UTÉRINS 


ACCOUCHEMENTS 


(Suite) 


Fig.  10356. 

Drain  PO"^  utérus  infecté.  Dernier  modèle 

30685.  Longueur.  8  %.  Diamètre.  9  y. 

9  %•  -  10  f. 

9  %.  -  i2-%. 

%•  -  13 

to  %•  -  15  %. 

-  17  %. 


30686 

30687 

30688 

30689 

30690 


Fig.  10357. 

Drains  du  D^  Péoharmant  (fig.  10357)  en  métal  argenté,  avec  colle- 

•  thermomètre  (fig.  10360).  Pc.t4àj(p 

30706.  La  même,  avec  chauffage  électrique 
pour  courant  de  lio  volts,  avec  régu¬ 
lateur  de  température. 


30694.  Longueur 


),  diamètre  14  %. 


Fig.  10358, 


30696.  Drain  utérin  flexible  du  Dr  Lemaire 
(fig.  10358). 

30697.  Drain  du  Dr  A.  Huguler,  avec  plateau 
echancré  :  longueur  73  n“  27. 

30698.  Drain  de  Lefour. 

30699.  Drain  de  Petit. 

30701.  Biberons  Drapier,  gradués,  150  gr. 
avec  tétine  stérilisable. 

Biberons  et  tétines  de  tous  modèles. 

30702.  Boîte  feutrée  pour  conserver  la  cha¬ 
leur  des  flacons  ronds. 

30703.  Épingles  de  sûreté,  5  grosseurs. 
La  douzaine. 


30707.  La  même,  avec  chauffage  électrique 
pour  courant  de  220  volts,  avec  régula¬ 
teur  de  température. 


Nota.  —  Avoir  bien  si 
courant  i 


n  d'indiquer  la  nature  à 
le  voltage. 


30708.  Location  de  couveuses  :  par  n 

30710.  Bock  émaillé,  2  litres,  avec 
2  mètres  et  canule  verre. 


[.  Le  même,  a\ 
bout!  d’une 
(fig.  10361). 


seule  pièce 


30712.  Bock  émaillé  pour  accou¬ 
chement,  avec  couvercle. 

30713.  Bock  pliant  en  caoutchouc 
pur  (fig.  10359),  de  2 
litres,  complet. 


Fig.  10361 
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TOISES  ET  PÈSE -BÉBÉS 


3071^  Toise  en  chêne  verni  pour  mesurer  la  taille  des  bébés 
,0  „„ 

30719.  Pèse-bébé  module  ordimhf,”alaMe‘'de^5^kg“a^^ 

corbeille  vannerie.  ^ 

30720.  Série 'de  poids  en  fonte  de  9  kg.  500. 

'^71-  cuivre  de  500  grammes. 

30722.  Feuille  de  pesée  du  Dr  Quidet. 
La  pièce. 


Fig.  10364. 


;  30725.  Nouveau7pèse-bébé  à  colonnes,  modèle  de  préci- 
sion  (ng.  10364),  à  double  romaine,  avec  corbeille 
fine,  pesant  jusqu’à  15  kilogs. 

3O720.îFese-bebe  pour  maternités,  monté  sur  table  métal¬ 
lique  amovible,  avec  double  romaine  évitant  l’usage 
des  poids  et  pesant  jusqu’à  20  kg.,  graduation  pargr., 
avec  corbeille  métallique. 

30727-  Le  meme,  sans  la  table  métallique. 

30728.  Pèse-bébé  du  Dr  Wallich  avec  appareil  démons- 
tiatif  à  double  romaine,  évitant  Tusage  d-es  poids  ; 
complet  avec 'le  hamac  porte-bébé. 


ACCOUCHEMENTS 


(Suite.) 


Fig.  10371. 

30738.  Téterelle  bi-aspiratrice  du  Dr  Budln  (fig  10371) 
30739.  Succi-pompe  avec  cloche  réservoir  en  verre  et 
tube  caoutchouc,  en  boîte.  (Cette  pompe  imite 
partaitement  la  succion  maternelle  fig  10375  ) 
Notice  sur  demande.  ' 

30740.  Bouts  de  sein  en  caoutchouc,  en  gomme 
30741.  Garde-lait  en  verre. 

Aspirateur  de  Bier  pour  abcès  du  sein  (voir 


I  Forceps  Tarnier,  forgé. 

I  Crochet  de  Braun. 

I  Perce-crâne  à  bascule  de  Blot. 

.  I  Paire  de  ciseaux  à  détroncation. 

—  à  élargir  le  col. 

I  Ballon  de  Champetier  de  Ribes,  de  S  ' 
I  Pince  porte-ballons,  grand  modèle. 

I  Sonde  intra-utérine  de  Budin. 

I  —  de  femme,  en  argent. 

I  Paire  de  ciseaux  pour  le  cordon. 

I  Insufflateur  de  Ribemont,  avec  poire. 


Fig.  10372. 

30742.  Téterelle  bi-aspiratrice  du  Dr  Auvard  (fig.  10372). 
3°743-  Gaveuse  de  Tarnier  avec  sonde,  pour  nouveau-nés. 
30744.  Sucette  en  cristal,  pour  malades  couchés  et  bébés. 
30745.  Tasse  à  malades  en  porcelaine,  pour  faire  boire  dans  la 
position  couchée. 

30746.  Tire-lait  de  Henry,  modèle  des  hôpitaux. 

30747.  ventouse  à  balle,  pour  former  le  mamelon. 

3074».  —  —  à,  pompe,  complète. 

Stérilisateur  de  Budin  : 

30749.  6  flacons  marmite  fer-blanc. 

30750.  9  —  _  ^ 

30751.  6  flacons  marmite  émaillée. 

30752.  9  —  — 

TROUSSES  D’OBSTÉTRIQUE 

Trousses  pour  sages-femmes  (voir  page  37). 
Trousse  d’obstétrique,  en  cuir  noir,  avec  garniture  inté¬ 
rieure  en  forte  toile,  montée  avec  des  boutons  et  pouvant 
se  démonter  pour  le  lavage.  Longueur  de  la  trousse 
dépliée,  67  %  X  46  %. 

Cette  trousse  se  roule  pour  le  transport  et  est  maintenue  par 
2  courroies.  Elle  comprend  la  composition  ci-dessous,  mais 
cette  composition  peut  varier  au  gré  du  docteur. 

4827.  I  Stéthoscope  de  Pinard,  en  aluminium. 

30646.  I  Aiguille  d’Emmet. 

30657.  6  Serte-fines  en  argent,  fortes. 

3079,  I  Pince  hémostatique  de  22  J/. 

*3051.  2  -  _  de  14  %. 

SYMPHYSÉOTOMIE 


30785.  Bistouri  mince. 

—  a-'^oc  manche  à  point  d’appui  du  P^  Julio 
symphyséotomie  (fig.  10382). 
/Afoiie/e  Drapier  déposé  ’ 

protectrice. 

ao?»».  Perforateur  du  Pr  Farabeuf. 


LOCATION  DE  LITS  MÉCANIQUES 
pour  accouchées  (fig.  10373). 

Catalogue  spécial  srrr  demande. 

30753.  Tétine  à  soupape  (fig.  10376)  en  caoutchouc. 
30754.  Bandage  inguinal  tout  en  caoutchouc  pour  h 
pour  le  côté  droit  ou  gauche.  / " 
30755.  De  même,  pour  les  2  côtés.  t  rcrvi-  . 

30756.  Ceinture  ombilical^pour  hernie  ombilic;  js 
bébés. 

30766.  I  Tube  vaseline  stériCsée. 

30767.  I  Plaquette  soie  pour  le  cordon. 

30768.  I  Seringue  de  Pravaz  stérilisable, 
avec  4  flacons  assortis. 

30769,  I  Brosse  à  main. 

30770.  I  Boîte  à  savon  en  métal  nickelé. 

30771.  I  Vide-bouteille  de  Budin. 

30772.  I  Blouse  d’accoucheur. 

30773.  I  Trousse  en  cuir,  garniture  lavable. 

30774.  Prix  total  de  la  trousse. 

Composition  à  volonté  de  trousses  pour 
accoucheurs.  Devis  sur  demande. 


O  ^  Pig-  10376. 

30789.  Tranche-pubis. 

36980.  Fil-scie  de  Glgll,  avec  ses 
2  manches  (voir  fig.  10476 
page  191). 

30791.  Aiguille  du  Di-  Glgli  pour  con¬ 
duire  le  fil-scie. 


30792.  Ceinture  de  Martin. 

30793-  _ —  du  Dr  H.  Mayet,  pour  si 


:e  de  symphy- 
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Fig.  10426. 
30885.  Spatule  mousse  (fig.  10426). 


Fig.  10427. 

'  30886.  Rugine  d'Ollier,  (fig.  10427). 
30887.  La  même,  plus  large. 


Fig.  10429. 

30890.  Rugine  d’Olller,  concave  (fig.  10429). 


30891.  Rugine  d’Olller 


Fig.  10432. 

'1®  Farabeuf. 
30896.  _  courbe  de  Farabeui. 

droite  de  Farabeuf  a 


c  appui  digital  et  manche 


Fig.  10433.  — 

30899.  Rugine  contre-coudée  du  D-'  Lerlche,  à  tranchant  oblique  avec 
appui  digital  et  manche  court  octogonal  (fig.  10433).  ' 

50901^  Rugine  de  Doyen,  pour  le  périoste  costal  (voir  fig.10524  oae-p  1931 
.309crTr  Rugine  du  Dr  Chaton  pour  dépérioster  (voir  fig.  10528  page  193) 


Fig.  10431. 

30892..  Rugine  d’Ollier,  concave,  avec  appui  digital  creusé  et  manche  court 
octogonal  (fig.  10431). 

30893.  Rugine  convexe,  pour  enfant. 

30894.  Rugine  concave,  pour  enfant. 


Fig.  10434. 

30902.  Rugine  trouée  de  Farabeui  (fig.  10434). 
30903.  _  —  de  Trélat. 

—  de  — 


coudées  à  droite  ou  à  gauche.  P  é 

CISEAUX  ET  GOUGES 


Fig.  10445. 

'’309i5-  Ciseau-burin  ordinaire,  6,  8,  10,  12,  14  %  (fig.  10445) 

30916.  Ciseau  à  lame  mince  de  Farabeui,  20,  25,  30 

30917-  Ciseau  large  de  Championnlère  pour  la  résection  du  genou,  de  50  %. 


Fig.  10446. 

30918.  Ciseau  fort  avec  manche  à  8  pans  pour  greffes  ostéo-périostiaues 
largeur  zo,  25,  30  %  (fig.  10446).  ^  ^  ’ 

30919.  Cise^  à  lame  mince  du  Dr  Ombrédanne  pour  l’arthrodèse,  largeur 
30920.  Le  même,  largeur  20  %. 


Fig.  10447. 

>  13.  15  %  (fig-  10447). 
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CURETTES 


AMPUTATION  —  RÉSECTION  (s«ite) 


Wolkmann  (fig.  10473),  6  grandeurs  :  Diamètres  : 

'°4-  '  “S  J:  |:  |  gf  ÎSS?;  ; 

Wolkmann,  avec 
manche  octogonal 
(fig.  10471)  mêmes 
grandeurs  de  curettes 
1°  10465  à  10470. 


Fig.  10472. 


6.  Curette  délicate  fenêtrée.  modèle  Dyapierlet  Fils.  4  grandeurs  (fig.  10472), 


Fig.  10474. 

•30960.  ®te"marL'TroufdétSr^^^  10474)  à  inclinaison  variable  et  fixe, 

30961.  Feuillets  de  re^hinge.  3  feuillets. 

30963.  Scie  du  rnétal,  avec  2  feuillets,  modèle  de  l'Armée. 

l'^’Tey.  manche  métal 
30965.  Scie  d  Ollier  dite  passe-partout. 

191  "tNi/ÿi 


fo°o7o^  mobile,  manche  métal  à  jour°(fig®  10475). 

30971  23— ■  i  400?? .  25  I  30974 .  33  V 

Wi  P“f”^°àTamfdém“tante^^^^^^^^ 

30978.  La  meme,  avec  lame  démontante  de^^^pour  résection  du  g, 


|o98°'  FUd"e?ectngf'L''o''-?3a'  10476). 

30982.  Fil  de  rechange  de  o“,5o. 

30983.  Scie  à  chaîne,  avec  étau  et  crochets. 


?oo8?'  trio  ^  mobile,  à  manche  plâu'^(fig.  10477) 
llfâ\  iTmfmtl'^TJ^  P°-  -sectiok  du  genou,  long.  0^.4- 


daviers 


Fig.  10473. 


30988 

30989 

30990 

30991 

30992 


Fig.  10483. 

"po^'uTenT/nt.'  articulation  (fig.  10483). 

ëav?“  d'oni:?  Jom'^olmous”'' 

—  porte-à-faux,  pour  les  os  du  poignet. 

-  —  ^  pour  resection. 

anglais,  pour  extraire  les  dents  (voir  page  49). 


^®^^^®^^ërFn:s74rrïTîê''drRï^^ 


Fig.  10484. 
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t  ^ion.  La  pièce.  8o 
3IOI5- 


31016.  — 

31021.  — 

31023.  — 

31024.  — 

31025.  — 

31026.  — 

31027.  — 

31029.  — 

31040.  ~ 

31041.  — 

31042.  — 

31043.  — 

31044.  — 

31045.  — 

31046.  — 

31046.  Inoiydable. 


—  105 


31048.  1  .  - 

La  pièce.  285 
31054.  —  80 

31054.  inoxydable  I40 
31055.  La  ptece.  82  . 
31055.  Inoxydable  : 


31056.  La  pièce. 

31056.  inoxydable  I 

31057.  La  pièce. 


31058.  La  pièce.  ] 
31058.  inoxydable  I75 
31059.  La  pièce.  125 
31059.  Inoxydable  l8o 
31060.  La  pièce.  155 
31061.  — ;  165 

31062.  — '  250 


145 


OiuW U44- \/E,flTÊ:.BXAL£ 


'  Jju  j 


yy,M-L  L  rh  'ùii  .  tLdu'.  - 


, :?//£?/ 
^f/6V 


'’  1^01 


PINCES  A  SÉQUESTRE 


AMPUTATION  —  RÉSECTION 

I  Nous  fabriquons  également  en  acier 
inoxydable  Vega-Drapier  les  pinces- 
gouges  précédées  d’un  astérisque  *  ■ 

'  ~ "if  des  prix. 


(Suit( 


31040.  Cisaille  droite  de  Liston  de  25 
31041.  La  même,  courbe  (fig.  10500). 
31042.  Ci^ille  de  Liston,  ordinaire,  droite 
articulation  à  tenon. 

31043.  Cisaille  délicate  de  Farabeut,  de  î 
31044.  _  pgyj.  jgg  phalange^  de  22 


10504. 

31046.  Cisaille  à  crochet,  à  courbure  étudiée  pour  sectionner 
les  côtes  (fig.  10504). 

31047-  La  même,  pour  enfant. 

*^51048.  Costotome  à  coupe  puissante  (voir  fig.  10526,  p.  193). 

3 1049— Costotome  du  Dr  Pierre  Duvai,  à  longues  branches, 
pour  section  de  la  première  côte  (thoracoplastie 
extra-pleuralepar  voie  axillaire  (voirfig.  10527, p. 193). 

PINCES  -  GOUGES 


*31054.  Pince-gouge  droite  de  i 
largeur  des  mors  4,  5  et 
*31055.  La  même,  de  8  et  10  %. 

*31056.  —  courlie,  largeur  des  rni 

*31057.  —  courbe,  de  8  et  10  %. 

*31058.  Pince-gouge  droite  forte,  de  ; 

largeurs  8,  12  et  14  %. 

31059.  La  meme,  courbe. 

31060.  —  droite,  très  puissante,  de  23]%,  à'mors  carrés. 

3io6r.  —  coudée,  très  puissante  (fig.  10503),  à  mors 

carrés.  - 


long  (fig.  10505), 


■s  4.  5,  6 

(fig.  10505), 


31045.  Pince-gouge  pour  les  lames  vertébrales  (fig.  10501). 
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31062.  Pince-gouge  du  D'  Cadenat  avec  leviers  de 
débourrage  (fig.  10506),  modèle  Drapier  bre¬ 
vets  s.  g.  d.  g.  Cette  pince-gouge  se  fait  en 
r-  «  ■  “"S  10,  12  et  14 

CeUe  nouvelle  pmce-gouge,  extrêmement  pratique,  per¬ 
met  a  l  operateur,  par  une  simple  pression  sur  les  levïers, 
d  exclure  instantanément,  et  d’une  seule  main  les  débris 
osseux  qui  bourrent  très  rapidement  les  mors  'des  éinces- 

!  façon  parfaite 

dgisS.  192 


s  leviers  étant  démontaûes, 
gouge  du  Dr  Cadenat  peut  être  fait  d’ 


TRÉPANATION  (Suite) 

INSTRUMENTATION  DU  D»  DE  MARTEL  POUR  LA  TRÉPANATION  ET  LES  GREFFES  OSSEUSES,  CRANIECTOMIE,  LAMINECTOMIE 

ATTICOTOMIE,  OSTÉOMYÉLITE.  ETC. 


La  fraise  mousse  trépan  et  s 
butée  automatique,  montées  si 
la  pièce  à  mains. 


En  dehors  des  accessoires  indi¬ 
qués  ci-dessus,  nous  pouvons 


Nouvelle  scie  jumelée  (fig.  10564)  à  écarte¬ 
ment  variable  et  sens  de  rotation  inverse 
pour  éviter  l’entraînement,  cette  scie  est 
utilisée  én  chirurgie  osseuse  et  particulière¬ 
ment  pour  les  greffes  osseuses. 

31Ï97  La  scie  jumelée  avec  ses  deux  clés  de 


La  fraise  hélicoïdale  à  pivot  et  son  protecteur 
bouton  montés  sur  la  pièce  à  mains  poignée,  tour¬ 
nante  pour  effectuer  tous  les  contours  du  lambeau. 

31201.  Boule  pour  atticotomie,  3,  4  et  5  milli¬ 
mètres  de  diamètre  (fig.  10569), 

Pour  suture  2,  3  et  4  millimètres  de  diamètre 
(fig.  10570). 

31203.  Hélicoïdale  à  pivot  se  montant  avec  protecteur  pour 
toutes  sections  osseuses  (fig.  10571). 

31204.  Fraises  du  Tuilier  pour  usure  d’os  (moignons) 
deux  dentures  (fig.  10572-10573) 


s  de  rechange. 

.  e  à  aspiration  pouvant  se  fixer 
l’arbre  du  moteur  et  permettant 
Fig.  10564.  vider  les  kystes,  tumeurs,  abcès. 

31199.  Boules  à  'rainures  10  centimètres  de 
longueur,  diamètres  15,  12,  10,  8,  6,  et  4  millimètres  se  fixent 
avec  protecteur  arrêt.  La  pièce  (fig.  10568). 

Nota.  —  Sur  demande  :  Envoi  de  la  notice  détaillée  comprenant  tous  les  accessoires  et  instructions  générales  sur  l’emploi. 


Fig.  10575. 

3120S.  Drainage  courte  ii  %  pour  perforation  ostéomyé¬ 
lite  (fig.  10574). 

rainages  à  rainures  10  centimètres  de  longueur, 
diamètres  14,  ii,  8,  6  et  4  millimètres  (fig-  10575). 
31207.  Foret  percé  pour  fil  de  suture  10  centimètres  de  lon¬ 
gueur,  diamètre  3,  4  et  5  millimètres. 

31208.  Protecteur  bec  droit  pour  ostéomyélite,  laminecto¬ 
mie,  se  montant  sur  la  pièce  à  mains  avec  les  fraises 
hélicoïdales  à  pivot. 

31209.  Protecteur  petit  bec  droit  pour  atticotomie,  se 
monte  également  sur  la  pièce  à  mains,  avec  les 
fraises  hélicoïdales  à  pivot. 

Scie  circulaire  simple  se  montant  sur  la  pièce  à  mains 
avec  son  protecteur  arrêt,  sert  pour  toutes  sections 
d’os,  diamètre  de  la  soie  69)  50,  40  et  35  millimétrés 
au  choix. 

Protecteur  arrêt  pour  fraises  à  rainures. 


Instrumentation  du  Dr  T.  de  Martel  pour  la  trépanation, 
fonctionnant  sur  courant  électrique  (fig.  10566). 

Comprenant  le  moteur,  en  boîte  noyer  verni  avec  rhéostat 
de-démarrage,  et  son  pied  support  ainsi  que  le  câble  flexible 
avec  sa  pièce  à  main  et  tous  les  outils  énumérés  dans  la 
désignation  portée  au  N“  31195. 

31191.  Sur  courant  alternatif  no  volts. 

31192.  -  continu  no  — 

31193.  —  —  220  — 

Nota.  —  Sur  le  courant  alternatif,  avoir  bien  soin  de  nous  indi¬ 
quer  le  nombre  de  périodes. 

31195.  Le  câble  flexible  complet  avec  sa  pièce 
à  mains  porte-outils,  poignée  tournante, 
fraise  mousse  trépan  du  D'  de  Martel  et 
sa  butée  automatique  (fig.  10563),  i  clé 
à  6  pans,  i  clé  à  anneau,  i  pince  plate, 

8  fraises  hélicoïdales,  3  fraises  à  sutures, 

I  fraise  drainage,  1  protecteur  bouton 
(fig.  10567),  I  protecteur  bec  droit, 

I  décolle  dure-mère,  i  petit  pied  support 
de  câble  avec  son  crochet. 


Fig.  10566. 


rs. 


CHIRURGIE 

erre. '.USE.  Fig.  10571. 

Fraises  diverses 

se  montant  Fig.  10572. 
sur  la  pièce 
à  mains 

porte-outils.  Fi„io573. 
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CHIRURGIE  CEREBRALE 

INSTRUMENTATION  du  SÉNÈQUE  POUR  LA  GASSÉ¬ 
RECTOMIE  et  la  NEUROTOMIE  RÉTRO-GASSÉRIENNE 


ET  CÉRÉBRO-SPINALE  (Suite.) 


INSTRUMENTATION  DE  CUSHING  POUR  GASSÉRECTOMIE 


Fig.  10595. 

31240.  Pince  porte-agrafes  du  D'  Sénèque,  modèle  Drapier,  pour  li 
ture  de  la  méningée  moyenne  (fig.  10595). 

On  remarquera  dans  les  mors  de  la  pince  le  petit  V  ou  agrafe  en  argent  • 
prêt  à  être  se'"-" 


_____  Fig.  10597. 

31242.  Spatule  creuse  du  D'  Sénèque  (fig.  10597)  pour  obturation  avec  la 
- U  la  paraffine. 


Fig.  10598. 

31243.  Crochet  obturateur  pour  la  méningée  moyenne  (fig.  10598). 
31244.  Écarteur  malléable. 


Fig.  10599. 


31245.  Passe-fil  du  Dr  Sénèque  (fig.  10599)  pour  lier  la  méningée  moyenne. 
31246.  Agrafes  ou  V  eu  argent  pour  ligature  de  la  méningée  moyenne.  Les  dix. 
31247.  Ciseau-burin  long  et  étroit  du  D'  Sénèque. 

SM48T  Pince  gouge  étroite  du 
Sénèque  à  ir 
d  épaisseur  inégale. 


31250.  Rétraçteur  éclairant  d’Adson  pour  l’ppération  du^gA^g^io^ 

GaSsèr  (fig.  10601).  Ce  rétracteur  construit  d’après  nos  procédés 
brevetés  s.  g.  d.  g.  permet  la  stérilisation  complète  du  rétrac¬ 
teur  et  de  la  lampe  par  ébullition  ou  stérilisation  à  sec'à,  lôp». 


CONSOLIDATION  DES  FRACTURES 


31062.  Pince  gouge  du  Dr 

nat  avec  leviers  de  dé¬ 
bourrage  (fig.  10506), 
modèle  Drapier  breveté  s.  g.  d.  g.  Cette  pince  gouge  se  fait  de  20 
de  long  avec  mors  de  8,  10,  12  et  14  %. 

,  Cette  nouvelle  pince  gouge  extrêmement  pratique  permet  à  l’operateur,  par  wne 
siinple  pression  sur  les  leviers,  d'exclure  instantanément  et  d’une  seule  mmn  les 
débris  osseux  qui  bourrent  très  rapidement  les  mors  des  pinces  gouges  ordiriaires 
et  de  gagner  ainsi  un  temps  précieux.  Les  leviers  étçmt  démontables,  le  nettoyage 
de  la  pince  gouge  du  Dr  Cadenat  peut  être  fait  d’une  façon  parfaite. 


31254.  Pince 

(fig. - 

31255.  Support  massif  porte-agrafes  de 
Cushing,  avec  couvercle  à  glissière 
(fig.  10600). 

31256.  Agrafes  de  Cushing,  en  argent 
vierge  de'  Cushing.  Le  cent: 

31257.  Fil  d’argent  vierge  strié  sur  une 
face,  pour  agrafes  de  Cushing. 
Le  mètre. 

31258.  Pince  automatique  pour  couper  le 
fil  d’argent  et  le  plier  en  forme 
de  V. 


31261.  Marteau  du  Dr  Dujarier  pour  ses  agrafes  (fig.  10607). 


•Perforateur  à  colonne  torse  et  3  forets  fins.  )?. 


*31263.  Agrafes  du  Dr  Jaccel  (fig  10608),  15,  2 
*31264.  Les  mêmes,  de  30  'et  35  %. 

*31265.  —  de  40  et  45  ”4;. 

*31266.  Agrafes  du  Dr  Dujarier  (fig.  10609),  ; 
*31267.  Agrafes  du  Dr  Dujarier,  30  et  35  %. 
*31268.  — ■  du  Dr  Dujarier,  40  et  45  %. 
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CONSOLIDATION  DES  FRACTURES 
^  OSTÉO-SYNTHÈSE 

.  , 

i'ig.  aob^o. 

3128C.  Lien^ou^Lame  de  Parham  (fig.  10620)  pour  le  cerclage  des 
31287;  Étau  coulisse  pour  le  cerclage  des  lames  dé  Parham 


3^88.  Aiguille  inductrice  de  Tanton  à  courbure  latérale  pour  les  lames  de  Parhair  1 
31289.  La  même,  pour  enfants. 


— —  Fig.  10622. 

31290.  Aiguille  conductrice  de  Tanton  à  courbure  si 
(fig.  10622). 

31291.  La  même,  pour  enfants. 

lllaV  ®  conductrice  de  Tanton  à  courbure  sui 

-U  PO"!"  sectionner  les  lames  de  Parham. 

pour  passer  un  fil  à  ligature  autour  des  diaphyses 


ir  le  plat  pour  les  lames  de  Parham 
ir  le  plat  avec  guides  latéraux. 


A. 


Fig.  10624. 

31307-  Davier  de  Lowman  pour  la  fixation  des  fragments  et  la  mise 
_  en  place  des  attelles  (fig.  10624). 

^  ^  '  Parharn fixation  des  fragments,  le  passage  des  lames  de 

en  place  des  attelles.  Ce  davier  est  livré  avec  2  tiges  à 
ments  et  ^  ^  ^  mors  qui  permet  le  maintien  des  frag- 

à  la  tige^i  ^e  Parham,  l’autre  à  un  mors  que  l’on  substitue 

de  Shlrman“au  r^euTd^e  pla“s“;it'" 


Fig.  10626. 

31315.  réducteur  pour  fractures  du  |  U 

de  dénuder  le  puisqu’il  évitera  J|  \| 

solidS  séparer  ou  IIJ 

1“  Le  crochet  qui  ira  saisir,  accrocher  et  dégager  le  fragment  osseux  profond  {10626B); 
.  ^L'extrémiU^iiitfl  qui  repoussera  le  fragment  superficiel  (10626  A). 
centrer  sZ  ŸoV  irlî  '  v  ooncaiité  meme  du  crochet  et  se 

manière  à  -berwipH^J^^  “  ^  articulation  A  {voir  fig.  2)  ou  être  déjetée  latéralement  de 
aniere  a  permettre  une  correction,  même  dans  le  cas  de  fractures  transversales  (voir  fig.  1). 

Pour  permettre  une  pression  plus 
large  sur  l’os,  il  suffit  d’adapter 
sur  la  pointe  la  pièce  amovible  C. 


197  vî^ 
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Fig.  10627. 

31316.  Préhenseur  fixateur  des  Heitz-Boyer  et  Masmonteil  pour  les  fractures  de 
U  rotule,  des  épiphyses,  etc.  (fig.  10627). 

-  ^  etlomes  drVp  fixateur,  on  adapte  à  volonté  4  pièces  mobiles,  de  grandeurs 

ainsi  diverse^ qui  sont  figurées  au-dessus  du  dessin  du  préhenseur  et  qui  forment 
obliques  articulés,  ce  qui  permet  de  faire  des  prises  solides  sur  les  surfaces 


/J^ 


Vî  //7ai^  ^  i-t^!^ 


è-tMjL-  ÀoA^  Jju^  c^/  •  ^dJllYr-  oiMi-^!^  l^a.'^J'  Aic:&^.. 


■  '  , . .  '  ï.  .  '  ^  " 


i'Y  4 

,^^J.  iT  J  T  *  -"-TTf  jnra~  ''^i^i’COOiyi^  aty^C^Ot. 


Y/^u,.*Y'  *♦-«•  a-x^tY^  Y^.y4-^-^ 


"7"' 


■/3  .v7  • 


‘JY  Jtj.-i(x  p«-î^  i  ®  è  ’^^ÂcUYc-  Oy^  '^^Aivfect-rï  YiiYtA^  - 

info  YtYYe^^^ 

'Kïn'l\  ^ _  /s^  'ViA.«.i>4« 


.A 


'■luàY'Ji-- 


^/ 32^  n 

l\l'f'l  \tA^<-r^--fi.-(y3  lax-yci 


^'^^tAYyO  .\>i^  XoY^vti  JU 
^<it}^DMelu  fZ  f<t*fu<i')  ^a, ï*.( 
.i-,  .  Y 


i/T-^l  - - 

ilZJZ  ^  SiYn-J^  %,„ty*xtn^  V 

3  /  T-yii  CuiA^»L^  e4i^  jvtf 

3/17^^ ^  «^v 


x!3iX^^  i  f lanljL,  (Xr  ^  f  ^ 
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I  31095.  —  Il 

'  3^3,3,°.  La  pièce.  13 
3133°.  inoxydable  iq 
31331.  Lapièce.  12 
3I33i^.  inoxydable  17 

31332.  Lapièce.  20 
31332.  inoxydable  25 
31333.  Lapièce.  i8 

j  31333.  inoxydable  23 

31334-  Lapièce'.  xn 

'.31334-  inoxydable  21 

31335-  Lapièce.  i6 

31335-  inoxydable  Ig 

31338.  Lapièce  12 

31338.'  inoxydable  l 

31339.  Lapièce.  10  . 

31339.  inoxydable  l8  >; 
31340.  Lapièce.  9  » 

31340.  inoxydable  I7  J 

31342.  Lapièce.  9  ,  » 
31342.  inoxydable.  .-ÏÔ  » 
S  « 


31343.  La  pièce. 

31343-  inoxydable  15 

31344.  Lapièce.  7 

■  31344-  inoxydable  I4 

31345.  Lapièce.  6 

31345.  inoxydable  13 

3134^.  Lapièce.  16 

31348-  inoxydable  17 

31349.  Lapièce.  12 

31349.  inoxydable  15 

31351.  Lapièce.  12 

3135I.  Inoxydable  I5 

31352.  Lapièce,  lo 
31352.  inoxydable  13 
3135^.  La  pièce.  i. 

131356.  inoxydable  4 

131357.  Lapièce.  55 
13135°.  Lapièce.  130 
31359.  La  pièce.  350 
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31363. 
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31366. 
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CHIRURGIE  OSSEUSE  —  OSTÉO-SYNTHÈSE  (Suite) 


*31332-  Attelle  de  Shermann 
(fig.  10643). 

'31333-  Attelle  de  Shermann 

31334-  — 


Fig.  10644. 

-Attelle  droite  de  Shermann  en  aci 
*31338.  De  140  %  de  long. 

*31339.  De  120  %  — 

*31340.  De  100  ^  — 

Fig.  10645 


*31344.  —  —  —  —  50 

*31345.  —  —  —  .  —  ,  .  45 

*31348.  —  de  Shermann  triangulaire 
(fig.  10646)  de  40  X  40  Z- 
t3i349.  Attelle  triangulaire  de  25  x  25  %. 


*31351.  Attelle  angulaire 
Shermann  en  a( 
(fig.  10647), 

65  X  40  Z- 
*31352.  La  même. 

50  X  20  Z- 


Fig.  10651. 

31356.  Vis  de  Shermann  en  acier/i3 
(fig.  10651),  12,  16,  20  Z- 


[,  Fig.  10652. 

'uedeVintérieurdumors. 

Cette  pince  permet  de 
saisir  l’attelle  au  niveau  du  renfle¬ 
ment  du  trou  des  vis  et  de  l’appliquer 
'ur  l’os  sans  que-  l’extrémité  de  la 
nnce  dépasse  le  plan  d’application  de 
l’attelle. 

31357.  Pince  porte-attelles  du  D'  Masmonteil 
_  (fig.  10652). 

31358.  Pince  modelante  pour  cintrer  les  attelles  sui¬ 
vant  les  courbures  d’application  des  surfaces 
osseuses  (fig.  10650). 

31359  Pince  puissante  à  cintrer  les  attelles  de 
Shermann  (Fig.  10653). 


31094.  Perforateur  grand  modèle  (voir'fig.  10522,  page  193). 
31095.  Mèche  américainç,^our  monter  sur  le  perfora¬ 
teur,  destinée  à  préparer  la  voie  au  taraud  fi® 

(fig.  10654).  .  i 


- - 

31361.  Taraumpour  préparer  le  filet  pour 
poser  les  vis  de  Shermann  (fig. 


Fig.  10656. 

31362.  Pince  porte-vis  (fig.  10656). 
31363.  Tournevis  antidérapant,  porte-vii 
Les  g-"""  * - - - 


31364.  De  40  Z- 
31365.  De  60  Z- 
31366.  De  80  Z- 
31367-  De  100  %. 


31370.  Les  mêmes,  a 

31371. 

31372.  — 

31373.  — 


7  /'nâUnx. 

-4m 


,  ,  X - .  X - —  de  Shermann  (fig. -luoôS). 

griffes  de  ce  tournevis  enserrent  la  tête  de  la  vis  dans  leurs 
mâchoires  ;  une  fois  fixées  par  le  coulisseau,  celles-ci  ne  peuvent 


c  les  liens  de  Parham 
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CHIRURGIE  OSSEUSE  —  OSTÉO-S YNTHÈSE 


(Suite.) 


Fig.  10669. 


Plaques  dorées  des  Drs  Leuret  et  Malaquin  (fig.  10669)  pour  ostéo-svnthf><!P  r,  j.-  j- 

Ces  plaques  se  fixent  soit  par  des  liens  de  Parham,  soit  par  des  fils  métLlfinu;><ri  t  déposé, 

sous  l^esquels  passent  les  fils  empêchent  tout  glissement  et  tout  mouvem^nf  1  os.  Les  ponts 

craindre  1  osteite  raréfiante  consécutive  à  l’introduction  des  vis  danTwl^  ^  bascule.  Il  nry  a  pas  à 
la  solidité  est  absolue.  *issu  osseux.  Avec  quatre  fils, 

Longueur  55  X . , .  31395-  |  Longueur  8-;  ^  „ 

—  75  Z .  31397.  I  ^  ^ .  31399. 

INSTRUMENTATIW  DE  LAMBOTTE  POUR  OSTÉO-SYNTHÈSE 


Fig.  10674.  Fig.  10675. 

Daviers  du  Dr  Lambotte  pour  réduire 
les  fractures. 

En  L  à  mors  mobile  '  ^ 

(fig  10673)  .  31405  31408  31411 

En  5  a  mors  mobile 

Drmt'à°mors  mo  P^oô  31409  31412 
bile  (fig.  10674).  I31407I31410I31413 


31415.  Tracteur  à  levier 
du  Dr  Lambotte  avec 
attelle  à  crémaillère  de 
contre-extension  permet¬ 
tant  de  réduire  les  fractures 
du  membre  inférieur 
(fig.  10672). 


31418.  Tracteur  du  Dr  Masmonteil  à  double  usage  avec  dynamomètre  (fig. 

1°  Poîir  les  ostéosynthèses.  Il  maintient  le  membre  en  même  temps  qu’il  assure 
la  traction,  jouant  donc  le  rôle  de  réducteur  tout  en  supprimant  les  aides  ; 

2“  Pour  la  confection  des  appareils  plâtrés  du  membre  inférieur.  Le  sujet  étant 
surélevé  et  immobilisé,  l’application  des  plâtres  est  des  plus  faciles. 

3 1419.  Fixateur  grand  modèle 
pour  membre  inférieur 
(fig.  10684). 

31420.  Fixateur  petit  modèle 
pour  membre  supérieur. 

Jeu  de  3  clés  pour  les  fixateurs. 

31423.  Clé  en  T  (fig.  10681). 

31424.  —  en  tube  cannelé  (fig. 

10682). 

31425.  —  ordinaire  (fig.  10683). 


Fig.  10678. 

31416.  Davier  de  Lambotte  à  4  griffes  pour  la  rotule  (fig.  10678). 


199 


Page^l99 


31397-  — 

31398.  — 

;  31399-  — 

131405-  — 

I3I406.  — 

i  31407-  — 

j  31.-109,  — 

I  3I4IO-  — 

I3I4II.  — 

■31412.  — 

1  3I4I3-  — 

3I4I5.  L-aPPare 

Le  meme  avec 
dynamomètre  1700 


il  1275 


1  3 1419. 

J  31420. 
1  31423. 
.31424- 
I31425- 


—  360 

-  .14’^ 
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Grande  tarière  pour  forage  des  nids  de  greffons.. . FBANCS:  135,- 

Petite  n  n  «  «  «  H  «  . FRAÎiCS:  ISO,- 

Gros  chasse-greffons . .  .FRANCS 


Gros  canon  guide  protecteur  à  griffes,  pour  enchevilleœent 
osseux  avec  chasse-greffons  ajusté . . . FRANCS: 


38,— 

95,— 


Petit  canon  ^ide  protecteur  à  griffes,  pour  enohovilleiaent 

osseux  avec  chasse-greffons  ajusté . . . . . FR/iECS;  95,— 


Gouge  coupante  pour  désinsertlon  de  large  surface  musculaire 
(  rachis,  fosse  iliaque,  etc....)...... . FRANCS: 


80,— 


Grand  écarteur  rachidien  pour  opération  d'ALBEE, 
laminectomie,  etc . . . . . 


.FRANCS:  375,— 


Bistouri  rugine  pour  résection  des  grosses  articulations  (en  préparatioi 


rU- c^r  te  C’-'  !r* 


f-i-  .. t, -.J  ■)n-A 

v754u'.k/^5^:  - 


I  *141  CgUWt-l/ 


.  _  (  (t4iU  P '!oi  ,  D  ''  0  -  0 
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Prothèse 


iments 


bêfce 


lérus 


DRAfm 


Vis  en  acier  pour 

sutures  du  col  du  fémur 
et  des  condyles  du 

Long.  Diam. 

31455  (fig.A).  100%  4  % 

31456  (fig.  B).  85^4  Z 

31457  (fig.C).  70%^  ’Z 

31458  (fig.  D).  50Z  4  Z 


INSTRUMENTATION  DU  D"  LAMBOTTE  POUR  OSTÊO-SYNTHESE 

31094.  Perforateur  à  ma¬ 
nivelle,  grand  mo¬ 
dèle  à  manche 
ajouré  (fig.  10522). 

31446.  3  Forets  de  grosseurs 
variées  (fig.  10693). 

31447.  2  Mèches  américaines 
(fig.  10694),  2  gros¬ 
seurs  “7^ 

31448.  Mandrin  porte- vis  (fig. 

10695)  se  montant 
sur  le  perforateur. 


31450.  Gros  perforateur  à  volant  multiplicateur  (nu,  sans  les  forets)  (fig.  10696). 
Pour  les  forets  et  les  mèches,  voir  n»®  31446  et  31447. 


Fig.  10697. 

3 1451.  Tourne-vis  antidérapant  pour  vis  d’attelles  (fig.  10697). 


prothèse  perdue  pour  le 
fémur  et  le  tibia. 


31459  (fig.  E.)  23  Z  4 

31460  (fig.  F.)  17  Z  4 


,  ;  pour 

sutures  épiphysaires 
coude-malléole,  tête  hu¬ 
mérale. 

Long.  Diam. 

31462  (fig.  G).  80  Z  3  Z 

31463  (fig.  H).  70  Z  3  Z 

31464  (fig.  I).  60  Z  3  Z 

31465  (fig.  J).  50  Z  3  Z 


épiphysaires 

de-malléole  l'humérus 


TABLEAU  DES  VIS  EN  ACIER  DORE  POUR  LA  FIXATION  DES  FRAGMENTS 

GRANDEUR  ^3  ( 


31468  (fig.  K).  20  Z  3  Z 

31469  (fig.  L).  15  Z  3  Z 


ir  jiefë^our 
suture  du  coude. 


31472  (fig-M).  55  Z  2  Z 

31473  (fig.  N),  40  Z  2  Z 


Vis  en  acier  ^«fé^our 
fixation  des  fragments 
de  greffes  osseuses  et 
des  tendons. 

Long.  Diam. 

31475  (fig. O).  25.  Z  2  Z 
3 1476 (fig. P).  15  Z  2  Z 
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OSTÉO-SYNTHÈSE  ^  CHIRURGIE  OSSEUSE 


Fig.  10715. 

31498.  Levier  pied  de  biche  (fig.  10715). 


31501.  Levier  rugine  (fig.  10718).  grand. 
31502.  Levier  rugine  (fig.  10718),  moyen. 
31503.  Levier  rugine  (fig.  10718),  petit. 
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INSTRUMENTATION  DU  Dr  LAMBOTTE  {Suite. 


Fig.  10712. 

31495.  Crochet  tracteur  à  manche  (fig.  10712). 


Fig.  10713. 

31496.  Levier  à  cuiller  pour  la  tête  du  fémur  (fig.  10713). 


Fig.  10714. 
31497.  Levier  double  (fig.  10714). 


Fig.  10720. 


10656. 

315^.  Pince  pour  poser  les  vis  d’attelles  (fig. 

10656). 


31528.  Tourne-vis  pour  vis  dorées  d’attelles  (fig.  11)743), 
31529.  Davier  pour  cintrer  les  attelles  (voir  fig.  10650. 
et  10653,  p.  198). 


31508.  Vis  dorées  à  tête  ronde  pour  attelles,  petites 
(fig.  10720). 

31509.  Vis  dorées  à  tête  ronde  pour  attelles,  moyennes. 

3 15 10.  —  —  —  grandes. 


•Fig.  10721. 

Attelles  en  acier  doré  (fig.  10721). 

3 15 12.  Pour  avant-bras . 

31513-  —  humérus . 

31514-  —  —  . 

31515-  —  tibia . 

31516.  —  — .  I 

31517.  —  fémur .  I 

31518.  _  _  I, 

31519.  —  —  I, 

3 1521.  Davier  pour  maintenir  les  attelles  pen¬ 
dant  le  vissage  (voir  page  197). 


Fig.  10724. 

31530.  Levier  double' ] 


40  Z 


31524.  Pince  porte-attelles  pour  présentation  de 
l’attelle  (fig.  10721). 

,  rue~dë~RÏv^/ PÂm« 


Fig.  10725. 

Instrumentation  d’Albee  pour  sections  osseuses  et  taille 
des  greffons  (fig.  10725)  fonctionnant  électrique¬ 
ment  sur  secteur  avec  pédale  de  mise  en  marche, 
complète,  en  coffret  bois  avec  tous  ses  accessoires. 

31532.  Sur  courant  continu  ou  alternatif  de  iio  volts. 

31533-  —  —  220  — 


V. 


•oe^  '^■yi?-/^  _ 
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CHIRURGIE  OSSEUSE  —  OSTÉO-SYNTHESE  (site) 


INSTRUMENTATION  ÉLECTRIQUE 

du  Dr  de  Martel  pour  chirurgie  osseuse 
(voir  page  195). 


Fig.  10732.  Appareil  portatif  dans  sa  boîte. 

Instrumentation  électro-mécanique  des  Drs  Chastenet  de  Géry  et  Lance  pour  la  chirurgie 
osseuse,  permettant  les  opérations  d’Albee  dans  le  mal  de  Pott,  fractures,  pseudârthroses, 
arthrodèses.  —  i»  Instrumentation  électrique  avec  moteur  1/8  HP  universel  fonctionnant 
aussi  bien  sur  courant  alternatif  que  sur  continu  110  volts  ou  220  volts  (fig.  10732)  ;  la 
vitesse  varie  au  moyen  d’un  curseur  de  vitesse  de  i  000  à  2  500  tours.  Le  porte-outils  est  à 
mandrin  extensible  et  porte  un  débrayage  mécanique.  Le  manche  permet  de  tenir  l’ensemble 
a  deux  mains,  ce  qui  assure  une  grande  précision  à  l’opérateur.  Le  porte-outil  ainsi  que  le 
flexible  sur  15  ^  de  longueur  à,  son  raccordement  avec  le  porte-outil  sont  stérilisables  ;  en 
outre,  l’appareil  comporte  un  pare-éclats  et  un  refroidisseur  compte-gouttes  réglable. 
L’outillage  comporte  : 

2  clefs. 

4  jeux  de  scies,  de  trois  dia¬ 
mètres  différents. 

5  mandrins  porte-scie,  simples 
ou  doubles,  à  entretoises 
diverses. 


L’outillage  comporte  : 

2  forets  2X,5  long. 

2  —  3  %  long. 

2  —  4  %  long. 

^  —  5  %  long. 

I  porte-fraise  avec  trois 
fraises  interchangeables 


de  trois  diamètres  diffé¬ 
rents  pour  chevilles. 

I  étau  à  main. 

I  tournevis. 

I  pince  plate. 

I  poinçon. 

31555-  L’instrumentation  complète  avec  le  moteur  électriqui 
boîte,  modèle  portatif  (fig.  10732). 

Nota.  —  Dans  le  cas  où  l’on  aurait  à  opérer  dans  un  endroit  où  le  courant  électrique  n’existe 
pas  ou  que  l’on  craindrait  une  panne  d’électricité  toujours  possible,  la  boîte  portative  com¬ 
prend  un  compartiment  tout  préparé  pour  recevoir  le  moteur  à  main  (fig.  10734).  Pour 
1  adjonction  du  moteur  à  main  31556.  Supplément. 

Nota.  —  Nous  fournissons  sur  demande,  pour  salles  d’opérations,  une  suspension  extensible 
avec  enroulement  automatique  destinée  à  recevoir  le  moteur  de  la  boîte  transportable,  avec 
cardan  et  frein  automatique  à  pédale.  31557.  Supplément. 

2°  Instrumentation 
mécanique  (fig.  107'34) 
pour  chirurgiens  ne 
Fig.  10734.  possédant  pas  l’élec- 

Appareil  sur  moteur  à  main  spécial,  tricité.  Il  fonctionne 
f  par  multiplication  de 

tours  par  volants.  Le  carter  est  en  aluminium  et  se  fixe  au  bord 
d’une  table.  L’outillage  est  le  même  que  celui  décrit  plus 
pour  l’appareil  électrique. 

31558.  L’appareil  sur  moteur  à  main  (fig.  10734)  avec  transmission  flexible, 
porte-outil  à  mandrin  extensible  et  débrayage  automatique  et  tout 
1  outillage. 

Pour  instrumentation  osseuse  se  montant  sur  pantostat,  voir  page  218. 


31561. 


31560.  Jeu  de  fraises 

convexe  du  Dr  Sorrél 
pour  adultes  (fig.  10737  et 
10736).  Modèle  Drapier 
(déposé) . 

Jeu  de  fraises  concave  et 
convexe  du  Dr  Sorrel 
pour  enfants  (fig.  10737 
et  10736). 

Ces  fraises,  dont  l’une  est  con¬ 
cave  et  taillée  en  râpe  (fig.  10737) 
et  l’autre  convexe  et  de  taüle 
hélicoïdale  (fig.  10736),  sont  desti¬ 
nées  à  tailler  les  extrémités 
osseuses  en  vue  de  leur  parfaite 
coaptation  après  section  osseuse 

(consolidations  vicieuses,  déformations  osseuses  chez  les  rachitiques). 

Nous  disposons  à  volonté  la  queue  des  fraises 
figures  10737  et  10736  pour  se  monter  sur  les  appareils 
utilisés  par  le  chirurgien  (appareil  if’Albee,  appareil  du 
Dr  de  Martel,  appareil  des  D™  Chastenet  de  Géry  et 
Lance),  il  suffit  de  nous  adresser  une  des  fraises  ou  for,  ' 
utilisés  habituellement  sur  l’appareil  que  l’on  possède. 

GONIOMÈTRE  DU  F.-M.  CADENAT 

pour  résections  à  coupes  parallèles.  Modèle  Drapier 
déposé. 

Nota.  —  Les  figures  10739  et  10740  ne  sont  données  ci- 
dessous  qu’a  titre  d’indication,  nous  envoyons  sur  de¬ 
mande  lanotice  détaillée  comprenant  toute  l’instrumen¬ 
tation  et  le  mode  d’emploi. 

Cet  appareil  permet  d’exécuter  d’une  façon  mathé¬ 
matiquement  précise  les  résections  à  coupes  parallèles 
(résection  du  genou  par  exemple) 
et  les  rése.ctions  cunéiformes. 

31565.  L’instrumentation  du  Dr 
Cadenat  comprend  quatre 

pièces  fournies  en  boîte  _=.- -  - ^ 

métal  nickelé: 

Un  goniomètre  simple*,  cons¬ 
titué  par  deux  plaques  pouvant  s’articuler  de  deux  façons  différentes.  Il  permet  de 
pratiquer  les  résections  cunéiformes  (attaque  par  la 
concavité  de  l’angulation  ou  par  les  faces  latérales) . 

2°  Ungoniomètre  à  écartement  (fig.  10740)  constitué 
par  deux  plaques  articulées  sur'  les  "branches  d’un  pied 
à  coulisse.  Il  permet  de  pratiquer  la  résection  simple  du 
genououla,  résection  cunéiforme  (attaque  par  la  convexité). 

3“  Un  rapporteur  (fig.  10739)  permettant  le  réglage 
des  deux  appareils  précédents  suivant  les  formes  de  la 
radiographie. 

4“  Une  clef  de  serrage. 

(i)  Principles  and  Technique  o£  Cuneiform 
Osteostomy  (The  American  Journal,  of  surgery 
vol.  V,  n»  2,  August  1928). 


ËRAPÏËR~ërï^LS7^r7^^û^^  Rivoli,  PARIS 


d§CNL  202 


TRACTEURS  ET  ÉTRIERS  POUR  FRACTURES 

31584.  Étrier  du  Pr  Finoohîetto,  pour  la  réduction  des  fractures  basses  de  la  jambe. 


L’appareil  du' Dr  C.  Coulon  (fig.  10755)  a 
pour  but  d’obvier  à  l,a  difficulté  de  mainte¬ 
nir  immobilisé  en  bonne  position  le  membre 
supérieur  dans  les  fractures  compliquées  de 
plaies,  tout  en  permettant  le  pansement 
facile  sans  toucher  à  l’appareil.  Et,  d’autre 
part,  en  cas  de  traumatisme  du  coude  ou 
d’opération  secondaire  telle  que  la  résection, 
il  permet  la  mobilisation  et  le  changement 
d’attitude  de  l’avant-bras  sur  le  bras,' sans 
faire  soufirir  le  malade,  par  le  jeu  d’une 
simple  vis  à  oreilles. 

Cet  appareil  peut  être  utilisé  indif¬ 
féremment  pour  l’un  ou  l’autre  bras. 
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FRACTURES  DU  BRAS 


31590.  Appareil  à  extension 
du  Dr  Leclercq  pour 
fractures  de  l’humé¬ 
rus,  permettant  l’uti¬ 
lisation  indifférem¬ 
ment  à  l’un  ou  l’au¬ 
tre  bras  (fig.  10750). 

31594.  Appareil  du  D^P.  Sé- 
'  journet  (i)  pour  les 

fractures  de  l’épaule 
(fig.  10752).  Cet 
appareil  se  compose 
d’un  cadre  métalhque 
ouvert  en  avant.  Sur 
sesmontantslatéraux 
s’appliquent  2  attelles  mobiles  que  l’on  fixe 
dans  les  glissières  au  moyen  des  vis.  Ces 
attelles  sont  interchangeables ,  de  sorte  que 
l’appareil  est  utilisable  aussi  bien  pour  le 
côté  droit  que  pour  le  côté  gauche. 

L’attelle  interne  porte  le  béquillon  dont 
la  courbure  est  étudiée  de  façon  à  pren¬ 
dre  point  d’appui  au  sommet  de  l’aisselle, 
encadrant  le  bord  postérieur  de  celle-ci  et 
s’appliquant  en  arrière  contre  l’omoplate. 

Le  béquillon  est  monté  de  façon  à  donner  Vue  d’arrière 
3  articulations  correspondantes 
vements  de  l’épaule  : 

Ainsi,  tout  en  restai 
dans  les  différents 
mouvements. 

Les  boutons  métal¬ 
liques,  répartis  le  long 
des  montants,  servent 
de  point  d’appui  aux 
lames  de  caoutchouc 
qui  servent  au  main- 

tien  et  à  l’extension  10751. 

continue.  Trois  sortes  de  lames  en  caoutchouc  s’adaptent  à  l’appareil  :  cell^  ei 
gulaires  longues  servent  à  l’extension  continue  ;  les  lames  courtes  ef  " 
le  bras  dans  l’appareil. 

31595.  Attelle  de  Thomas  (fig.  10751)  pour  fractures  du  membre  supériei 
c  anneau  mobile  autour  des  tiges. 


Appareil  du  Dr  Séjournet. 

Fig.  10752.  Fig.  10753. 

avant.  Vue  latérale  externe. 


31596.  La  même,  : 
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APPAREILS  POUR  FRACTURES  DU  MEMBRE  SUPÉRIEUR  ET  INFÉRIEUR 


.  Attelle  de  Tho¬ 
mas  pour  frac- 


31623.  Attelle  de  Boeckelpour  fracture  de  jambe. 

625.  Appareil  du  D’'  Pouliquen  à  extension 
continue,  pour  fracture  de  cuisse,  avec 
modification  du  Dr  Hue  permettant  l’ab¬ 
duction  (fig.  10762) 


31626.  Appareil  du  Dr  Pouliquen  à  extension 
continue  pour  fracture  de  cuisse. 


Attelles  métalliques 
malléables  (fig.  10768 

10769,  10770  _ 

10771), longueur90%  Fig- 10771. 
sur  9%  de  large.  Ces  Fig,  10772. 

attelles  se  prêtent  admirablement  à  la  confection  d’appareils 
provisoires  ou  définitifs.  - 

31628.  Appareil  du  pr  Delbet  pour  |  31633-  Attelle  à  extension  continue  du  Dr  Lardennois,  avec  collier  arti- 
fractures  du  membre  infé-  eulé,  modèle  du  Service  de  santé  militaire  français  (fig.  10772), 

rieur  (fig.  10768).  I  complet  avec  son  sac  contenant  les  lacs  et  bandes. 


Fig.  10763. 
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FRACTURES 

ATTFLLFS 


(Suite.) 


Fig.  10781. 

31663.  Pince  du  Farabeuf  pour  la  réduction  des  luxations 


Fig.  10782. 

31665.  Gouttière  métallique  pour  avant-bras  (fig  10782) 
avec  articulation  permettant  la  flexion  à  volonté  — 
Mesures  :  Indiquer  le  côté  du  membre  fracturé. 

31666.  La  même,  sans  articulation,  avec  bras  coudé. 
31667.  Gouttière  métallique  pour  avant-bras  et  main. 
31668.  —  —  bras  coudé  et  embrassant 

1  épaulé,  le  bras  et  la  main  [indiquer  le  côte). 


Fig.  lUYOd.  I 

Cerceaux  (fig.  10783)  en  fil  de  fer  étamé  pour 
supporter  les  draps. 

31670.  Petit.  1  31671.  Moyen.)  31672.  Grand.  ^  a  ^  .. 

31675.  Cerceaux  en  bois  (mêmes  grandeurs  etP^°7°'  du  D' Hennequin 

prix  que  ceux  en  fil  de  fer  )  (fig.  10784). 

'  1^1679.  Non  garnie,  avec  lacs  et  boucles. 


Garnie.  |  gam“. 

31684.  im_05  31686. 

31685.  I  lm,20  31687. 

à.  prendre:  Hauteur  du  sol  au: 

liôtt  caoutchouc  feuille  anglaise. 


„  "■  ,  1“,35 

31689.  I  1“,50 

aisselles.  Circonférence  du  bassin. 
cousue  au  bassin  de  la  gouttière. 

—  au  coussin  mobile. 


Fig.  10790. 

31698.  Gouttière  pour  jambe  et  cuisse  avec  côté  ffig  10790) 

[Indiquer  le  côté.) 

31699.  La  même  pour  jambe  et  cuisse,  sans  côté. 

31700.  Gouttière  pour  jambe  et  pied.  J| 

31702.  Coton  cardé  pour  le  capitonnage  des  gouttières. 

BÉQUILLES  ET  CANNES  10792. 

31704.  Béquilles  à  2  branches  en  bois  verni  noir  avec  crosses 
garnies,  sabot  en  caoutchouc  (10788). 

Mesures  à  prendre  :  Hauteur  des  aisseUes  au  sol,  le  malade  étant  debout, 
31707-  Canne  ordinaire  vernis  noir,  poignée  corne,  sabot  cuir. 

31708.  — •  fine  vernis  noir,  poignée  corne,  sabot  aluminium  vernis  noir 

avec  rondelle  caoutchouc  (fig.  10792).  La  pièce. 

[Indiquer  la  longiteur  des  cannes.) 
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31646.  La  pièce. 
31647. 

31648. 

31649.  — 

31650.  — 

31651.  — 

31654.  — 

31655-  — 

31656.  — 

fâÿ.  - 

31659.  — 

31660.  Supprimé. 
31661.  La  pièce.  10 
31663.  —  200 

31665.  ■  —  80 

31666.  —  29 

31667.  —  19 

31668.  —  42 

31670.  —  30 

31671.  —  35 

31672.  —  40 

31675.  Supprimé. 

La  pièce.  40 
31680.  Supprimé. 
31681.  — 

31682.  La  pièce.  300 

r 

31685. 

31686. 

31687. 

31688. 

31689.  ~  1100 

31690.  —  500 

31691.  —  550 

31692.  —  1200 

31693.  —  1300 

31694.  —  80 

31695.  —  80 

31698.  —  48 

31699.  —  43 

31700.  _ 

31702.  Le  kilo.  32 
31704.  La  paire.  7s 
3^-707.  La  pièce.  40 
31708.  il 
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^^**7  _y^tH^  CX^Bt^  xf 
l-t  c^cx/flen^ 


3016.  La  pièce. 
3020.  — 

3020. 

3021, 


31730-  -t-e 
i  31731-  .  — 

31732-  — 

31733-  — 

31734-  — 

31735-  — 

31737-  Le  kilo. 

31738-  — 

31739-  — 

:  31740-  — 

!  31741-  — 

!  31742-  — 

j  La  pièce. 

!  31748-  Ne  se  fait^plis° 
i  iX75o.  La  pièce.  53 — » 

:  31751-  —  70  » 

31753-  Le  kilo.  12  » 

3175^-  La  pièce.  200  » 

31757-  —  275  P» 

31759.  —  33  » 

.  31760.  —  58 

'  31762,  —  210 

I  31763-  —  430 

j  31764-  — -  600 

I  3^j66„i«  kilo.  I 

3 

31768.  5  kilos.  12. 
3x774.  La  pièce.  14 
31776.  —  2. 

31777,  _  3  L- 

31778.  -  J. 75 

I  31779.  Supprimé.) 

A  31780.  Supprimé.^ 

I  31781.  Supprimé.. 
1,31786.  ia^î^ce.  , 

I  31787-  —  X. 


-  - •i-'Ouf/lt  f  if 

.A^iAAo4\M/mtiJ'  J.'tMeÂeét<j3  lyxj  ^‘^'^YXtÂlyjg/leM^  du.  sD ‘I  ' 


cub  -UovuuA' 
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lYkLOAl,  SOAM.  i 


eM«i  a 

V»A,  I 

l^etwLa  1/ ' 


K- tyOXyCa.Ây^ 


yl  -ptWhuxdci.  dj  .  .  N-  1 1 ,  J 


''^YX  Uru/h^  Cx>M/^i.r .ptado^  - 


1 31788. 

1 31790.  — 

!  Aî'to. 


.^ÀamAL  c 


t5 


.f 


J 


yùO^ 


I 


~J^  • 
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1759.  Roule-bas^  pour  tarlatane,  en  métal 
■  -'^disque  aluminium,  pouvant 
r  sur  toutes  les  tables.  Pour 
^ter  des  bandes  jusqu’à  8  %  1/2  de 
■geur  (fig.  10807).  ^ 

760.  yh-^êmtr  permettant  de  rouler  des 
7^1^  bandes  jusqu’^pj|^%  de  largeur. 

PELVI-S^^ORTS 
jPelvi-support  de  Cusco  (fig.  10808). 

Pelvi-support  triangulaire  de  Lorenz,  avec  étau 
de  serrage  permettant  de  l’adapter  sur  toutes  les 
tables  (fig.  10806). 

’elvi-support  de  Lorenz,  sur  plateau  lesté,  avec 
tige  à  crémaillère  permettant  l’élévation  faculta¬ 
tive,  modèle  Drapier  et  Fils. 

PLATRE  A  MOULER 

Plâtre  de  Paris  extra-fin  à  mouler  pour  appareils 
plâtrés,  eu  sac  papier,  le  kUp. 
lâtre  de  Paris  extra-fin  à  mouler,  en  boîte  métal 
.  de  I  kilo. 

■  ■  Plâtre  de  Paris  extra-fin  à  mouler,  en  boîte  métal 
de  5  kilos  (fig.  10809). 

BANDES  PLATREES 

,  Bandes  de  tarlatane  apprêtée,  pour  appareils 
plâtrés,  longueur  10  m.,  hauteur  o  m.  20. 

SS  plâtrées  en  boîte  métal.  Largeurs. 

I  31776-  5  31777-  7  %-  31778-  10  °Z- 

■^a  boite  contenant  i  bande  de  5  m.  de  long. 

bLLES  POUR  COUPER  LES  APPAREILS  PLATRES  Fig.  10809. 


Fig.  10811. 

3020.  Ciseaux  Vézien  voir  fig.  5143,  p.  4)  pour  couper  les  bottes, 
pantalons,  pansements,  etc. 

30ZI.  Les  mêmes,  très  forts, 

31786.  Cisaille  pour  couper  les  appareils  plâtrés  (fig.  10811),  lon¬ 
gueur  20  %. 

Cisaille  à  point  d’appui,  pour  couper  les  appareils  plâtrés. 
Scie  rotative  pour  couper  les  appareils  plâtrés. 


,6  ^  Fig.  10812. 

E  31790.  Couteau  à  couper  les  appareils  plâtrés,  employé  à  l’Institut 
136%  7oz_  du  D'  Calot,  modèle  Drapier  et  Fils  (fig.  10812), 

-1  '-3*792^- Coton  car^  po^^apitonnage  des  gouttières.  Le  hilog. 
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3016.  La  pièce 
3020.  _ 

,3020.  inoxydable. 


1730-  Le  mèlf 


40 


.^■75 


31730-  --- 
31731-  — 

31732.  — 

31733.  — 

31734-  — 

31735-  — 

31737-  Le  kilo. 

31738.  — 

31739-  — 

:  31740-  — 

31741.  — 
j  31742.  — 

'  5'^7^(>.  La  pièce. 

31747-  —  13.50 

'  31748.  Ne  se  fait  plus. 

I  La  pièce. 

'  31751.  — 

31753-  Le  kilo. 

31756.  La  pièce.  2 
31757-  —  2 

31759.  —  O,  , 

31760.  —  58  »  I 


31768.  5  kilos. 

31774-  La  pièce. 
31776.  _ 


31778.  —  4.75 

31779.  Supprimé.)  i 
31780.  Supprimé.  ( 
31781.  Supprimé.  J 
3^7^^.  La  pièce,  od  . 

31787.  - 

31788.  ^ 


31790.  —  ,Î8  », 

3^^Le  kil^  32  pfyof^ 


VILLES  DESSERVIES 


!15,  rue  de  l’’Entrepôt, 

69,  rue  Saint-Sauveur.  Tel.  Nord  32-15 
51.  rue  du  Caire. 


Ahun  (Creuse)  Coursager,  Messager. 

Aubusson.  (Creuse),  17,  rue  Franche,  Téléphone  156. 
Bourganeuî  (Creuse).  Hôtel  du  Commerce.  Téléphor.e  20- 
BoUSSaC  (Creuse)  Service  d’ Autobus. 

Charost  (Cher),  rue  Principale. 

Chateauneuf  (Cher),  Café  Desmet 
Genouillat  (Creuse),  Service  Autobus 
Guéret  (Creuse),  route  de  MoüHns,  Té.éphone  279 
Issoudun.  (Indre)  9,  Place  de  la  Poterie,  Téléphone  1.  70 
La  Châtre  (Indre).  83,  rue  Nationale,  Téléphone  101 
La  Souterraine  (Creuse),  Dépôt  Autobus. 
Lavaveix-les-rdines  (Creuse),  Café  Maltère. 
Lignières  (Cher),  Hôtel  de  la  Croix  d’Or. 

MaSSay  (Cher),  M.  Marchand,  Messager,  Téléphone  9. 
OrléaniS  (Loiret),  7,  Rue  d’Illiers,  Téléphone  28-98. 
HeuGly  (Indre),  M.  Daujon,  Messager. 

Saint-Florent  (Cher),  rue  Paul  Ladeveize,  Téléphone  68 


DÉMMeEMEBI  PIR  CAMIONS  RAPIDES  CAPITONNES 


i 


APPAREILS  PLATRES  ET  PANSEMENTS 


^  - .  -  - n  à  doigt  ( 

5142),  pour  couper  les  pansements  (modèle  de  fa 
Croix- Rouge). 


TUBES  ET  MAILLOTS  EXTENSIBLES  POUR  APPAREILS  PLÂTRÉS 


Fig.  10800. 

n  jersey  souple  (fig.  10800) 


4®  1/2,  le  mètre.  31730 

31731 

31732 

31733 

31734 


31737 

31738 

31739 

31740 
3174: 


31735I  31742 

31746-  Maillots  à  côtes  avec  grandes  manches  et  col  de  15  %  de  haut. 

r.  1  ^  ,  .  I  Prix  variables  selon  taiUes. 

““OÇons  haut  de  corps,  la  pièce.  ■  Envoi  du  tarif  spécial 

31748-  Conahinaisons,  Iæ /lièce.  !  — -  ^ - 


ü  31750-  Poulie  pour  extension  de 
Klrmisson-  (fig.  10802), 
31751-  Poulie  pou^  extension  de 
KlrmissoiuA  hauteur  va¬ 
riable.  I\ 


31753-  Série  de  poids  de  5  kilo¬ 
grammes  à  rondelles  per- 
A  forées  pesant  chacune 

■  i  ■■^'•^'ëi'^1111116®' fournis  avec 


31759.  Roule-ba^<te  pour  tarlatane,  en  métal 
disque  aluminium,  pouvant 
■  sur  toutes  les  tables.  Pour 
pfer  des  bandes  jusqu’à  8  ^  1/2  de 
rgeur  (fig.  10807).  ' 

31760.  permettant  de  rouler  des 

bandes  jusqu^àj^(|**%  de  largeur. 


PELVI-SÜPPORTS 


31762.  Pelvi-support  de  Cusco  (fig.  10808). 

31763.  Pelvi-support  triangulaire  de  Lorenz,  avec  étau 
de  serrage  permettant  de  l’adapter  sur  toutes  les 

-J-o'Klo.p  /-finr  4nQnC\ 


PLATRE  A  MOULER 

31766.  Plâtre  de  Paris  extra-fin  à  mouler  pour  appareils 
plâtrés,  en  sac  papier,  le  küo. 

31767.  Plâtre  de  Paris  extra-fin  à  mouler,  en  boîte  métal 


I  kilo. 


31768.  Plâtre  de  Paris  extra-fin  à  mouler, 
de  5  kilos  (fig.  10809). 

BANDES  PLÂTRÉES 

31774-  Bandes  de  tarlatane  apprêtée,  pour  appareils 
plâtrés,  longueur  10  m.,  hauteur  o  m.  20. 

Bandes  plâtrées  en  boîte  métal.  Largeurs. 

31776.  5  31777-  7  31778.  10  %. 

„  - .L - ^  J - J.  , 


La  boîte  contenant  i 


de  long. 

CISAILLES  POUR  COUPER  LES  APPAREILS  PLÂTRÉS  Fig.  10809. 


Fig.  10811. 

3020.  Ciseaux  Vézlen  voir  fig.  5143,  p.  4)  pour  couper  les  bottes, 
pantalons,  pansements,  etc. 

3C21.  Les  mêmes,  très  forts.  < 

31786.  Cisaille  pour  couper  les  appareils  plâtrés  (fig.  10811)  lon¬ 
gueur  20  %. 

31787.  Cisaille  à  point  d  appui,  pour  couper  les  appareils  plâtrés. 
31788.  Scie  rotative  pour  couper  les  appareils  plâtrés. 


Greinde  cisaille  de  Stllle  pour  couper 
les  plâtres  (fig.  10804).  t-- 

31756.  Pour  petits  plâtres,  long.  26  %  10812. 

(fig.  10804).  f  31790.  Couteau  à  couper  les  appareils  plâtrés,  employé  à  l’Institut 

31757.  Pour  grands  plâtres,  long.  36^  3f7oi-  du  D'  Calot,  modèle  Drapier  et  Fils  (fig.  10812) 

(fi-g.  10804).  /  ■nmi-r  ra rtif r*-n-n o  ryt»  rloc  _  r  * 


_ _  du  D'  Calot,  modèle  Drapier  ei _ 

'-3*792=- Coton  car^  pour^apitonnage  des  gouttières.  Le  hilog. 
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Fig.  10820. 

APPAREIL  UNIVERSEL 
DE  MÉCANOTHÉRAPIE  ET  DE 
GYMNASTIQUE  MÉDICALE 
ET  ORTHOPÉDIQUE 
Breveté  S.  G.  D.  G.  de  Sylvain 
Albert. 

P 

_ toutes  les  articu¬ 
lations  et  la  rééducation  de 
tous  les  mouvements  par 
la  mécanothérapie 
active,  activo- 
passive,  passivo- 
automatique  et 
toute  la  gymnas¬ 
tique  médicale 
par  une  multitude 
de  mouvements 
variés.  Il  est  en 
outre  employé 
avec  succès  dans  le 
traitement  des 
scolioses,  lordoses, 
c3q)lioses. 

Envoi  .  du  catalogue 
illustré  et  références 
médicales  sur  demande. 


APPAREIL 

7de  U.  owivntL 

A  SUSPENSION  RADIO-ORTHOPÉDIQUE  Modèle  Drapier  et  fils  (Breveté  S  G  D  G) 


lABLE  POUR  CHIRURGIE  OSSEUSE  DU  D*" 

(DE  BERCK). 


Table  nue  (fig.  10826),  2 

T  i  -ui  J  ,  I  1  abaissement  du  plateau  inférieur. 

dispositifs  se  rapprochant  de  ceux  des  tables 


!  (fig.  10825),  ire  position. 


position  permettant  ' 


de  Hawley  ou  de  Albée  ; 


tablp  vn^ir,  P^^^sente  sur  ces  tables  des  perfectionnements  qui  en  .......  ..... 

fixeïles  supériorité  sur  celles  existantes.  En  effet,  elle  permet  ;  i»  de 

ml^mbre  m?  .1  position  quelconque,  afin  que  l’onpuisse  dans  cette  position  opérer  surle 

tioS  suffi^immene  f  ““  appareil  plâtre  et  permettre  aussi  de  faire  sur  ces  membres  des  trac- 

=°“struite  de  telle  sorte  que  l’ampoule  peut  être  promenée  sous 
une  ostéotomie  ‘îf  permettre  le  contrôle  de- la  position  des  fragments  osseux  après 

une  ostéotomie,  une  réduction  de  fractures  ou  de  luxation,  etc. 

31H16.  Tabk  radio-orthopédique  du  E.  Eorrel  avec  dessus  aluminium,  tous  ses  accessoires 
31817.  Table  orthopédique  de  Hawley,  modèle  simnip 


31812.  Appareil  à  suspension  de  Sayre  complet  a- 
pied  ,  (fig.  10822). 

31813.  Le  même,  sans  trépied. 


Examen  radiologique  permettant 
de  s’assurer  avant  ou  après  la  mise  en 
appareil  de  la  position  des  fragments 
osseux,  par  exemple. 
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IRRIGATION  DES  PLAIES  Méthode  dakin-carrel 


Fig.  10839. 


Fig.  10840. 

31848.  Presse-tube  de  Mohr. 

(fig.  10840). 

31849.  Presse-tube  à  levier. 

31850.  Presse-tube  à  vis  (fig.  10844). 

modèle  estampé  pour  l’irriga¬ 
tion  goutte  à  goutte  continue. 

31851.  Presse-tube  à  vis,  modèle  fin 
nickelé  (fig.  10844). 


Fig.  10841. 


31854- 

31855. 

31856. 

31857- 

31858. 

31859. 

31860. 

,31861. 

31862. 


Ampoule-regard,  compte-gouttes  (fig.  10841). 
Râteau-distributeur  en  verre  avec  4  drains 
(fig.  10839). 

Râteau-distributeur  —  avec  3  — 
Râteau-distributeur  —  avec  2  — 

Ajutage  en  verre  avec  i  drain. 

Tube  de  caoutchouc  pour  drains  de  Carrel,  le  mètre. 
Emporte-pièce  pour  perforer  soi-même  les  drains. 
Le  râteau-distributeur  en  ver 


Fig.  10842. 

31863.  Raccord  en  verre  in¬ 
termédiaire  à  triple 
voie  (fig.  10842). 


CURIETHERAPIE 

INSTRUMENTATION  du  de  NAEIAS 
pour  la  recherche  du  cancer  et  les  applications  du  radium 

CANCER  DE  LA  LANGUE  ET  DE  LA  BOUCHE 


Fig.  7028. 

22758.  Abaisse-langue  palette  éclairant  du  D'  de  Nabias 
(modèle  Drapier  brevete  s.  g.  d.  g.,  fig.  7028). 

Ce  modèle  d’abaisse-langue  possède  une  tige  de  lumière  facüement 
amovible.  Il  est  entièrement  sterilisable  à  170»,  soit  à  l’étuve  Poupinel 
soit  à  l’autoclave.  Il  est  fourni  complet  avec  cordon  de  lumière  rr  -  ’ 

vert  de  caoutchouc.  — 


31866.  Appareil  pour  l’irrigation  goutte  à  goutte  et 
continue  des  plaies,  méthode  Dakin- Carrel, 
comprenant  un  récipient  gradué  de  700  cc. 
avec  anse  de  suspension,  un  bouchon  en 
caoutchouc  avec  ampoule  filtre-air,  un  tube 
en  caoutchouc  monté  avec  un  presSe-tube  à 
vis,  une  ampoule-regard  compte-gouttes  et 
un  ajutage  en  verre  avec  i  drain  (fig.  10845), 
Nota.  —  Si  Von  désire  un  râteau-distributeur  avec 
drains  multiples,  ajouter  au  prix  de  l’appareil  le  prix 
d’un  des  râteaux  choisis  (fig.  10839). 

31867.  Le  même  appareil  (fig.  10845)  pour  l’irrigation 
massive  discontinue,  mais  sans  l’amponle- 
regard  compte-gouttes. 

31868.  Récipient  gradué  de  700  cc.,  seul. 


Fig.  10853. 

Trocarts  du  Dr  de  Nabias  (fig.  10852)  avec  gaine  et  mandrin  poussoir 
cannelé  pour  l’introduction  des  tubes  de  radium  (fig.  10853). 

31872.  Trocart  droit  (fig.  10852),  long.  90  %  avec  mandrin  poussoir. 

Diamètre  interne  3  %. 

31873.  Trocart  courbe,  long.  95  %,  a’ 
interne  3  %. 

31874.  Trocart  droit,  long.  90  %,  ai 
O  interne  5  %. 

31875.  Trocart  courbe,  long.  95  a 
interne  5  %. 

Les  trocarts  31872  et  31873  permettent  l’introduction  des  tubes  de  ra¬ 
dium  de  a  X  6/10  et  de  10  %  de  long,  et  les  trocarts  31874  et  31875  des 
tubes  de  radium  de^%5etdeig%  de  longueur. 


ic  mandrin  poussoir.  Diamètre 
c  mandrin  poussoir.  Diamètre 
3C  mandrin  poussoir.  Diamètre 


CANCER  DE  LA  PROSTATE 


31878.  Trocart  droit  du  D^  de  Nabias  (fig.  10852  et  10853),  longueur 
20  X,  avec  mandrin  poussoir  de  3  %  de  diamètre  interné. 

Ce  trocart  permet  l  introduction  de  tubes  de  radium  de  1  X  6/10  et  de 
ig  %  de  long.  ' 

31879.  Le  même,  droit,  avec  mandrin  poussoir  de  5  %. 
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INSTRUMENTATION  du  D"  de  NABIAS  pour  les  APPLICATIONS  du  RADIUM 


RECTUM 


grüle  (fig.  10860) 


CANCER  DU 

31894.  Emporte-pièce  du  Dr  dj  Nabias  à  i 
pour  biopsies  rectales  :  l’emporte- 
pièce  seul. 

31895.  Tige  de  19  %  permettant  de  visser 
l'emporte-pièce  et  donnant  avec 
celuirçi  une  longueur  totale  de  215  %. 

La  tige  seule. 

31896.  Tige  de  28  %  permettant  de 

l’emporte-piece  et  donnant  _ 

celui-ci  une  longueur  totale  de 
305  %.  La  tige  seule. 

31897.  Tige  de  36  %  permettant  de  visser  l’emporte-pièce  et  donnant 
celui-ci  une  longueur  totale  de  390  %.  La  tige  seule. 


(Suite.) 


31914.  Valve  contre-coudée  à  manche  du  Dr  Lévy. 
Pessaires  porte-radium  du  Dr  de  Nabias  en  caoutchouc 
«  Amétal  »  pour  le  traitement  des  culs-de-sacs  v/ginaux 
dans  le  cancer  de  l’utérus  (fig.  10869).  Ces  pessaires  se 
font  en  4  tailles. 


Diamètre  intérieur. 


Diamètre  extérieur. 
50  %  . 

55 

60  %. 


porte-pessaires  du  Dr  de  Nabias  (fig.  10870). 

31922.  Fil  de  maillechort  flexible.  Le  rouleau  de,  10  mètres. 

nabias  EN'MREMENT 
OlERILISABLE  A  170°  {Procédés  Drapier,  breveté  s. 

Ce  modèle  possède  un  tube  qui  est  fixé  à  u 
taire  coulisser  la  tige  éclairante. 

29418.  Spéculum  éclairant  a 


d.  g.)  (fig.  9735) 
e  des  valves  du  spéculum  et  permet  d’y 


Fig.  10865. 

J-  J  'i’J.  (%•  ^0865)  pour  l'uretère  O 

de  radium  dans  les  ligaments  larges. 

31910.  du  Dr  Proust  pour  placer  les  tubes  de  radium  dans 

31911.  Pince  à  plate™îf  du  Dr  ) 
toutes  les  positions. 
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cordons  de  lumière  (fig.  9735) 
29419.  Spéculum  éclairant  avec  câble  métallique  (fig.  9735) 
29420.  Lampe  stérüisable  de 
rechange. 

Le  spéculum  du  Dr  de  Nabias 
peut  s’éclairer  soit  avec  notre 
r,  •4..  J  réducteurdelumière  soit  avec 
notre  boîtier  de  pile  représentés  pages  215  et  216. 

3,J95t.  Gros  statit  porte-spéculum  du  Dr  de 
NabiaSr  fnodèle^  Drapier  (déposé)  s^adap- 

tables  d’opérations.'^  /to, 

Kl..  T-,r  J.  ^  • 


’r  Bérard  pour  tenir  les  aiguilles  de  radium  dans 


tant  à  toutes  le  _ j-—— - 

Valve  éclairante  stérüisable  du  Dr  de  Nabias!* 
modèle  Drapier  et  Fils,  breveté  s.  g.  d.  g. 

(Voir  page  176  description 


complète.) 


I^RAPreR^rrÏLs7~4Î71^iFl[ë~RÏvïîÏÏ7lRAÎSra 


29420. 

31894- 
31895. 
31896. 
•31897- 
.3i8g8. 
31901. 
^  31902. 
3*903- 

31907. 

31908. 

31909. 

31910. 

31911- 

31914- 

31916. 

31917- 

31918. 

31919. 

31921. 

31922. 

3*93^. 


-II.  . 


à 


X-  >vaJiu^  À^  ->1  71  ”  ê^3c  «.'  f  6"  ,  f^'t^ 

'  /■  -  ■ 

.  Ir'à^xM- 


ô-  /M/OwZ  tix^y-f'  -vvv»/|v' ,  ^ 


r 
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instrumentation  pour  les  APPLICATIONS  du  RADIUM  (CURIETHÉRAPIE) 


31950.  Gaine  en  argent  du  Dr  Doml- 
nlcl  pour  contenir  les  tubes 
de  radium.  Ces  gaines  se  font 
de  plusieurs  épaisseurs  de 
paroi  suivant  la  radio-activité  que  l’on 
désire  (fig.  10880). 

3 1951.  Gaine  en  celluloïd  du  Dr  Dominlcl  (fig.  10880). 

31952.  Gaine  en  plomb  (fig.  10880)  du  Drûomlnioi 
pour  contenir  les  tubes  de  radium.  Ces 
gaines  se  font  de  plusieurs  épaisseurs  de 


Fig.  10882. 

Gaine  trocart  du  Dr  Degrals  en  nickel  pur  (fig.  10882). 
31954-  10  %x  20/10. 1 31955.  9  %x  20/10. 131956.  6  %  1/5 


Fig.  10884.  j 

Fig.  10885. 

Fig.  10886. 

Fig.  10887. 

Fig.  10888. 


I  31953.  Gaine  hélicoïdale  eu 
'  argent  des  Drs  Dominici  et 
de  Martel  pour  applica¬ 
tions  de  radium  à  l’intérieur 
des  tumeurs  (fig.  10881). 


art  du  Dr  Bayet  en  nickel  pur,  porte-aiguille  des  sels  de 
radium  avec  allonge  pour  l’introduction  et  le  maintien 
en  place  des  aiguilles  dans  les  tumeurs  profondes 
s  T  à  10888). 

T  0=  IT  trocart  seule  (fig.  10883). 

rrncn  )u^®^ehangeables  pour  monter  sur  les  gaines  trocart. 

^  né  10884)  pièce.  31960.  15  %  (fig.  10885)  pièce. 
31963;  fo  I  i||;  ÎSIIIÎ  S;  45  %  (fig-  10887)  pièce. 

31970-  Golpostat  du  Dr  Barcat  (fig.  10894)  avec  sonde  utérine 

et  curseur  de  garde  (modèle  Drapier)  ré: 
s  foyers  de  Regaud,  sans  compress - ’ 


tubes  radifères  a 


Aiguilles  du  Dr  Cesbron,  à  mandrin  poussoir  (fig.  10889)  destinées  à  l’introduction  ii 
arofifi  tubes  nus  d’émanation  de  radium  selon  la  méthode  du  Dr  H.  Janeway. 

31Q67  lo  do  15  %  diamètre  (cavité  buccale  et  ganglion). 

^TQfis  îo  ~  %  diamètre  (utérus,  sein). 

31971  P’  — T  ^-5  %  (rectum,  etc.). 

^  ^0  fi’"'  Kogan  pour  saisir  les  sondes  en  caoutchouc  porte-radium. 

7  -  ince  a  mandarin  de  le  Dr  Kogan  pour  saisir  les  tubes  de  radium  et  les  introduire 

dans  IftÇî  «nnrlfto  ^ 


5^973.  Porté-EiigUille  revolver  du  Dr  Cesbron  à  déclenchement,  pour  la 
fixation  par  sutures  des  aiguilles  de  radium  dans  les  tumeurs  de 
^  la  langue  et  de  la  càvité  buccale  (fig.^10892).  ^p.  / 


Appareils  porte-aiguilles  à  poussoir  du  Dr  Cesbron 
(fig.  10899)  destinés  à  l’introduction,  dans 
les  tumeurs,  d’aiguilles  contenant  soit  des 
sels  de  radium,  soit  de  l’émanation, 
comprenant  : 

-  -  Manche  universel  (fig.  10899). 

Tube  long  à  poussoir  (fig.  10896). 

Tube  court  (fig.  10897). 

Tube  courbe  pour  le  larynx  (fig.  10898). 


■  Fig.  10900. 

31978.  Pince  à  verrou  du  Dr  Cesbron  (fig.  10900)  pour  l’introduction  d’ai¬ 
guilles  de  sels  de  radium  dans  les  tumeurs  superficielles  ;  une  rainure 
est  pratiquée  dans  l’extrémité  des  mors  pour  loger  l’aiguille  dont 
la  préhension  solide  est  ainsi  assurée. 


Fig.  10901. 

f  31979-  Pince  en  fourche  pour  préhension  des  tubes  et  aiguilles  de  radium  (fig.  10901)  avec 
I  couverture  en  peau  de  chamois  pour  la  protection  des  doigts  de  l’opérateur. 

Soudes  utérines  porte-radium  rigides  du  D'  Degrals,  en  tissu  gommé  «  Amétal  »  déposé. 
T.-  =  31981.  12  %,  31982.  15  X  31983.  20  31984.  25  %. 

Diamètre  intérieur  variant  du  15  au  24  Charrière,  diam.  extérieur  du  21  au  30. 

31986.  Sonde  rectale  du  D'  Degrals  avec  tube  latéral  rigide  pour  l’échappement  des  gaz. 
31987.  Drain  en  double  'T  avec  plaque  filtrante  de  i  %  évitant  le  tamponnement  à  la  gaze  et 
permettant  d’utiliser  2  tubes  de  radium. 
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INSTRUMENTATION  pour  les  APPLICATIONS  du  RADIUM 


Fig.  10908. 

32006.  SONDES  utérines  porte-radium,  tvEc 
A  métal  ”  déposé. 

Etablies  pour  tubes  de  radium  de 
10  m/mg  de  Ra.  E  filtrés  à  2  de  platine. 
Longueur.!  1  Diamètre  [  Épaisseur 


f-m  ayCharrière  18  à  21  Charrière  ^  ^  ,-m 

<  1  I  environ 

''f  ““5  éventuelles  de  Médecins  désireux 

de  Radium  de  diamètres  plus  forts  ou  plus 
jaioies,  nous  avons  établi  les  sondes  n°^  32007  à  09  ci-dessous. 


RECTOSCOPES 


ŒSOPHAGOSCOPES 

voir  page  71  et  suivantes. 


32015.  SONDE  œsophagienne  porte-radium,  du  Dr  de 
Nabias,  type  "  Ametal  ”  déposé  (fig.  10909). 

'^/^f^*^f^^<^’‘i’'émité  conique  pleine  Üngue 
la  fixàon  d’une  sot ISZ iVlsZ"  uZfZ  tttTù 
maintien  en  bonne  position  de  la  sonde  porte-radium  au  moyen 
irndiléi  ê^^^t^ostomie.  Elle  est  en  outre 

Znt  Lt  Z  a  permettre  la  lecture  instan¬ 

tanée  sur  la  sonde  elle-meme  en  regard  des  arcades  dentaires 
des  reperes  métriques  indiqués  sur  l’œsophagoscope 
au  cours  de  l  examen  clinique.  \ 

Longueur.  |  I^ianiètre  j  Diamètre  |  Épaisseur 


75  %  126  Charrièrejso  Charrièrej 

DIVERS 


°Â  1/2 


1  /in  l  -  1  20  -  I  2  % 

32011.  sondes  rectales  porte-radium,  type  "  Amétal  ”  déposé.  Modèle  du  Dr  de  Nabias 
de^pUtlï’'  ^  “/“ëi,  de  Ra  E,  filtrés  à  2  % 


3°  %  I  33  Charrière  |  20  Charrière  |  - — 

.  n’emploÿ'er  a 

:érieur  j^SSHb.  Diamètre  intérieur 

14  Charrière 

32013.  DRAIN  vaginal  porte-radium  en 
‘*®  Nabias,  type  Amé- 
ial  déposé.  Pour  le  traitement 
dp  cancer  du  col  utérin  et  de 
récidives  vaginales  après  hysté¬ 
rectomie  (fig.  10910). 

Cet  appareil  est  destiné  à  placer  un  tube 
de  Radiurn  transversalement  au  devant  du 
•^Oljour  les  cas  où  l’orifice  n’est  pas  per¬ 
méable,  ou  au  devant  de  la  lésion  vaginale 
lorsque  le  col  est  absent. 

Diamètre  in 


32018.  ™  d®  “^lleohort  recuit  de  5/10  %d 

la  fixation  des  tubes  de  radium  placés  à  l'intérieur 
des  tumeurs . f .  ^ 

32019.  TiÆe  caoutchouc  feuille  anglaise  rouge  très 
fin,  servant  ÿ  fourreau  au  fil  métallique  dans  le 
raiet  intra-buccal  (langue)  ou  intra-abdominal 
(radium  abdominal) . .  . . 

'  32020.  Gants  de  chaput  en  caoutchouc  noir  "  Amétal 

'■  ^®s'^rnnd®  “ -Amétal ""^u^rssurVla  filtration  ‘ 

secondaire  dans  les  appareils  plats.  Prix  suivant  taille  et  épr-- . ' 

Fig.  10911.  ^^^IIIIIP^ 

32022.  M^drin  pousscûr  du  D^  de  Nabias  pour  faire  pénétrer  les  tubes  de  radium  à  l'extré- 
32023.  Le  en  rplces  ïte  %  (fig.  10911). 

phagiennes  (fig.  109111  98  p^^j.  „tihsation  avec  les  sondes  tsso- 

Bouilleurs  électriques  à  3  tem¬ 
pératures,  modèle  du  Dr  de  Nabias 
pour  pâte  Columbia  (fig,  10913) 
permettant  de  la  ramollir  et  de 
faire  ainsi  les  moulages  de  la  face 
dans  les  applications  deradium. 

32024.  Modelé  ordinaire  x  260 
^  thermomètre 

métallique  circulaire  et 
rupteur  spécial. 

3-025.  Grand  modèle  500  x 450 x 
150  avec  thermomètre 
métallique  circulaire  et 
-1,  “ternipteur  spécial. 

Bouilleurs  électriques  pour  ins¬ 
truments  (v.  p.  245  fig 
11361),  ^ 

ë~delRÎvôîii~PARÎS 


Fig.  10913. 
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32006.  La  pièce. 

32007.  — 

32008.  — 

32009.  — 

32011.  —  li 

32012.  —  , 

32013.  —  I, 

32015.  ^  Il 

32018.  Le  mèir.e 
32019.  _ 

3202a.  La  paire  70  .  » 

32021.  Prix  suivant 
taille. 

32022.  La  pièce.  48  » 

132023.  ■  60  » 

32024.  _■  850  » 

32025.  —  1400  1) 


TRANSFUSION  DU  SANG 


CHIRURGIE  DES  VAISSEAUX 


La  nouvelle  seringue  à  transfusion  du  sang  duD^  Bocage 
(fig.  10924),  de  capacité  relativement  faible,  est  basée  sur  le 
principe  des  moteurs  sans  soupapes  et  permet  une  aspiration 
et  un  refoulement  rigoureusement  automatiques,  sous  le 
contrôle  de  la  vue  de  l'opérateur,  car  elle  est  transparente. 

Cette  seringue  est  en  effet  entièrement  construite  en 
parois  légèrement  poreuses  gardent  parfaitement  ahérente  . 
qm  empeche  toute  coagulation  du  sang.  (Notice  sur  de-  / 

32051.  Seringue  à  transfusion  du  Bocage,  modèle  Drapier  breveté  S  G  D 

spéciales. 

32055.  Appareil  du  Pr  Jeanbrau  pour  la  transfusion  du  sang  citraté  a 
deux  ampoules  de  verre  en  boîte  boig. 

32056.  Ampoule  de  rechange  pour  l’appareil  du  pr  Jeanbrau 
32057.  Canule  intraveineuse  mous*-  - 


cristal  perlé,  matière  dont  les 
pelliculé  de  paraffine 


32068.  Pince  hémostatique  à  res¬ 
sort  pour  transfusion  (fig. 
10929),  mors  spatulés. 
32069.  La  même,  mors  droits. 


32072.  Tube  trait-d’union  du  D'  Morel  pour 
transfusion  du  sang  (fig.  10931),  en  argent, 
3  grosseurs  (modèle  Drapier  et  Fils,  déposé). 
32073.  Dilatateur  du  Dr  Dehelly,  modifié  par  le 
Dr  Carrel. 

32074.  Pince  à  dissection  fine. 

32075.  —  à  dissection  fine  de  15  %. 


32058.  Seringue  du  Dr  Rosenthal  t„„.  u 

250  cc.  à  bouton  plein  pour  transfusion  d 
sang  citraté  (fig.  10925). 

32059.  La  meme,  avec  embout  latéral. 

32060.  Seringue  du  Dr  Rosenthal  tout  en  verre  < 
12061  transfusion  du  sang  citraté. 

32061.  Seringue  du  Dr  Rosenthal  tout  en  verre 
de  _ioo  cc.  avec  embout  latéral  pour  traus- 
A1  -n  ™sion  du  sang  citraté. 
aiguilles  intraveineuses  (voir  page  16) 

Garrots  pour  le  bras  (voir  page  19). 


Fig.  10925. 


32070.  Pince  clamp  du  Dr  Morel,  à 
crémaillère  et  à  déclenche¬ 
ment  instantané  (fig.10930) 
(modèle  Drapier  et  Fils,  dé- 

32071.  La  même,  avec  vis  de  serrage. 


0» 


Fig.  10928. 
:o8i.  Tubes 


SflIK) 


biseau  du  Dr  Morel 
(iig.  10928)  en  vermeil, 
4  grosseurs  ( Modèle  Drapier 
et  Fils). 

32082.  Canule  d’Elsberg  pour  trans¬ 
fusion  du  sang. 


32062.  Sermgue  à  piston  métallique  des’Drs  Isch-Wall  à  canon  excentré 

32065  transfusion  du  sang  (contenance  100  cc.)  (fig.  109^6) 

32063.  Aiguille  à  gros  frottement  -noor  '' 


32063  AiOTHiiT  F^-nsfusion  du  sang  (contenance  100  cc.)  (fig.  109^1 
32064'  à  gros  frottement  25/15  pour  seringue  du  Dr  Weill. 

32065!  Serineue  df  pour  seringue  du  Dr  Weill. 

32066  ™6tie  du  Dr  Bécart  pour  transfusion  du  sang  pur. 
du  Dr  Jubé  pour  transfusion. 


Fig.  10932. 

32079.  Porte-aiguilles  délicat  pour  chirurgie  vasculaire  (fig.  10932). 
32080.  Bobine  de  soie  floche  pour  sutures  vasculaires. 


Fig.  10933. 

32083.  Aigumes  du  pr  Carrel  très  fines,  pour  sutures  vasculaires 
droites  (fig.  10933). 

32084.  AiguiUes  du  Dr  Carrel  très  fines,  pour  sutures  vasculaires 
demi-courbes  (fig.  10933). 

32085.  Aiguilles  du  Dr  Carrel  très  fines,  pour  sutures  vasculaires 


6.  Aiguilles  très  fines  enfilées  pour  sutures  vasculaires. 

EXTRACTION  des  PROJECTILES 


32090.  stylet  explorateur  de  Nélaton.  |  32092.  Pince  tire-balle  (fig.  10935). 
32091.  Tire-fond,  tire-balle.  I  32093.  —  tire-balle  à  anneaux. 


BAINS  DE  LUMIERE  ET  DE  CHALEUR  APPAREILS  ELECTRIQUES 


APPAREILS 

POUR 

FARADISATION 


Appareil  _ .. 

duction  i.volta- 
faradiqùe,  mo¬ 
dèle  transpor 
table  (fig. 

10963)^ 

— ue^fonc- 
tionnant 
au  bichro- 


32155.  Appareil  pour  bains  de  lumière  et  de  chaleur  (fig. 

10961)  avec  6  lampes  pour  courant  de  iio  volts. 
Dimensions  :  largeur  :  55  %  ;  hauteur  :  42  %. 

32156.  Le  même,  pour  220  volts. 

32157.  Couverture  spéciale  pour  recouvrir  les  appareils  de 
bains  de  lumière  pendant  l’emploi. 

32158.  Appareil  avec  montures  bois  extensibles,  donnant 
une  fois  allongé  i™,6o  de  long  sur  o^.ôo  de  large. 
Il  permet  l’application  du  bain  lumineux  sur  la 
surface  du  corps  ;  lorsqu’on  veut  l’utiliser  pour  un 
membre  seulement,  il  suf¬ 
fit  de  replier  un  peu  les 
articulations. 


32159.  Le  même,  pour  220  volts. 


32161.  Lampes  de  rechange 
220  volts. 

32162.  Lampes  de  couleur  bleue. 

32163  Appareil  à  air  chaud  pour 
traitement  de  la  main,  du  teas 
du  genou  et  du  pied  (fig.  10964)'. 
t^et  appareü  fonctionne  avec 
une  lampe  à  alcool  réglable,  un 
thermomètre  indique  la  tempé¬ 
rature  atteinte.  Le  membre^  à 
traiter  est  confortablement  sus¬ 
pendu  a  l'intérieur  sur  des  lacs. 


32164.  Appareil  faradique  (fig.  10962)  sur  socle  en  acajou 
385  X  160  X  60  %,  avec  une  bobine  induite  à  fil 
fin  ;  déplacement,  par  pignon  et  crémaillère,  échelle 
graduée,  trembleur  très  lent  ou  rapide  à  volonté 
instantanément  par  simple  manœuvre  du  levier  à 

Cet  appareil  fonctionne  directement  sur  4  volts,  sur  no  ou 
220  volts  continu  avec  une  lampe  et  par  pile  intérieure,  par 
commutateur. 

32165.  Couvercle  acajou  avec  poignée  et  crochets  rendant 
l’appareil  portatif. 


BATTERIES  GALVANIQUES 


<J93-  25  élémem 
Batterie  galvanique  au  bisulfate  de  mercure 
(fig.  10965)  pour  électrolyse,  épilation,  etc.,  en 
boîte  acajou  verni  avec  bouton  central  permettant 
d’immerger  kg  éléments  àjrolqnté,  - ■■ -  ' 


32199.  Bisulfate  de  mercure  pour  charge  des  batte¬ 
ries  galvaniques,  la  charge  d’un  élément. 
32200.  Charbon  de  rechange  pour  batteries  galva- 

32201.  Zincs  de  rechange  pour  batteries  galva¬ 
niques. 
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APPAREIL  GALVANO-FARADIQUE 


22203.  Pile  de  poche,  4  volts, 
modèle  Drapier  et  Fils  (ûg'. 
6797)  pour  éclairage  des  mi¬ 
roirs,  cystoscopes,  urétro- 
scopes,  rectoscopes,  etc.  Cette 
pile,  d’un  élégant  aspect,  est 
constituée  par  un  boîtier  en 
métal  nickelé  avec  un  plateau  en 
galalithe  poli  portant  2  bornes 
nickelées,  pour  recevoir  les 

•  fils.  Lorsque  la  pile  est  usée, 
]1  suffit  de  sortir  le  couvercle 
du  boîtier  et  de  remplacer 
la  pile  par  une  pile  de  poche 
du  commerce  que  l’on  trouve 
partout. 

22204.  Fa  même,  avec  couvercle 
-2205.  de  rechange,  pour  le  boîtiermodèles 22203 

22206.  Petit  rhéostat  en  galalithe 


Fig.  6797. 


Fig.  6796.  tUgls'^C^pl^Jèle.trÏN, 

(fig.  6797),  il  suffitde  dévisser  un  peuples  bornes  po^y^fixer 

fltfTd WeTert  rWat'^ï^ 

les  bornes  de  la  pile. 


e  brancher  directement' SI 


ÉLECTRICITÉ  (Suite) 

32212.  Appareil  galvano-faradique  en  coffret  noyer  vt.^. 

comprenant:  i»  l’appareil  faradique  avec  bobine 
alimentée  par  une  pile  porcelaine,  i  interrupteu 
3  bornes  d  utilisation  permettant  3  ordres  de  co' 
rant;  2»  appareil  galvanique  à  24  éléments  avc„ 
interrupteur,  commutateur  inverseur  et  grand 
milliamperemètre  de  précision  ;  3  «  tous  les  acces¬ 
soires  pour  galvanisation  et  faradisation  sont 
latéral.  Cet  appa- 
^  |0973)  très  transportable,  du  poids  de 

260  ^  dimensions  suivantes  :  400  x  175  x 

32213.  Métronome  inverseur  rythmeur  avec  combinateur 
de  Huet  donnant  ;  Courant  continu. 

Courant  interrompu  i  fois  par  battement  double. 
Courant  interrompu  2  fois  par  battement  double. 
Courant  alternativement  inversé  ; 

Sur  planchette  acajou  250  x  150  %. 

32214.  Clé  de  Courtade,  petit  modèle,  sur  planchette  acajou  1 
150  X  125  %  avec  4  bornes. 

32215.  Clé  de  Courtade  grand  modèle,  sur  planchette  acajou 
200  X  150  avec  4  bornes. 


SOURCES  D’ÉCLAIRAGE 


22212.  Pile  de  poche,  4  volts, 
modèle  extra-plat  de .  130  x 
100  et  42  %  de  haut,  poids 
950  gr.  avec  éléments  P.  X. 
absolument  hermétique 
(fig.  6801),  permettant  direc 
tement  l’éclairage  sans  rhéos 
tat  des  lampes  d’urétroscope 
2  volts,  et  des  lampes  4  voit 
de  cystoscopes,  miroirs,  etc.  , 
ces  piles  sont  d'une  fort  longue 
duree  et  peuvent  se  recharger 
aisément  à  l’aide  de  cartouches 
de  rechange. 

22213.  Prix  des  cartouches  de 
rechange  (2  par  pile).  La 


pièce. 

cartouche  usagée  contre 


Fig.  9744. 

-Tliéostat  spécial  pour  lampes  dé  faible  vol- 
/ *  *1  ç  de  2  à  4  volts  (fig.  9744)  se  plaçant  sur  toutes 

in  tableaux,  accumulateurs 

Lmf  il^^s  frag^el'^^ 

5SÂPÏËR~erï^Ls71tï7^^ië~dë~lSrôîrrPÂ^ 


32216.  Réducteur  de  potentiel  circulaire  (fig.  10974)  pour 
galvanisation  sur  planchette  de  180  x  340  %  avec 
lampe  (sans  milliampèremètre)  avec  interrupteur 


;  milliampèremètre  de  60  %  à  cadre 
support  mobile  (fig.  10974). 


Petit  réducteur  portatif  de 
lumière  de  poche  «  Le  Pyg¬ 
mée  »,  modèle  Drapier  (déposé) 
(fig.  6802).  Ce  petit  réducteur, 
qui  ne  peut  fonctionner  que 
sur  courant  alternatif  seulement, 
est  le  plus  petit  appareil  réduc- 
de  courant  existant  actuel¬ 
lement.  En  effet,  il  ne 
pèse  que  270  grammes  et 
ses  dimensions  sont  de 
95  Z  X  50  %  X  35,.%- 
Il  peut  se  fixer  sur  n’im- 
porte  quelle  prise  de  courant  et 
sert  à  l’éclairage  de  toutes  les 
lampes  de  miroirs  de  Clar,  de 
cystoscopes,  urétroscopes,  rectos- 

22217.  Pour  courant  alternatif  de  no  volts. 

Collier  de  serrage  avec  2  vis  comme  sur  le  dessin 
fl/i  00  I  figure  6802  permettant  de  fixer  «  Le  Pygmée  » 
■ért  Z  4  I  SU]-  le  porte-jambe  d’une  table  d’opération.  Supple- 


Fig.  6802. 


ASPIRATEURS  ÉLECTRIQUES,  voir  page  180. 
APPAREILS  pour  ELECTRO-COAGULATION 
DIATHERMIE  —  ETINCELAGE  voir  page  130 
et  suivantes. 
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RÉDUCTEUR  PORTATIF  pour  la  LUMIÈRE 

MODÈLE  DRAPIER  ET  FILS 

foactioaaant  à  volonté  sur  coaiant  alternatif  oa  continu 


ACCUMULATEURS 


Drapier  et  Fils  (fig. 
baoO)  d  un  petit  volume,  170  Z  X  70  ^  X  6o  -5^  d'un 
éléeante^fonrf[nl^°°*^??-^^®^^  d'une  présentation. très  . 
altema+iV  T??  indistinctement  sur  courant  continu  ou 
I l  esTà  fni«  aussi  pour  220  volts), 

permet  p,n  nS-f  1®  cabinet  et  pour  la  vüle,  il 

KlLan^à  'î®®  hampes  à  filament  métal- 

troscone?  ■rZ-r°  miroirs  de  Clar,  cystoscopes,  uré- 

Dorte  nueii  de  le  brancher  sur  n’im- 

Le  fihéostat  lampe  électrique  ou  prise  de  courant. 

™  réglage  parfa^rdTlatumfee^  supérieure,  permet 

“®tal  nickelé  à  abattant 
servir  ri déposé  (fig.  6800),  il  suffit  pour  s'en 
Seîlit7l7-  ‘^°”^.P^ètejnent  au  dehors  la  la^pe  cylin- 
2  bornes  les  cylindre,  puis  brancher  sur  les 

les  fbornel  ^  “l^rument  à  éclairer,  ceci  fait  mettre 

brancherl^doulUe  ““fucteur  sur  les  fiches  du  cylindre  et 
l'opération  est^tirr^”  j  ®  courant  du  secteur.  Quand 

la  boîte.  pousser  dans  le  cylindre  pour  fermer 

Réducteur  Drapier  et  Fils 

mettant  conducteurs  et 

.  mettant  1  emploi  sur  toutes  les  douilles. 

19.  fonctionnant  indistinctement  sur  courant 

continu  ou  alternatif  iio  volts. 

°  ^C(mttnifT?^^1?““î-iddistinctement  sur  courant 
continu  ou  alternatif  220  volts. 

32247-  Lampes  de  rechange  pour  réducteur  de  110  volts. 

4  ■  Lampes  de  rechange  pour  réducteur  de  220  volts. 


Fig.  10991. 


Accumulateurs 

portatifs,  modèle 
Drapier  et  Fils,  en 
boîte  noyer  verni 
(fig.  _  10991)  pour 
cautère  et  endos¬ 
copie  avec  I  rhéos¬ 
tat  pour  lumière 
et  I  rhéostat  pour 
cautère. 

•  32250.  Boîte  de  4 
volts,  20  ampères. 

32251.  Boîte  de  6 
volts. 

32253^  Boîte  de  8 

32254.  Cordons  avec 
montures  dorées  se 
montant  sur  accus 
transform  a  t  e  ur  s, 
tableaux,  etc. 

32258.  Transforma¬ 
teur  ovalaire  et 
plat  pour  cautère 
Réglage  par  2  manettes 


et  lumière  sur  courant  alternatif, 
à  8  plots  (fig.  10994). 

Cautère  20  ampères  —  Lumière  o  à  20  volts  fsur  iio  volts  42-50 
Pcj^iodes) .  Complet  avec  cordon  de  prise  de  courant.  ' 

'Réglage  plus  précis  par  2  rhéostats,  petit 
modèle. 


32259.  Le  même,  mais 


Fig.  10994. 

32256.  Transformateur  cylindrique 
portatif  (fig.  10993)  pour  courant  al¬ 
ternatif  seulement,  no  ,à  125  volts, 
donnant  l’emploi  simultané  du  cau¬ 
tère  et  de  la  lumière.  (Poids  :  2  kg.  800) 
32257.  Le  même,  pour  220  volts. 

Nota.  — Bien  indiquer  le  voltage  eti 
le  nombre  de  périodes.  ^ 

Les  transformateurs  (fig.  10992) 
--  sont  pas  des  réducteurs  de  potentiel, 
1/7®  d’ampère  et 


TRANSFORMATEURS  PORTATIFS 


DRAPIER  et  FILS,  41,  rue  de  Rivoli,  PARIS 


Irig.  10992. 

peuvent  récupérer  à  20  arnpères  sous  un  bas  voltage. 
Le  transformateur  (fig.  10992)  servant  à  la  fois  nour  le 
cabinet  et  pour  la  ville,  est  d'un  poids  très  léger  (4kg.  100) 
et  de  dimensions  très  réduites  (longueur  2ao  V 
teur  210  Z;  largeur  150  %).  Ce  transformateur  fn  Mte 
noyer  verni  est  d  un  maniement  commode  et  sûr  ■  le 
rhéostat  gauche  est  réservé  au  cautère  et  de  l'autre  côté 
a  1  endoscopie.  Il  permet  l'emploi  simultané  du  cautère 
et  de  la  lumière. 

32260.  Transformateur  portatif  fonctionnant  sur  sprtp„r 

électrique  (fig.  10992)  pour  courant  alternatif  1 10  volts  42- 

®^“tères  de  0-18  ampères  et  lumière  de 
0-12  volts,  complet  avec  son  cordon  de  prise  de  courant 
Le  meme,  pour  220  volts  ou  pour  110  volts  25  périodes 

32261.  Transformateur  portatif  pour  courant  continu  no 
volts,  pour  cautères  de  0-15  ampères  et  lumière  de  0-20  volts 
32262.  Le  meme,  pour  200-220  volts. 

32263  Transformateur  portatif  pour  lumière  et 

cautere  du  genre  de  la  figure  10992,  pouvant  servir  à  vo¬ 
lonté  sur  courant  alternatif  et  sur  courant  continu  i  ro  volts 
32264.  Le  meme,  pour  220  volts.  mvoirs. 

52265.  Le  même,  fonctionnant  sur  courant  alteftiatif  et 
continu  de  iio  et  220  volts.  ciuaui  ei 

,  216 


TABLEAUX  ÉLECTRIQUES 


Nota.  —  Indiquer  le  courant  électrique  et  le  voltage 
que  Ion  désire  utiliser.  Pour  U  courant  alternatif, 
tndiquer  le  nombre  de  périodes  par  seconde 


Fig.  H004. 

Tableau  marbre  blanc  monté  sur  cadre  à  4  pattes  d’attache 
(fig.  11004),  garnitures  nickelées,  2  rhéostats  circulaires  à 
bouton  central,  i  interrupteur  général  et  i  lampe  témoin, 
2  interrupteurs  à  couteau.  Ces  tableaux  comportent  un 
transformateur  à  circuit  magnétique  fermé  pour  cautère, 
I  transformateur  indépendant  pour  lumière  évitant  toute 
baisse  de  lumière  lors  de  la  mise  en  circuit  du  cautère. 

32284.  Sur  courant  alternatif  iio  volts,  tableau  marbre 
de  30  X  40  X  g  %  d’épaisseur. 

32285.  Le  même,  sur  courant  alternatif  de  220  volts. 

32286.  Sur  courant  continu  110  volts. 

32287.  —  220  — 

32288.  Les  tableaux  32284,  32285,  32286  et  32287 

peuvent  être  livrés  sur  un  tableau  marbre  de 
35  X  45  X  9^  moyennant  '  ' 

(voir  tarif). 


marbre  blanc  pour  cautère  seul,  fonc- 
'ec  transformateur  sur  secteur  courant 


:  guéridon 


32293.  Tableau  t 
tionnant 
continu . 

32294.  Le  même,  sur  courant  alternatif. 

32295.  Petit  tableau  marbre,  pour  endoscopie  seule,  fonc¬ 
tionnant  sur  secteur  courant  continu  ou  alternatif, 
no  volts. 

32296.  Le  même,,  220-240  volts. 

32297.  Supplément  pour  monter  ce  tableau  s 
cuivre  nickelé  à  pupitre  horizontal. 

Tableau  du  professeur  Lectne  pour  gros  cautère  voir 
(fig.  7656),  et  détails  p.  83. 

32300.  Milliampèremètres  de  précision  apériodiques  à 
cadre  mobile  pour  courants  continus,  boîtier  nickel, 
bornes  latérales,  en  toutes  graduations  :  58  %  dé 
diamètre. 

32301.  83  %  de  diamètre.  |  32302.  104  %  de  diamètre. 

NOTA.  —  Indépendamment  des  modèles  ci-dessus,  nous  con¬ 
struisons  tous  les  dispositifs  sur  demande. 

Voir  Tableaux  pour  cautère  et  lumière  fonctionnant  sur 
appareil  à  diathermie,  p.  130). 


Les  n05  32286  et  32287  sur  courant  continu  utilisent 
le  cautère  par  transformateur  à  trembleur  qui  est 
disposé  sur  le  tableau  genre  figure  11004. 
32290.  Sur  courant  continu  no  volts,  mais  avec 
cautère  fonctionnant  par  transformateur 
rotatif. 

32291.  Le  même,  220  volts. 


supplément  de  Pour  les  cautères  à  recouvrement  métallique  stérilisable  ci-dessous 
voir  détails  p.  64  et  65.  ’ 


Fig.  11006. 

32305.  Tableau  marbre  biseauté,  avec  transformateur  pour 
cautère,  endoscopie  et  électrolyse  avec  3  rhéostats, 
sans  mUliampéremètre,  courant  continu  lio  volts 
(fig.  11006). 

32306.  Le  même,  200-220  volts. 

32307  — •  avec  milliampèremètre  ordinaire.  Supplé- 


MANCHES  ET  CORDONS  POUR  CAUTÈRES 

(Voir  p.  65). 


ELECTRO-AIMANTS 
(Voir  fig.  6310,  p.  44). 


Fig.  11005. 

Pour  les  cautères  et  les  guides-anses,  dire  si  on  les  désire  sur  le  plat  ou  sur  le 
champ  et  désigner  la  lettre  correspondante  à  l'une  des  formes  ci-dessus  oui 
aura  ete  choisie.  ^ 

Nota.  --  En  raison  des  variations  du  platine,  nous  nous  réservons  de  modifier 
les  pnx  des  cautères  sans  autre  avis. 


32308.  Le  même,  avec  milliampèremètre  de  haute 
précision.  Supplément. 

32309.  Tableau  marbre  biseauté  50  X  60  aijec  cautere 
endoscopie,  électrolyse,  faradisation,  galva- 
no-faradisation,  par  réducteur  circulaire  fara¬ 
dique,  petit  modèle  inverseur  milhampe- 
remètre  à  une  lecture,  sur  courant  continu 
no  volts.  ' 

32310.  Le  même,  sur  220  volts. 

323  II.  —  mais  avec  réducteur  rectiligne 
faradique,  grand  modèle  de  Courtade,  c"'"- 


de  104  % 
32312.  Le  même,  s 


ir  courant  continu  de  i: 
3  volts. 


APPAREILS  DE  DIATHERMIE 

(Voir  p.  130  et  suivantes). 


DRAPIER  et  FILS, 


,  rue  de  Rivoli,  PARIS 
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Page  218 

32332. 3870 

32332.  Sans  métro- 

ordinaire.  ■  3500 

32333.  L'appirell.  4070 

32333-  Sans  métro¬ 
nome  et  milli 
ordinaire.  3700 

32334.  l^.pparau  4450  . 

32334.  Sans  métro¬ 
nome  et  milli 
ordinaire.  4080 

32335.  l-appareU.  4650 

32335-  Sans  métro¬ 
nome  et  milli 
ordinaire. 

32340.  L’appar 

32341-  — 


3000 

3000 

3100 


32343- 
32344- 
32352- 
32353- 
,  32354- 
;  32355-  —  24.. 

‘32356-  —  II 

32357-  —  26 

132358.  —  16 

32359-  —  34 

1.32360.  —  7 

‘32361.  —  18 

32368.  —  360 

32369.  Le  mètre.  15 
32370.  L-appareU.  156 
32371.  —  170 

32372.  -  160 

32373-  —  160 

32373.  Avec  support 
et  bouchon.  i6o 
32374.  Le  mètre  15 
32380.  La  pièce.  360 
32381.  —  350 

132382.  —  12 

132383.  —  12 

'32384.  La  paire.  4 
32385.  —  Il 

132386.  Lapièce. 


3238 


13 


32388.  — 

32389.  —  6.75  I 

32394-  ^  240  »  j 

32395.  Ne  se  fait  plus. 
32396.  La  pièce.  380  »  j 


32398. 

32399. 

32400.  droite. 
32400.  courbe. 


32 

—  32 


Fig.  11011. 

MASSAGE  VIBRATOIRE 
32352.  Flexible  se  montant  sur  le  moteur  des 
pantostats  ci-dessus. 

32353-  Vibrateur  sphérique  dit  Trémolo  à  excen¬ 
trique  réglable  pour  monter  sur  le  flexible. 
32354.  Concusseur  pour  le  nez. 

pour  la  gorge, 
pour  l’oreille, 
pour  le  vagin. 

prostatique, 
à  pointes  caoutchouc, 
à  cloche  caoutchouc. 


32355- 

32356- 

32357- 

32358. 

32359- 

32360. 

32361. 


AIR  CHAUD 

32368.  Pompe  centrifuge  avec  régulateur  d’ai 
32309.  Caoutchouc  pour  pompe  centrifuge. 
32370.  Appareil  de  Mahu  pour  air  chaud. 


TABLES  ROULANTES  (PANTOSTATS) 

Les  accessoires  indiqués  sur  les  figures,  tels  que  miroirs,  cautères,  etc.,  ne  sont  pas 
compris  dans  le  prix  des  tables. 

Table  universelle  sur  guéridon  roulant  laqué  blanc  avec  dessus  marbre  45  %  X 
55  %  pour  cautère,  lumière,  applications  galvaniques,  faradiques,  galvano- 
faradique  sur  courant  continu  (fig.  11011)). 

Le  cautère  est  obtenu  par  commutatrice  rotative  et  transformateur  à  circuit  ma¬ 
gnétique  fermé,  rhéostat  de  réglage  et  interrupteur. 

La  lumière  par  courant  du  réseau  réduit,  lampe  résistance,  utilisation  depuis  o, 
interrupteur. 

Galvanique  (électrolyse-ionisation)  par  réducteur  de  potentiel,  milliampère- 
mètre  de  précision  inclinable,  clé  de  shunt  à  3  sensibilités  donnant  3  lectures  : 
0,5,  0,50,  0,250  milliampères  avec  mise  en  court-circuit,  interrupteur. 

Faradique  :  par  appareil  à  2  bobines  induites  interchangeables,  mouvement  à 
crémaillère,  échelle  graduée  en  centimètres  ;  trembleur  lent  ou  rapide  depuis 
25  interruptions  à  la  minute  et  toutes  vitesses  intermédiaires  obtenues  instanta¬ 
nément  par  manœuvre  du  levier  sur  cadran  divisé. 

Galvano-faradique  par  combinateur  Wattevllle  et  2  bornes  d’utilisation  polarisées. 
Ces  trois  derniers  courants  sont  recueillis  aux  deux  bornes  utilisation  -f  et  —  nor¬ 
maux,  quand  la  clé  de  Courtade  est  dans  sa  position  «  normal  i>,  et  renversé, 
quand  la  clé  est  dans  la  position  «  renversé  i>. 

Un  métronome  avec  équipage  à  4  plongeurs  réglables  et  cuves  à  4  augets  reliés  à  un 
combinateur  de  Huet  permet  de  les  obtenir  directs,  interrompus  i  ou  2  fois  par 
battement  double  et  alternativement  renversés. 

Les  3  courants  galvanique,  faradique  et  galvano-faradique,  sont  alimentés  par  cou¬ 
rant  du  réseau  convenablement  réduit. 

32332.  Sur  courant  continu  no  volts  (genre  fig.  11011). 

32333.  Sur  courant  continu  220  volts  (genre  fig.  llOll). 

32334.  La  même,  pour  courant  alternatif  no  volts  (fig.  11011). 

32335.  La  même,  pour  courant  alternatif  220  volts  (fig.  11011). 

Le  montage  de  la  table  universelle  pour  courant  alternatif  est  le  inême  que  celui 
décrit  ci-dessus  pour  la  table  à  courant  continu,  sauf  la  lumière  qui  est  alimentée 
par  transformateur  indépendant,  réducteur  de  réglage.  Le  groupe  moteur  avec 
rhéostat  de  réglage  accouplé  à  une  dynamo  50  volts  continus  dont  le  courant  est 
utilisé  pour  galvanique,  faradique,  galvano-faradique. 

NOTA.  —  Sur  demande,  nous  disposons  l’arbre  du  moteur  des  tables 

universelles  ci-dessus,  de  façon  à  permettre  l’utilisation  de  tous  les  acces¬ 
soires  de  massage,  air  chaud,  instruments  de  chirurgie  osseuse  décrits 

ci-dessous,  moyennEuit  un  supplément. 

Pour  les  accessoires,  consulter  ci-dessous  les  n°^  32352  à  32401. 

Table  universelle  pour  oto-rhino-lar3mgologie  (fig.  11013)  avec  cautère  frac¬ 
tionné  permettant  l’emploi  des  petits  et  des  gros  cautères  ;  lumière  avec  utili¬ 
sation  depuis  O,  réglage  par  2  rhéostats,  air  chaud  par  moteur  et  pompe,  massage 
par  flexible  et  trémolo,  petite  chirurgie  par  flexible  permettant  l’utilisation  d’un 
manche  porte-fraises  ou  concusseurs. 

32340.  Sur  courant  I  iio  volts.  |  32343-  Sur  courant  1  no  volts. 

32341.  alternatif.  (  220  volts.  I  32344-  continu.  j  220  volts. 

Nota.  —  Tous  les  accessoires  placés  sur  la  table  universelle  pour  O.  R.  L.  (fig. 
11013)  ne  sont  pas  compris  dans  le  prix  de  la  table  ;  ils  sont  indiqués  séparément 
du  n"  32352  à  32401. 

AIR  CHAUD  (Suite). 

32371.  Appareil  de  Brœekaert  pour  air  chaud. 

32372'.  Canule  vaginale  à  air  chaud. 

32373.  Flacon  pour  insufflations. 

32374.  Caoutchouc  pour  relier  le  flacon  à  la  pompe. 


caoutchouc  et  embWt  éboniteî 
32381.  Manche  pour  massage  intra-nasal. 

32382.  Stylet  porte-coton  droit. 

32383.  —  _  naso-pharyngien. 

ELECTROTHERAPIE 
32384.  Manche  porte-électrode. 

32385.  Fils  de  i“,75  vert  et  rouge.  La  paire. 
32386.  Plaque  électrode  en  étain  garni  chamois  4  X  6. 
32387.  —  —  —  9XT2. 

32388.  —  —  —  12x18. 

32389.  Tampon  en  charbon  garni  chàmois. 
INSTRUMENTS  POUR  LA  CHIRURGIE  OSSEUSE 
s’adaptant  au  flexible  des  pantostats  (fig.  11011 
et  11013). 

32394.  Porte-fraise  droit  stérüisable  sans 
manche,  sans  débrayage. 

32395.  Le  même,  avec  manche. 

32396.  Le  même,  avec  manche  et  débrayage. 
32397.  Fraises  sphériques  3  X  70. 

32398.  —  ovales,  4  X  100. 

32399-  —  ovales,  8  x  100. 

32400.  Scie  dentée  droite  ou  coudée. 

32401.  Porte-scie  à  débrayage. 
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^  .jLciiuut;  I“70X  largeur  o”>47  x  hauteur.  o“88.  Fig.  1 1024. Table  eûX.  Position  de  Trendelenburg. 

'  TABLES  D’OPÉRATIONS  et  D’EXAMENS  PLIANTES  et  TRANSPORTABLES 

Z  T^le  d’opérations  et  d'examens  pliante  et  portative,  pieds  en  X  en  tubes  d’acier  avec  entre- 

^  toisesde  renfort  ;  entièrement  laquée  et  garnitures  nickelées  (fig.  11023  et  11024).  Ce  mo- 

-  .oele,  quoique  léger,  est  d’une  solidité  extrême.  Cette  table  permet  les  opérations,  lavages, 

5  exarnens,  et  donne  la  position  de  Trendelenburg.  Elle  se  démonte  et  se  remonte  avec  la  plus 

grande  facilite.  Une  fois  pliée  et  prête  pour  le  transport,  elle  forme  un  colis  aisément  ma- 
z  niable  du  poids  de  30  kilos  environ,  qui  d'ailleurs  peut  être  divisé  en  2  colis.  Cette  table  rend 

'•  dehors'”'^'^^  services  comme  table  de  cabinet  ou  pour  les  opérations  d’urgence  faites  au 

^  32426,  Prix  de  la  table,  avec  talonnières. 

1  32427.  Les  porte-cuisses  au  lieu  de  talonnières  font  un  supplément  de  : 

;  Swpplemejîfs  pouvant  être  ajoutés  à  la  table  (fig.  11023). 

H  3242».  tiroir  avec  tubulure  de  vidange  rentrant  à  coulisse  sous  le  siège. 

^  32429.  Matelas  en  feutre  et  moleskine.  s  , 

-  32430.  'Matelas  siège  eVdos  en  caoutchouc  mousse.  : 

32431.  Epaulieres  spéciales  coulissantes  nickelées. 

32432.  Seau  émaillé. 

32433.  Cadre  vertical  du  Dr  Huguier  pouvant  s’adapter  a 
une  grande  stabilité. 

„  .  Pour  le  transport. 

3  436.  Housse  en  toile  de  chasse  havane  avec  coins  en  cuir,  courroies  et  poignée. 

La  table  en  X  donne  en  position  étendue  :  long.  ’imyS  ;  larg.  o™47  ;  haut.  o“88 
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32426.  La  pièce.  630  » 

32427.  Supplé¬ 


ment.  38  » 

La  pièce.  3b  » 


MOBILIER  CHIRURGICAL  (Suite) 


peuvent  être  modifiés  si 


n  des  fluctuations  des  métaux,  les  prix 


32465.  Table  de  cabinet  (fig.  11033  et  11035)  pour  voies  uri¬ 
naires  et  gynécologie,  permettant  l’examen  allongé, 
l'examen  cystoscopique,  l’examen  gynécologique  et 
les  lavages. 

Le  dossier  prend  toutes  les  inclinaisons  jusqu’à  90“.  Le 
siège  est  à  inclinaison  variable. 

Cette  table,  entièrement  laquée  blanc,  est  fournie  avec  une 
cuvette  coulissant  sous  le  siège,  avec  bonde  et  tube  de  caout¬ 
chouc,  une  paire  de  talonnières  nickelées  montées  sur  douille, 
à  deux  directions. 

32466.  Supplément  pour  dessus  en  aluminium  poli. 

32467.  —  pour  matelas  feutre  et  moleskine. 

32468.  —  pour  matelas  en  caoutchouc  mousse. 

■32469.~^2i/ST^  pour  seau  en  faïence.  J4o 
pour  seau  émaillé.  'T  il ^ 

Mesures  de  la  table  (fig.  11033  et  11035). 
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32453.  La  même,  avec  dessus  en  aluminium  (fig.  11034). 
32454.  Supplément  pour  épaulières  à  coulisses  nickelées. 
32455.  Supplément  pour  matelas  siège  et  dos  en  feutre 
et  moleskine. 

32456.  Supplément  pour  matelas  siège  et  dos  en 
caoutchouc  mousse. 


32457.  Supplément  pour  sea- 
§  2  ,3245^  Supplément  pour  seai 

Pour  les  autres  accessoires^  v 


U  en  faïence. 

U  émaillé..?»  1 


La  table  en  position  étendue  mesure  i“,8o  de  longueur 
O®, 51  de  largeur  et  o™,89  de  hauteur. 

La  longueur  du  dossier  est  de  o™,83. 

—  du  siège  est  de  o™,35. 

—  de  la  rallonge  est  de  o“,58. 


En  position  étendue  ;  longueur  totale  i™,8o  ;  largeur  o™,49 
hauteur  o™,84. 

La  longueur  du  dossier  est  de  o™,83. 

—  du  siège  est  de  o™,35. 

—  de  la  rallonge  est  de  o'”,67. 


32452.  Table  d’opération  et  d’examen  (fig.  11034). 

Construite  en  tubes  d’acier  laqués,  avec  garnitures 
nickelées,  elle  est  d’une  grande  solidité  et  permet 
les  principales  positions  opératoires  et  d’examen.  Le 
renversement  pour  la  position  de  Trendelenburg 
est  instantané  et  commandé  par  le  volant  latéral  qui 
freine  sur  la  tige  centrale.  La  position  de  Tren¬ 
delenburg  donnée  par  cette  table  est  très  étendue. 
La  table  (fig.  11034)  est  fournie  avec  une  paire 
d’étriers  ou  de  porte-cuisses  nickelés,  montés  sur 
douilles  à  double  direction,  avec  tiroir  coulissant 
sous  le  siège,  tube  caoutchouc  de  vidange. 


Cette  table,  d’une  grande  stabilité,  est  une  excellente 
table  opératoire  et  d’examen  qui  a  de  plus  l’énorme  avan¬ 
tage  de  pouvoir  se  plier  pour  le  transport. 


Four  les  prix  et  la  table  alphabétique  par 
noms  d'auteurs,  consulter  le  cahier  spécial 
encarté  à  la  dernière  page  du  catalogue. 


TABLES  POUR  OPÉRATIONS  et  EXAMENS 


Table  d’opération  et 

(fig.  11044  et  11045). 

32489.  Cette  table,  entièrement  cons¬ 
truite  en  tubes  d’acier  soudés  à 
l’autogène,  permet  de  faire 
tous  les  examens  et  les  lavages  ; 
un  petit  volant  de  commande 
de  frein,  placé  près  du  dossier, 
permet  la  position  de  Trende- 
leriburg,  avec  une  grande  faci¬ 
lité  et  sécurité.  Cette  table  est 
fournie  avec  cuvette  coulissant 
sous  le  siège,  avecbondeettube 
de  caoutchouc  et  une  paire  de 
talonnièresou  de  porte-cuisses. 
32490.  La  même,  avec  dessus  en 
1  aluminium  :  supplément. 

Supplément  pour  épaulières 
à  coulisses  nickelées.?  è/9 
-3^49^  Supplément  pour  matelas,  • 
siège  et  dos  en  feutre  et  moles¬ 
kine.  'F  2io 

32493-  -SMÿÿle'meMfpourmatelas,  siège 
et  dos  en  caoutchouc  mousse. 
Supplément  pour  seau  en 
faïence.  F  iZt, 

Supplément  pour  seau 
émaillé.  Zt^ 

Mesures  de  la  table  (fig.  11044  et 
11045),  en  position  étendue  : 

Long,  totale  ;  larg.  o“,45  ; 

hauteur  o'“,85. 

La  longueur  du  dossier  est  de  o'“,75. 
La  longueur  du  siège  est  de  o”',35. 
La  long,  de  la  rallonge  est  de  o™,63. 


(Suite) 


TABLE  DU  D“  HUAS  pour  examens 

CYSTOSCOPIQUES  ET  GYNÉCOLOGIQUES 


Table  du  D' Huas  pour  examens  cystoscopi.,„„., 

nouveau  modèle  Drapier  et  Fils  (déposé)  (fig.  11047 
Cette  table  très  robuste  et  d’une  très  grande  stabilité,  permet  à 
leur,  étant  de  pouvoir,  sans  se  déplacer,  changer  à  volonté 
tion  de  son  malade  à  1  aide  du  grand  volant  placé  à  portée  de  sa  mam 
Cette  manœuvre  se  fait  avec  une_  très  grande  douceur  et  beaucoup  de 
facilite  grâce  au  mouvement  spécial  monté  sur  billes.  La  rallLge 
pour  les  pieds  est  démontable  instantanément.  La  nouvelle  table 

îC»  SiT».  P»"» 

32511.  La  même,  avec  dessus  en  aluminium  ’ 

^323Î2-.  Supplément  pour  épaulières  à  coulisses  nickelées  “ifil 
^4543^  Supplément  pour  matelas,  siè^e  et  dos  en  feutre  et  moleskine,  f  W> 
32514.  Supplément  pour  matelas,  siege  e^  -  '  ' 

Table  cystosoopique  (déposée)  en  position  cystoscopiqu^J^JiJN  2'^$xs.-Supplément  pour  seau  en  faïence. 


Fig.  11047. 


T  Mio 


1  caoutchouc  mousse. 


Table  cystoscopique  (déposé 
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3a49tT  —  175 

^249^  —  145 

32493.  —  135  ■ 

^2494*  —  45 

â24^  —  40 

32510.  Laiable.  1650 
,32511-  —  1870 

.3255^  Supplé-  '* 

ment.  175 

325^3^  —  145 

32514.  —  135 

32515’ - 45 


s^ifss 


5W/ 

S  fi'JV' 


UJ^ 
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32536.  La  pièce.  700 
32540.  —  6000 

32540.  La  même 
modèleléger.  4350 
.3*541..  La  pièce.  375 
32542.  —  17° 


32543 

32544 

32548 

32549 

32550 
. 32551 
32552 


310 


2']  l'i 


Fig.  11063. 


du  PAPIN 


Fig.  11065 


t  Fils, 


32536.  Étriers  avec  fix( 

Chevassu,  modèle  Drapier  e 
pour  immobiliser  les  jambes  du 
malade  pendant  la  cystoscopie. 
Table  cystoscopique  à  pompe  du  D'  Papin, 
modèle  Drapier  et  Fils  (déposé)  fig.  11064. 

Cette  table  a  été  spécialement  construite 
pour  toutes  les  applications  urinaires  et 
dans  le  but  de  réunir  le  maximum  de  commo¬ 
dité  et  de  confort  dans  toutes  les  interven¬ 
tions  sans  l’aide  d’aucun  assistant. 


TABLES 

POUR  CYSTOSCOPIE 


Fig.  11062-11063-11064  est  composée  : 
r»  D’un  pied  à  pompe  à  élévation  variable  par 
monvement  à  pédale  ; 

2»  D’un  plateau  à  forme  étroite  avec  dossier  à 
inclinaisons  variables  ; 

3“  D’un  support  pivotant  avec  pinces  à  verrous  pour 
burettes  à  sondes  urétérales. 

4“  D’une  paire  de  porte-étriers  spéciaux  à  inclinai¬ 
son  constante  et  à  élévation  facultative  et  une 
cuvette  coulissante  à  tube  de  vidange. 

Elle  présente  les  avantages  suivants  : 

L’opérateur  peut,  étant  assis  en  position  d’obser¬ 
vation,  la  monter  ou  la  descendre  sans  effort,  la 
faire  pivoter  et  la  bloquer  instantanément,  incliner 
la  malade  facilement  et ^n  tenant  d’une  main  une 
des  tiges  d’étrier  quiEforme  levier  et  de  l’autre  une  tige  bascule  à  poids 
dont  le  simple  mouvement  suffit  à  bloquer  la  position. 

32540.  Table  cystoscopique  à  pompe  du  D''  Papin  (modèle  Drapier  et  Fils, 
déposé)  avec  cuvette  coulissante  et  étriers  spéciaux  pour  cystos- 
copie.  Cette  table  peut  recevoir  au  moyen  de  dispositifs  spéciaux  : 
f'iiTZ  325^fr  Un  bras  articulé  du  D^  Papin  à  bloquage  instantané  permettant 
/  Æ)  de  conserver  la  position  du  cystoscope  sur  un  champ  déterminé 

v  '  (pyélographie,  fulguration,  dessin,  etc.  (Voir  fig.  8426,  page  126). 

32542.  Un  support  pivotant  avec  pinces  à  verrous  pour  burettes  à  sondes 
urétérales. 

32543.  Une  planche  à  dessin  avec  tracé  de  champ  cystoscopique  pour  prise 

'2544.  Une  rallonge  démontable  peut  être  ajoutée  à  la  table  pour  en  faire 
une  table  de  lavage  ou  d’examens  gynécologiques. 

Table  Cystoscopique  du  Dr  Papin  (fig.  11065)  (rnodèle 
Drapier  et  Fils,  déposé)  d’un  système  à  la  fois  simple 
et  pratique,  permet  toutes  les  positions  cystosco- 

Le^âg?  en  cuivre  nickelé  est  évidé  et  à  renversement 
instantané  au  moyen  d’un  frein  à  levier  nouveau 
modèle. 

Le  dossier  en  aluminium  prend  toutes  les  inclinaisons 
au  moyen  d'un  frein  rapide  à  volant. 

Elle  peut  également  servir  pour  examens  gynécologiques. 

32548.  'Table  cystoscopique  du  D'  Papin  avec  cuvette 
coulissante  et  étriers  obliques  spéciaux  (fig. 

11065.) 

32549.  Table  cystoscopique  du  D' Papin,  dernier 
modèle  du  type  de  la  figure  11065,  mais  avec 
pieds  lourds  excentrés  en  arrière,  cuvette 
coulissante  et  étriers  obliques  spéciaux. 

32550.  Coussin-appuie-tête  spécial  à  hauteur  va- 

32551.  Laveur-injecteur  spécial,  entièrement  nickelé, 
à  arrêt  automatique,  se  montant  sur  la  table 
ci-dessus. 

32552.  Rallonge  démontable  pour  position  allongée 
\  pouvant  se  placer  sur  cette  table. 


(PyélograpMe 


TABLE  UROLOGIQUE  ET  GYNÉCOLOGIQUE  DU  D'  HEITZ-BOYER 

permettant  toutes  les  graphies  et  scopies  de  l’appareil  urinaire  et  génital  (Fig.  nos?  et  11070) 

;  pyeloscopie.  .Urétérographie  et  urétérosoopie.  Cystographie  et  cystoscopie.  Radiographie  et  radioscopie  des  vésicules  séminales 

Hysterographie  (lipiodol). 

Ce  modèle  peut  également  servir  de  table  opératoire  pour  V extraction  des  calculs  rénaux  et  urétéraux. 

La  table  urologiqim  et  gynécologique  du  D'-  Heltz-Boyer  (Modèle 
Dr^ier,  brevete  S  G.  D.  G.)  a  été  conçue  pour  permettre,  d’une 
part  la  reahsation  des  soins  urinaires  et  gynécologiques  de  la  pratique 
journalière,  d  autre  part  pour  pratiquer  les  cystoscopies,  urétroscopies 
et  tout  particulièrement  les  urétrocystoscopies  ainsi  que  les  cathé¬ 
térismes  de  l’uretère  ;  enfin  d’associer  à  ces  explorations  endosco¬ 
piques,  les  vérifications  radiographiques  et  radioscopiques  dont 
1  importance  croît  chaque  jour.  Dans  ce  but,  la  table  a  été  construite 
en  laissant  tout  le  cadre  intérieur  absolument  libre  de  façon  à 
pouvoir  introduire  sous  le  malade  une  ampoule  à  rayons  X.  En 
m^e  terrips,  il  est  possible  d’en  placer  une  autre  au-dessus  de  lui. 

Four  cela,_  les  mouvements  de  bascule  sont  commandés  sur  le  côté 
et  peuvent  etre  exécutés  par  le  médecin  sans  qu’il  ait  à  se  déplacer 
ÿ  sa  position  d  inspection.  Cette  commande  est  très  douce  et  s’immo¬ 
bilise  d  elle-.meme,  instantanément,  dans  la  position  nécessaire 
Les  inclinaisons  atteignent  presque  la  verticale  dans  les  deux  sens, 
ce  qui  sera  particulièrement  utile  pour  mettre  le  patient  dans  une 
position  quasi-debout,  avantage  qui,  au  cours  d’une  pyéloscopie, 
permettra  de  découvrir  des  coudures  ou  inflexions  ne  se  produisant 
que  dans  cette  position  verticale  (fig.  11070). 

Le  dessus  de  la  table  est  en  aluminium,  donc  perméable  aux 
rayons  X.  Le  soutien  des  membres  inférieurs  a  été  étudié  de  façon  à 
ce  qu  il  soit  assez  confortable  pour  laisser  le  patient  en  position 
d  exanien  autant  de  temps  qu’il  est  nécessaire.  Cela  est  particulière- 
P”"/  explorations  et  surtout  les  opérations 
retro-cystoscopiques  dont  l’usage  se  répand  de  plus  en  plul 
De  larges  cuissards  supportent  les  membres  inférieurs,  tandis  que 
®  porte-jambes  peut  pivoter  autour  de  la  table  dans 
.  toutes  les  orientations  possibles,  leur  bloquage  se  faisant  instan- 
ibsX^^  dispositif  spécial  à  cliquet  assurant  une  rigidité 

'^ôglable  jrour  toutes  les  tailles  afin  de  maintenir  le 
patient  dans  une  positioir  a  la  fois  convenable  et  commode  pour  lui. 

J.1  a  ete  prevu  egalement  deux  arrêts  de  cuisses  pour  permettre  le 
renversement  du  malade  en  Trendelenburg  sans  qu’il  glisse  sur  la  table 
P^vue  Sur  un  des  côtés  de  la  table  pour 
lyoir  fig.  8436,  page  127),  dontl’emploi 
aispensable  nnur  tn„i-e  manoeuvre  endoscopique 


Urétrographie  et  urétroscopies. 


Fig.  11067. 


est  maintenant  indispensable  pour 
ou  pour  fixer  une  valve  de  spéculum. 

On  peut  adjoindre  également  à  cette  table  i 
fixant  directement  au  bâti  inférieur, 

permettent  alors  de  déplacer  facilement  la  table  d’une  salle  S^rLtttes^riS^^  ^“siègf  du' malad^ 

pas  bouger  le  patient  tant  que  les  deux  sondes  urétérales  sont  en  place  ^  ^  particulièrement  intéressant  pour  les  cathétérismes  de  Turetère,  où  il  est  Capital  de  ne 

Deux  d.  t.M.  il.  d.-  „ld„d.  :  à  rop*.,..,  de  ,.i,.  ...  .x„„.  , 


1  bock  laveur 
:e  déplacer  facilement  . 


gynécologues  qui  préfèrent  travailler  debout. 
32555.  La  table  du  D'  Heltz-Boyer  (om,8( 
32556.  Supplément  pour  bock  laveur. 

Bien  spécifier  la  hauteur  que  l'on  désire. 
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à  la  demande),  complète  a 


C  porte-cuisses  et  épaulières,  sans  bock  laveur. 


PÀRÏ^ 


TABLES  A  POMPE  A  HAUTEUR  VARIABLE  ET  A  ROTATION 


HORIZONTALE 


Table  à  pompe  moifêZe  Drapzer  et  à  hauteur  variable  et  à  rotation  horizontale,  donnant  toutes  les  positions  opératoires;  de  plus, 
par  suite  des  nouveaux  dispositifs  que  nous  avons  adaptés  à  cette  table,  elle  permet  à  l'opérateur  étant  assit  de  pouvoir,  sdns  se 
qui  esfà  Ta°portée  malade,  à  1  aide  de  la  pédale,  ou  de  changer  à  volonté  la  position  de  l'opéré,  grâce  au  gros  volant 

positions  opératoires  pour 

La  rallonge  pour  les  pieds  est  démontable, 'à  volonté,  comme  on  le  voit  sur  la  figure  11082. 

•nar  avec  pompe  à  huile,  un  frein  au  pied  bloque  la  tige  centrale  et  le  gros  volant  commandant  la  tige  filetée, 

aa  -nr,  pignon  d  angle  à  joulement  à  billes,  donne  avec  douceur  et  facilité  toutes  les  positions  d'inclinaison. 

32j90.  Notre  nouvelle  table  est  fourme  avec  dessus  en  alumir”''ai  i, _ x _ i  „ 

cuisses,  épaulières  coulissantes  et  cuvette  (fig.  11082 


Fig.  11082. 


Fig.  11083. 
Trendelenburg. 


Fig.  11084. 
Herniaire. 


le  côté  au  moyen 
d'une  vis  comman¬ 
dée  par  un  volant. 

L'ensemble  est 
monté  sur  un  pied 
en  fonte  muni 
d'une  pompe  à 
hulie  actionnée  par 
une  pédale.  La 
montée  et  la  des¬ 
cente  de  la  table  se 
trouvent  être  ainsi 
très  douces  et  sans 

Un  frein  unique  immobilise  la  taâ;  ’en'éîévation  et  en  rotation  horizontale. 
La  table  figure  11085  peut  prendre  toutes  les  positions  opératoires  comme  on 
le  voit  par  les  figures  11083,  11084,  11087  et  11038.  Elle  est  fournie  a.vec  pla¬ 
teaux  en  aluminium  frisé,  châssis  et  pied  bronzé  aluminium,  garnitures  nickelées. 
32594.  Cette  table  sans  inclinaison  latérale,  porte-cuisses  et  épaulières. 

32595.  Avec  cuvette,  supplément. 

32596.  La  même,  avec  inclinaison  latérale,  avec  porte-cuisses  et  épaulières. 


Table  d'opération  à  hauteur  variable  et 
La  table  figure  11085  se  compose 
d'un  châssis  en  acier  comportant  deux 
plateaux  eu  tube  d'acier  recouverts 
d'aluminium.  Le  grand  plateau  du 
tronc  est  articulé  sur  le  châssis  et  peut 
prendre  différentes  positions  au  moyen 
d'un  frein  à  vis  ;  au  châssis  vient  s'ar¬ 
ticuler  un  plateau  des  pieds  pouvant 
en  être  facilement  rendu  indépendant. 


à  inclinaison  latérale  (fig.  11085) 
Le  châssis  est  articulé  sur 
une  chappe  en  fonte  lui 
permettant  de  prendre  tou¬ 
tes  les  inclinaisons  dans  le 
sens  longitudinal  au  moyen 
d'un  frein  à  vis. 

La  chappe  est  elle-même 
articulée  sur  la  tête  de  pis¬ 
ton  et  peut  faire 


32597.  Avec  cuvette,  supplément. 


Dans  sa  position  la  plus  basse,  là  table  (fig.  11082 
et  11086)  donne  80 

Dans  sa' position  la  plus,  haute,  cette  table  donne 
106  %. 

Largeur  45  %.  —  Longueur  174  ■ —  Longueur 

sans  la  rallonge  ii2(;%. 


Fig.  11086. 
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Fig.  11102. 


J  '  hauteur  variable  et  à  rotation  horizontale,  donnant  toutes  les 


Nouvelle  table  à  pompe,  modèle  Dmpi 

positions  opératoires.  Le  dessus  de  no _ _ _ _ ^  uai  un 

d-un  plateau  en  glace  très  épaisse  permettant  le  nettoyage  facile.  Le  dossier  est  mobile  et  supporte  le 
jusqu  à  hauteur  des  épaules  soutenues  par  des  épauhères  spéciales  coulissant  sous  le  dossier.  A  son  extrémité 
une  calotte  appui-tefe  mobüe  permet  toutes  les  opérations  sur  la  face  et  les  trépanations. 

Une  rallonge  démontable  avec  dessus  glace  est  fixée  sur  la  table  par  un  système  d'articulation  à  démontage  rapide 

Les  accessoires  porte-jambe  et  étriers  peuvent  prendre  plusieurs  positions  d’inclinaisoù  d'avant  en  arnère  dans 
les  positions  cystoscopi^ue  et^nécologique.  Le  système  d'inclinaison  générale  de  la  table  allant  jusqu'au  Tren- 
dejenburg  très  accentue  est  obtenu  par  un  volant  lourd  commandant  un  pignon  d'angle  et  dont  la  manœuvre 
très  douce  place  automatiquement  le  malade  dans  la  position  voulue. 

En  position  d'examen,  ce  volant  peut  être  actionné  par  l'opérateur  assis. 

Dimensions  ;  i  Longueur  totale  1“  45,  largeur  om,45,  élévation  0^,80  à  i”',io. 

.  r  .  V7/«i^^°“S^leur  de  la  tetiere  0^,15,  élévation  de  la  têtière  0^,12. 

32615.  Latrie  àpompe(fig  11100^,  avec  calotte  appui-tête,  i  paire  d'épaulières,  i  paire  de  talonnières  et  cuvette 
coulissante.  —  32616.  Lameme,  donnant  1  inclinaison  latérale  comme  figure  B.  Supplément 
Dans  la  table  avec  inclinaison  latérale  le  gros  volant  est  supprimé  et  remplacé  par  ùn  autre  dispositif. 

32617.  Gouttières  articulées  comme  celles  de  la  figure  D.  Supplément.  ■c'  r 

FAUTEUILS  POUR  EXAMENS  ET  OPÉRATIONS  EN  OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE 

-  32620.  Fauteuil  pour  examens  et  opérations,  en  fer  laqué  blanc  à  hauteur  variable,  avec  siège  tournant  avec  dossier 
^P“e-têtp  à  hauteur  et  inclinaison  variables  (fig  11101). 
t  ooerations  des  D*'®  LermovAz  AÎf  Hmifanf  oîArvo 


32621.  Fauteuil  pour  examens  et  operations' des  D^s  Lermoyez  et  Hautant,  avec  siège  tournant  à  hauteur  va¬ 
riable,  avec  dossier,  appui-bras  amovibles  et  tournants  à  hauteur  variable,  appui-pieds  détachables  et  régla¬ 
bles  ;  coquüle  appui-tete  à  hauteur  et  avancement  variables  ;  manche  amovible  supérieur  à  poignée  per¬ 
mettant  les  mouvements  de  rotation  dans  la  recherche  du  nystagmus  {fig  11102)  r-  &  i- 
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TABLES  A  POMPE  (Suite.) 


Fig.  11109. 

Figure  F.  Cetts'  gravure  montre  le  volet  central 
abaissé  pour  permettre  les  pansements  abdomi¬ 
naux  ou  les  plâtres. 


Figure  B.  Inclinaison  latérale 
avec  support  de  côté  fenêtré 
s’opposant  au  glissement  de 


Cette  table,  de  construction  robuste,  possède  des  freins  puis¬ 
sants  qui  donnent  toute  garantie  dans  les  diverses  utilisations. 
Nous  avons  apporté  tout  dernièrement  quelques  légères  modifi¬ 
cations  à  l’aspect  général  de  la  table  telle  qu’elle  est  figurée- 
cbdessus,  et  simplifié  particulièrement  les  commandes  qui  sont 
très  accessibles. 


Figure  D.  Cette  position  indique 
Us  multiples  possibilités  d’o¬ 
rientation  des  plate-formes. 


Cette  table  permet  en  outre 
un  Trendelenburg  plus  accentué 
que  celui  qui  est  figuré  sur  la 
figure  E . 


igure  E.  Position  de  Trende¬ 
lenburg.  La  rallonge  figurée 
)  i  battue  peut  également  être 
placée  dans  le  prolongement 
de  la  table  comme  figure  A 
ou  dans  toutes  positions  inter¬ 
médiaires. 


32638.  Supplément  pour  cercle  de  Kocher. 

32639.  Supplément  pour  gouttières  articulées  comme  celles  de  la 
figure  D  de  la  page  précédente. 


Nouvelle  Table  à 

pompe  à  hauteur  va¬ 
riable,  rotation  hori¬ 
zontale  et  inclinaison 
latérale  avec  dessus 
en  maillechort  guillo- 
ché  (fig.  11109).  Elle 
permet  toutes  les  po¬ 
sitions  chirurgicales 
ainsi  que  l’utilisation 
pour  les  examens'gy- 
uécologiques  ou  uri- 


gique^  (la  rallonge 
montée).  Les  douilles 
nantes  permettent  l’orienia- 
tion  variable  des  accessoires 
porte-jambes. 
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INSTALLATIONS  DE  SALLES  D’OPÉRATIONS 


Fig.  11114. 

La  présentation  de  cette  salle  d’opération  n’est  donnée  qu’à  titre  purement  documentaire,  et  peut  être  modifiée  entièrement  cnivant  Kac  ■  a  n.-  ■  xt  i.  a»  J 

d,  .d.  d.  ■„!  .t  d.và  P,.  d 

Ce  dispositif  a  1  avantage  d’éviter  les  allées  et  venues  dans  la  salle  d’opérations  et  de  servir  de  vitrine  de  réserve  pour  les  objets  stérilisés 
Toutes  les  pièces  de  matériel  chirurgical,  telles  que  tables,  guéridon,  etc.,  figurant  en  détail  aux  diverses  pages  de  ce  catalogue  n 
pièces  pouvant  être  choisies  par  le  Chirurgien  d’une  façon  différente  de  celles  de  notre  présentation. 


s  avons  cru  inutile  de  donner  un  prix  global,  certaines 
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32661.  — 

32662.  — 

32663.  — 

32664.  — 

32665.  — 

32666.  — 

32667.  — 

32668.  — 

32669.  ■ — 

<M2670.  à  I  _ 

'élévation.  750 

❖32670.  A  2  élé¬ 
vations.  850 

326^5.  La  pièce.  100 
32676. 

32677. 

32679. 

32680 

32684 

32685 

32686 

32687 

32681 


Iflio/fUn 


ACCESSOIRES  POUR  TABLES  D’OPÉRATIONS 


:  sangles  (fig. 


32660.  Talonnières  ordinaires  nickelées, 
droites  ou  coudées  (fig.  11123), 
sans  douille.  La  paire. 

32661.  Talonnières  coudées  à  longue  tige,  pour  cys- 
toscopie,  modèle  Drapier. 

32662.  Douille  applique  pour  talonnière  droite  ou 
coudée.  La  pièce. 

32663.  Porte-cuisses  mobiles,  nickelés  (fig.  11124). 
La  paire. 

32664.  Porte-jambes  américains 
11125).  La  paire. 

32665.  Porte-jambes  nickelés  de  Doyen.  La  paire. 


ESCABEAUX 


32675.  Escabeau  à 
2  marches  avec  des¬ 
sus  en  tôle  laquée. 

32676.  Esceibeau  à 
2  marches  (fig. 
11128)  en  fers  demi- 
ronds,  laqué. 

32677.  Le  même, 
avec  fers  demi-ronds 
nickelés. 


32666.  Gouttières  nickelées  du  D'.’Jayle,' tournant  et 
s’inclinant  à  volonté.  La  paire. 

32667.  Les  mêmes,  k  double  articulation’’'(fig.  11122). 
32668.  Gouttières  nickelées  de  Doyen  modifiées.  La 
paire, 

32669.  Gouttières  nickelées  à  double  articulation.  La 

Support  à  élévation  parallèle  du  P'  Legueu, 

'  gyto  pour  opérations  ■  sur  le  rein  et  s’adaptant 
ggU  a  toutes  les  tables  d’opération  (voir  fig. 


28960.  Baquet  roulant  pour 
pansements  souil¬ 
lés,  modèle  Drapier 
et  Fils,  avec  cou¬ 
vercle  à  pédale 
(fig.  9076). 

Le  baquet  ovale  amovible 
est  en  émail  blanc  et  de 
o™,40  de  long,  x  o“,34 
de  larg. 


32680.  Chaise  aseptique  siège 
et  dos  plein  (fig. 

11130). 


TABLE  DE  MASSAGE 


TABOURETS 

32684.  Tabouret  fixe,  laqué. 
32685.  Tabouret  à  hauteur 
variable  à  vis  (fig. 

11134). 

32686.  Le  même,  avec  dessus 
en  cuivre  nickelé. 
32687.  Tabouret  à  3  pieds, 
avec  vis  longue. 
32688.  Tabouret  bas  et  fixe, 
pour  chloroformisa- 
teur,  laqué. 


tôle,  1 


iudés 


,  — c  dossier  à 
inclinaison  variable, 
long.  im,8o,  larg. 
o™,5o,  haut.  o“‘,6o 
laquée  blanc  ou  vert 
d’eau. 

32695.  Matelas  en  feutre 
recouvert  de  moles¬ 
kine.  blanche,  verte 
ou  rouge. 
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guéridons  et  étagères 


32720.  Guéridon 
d’anesthésie, 
roulant,  ;  avec 
cuvettes]  e  n 
tôle’;vernie  et 
tablettes  du 
milieu  en  tôle. 

32721.  Guéridon  en 
cornières  d’a¬ 
cier  laqué, 
avec  deuxta- 
b  le  ttes  en 
glace  de  50  x 
40. 

32723.  Le  même, 


32724.  Guéridon  en 
tubes  d’acier 
laqués  au  four, 
avec  2  tablettes 
en  glace  (fig. 
"'147),  '  ® 


60  > 


32725.  Le  même, 
avec  tablettes 
opaline. 

Guéridon  roulant, 
en  cuivre  nickelé, 
avec  2  tablettes 
en  glace  (fig. 
11147).  ® 

32726.  50  X  4c 
32727.  60  X  5C 


32728.  Guéridon  léger 


n  tôle  laquée  (fig. 
X  oi“,55,  haut.  ( 
t  en  tubes  d’ac 


11145)  pour  dis- 

>”,  -5- 

ier  laqués,  avec 


Fig.  ,11146 

32730.  Guéridon roulantlaqué(fig.lll46),deom  65  xo® 

hauteur  o'n,85,  en  tubes  d’acier  laqué, 'avec  i  glace  à 
bords  oolis.  2  cuvettft.e?  inmp»noe  . . 


Fig.  11147. 


),  cix  tuuca  U  ciüier  laque,  avec  i  fflace  à 
cuvettes  jumelles  émaillées  et  i, tablette 
tôle  laquée.  {Modèle  recommandé). 


32731.  Guéridon  d’anesthésie,  roulant,  avec  3  cuvettes 
en  cuivre  nickelé,  2  grandes  et  i  petite,  et  i  tablette  ‘ 
inférieure  en.  opaline,  hauteur  o^n  80  x  0^,40  X 

nm  /ir»  ^ 


29186.  Guéridon  roulant  du 
Dr  Bensaude  pour  rec- 
toscopie,  modèle  Dra¬ 
pier  et  Fils  (fig.  9174) 
60  X  40  X  80,  entière¬ 
ment  en  cuivre  nicke¬ 
lé,  tablette  supérieure 
en  glace  avec  galerie 
d’entourage,grandpla- 
teau  en  cuivre  nickelé 
formant  2®  j)lan,  desti¬ 
né  à  recevoir  les  ins¬ 
truments  souillés,  2 
grandes  éprouvettes  en 
verre  sont  disposées  la¬ 
téralement  de  chaque 
côté  du  guéridon,  l’une 
pour  les  tiges  asepti¬ 
ques,  l’autre  pour  les 
tiges  souillées. 


Guéridon  1 

du  Dr 

Heitz-Boyer 
voir  p.  150. 


32733.  Porte-plateau  dé¬ 
saxé  de  60x35  %  à 

hauteur  variable 
pour  placer  en  tra¬ 
vers  de  la  table  d’opé - 
rations  (fig.  11149). 

32734.  Le  même,  roulant. 

32735.  Grand  guéridon, 
roulant  de  salle 
d  opération,  avec  i 
plateau  supérieur  en 
glace  (fig.  11150),  di- 
'  mensions  70  x  50. 
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o»73Xo»,5o 

r-  X  o".,3o 

I“20  X  o“,6o 

i-»5oxo-,6o 

i».7oxo»7o 

32754 

32760 

32766 

32772 

32778 

32755 

32761 

32767 

32773 

32779 

32756 

32762 

32768 

32774 

32780 

32757 

32763 

32769 

32775 

32781 

TABLES  POUR  LABORATOIRES,  DISPENSAIRES,  HOPITAUX 

Table  avec  une  tablette  supérieure  en  tôle  laquée  et  un  cadre 
nu  a  la  partie  inférieure  de  la  table. 

Table  avec  une  tablette  supérieure  en  tôle  laquée  et 
26  tablette  à  la  partie  inférieure  de  la  table  (fig.  11158). 

Table  avec  une  tablette  supérieure  en  lave  émaillée  et  un  cadre 
sur^jla  partie  inférieure  de  la  table. 

Table  avec  une  tablette  supérieure  en  lave  émaillée  et  une 
■  26tablette  en  lave  émaillée  à  la  partie  inférieure  {fig.11158). 

Nota.  —  Les  laves  émaillées,  maintenues  par  des  couteaux  dans  les  fours  • 
successives  dépassant  i  ooo»,  présentent  de  ce  fait  des  empreintes  et  des  cra 
mais  qui'ne  nuisent  en  rien  à  l' inaltérabilité  des  dessus  de  tables. 

BARILS  EN  VERRE 

Barils  demi-cristal  uni  (fig.  11160),  avec  couvercle  et  robinet  verre. 

32786.  De  5  litres.  |  32787.  De  10  litres.  | 

32789.  Barils  demi-cristal,  à  dossier  plat,  avec  graduation  par  litre  en 
10  litres. 

32790.  Supports  en  fonte  émaillée  pour  barils. 

LAVABOS  ROULANTS 


32800.  LavEibo  roulant  avec  i  barillet 
de  5  litres,  cuvette  en  faïence, 
seau  en  faïence,  porte-savon, 

porte-brosse.  Avec  robinet  à 
pédale  (fig.  11161). 

32801.  Lavabo  roulant,  (modèle 

fig.  11162),  en  tubes  d’acier 
laqués,  2  barillets  verre  de 
5  litres,  avec  robinet  verre, 

cuvette  de  50  x  40  en  faïence 
avec  plateau  faïence,  avec  bonde, 
nickelée,  porte-sa.von  et  porte- 
brosse  sur  support  nickelé,  seau 

Dimensions  :  hauteur  i”',40,  largr 
o™.57>  épaisseur  o'“,i|9. 

32802.  Le  même,  avec  mouvement 


32803.  Lavabo  roulant  à  2  ba¬ 
rils,  mouvement  à  pé¬ 
dales,  modèle  simplifié 
ne  possédant  pas  de 
dossier  en  tôle  laquée, 
ni  de  tablette  pleine. 
La  construction  de  ce 
modèle  simplifié  est  du 
type  de  la  fig.  11161. 


32804.  Lavabo  roulant  (fig.  11163),  en 
tubes  d’acier  laqués  avec  2  baril¬ 
lets  verre  de  5  litres,  cuvette  en 
faïence  de  50  x  40  avec  plateau 
faïence,  bonde  nickelée,  porte- 

,  savon  liquide  entre  les  2  baril¬ 

lets,  les  3  commandés  par  un 
mouvement  à  pédale,  porte- 
savon  et  porte-brosse  sur  sup¬ 
port  nickelé,  seau  en  faïence. 

32805.  Lavabo  roulant  à  2  barils  et 
I  porte-savon  commandé  par 
3  pédales,  modèle  simplifié,  ne 
possédant  pas  de  dossier  en  tôle 
ni  de  tablette  pleine.  Ce  modèle 
simplifié  est  du  type  de  cons¬ 
truction  dé  jà  figure  11161. 


Fig.  11163. 
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CHARIOT. LAVABO 

.  Chariot-lavabo  (fig.  11170)  en  tubes  d’acier  laqués 
au  four,  roues  caoutchoutées,  2  barils  de  5  litres 
avec  robinets  verre,  porte-savon,  porte-brosse, 
cuvette  à  tablette  et  seau  faïence,  tablettes  laquées 
four.  ^Longueur  1  mètre;  largeur  o“,5o  ;  hau- 

Le  même,  longueur  i“,io;  largeur  bni,6o  ;  hauteur 

o“^,85. 

Supplément  pour  mouvements  à  pédales. 

Supplément  pour  ^  lnveurs- ooaaplotcAvec  élévation 
à  arrêt  automatique.  ^ 

Supplément  pour  boîte  à  eau  stérilisée  de  9  litres, 
en  cuivre  nickelé. 

Supplément  pour  boîtes  à  pansements  souillés,  en 
tôle  laquée. 

La  même,  émaillée. 

Supplément  pour  tablettes  en  glace  ou  opaline,  au 
lieu  de  tablettes  en  tôle  laquée. 


PORTE-SERVIETTES 


PORTE-CAPSULES 


32842.  Porte-capsule  double  (fig.  11171),  à  hauteur  fixe. 
32043.  Le  meme,  à  hauteur  variable  (fig.  11171). 

32844.  Capsule  de  rechange  en  verre  de  25  %. 
Porte-cuvettes  en  cuivre  nickelé,  pied  laqué  blanc 
32846.  I  cuvette. 

îllil:  l  - 


DISTRIBUTEUR  DE  SAVON  LIQUIDE 

32853.  Distributeur  de  savon  liquide,  à  réservoir  en  demi- 
cristal,  avec  levier  permettant  de  faire  fonctionner 
l'appareil  par  pression  de  l’avant-bras. 

32854.  Le  même,  avec  pédale  (fig.  11172)  permettant  de 
faire  fonctionner  l’appareil  par  une  pression  du  pied. 

Prix  du  litre  |  Par  bidon  de  |  Par  bonbonne  de 
de  savon  liquide.  i  litre.  lo  litres. 

Ordinaire.  32857  32859  ' 

Parfumé.  |  32858  |  32860 


TABLETTES  ET  SUPPORTS 

Tablettes  en  glace,  de  8  à  xo  %  d’épaisseur  (fig.  11176). 
32868.  Le  mètre  de  o”',20  de  large,  en  glace. 

32869.  —  —  —  en  opaline. 

32870.  —  o”,25  —  en  glace. 

32871.  —  —  —  en  opaline. 

32872.  —  o“,3o  —  en  glace. 

32873.  —  _  —  en  opaline. 

Supports  pour  tablettes,  cuivre  nickelé.  , 

32875.  Pour  tablettes  de  o'»,20.  |  32877.  Pour  lablc'W  deo  ,; 
32876.  —  —  de  ta“,25. 
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c3^  2 


Ça^  .  H-  y^f-U,^) 

-  /f  '  yf^  f  ‘^,  >^A€^Â^  }l/^sy) 

i  tU-c^  Johx^/ltf-l^ 


52^21. Lapièce.  1320 
32822.  —  1485 

32823.  Supplé- 


32824.  Lire  ;  i  laveur 
à  2  bocks.  370 

.  32S25.Lapièce.  225 
32826.  —  275 

j  32827.  —  500 

:  32828.  en,  glace.  300 
!  32828.  opaline.  600 
32832.  La  pièce.  70 
i  32833-  —  75 

32834.  —  80 

■  32840.  _  X75 

;  32841.  -  230 

32842.  _  ,300 

—  350 

32844.  -  3, 

32846.  —  27^  - 

i  32847.  -  373 

j  32848.  -  300 

32853.  —  200 

32854.  -  240 

-  32857.  —  21  , 

32858.  -  25  1 

32859.  -  go  } 

,  32860.  _  II5  I 

;  32868.  —  60  , 

j  32869.  —  loo  , 

■  32870.  —  80  , 

:  32871.  _  „3  , 

32872.  _  go  , 

132873,  _  130  , 

!  32875.  _  20  ( 

,  32876.  —  23  ,; 

:  32877.  ^  26  « 
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BRANCARDS  ROULANTS 
POUR  HOPITAUX 


BRANCARDS  POUR  LE  TRANSPORT  DES 


VITRINES  ACCROCH  ARLES 


BLESSÉS 


Fig.  11186. 


32906.  Brancard  pliant,  modèle  de  l’Armée,  avec  hampes 
fixes  (fig.  11186). 

32907.  Le  même,  avec  hampes  pliantes. 

32908.  Supplément  pour  banne  de  recouvrement  pour 
dérober  le  malade  aux  regards  pendant  le  trans¬ 
port  (fig.  11186). 

32909.  Voiturette  porte-brancard  avec  roues  caoutchou¬ 
tées  (sans  le  brancard). 

32910.  Brancard  pliant  en  tubes  d’acier  soudés  et  laqués, 
dessus  en  toile  à  voile  imperméable  ;  longueur 

329TI.  Brancard  en  tubes  d’acier  soudés,  dessus  en  tôle 
perforée,  avec  supports  et  banne  de  recouvrement. 


Fig.  11187. 

32914.  Voiturette-brancard  pour  malades  et  blessés 
rrm'"  ^ppui-tête  mobile  (fig.  11187)  (type  de  là 
ViUe  de  Pans).  Le  brancard  mobile  est  monté  sur 
galets  forniaiit  pieds  et  permettant  de  le  faire 
rouler  ;  le  tram  à  4  roues  porte-brancards  est  en 
acier  en  U  bien  suspendu  sur  4  roues  caoutchou- 
tées.  Une  capote  articulée  de  recouvrement  et 
un  tablier  de  toile  cachou  complètent  le  dispositif. 

32915.  Supplément  ponr  frein  à  vis. 


Vitrines  en  fer  cornière  laqué  au  four,  avec  vitres 
sur  trois  faces,  encadrement  de  la  porte  entière¬ 
ment  nickelé. 


32930.  o“,70  X  om,4o  X  o“,30,  avec  2  tablettes 
(fig.  11190). 

32931.  La  même  toute  laquée,  sans  aucune  partie 


32932.  oi“,9o  X  o“,40  X  o“,30,  avec  2  tablettes. 
32933.  La  même,  tonte  laquée,  sans  aucune  partie 
nickelée. 


32934.  Haut.  o“,5o.  Largeur  o”,35.  Profond.  o'“,25. 


32937.  Vitrine  accrochable  eu  fer  cornière  laqué 
au  four  avec  2  portes  (fig.  11191),  avec 
2  tablettes  fixes  en  verre  cathédrale,  3  côtés 
vitres,  fond,  dessus  et  derrière  eu  tôle 
laquée,  largeur  o“,6o,  hauteur  o"',7o, 
profondeur  o“,30. 


PU plate-forme  formant  brancard,  bâti 
brau^urH^  sur  roues  caoutchoutées,  plate-forme 
(fig  11185)  ajourée,  avec  dossier  articulé 

rmo^’  plate-forme  en  tôle  unie. 

T  r"  dossier  articulé. 

32903.  Le  brancard  seul. 

32904.  Le  brancard  seul,  sans  dossier  artipTil4 


Petites  vitrines  à  2  tablettes,  montufes 
cuivre  nickelé  (fig.  11190),  pouvant  s’accro¬ 
cher  au  mur  ou  se  poser  sur  une  table. 


32938.  La  même,  avec  tablettes  montées  sur  cré¬ 
maillères  nickelées,  porte  nickelée  et 
décors  nickelés  aux  4  coins. 


Fig.  11191. 
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VITRINES  (Suite) 


Pour  les  envois  de 
vitrines  aux  colonies  ou 
à  l’étranger, 

nos  glaces  sont  démon¬ 
tables  et  voyagent  sans 
aucun  des  risques  de 
casse  que  présentent  les 
vitrines  toutes  montées. 


Nombreuses  références. 


en  verre  double  et  tablettes  glace, 
en  fer  cornière  laqué,  vitrée  sur  3  fa^es,  fond 
plein,  montée  sur  roulettes,  encadrement  de  la  porte  entiè¬ 
rement  nickelé  ainsi  que  les  crémaillères  intérieures,  et  dé¬ 
cors  pomme  de  pins  aux  4  coins  supérieurs  (fig.  11200). 

X  50  X  35  avec  I  porte  et  4  tablettes  verre  cathédrale. 

32957*  meme,  toute  laquée,  sans  aucun  décors  nickelés, 
ni  encadrement  nickelé,  ni  roulettes. 

32958.  Vitrine  en  bois  laqué  au  four,  vitrée  sur  4  faces  i“,7o 
X  55  X  40  à  I  porte  et  4  tablettes  verre  cathédrale.  I 
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Fig.  11201. 

32960.  Meuble-vitrine  (fig.  11201).  Modèle  fer  et  tôle  laquée 
en  haut,  une  vitrine  en  fer  cornière  vitrée  sur  3  faces 
fond  plein,  encadrement  de  la  porte  entièrement  nie 
kelé,  décors  pomme  de  pins  nickelés  aux  4  coins  su 
périeurs  ;  2  tablettes  en  verre  ca.thédTa.le.  Dimensions 
oi“,6o  de  large  ;  o^.yo  de  haut  ;  om,3o  de  profondeur. 

En  bas,  armoire  fer  et  tôle  laquée,  divisée  en  2  parties  par  une 
tablette  en  tôle  laquée.  Dimensions  :  om,6o  de  large  ;  0^,80  de 
haut  ;  om,45  de  profondeur.  Dessus  en  marbre,  femeture  à 
clef  en  haut  et  en  bas.  Hauteur  totale  :  i“,8o. 
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32962.  Vitrine  en  fer  cornière  laquée  au  four,  montée  sur  rou¬ 
lettes,  vitrée  sur  3  faces,  le  fond  plein,  encadrements  des 
portes  et  crémones  entièrement  nickelés  ainsi  que  les 
crémaillères  intérieures  et  les  décors  pomme  de  pins. 
i'“,75  X  oin.yo  X  o“,40,  avec  2  portes  vitrées,  5  ta- 
bletteé  verre  èathédrale,  i  trihy’e  à  crochets  pour 
suspendre  les  instruments  (fig.  11202). 

32963.  La  même,  toute  laquée  sans  aucune  partie  nickelee, 
ni  roulettes. 

32964.  Vitrine  entièrement  en  cuivre  nicheU  et  glace  sur 
toutes  les  faces,  tablettes  glaces  à  hauteur  variable, 
ornements  tournés  aux  4  coins  supérieurs  (fig.  11202). 
1^,60  X  o"*,75  X  o“,4o,  2  portes,  5  tablettes  glace. 

32965.  La  même,  en  verre  double  et  5  tablettes  glace.  , 

32966.  Vitrine  même  désignation  que  le  32964. 

i”,6o  X  I™  X  on',40,  2  portes  et  5  tablettes  glace. 


MOBILIER  POUR  SALLES .  D’HOPITAL 


Lit-sommier  pour  accouchements,  à^^dossiers 
très  bas.  Le  sommier  est  formé  de  bandes  de 
fer  zingué  avec  tension  facultative. 

90  X  190:  33016. 

Chaises  pour  salles  d’hôpital  (voir  fig.  11129, 

p.  228). 

33018.  Pancartes  accrochables  porte-billets 
de  salle  d'hôpital. 

33019.  Pancartes  accrochables  porte-feuilles 
de  température. 


^1213)  à  lames  d’acier  entière- 
ment  métalliques,  indéformables,  d’une  asepsie  parfaite 

5“.X,an;„  '»=<■«»»'»<  .90  9.  X  ^„o  X 

au  sommier  . .  6  7  s  o 

Dîaw.despiliers.  18  %  18  %  20  JK  20  % 

. •'  ■  ■  ■  32997  32998  32999 

Zinguées,  à  tension 

lacultative,  cuvette  zinc  formant  tiroir,  vase  fer  étamé 
...  80  X  190  :  33000  I  90  X  190  :  33001. 

rabattantes  à  barreaux,  sans 

®IS?£SS‘' 


LITS  MÉCANIQUES  SOULÈVE-MALADES 
'  (Voir  p.  235). 

CATALOGUE  SPÉCIAL  SUR  DEMANDE 


33010.  Lit  de  crèche  à  galerie  fixe  et  fond  à  barreaux 
(fig.  11215),  45  X  100. 

Lit  pour  crèche,  genre  figure  11215,  à  galeries  rabattantes  et 
fond  à  barreaux. 

33011:40x80  I  33012:45x90  I  33013:  50X110 


Lit-sommier  à  lames  d’acier  avec  baldaquin,  appareil  suspen- 
seur  et  tablette  au  dossier  de  tête.  (fig.  11216). 

Ce  lit  est  démontable  et  forme  5  parties  assemblées  à  l’aide  de 
boulons  ;  il  peut  recevoir  des  tringles  pour  rideaux. 

33021  :  80  X  190  J  33022  :  90  X  190  I  33023  :  100  x  190 


Lit-sommier  modèle  renforcé  pour  hôpital  (fig.  11214), 
à  lames  d’acier  entièrement  métalliques,  indéformables’ 
d’une  asepsie  parfaite,  piliers  de  26  %  en  tube,  dossiers 


80  X  190  90  X  190 

7  8 

33025  33026 


33030.  Table  de  nuit  modèle 
ouvert  (fig.  11217),  avec 
2  plateaux  en  faïence  et 
2  barrettes  au  plan  infé- 


faïence. 

33032.  Table  de  nuit  avec  coffre 
à  panneaux  mobiles  en 
tôle  formant  caisson 
fermé  sur  3  faces,  2  pla¬ 
teaux  en  faïence  et  2  bar¬ 
rettes  au  plan  inférieur. 


URINAUX  EN  VERRE 

(Voir  p.  235).  Fig.  11217.  ~ 

BOCAUX  GRADUÉS  POUR  URINES 

(Voir  p.  252). 

BASSINS  POUR  MALADES 
(Voir  p.  235). 

DOSSIERS  POUR  MALADES 

(Voir  p.  235). 
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Fig.  11230. 

33052.  Lit  mécanique  Drapier  permettant  de  soulever  les  blessés  ou  les  malades 
O  -O  T  effort  (fig.  11230).  Il  rend  d’inappréciablefsMvicef 

lo  Pour  faciliter  es  pansements  en  évitant  tout  mouvement  ou  secouS  lu 
malade,  dans  les  phlébites,  fractures,  etc.  ;  !>ecousse  au 

2“  Pour  passer  le  bassin  ; 

3»  Pour  aider  à  l'application  des  appareils  plâtrés 
Jinvot  de  la  notice  spéciale  sur  demande. 


— ronds  en  caoutchouc 
éviter  les  escharres. 

33053-  Diamètre  35 

33054-  —  40  %. 

33055-  —  45  %- 

33056.  Grosse  soufflerie  pour 
gonfler  les  coussins  en 
caoutchouc. 

33058.  Urinai  en  verre  pour 
hommes  (fig.  11234). 

33059.  Le  même,  en  fer  émaillé. 

33060.  en  caoutchouc. 

33062.  Urinai  en  verre  pour 
femmes  (fig.  11235). 

33063.  Le  même,  en  fer  émaillé. 

33064.  —  en  caoutchouc. 

Urinaux  portatifs  en  caout¬ 
chouc,  voir  page  150. 


DRAPiERar.is 

Fig.  11233. 

33070.  Tablette  de  lit  avec  pupitre 
permettant  aux  alités  de  lire 
OU  de  prendre  leurs  repas 
(fig.  11233). 

33071.  Table  de  lit  avec  pied  se 
glissant  sous  le  lit,  avec 
plateau  à  hauteur  et  incli¬ 
naison  variable,  ne  prenant 
aucun  point  d’appui  sur  le  lit. 


Fig.;[11232. 

33075.  cadre  en  bois  avec  têtière  à  élévation  graduelle 

P^^^or  dans  un  lit  à  la  place  du  sommier; 
n  matelas  perce  et  entièrement  recouvert  de  caoutchouc 
du  siege  permet  au  malade  de  faire  ses  besoins  ; 
les  rnatieres  tombent  directement  dans  un  vase-bidet 
que  1  on  pent  enlever  aisément,  grâce  au  dispositif  du 
cadre,  ainsi  qu'on  le  voit  la  ggure  11232^ 


Fig.  11235. 


33078.  Bassin  rond  en  porcelaine  pour 
malades  (fig.  11237). 

11236  33079.  Bassin  émaillé  forme  pelle 

94  ,  (voir  fig.  10348,  page  186) 

33073.  Urinai  en  verre  du  Dr  Duchastelet  UcioRn  -Ra  -  .t  -  ^  ° 

^  (,%•.  11236)  pou.  recueillir  les  P  ■ 

dépôts  de  graviers.  <V  à nr  I  1.?  ..âafiî  emaille  (voir 


“““  "  "=11  1er  emaille 
fig.  10345,  page  186), 


Fig.  11239. 

33082.  Petit  bassin  flèche 
en  porcelaine  (fig.  11239), 
se  glissant  facilement  sous 
les  malades  pour  uriner. 
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'  33052.  Appareil 
complet.  4800 
Location  i  mois.  465 

33053.  L«  ÿiLe.^68 
33054.  —  81 

;  33055.  —  92 

133056.  La  pietëT^zo 
❖33058.  ~  c 

33059.  Supprimé. 
❖33060  Pièce.  25 
❖33062.  —  8.2 

33063.  Supprimé. 
❖33064.  Pièce.  28 

33068.  —  150 

33069.  Supprimé. 
33070.  -  80 

^■  =  -J 
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33082.  -_ 
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CHARIOTS  DE  SERVICE 


.  Chariot  à  -vivres,  modèle  de  l’  Assistance  Public 
n  tubes, ^tablette  supérieure  en  tôle  laquée  d 


CHARIOTS  A  VIVRES 

bâti 


H: 


OUR  PANSEMENTS 
UILLÉS 


,  oulant  pour  pansements 
modèle  Drapier  et  Fils, 
uvercle  à  pédale  (fig. 

.  _  ^  movible  est  en  émail  blanc 

et  de  o™,40  de  longueur  x  o™,34  de  lar¬ 
geur. 
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28960.  —  240 

33112.  La  pièce.  770 
33113-  —  .  690 

3Zïï^.La  paire.  175 
33116.  Pièce.  3150 
33118.  —  3700 

33120.  —  2050 

33122.  —  390 

33123.  —  520 

33125.  —  175 

33126.  —  225 
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CHARIOTS  DE  SERVICE  -  CHARIOTS  A  VIVRES 


33112.  Chariot  à  vivres,  modèle  de  l’Assistance  Publique,  avec  bâti 
en  tubes,  tablette  supérieure  en  tôle  laquée  de  1“  x  o™,6o 
avec  labldtte  à  la  partie  inférieure,  2  petites  roues  caout¬ 
choutées  et  2  grandes  roues  caoutchoutées  (fig.  11255). 

331 13.  Le  même,  avec  4  petites  roues  pivotantes  caoutchoutées. 
Plateaux  émaillés  de  o“,53  x  o™,42  allant  par  deux  et  se  plaçant 
sur  les  plateaux  fixes  des  chariots  n°  33112  et  n»  33113. 

331 14.  Chaque  plateau  émaillé.  La  pièce. 

.33116.  Chariot  à  vivres  chauds  de  1“  x  oJn,6o  avec  2  marmites 
et  4  plats  ;  tablette  à  la  partie  inférieure,  le  tout  monté 
sur  4  roues  caoutchoutées.  Ce  chariot  possède  un  foyer 
amovible  dans  lequel  on  place  de  la  braise  pour  tenir  les 
aliments  au  chaud. 

33118.  Chariot  en  tôle  laquée  sur  4  roues  caoutchoutées  pour  trans¬ 
porter  les  aliments  ;  coffre  intérieur  de  o'“,75  x  o'“,6o  x 
o“,35  divisé  en  2  compartiments  sur  la  longueur  par  une 
tablette  ;  2  marmites  à  bouillon  rectangulaires  en  tôle 
étamée  de  o™,30  x  o™,20  x  o“,30,  contenance  18  litres 
16  plats  à  rôtir  en  tôle  étamée  de  o'“,30  X  0™,i7  x 
{fig.  11256). 

33120.  Coffre  roulant  à  bascule  pour  transporter  le  linge  sale 
r- 

I  ig.  llZbo.  L’appareil  se  compose  d’une  caisse  en  tôle  laquée  munie  de  4  poi¬ 

gnées  et  d’un  couvercle  à  charnière  ;  la  caisse  est  montée  sur  un  bâti 
muni  de  roues  caoutchoutées,  sur  lequel  elle  peut  pivoter  facilement 
et  d’où  l’on  peut  la  retirer  à  volonté  ;  le  chariot  complet,  longueur 
om,75,  largeur  o™,50,  profondeur  o™,5o. 

33122.  Paravents.:  pliants  munis  de  rideaux  pour  isoler  les  lits, 
à  2  panneaux. 


RÉCIPIENTS  POUR  PANSEMENTS 
SOUILLÉS 


Fig.  11256. 


33123.  Le  même,  à  3  panneaux  (fig.  11258)  ■ 


33125.  Hotte  en  tôle  galvanisée,  o“,40  x 
o”',30.  Haut.  o™,5o. 

33126.  La  même,  de  oi“,5o  x  o“,35.  Haut. 

o^.rs- 

28960.  Baquet  roulant  pour  pansements 
souillés,  modèle  Drapier  et  Fils, 
avec  couvercle  à  pédale  (fig. 

9076). 

Le  baquet  ovale  amovible  est  en  émail  blanc 
et  de  o™,40  de  longueur  x  o“,34  de  lar¬ 
geur. 
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STERILISATION 

AUTOCLAVES  HORIZONTAUX 

Autoclave  horizontal  avec  chaudière  verticale 
d’alimentation,  le  tout  en  cuivre  rouge,  avec 
chambre  double,  robinet  d’alimentation,  ser¬ 
pentin  réfrigérant,  naanomètre  à  vide  et  pres¬ 
sion,  soupape,  robinets,  fermeture  par  boulons 
à  vis,  chauffage  au  gaz  (type  delafig.  11291, 
mais  avec  chaudière  verticale). 


Fig.  11290. 

Stérilisateur  du  Dr  Poupinel  (fig.  11290)  à  doubles  parois  en  cuivre  rouge,  modèle  ordinaire 
sans  boîte  en  cuivre  à  l’intérieur,  et  brûleur  à  gaz. 

Nous  construisons  également  les  stérilisateurs  du  Dr  Poupinel  fonctionnant  sur  courant 
électrique.  Bien  nous  indiquer  la  nature  du  courant  sur  lequel  on  doit  les  utiUser,  le  vol¬ 
tage  et  le  nombre  de  périodes  pour  le  courant  alternatif. 


Chauffage 
au  gaz. 


34212 

34213 

34214 
34215- 

34217 

34218 


34221 

34222 

34223 

34224 

34226 

34227 


j  Largeur.  Hauteur.  Profondeur. 

I  20  %  12  %  2^ 

Dimensions  intérieures.  S  33  15  20 

r  / 

il'^îJîi'IrhdÈS^rA^S^u^t^ir  ^  à  2000. 

34232.  Régulateur  à  mercure. 

34233.  Tubes  témoins  fusibles  à  100°,  120°,  155“,  le  cent. 

34234-  Pour  chauffage  du  Stérilisateur  Poupinel  au  pétrole,  supplément. 

34235-  —  ■ —  —  à  l’alcool,  supplément. 

Boites  eu  cuivre  jaune  poli  pour  étuves  Poupinel. 

34238.  Pour  Poupinel  de . 20  %  |  34241.  Pour  Poupinel  de . 45  /fa 

34239.  —  .....  35  %  34242-  —  . 50  % 

34240.  —  . 40  %  I 


Diamètre  intérieur. 
Profondeur.  .  .  . 

N»= . 

Diamètre  intérieur. 
Profondeur.  .  .  . 


0,25 
0,50 
34246.  . 
0.35 


0,30 


34247- 

0,40  0,45 


0,50  0,60  0,60 

N“» . 34248.  34249.  34250. 

34251.  Supplément  pour  fermeture  rapide  du 
couvercle  par  volant  central  de  com¬ 
mande. 

34252.  Supplément  pour  chauffage  au  pétrole. 


Diamètre.  . 


-  34253.  34254- 

0,35  0.40  o,4j 


34255-  34256.  34257- 

Autoclave  horizontal  (fig.  11291),  mais  sans 
(chaudière  verticale  et  prêt  à  être  raccordé 
sur  un  autoclave  vertical,  chauffage  au  gaz. 

Diamètre  intérieur .  0,25  0,30 

Profondeur .  < 


0,35 


0,50  0,50  0,50 

NOS .  34261.  34262.  34263. 

34266.  Supplément  pour  fermeture  rapide  par  volant  central. 
34267.  Supplément  pour  chauffage  au  pétrole. 

que  ci-dessus, 

0,30 


Les  mêmes  autoclaves 

0,25  _ 

34270.  34271- 

34275.  Supplément  pour  220  volts. 


équipés  pour  chauffage  él 
0,35  0.40 

34272.  34273. 
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INSTALLATION  POUR  LA  STÉRILISATION  DE  L’EAU  ET  DES  PANSEMENTS 


Nous  présentons  ci-dessous  une  installation  perfectionnée  dernier  modèle  avec  chauffage  électrique,  ce.genre  de  chauffage  tendant  à  se  généraliser  de  plus  en  plus.  Nos  autoclaves  à  chauf¬ 
fage  electrique  reahsent  d  une  façon  simple  et  economique  le  chauffage  de  1  eau  sous  pression.  Ce  chauffage  est  assuré  par  une  série  de  résistances  enserrant  étroitement  le  corps  de  la 

chaudière,  convenablement  isolées  électriquement  et  thermiquement.  Cette  disposition  assure  une 
utilisation  totale  de  la  chaleur  fournie  et  une  élévation  rapide  de  la  température  à  134'’,  soit  de  la 
vapeur  à  2  kilogrammes. 

Cette  installation  comprend  :  i  autoclave  vertical  générateur  de  vapeur  à  2  kilogrammes  de  25  %  de 
diamètre  avec  accessoires  de  sécurité  ;  2  réservoirs  de  25  litres  chacun,  étamés  intérieurement  ;  i  réfri¬ 
gérant  en  cuivre  placé  entre  l'autoclave  et  les  réservoirs  avec  tuyaux  cuivre  et  robinets  ;  i, réchauffeur 
d’eau  muni  d’une  veilleuse  permettant  d’avoir  constamment  de  l’eau  chaude  pour  une  très  faible 
consommation  ;  robinet  mélangeur  à  pédale  ;  tuyauterie  ;  cuvette  de  50  x  40  %  avec  siphon  en 
cuivre  nickelé  ;  porte-savon  et  porte-brosse  sur  supports  cuivre  nickelé. 

34354-  L’installation  complète  (fig.  11308). 

34355-  La  même  installation  avec  autoclave  de  30  %  et  2  réservoirs  de  30  litres  chacun. 

34356.  La  même  installation  avec  autoclave  de  35  %  et  2  réservoirs  de  50  litres  chacun. 

34357-  La  même  installation  avec  autoclave  de  40  %  et  2  réservoirs  de  75  litres  chacun. 

34358  Nous  pouvons  fournir  les  installations  34354.  34355,  34356,  34357  «-vec  2  lavabos  et  2  réchauf- 

feurs  électriques  moyennant  un  supplément. 

34359-  ^'ous  pouvons  fournir  les  installations  34354,  34355.  34356,'  34357  po'^r  courant  électrique  de 
220  volts  moyennant  un  supplément. 

34360.  Sitpplément  pour  trompe  à  vide  et  rentrée  d’air  chaud  stérilisé  pour  le  séchage  des  pansements 
dans  l’autoclave. 

34361.  Pour  les  autoclaves  au-dessus  de  25  litres  le  contrôle  des  Mines  étant  obligatoire.  Supplément. 


Nota.  —  Pour  les  autoclaves  fonctionnant  sur  courant  électrique,  bien  indiquer  la  nature  du  courant  dont 
on  dispose  ainsi  que  le  voltage. 


Fig.  11308. 


STÉRIUSATION  DE  L’EAU  ET  DES  PANSEMENTS  PAR  LA  VAPEUR  SOUS  PRESSION  A  134o 
AVEC  CHAUFFAGE  AU  GAZ,  AU  PÉTROLE  OU  A  L’ALCOOL. 

Nous  fournissons  des  installations  du  type  de  la  figure  11308  avec  chauffage  au  gaz,  au  pétrole  ou  à 
l’alcool  au  lieu  du  chauffage  électrique  indiqué  sur  cette  figure  ;  tous  les  autres  dispositifs  restent  les 
mêmes. 

Cette  installation  comprend  :  i  autoclave  à  chaudière  renforcée  de  25  %  de  diamètre,  étamée  inté- 
rieuretnenÇ  avec  brûleurs  à  gaz  ou  à  alcool  ou  au  pétrole  ;  2  réservoirs  de  25  litres  chacun  en  cuivre 
étamé  à  l’intérieur  ;  i  réfrigérant  en  cui-vre  placé  entre  l’autoclave  et  les  réservoirs,  avec  tuyauterie 
cuivre  et  robinet  ;  i  réchauffeur  à  ailettes  avec  brûleur  à  gaz  ou  à  alcool  donnant  instantanément  l’eau 
chaude,  robinet  mélangeur  à  pédale,  tuyauterie;  i  cuvette  ovale  de  50x40  %  avec  support  et 
siphon  en  cuivre  nickelé  i  porte-savon,  i  porte-brosse,  sur  supports  en  cuivre  nickelé. 

34364.  L’installation  complète  (fig.  11308). 

34365.  La  même  installation  que  le  n“  34364,  mais  avec  un  autoclave  de  30  %  de  diamètre  et  2  réservoirs 
de  30  litres  chacun. 

34367-  La  même  installation,  mais  avec  autoclave  de  35  et  2  réservoirs  de  50  litres  chacun. 

34368.  La  même  installation,  mais  avec  autoclave  de  40  %  et  2  réservoirs  de  75  litres  chacun. 

34369-  Supplément  pour  installation  d’une  trompe  à  vide  et  rentrée  d’air  chaud  stérilisé  pour  le  séchage 
des  pansements  dans  l’autoclave. 

34370.  Supplément  pour  les  installations  ci-dessus  avec  2  lavabos  et  2  réchaufieurs.  I 

34371.  Pour  les  autoclaves  à  partir  de  25  litres,  le  contrôle  des  Mines  étant  obligatoire,  supplément. 
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34380.  Installation  de  stérilisation  (fig.  11312)  comprenant  . 

^  ^  chaudière  en  cuivre  rouge  étamé  de  40  V  de  dia- 

“otllÆ%=è“f  ^  litres^de^pacltl. 

'  rritet^dT'^pVcitTchtcu^^^^^ 

^  touf  cïs^tppareds^tntre^^  ^  colliers  et  robinets  reliant 
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2  lavabos  porcelaine  50  x  38  et  leurs  supports. 

^  mélangeurs  à  pédales,  cols  de  cygne,  tuyauterie  cuivre 

nickele,  i  porte-brosse  et  2  porte-savons  à  supports  nickelés. 

I  batterie  de  2  autoclaves  horizontaux  de  40  V  de  diamètre  avec 
serpentin  inteneur  ;  enveloppe  extérieure  formant  doublé  paroi 
en  cuivre  rouge  poli,  robinet  d’arrivée  de  vapeur,  robinet  de 
gurge  et  manomètre  reliant  cette  batterie  à  l’installation  “ci- 
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[.  Avec  chauffage  au  gaz  ou  au  pétrole. 

!.  Avec  chauffage  électrique,  iio  volts. 

5.  Avec  chauffage  électrique,  220  volts. 

1.  Supplément  pour  fermeture  instantanée 
des  2  autoclaves  horizontaux  par  volant 
central. 

;.  La  même  installation,  n 
autoclave  horizontal, 
î.  Avec  chauffage  au  gaz  ou  au  pétrole, 

'.  Avec  chauffage  électrique  iio  volts. 
i.  Avec  chauffage  électrique  220  volts. 

I.  Supplément  pour  fermeture  instantanée 
de  l’autoclave  horizontal  par  volant 
central. 

La  même  installation  de  la  même  composition  que 
le  no  34381  mais  avec  un  autoclave  vertical 
de  35  %.  2  réservoirs  de  50  litres,  2  auto¬ 
claves  horizontaux  de  35  %. 

34391.  Avec  chauffage  au  gaz  ou  au  pétrole. 

34392.  Avec  chauffage  électrique  no  volts. 

43'493-  Avec  chauffage  électrique  220  volts. 

34394-  Supplément  pour  fermeture  instantanée 
des  autoclaves  horizontaux  par  volant 
central. 

La  même  installation  de  la  même  composition  que 
le  n»  34381  mais  avec  un  autoclave  vertical 
de  35  2  réservoirs  de  50  litres,  un  seul  au¬ 

toclave  horizontal  de  35  %. 

34397.  Avec  chauffage  au  gaz  ou  au  pétrole. 

34398.  Avec  chauffage  électrique  no  volts. 

34399-  Avec  chauffage  électrique  220  volts. 

34400.  Supplément  pour  fermeture  instantanée 

de  l’autoclave  horizontal  par  volant  , 
central. 

Le  bouilleur  rectangulaire  avec  ses  supports  figurant 
à  gauche  de  l'installation  (fig.  11312)  n’est  pas 
compris  dans  les  prix  ci-dessus  ;  si  on  désire 
l’ajouter,  se  reporter  à  la  page  245,  fig.  11368, 
où  il  se  trouve  détaillé. 
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^^-iSï.Lapièoe. 20500 

34382.  —  24500 

34383-  ^  —  24900 
34384.  Supple- 

ment.  3  800 
34386.  L’installation 
complété.  16000 
34387.  —  19000 

34388.  —  19250 

34389.  Supplé¬ 
ment.  1900 
34391.  L’instal¬ 
lation.  17500 
34392.  —  21000 

34393-  —  21400 

34394-  Supplé¬ 
ment.  3800 
34397-  L’instal¬ 
lation.  13400 
34398.  —  16200 

34399-  — ,  16500 

34400.  Supplé¬ 
ment.  1900 


.344: 


34422 

34423 

34424 
3442  7 

34428 

34429 
3443° 
34438 
.34439 
•3444° 
34441 
.34442 
34443 
34446 
.34447 

34448 

34449 
3445° 
34451- 
34459- 

34461. Sui 
34462.  La 
Î34463- 

34464. 

34465- 

34466. 

i  34467-  ■ 

34468. 
34469. 
34470.  Sui 

.  34471- ia 

34472-  - 

34475- 
34476. 

•  34477-  Sup 
34478.  La 
34479- 

34480 

34481 

34482 

34483 

34484 

34485 

34486 

34487 

34488 

34492 

34493 

I 
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I.  L'instal¬ 
lation.  14250 


—  17500 

La  pièce.  58 


—  148 

—  190 
Supprimé. 

La  pièce.  230 
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INSTALLATIONS  DE  STERILISATION  DE  L’EAU 
ET  DES  PANSEMENTS  POUR  HOPITAUX  ET  CLINIQUES 
MODÈLES  SUR  BATI  INDÉPENDANT 

La  nouvelle  installation  sur  bâti  indépendant  (fig.  11320)  que’nous  présentons  ci-contre 

comprend  :  -  r  , 

A.  Un  autoclave  vertical  générateur  de  vapeur  avec  tous  accessoires  de  sécurité,  un  autoclave 
horizontal  muni  d’un  serpentin  d’eau  pour  fane  le  vide,  de  2  réservoirs  à  pression  dont  un 
avec  dispositif  de  réchauffage. 

Le  tout  est  monté  sur  un  fort  châssis  en  tube  d'acier  bronzé  aluminium.  Le  chauffage 
sur  la  figure  11320,  est  au  pétrole  par  lampe  spéciale  à  grand  rendement,  mais  nous  équipons 
la  même  installation  pour  chauffage  électrique  ou  au  gaz. 

L'autoclave  horizontal,  grâce  à  son  équipement  spécial,  est  à  double  usage.  Il  peut  être 
utilisé  en  stérilisateur  à  vapeur  comme  en  général,  mais  de  plus,  étant  muni  d’une  double 
enveloppe,  il  suffit  de  disposer  un  brûleur  dessous  pour  l’utiliser  immédiatement  comme 
stérilisateur  Poupinel,  ce  qui  permet  de  faire  l’économie  de  l'achat  de  ce  dernier. 

B.  Un  lavabo  à  2  cuvettes  monté  également  sur  bâti  indépendant  en  tube  d’acier  laqué 
jfig.  11321)  est  fourni  avecsiphons,  robinets  mélangeurs  àpédales  reliés  aux  réservoirs,  i  boîte 
à  brosses  allant  à  l’autoclave,  i  boîte  à  savon  liquide,  stérilisable,  commandée  par  pédale. 

34421.  L'installation  complète  (fig.  11320  et  11321)  sur  bâti-support  comprenant  :  i  auto¬ 
clave  vertical  de  35  %  ;  2  réservoirs  de  50  litres  chacun  ;  i  autoclave  horizontal 
de  35  %,  chauffage  au  gaz  ou  à  1  alcool,  toutes  les  tuyauteries,  ainsi  que  le  lavabo 
complet  à  2  cuvettes  ci-dessus  décrit. 

34422.  La  même  installation,  avec  chauffage  au  pétrole. 

34423.  —  —  électrique  pour  courant  de  no  volts.  Fig  11321 

34424.  —  _  —  —  _  220  — 

34427.  L’installation  complète  (fig.  11320  et  11321)  sur  bâti  indépendant  comprenant  :  i  autoclave  vertical  de  40  %  de  diamètre  ; 

2  réservoirs  de  75  litres  chacun  ;  i  autoclave  horizontal  de  40  chauffage  au  gaz  ou  à  l’alcool,  toutes  les  tuyauteries, 
que  jg  lavabo  complet  à  2  cuvettes  ci-dessus  décrit. 

“■  . ''auffage  au  pétrole. 

0-115  volts. 

O  volts. 


Fig.  11320. 

Nota.  —  Cette  figure  d'installation 
de  composition,  mais  nous  fabrique 
pourraient  nous  ~ 


(I  innée  à  titre  d'indication 

-  , - ^ _  à  volonté  tous'dispositifs  qu 

-  être  demandés. 

BOITES  POUR  AUTOCLAVES 

Uenai-boîtes  (fig.  11323)  en  cuivre  nickelé  pour  la 
stérilisation  des  pansements  dans  l’autoclave. 
Diâm.  Haut.  ’ —  *- 


)  p.  autocl.  de  o”,i5 


34438 

34439 

34440 

34441 

34442 

34443 


34446 

34447 

34448 

34449 

34450 

34451 


Haut. 

<  0™,o8  pour  autoclave  de  c 


34459 

34460 

34461 

34462 

34463 

34464 

34465 

34466 

34467 

34468 

34469 

34470 

34471 

34472 


Cuivre  nickelé. 

6  litres  . . .  34492 

9  ~  .  34493 
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LAVABOS  et  VIDOIRS  pour  SALLES  D’OPÉRATIONS 

fïAARi  T.A\r  Ar3r\  Tvm  JI 


^  (fig-  1^336)  comprenant  : 
avec  armature  support  en  fonte  laquée  à  vis,  vidange 
en  cuivre  nickele  à  clapet  démontable  fonctionnant  au  genou 
siphon  nickele  avec  tube  de  décharge,  robinet  mélangeur  à 
pomme  fonctionnant  au  coude.  ® 

64452.  LAVABO  TYPE  No  2  comprenant  : 

*  ovales  de  om,55  x  o'n,45  avec  leurs  supports  et 

les  siphons  en  cuivre  nickelé  ;  " 

2  Robinets  mélangeurs  à  pédales  ; 

2  Cloches  à  savon  liquide  à  pédale  ;  I  i  Miroir  • 

1  Porte-brosse  avec  sou  support  ;  i  Porte-serviettes. 
64453.  LAVABO  TYPE  N»  3  comprenant  :  • 

2  Grandes  cuvettes  bains  de  bras  o“,6o  x  o“  45  avec  leurs 
apports  et  les  siphons  en  cuivre  nickelé  ; 

2  Robinets  mélangeurs  à  pédales  ;  |  i  Miroir  • 

2  Boites  métalliques  à  savon,  à  pédale  ;  i  Porte-serviettes  • 

2  —  à  brosses  avec  supports  ;  |  2  Tablettes  glace  o™  2( 


STÉRILISATION  DE  L'EAU  PAR 

L’OZONE  SUR  COURANT  ÉLECTRIQUE 

Stérilisateur  électrique  par  l’ozone  avec 
réchauffeur  électrique  sur  panneau  marbre 
(fig.  11334). 

Ce  stérilisateur  fonctionne  directement  sur  la 
canalisation  d’eau  de  ville  et  donne  l’eau  froide 
stérilisée  instantanément  à  grand  débit  ; 
lorsqu’on  désire  Teau  stérilisée  chaude,  lé 
réchauffeur  électrique/ permet  d’avoir,  ea 
qudquLj  iniiiuluj,  une'réserve  d’eau  chaude 
stérile  que  l’on  peut  mélanger  automatique¬ 
ment  à  l’eau  froide  stérile  pour  obtenir  la 
température  désirée. 

Ce  stérilisateur  est  monté  sur  un  panneau  en 
marbre  de  60  ^  x  yp  ^  de  hauteur. 

64467.  Sur  courant  continu  1 10-120  volts. 

64468.  —  _  220  volts. 

64469.  —  ^  alternatif  1 10-120  volts. 

Nota.  —  Nous  établissons  également  des  panneaux 
marbre  comportant  un  porte-savon  liquide  au 
coude  et  un  porte-brosse. 

64470.  Supplément. 

64471.  Pour  porte-savon  liquide  à  pédale. 

Supplément. 

Le  même  modèle  (fig.  11334)  se  fait  également 
avec  lavabo  complet  sur  grand  panneau  i 
j)  marbre  de  2“,/o  de  hauteur  Xtf  <fO  environ,  i  ' 
f  comportant  une  cuvette  avec  siphofi,  un  porte-  ' 
savon  liquide  et  2  porte-accessoires  de  chaque 
côté,  le  tout  commandé  par  une  pédale. 

64472.  Sur  courant  continu  1 10-120  volts. 

64473-  —  —  220  volts. 

64474-  —  alternatif  110-120  volts. 


ainsi  que  leur  pied  siphon 
’■%  granit  porcelaine  blanche  ;  ils  sont 
rine  très  arrondie  afin  de  permettre 
ettoyage  parfait. 

J  Vidoir  ovale  (fig.  11338)  de 
I  om,5oxon>,59  avec  son  pied  si¬ 
phon,  ^  bouchon  de  dégorgement 
et  grille  en  cuivre  nickelé. 
...-e  même,  de  forme  rectangulaire 
5.  Réservoir  de  chasse  avec  chaîne 
de  tirage. 

9.  Colonne  de  chasse  en  cuivre  nic¬ 
kelé  avec  ses  raccords. 

3.  La  même,  en  plomb, 
t.  Robinet  de  lavage  eu  cuivre 
nickelé  pour  placer  au-dessus 
du  vidoir. 


Fig.  11338. 


Stérilisateur  électrique  par  l’ozone  (fig.  II340) 
fonctionnant  directement  sur  la  canalisation 
fournissant  l’eau  froide 
sterilisee  instantanément  (certificat  du  Labo¬ 
ratoire  Municipal  de  Chimie).  Débite  environ 
100  litres  à  Thefure  selon  la  pression  et  ne 
consomme  que  2  ou  3/10  d’ampère  (20  à 
30  watts)_.  Ce  stérilisateur,  très  économique 
comme  dépense  de  courant  (environ  5  cen¬ 
times  par  100  litres  d’eau),  est  monté  sur  une 
plaque  en  marbre  blanc  de  70  V  x  28  î/  •  les 
garnitures  sont  en  métal  argenté.  Il  est  fourni 
avec  son  transformateur. 

64480.  Sur  courant  continu  100-120  volts 
64481.  —  —  220  volts. 

alternatif  110-120  volts. 

Sterilisatei^^  électrique  monté  avec  réchauffeur 
.  instantané  a  gaz  du  modèle  de  la  figure  11348 
page  244,  donnant  i  litre  d’eau  à  40»  à  la 
minute,  avec  tuyauterie  et  raccords  pour  eau 
et  gaz,  en  cuivre  rouge  poli. 

64483.  Sur  courant  continu  110-120  volts 
64484.  _  _  220  volts. 

04485.  —  alternatif  1 10-120  volts. 

BOITES  A  BROSSES 

stérilisables  à  l’autoclave. 

64462.  Boîte^  rectangulaire  avec  orifices  de 
stérilisation  pour  3  brosses. 

64463.  Support  mural  cuivre  nickelé  pour  la 
boîte  ci-dessus. 

64464.  Boîte  pour  6  brosses. 

64465.  Support  mural  cuivre  nickelé  pour  la 
boîte  ci-dessus. 
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34503  ■  Instal- 
t  lation.  2380 

34504.  —  2650 

34505-  Supplé- 

34506.  Supplé¬ 
ment.  350 
34507.  —  400 


’^t^'pièce. 


34511 

34512 
34514 

34526 

34527 
I 34528 

34529 

34530 

34531 

34532 

34533 

34534 

34535 

34536 

34538.  Avec45%^' 
de  supplément. 
34545-  —  8c 

34546.  —  gc 

34547-  —  45 

34548.  —  10 


LAVATOS  FIXES  pdui-  SALLES  de  PANSEMENTS  ou  CABINETS  MÉDICAUX  avec  EAU  BOUILLIE 

Modèle  du  Dr  Uteau  (fig.  11348). 

34523-  ‘^^.4°  liji-es.  en  cuivre  rouge  étamé,  avec  galerie  de  chauffage  à  2  rampes 

L^l^àu  clFaiîSf'^P  ^  rechauffeur  à  gaz  à  veilleuse,  permettant  d'avoir  instantanémint 

nmmet  d'atnir  f!  u°  i  ?  plus  ou  moins  le  robinet  au  coude  situé  à  gauche  ;  le  robinet  de  droite 

ouvette  so  v  an  froide  ou  mélangée,  si  l’on  ouvre  les  deux  à  la  fois  ;  porte-savon,  porte-brosses, 

d’acier  isolé^du  siphon  d  écoulement.  Cet  appareil  est  monté  sur  un  châssis  en  tubes 

tuyauLTe  et  récruffeur!  s^t'en^cultre  p^lT''^'^ 

34504.  Le  même,  nickelé. 

34505-  —  avec  dispositif  permettant  l’arrivée  de  l’e 

tuyauterie  supplémentaire.  Supplément. 

34506.  Supplément  pour  robinet  à  pédales. 

34507.  ■  pour  chauffage  à  alcool.  En  cuivre  poli. 

34508.  En  cuivre  nickelé.  ^ 

34510.  Lavabo  composé  d’un  bouilleur  de  20  litres,  en  cuivr 
niveau  d’eau  extérieur,  tubulure  de  distribution  ave 
Bunsen  ;  cuvette  à  tablette  avec  son  support  50  x  40 

savon,  un  porte-brosse  sur  supports.  En  cuivre  poli,  _ 

a  a  =  T  T  V®  remplacer  le  seau  en  faïence  par  un  siphon,  sans  augmentation  de  prix. 

3451 1.  Meme^apparetl  que  figure  11349  comprenant  un  bouilleur  en  cuivre  rouge  étamé  intérieurement,  monté  avec 
.t  couronne  Bunsen  pour  le  chauffage,  sur  support  mural,  niveau  d’eau  extérieur,  réchauffeur  avec  brûleur 
3  et  tuyauterie,  cuvette  à  tablette  50  x  40  avec  son 
U  siphon  à  volonté,  porte-savon  et  porte-brosses  sur 


r  de  ville  directement  sur  la  cuvette  par  un  robinet  1 


sur  support  mural  ; 
le  couronne  de  becs 
:n  faïence  ;  un  porte- 


support,  tubulure  se  déversant  dans  „„ 
supports.  En  cuivre  poli,  prêt  à  être  posé. 

34512.  En  cuivre  nickelé,  prêt  à  être  posé. 

Nota.  —  La  pose  n’est  pas  comprise  dans  les  prix  ci-dessus. 

Lavabo  avec  eau  stérüisée  par  l’ozone  monté  sur  panneau  marbre  (voir  pages  243). 

U  gaz  a  cylindre,  en  cuivre  nickelé,  pouvant  se  brancher  sur  toutes  les  canalisations 
’  et  permettant  parle  robinet  mélangeur  de  donner  toutes  les  températures  inférieures. 


PETITS  STÉRILISATEURS 

Petit  stérilisateur  portatif  à  pieds 
pliants  (fig.  11354)  avec  plateau  perforé 
pour  les  instruments,  se  chauffant  à 
l’aide  d’une  lampe  à  alcool  ou  d’une 
rampe  à  gaz  qui  se  place  dans  la  boîte 
pour  le  transport. 


)■  “  plus.  ^ 

t-  Avec  gaine  e^  âus  "" 
;■  32  %X.I2  8'; 

1-  Avec  gaine  en  plus. 


Fig.  11354. 

42  X  12  X  8 
Avec  game  en  plus. 

47  %  X  19  %  X  13  %. 
Avec  gaine  en  plus. 

Les  mêmes  modèles,  av 
grillage  métallique 
plateau  perforé,  en 


34534 

34535 

34536 
34537- 

34538.  Les  mêmes  modèles,  avec  panier 


BOUILLEURS-STÉRILISATEURS 
ÉLECTRIQUES  “SIMPLEX” 

Breveté  S.  G.  D.  G.  (fig.  11360). 

Ce  petit  app.îreil  est  destiné  à  permettre 
au  docteur  d’obtenir  très  rapidement 
par  ébullition  la  Stérilisation  des  instru¬ 
ments  de  pratique  courante  ou  une  petite 
quantité  d’eau  bouillie.  Il  suffit  de  prendre 
un  verre  ordinaire  à  boire  et  de  brancher 
l’app,vreil  à  la  place  d’une  lampe.  L’ébulli¬ 
tion  sera  alors  obtenue  en  trois  minutes  ainsi 
que  la  stélirisa  ion  parfaite  de  seringues, 
aiguilles,  petits  mstruments,  etc. 

34545.  Le  stérilisateur  complet  avec 
pâmer  (fig.  11360). 

34546.  Le  stérilisateur  complet  avec 
gaine  cuir  pour  le  transport.  ■ 
34547-  Le  stérilisateur,  modèle  simplifié, 
sans  gaine  ni  panier. 

34548.  Verre  spécial  en  «  Pyrex  »  pour 
l’ébullition,  sur  leauel  s’adapte  le 
stérilisateur  n»  34545. 


Fig.  11349. 

L’appareil  «  Simplex  » 
peut  être  utilisé  à  volonté  sur 
courant  alternatif  ou  continu  ; 
toutefois,  à  la  commande, 
indiquer  très  exactement  le 
voltage  utilisé. 

■tO-ïsi.  244 
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STÉRILISATEURS  ÉLECTRIQUES 

Stérilisateurs  électriques  en.  cuivre  nickelé  (fig.  11361)  à  air  sec  ou  à  ébulli¬ 
tion,  marchant  soit  sur  iio  volts,  soit  sur  220  volts  courant  continu  ou 
alternatif  indistinctement,  pour  stérilisation  à  170°. 


34560.  200  >< 
3456I;  200  > 
34562.  250  >< 
34563.  280  > 
34564.  320  X 

34565-  350  > 

34566.  450  > 


60  %. 
60  %. 

70  %■ 
70  %. 
80  %. 
80  %■ 

100  %. 


Nota.  —  Bien  spécifier  si  l'on  désire 
ces  stérilisateurs  {fig.  11361)  pour 
stérilisation  à  air  sec  ou  à  ébulli¬ 
tion,  ces  stérilisateurs  étant  équipés 


spécialement  pour  l'ur 
mode  de  stérilisation,  -, 
pour  les  deux. 


Stérilisateurs  électriques  «  Universels  »  à  3  prises  (fig.  11361),  permettant  d’obtenir  à  volonté,  par  simple  changement 
instantané  des  bornes  sur  le  branchement  : 

1“  -La  stérilisation  à  air  sec  ;  2°  La  stérilisation  par  ébullition  d’eau. 

On  peut  donc  à  volonté  stériliser  tous  les  instruments  à  l’eau  bouillante  et  stériliser  à  sec  comme  avec  une  étuve 
Poupinel  tous  les  objets  de  pansements,  coton,  gaze,  etc.  Nous  donnons  ci-dessous  les  diverses  dimensions  dans! 
lesquelles  nous  fabriquons  ces  stérilisateurs.  Ces  stérilisateurs  fonctionnent  indistinctement  sur  courant  continu 
sur  bourant  alternatif.  Nous  indiquer  seulement  le  voltage. 


34571 

34572 

34573 
34580 
34582 


34574.  180  X 
34575.  2,00  X 
34576.  200  X  100  X  70 
34581.  Thermomètre  de  20c 
sateurs  (fig.  11361). 


I  34577-  280 
34578.  320 
I  34579-  350 
pouvant  se  placer 


BOUILLEURS 


Bouilleur  (fig. 
11365)  vu  monté 
sur  son  réchaud 
avec  rampe  à  gaz. 

11365. 


Bouilleur  embouti, 
émail  blanc,  bord 
bleu. 


Bouilleurs  1 

Les  mêmes,  1 

emboutis  émr 
en  cuivre  pol 

Lil  blanc,  bord  bleu,  grille  à  bords  relevés  avec  couvercle  à  desré  i 
.1  (fig.  11366),  étamé  intérieurement.  ® 

[fig.  11366).  Modèle  déposé. 

Largeur. 

Profondeur. 

Capacité 

Prix  ^du  bouUleur 

^  Prix^du 

En  émail  sans 

nickelé  S’adap°t*ant“à  toœ “^“réchauds 
des  bouilleurs  ci-contre. 

En, émail. 

En'  • 
cuivre  poli. 

300 

350 

450 

"90 

130 

80 

90 

10° 

I  % 

3 

5 

34611 

34612 

34613 

34614 

34615 

34616 

34620 

"34621 

34622 

34623 

34624 

34625  1 

34632  1 

34633 1 

34634 

34635 

34636 

34637  1 

34640 

34641 

34642 

34643 

34644 

34645 
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Etuves  des  I)rs  Gross  et 
Barthélemy  (fig.  11362) 
pour  la  stérilisation  par  les 
vapeurs  de  formol,  des 
instruments,  gants,  panse¬ 
ments. 

34590.  32  X  12  X  14  %. 

34591.  La  même,  avec  chauf¬ 
fage  électrique. 

34592.  40  X  14  X  T.r^X- 

34593.  La  même,  avec 
chauffage  élec- 

34594-  45  X  18  X  22^. 
34595-  La  mêmefa-vec 
chauffage  élec- 

n  n  n 


Fig.  11368. 

34650.  Bouilleur  à  angles  arrondis,  en  cuivre  rouge  fort, 
entièrement  poli  et  étamé  intérieurement  avec  robinet 
de  vidange,  o™,45  x  o™,i5  x  o“,i2  ds  hauteur 
(hauteur  totale  du  bouilleur  et  de  la  galerie  à  gaz 
21  %).  Ce  bouilleur  est  monté  snr  une  galerie  ajouree 
avec  rampe  de  chauffage  au  gaz  soutenue  par  2  sup¬ 
ports.  Le  couvercle  eét  à  charnières  et  s’ouvre  auto¬ 
matiquement  par  le  mouvement  de  la  pédale  qui 
sortir  en  même  temps  le, panier  perforé  (fig.  1136®)- 
34651.  Le  même,  nickelé. 

34652.  Avec  chauffage  à  aXcool,->supplément. 

34653.  Le  même,  sans  mouvement'  à  pédale,  en  moins. 
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34560.  La  pièce.  165  1) 

34561.  Supprimé. 

34562.  ia  190 

34563. 


—  245 


34564. 

34565.  —  270 

34566.  —  480^ 

34571.  —  145 

34572-  —  Ï55 

34573-  —  165 

34574-  —  .175 

34575-  —  185 

34576.  —  220 

34577-  —  250 

34578.  —  285. 

34579-  —  3ÎO' 

-34580.  —  330 

34581.  —  22 

34582.  Supple- 

34590.  La  pièce.  32b 
"34591  iio  volts  450 
-  34591.  220  volts  500 
La  pièce.  530 
34593-  no  volts  580 
34593:  220  volts  620 
34594- ■t.a/’îecg.  715 
.-,34595-  no  volts  750 
34595.  220  volts  800 
34611.  lire  2 - 
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La  pièce.  45 
34674.  -  •  Ÿ7 

34675-  —  80 

34676.  Lire  dia¬ 
mètre  O  “,30  95 

34677-  supprimé 
34681.  La  pièce  200 
34682.  —  250 

34683.  —  290 

34684.  —  300 

34685.  Supprimé. 
34687.  Supplé- 


34690.  Lire  laqué 


.35 


3469 

3469 

3469 

3470 
3470 
3470 
3470 

3470 

3471 
3471 
3471 
3471 
3471 

34^ 

3471 

3472 

34723 

34724 

34725 

34726 

34727 

34728 

34729 

34730 
34736 


34737 

34738 

34739 

34740 

34741 

34742 
34754 
34755- 
34756. 
34757. 
34758- 

34759- 

34760. 

34761. 

34775. 

34776. 

34777- 

34778. 

34779. 


Supprimé. 
La  pièce.  50 
—  40 

Supprimé. 

Supprimé. 

Supprimé. 

Supprimé. 

La  pièce.  15 

Supprimé. 

Supprimé. 

Supprimé. 

La  pièce.  16 


Supplém. 
M  pièce. 


ACCESSOIRES  EN  ÉMAIL  ET  VERRERIE 

Bouilleurs  cylindriques  pour  la  stérilisation  des  linges  à  Boîte  à  compresses  nouveau  modèle,  emboutie  émaU  blanc,  bord 
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Fig.  11404. 

34848.  Cuvette  ovale  en  %  cristal 
260  Z  X  190  Z-  Fa  pUc, 
„  (fig.  11404). 

34849.  Cuvette  à  pansements  ovale, 
emboutie,  fond  rond,  émail 
blanc,  bord  bleu.  Longueur 
250  Z>  profondeur  60  Z, 
capacité  I  litre  1/2- 

34850.  La  même,  plus  grande,  longueur 
270  Z,  profondeur  100  %, 
capacité  3  litres. 

Cuvette  àpansements  ovale,  emboutie, 
fond  plat,  émail  blanc,  bord 
bleu  (fig.  11405). 

34851.,  32  %,  capacité  3  litres  %. 

34S52.  35  —  —  5  — 

34853.  38  —  —  6  —  I 


PLATEAUX  ET  CUVETTES 


Fig.  11405. 

Plateaux  rectangulaires  cü 
tôle  forte  emboutie,  émaillée 
blanc,  bord  bleu  (fig.  11406) 

Série  ordinaire. 


BAINS  DE  BRAS,  DE  JAMBES,  etc. 

10.  Bam  dp  main  t.  ' 


Fig.  11413. 


34930.  Bain  de  main  embouti  (fig.  11412.  Lon- 
gueur  du  haut  47  %,  longueur  du  fond 
30  Z.  largeur  15  %,  hauteur  ii  Z,  conte¬ 
nance  ;  5  litres. 

Bain  de  main  embouti,  fond  élargi.  Lon¬ 
gueur  du  haut  42  %,  longueur  du  fond 
liauteur  ii  Z.  capa¬ 
cité  ;  5  litres.  (Fig.  11412) . 

îain  de  bras  embouti,  émail  blanc,  bord 
bleu.  Longueur  du  haut  60  Z,  largeur 
30  capacité  :  13  litres. 

(Fig.  11413). 

34935-  Bain  de  mi-jambe  simple,  nouveau  modèle 
émail  blanc,  bord  bleu  (fig.  11414).  Lon- 
gueur  du  haut  46  Z,  largeur  du  haut 
25  Z.  hauteur  31  Z  V2,  capacité  ;  16  litres. 


34932. 


SUPPORTS  POUR  PANSEMENTS  DE  JAMBES 

247  -îni-Sj 


34936.  Bain  de  mi-jambe  double.  Longueur  du 
^  haut  31  Z,  hauteur 

32  Z>  capacité  ;  24  litres.  Prix. 

i5-pe“rme\&=f  “«èr^j 

de  prendre  l^h^in  H®® 

Petit  modèle.  Grand  modèle. 

i  iarger"  f 

Hauteur .  47  —  60  — 

.  litres.  36  litres. 

He6^a;^enpiu;.-.Ï.V.V 

MANNEQUIN  POUR  EXERCICES  DE  PANSEMENTS 

“CSem  pansements,  sur  trépied.  Modèle  homme,  34956- 

Modèle  femme.  34957-  Location  de  mannequins  articulés,  34958,  par  mois. 


Producteur  d’air  chaud  et  d’air  froid 

s’adaptant  sur 

le  moteur  de  l’appareil  pour  massage  vibratoire. 


du  corps  chauffant  ;  400  watts 
Sur  demande  celui-ci  peut-être  d’une  puis'^ïcfe  autre. 


par  la  manœuvre^d^fa  manettî  l'^d^r'^t''  s’obtiennent 
dans  l’intérieur  du  socle.  ^  ^  interrupteur  fixé 

nette  «^«teur  se  fait  par  la  ma- 


^«r  Élle  peut  être  fournie  chromée, 

Le  flexible  est  en  aluminium  poli,  sans  joint. 
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34848 

34849 

34850 
34851" 

3485- 
34853 

34859 

34860 

34861 

34862 

34863 

34864 

34865 

34871 

34872 

34873 

34874 

34875 

34876 

34877 
3487* 

34879.  — 

34880.  — 

34881.  — 

34887.  ^ 

34888.  — 

34889.  — 

34890.  — 

Lire  370  X 
34892.  La  pi 

34893-  — 

34894.  — 

34896. 

3489 

3490 
i 34903 
I 34905 

34906 

34907 

34910 
3491“ 

J  3491 

34913 

34916 

I  3491; 

34911 

34930 

34931 

34932 

34935 

34936 

34940 

34941 
,  34942 
i  34943 
1  34949 
I  34950 
' 34951 
34956 
3495; 

3495! 


=  ■  & 


EXAMEN  DU  SANG 


Fig.  11440. 

34993.  Hématimètre  selon  Malassez  pour  la  numération 
des  globules  rouges  (fig.  11440),  en  boîte  gainerie. 
34994.  être  ou  échelle  de  Tallquist  pour 

Ssoi  a  compa¬ 

raison  avec  une  échelle  de  couleurs. 

34995.  Hémoglobinomètre  de  Salhi,  en  boîte  gainerie. 


Fig.  11441. 


34997.  Hematimètre  de  Thoma  pour  la  numération  des 
globules  rouges  et  blancs  (fig.  11441)  en  boîte 
gainerie.  y»  eu  uuite 

34998.  Viscosimètre  de  Hess  pour  la  détermination  de  la 
viscosité  sanguine. 

34999.  tiéphrométrique  des  c.  Llan  et 

35000.  de  Grigault  pour  le  dosage  de^la 


'  BAINS-MARIE 


Fig.lll442. 

35001.  Cellule  du  Dr  Nageotte  pour  la  recherche  des  glo¬ 
bules  rouges  (fig.  11442),  en  boîte  gainerie  ^ 

35002.  pour  déterminer  le  poids  Spécifique  du 

sang  ,  gradue  de  i  040  à  i  080,  avec  petit  cylindre 
en  verre,  en  boite  gainerie. 

Fig.  5743.  ^ 

4885.  Lancette  à  curseur  du  Dr  Bensaude  (fig  5748) 
pour  prelever  les  gouttes  de  sang  pour  l’analyse. 


Fig.  11451 


Fig.  11452. 

3c  virole  à  air  (fig.  11451). 


Bec  Bunsen  droit 
35026.  De  om,oic 
35027.  De  om!oi2 
35028.  De  om.ois.' 

35031.  Bec  Bunsen  de  om.oio  droit  avec 
350,2  ^  ™b“et  de  gaz 

35032.  :^o  Bunsen  avec  veilleuse.^ 

+p1u.-  couronnement  mé- 


35037. 


emp 

a  l’intérieur. 


35039.  Bec  cintré  de  Berthelet 
11454). 

Groupe  de  becs  Bunsen  sur 
(fig.  11453). 

35042.  De  4  becs,  i  couronne,  : 

35043.  De  8  —  2  couronnes, 

35044.  De  10  —  2  —  2  — 

35045.  De  12  —  2  —  2  — 

35046.  De  15  —  3  —  3  _ 

35047.  De  18  —  3  _  3  _ 

Chaque  bec  en  plus. 

35050.  Support-réchaud  en  fer  pour  bec  Bunsen  droit. 
35051.  Le  même,  pour  bec  Bunsen  cintré. 


P^APIER~ët~FÎLs7^  .  rue  do~Rivnli,  'PA'ptS 


Bains-marie  coniques  en  cui¬ 
vre  rouge  avec  rondelles  con¬ 
centriques,  dont  une  percée 
de  trous  ;  munis  d’un  cou- , 
vercle.  Niveau  constant  eu  ' 
cuivre.  Sur  trépied  en  fer 
(fig.  11456). 

35055.  De  om,20. 

35056.  De  om,25. 

35057.  De  o”>,3o. 

.35058.  De  o“,35. 

■35059.  De  o>“,4o. 

Lee,  mêmes,  avec  niveau  c 
tant  composé  d’un  ballon 
en  verreet  d’une  éprouvette, 
i  35061.  De  om,20.  I 

135062.  De  o“,25. 

35063.  De  om,3o.  I 

Bain-marie  ftjrme  bassine, 
déliés  concentriques,  dont  u 
constant  en  cn^e  'sur  tré^TefleT  ^g.  7145’^^' 
I  De  oni,3o.  ’■ 

Les  memes,  sans  niveau  constant  !  85071.  De  o'a72o. 

(  35072.  De,d“,3o. 

Trépieds  fer  pour  lesdits,  sans  niveau  constant,  j  85076.  De  om,20. 

niveau  constant.  !  85079.  De  c 
(  35080.  De  c 


fnêmes,  ; 


Fig.  11457. 


35064.  De  oi»,35. 
35065.  De  oai,4o. 


I  35077.  De  o'n,'3o.’ 


35095 

35096 

35097 
3509* 
35099 

35i< 

35103 

35104 

35105 

35106 

35108 

35109 

35110 

■35113 

35116 

351 17 

35118 
3512 

35122 

35125 

35126 

35129 

35130 

35148 

35149 

35150 

35151 
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-  ,  685 

—  ,  470 

_  Supplément 

modèle  de  35.  573 

modèlede  30.  360 

35162.  La  pièce.  320 
35163.  —  400 


35164 

35165 

35166 

35170 

35171 

35172 

35173 

35176 

35177 
3517* 
35179 
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STÉRILISATEURS  ET  ÉTUVES  (Suite) 


Étuve  pour  fermentations 
tures  à  double  paroi,  cuivre  rouge 
poli,  avec  tubulure,  tablette  inté¬ 
rieure  mobile,  porte  à  double 
vitrage,  brûleur  à  gaz  et  régulateur 
de  Chancel  (fig.  11493). 
Dimensions  intérieures  : 

35198.  o“,i4  carré. 

35199.  om,i6  — 

35200..  O™, 18  — 

35201.  0”,22  — 

35202.  Supplément  pour  régulateur- 
bimétallique. 

35203.  Les  mêmes,  à  chaulïage  élec¬ 
trique,  avec  régulateur  bi¬ 
métallique. 

35204.  Les  mêmes, 

métallique . 

Étuve  de  Liébig  e 

double  paroi,  a  ^ 
accrocher  au  mur,  porte  à  ventouse. 
35207.  O™, 14  carré. 

35208.  om,i6  — 

35209.  om,i8  — 

Pied  fer  pour  les  étuves  ci-dessus. 
35211.  010,14. 

35212.  o“',i6. 

35213.  om.iS. 

35215.  Brûleur  pour  lesdites,  avec 
robinet  et  cheminée  en  toile 
métallique . 


CENTRIFUGEURS 


Centrifugeur  à  main  à  i  vitesse,  tête 
à  2  tubes,  complet  (fig.  11502)  avec 
sa  presse  pour  fixer  à  la  table. 

35260.  Modèle  perfectionné. 

35261.  —  ordinaire. 

35262.  Le  même,  avec  tête  à  4  tubes. 

Centrifugeur  à  main  à  2  vitesses 
permettant  l’emploi  de  Thémato- 
crite.  Complet  avec  hématocrite. 

35265.  Modèle  ordinaire. 


35266.  Modèle  perfectionné. 

35267.  Le  même,  avec  tête  à  4  tubes. 

35269.  Centrifugeur  hydraulique 
marchant  sur  pression  de  15 
à  20  mètres. 

35270.  Le  même,  avec  tête  à  4  tubes. 

35271.  Centrifugeur  électrique  pour 
courant  continu  iio  v.,  4  tu- 
b^s  de  15  cc.  tournant  à 


Etuve  de  Schrlbaux  pour  fermenta¬ 
tions  et  cultures  avec  régulateur 
bimétallique  donnant  des  tempéra¬ 
tures  invariables  jusqu’à  50°.  En 
bois,  tubes  à  circulation  d’air 
chaud.  Porte  double  verre,  étagères, 
ventouse,  brûleur  à  gaz  (fig.  11494). 
Dimensions  intérieures  : 

H.  L.  P. 

35221.  0,50  X  0,30  X  0,20,  2  plateaux. 

35222.  0,60  X  0,40  X  0,30,  2  — 

35223.  1,00  X  0,50  X  0,37,  3  — 

35224.  1,15  X  0,70  X  0,45,  4  — 

35225.  1,30  X  0,75  X  0,50,  4  — 

Les  modèles  i  mètre  et  au-dessus  sont  à 
2  portes. 

Supplément  pour  réfrigérant  à  circu¬ 
lation  d’eau  pour  températures 
inférieures  à  la  température  am¬ 
biante  pour  les  étuves  de  : 

35228.  c 

,60  X  0,40  X  0,30. 

0.50  X  0,37. 

0,70  X  0,45. 

0,75  X  0,50. 

35233.  Thermomètre  pour  les  étuves 
ci-dessus.  ' 

35234.  Les  mêmes,  chauffage  au 
pétrole . 

35235.  Les  mêmes,  chauffage  élec- 


35272.  Avec  protecteur,  fig.  11503. 
Supplément. 

35275.  Le  même,  pour  courant  alter¬ 
natif,  42  ou  50  périodes, 
sans  protecteur. 

35276.  Avec  protecteur,  fig.  11503. 

35277.  Rhéostat  de  démarrage  spé¬ 
cial  pour  centrifugeurs . 

35278.  Tubes  d’aluminium  avec  bague. 

35279-  —  pour  hématocrite  gradué. 


Fig.  11495. 

Entonnoir  à  filtrations 
chaudes  en  cuivre 
rouge  poli  avec  enton¬ 
noir  en  verre  formant 
double  paroi,  appén- 
dice  latéral  e-ti-^tube 
pour  le  dégaggéient  de 
la vapeur,__ÿ(fr pied  de; 
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Fig.  11503. 

cigtNS.  250 


Filtre  de  Chamberland,  système  Pasteur,  composé  d’u 
bougie  filtrante  renfermée  dans- un  tube  en  cuivre 
mckele  avec  robinet,  pour>ïictionner  à  la  pression 
iriitres")  =  environ 

35300.  L’appareil,  complet  (fig.  11515). 

353°i.  Bougie ‘de  rechange. 

35302.  Boâdelles  caoutchouc  de  rechange. 


riLiKiL;:^ 


Filtre  pour  stériliser  les  liquidés  à  froid,  comprenant  u 
réservoir  en  cuivre  rouge- étamé  intérieurement 
nant  le  liquide  à  stériliser,  avec  couvercle  er 

manomètre  à  2Jeg.  ;  un  filtre  eu  cuivre  nk _ 

bougie  se  vjssânt  au  robinet  du  réservoiri'sur  pied  en 
(fig  aspirante  et  foulante-de  Gay-Lussao 

35305^’appareil  complet. 

35^^.  Bougie  de  rechange. 


ACCESSOIRES  POUR  LABORATOIRES 

ANALYSES  D’URINES 


Fig.  11520. 

Uréomètre  d’Ambard-Haclln  (fig.  11520) 
de  Regnard. 

—  .de  Moreigne. 

Fiole  conique  d’Erlenmeyer  (fig.  11522) 
Saccharoinètre  à  fermentation  du  Dr  Élnhorn 
ffig"^  115215*'^  qualitative  du  sucre  dans  l’urine 
ordinaire  po 


Pipette  ordinaire  pour  analyse  d’- 
35326,  — 


Pipette  jaugée  è 


TUBES  A  ESSAIS 


Lampes  à  alcool  en  vei 
35340.  Diamètre  45  %. 
35341-  —  56  Z-  ■ 

35342.  —  68  %. 


Tubes  à  essais  (fig.  11524). 

35347-  120  %  X  12  La  douzaine. 


35348 

35349 

35350 

35351 
35352. 


140  %  k  14  %. 
150  Z  X  16  %. 
170  %  X  17  X 
180  Zx  18  Z- 
20o:ZiX  20  %. 


t,  capacité 


Supports  en  bois  pour  tubes  à  essais 
35354.  Pour  6  tubes. 

35355. 


—  35356.  — 


DRAPIËRetï^Ls7^rrruë~dë~Rh|:5ïî7^PÂ^ 


Fig.  11526. 

35358.  Pince  en  bois  pour 
tubes  à  essais  (fig.  11526) 
35359.  Agitateurs  en  verre 


lOiAivioi  f^vvl-aA/^c^ 


I 35445 
' 35446 
35447 
35449 
3545° 
35451 
35455 

35457 

35458 

35463 

35464 

35466 

35467 
35467 
35467 
35467 
35467 
35467 

35467 

35468 

35469 

35470 
, 35471 

35472 

35473 
I 35474 
I 35475 

35476 

35477 

35478 

35479 

35480 

35481 

35482 

35483 

35484 

35485 

35486 

35487 


—  5-25 

—  3-30 

—  5-50 
3-50 

—  7-50 

=  tTo 

—  5-25 


Verres  à  pied  (fig.  11532). 


35468 

35470 

35472 

35474 

35476 

35478 

35480 

I  35482 


35469 

35471 

35473 

35475 

35477 

35479 

35481 

35483 


PORTE-FLACON 


PLATEAUX  et  CUVETTES 

(voir  page  247). 


Fig.  11533. 

5  flacons  de 
15  gr.  en  verre  blanc  et  de 
couleur  (fig.  11533)  bouchés 
à  l’émeri. 

35485.  Le  même,  pour  flacons  de 
30  gr. 

35480.  Etagère  en  métal  nickelé,  pour  10  flacons  sur  2  rangées. 
35487.  La  même,  pour  18  flacons  sur  3  rangs. 

35360.  Flacons  en  verre.  La  pièce. 

35361.  —  avec  étiquette  gravée. 


Fig.  11538. 

35422.  Spatule  en  platine  montée  sur  tige  verre  pour  ense 
mencer  les  milieux  de  culture  (fig.  11538). 

20900.  Scalpel  fin,  manche  ébène  (fig.  11540). 

15425.  Le  même,  manche  métal. 

Ciseaux  forts  (voir  page  3). 

35455-  Ciseaux  ordinaires  pour  couper  le  papier,  le  caout¬ 
chouc,  etc. 

35457-  Aiguille  à  dissection  pointue,  pour  dilacérer. 

35458-  —  —  lancéolée. 

Aiguilles  de  Reverdin  (voir  page  12). 

Sondes  cannelées  (voir  page  35). 

Stylets  (voir  page  35). 

Instruments  pour  vaccination  (voir  page  32). 
Seringues  et  aiguilles  (voir  page  16  à  20). 

Trocarts  (voir  page  23). 

Trépanation  (voir  page  194). 

Curettes  (voir  page  191). 

TABLES  DE  LABORATOIRE 

(Voir  page  230,  fig.  11158). 


coniques. 

35365.  15  grammes. 
35366.  30  — 

35367.  50  — 

35368.  75  — 

35369.  150  — 

35370-  250  — 

35371-  500  — 

35372.  I  litre. 

35373-  2  litres. 


35375-  15  grammes. 

35376.  30  — 

35377-  50  — 

35378.  75  — 

35379.  150  — 

35380. 250  — 

35381.  500  — 

35382.  I  litre. 

35383.  2  litres. 


Ciseaux  fins  pointus  pour 
dissection  fine,  droits  (fig. 

11543). 

Lesmêmes,  courbes  (fig,  11544). 


*20920.  Pince  à  dissection  microscopique  droite  (fig.  11550). 
*35431.  La  même,  courbe. 

Pinces  à  dissection  (voir  page  10). 

20931.  Pince  de  De- 
brandt  pour  tenir 
les  lames  (fig.  6082).  Fig.  10929. 

32068.  Pince  hémostatique  à  ressort 
pour  artères  (fig.  10929), 
mors  spatulés. 

35463.  La  même,  mors  droits. 
35464.  —  courbe. 


20927.  Spatule  pour  lever  les  coupes 
35466.  Lame  porte-objets,  76  x  26  %. 
35467-  Lamelle  couvre-objet,  12  x  12.  - 


14x14,  -  16x16, 


31848.  Presse-tube  de  Mohr  (fig.  108401 
31849.  Presse-tube  à  levier.  ' 

31850.  —  à  vis  (fig.  10844). 
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Fig.  10844. 
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I  Voir  à  la  fin  du  tarif 
U  tableau  des  grossisse¬ 
ments  pour  -fkjpctifs  et 


35517 

20922 
20924. 

<>35530-  — 

❖35531-  — 
<>35536.  — 
<>35537-  — 
<>35538-  — 
❖35539-  — 
❖35540-  — 
❖35541-  — 
❖35542-  — 
❖35543-  — 
❖35544-  — 
❖35550-  — 
❖35551-  — 
❖35552-  — 

❖35554- 

❖35555 

❖35556 

❖35557 

❖35558 

❖35560 

❖35585 

❖35586 


❖35587 

❖35588 

❖35589 

❖35590 

❖35596 

❖35597 

❖3559! 

❖35599 


Page  256  | 

«  Les  prix  de  nos 
appareils  orthopé¬ 
diques,  bandages,  I 
ceintures  etc.  portés 
de  la  page  256  à  279 
sont  établis  pour  le 
public  ;  nos  condi¬ 
tions  spéciales  pour 
le  corps  médical  sont 
adressées  sur  de- 
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BANDAGES  —  CEINTURES  —  BAS  ÉLASTIQUES 

POINTES  DE  HERNIES  ET  HERNIES  DU  VOLUME  D’UNE  NOIX 


Bandages  simples 


Les  bandages  de  la 
série  figure  2  sont  faits 
avec  une  garniture  large 
et  bien  coussinée,  ils 
sont  destinés  à  des  sujets 
exerçant  des  travaux 
fatigants  ou  à  des  her- 
nieux  maigres. 

Fig.  2. 

Modèle  courant .  N»  500  |  Fin .  N»  501 


Les  bandages  de  la 
série  figure  4  sont  desti¬ 
nés  à  des  sujets  n'exer¬ 
çant  pas  de  travaux 
pénibles,  le  ressort  est 
étroit  et  la  garniture 
très  ajustée  donne  un 
ensemble  léger. 


Fig.  4. 


Modèle  fin  (fig.  4) .  N“  502  |  Extra-fin .  N»  503 


Bandages  doubles 


Les  bandages  de  la 
série  figure  3  sont 
faits  avec  une  garni¬ 
ture  large  et  bien 
coussinée,  ils  sont 
destinés  à  des  sujets 
exerçant  des  travaux 
fatigants  ou  à  des 
hernieux  maigres. 


Modèle  courant .  N“  505  |  Fin .  No  506 

Les  bandages  de 
la  série  figure  5  sont 
destinés  à  des  sujets 
n’exerçant  pas  de 
travaux  pénibles,  le 
ressort  est  étroit,  la 
garniture  ajustée 
donne  un  ensemble 
léger. 

Fig.  5. 

Modèle  fin  (fig.  5) .  N»  507  |  Extra-fin .  N“  508 


Bandage  à  ressort  circulaire  dit 
"  Camper 

Le  ressort  de  ce  bandage  entoure  les  9/10°  du 
bassin  et  par  suite  de  ce  dispositif  ne  prend 
pas  de  point  d’appui  sur  la  colonne  verté¬ 
brale,  endroit  où  la  pression  des  bandages  est 
moins  bien  tolérée.  C’est  le  plus  confor- 
table  de  tous  les  bandages  et  celui  qui  a  la 
plus  glande  fixité.  Il  convient  à  tous  les 
liernieux  en  général,  et  en  particulier  aux 
personnes  sensibles  et  aux  vieillards  chez 
lesquels  les  fesses  souvent  fuyantes  ne 
permettent  pas  aux  bandages  ordinaires  de 
tenir  en  place. 

Modèle  courant.  N”  509  |  Fin  (fig.  9)  N°  510 


Bandage  simple  à  brisures  de  Drapier 
et  à  pelotes  mobiles. 

Ce  modèle  se  recommande  par  sa  douceur 
au  point  d’appui  de  la  colonne  vertébrale  et 
par  l’ejjtrême  facilité  avec  laquelle  chacun 
ses  pelotes  ou  ressorts  peuvent  être 
remplacés  ■ 

Modèle  fin  (fig.  71 .  N»  511 


Fig  8. 

Bandage  double  à  brisures  de  Drapier 
et  à  pelotes  mobiles. 

Ce  modèle  se  recommande  par  sa  douceur 
au  point  d’appui  dorsal  et  par  l’extrême 
facilité  avec  laquelle  chacun  de  ses  pelotes  ou 
ressorts  peuvent  être  remplacés. 

Modèle  fin  (fig.  8) .  N"  512 


Fig.  10. 

Bandage  double  à  ressort  circulaire. 

Dans  les  bandages  doubles,  la  pression  au 
niveau  des  apophyses  épineuses  de  la  colonne 
vertébrale  est  toujours  assez  pénible  ;  le 
modèle  figure  10  évite  cette  pression  qui  se 
répartit  sur  les  côtés,  le  ressort  passe  comme 
un  pont  sur  le  rachis.  C’est  le  plus  confortable 
des  bandages  doubles  et  celui  qui  a  la  plus 
grande  fixité.  H  convient  à  tous  les  hernieux 
et  en  particulier  aux  personnes  sensibles  et 
aux  vieillards  aux  fesses  plates  ou  fuyantes. 
Modèle  courant.  N°  513  |  Fin _  N»  514 
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HERNIES  DU  VOLUME  D’UN 

Bandages  simples 

Les  bandages  de  la 
ne  figure  12  sont  faits 
:c  une  garniture  large 
CL  bien  coussinée,  ils 
sont  destinés  à  des  sujets 
exerçant  des  travaux 
fatigants  ou  à  des  her- 
nieux  maigres. 

Modèle  courant.  N»  520 
—  fin  (fig.  12)  N°  521 


c  f  mes 


oecona 


Les  bandages  de  la  série 
figure  14  sont  destinés  à 
des  sujets  n’exerçant  pas 
de  travaux  pénibles,  le 
ressort  est  étroit  et  la 
garniture  très  ajustée  donne 
un  ensemble  léger. 

Modèle  fin .  N»  522 

—  extra-fin. .  N“  523 


nig.  18, 

Bandage  à  ressort  circulaire  dit 
“  Camper 

Le  ressort  de  ce  bandage  entoure  les  9/10®  du 
bassin  et,  par  suite  de  ce  dispositif,  ne  prend 
pas  de  point  d  appui  sur  la  colonne  verté- 
bandages  est 

la  moins  bien  tolérée.  C’est  le  plus  confortable 
a  la  plus 

grande  fixité.  Il  convient  à  tous  les  hernieux 
cfnSKi  particulier  aux  personnes 

sensibles  et  aux  vieillards  chez  lesquels  les 
fesses  souvent  fuyantes  ne  permettent  pas 
ordinaires  de  tenir  en  place 
Modèle  fin  (fig.l8).N<>529  |  Extra-fin.N<'530 
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ŒUF  DE  POULE  OU  DE  DINDE 

Bandages  doubles 


Les  bandages  de  la 
série  figure  13  sont 
faits  avec  une  garni¬ 
ture  large  et  bien 
coussinée,  ils  sont 
destinés  à  des  sujets 
exerçant  des  travaux 
fatigants  ou  à  des  her¬ 
nieux  maigres. 

Modèle  cou¬ 
rant  .  N"  524 

Modèle  Fin. .  N»  525 


Collection  Drapier  et  Fils. 

Fig.  2  bis.  —  Hernie  gauche  du  volume 
d  un  œuf  (2®  degré). 

Pour  les  mesures,  voir  page  260. 


Fig.  15. 


Les  bandages  de  la 
série  figure  15  sont  desti¬ 
nés  à  des  sujets  n’exer¬ 
çant  pas  de  travaux 
pénibles,  le  ressort  est 
étroit,  la  garniture  très 
ajustée  donne  un  en¬ 
semble  léger. 

Modèle  fin .  N»  526 

—  extra-fin  N»  527 


Fig.  17. 

Bandage  simple  à  brisures  de  Drapier 
et  a  pelotes  mobiles. 

Ce  modèle  se  recommande  par  sa  douceur 
au  point  d  appui  de  la  colonne  vertébrale  et 
^  extreme  facihté  avec  laquelle  chacun  de 
ses  pelotes  ou  ressorts  peu  vent  être  remplacés. 


Fig.  19. 

double  à  brisures  de  Drapier 
et  a  pelotes  mobiles. 

recommande  par  sa  douceur 
facilité  P  P"' l’extrême 
lacilité  avec  laquelle  chacun  de  ses  pel  tes 
ressorts  peuvent  être  remplacés 


-  - -----““pcuvenretreremplacés.  ou  ressor+r  ^  Z  P^l  ^s 

Modèle  fin  (fig.  17) .  N- 531  Lr  etre  remplacés. 

‘  .  N  531  I  JVTodèle  fin  (fig.  19) .  533 


--  double  à  ressort  circulaire. 

Dans  les  bandages  doubles,  la  pression  au 
niveau  des  apophyses  épineuses  de  la  colonne 
vertébrale  est  toujours  assez  pénible  ;  le 
mod^e  figure  20^  évite  cette  pression  qui  se 
repartit  sur  les  côtés,  le  ressort  passe  comme 
un  pont  sur  le  rachis.  C’est  le  plus  confortable  ' 
des  bandages  doubles  et  celui  qui  a  la  plus 
grande  fixité.  H  convient  à  tous  les  hernieux 
et  en  particulier  aux  personnes  sensibles  et 
aux  vieillards  aux  fesses  plates  ou  fuyantes. 

Modèle  fin  (fig.  20) .  N®  533 

—  extra-fin . . .  534 


Fig.  26. 
double  anatomique  pour  hernies 


Modèle 

fin 


Hernies  du  Troisième  Degré 

HERNIES  INGUINO-SCROTALES  ET  SCROTALES 

Bandages 


I  bandage  à  ressort  circulaire  (fig.  224). 

leur'e  “stle  ^ r^h^  constituent  u^e  véritable  infirmité  empoisonnant 

lor?q°u4lfes's*ont'eSièremen-??ériurH^^^  maintien  de  ces  grosses  hernies  scrotales  et 
tendon!  salfquefquès  exce^^^^^^^^  ‘certitude  de  leur  cou¬ 

des  adultes  jeunes  notamment,  des  hernies  scrotales  au  point  de  1m  mmlner“u 
n  exigeant  plus  que  le  maintien  d’un  bandage  léger  ^  ramener  au  i  degre, 

Pour  les  mesures,  voir  page  260. 


Fig.  24. 


Fig.  25. 


Bandage  à  pelote  anatomique  avec  ressort 
large  circulaire  de  Camper .  ÿl»  545 


Fig.  27. 

Bandage  double  à  ressort  circulaire  pour 
hernies  de  volumes  inégaux. 

Modèle  fin .  N»  546 


es  bandages  de  la  série  figure  25  st 


à  l’exclusion  dt _ 

Grâce  au  ressort  de  Cam 
malgré  la  grande  puiss 


(fig.  24)  qui  embi 
maigre  la  grande  puissance  de  son  large  r( 
mieux  toléré  que  les  bandages  figure  23^ 


toSqïe 


ile.^  La  pdote  large^e 
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Quand  une  hernie  scrotale-épiploïque  ne  rentre  plus 
pris  des  proportions  considérables,  nous  employons  l’appareil 
suspenseur  ci-contre  dont  la  poche,  en  tissu  peau  de  diable, 
offre,  en  même  ^temps  qu’une  grande  douceur,  une  grande 

U  large,  bordée  de  peau 


GROSSES  HERNIES  SCROTALES  IRRÉDUCTIBLES 


de  chamois,  a  pour  but  de  soutenir  non  seulement  la  poche, 
mais  encore  de  s’opposer  à  la  sortie  de  nouvelles  portions 
intestinales. 

Dans  certains  cas  :  réduction  partielle  de  la  hernie,  dila¬ 
tation  considérable,  etc.  ;  une  pelote  herniaire  fixée  à  l’inté¬ 
rieur  de  la  ceinture  rend  de  grands  services. 


Photographie  du  scrotum  prise"d’après  un  moulage,  hernie 
irréductible  énorme  chez  un  obèse.  Circonférence  du  scrotum 
horizontalement  96  %,  hauteur  38  %. 


Fig.  29. 


hig.  5  bzs.  —  Collection  Drapier  et  Fils. 

Sujet  atteint  de  hernie  scrotale  épiploïque  droite  irréductible. 


bandages  pour  SUITES  d’OPÉRATIONS 


Fig.  30. 

Dans  les  bandages  pour  suites  d’opérations, 
nous  nous  proposons  simplement  de  soutenir  la 
■  cicatrice  sans  la  comprimer  brutalement.  Les 
ressorts  employés  sont  très  souples  et  les  pelotes 
plates  sont  très  moelleuses. 

(Voir  également,  page  265,  fig.  74  et  75,  les 
modèles  de  ceintures  que  nous  recommandons 
particulièrement  pour  les  suites  d’opérations.) 
Bandage  simple,  fin,  pelote  fixe .  N”  555 

—  double.  —  .  . ,  . .  N"  557 

Bandage  simple,  fin,  ressort  à  coulisse .  N"  556 

—  double.  —  N»  558 

Bandage  simple  fin,  ressort  circulaire  (fig.  30) .  N"  559 
Le  même,  double .  N“  560 


ouivant  la  taille .  551 

Pelote  herniaire,  en  plus .  552 

Mesures  ; 

Donner  la  circonférence  sur  le  gros  du  bassin. 

T  „  ,  i  scrotum  dans  le  sens  horizontal. 

Lonpeur  du  scrotum  en  allant  d’un  entre-jambe  à  l’autre 
Quel  est  le  cote  du  scrotum  qui  est  le  plus  gros? 

De  quel  côté  la  verge  se  trouve-t-elle  déplacée? 

“  PELOTE  CONCAVE 


Fig.  31. 

Dans  les  hernies  irréductibles,  peu  volu¬ 
mineuses,  nous  employons  des  bandages  à 
pelote  concave  pour  localiser  la  tumeur.  Sou¬ 
vent,  à  la  suite  de  cette  compression  prolon¬ 
gée,  la  hernie  cède  peu  à  peu  ;  on  rembourre 
alors  progressivement  la  pelote  pour  main¬ 
tenir  la  compression  de  la  hernie  jusqu’au 
jour  où  la  réduction  étant  totale,  nous  substi¬ 
tuons  un  bandage  à  pelote  convexe  à  celui 
à  pelote  concave. 

Modèle  courant  fin .  N°  561 

—  courant,  '  ressort  circulaire 

(fig.  31).  N“  570  I  Le  même,  fin.  N“  563 
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Fig.  28.  —  Collection  Drapier  et  Fils. 


On  aperçoit  sur  le  côté  droit  de  la  photographie  l’arrondi 
un  testicule  et  un  peu  en  bas  et  à  droite  le  méat  urinaire, 
la  verge  ayant  complètement  disparu  dans  la  masse  herniée. 
BANDAGES  POUR  BAINS  ET  POUR  LES  CLIMATS  TROPICAUX 
Pour  les  bains  ou  la  natation,  nous  conseillons  l’emploi  de  nos  bandages  spéciaux  avec  pelote 
et  ressort  entierernent  recouverts  de  gomnie  et,  de  ce  fait,  absolument  imperméables. 

Les  memes  podèles  sont  également  recommandés  pour  les  pays  tropicaux,  l’abondante  suda- 
lon  provoquée  par  la  température  torride  ne  peut  détériorer  ces  bandages  imperméables. 


Fig.  33. 

Bandage  simple  à  ressort  circulaire 

J  recouvert  en  gomme  noire  avec  pelote  en 
,  bec  allongé  pour  hernies  inguino-scrotales 

ou  scrotales .  N»  564 

Le  meme,  avec  pelote  poire  pour  hernie  des 
2  e  degrés .  N°  565 


Bandage  double  recou’ 
pour  hernies  du  1“''  et 
Le  même,  pour  hernies 
scrotales . . . 


^ert  en  gomme  noire, 

du  2^  degrés.  N°  566 
inguino-scrotales  ou 
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561.  Modèle  fin.  135 
563.  Lebandage.  225 

564- 


—  90 


HERNIES  CRURALES 


La  forme  du  bandage  crural  diffère  essentiellement  de  celle  du  bandage  inguinal  par  la  courbure  presque  verticale  du  collet 

Dans  la  contention  des  hernies  crurales,  on  se  trouve  aux  --—-  de  grandes  difficultés  par  suL  d"e  la  flexlonie  "la  °cî^sse  qui  tend  à  déplacer  constamment 

ras  du  sillon  inter-fessier,  quant  au  sous-cuisse  il  sera  fixé  solidement  au  follet  ainsi  qu'il  est 


Mesures  et  indications  pour  bandages. 

°  hernies  inguin^es  et  crurales.  Indiquer  la  circonférence  du  corps,  prise  debout,  à  l’endroit  où  s’applique  le  bandage  sur  les 

hanches,  au-dessous  des  cretes  iliaques  (mesure  suivant  la  circonférence  inférieure  AB  indiquée  sur  le  dessin  ci-contre).  ' 

°  ^q^eim“le  desSn^d^Mntre^"'^'*^"^’^  la  circonférence  au  niveau  de  l’ombHic  (mesure  prise  suivant  la  circonférence  supérieure  CD  indi- 

Y  a-t-il  malformation  du  bassin  consécutive  à  une  coxalgie,  luxation  congénitale,  amputation,  etc.?  Dans  ce  cas  donner  en  plus  de 
la  circonférence  totale,  la  demi-circonference  du  centre  du  pubis  au  centre  du  rachis  pour  chaque  côté  séparément.  ’ 

”  Genre  de  la  hernie?  Est-elle  inguinale,  crurale,  ombilicale? 

Côté  de  la  hernie  (droit,  gauche  ou  des  deux  côtés),  . 

O  Volume  de  la  hernie  ou  des  hernies  (grosseur  d’une  amande,  d’. 

O  La  ou  les  hernies  rentrent-elles  facilement  et  complètement? 

O  Age,  sexe  et  profession  du  sujet. 

0  Constitution  grasse  ou  maigre? 

■0  Le  sujet  est-il  habituellement  constipé? 

0  Le  sujet  tousse-t-il  fréquemment? 

0  Le  sujet  porte-t-il  déjà  un  bandage? 


c,  d’un  oeuf,  d’une  pomme).  Tombe-t-elle  dans  les  parties? 


Fig.  40. 


Bandage  à  garniture  large,  ordinaire  .  .  .  .'  N”  579 

Le  même,  fin . . .  N”  580 

Bandage  à  garniture  étroite,  fin . .  N”  581 

Bandage  avec  ressort  circulaire,  fin  ...  N”  582 


Bandage  simple  crural. 

Bandage  à  garniture  large,  modèle  courant.  N”  575 

Le  meme,  fin .  576 

Bandage  à  garniture  étroite,  fin .  N°  577 

Bandage  avec  ressort  circulaire  de  Camper 

. fin  N» 578 


Fig.  38.  Collection  Drapier  et  Fils.  Fig.  39. 

Hernie  crurale  gauche.  La  même,  vue  avec  le  bandage  appliqué. 


BANDAGES  SANS  RESSORTS 


Pour  le  jour 

exerce  au  iSveau  de  la  hernie  bandage  à  ressort,  la  pelote 

la  hernie  se  trouve,  de  ce  fait  exartemen^t  Salnf  imprimée  par  le  reisort  ; 

che.  Je,  Pr”=ïto«“éSSTjî^^^^ 


Pour  la  nuit 


Nous  conseillons  notre 
bandage  sans  ressort,  fi¬ 
gure  37,  spécial  pour  la 
nuit,  dans  tous  les  cas  de 
hernies  assez  volumineuses 
qui  sortent  facilement. 

Maintenue  constam¬ 
ment  par  un  bandage  de 
jour  et  par  un  bandage 


de  nuit,  la  hernie  s’amé¬ 
liore  rapidement. 

Ce  modèle  de  nuit  est 
également  recommandé 
aux  sujets  qui  toussent 
la  nuit  et  aux  hernieux 
ayant  de  fréquents  be¬ 
soins  de  se  lever  la 


Bandage  pour  hernie  double. 

Modèle  courant .  j^o  592 

. .  N»  593 


Bandage  simple,  modèle  courant, 
double,  figure 


N°594  modèle  fin  , 
N°  596 


ndîcations  à  envoyer  en  ffiicfinf-  i«.  -j 

Circonférence  du  corps  prise  à  nu  debout  en  f  r  ^  demande  d  un  bandage  ombilical 

facilement  et  complètement^?  -  Age?  -  Sex°eV’_"Æs^n  TsuM?-  LrsîetT.t^i^i Forme  du  nombril: 


ombilicaux 

ndage  ombili( 

(voir  fig,  42,  43,  44,  page  262).  —  La  hernie  rentre-t-elle 


Modâe^^OTrant^''^^  élastique  à  ressort  central  de  Dolbeau. 

.  .  .  "  -NTo  cno 


difSrenteT 
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:-t-il  fréquemment? 


Fig.  52. 

Bandage  ombilical  sans  ressort.  Ce  modèle  est  plus 
spécialement  recommandé  pour  la  nuit. 

Modèle  courant .  ... _ 

,  .  N°  603 

.  ~  .  N»  604  ^““““■eaBaominale.Mod'. 

HERNIE  EPIGASTRIQUE  -  ÉCARTEMENT  DE  LA  UGNE 

DRAPIER  et  FliÆ74rrnî?'dé"RÏvôîî7> 


.  „  Fig.  53, 

nouf  pelote  ombilicale  est  très  recommandée 

pour  maintenir  une  hernie  ombilicale  dans  le  cas  où  l'abdo- 
r.K,i=;+i  d’être  soutenu  (relâchement  musculaire, 

nof  peinture  figure  53  est  un  excellent  modèle  ; 

base  sangle  figure  72,  page  264,  et  figure  74  et  75, 

page  265’  sont  egalement  parfaites  dans  ce  cas. 

cour.  N“605  Mod.  fin.  N»  606 


1  coussins  de  formes 


à  700  suivant 
tailles. 

6jg.  La  pièce.  '400 


HERNIES  OMBILICALES 


HERNIES  OMBILICALES  DIVERSES  AVEC  TYPE  DES  PELOTES 
USITÉES  POUR  CHACUNE 


(Suite) 


ÉVENTRATIONS 


Fig.  42. 

A-bdomen  avec  hernie  ombi¬ 
licale  à  fleur  de  peau. 


Fig.  43. 

Abdomen  à  paroi  concave 
avec  hernie  ombilicale  ar 
fond  de  la  cavité. 


FORME  DES  PELOTES  EMPLOYÉES  POUR  CHAQUE  CAS 


Fig.  45.  Fig.  46. 

Coupe  _  de  la  pelote  Pelote  à  bouton  coni- 
destinée  à  la  conten-  que  de  hauteur  va- 
tion  de  la  hernie  riant  suivant  la  pro¬ 
ombilicale  ci-dessus,  fondeur  de  la  cavité. 


Pelote  conique  de  Coupe  de  la  pelote  c( 
Berger.  cave  destinée  à  la  ci 

tention  de  la  hernie  ci- 


Fig.  54. 

Appareil  ventral  composé  d'une  large 
plaque  matelassée  et  maintenue  par 
2  larges  ressorts. 

Modèle  ordinaire .  N“  619 

—  fin .  N“  620 


2°  Le  bandage  ombilical  à  pivots  de  Drapier  et  Fils, 
doiit  les  ressorts,  souples  et  légers,  suivent,  au  moyen  de 
trois  pivots,  tous  les  mouvements  du  corps,  laissant  la 
pelote  immobile,  ce  qui’  est  important  puisque  cette 
immobilité  empêche  son  déplacement. 

La  pelote  est  montée  sur  une  plaque  d'aluminium 
martelé. 

Cette  ceinture  ombilicale  est  très  légère  tout  en  offrant 
un  usage  fort  long  et  une  grande  puissance. 

Modèle  ordinaire  (fig.  50). .  .  ; . ^  N»  624 


LE  VENTRAL  DRAPIER 

Cet  appareil  avec  large  plaque  et  ressort,  d'une  seule  pièce,  est  à  la  fois  puissant  efconfortable. 
(Fig.  53).  —  N»  618. 


L'éventration  se  présente  sous  la  forme  d'une 
hernie  abdominale  plus  ou  moins  volumineuse  :  elle 
doit  être  parfaitement  maintenue,  sans  quoi  elle 
atteint  un  volume  énorme  et  expose  à  des  accidents 
très  graves.  Nous  maintenons  les  éventrations 
suivant  leur  forme  et  leur  volume,  soit  avec  nos 
bandages  et  appareils  spéciaux  (fig.  53,  54  et  55 
ci-contre),  soit  avec  nos  ceintures  spéciales  (fig.  85 
et  86,  page  268). 


Fig.  53. 


de  Rivoli,  PARIS 
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P-ge269). 

Indiquer  le  volume  approximatif  :  tête  d’enfant,  d’adulte,  grosseurTe  deiil  têtesretl®*’  ^  réduite. 

Diamètre  horizontal  de  l’éventration. 

Age.  —  Sexe.  —  Genre  de  travail. 

Les  hanches  sont-elles  peu  ou  très  développées. 


BANDAGES  POUR  BÉBÉS 

de  un  jour  à  deux  ans 


Chez  les  nouveau-n&  et  jusqu’au  moment  où  les  enfants  sont  complètement  propres  (2 
caoutchouc  ou  recouverts  de  caoutchouc  ou  de  gomme  sont  les  seuls  appHcables. 


I  Tarif  joint  au  Catalogue.  | 


n  moyenne),  les  bandages  en 


Bandages  inguinaux 


Fig-  56.  Fig.  57.  p.g  gg 

Bandage  sirnple  en  caout-  Bandage  double  en  caout-  Bandage  curatif  à  ressort 
chouc  a  pelote  pneumati-  chouc  à  pelotes  pneuma-  circu^ire  recouvert  de 
tiques.  caoutchouc  pur. 

”22  N»  633  (  Simple.  N  “  634  I  Double.  N»  635 

ifi?^56  2  6  degré  rentrant  bien,  les  bandages  en  caoutchouc 

Lléf  en  U ^  fermes  rebelles,  qui  ne  peuvent  être  contenues  par  les  ban- 


Bandages  ombilicaux 

Nos  ceintures  ombilicales  sont  cons¬ 
truites  de  façon  à  faire  face  à  toutes 
les  formes  de  ventres,  il  suffit  de  les 
inverser  suivant  les  conformations  ; 
appliquant  bien,  elles  n’ont  pas  l’in¬ 
convénient  dangereux  de  se  déplacer. 

De  plus,  nos  pelotes  ombilicales,  Fig.  255 
loin  d  être  petites  et  pénétrantes  et 
de  dilater  l’anneau  au  lieu  de  le  refer- 

Pelote  ombilicale 


CoUectipn  Drapier  „o. 

-  Ou-vrier  travaillant  'au  découpoir  à 
plaques. 


Ceinture  ombilicale  en  caout¬ 
chouc  à  pelote  démontable  de 
Drapier.  636 

Pelotes  spéciales  pour  les  bains, 
détachables ,  recouvertes  de 
N»  637 


'Qi  ^ 

Fig.  60. 


BANDAGES  POUR  ENFANTS  de  2  à  14 

:t  âge,  et  en  général  aussitôt  que  l’enfant  est  devenu  P^°P«,ddortquitter  le  bandage  ou  la  ceinture  en  caoutchouc,  qui  ne  s 


ressorts,  qui  seuls  peuvent  donner  une  contention  efficac°e’? 


Prix  des  bandages  pour  hernies  inguinales. 

Modèle  courant .  N=  640  double  N”  641 

Demi-fin .  N“  642  —  N»  643 

Fin  (fig.  61)  .  N»  644  (fig.  62)  N»  645 

Extra-fin  ou  ressort  circu¬ 
laire  .  N»  646  —  N»  647 


Pour  mesures ,  i 


ir  page  260. 


Fig.  59. 

ans 

mt  que  des  palliatifs,  ( 


recourir  aux  bandages  à 


Fig.  61. 

Bandage  simple. 


Fig.  63. 

Bandage  curatif  à  ressort  circulaire. 


Bandage  curatif  à  ressort  circulaire. 
Modèle  simple.  N”  649  |  Double.  N”  650 
Le  bandage  curatif  (fig.  63)  rend 
particulièrement:  de  grands  services 
dans  les  hernies  développées  et  dans 
les  cas  graves,  là  où  l’emploi  du  ban¬ 
dage  ordinaire  à  échoué,  et  dans  les 
hernies  légères  il  amènera  la  guérison 
plus  rapidement  qu’avec  les  autres 
genres  de  bandages. 
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BANDAGES  POUR  HERNIES  OMBILICALES 
ET  ECARTEMENT  DE  LA  UGNE  BLANCHE 


Fig.  64. 

Ceinture  en  tissu  élastique. 

Jusqu’à  55  5/  de  long.  N»  658  , 

De  55  à  75  % .  N»  659  I  J 

bandage  figure  65  se  déplace  facüement”che7le's 
bombé  et  les  hanches  peu  développées  ;  dans  ce  cas  on  devra 
modèles  figures  64  et  66.  ,  c  cas,  on  aevra 


Fig.  65. 

Bandage  ombilical 
I  à  ressort  simple. 
Modèle  courant.  . .  N»  660 

I  Fin .  N»  661 


Fig.  66. 

Bandage  ombilical 
à  pivots  de  Drapier. 
Modèle  courant...  N“  662 

Fin .  N"  663 

bébés  ayant  un  ventre  très 
employer  de  préférence  les 


Nota.  _  Les  bandages  pour  écartement  de  la  ligne  blanche  sont 
■■  "• 


les  mêmes  que 
de  forme,  elles 


ceux  ci-dessus 
sont  rectangu- 


ECTOPIE  TESTICULAIRE 


Les  cas  d’ectopie  testiculaire  étant  beaucoup  plus  fréquents  dans  l’enfance,  c’est  pour  cette 
raison  que  nous  avons  classé  les  bandages  pour  l’ectopie  testiculaire  dans  la  catégorie  des 
bandages  d’enfants. 

Pour  les  adultes,  nous  construisons  un  appareil  du  même  tye  que  la  figure  67. 


Bandage  modèle  courant . 

fin . 

—  avec  ressort  circulaire  .  .  . 


Enfants. 


N°  665 
N»  667 


N"  669 


N»  666 
N"  668 
N“  670 


Quand,  après  l’emploi  du  bandage  avec  pelote  en  fourche,  le  testicule  est  suffisamment 
descendu,  on  remplace  cette  pelote  par  une  pelote  pleine  afin  de  maintenir  la  hernie  consécu¬ 
tive  à  la  migration  du  testicule. 


Fig.  73. 


Nota.  —  Pour  tous  renseignements  et  mesures  nécessaires  à-V envoi  des  bandages,  voir  page  260. 


■0-  ^ 

SANGLE  DE  GLËNARO 


La  Sangle  de  Glénard  est  un  modèle 
de  sangle  basse  enveloppant  les  hanches 
et  réalisant  un  excellent  maintien  de 
toute  la  partie  abdominale  inférieure. 
Elle  est  faite  soit  en  tissu  souple,  soit  en 
tissu  élastique  renforcé  par  quelques 
baleines  à  la  .partie  ventrale,  afin  de 
maintenir  l’abdomen  sans  le  comprimer. 

Sangle  de  Glénard  (fig.  73)  : 

En  tissu  non  élastique,  modèle 

ordinaire .  N"  672 

En  tissu  non  élastique,  mod.  fin  N»  673 
En  tissu  élastique,  modèle  ord .  N»  674 
—  —  fin..  N»  675 

^  ^ 


^  ^  ^ 

CEINTURES  ET  SANGLES 


Nos  nombreux  modèles  de  ceintures  et 
de  sangles  abdominales  ont  été  établis 
avec  le  plus  grand  soin  sur  les  indications 
des  médecins  et  chirurgiens  les  plus  émi- 

Guidés  par  ces  précieux  conseils  et  par 
le  fruit  de  notre  expérience,  nous  avons 
mis  au  point  les  modèles  les  plus  variés  : 
ceintures-maillots  souples  et  élégantes 
qui  conservent  une  ligne  harmonieuse  ; 
sangles  anti-ptosiques  pour  maintenir 
les  organes  abdominaux  ;  semgles  contre 
l’obésité  :  ceintures  post-opératoires  ; 
ceintures  spéciales  contre  l’éventration 
et  les  accidents  abdominaux,  etc. 


^ 


SANGLE  ÉCHANCRÉE  DRAPIER 


Ce  modèle  de  sangle  ale  ventre  et  le  dos 
en  coutil  et  les  côtés  élastiques.  La  forme 
échancrée  permet  d’obtenir  une  parfaite 
contention  de  l’abdomen  et  d’envelopper 
les  hanches  tout  en  assurant  une  grande 
liberté  des  mouvements 
Cette  sangle,  très  confortable,  est  parti¬ 
culièrement  recommandée  aux  personnes 
fortes  qui  ont  une  musculature  abdomi¬ 
nale  faible. 

Sangle  échancrée  (fig. 72), mod. 

ordinaire .  N"  676 

Sangle  échancrée  (fig.  72),  mod. 

fin .  N»  677 

Pour  très  fortes  tailles .  N»  678 
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Fig.  77. —  Le  même,  vu  de  profil,  avec  la  Sangle 
^  oblique»  ^  ^  ^ 

paroi  abdominale  dû  à  l’application  de  la  Sangle 
oblique. 
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CEINTURES -SANGLES  (Suite.) 
ANTIPTOSIQUES  -  POST-OPÉRATOIRES  -  POUR  REIN  MOBILE 


La  sangle  oblique  est  la  ceinture  idéale  pour  le  traitement  des  ptoses  •  eastriaue  intestinalo 
rénale,  généralisée  (voir  fig.  78,  p.  266);  elle  constitue  pour  le  Docteur  n®n  ?n?ssanrSat^r^^ 
du  traitement  institue. 

L’originalité  de  la  Sangle  oblique  basée  sur  des  données  absolument  nouvelles  et  les  résultats 
obtenus  par  des  milliers  de  malades,  confirmes  par  des  radiographies  telles  que  celles  placées  à  la 
page  suivante,  1  ont  fait  adopter  par  le  corps  médical  comme  la  ceinture  de  choix  d£ns  tous  les 
cas  de  ptoses. 


LA  SANGLE  OBLIQUE 

Brevetée  S.  G.  D.  G. 


CEINTURE-SANGLE  DE  ROBIN 
Modèle  de  la  Pitié. 

Ce  modèle  est  en  tissu  inextensible  avec 
pièces  élastiques  sur  les  côtés.  Cette  ceinture- 
sangle  est  indiquée  pour  le  rein  mobile,  les 
suites  d’opérations  et  les  affections  hypogas¬ 
triques.  Pour  le  rein  mobile,  un  coussin  ou 
une  pelote  pneumatique  (fig.  74  bis)  est  fixée 
dans  la  ceinture  pour  relever  l'organe  ptosé. 
Dans  les  suites  d’opérations,  un  coussin 
moelleux,  de  forme  appropriée  à  la  cicatrice, 
est  plaéé  en  regard  de  celle-ci  afin  de  bien 
renforcer  ce  point  faible  de  la  paroi  abdomi¬ 
nale.  Dans  les  affections  hypogastriques  (an¬ 
téversion  utérine,  etc),  on  place  dans  la  ceinture 
un  croissant  hypogastrique  (fig.  74  ter). 
Ceinture-sangle  (fig.  74),  mod.  ord.  N°  685 
—  mod.  fin.  N”  686 


CEINTURE-SANGLE  (fig.  75). 

Ce  modèle,  avec  ventre  et  dos  en  fort 
tissu  coutil  et  côtés  élastiques,  possède  une 
bande  de  renforcement  dite  sous-ventre,  qui 
assure  une  excellente  contention  de  l’abdo¬ 
men,  Munie  de  notre  double  pelote  pneu¬ 
matique  (fig,  80)  ou  d’un  coussin  abdominal 
(fig.  74  bis  et  74  ter),  cette  ceinture  donne 
un  maintien  à  la  fois  énergique  et  souple 
dans  les  ptoses  abdominales  et  les  suites 
d’opérations.  Ce  modèle,  très  confortable, 
est  particulièrement  recommandé  aux  per¬ 
sonnes  fortes. 

Ceinture-sangle  (fig.  75),  mod.  ord.  N”  688 
—  mod.  fin,  N“  689 


Pelote  haricot  pour  rein  mobile  (fig.  74  bis) . 


Modèle  garni  de  peau  avec  plaque  métallique.  ...  N»  690 
Modèle  pneumatique  insufflable  garni  de  peau,  avec 

plaque  métallique .  N'’  691 


Croissant  hypogastrique  (fig.  74  ter) . 


Modèle  garni  de  peau .  N»  692 

—  pneumatique  insufflable  garni  de  peau  avec 
plaque  métallique.  . .  N“  693 


i 


É 


LA  SANGLE  OBLIQUE  (Suite). 


Sujet  vu  de  face  montrant  l’application 
de  la  pièce  ventrale  et  l’action  des 
bandes  transversales. 


<>  O  <î> 


Le  bas-fond  gastrique  descend  à 
quelques  centimètres  du  pubis,  gênant 
considérablement  le  fonctionnant  intes¬ 
tinal  et  tiraillant  sur  les  plexus  ner¬ 
veux  (fig.  5). 

La  bouillie  opaque  accumulée  dans 
le  bas-fond  s'évacue  très  difficilement. 


<J>  O  <3> 


Fig.  5, 

Ptose  gastrique  marquée.  Radiographie' prise  le 
sujet  debout. 
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Fig.  6. 

Radiographie  du  même  sujet,  après  application 
de  la  «  Sangle  oblique  ». 


Fig.  80, 

Pelotes  pneumatiques  jumelles  à  gonflement' indépendant  adaptées  dans  la  «  Sangle  oblique  ». 

Prix  de  la  Sangle  oblique  (brevetée  S.  G,  D.  G.)  : 

Modèle  ordinaire.  Prix  sans  les  pelotes .  N”  700 

—  fin-  ^  ■  —  .  N»  701 

—  extra-fin.  —  .  jjo  702 

Pelotes  pneumatiques  recouvertes  de  peau  de  chamois. 

La  paire . . . .  N»  703 

Insufflateur  à  soupape  pour  gonfler  les  pelotes  pneumatiques, 

La  pièce .  N»  704 

Demander  la  Notice  spéciale  sur  la  Sangle  oblique. 


On  voit,  à  la  partie  inférieure,  les 
ombres  des  pelotes  pneumatiques 
(fig.  6). 

L'estomac  a  repris  sa  place  normale. 

Il  ne  gêne  plus  l'intestin. 

Il  ne  tiraille  plus  sur  ses  nerfs. 

Des  contractions  commencent  à  appa¬ 
raître  et  entaillent  les  bords,  ce  qui 
prouve  qu'il  va  évacuer  sa  bouillie 
opaque. 
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CEINTURES-MAILLOTS 


remarquables  par  la  souplesse  et  le  confortable  de  leur  maintien. 
Les  ceintures-maillots  renforcent  les  musrl  t  particulièrement  indiquées  pour  maintenir  l’abdomen, 

descente  des  organes  (ceintures  et^sont°parStes'^SnTlM°suit'^^°rr'^*^°°  F®  pelotes  ;  elles  s’opposent  à  la 

“S  Ïeho  "r  l'harronte  t  ^  firme^'gint^s'Æ^S^^^  Post-opératoires)  ; 

abandonné  Pusag^du  corïet°en^ad°oTgnant  ursoutien-|orge"'œm^^^^^^  personnes  qui  ont 

CEINTURE-MAILLOT  (fig.  70). 

Sans  laçage  ni  baleinage,  modèle  ordinaire.  .  .  N»  711  Modèle  fin  .. 

Avec  laçage  et  baleinage  —  ]^o  743  _  . .  ^^2 

. . N»  714 

CEINTURE-MAILLOT  (fig.  71). 

Dép^sal^M  taVj'  N»  717  . .  716 

Soutien-gorge.. .  ,  . N”  718 

. N»  720 

CORSET-SANGLE  ANTI-PTOSIQUE 

pas  porter  de  ceintures-mamots.^de^ouvmr^Xeuk^une^^xSïnte  co’^t^^P^  anciens  modèles  de  corsets  et  quine  veulent 
fixé  à  l’intérieur  de  notre  corset-sanfle  IntiptosrqL  contention  de  leur  ptose  grâce  au  dispositif  de  sangle 

En  coutil  écru . 

—  broché .  N“  '724 

—  de  soie ....  N»  725 

Pelotes  pneumatiques.  La  paire .  . .  276 

Insufflateur .  N"  727 

. N-  728 

CEINTURE  DE  GROSSESSE 


e  ceinture  de  grossesse  est  absolument  recommandé  a 


c  femmes  enceintes  à  partir  du  quatrième  0 


Le  port  d’i 
quième  mois. 

progressivement  dïî'ampkur  en  ImvTnUe'déteLppTm^^d™!’^^^^^  latéraux  permettent  de  donner 

ment  maintenu  sans  jamais  être  comprimé.  ^  ^  abdomen.  De  cette  façon,  le  ventre  est  toujours  parfaite- 

Nous  faisons  deux  modèles  de  ceinture  de  £rrn=!<!PQop  i’„r,  ^  • 

Ceinture  montant  jusqu’à  la  taille,  mol^  0“.  “0T30  ^ 

—  dépassant  la  taille  _  732 


I^RÂPÏra~êrÏTÏ^74rr^MÎë~dë~RÎvôîî7PABÏS 


Modèle  fin . .  7 

N”  733 
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Fig.  84. 


Page  2( 

J  711.  La  pièce. 


716.  —  250 

:  717-  —  230 

;  718.  —  350 

720.  Depuis  70't' 
724.  La  pièce.  250 
;  725-  —  300 

î  726-  —  ,  .  375 

[727.  La  pMrje...j'rzo^^ 

\  728.  La ^pièce.  10 
/730.  —  i'8o  : 

,731.,  —  -265  ) 

1732.  '  —  .  250  -) 

1733-  —  350  .  . 


Fig.  85. 


CEINTURES  SPÉCIALES 

Relâchement  musculaire  —  Suites  d’Opérations 
Ëventration. 


CEINTURE  avec  SOUS-VENTRE  ' 

Cette  ceinture,  en  fort  tissu,  assure  un  maintien  parfait 
chez  les  personnes  ayant  les  tissus  abdominaux  relâ¬ 
chés  et  chez  les  obèses. 

Elle  est  également  indiquée  dans  les  suites  d’opéra¬ 
tions  et  dans  les  petites  éventrations. 

La  partie  sous-ventrière,  en  fort  coutil,  vient  renforcer 
la  partie  abdominale  inférieure. 

Suivant  chaque  cas,  on  peut,  dans  cette  ceinture,  ad¬ 
joindre  une  pelote  ou  un  coussin  destiné  à  renforcer  un 
point  faible  de  l’abdomen.  Nous  conseillons  de  porter  cette 
ceinture  avec  un  soutien-gorge. 


Fig.  86. 


Ceinture  (fig.  85) ,  modèle  ordinaire .  N”  739 

—  —  fin .  N“  740 


CEINTURE  POUR  ÉVENTRATIONS 

L’éventration  se  présente  sous  la  forme  d’une  volumi¬ 
neuse  hernie  abdominale  ;  elle  doit  toujours  être  parfaite¬ 
ment  maintenue,  sans  quoi  elle  atteint  un  volume  énorme, 
et  expose  à  des  accidents  très  graves.  Notre  ceinture  spéciale 
comprend  une  partie  dorsale  en  tissu  élastique  et  une  partie 
ventrale  en  fort  tissu.  A  l’intérieur  de  celle-ci  est  fixée  une 
plaque  métallique  garnie  de  peau,  épousant  bien  la  forme 
du  ventre  pour  réduire  l’éventration.  De  chaque  côté  un 
jeu  de  courroies  permet  de  réaliser  un  serrage  progressif. 

Ceinture  pour  éventrations  {fig.  86), 

modèle  ordinaire .  N°  741 

—  fin .  N»  742 

Plaques  ventrales  doublées  peau  (suivant 

taille) .  N»  743 


CEINTURES  POUR  HOMMES 


Nous  fabriquons  les  ceintures  pour  hommes  en  tissus 
spéciaux,  mais  les  dispositions  générales  restent  les  mêmes 
que  dans  les  ceintures  de  dames  pour  les  affections  com¬ 
munes  aux  deux  sexes.  Les  deux  modèles  spéciaux  figurés 
ci-dessous  ont  été  établis  :  le  premier  pour  la  contention 
des  reins  et  de  l’abdomen,  le  second  contre  l’obésité. 


CEINTURE-SANGLE  (fig.  87). 

Modèle  Officier. 

Cette  ceinture-sangle,  en  coutil  légèrement  baleiné  et 
côtés  élastiques,  assure  un  maintien  très  énergique  de  l’ab¬ 
domen,  soutient  les  reins  et  cambre  la  taille.  La  petite  pièce 
ventrale,  qui  vient  s’attacher  à  la  partie  inférieure,  réalise 
une  contention  parfaite  des  organes  abdominaux. 

Dans  les  cas  de  ptose  du  rein,  de  l’estomac  ou  de  l’in¬ 
testin,  une  pelote  anti-ptosique  est  fixée  à  l’intérieur  de  la 
ceinture . 


CEINTURE  CONTRE  L’OBÉSITÉ  (fig.  88). 

Ce  modèle  de  ceinture,  en  fort  tissu  élastique,  est  ren¬ 
forcé  sur  les  côtés  par  une  bande  de  basane.  En  avant,  sur 
un  buse  très  souple,  sont  fixées  des  agrafes  qui  permettent 
d’attacher  facilement  la  ceinture. 

Ce  modèle  est  absolument  parfait  pour  les  obèses,  non 
seulement  parce  qu’il  maintient  l’abdomen,  mhis  encore 
parce  qu’il  réduit  rapidement  la  surcharge  graisseuse  tout 
autour  du  corps. 

Ceinture  pour  obésité  (fig.  88) .  N”  747 

Ceintures  pour  grandes  tailles .  N“  748 
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MESURES  POUR  CEINTURES  ET  SANGLES 


1  Indiquer  pour  quel  cas  la  ceinture  doit  être 
employée  et  donner  les  mesures  suivantes,  prises 
debout.  (Dans  le  cas  où  les  mesures  seraient  prises 
étant  couché,  prière  de  le  mentionner.) 

2»  La  circonférence  au  bas  du  ventre,  A  B  ; 

3“  La  circonférence  au  milieu  du  ventre,  C  D  ; 

4“  La  circonférence  à  la  hauteur  de  l’ombilic,  E  F  ; 

5“  La  circonférence  à  la  taille,  G  H  ; 

6“  La  circonférence  au-dessus  de  la  taille,  IJ. 

Les  circonférences  G  H  ei  I  J  ne  sont  nécessaires  que 

pour  les  ceintures  montant  jusqu’à  la  taille  ou  la  dépas- 

7»  La  hauteur  que  devra  avoir  la  ceinture  :  de  A  B  à 
E  F  pour  une  ceinture  abdominale  ;  de  A  B  à  G  H 
pour  une  ceinture  montant  jusqu'à  la  taille  ;  de 
A  B  à  I  J  pour  une  ceinture  dépassant  la  taille  ; 

8°  La  forme  du  ventre  (plat  ou  bombé)  ; 

9“  Les  hanches  sont-elles  peu  ou  très  développées  ? 

lo»  La  personne  est-elle  petite,  moyenne  ou  grande? 

11“  Sexe  de  la  personne  ; 


12“  Dans  le  cas  de  rein  mobile  ou  de  cicatrice  à  maintenir,  indiquer  le  côté  ou 
hauteur  de  la  cicatrice. 


MESURES  POUR  SOUTIEN-GORGE 

i“  Tour  de  poitrine  pris  au-dessus  des  seins  ; 

2“  Tour  de  poitrine  pris  à  la  partie  la  plus  forte  des  seins  ; 

3“  Tour  de  poitrine  pris  au-dessous  des  seins  ; 

4“  Hauteur  du  soutien-gorge  :  mesure  prise  depuis  le  dessous  du  sein  jusqu’au-dessus 
du  sein. 


Quel  St 


Renseignements  à  fournir  en  commandant  des  bas 

Y  a-t-il  plaie  de  la  jambe  et  à  quel  endroit? 

Y  a-t-il  parfois  enflure  et  à  quel  endroit? 

Y  a-t-il  parfois  démangeaisons? 

Jusqu’où  montent  vos  varices? 

Etes-vous  de  grande,  moyenne  ou  petite  taille? 

Est-ce  pour  la  jambe  droite,  la  jambe  gauche  ou  pour 


Etes-vous  enceinte  et  de  combien  de  mois? 
Quel  âge? 

de  phlébite,  coup  de  fouet,  etc.)? 

Ou  pour  quelle  affection  (entorse,  hydarthi 
fracture,  épanchement  de  synovie,  etc.)? 
is  déjà  porté  des  bas? 


Quel  es 
Etes-vc 


ne  le  bas  es 


Nous  donnons  ci-dessous  quelques  types  de 

Tissu  à  rô+^s.  Tissu  anglais, 


NOS  TISSUS  DE  BAS  ÉLASTIQUES 

désire  ne  nous  est  pas  indiqué,  nous  choisissons  le  tissu  qui  convient  le  mieux  au  cas  et  à  la  profession  de  chaque  personne,  suivant  les  renseigne- 
variété  de  tissus  élastiques  nous  permet  de  répondre  à  tous  les  cas. 
fabrication.  Chacun  d’eux  se  fait  en  différentes  qualités  et  en  différentes  finesses. 

Tissu  extra-fin  en  soie.  Tissu  superfin  en  soi 


..jwn 

hig.  104.  Fig.  105.  Fig.  106. . 

En  général,  pour  les  varices,  les  œdèmes  douloureux,  les  jambes  sensibles,  suite  de  phlébite 
qui  sont  d’une  grande  douceur.  ^  ’ 

Le  tissu  anglais  est  plus  nerveux  et  sa  compression  est  plus  énergique.  Il  ne  se  fait  qu’en  fil 
recommandé  que  pendant  les  très  fortes  chaleurs  ou  pour  les  pays  chauds.  ^ 
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Tissu  à  jours. 


Fig.  108. 

compression  très  douce,  on  donnera  la  préférence  a' 
;nir  avec  ce  tissu  des  bas  extrêmement  minces.  Le  t 


DRAPIER  et  FILS,  41, 


î  de  Rivoli,  PARIS 


■ 


250  » 


g^eçc 

ÇIÎÇ£ 

£Z£ee 

zlîÇÎ 

ii£e£ 

ozeee 

egfee 

89£ee 

LgîÇÎ 

ggeçf 

Çg£ee 

igEÇe 

ogsee 

890k£ 


VARICES  —  ŒDÈMES 

Pour  être  parfait,  le  bas  élastique  doit 
être  fait  rigoureusement  sur  mesures  ;  de 
plus,  l’élasticité,  le  degré  de  compression 
et  la  trame  du  tissu  doivent  être  judi¬ 
cieusement  choisis  selon  le  cas  à  traiter, 
selon  la  profession  de  chaque  sujet,  selon 
la  sensibilité  plus  ou  moins  grande  de  la 

Afin  de  nous  permettre  d’établir  d’une 
façon  très  précise  les  bas  demandés  par 
correspondance,  nous  prions,  indépen¬ 
damment  des  mesures,  de  remplir  le 
questionnaire  figurant  à  la  page  précé- 


Fig.  98. 
as-jarretières. 


Fig.  101. 
Molletière. 


BAS  ELASTIQUES 


Genouillère  lacée. 


Bas-jarretière .  La  pièi 

Chaussette .  . 

Molletière .  . 

Genouillère .  . 

Molletière  à  genou. .  — 

Bas  à  genou .  . 


TISSU  A  COTES  EN  COTON 


N-  7601 
N»  761 
N»  762 
N»  763] 
N“  7641 
Nû  765] 
N»  766 I 
N»  767 


N“  770 
N»  771 
N”  772 
N»  773 
N”  774 
N»  775 
N“776 

NO  777 


No  780 
N”  781 
N»  782 
N”  783 
N“784 
No  785 
N»  786 
No  787 


No  800 
No  801 
No  802 
N»  803 
NO  804 
NO  805 
N  806 


No  810 
N»  811 
NO  812 
NO  813 
N»  814 
No  815 

I  OUD  N“  816  NO  826 
ro  807  NO  817  N“  827 


TISSU  A  COTES  EN  FIL 


NO  820 
NO  821 
N“822 
N»  823 
NO  824 
NO  825 


No  830  No  840  No  850 
No  831  N»  841  N»  851 
N0  832  N0  842  N0  852 
N»  833  No  843  No  853 
N»  834  No  844  NO  854 
N»  835  N“  845  N»  855 
N»  836  N»  846  N»  856 
N»  837  N“  847  N»  857 


TISSU  ANGLAIS  EN  FIL 


No  860 
No  861 
N»  862 
No  863 
No  £64 
No  865 
N»  866 
No  867 


No  870 
No  871 
No  872 
No  873 
No  874 
No  875 
No  876 
No  877 


N»  880 
N“881 
N“882 
N“  883 
No  884 
No  885 
NO  886 
No  887 


N°890 
No  891 
No  892 
No  893 
No  894 
No  895 
No  896 
NO  897 


TISSU  DE  SOIE 


N“910 
NO  911 
No  912 
NO  913 
NO  914 
No  915 
NO  916 
NO  917 


No  920 
No  921 
No  922 
No  923 
No  924 
No  925 
N“  926 
No  927 


N“  930 
N»  931 
NO  932 
N“  933 
NO  934 
NO  935 
N»  936 
NO  937 


Les  bas  en  tissu  çuilloché,  coton  ou  fil,  sont  du  même  prix  que  les  bas  en  tissu  à  côt 

spéciales,  subissent  u 


Les  bas  eu  tissu  anglais  ne  se  font  qu’en  fil. 

Les  bas  de  soie  se  font  en  blanc,  réséda ,  écru,  gris  perle,  rose,  chair, 
NOTA,  -r-  Les  bas  de  soie'noire,  ne  pouvant  se  faire  qu'avec  des 
augmentation  de  20  %  sur  les  prix  des  autres  coloris. 


i,  moyennant  un  supplément  variable 
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Bas  lacés.  —  Tous  les  bas  peuvent  être  faits  1; 
avec  le  genre  de  bas  choisis. 

Recommandation.  —  Les  corps  gras,  huile  ou  pommade,  ainsi  que  la.  teinture  d’iode, 
décomposent  le  caoutchouc  et  en  abrègent  la  durée  ;  quand  leur  emploi  est  nécessaire,  avoir 
soin  d  interposer  entre  le  bas  et  la  peau  un  linge  ou  une  compresse. 
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VARICES  —  ENTORSES  —  HYDARTHROSES 

BANDES  DRAPIER  A  TRAME  DE  CAOUTCHOUC 


.  Fig.  112. 

-Kande  Orapier  n®  i  pour  compression  ordinaire. 
Bas  esthétique  sans  caoutchouc  en  tricot 
ni  a  mailles  extensibles,  couleur  chair  et 
rosée,  qualité  fine. 

Tî=>s  court...  .  N»  944 

mi-cuissard .  No  945 


I  Dans  la  plupart 
des  affections  des 
jambes,  l'emploi  du 
bas  varice  est  préféré 
à  celui  de  la  bande 
élastique.  Pourtant 
la  bande  élastique 
est  à  conseiller  dans 
certaines  affections 
et,  en  particulier, 
dans  les  enflures  pro¬ 
noncées  de  la  jambe 
et  dans  les  œdèmes 
durs. 

Nous  avons  établi 
deux  types  de 
bandes  élastiques  de 
souplesse  différente. 
Nous  recommandons 
surtout  la  bande 
Drapier  n»  i  qui 


drapier  et  fils  à  trame  de  caoutchouc  n»  l  „„  c 
Bande  2  ^e  3^,50  s'enroulant  jusqu'à  la 

grennii  .  ^  jusqu'au-dessus  du 


U  uuc  très  longue 
durée. 

Pour  la  facilité  de 
la  mise  en  place,  nos 
bandes  figurant  au 
tarif  ci-contre  pos¬ 
sèdent  un  étrier 
touf^cousu  et  notre 
modeli'de  fermeture 
du  haut,  simple  et 
ingénieux  (fig.  114), 
supprime  l'épingle 
toujours  dangereuse. 
Une  instruction  dé¬ 
taillée  pour  le  mode 
d'emploi  et  le  net¬ 
toyage  accompagne 
chaque  bande. 

Lar^ur  8  ^ 


Fig.  113. 

Bande  Drapier  u“  2  pour  compression  douce 
et  pour  les  personnes  craignant  la  chaleur. 


Fig.  110. 

Genouillère  en  peau  de  chien  (fig.  110) 
doublée  pour  suites  d'entorse,  d'hydar- 
throse,  arthrite  et  faiblesse  articu¬ 
laire 


Bande  Drapier  n»  lou  2  de  ÿ  ’  s'enrouiant  •jüsqu'à  ia  cuisse  ....  No  954  No  955 

B^des  de  crêpe,  largeur  7  V - ^  ^ 

-  ^  '  Z.  jI  é-/  If®  Bandes  de  crêpe,  largeur  20  %  sttkstï 

Bandes  entièrement  en  caoutchouc  pur  pour  eczéma  variqueux,  largeur  y'v  L^mèie 

SUSPENSOIRS 

HYDROCÈLE  —  VARICOCÈLE  —  ÉPIDIDYMITF 


No  960 
N“  961 
N»  962 


Fig.  111 

Genouillère  pour  douleurs  et  rhumatismes 
(fig.  111)  eh  tissu  élastique  ouaté,  don¬ 
nant  compression  et  chaleur  . .  N”  965 


SUSPENSOIRS  POCHES  MOBILES 
AVEC  OU  SANS  SOUS-CUISSES 
entièrement  tricotés  à  la  main 
breveté  S.  G.  D.  G.,  sans  couture’, 
en  coton  ou  en  fil. 

Ces  suspensoirs,  d'un  nettoyage  facile, 
)nt  aussi  doux  que  d'un  bon  maintien. 

Le  dispositif  de  leur  moyen  d'attache 
composé  de  trois  rangées  de  boutonnières, 
permet  la  variation  de  leur  taille  et  de 
leur  forme. 


EN  COTON  OU  EN  FIL 


(Le  n»  9  correspond  [ 
à  la  taille  moyenne.)  l 

(Le  n»  24  COI 


—  J  du  n»  2ï  au  22 

d  une  tête  d'enfant.)  /  du  n»  23  au  24 

[  du  n»  25  au  26.’.' .’ .' .' 
du  n»  27  au  29 . 

. I  EÎastiqres''LoLs 

—  larges  . . . 


N»  968 
N»  970 
N»  972 
N»  974 
N”  976 
N=  978 
N»  980 
N“  982 
N-  984 
N“  986 
N”  9 


N»  969 
N”  971 
N»  973 
N“  975 
N“  977 
N»  979 
N- 981 
N"  983 
N-  985 
N»  987 
N“  989 
N“  992 
N"  993 
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La  pièce.  6 


—  5-50 


—  7-25 


17-50 

14.50 

19-25 


28.75 
23-50 
31-50  I 


SUSPENSOIRS  POCHES  FIXES 


avec  ou  sans  sous-cuisses 


Fig.  116, 

Ces  suspensoirs,  en  tricot  au  métier,  se  construisent 
avec  ceintures  entièrement  en  toile  ou  demi- 
élastiques. 

Ceinture  toile,  jusqu’au  n»  4 .  No  iqOI 

—  taille  hydrocèle,  n“  5  au  9  N”  1002 

Ceinture  1/2  élastique,  jusqu’au  n»  4 .  N»  1003 

—  taille  hydrocèle,  n»  5  au  9.  N”  1004 


ORCHITE 


Fig.  120. 


uspensoir  du  Dr  Horand.  Ce>uspensoir>st  destin 
®“spension  absolue  et  la  compression  d 
amoVM  '  T  imperméabl 

suspensoir  et  1 

conten-  poche  lui  permettent  d 

S’annl  plofienrs  épaisseurs  d’ouate  et  d. 
pphquer  très  exactement .  N°  101'; 


SUSPENSOIRS  de  sport 


SUSPENSOIRS  POCHES  MOBILES 


Suspensoir  de  sport  avec  poche  trian- 
STulaire  et  na.vrïiA-t-  _ i 


UB  sport  avec  poche  trian-  coulisseau. 
ba,volet  mobile  recouvrant  Ceintures,  en  tissu 


avec  ou  sans  sous-cuisses 

wT  ?o®Poosoirs,  la.  poche  indépendante  se  boutonne 
OU  s  agrafe  a  la  ceinture  élastique 
Possédant  deux  rangées  d’œillets  ou  de  boutonnières  on 
peut  varier  la  grandeur  de  la  poche. 

Lorsque  la  poche  est  sans  sous-cuisse,  elle  est  bordée  d’é- 
lastique  à  sa  partie  arriéré  pour  assurer  la  bonne  contention 

L.eintures .  ■ 

Poches  (  du  no  I  au  4 . !  !  !  !  n»  1007 

sans  sous-cuisses  (  taille  hydrocèle,  du  nOs  au  9  N°  1008 

Poches  j  du  n®  I  au  4 .  n»  1009 

avec  sous-cuisses  )  taille  hydrocèle,  du  nos  au  9  N»  1010 

secondaire,  nous  fabriquons  des  suspensoirs 
co5isreau“^“’'®  disposée  - 


rge,  ceinture  et  sous-cuisse  en 
élastique .  N”  1005 


1  élastique .  n®  1011 

lusqu  au  n®  a .  Mo 


—  poches,  jusqu’au  u-  4 . 

—  taille  hydrocèle,  du  no  5  a 


Fig.  117. 


SUSPENSOIR  MODÈLE  DRAPIER 

spécial  pour  tous  les  Sports  (Modèle  Déposé) 


iJctiLiaa,  les  préservant  des  chocs  et  a 
"“par  i®®  exercices  les  plus  difficiles  ou  les' plus  violents 

ÿs  f»iS  ta"  r 

Suspensoir  Drapier  et  Fils,  coton  écr^.X.  2^4  )  •  ' 


N® 1015 


^  ORTHÔpÉDIE 

Régulateurs  dorsaux  pour  dos  voûté  et  faiblesse  vertébrale 


Fig.  169. 


Fig.  167. 

Régulateurs  dorsaux  (fig.  167  et  169)  pour  redressement  du  dos 
développement  de  la  poitrine.  . 

jL"  taille .  N®  1018  1  2®  taiUe  .  m»  m 

S%Me  d"oTr”l enfants  et  jeunes  gens  ayanVia  Vam;  iSig^e 
Enfants .  N®  1020  |  Jeunes  gens .  n°  1021 


des  épaules  et 

N® 1019 


Indications  à  donner  pour  recevoir 
des  régulateurs  dorsaux  ou  tuteurs 
redresseurs. 

Age.  —  Sexe.  —  Hauteur  du  sujet. 
Circonférence  de  poitrine. 
Circonférence  de  la  taille. 

Tour  d'épaule. 
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I  ^  750 

I  1032.  La  pzece.  375 

1033-  —  450 

1033.  Mod.  extra- 

fin-  550 

1034.  2400  à  3000 

1035.  La  pièce.  525 

1036.  La  pièce.  675 
I  1036.  Mod.  extra- 

!  fin.  800 

j  ^°37-  La  pièce.  950 

1038.  Mod.  extra¬ 

fin.  1250 
^0^9.  La  pièce.  1000 

1039.  extra-fin. 1400 
La  pièce.  1200 

1040.  extra-fin. 1600 

1041.  La  pièce.  600 

1042.  —  750 

1043.  —  650 

1044.  —  775 

11044.  extra-fin.  950  » 

La  pièce.  1000  i> 
1046.  —  ■  1400  » 
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ïo$$.  La  pièce.  800 
■  1056.  —  950 

1057.  —  1150 

1058.  •  —  1400 

1059-  —  900 

1060.  —  1150 

1064.  —  900 

1065.  —  1000 

1066.  —  1200 

1067.  — 


-  1068.  — 


450 

1069.  —  600 

1070.  —  700 

1071.  —  950 

1072.  —  1100 

1073-  - 

1074. 

1075- 

1075.  e - 

lO'jt.Lapiece.  1000 

1076.  extra-fin.  1200 
1078.  La  pièce.  500 

1078.  extra-fin.  600 
lojg.  La  pièce.  650 

1079.  extra-fin.  800 
1081.  La  pièce.  425 

1081.  extra-fin.  525 

1082.  La  pièce.  525 
1082.  extra-fin.  700 
1084.  La  pièce.  400 

1084.  extra-fin.  500 

108$.  La  pièce.  500 

1085.  extra- fin.  650  1 

1087.1.3  pièce.  325  ) 

1087.  extra-fin.  400  > 

1088.  La  pièce.  375  1: 

1088.  extra-fin.  450  < 

108g.  La  pièce.  325  » 

1089.  extra-fin.  400  t 

1090.  La  pièce.  375  ii 

1090.  extra-fin.  500  » 


1  TUMEURS  BLANCHES 
DU  PIED  ET  DU  GENOU 

Appareil  de  marche  pour  tumeur 
blanche  du  pied,  figure  188, 

Enfants.  , 

Modèle  courant .  N“  1055 

—  fin .  isr»  1056  I 

Adultes. 

Modèle  courant .  N»  1057 

—  fin .  N“  1058 

Appareil  de  marche  pour  tumeur 

blanche  du  genou,  figure  190. 
Enfants. 

Modèle  courant .  N»  1059 

—  fin .  N»  1060 

Adultes. 

Modèle  courant .  N»  1061 

—  fin .  N»  1062 


ppareil  pour  ré¬ 
section  du  genou 
ou  ankylosé  défi¬ 
nitive,  figure  191. 

Enfants. 

r....N°1063 
fin. .  . .  N<>1064 
Adultes, 
î.  cour....N‘>1065 
. .  N'>1066 


App^eil  pour  double  |  Appareil 

déviation  des  genoux.  gum. 

.  Enfants.  Enfants 

Suivant  taille -  N»  1075  Suivant  taille . . . .  '  N»  1078 

s.™.  iS” ,07a  I  Suivant  ,070 


APPAREILS  POUR  ANKYLOSE  DU  GENOU 


Appareil  pour  ré¬ 
section  du  genou 
ou'ankylose  défi¬ 
nitive,  figure  192. 

Enfants. 

Mod.;cour....N“1067 

—  fin . N<>1068 

Adultes. 

Mod.  cour....N<>1069 

—  fin _ NO1070 


Appareil  dit  à  sel¬ 
lette  pour  anky¬ 
losé  définitive, 
figure  193. 
Enfants. 

Mod.  cour....N“1071 

—  fin....N»1072 

Adultes. 

Mod.  cour....N»1073 

—  fin _ N»1074 


Fig.  184. 
Appareil  pour  genu  var 

Enfants. 
Suivant  taille .... 


Fig.  180 


N» 1  081 


Appareil  pour  déviation  des 
chevilles  et  de  la  jambe. 

Enfants. 

Suivant  taille  ... .  N»  1084 
jeunes  gens.  |  Jeunes  gens. 

Suivant  taille -  N”  1082  |  Suivant  taille  ... .'  N”  1085 

ÏDRÀPÏËR  et  FILST^Ï,  rue  dë~KvôïrirPARÎS 


_  Fig.  181 
Appareil  pour  déviation  des 
chevilles  et  de  la  jambe. 

Enfants. 

Suivant  taille  ....  N"  1087 
Jeunes  gens. 

Suivant  taille.  ...  N»  1088 


Fig.  179. 

Appareil  pour  déviation 
des  chevilles. 

Enfants. 

Suivant  taille  ....  N“  1089 
Jeunes  gens. 

Suivant  taille  ....  N“  1090 
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CHAUSSURES  ORTHOPÉDIQUES 


PIED  PLAT 


Chaussures  orthopé¬ 
diques. 

Prix  variables  selon  la 
forme  de  la  chaussure. 


Fig.  186.  I 

spéciales  pour  pied  plat  et 
aliaissement  de  la  voûte  plantaire. 

Demi-semeUe .  Noiino 

-  modèle  extra-tin:;;;;  N»  îîSi 

Semelle  (fig.  186) .  1104 

en  liège,  sur  commande. 

N» 1105 


11U5  I  heue  e, 

RESECTION  DE  L’HUMÉRUS  (Bras  ballant) 


Chaussures  orthopé- 

Se  font  en  chaussure  de  fa¬ 
tigue  et  en  chaussure  fine. 


Appareil  en  cuir  moulé  pour  resection  de 
1  humérus  ou  de  la  tête  humérale,  avec 
embrassement  de  la  moitié  du  thorax,  enve¬ 
loppement  du  bras  soutenu  par  une  armature 
articulée  et  à  charnière  permettant  les  mouve¬ 
ments  d'adduction  du  bras  ;  une  gaine  d’avant- 
bras  avec  came  à  angle  variable  au  coude 
donne  les  positions  de  flexion  facultatives. 

Modèle  ordinaire.  N"  1107  |  Fin.. . .  N»  1108 


Fig.  8U6. 

Le  bras  du  blessé  étant  complètement  ballant 
par  suite  de  la  perte  de  substance  de  l’humérus, 
on  voit  sur  la  photographie  ci-dessus  l’aide  qui 
soutient  la  main  pour  permettre  la  photographie 
du  sujet.  O 

Nota.  — .  Nous  construisons  le  même  type  d'appa¬ 
reil  pour  ablation  de  l'omoplate. 


PROTHÈSE  DU  VISAGE 

Prix  selon  modèle .  ^ 

'  . . .  N»  1110 

appareils  de  protection  du  CRANE 
CONSÉCUTIFS  A  LA  TRÉPANATION 

““tel®-  montée  sur  bandes  de  fixation,  pour 
U  trépanation.  Prix  selon  modèle .  N»  1112 

MAIN  BALLANTE 


Fig.  194. 

Modèle  courant . 

—  fin.  . .  N»  1113 

.  N» 1114 

n  poignet  et  ressorts  de  rappel. 


APPAREIL  POUR  RÉSECTION 
du  coude  ou  pour  la  paralysie 
des  muscles  fléchisseurs  de' 
l’avant-bras  (bras  ballant), 
App^eil  en  cuir  moulé 
articulé  au  coude  avec 
came  à  cran  d’arrêt 
donnant  des  positions 
de  flexion  à  angle 
f^u^ltatif  (genre  fig. 


SCIA- 


PARALYSIE  Dl 
TIQUE 

Appareil  pour  paralysie  du 
sciatique  (fig.  717),  avec 
molletière  en  cuir  avec  ner¬ 
vures  acier  et  émbrasse 
tibiale,  avec  tirage  élastique 
sur  la  chaussure  pour  le 
relèvement  du  pied. 

Modèle  ordinaire  . .  N“  1121 

—  fin - ....  N”  1122 

Appareil  pour  paralysie  scia¬ 
tique  avec  chute  totale, 
comportant  une  chaussure 
avec  tuteurs  latéraux  et 
embrasse  métallique  posté¬ 
rieure  donnant  le  relève¬ 
ment  du  pied  dans  la 
marche  normale. 

Modèle  ordinaire  N”  1123 

Modèle  ordinaire .  N”  1120  —  fin .  N»  1124  Fig.  717. 


Modèle  ordinaire .  No  ms 

—  . ;. .  N»  1119 

Appareil  pour  ankylosé  du  coude 
(fig.  804)  avec  montant  externe  à  | 
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La  pièce.  1200 
Fin.  1600 

La  pièce.  1050 

—  1450 

—  1750 


—  1450 

—  1650 

—  1850 

—  1050 


h' [Y»vv 


MAL  DE  POTT  (Suite) 


Fig.  655. 


Fig.  580. 


<;>  <s>  <î> 


Corset-cuirasse  en  cuir  moulé  ou 
celluloïd  pour  mal  de  Pott  (fig. 
174  et  175)  avec  nervures  acier 
et  fenêtre  compressive  à  char¬ 
nières  au  niveau  du  mal  de  Pott. 

Eu  cuir  moulé,  suiv.  taille  N“  1135 
En  celluloïd,  —  N”  1136 

Vue  antérieure  de  la  cuirasse  (fig. 
175)  montrant  le  large  dégagement 
au  niveau  de  l'estomac  et  de  la  poi- 


<î>  <î> 


COXALGIE 


Petit  appareil  de  coxalgie  eu  celluloïd  avec 
nervures  acier  (fig.  645)  avec  embrassement 
rigide  du  bassin  et  de  la  cuisse  jusqu’au  genou. 

Ordinaire.  Fin. 

Enfant .  N»  1138  N”  1139 

Cadet  ou  adulte .  N"  1140  N»  1141 

Le  même,  en  cuir  moulé  avec  nervures  acier. 

Ordinaire.  Fin. 

Enfaht .  N»  1142  N”  1143 

Cadet  ou  adulte .  N  1144  N»  1145 

Appareil  pour  luxation  congénitale  du  fémur 
(fig.  655),  ceinture  cuir  moulé,  avec  deux 
cuissards  cuir  moulé,  point  d’arrêt  à  l’articu¬ 
lation  coxo-fémorale,  tirage  élastique. 

Modèle  Modèle 

ordinaire.  fin. 


LUXATION  CONGÉNITALE 
DE  LA  HANCHE 


Appareils  en  celluloïd. 

Grand  appareil  en  celluloïd  avec  nervures 
acier  (fig.  643),  avec  embrassement  rigide  du 
bassin,  articulé  au  genou  et  aux  chevilles  ; 
avec  étrier  sur  chaussure  ou  guêtre  celluloïd 
à  volonté. 


Ordinaire.  Fin. 

Enfant .  N»  1150  N»  1151 

Cadet  ou  adulte .  N»  1152  N”  1153 

Le  même,  en  cuir  moulé  avec  nervures  acier. 


Enfant. 

Adulte 


N»  1146  N»  1147  Fig  645.  Enfant .  N»  1154  N“  1155 

N»  1148  N»  1149  Cadet  ou  adulte .  N»  1156  N”  1157 


Fig.  643- 
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Fig.  845. 


Fig.  197. 


1165.  Ld pièce.  850 

1166.  —  -* 

1167.  — 

1168. '  — 

1170.  — 


PROTHÈSE 

AMPUTATION  DES  DOIGTS 

ir  moulé  pour  amputation  totale  des  doigts.  Modèle  courant ...  N“  11 62  |  Modèle  fin . 

(Voir  genre  figure  194,  page  précédente  )  . 

AMPUTATION  DE  L’AVANT-BRAS  ET  DU  BRAS 

Bras  artificiel  extra-léger,  modèle 
Drapier,  pour  amputation  du  bras. 
Ce  bras  artificiel  est  entièrement 
en  ceUuloïd,  laqué  chair,  avec  ar¬ 
ticulation  du  coude,  système  Drapier, 
permettant  de  placer  l’avant-bras 
à  angle  variable,  déclanchement 
automatique  système  Drapier  ;  ce 
bras  peut,  en  outre,  donner  l’arti¬ 
culation  libre  ;  le  poignet  est  à 
rotation  et  la  main  est  avec  pouce 
articulé. 

Modèle  ordinaire.  . . . 


Modèle  courant,  avec  pouce  articulé  N»  1167  |  Modèle  fin.  avec  pouce  articulé .  N»  1168 
Avec  articulation  métallique  : 

Supplément.  N“  1169 
Accessoires  :  fourchette,  cuiller,  etc. 

La  pièce.  N”  1170 
Appareil  pour  amputation  de  l’avant- 
bras  (Fig.  197). 

Modèle  courant .  No  1171 

~  fin .  No  1172 

—  extra-léger .  N»  1173 

Bras  artificiel  pour  amputation  au- 
dessus  du  coude.  (Fig.  198). 

Modèle  courant .  N»  1174 

~  fin .  N»  1175 

~  extra  léger .  N”  1176 


No  1178 

fin .  No  1179 

Supplément  pour  pouce  arti¬ 
culé  à  tirage'  automatique 
manœuvrant  par  un  mou¬ 
vement  de  l’épaule  comme 
surla  figure  845. .  No  1180 


Cette  figure  845  repré¬ 
sente  le  bras  de  la  figure  844, 
placé  sur  l’amputé  vu  de 
dos. 

On  remarque  le  tirage  au¬ 
tomatique  qui  relie  l’épaule 
opposée  au  bras  artificiel,  et 
qui  donne  le  mouvement  au 
pouce. 


Des  feuilles  avec  croquis 
pour  la  prise  des  mesures 
sont  envoyées  sur  demande. 


Fig.  207. 


Jambe  pour  amputation  de  cuisse 

avec  cuissard,  mollet  et  pied  articulé 


en  bois  (fig.  237). 

Modèle  verni .  N“  1189 

Modèle  fin  laqué  couleur 

chair .  N''  1190 

Modèle  extra-fin,  très  léger  . .  N  »  1 1 91 


JAMBES  ARTICULÉES  EN  BOIS 


Fig.  209. 

Jambe  pour  amputation  au- 
dessous  du  genou  avec 
cuissard  en  cuir  moulé,  mol¬ 
let  et  pied  articulé  en  bois 
(fig.  239). 

N» 1192 


Fig.  208. 

Jambe  pour  amputation  au  1/3  in¬ 
férieur  ,  cuissard  en  cuir  moulé,  mol¬ 
let  et  pied  articulé  en  bois  (fig.  208). 

Modèle  verni .  N»  1195 

Modèle  fin  laqué  couleur 

chair .  N“  1193 

Modèle  extra-fin,  très  léger ..  N”  1197 

Pilon  en  cuir  moulé,  pour  amputation 
de  cuisse,  sans  articulation  au  genou. 

Modèle  courant. N“  1198  fin. N»  1199 
Avec  articulation  au  genou  (fig.  201) . 

Modèle  courant. N»  1200  fin  N»  1201 

dTRÎTOÏÏrPARÎS 


Les  jambes  figures  207,  208  et 
209  sont  en  bois  évidé  recouvert 
de.  parchemin  et  laquées  couleur 

Elles  se  recommandent  par  leur 
grande  solidité  jointe  à  une 
extrême  légèreté. 


Pilon  en  bois,  pour  amputa¬ 
tion  de  cuisse  (fig.  200). 


Modèle  courant .  N»  1202 

—  fin .  N»  1203 
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amputation  du  pied 

^  Hège^en^formp  ^“P^tation  de  l’avant-pied  (fig.  660) 
üège  en^forme  et  tuteurs  intérieurs  dissimulés  dai 


chaussure. 

Modèle  ordinaire 

A„ _ - - -  I  "J->Jucie  un... 

de  l'avant-pied  : 

Modèle  ordinaire,. .  No  1217  |  Modèle  In .  n»  1218 

Appareil  en  cuir  moulé  et  ferré,  avec  embout  bois  g^ni  cuir 
sous-astragalienne  : 

Modèle  ordinaire .  i,fo  1219 

. No  1220 

®50)  pour  ampu- 
Tbnn  Cheville,  amputation  de 

m  P"""*  Chopart  modifii 

Modèle  ordinaire .  jg-»  1221 

~  .  No  1222 


dans  la 

N“  1215  I  Modèle  fin .  N»  1216 


Nota.  —  Pour  amputation  de  l’a¬ 
vant-pied,  envoyer  le  moulage  du 
pied  opéré  et  la  chaussure.  Pour 
amputation  sous  -  astragalienne, 
envoyer  le  moulage  de  la  jambe 
opérée  jusqu’au  dessus  du  genou 
et  la  chaussure. 


AMPUTATION 
DE  JAMBE  AU 
1/3  SUPÉRIEUR 

Pilon  en  bois  pour  marcher  sur 
le  genou. 

Modèle  courant .  N»  1224 

—  fin .  No  1225 

Jambe  pour  amputation  au- 
dessous  du  genou,  cuir  moulé, 
montants  acier  (fig.  210). 

Modèle  courant .  N”  1226 

—  fin .  N»  1227 

—  extra-fin .  No  1228 


AWOTATION  de  jambe  au  1|3  inférieur 

issap*  AI.  Jambe  artificielle  (fur  '-'Ix 


Jambe  artificielle  (fig,  851)  pour 
amputation  au  1/3  imérieur,  avec 
flexion  libre,  malléole  acier. 

Modèle  ordinaire .  no  1230 

—  fin,  suivant  taille  .  No  1231 
Modèk  extra-fin  avec  pied  en  bois  î 
feutre  comprimé  et  caoutchouc  ' 
avec  articulation  réglable,  modèle  !' 

.  N“1232  ’ 

Jambe  artificielle  pour  amputation 
.^'3  inférieur,  avec  flexion  libre, 

mo^le^Pmpter  et  Fils,  breveté 

Modèle  ordinaire .  N“  1233 

—  fin,  suivant  taille  .  N"  1234 

Jambe--pilou  pour  amputation  au 
1/3  inférieur,  articulation  libre  avec 
un  pilon  au  lieu  d’un  pied  : 

Modèle  ordinaire .  No  1235 

•  ~  .  No  1236 


amputation  de 

CUISSE 

Modèle  courant.  .  .  . 

—  fin .  .  No  1239 

-  extra-fin  .  .  .  .  .  N»  1240 

.  N“ 1241 

Maillot  protège-moignoii 

selon  taille.  jK; 

Ea  laine .  No  1243 

°  *1 .  No  1244 

.hjj  Sabot  cuir  pour 

pilon  (fig.  202)..  NO  1245 

I 
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Nota.— Des  feuilles  avec 
croquis  pour  la  prise 
des  mesures  sont  en¬ 
voyées  sur  demande.  | 


Abaisse-Iangie .  62,  67, 

Ablations  au  eau  ère . 

Accessoires  pour  l'as|  ir  ition  . . 

—  pour  :ystosco- 

pie .  126, 

—  pour  la  tdce . 

—  pour  pratique  uri¬ 

naire.  .  88,  14g, 

— -  pour  table  d’opé- 

ration<- . 

—  pour  thermo-cau- 

Accouchement .  183  à 

Accumulateurs .  . 

Agitateurs . '■ 

Aéromètre . '!!!!!.'!.'  ! 

Agrafes  pour  consolidation  des 

fractures . .  : 

—  pour  ligature  de  la  mé¬ 

ningée  . .  ] 

.  —  du  Dr  Michel . 

Aiguille  pour  rachi  -  anesthé- 
.  13,  20, 

—  pour  anesthésie. .  62,  i 

—  à  aspiration .  22,  i 

—  de  Barthélemy . .’ 

gastro-intestinale . 

—  de  Cooper .  12, 

à  corps  étrangers . 

à  cystostomie .  i 

—  pour  dentistes . 

pour  dermatologie ....  i 

—  pour  drainage  fili¬ 

forme  . 

à  discision  pr  les  yeux . . 
à  dissection .  38,  2 

—  de  Doyen .  12’ 

à  électrolyse . . . .  102]  i 

—  pour  le  foie .  12’  i 

~  . . .' . .’  i! 

de  Hagedom . 

—  pour  injections  épidu'- 

rales .  , 

—  pour  injections  hui¬ 

leuses  .  ] 

—  pour  injections  hypo¬ 

dermiques  .  ] 

—  pour  injections  intra- 

hémorroïdales  .  15 

—  pour  injections  intra¬ 

veineuses  .  I 

pour  injections  mercu¬ 
rielles  .  J 
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Aiguille  pour  injections  de  s 
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pour  lames  de  Par- 

à  ligatures . 
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35, 


à  sutures .  n  à 

à  sutures  pour  le  foie . . 
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à  sutures  vasculai- 
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fixes  .  2,  85 

à  lames  interchan- 


pour  fosses  nasales ...  60 

long  boutonné .  145 

pour  mastoïde .  54 

pour  oreilles .  54 

pliants  .  3,  35 

de  poche .  3 

pour  résections  .  60,  i8g 

P'  saignée  du  D'  Be- 


—  pour  staphylorraphie. 

—  pour  symphyséotomie. 

—  pour  l’urètre .. .  102, 

—  pour  l’utérus . 

—  pour  les  yeux . 

Bisulfate  de  mercure . 

Blépharostats. . 

Bocal  pour  sondes  d’Itard . 

Bocaux  pr  seringues  et  aiguilles. 

—  pour  seringues . 


Bocks  pour  injections . . . 
Boîtes  pour  autoclaves  . 

—  pour  autopsies . . . 

—  pour  bistouris  . . . 


émaillées  pour  sondés . . . 
pour  examens  du  nez . . . 

pour  forceps . 

feutrées  pour  biberons . . 
P'  intubation  du  larynx . 

pour  iridectomie . 

métalliques  pour  instru¬ 
ments .  37,  119, 

pour  ophtalmologie . 


pour  seringues . 

pour  sondes .  88, 

pour  staphylorraphie . . . 
pour  stérilisation. .  90, 

p'  stériliser  les  catguts . . 


Boîtes  d’instruments  pour  tra¬ 
chéotomie  .  69 

pour  ventouses .  32 


Bougies  Béniqué  .  g: 

—  en  celluloïd  p'  l’oreille.  5; 

—  dilatatrices  pour  rec- 


dilatatrices  pour  œso- 
phagoscope .  77 

—  électrolytiques . 

—  œsophagiennes . 

—  urétrales  en  gomme. . . . 

—  urétrales  métalliques . . 

Bouilleurs  .  21 1,  244,  245 

Bouteilles  d’oxygène  ....  28,  40 

—  de  protoxyde  d’azote.  40 
Boutons  de  Murphy  et  autres ...  80 

Bouts  de  sems .  188 

Brancards  roulants .  232,  237 

Bras  porte-cystoscope . . .  126,  222 

—  artificiels .  276 

Brise-pierre .  105 

Bronchoscopie .  72 

Brosses  aseptiques .  42 

Brûleurs  à  gaz .  249 

—  Guasco .  33 

—  en  quartz .  161 

Brunissoir .  49 

Burins  pour  mastoïde .  54 

Burins  pour  résection .  igo 


Câble  diathermique .  135 

Cadre  avec  valve .  175 

Cancer  de  la  prostate .  208 

—  du  rectum .  209 

—  de  l’utérus .  209 

Canule  aspiratrice  urétrale  ....  loi 

—  p''collectionspurulentes.  180 

—  pour  entéroclyse .  15 1 

—  pour  injections  à  45“. . .  166 

—  P'  injecticnsd’air  chaud,  32 

—  pour  injections  vagi¬ 

nales  .  186 

—  à  instillations  urétra- 


Canuie  pour  œsophagoscopie  . .  71 

—  pour  oreilles .  53 

—  à  pyélographie .  129 

—  du  D'  Papin,  pour  la¬ 

vages  du  bassinet. . . .  128 

rallonge  pour  aspl- 


rectales .  gg,  151,  155 

pour  sondes  urétérales . .  128 

sous-palpébrale .  44 

spéculum .  163 

pour  trachéotomie .  70 

pour  transfusion .  212 

urétérales .  128 

^  • —  urétrales .  92,  95 

l^tti^gYaginale....  166,  i86,  218 

Capsilre"  oscillographique  de  2^ 

Cartouche  pour  piles .  56 

Casque  frontal  .  180,  181 

—  pour  ionisation .  47 

Cataracte .  4, 

Catgut .  14 

Cathétérisme  des  uretères  128,  129 

Cathéters  cannelés .  105 

■ —  pour  cathétérisme .. .  141 

—  pour  électrolyse .  97 

—  métalliques  .  gi 

Cautères .  31,  64,  65 

■ —  pom:  lupus..  32,  65,  158 

pour  dentistes .  32 

-  1 -  .. 


pour  larynx  ( 


rynx  . . 


-  ,  65 

—  pour  meatotome .  92 

—  pour  le  nez .  64 

—  pour  urétroscopie  ....  loi 

—  pour  les  yeux .  32 

Cautérisation.  31,  32,  64,65,  215,  216 

—  urétrale  .  103 

Ceintures  abdominales.  265  à  269 

—  maillot .  265  à  269 

—  du  Dr  Mayet  pour 

symphyséotomie..  tS8 

—  pour  hernie  ombili- 
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Cellule - „ . . 

Centrifugeurs .  2S0 

Céphalotribes .  184 

Chaise  aseptique .  228 

Chaise-bidet  pr  lavages  urétraux.  96 

Chariot-lavabo .  231 

Chariot  pour  transport  des  ali¬ 
ments  .  236 

Chariot-coffre  à  linges .  236 


lacrymales  .  44 

pour  laryngotomie .  70 

pr  lavages  de  la  gorge ...  62 

pour  lavages  des  yeux . .  44 

nasales  et  rétro-nasa-  - — -w  ..uupcuiquco .  275 

.  61.  64  I  Chirurgie  esthétique .  182 


Chirurgie  du  foie .  79, 

gastro-intestinale  80  à 
osseuse .  196  à 


du  r( 


145,  146 


—  des  vaisseaux .  . 

Cholestérimètre .  248 

Chromoscope .  248 

Cisailles  pour  côtes  ....  192,  193 

—  pour  lames  de  Parham .  197 

—  à  plâtre .  206 

—  à  résection .  192 

Ciseaux .  3,  4,  38,  102 

—  pour  accouchement. 


183,  184 


r/= 


182 


pour  avivement 
burin  p'  gassérectomie , 
burins  pour  mastoïde . . 
burins  pour  résections . 

P’’  chirurgie  esthétique, 
coudés  pour  le  nez ... .  5  g 

à  couper  le  fil  de 

bronze .  3,  14 

à  couper  les  panse¬ 
ments .  4,  206 

à  couper  les  plâtres ....  206 

poiur  détroncation. ,  4,  184 

à  dissection  ....  38,  252 

à  énucléerpourlesyeux.  44 
pour  fistrle  vésico-vagi- 

nale .  178 

pour  iridectomie..  4,  43 

pour  laparotomie.  177,  178 

à  morcellement .  173 

pour  ophtalmologie ...  43 

pour  phimosis . .  148 

plicotomes  pour  amyg¬ 
dales  .  63 

pour  staphylorraphie  ..  67 

pour  strabisme. ...  4,  44 

pour  trépanation .  194 

urétraux .  102 

pour  utérus .  167 

—  vaginaux .  178 

—  vésicaux .  145 

Cl^p  pour  le  cordon .  185. 

Clé  de  Courtade .  215 

Clé  pour  fixateurs .  19g 

Clé  de  Garengeot  pour  les 

Clou  pour  sinus .  61 

Colpostat  de  Barcat .  210 

Colpotomie .  i6g 

Compas  pelvimètres .  183 

—  thoracique .  26 

—  pour  trépanation .  194’ 

Compresses  électriques .  213 

Compresseur  pour  amygdales  . .  62 


Compresseur  digital  de  Cathelin. 

—  pour  la  mesure  du 

réflexe  oculo- 
cardlaque .  2 

—  P''  pédicule  rénal.  14 

—  prostatique .  14 

—  de  Sauphar .  n 

—  urétral.’ .  95,  loi 

Compte-gouttes  oculaires .  4. 

Concusseur .  2i( 

Conducteur  pour  fil-scie .  igi, 

—  œsophagien  .  7c 

—  porte-électrode. loi,  133 

—  pour  sonde  diather¬ 

mique .  156 

—  de  Syme .  105 

—  urétraux .  91 

Cônes  <1  Ultra  » .  151 

Consolidation  des  fractures.  196,  197 
Cordons  pour  cautères .  65 

—  électriques .  216 

—  pour  photophore .  60 

Cornets  acoustiques .  51 

Corsets  orthopédiques .  273 

Corps  étrangers  de  l’œil .  44 

—  étrangers  de  l’urètre  et 

de  la  vessie  ....  103,  ic4 

Costotomes .  192,  193 

Coton  hydrophile .  246 

Coussins  pour  tables .  228 

Coussins  pom:  électrodes .  136 

Couteau  p'  ablation  au  cautère .  83 

—  à  amputations .  189 

—  pour  appendicectomie .  83 

—  pour  cataracte-iridec- 


pour  le  pharynx . 

pour  fosses  nasales. . . 
pour  voies  lacrymales 
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—  pour  plâtres . 

—  pour  ophtalmologie.  4 

—  pour  végétations _ 

Couveuse  . 

Crachoir  .  29 

Cranioclastes  . 

Craniomètre . 

Crayons  dermographiques . 

—  ouvre-bouche . 


Crins  de  Florence . 

Crochet  pour  accouchement  ...  185  , 

—  pour  amygdales . 

—  pour  avivement . 

—  pour  cataracte,  iridec¬ 

tomie  .  43 

—  pour  chalazion . .  •  45 

—  pour  énervation  du  rein.  i47 


43 


35 


281 


Crochet  extracteur  pour  œs 

—  pour  fracture . 

—  de  Graefe .  ^ 

—  pour  la  méningée. . . 

—  pour  oreilles . 

—  réducteur  de  Cadenat 

—  pour  strabisme . 

—  pour  tirer  les  fils . 

—  pour  la  vessie  et  l’urè 
103 


—  pour  les  yeux.  43,  44 

Cryocautère .  48,  160 

—  dermatologique. 

—  stomatologique  . . . 

—  pour  trachome .... 

Cryothérapie  urétine . 

Cure-ongles . . 

Curette  pour  accouchement. .  . . 

—  alvéolaire . 

—  délicates . . 

—  pour  dermatologie .... 

—  fenétrée  .  55, 

—  pour  le  foie . 

—  pour  lupus . 

—  pour  mastoïde . 

—  pour  le  nez . 

pour  obstétrique . 

—  pour  oreilles .  53, 

—  pour  le  rein . .’ 

—  pour  sinus . 

—  urétrales . 

—  utérines  .  167, 

—  pour  végétations . 

—  pour  vessie . 

de  Wolkmann. . .  35, 

—  pour  les  yeux -  44’, 

Curiethérapie .  208  à 

Cuvettes  pour  cystoscopie . 

—  en  émail,  eu  verre.... 

Cylindre  sphéromètre . 

Cystoscopes .  106  à 

Cystostomie  .  142 

Cysto-urétroscopes  ....  120  à 

—  du  D'  Heitz- 

Eoyer  . . . 
de  Mao  Car- 
thy.  120, 
Dr  Marion. . 

—  du  Dr  No- 

guès . 

D 

Daviers  pour  amputations-ré¬ 
section  . 

pour  chirurgie  osseuse . 
—  dentaires . 


'97  — 


Daviers  de  Lambotte. . .  199, 

Décolle  dure-mère . 

Décolleur  pour  amygdale . 

Dents . 

Dermatologie .  rjy  à 

Désenclaveurs .  141, 

Diagnostic  de  la  perméabilité  des 

trompes  de  Fallope . 

Diapason  . 

Diathermie  gynécologique . 

Détergeur  électrolytique . 

Diathermie  en  ophtalmologie  . . 

—  urétrale  . 

—  en  urologie  66,  67, 

84,  98,  99.  130  à 
139,  156  à  159, 
Dilatateurs  de  Kollmann . 

—  du  Dr  Marion . 

—  des  narines . 

—  œsophagiens. .  70, 

—  préputial . 

—  rectaux . 

—  pour  transfusion . . . 

—  de  Tamier . 

—  pour  trachéotomie. 

—  urétéral . 

—  urétraux .  91, 

—  utérins....  163  à 

—  vaginaux . 

—  pour  les  yeux . 

Disciseur  pour  prostatectomie . . 
Dispositif  à  éclipse  pour  géné¬ 
rateur  à  formol . 

Disques  en  caoutchouc . 

Dissection .  38, 

Distributeur  de  savon  liquide . . . 
Doigtier  articulé  pour  larynx . . . 

—  protecteur  en  caout¬ 

chouc  . 

—  pour  toucher  rectal . . 

Dra^e  pour  les  voies  biliaires . . 
Drainage . 

—  des  œdèmes . 

—  pour  perforation  os- 

téo-myélite . 

Drains  en  aluminium . 

—  caoutchouc .  24, 

—  pour  colpotomie . 

—  démontants .  24, 

—  en  ébonite . 

—  pour  fistules  hypogas¬ 

triques  . 

—  de  Freyer .  141, 

—  du  Dr  Marion . 

—  métalliques . 

porte-radium  ...  210,  1. .  - 

pour  sinus .  61  | 


Eau  bouillie .  240  à 

—  stérilisée .  240  à 

Écarteurs  abdominaux . 

—  pour  appendicite .... 

—  bulbaires . 

—  des  côtes . 

—  pour  énervation  du 

—  pour  le  foie . 

—  pour  la  gassérectomie 

—  des  joues .  41, 

—  pour  laparotomie . . . 

—  mastoïdien . 

—  pr  pose  de  radium ... 

—  pour  prostatectomie . 

—  pour  résection . 

—  de  Segond . 

—  de  Tamier . 

—  pour  trachéotomie . . 

—  urétraux . 

—  vaginaux .  172, 

—  vésicaux .  141, 

.  144.  145,  : 

—  pour  les  yeux . 

Échelles  pour  ophtalmologistes . 
Éclairage .  215,  ! 

—  du  champ  opératoire.  : 

Éclaireur. ...  9,  97,  144,  r8o,'  i 

—  frontaux  .  55, 

.  180,  ] 

—  de  de  Martel . 

—  de  poche  «  Le  Pho- 

.  lu  * .  56,  I 

Ecouvillons  pom:  trachéotomie . 

Écraseurs  pour  appendicite . 

—  gastriques  ....  80, 

Ectopie  testiculaire. .  2 

Électro-aimants  . .' .  44,  2 

Électrodes  dermatologiques  ...  i 

.  158,  I 

—  pour  électro-coagu- 

....  135,  156’,  I 

—  de  Mac  Intyre.  140,  i 

—  ophtalmologiques  . . 

—  diathermiques  pour 

O.  R.  L .  66, 


prostatiques . 

rectales  . 

du  Dr  Roucayrol  . 
urétrales .  98, 


—  utérines . 

—  vésicales . 

—  à  vide..  67,  156, 

Électro  dilatateurs . 

Électro-œillère  poiur  ionisation 

Électrophores . 

Électrolyse  . 

Électrolyseur  urétral .  97, 

Électro-coagulation....  130  à 

Électrothérapie  . 

Élévateurs  pour  racines ....... 

Embouts  pour  aspirateurs . 

—  pour  biopsies . 

—  pour  instillations  .... 


—  pour  seringues . 

—  pour  sondes. ...  52, 

—  pour  urétroscope  . . . . 

Embryotome . 

Emporte-pièce  des  amygdales . . 


rr  biopsies, 
ir  drains  . . 


—  pour  sinus . 

Ensemencement . 

Encre  de  Chine  pour  tatouage . . 

Enéma  pour  sinus . 

Énervation  du  rein . 

Enfumage  iodé . 

Entonnoir  de  Guyon . 

—  à  filtrations  chaudes. 


Énucléation . 

Épaulières .  219  à 

Épilation .  140, 

Épingles  de  sûreté .  187, 

Éprouvettes  en  verre . 

—  pour  cystoscopes . 

—  pour  seringues .... 

—  pour  sondes  souil- 

88, 


Erignes .  38, 

—  pour  avivement . 

—  pour  énucléer . 

—  pour  hystérectomie . . . 

Escabeau . 

Esthésiomètre . 

Estomac .  77  à 


Étagères . 

,  —  porte-flacons . 

Etau  pour  lames  de  Parham .... 

Éthérisateur  vaginal . 

Étincelage .  131  à 

Étriers  pour  fractures . 

Étuves  à  air  chaud . 

—  P''  fermentations  et  cul- 

—  diverses . 

—  électriques  pour  son- 

—  pour  cystoscopes . 

—  du  D'  Poupinel . 

—  P''  stérilisation  par  les 

vapeurs  de  formol. . . . 

Évidement  des  fibromes . 

Excavateurs  pour  les  dents .... 

Excitateur  prostatique . 

Explorateur  pour  le  foie . 

—  du  D'  Filderman. 

—  urétéral . 

—  vésicaux . 

Exploration  de  l’urètre . 

Extraction  des  projectiles .  : 

—  du  suc  gastrique . .  . 


Faisceau  d’aiguilles  à  tatouer.  . . 
Fauteuils  pour  examens  et  opé¬ 
rations  . 

Faux  pour  amygdales . 

Fécondation  artificielle . 

Feuilles  de  caoutchouc . 

—  d’étain  pour  électrodes. 

—  de  pesée . 

—  de  température . 

Feuillets  pour  soie . 

Fibromes . 

Fil  d’acier  pour  serre-nœuds.  53, 

—  d’argent  . 

—  de  bronze . 

—  de  lin .  14, 

—  de  maillechort  .  209,  : 

Fil-scie  .  188,  191,  1 

Filière  pour  sondes .  88,  ] 

Filtres  de  Chamberland .  : 

—  plissés  pour  entonnoir.  .  2 

Fiole  d’Erlenmeyer . . .  s 

Fistule  vésico-vaginale .  ) 

Fixateurs  pour  fractures .  199,  2 

Fixe-sondes . 

Flacon  aseptique  pour  préléve- 

Flacons  en  verre...  71,  246,  2 

—  compte-gouttes . 

Fœtus .  I 
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Foie . . 

Forceps  . 

Forets  .  l'gj’ 

Fosses  nasales  ...  57,  58,  59, 

Fossets  pour  sondes..  87,  89, 

Fouloir  pour  amalgame . 

Four  de  Pasteur . 

Foyers  pour  dents,  yeux,  lupus . 

Fractures .  197,  203,  204, 

Fraises  osseuses  du  Dr  Sorrel... 
pour  trépans ... .  194, 

- - seringues . 


Fronto-Lux  . . , 
Fumigateurs . . . 
Furonculotome 


Gaines  en  chamois  pour  forceps. 

—  en  peau  pour  boîtes.  37, 
~  métalliques  pour  sondes. 

—  trocart  pour  radium .... 

Galvano-cautères .  64, 

Gants  en  caoutchouc .  42, 

Garde-lait . 

Garniture  à  ailettes  pour  se¬ 
ringues  . 

Garrot  métallique  pour  hémos- 


Gastroscope . 

Gastro-tensiomètre . 

Gastrotonomètre . 

Gaveuse  de  Tarnier . 

Gaze  hydrophile . 

—  stérilisée . . 

Générateur  à  formol . 

Genouillères  élastiques . 

Goniomètre  du  D' Cadenat . 

Gorgeret  pour  rectum . 

Gouges  pour  corps  étrangers  de 

l’œil . 

—  pour  dermatologie . 

—  pour  mastoïde . 

—  pour  résection . 

— ■  pour  sinus  maxillaire . . 

—  pour  trépanation . 

Gouttière  en  cuivre  mou . 

— ■  passe-fil  du  P''  Félizet. 

—  pour  lavages  d’oreilles. 

—  pours3uuphyséotomie. 

—  pour  tables  d’opéra- 


Goutte  à  'goutte  de  Murphy . 
Goutte  à  goutte  de  Carrel. . . 
Grattoir  pour  dermatologie. 

Guide  anse . 

Guéridons  . 


195  à 


feuéridons  d’anesthésîe . 

—  pour  rectoscopie _  j 

Gynécologie  .  162,  3 

Gynécostat  .  161,  i 


Hématimètres .  248 

Hémoglobinomètres .  248 

Hémorroïdes  .  15 1,  152 

Hernies .  85  et  256 

Hottes  pour  pansements .  246 

Housse  P' plateau  gynécologique.  185 

Hypérémie  urétrale .  97 

Hypodermo-oxygénateur .  28 

Hystérectomie  vaginale.  172  à  174 
Hystérolabe  du  Dr  Dartigues ...  177 

Hystéromètres .  164 

Hystéroscope .  162 


Inciseur  pour  prostatectomie  . .  143 

—  urétraux .  103 

Inducteur  acoumétrique .  sa 


—  -laveur  roulant. 

— •  pour  oreilles .  53 

Injections  épidurales .  21 

—  hypodermiques..  16  à  19 

—  mercurielles .  ig 

—  de  néo-Salvarsan . . .  ig 

—  de  sérum .  21 

—  vaginales .  186 

Installations  de  salles  d’opéra- 


porur  cli¬ 
niques..  241  à 

Instillateur  urétral .  86, 

Instillations  .  92, 

Instrumentation  d’AIbee  pour 
sections  osseuses  201, 

—  du  Dr  Cour- 

tade  pour  l’io¬ 
nisation  de  l’u¬ 
rètre  . 

—  pour  appareils 

pansements.  : 

—  du  Dr  Cadenat 

pour  ostéo¬ 
tomies  ....  2 

• —  éleotr  ique 

pour  chi- 

seuse.  197,  2 


u  électro-méca¬ 
nique  des  Drs 
Chastenet,  de 
Géry  et  Lance, 
pomr  la  gassé¬ 
rectomie  et  la 


—  pr  injections 

intra-utérines 
de  lipiodol.  170 

.  171 

—  de  Lambotte  .  199 

.  opératoire  pr 

urétroscope. . .  103 

—  pour  le  ra¬ 

dium.  209  à  211 

—  pour  résection  ' 

queuse  de  la 

cloison .  60 

Instruments  à  bascule  pour 
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—  Stylet  . 

Bozemann.  —  Soude  ii 


■a-uté- 


Braun.  —  Canule . 

—  Cranioclaste . 

—  Crochet  . 

— •  ,  Seringue  intra-utérine . . . 
Broea.  — ■  Canules  laryngiennes. 
Brocq.  — •  Aigililles  pour  électro- 
lyse  . . 


Brocq.  —  Grattoir  pour  derma¬ 
tologie  . 

Broeckaert.  —  Appareil  à  air 

chaud  . 

—  Seringue  à  paraffine _ 

Brunings.  —  Lampe . 

—  Manche . 

—  Pince  œsophagienne  73, 

—  Pompe  à  salive . 

—  Spatule  pour  laryngosco- 

Brunton.  —  Otoscope . 

Buch.  —  Dilatateur  utérin . 

Budin.  —  Compas  pelvimètre . . 

. —  Mannequin  obstétrical. . . 

—  Porte-coton .  ] 

—  Serre-fine .  ] 

—  Sonde  .  ] 

—  Stérilisateur .  : 

—  Téterelle  bi-aspiratrice. .  i 

Beurnier.  —  Laxor .  i 

Busson.  . —  Béquille  pour  cysto- 

urétroscopes .  i 

—  Compresseur  pour  dilata¬ 
tion  en  urétroscopie ...  1 

Butlin-Poirier.  —  Trachéotome. 


Cadenat.  —  Aspirateur . 

. —  Crochet  réducteur . 

. —  Goniomètre  . 

—  Instrumentation  pour 

chirurgie  osseuse . 

■ —  Pince  accroche-fil . 

—  —  à  compresses . 

—  —  gouge.  192,  194, 

—  Trocart  laveur .  23, 

Calot.  —  Aiguille . 

—  Aspirateur . 

—  Couteau  pour  plâtres ....  : 

—  Embouts . 

Camus.  —  Appareil  à  anesthé- 

—  Masque . 

Canf onnet.  —  Electro-œillère . . . 
Cariani.  —  Appareil  pour  aspira¬ 
tion  urétrale . 

—  Sondes  à  aspiration . 
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Carrel.  —  Aiguilles  pour  su¬ 
tures .  14,  212 

—  Appareil  pour  l’irrigation 

des  plaies. . . .  208 

—  Dilatateur .  212 

—  Drain .  208 

—  Seringue .  208 

Cathelin.  —  Bénlqué  can¬ 
nelé .  105,  141 

—  Brise-pierre .  105 

.  —  Compresseur  digital .  146 

—  Disciseur  vésical .  143 

—  Écarteurs  vésicaux .  141 

144,  176 

—  Eclaireur  semi-rigide  144,  181 

—  Filière .  88 

—  Mensurateur  intra-vési- 

cal .  141 

• —  Pince  antidérapante .  144 

—  —  à  cadre .  143 

— •  — ■  longue  et  déli- 

—  Trocart  pour  pyoné- 

phrose .  146 

—  Trousse  pour  chirurgie 

—  Tube  pour  cystoscopes. .  129 

—  Valve  protectrice .  103 

Cattier.  —  Bouges  masseuses . .  96 

Cauzart.  ■ —  Seringue  nasale. ...  58 

Cayla.  —  Rhingoutte .  58,  64 

Cawardin.  —  Pince  gastro-intes¬ 
tinale .  81 

Cesbron.  —  Aiguille  à  radium. .  210 

—  Appareil  porte-aiguilles.  210 

—  Pinces  pour  radium .  210 

— •  Porte-aiguille  à  manche 

pistolet .  14.  210 

Chamberland.  —  Filtre . .  251 

Chambon.  —  Lancette  à  vaccin.  32 
Champetier  de  Ribes.  —  Ballons 

dilatateurs .  183 

—  Curette  utérine .  185 

—  Stéthoscope .  25 

Championnière.  —  Aiguille 

mousse  .  12 

—  Ciseaux .  190 

—  Drains  ébonite .  24 

—  Pince  écartante .  85 

—  —  pour  sutures .  85 

—  — ■  pour  tendre  la 

peau  .  15 

Chaput.  —  Aiguille  à  pédale -  12 

—  Gants  de  caoutchouc ...  42 

—  Pinces .  6,  24,  82,  169 

Chassaignac. — Bistouri .  2 

—  Brigues .  189 

—  Trocart  courbe .  23 


Chasteney  de  Géry.  —  Instr 

synthèse . 

Chatellier.  — ■  Abaisse-langue 

—  Curette  fenêtrée . 

—  Gouge . 

—  Pince  à  végétations . . 
—  Spéculum  pour  oto-i 

nologie  . 

Chaton.  —  Porte-aiguille. . . 

— ■  Rugine . 

—  Valve .  15 

Chaussier.  —  Tube  laryngien 
Chauvin.  —  Cystoscope  phot 

graphique . 

Chéron.  — •  Pince  utérine 
Chevassu.  —  Cytoscopes. 

-  Sonde  pour  prostatect 


Chompret.  —  Brunissoir. 

Curette  alvéolaire 
Chuftart  et  Legrand.  —  Corn 
presseur  . . . 

Ciluentes.  —  Porte-cystoscop 
—  Pinces  pour  pédicule  r 


Citelli.  —  Ostéotome . 

Civiale.  —  Urétrotome . 

Clado.  —  Dilatateur . 

Clar.  —  Miroir  frontal . 

Claude.  —  Appareil  pour  mi 

fer  la  pression  du 
liquide  céphalo-rachi- 

Clavel.  —  Fécondateur  artificiel. 
Combler  et  Murard.  — ■  Sonde . . 
Cooper.  —  Aiguille  pour  ligature. 

—  Bistouri .  s 

— ■  Tenaculum  et  aiguille. . 
Cordes.  —  Emporte-pièce  droit. 
Cornet.  — ■  Pince  à  lames . .  38, 

Coryllos.  —  Cadre  pour  laparo- 


Coulon.  —  Appareil  pour  fi 

irtade.  —  Instrumentation 
pour  l’ionisation  de 


Critoheff.  —  Curette  double. . . . 

Cuseo.  —  Peivi  support . 

—  Spéculum . 

Cushing.  —  Agrafes . 

—  Nécessaire  pour  agrafes. 

—  Pinces  . 

Cuzzi.  —  Curette . 


Dakin.  —  Appareil  pour  irriga¬ 
tion  des  plaies . 

Dalgreen.  — ■  Pince  craniotome. 
Dalimier.  — ■  Aiguille  à  prise  de 

sang . 

Darget  et  Labat.  —  Aiguille - 

Dartigues.  —  Hystérolabe . 

—  Bistouri . 

—  Laparostat . 

—  Pince  hystérolabe . 

Daviel.  — •  Couteau  pour  ophtal¬ 
mologie  . 

—  Curette . 

Debrandt.  —  Pince  pour  la¬ 
melles .  38, 

Degralb.  —  Gaine  trocart  pour 

radium . 

— •  Soude  porte-radium. .... 

Dehelly.  —  Dilatateur . 

Déjerine.  — •  Marteau  percuteur. 
Delabarre.  —  Ouvre-bouche . . . . 
Delaborde.  — ■  Dilatateur  laryn- 

Delagenière.  —  Désenclaveur. . 
Delbet.  — •  Appareil  pour  frac- 

—  Curette  mousse . 

—  Drain .  24, 

— •  Ecarteur  coudé . 

—  Pipe  pour  chloroformisa- 

Delore.  —  Crochet . 

Delort.  —  Flacon  aseptique .... 

—  Gastro-tensiomètre . 

—  Provocateur . 

—  Rectographe  . . 

Delstanche.  —  Masseur  pneu¬ 
matique  . 

Demelin.  —  Forceps . 

Demeny.  —  Compas  thoracique . 

Demonchy.  —  Aspirateur . 

— ■  Urétroscope . 

Denonvilliers.  — •  Tord-fil . 

Depaul.  —  Tube  laryngien . 

Deschamps.  —  Aiguille 
■  mousse .  12, 


Desjardins.  — ^  Curette . 

— •  Drague  biliaire . 

—  Ecarteur . 

—  Pince  pour  attirer  le  r 


—  Pince  en  fourche . . 

—  Rétracteur . 

Desmarets.  —  Appareil 
anesthésie  au 
toxyde  d’azote. . 
Desmarres.  —  Pince  à  chala 
45 


—  Releveur  des  paupières . 
—  Scarificateur  pour  les 

paupières . 

Desnos.  —  Sondes . 

—  Tubes  pour  sondes 


Dieulafoy.  —  Aspirateur . 

Dittel.  — Bougies . 

Dolbeau.  —  Appareil . 

—  Ressort . 

Doléris.  — •  Ecouvillons . 

—  Sonde  intra-utérine . 

Dominici.  —  Gaines  pour 

radium  . 

Dominici  et  de  Martel.  —  Gaine 

hélicoïdale  . 

Doyen.  —  Abaisse-langues. . 

— ■  Aiguilles  à  sutures . . 

—  Boîte  pour  autoclave . 

— ■  Compresseur  amygdalien 
—  Drain  démontant. 


—  Fraises  pour  trépanation 

—  Gouttières . 

—  Ouvre-bouche . 

—  Pince  à  coprostase . . 

—  —  hémostatique. 

—  —  pour  hystérecto¬ 
mie  vaginale . 

— •  Pince  pour  ligament 


—  Pince  puissante... . 

—  — -à  végétation; 

—  Porte-aiguilles . 

—  Porte-jambes . 

—  Rugine .  190 

—  Tracteur  hélicoïdal.  173 

—  Trépan . 

—  Valves  pour  hystérecto 

—  Valve  sus-pubienne 


Dubois. — Bistouri .  183 

—  Bistouri  à  col .  167 

—  Ciseaux  à  col .  167 

—  —  coudés .  184 

—  —  à  détronca¬ 
tion .  4,  184 

—  Forceps .  184 

Duchastelet.  —  Aspirateur  de 

graviers .  106 

—  Urinai .  105 

Dufaux.  —  Masseur  prostatique.  100 
Dufour.  —  Tige  métallique. ...  164 

Duguet.  —  Siphon  pour  thora- 

Duhot.  —  Seringue  pour  injec¬ 
tion  intraveineuse. ...  17 

Dujarier. — Agrafes .  196 

—  Chasse-clou .  196 

—  Marteau .  ig& 

Dumontpaiiier.  — •  Pessaire .  166 

Duplay.  — Injecteur  pour  oreille.  53 
—  Spéculum  pour  otorhino- 

logie .  57 

Duval  Pierre). —  Costotome.  192,  193 
—  Pinces  pour  le  poumon . .  7 

—  Pince  pour  l’intestin ....  7 

—  — ■  pour  les  mu¬ 

queuses  .  10,  82 

—  Pince  pour  tenir  le  cau¬ 
tère  .  85 

—  Rugine .  I93 


Einhorn.  —  Olive . 

—  Saccharomètre  .... 

—  Tube  pour  prélever  le  suc 
gastrique  et  duodénal. 
Eisberg.  —  Canule  pour  transfu 


Emmery.  —  Aiguilles  pour 
injections  intra-vei- 

Emmet.  —  Aiguille  pouf  péri 

néorraphie . 

Erienmeyer.  —  Fiole . 

Ertzbisohoff.  —  Robinet  à  pous 

sette .  95 

Esbach.  —  Albuminimètre . . . 

Escat.  —  Abaisse-langue - 

—  Mouche-bébés  . 

—  Pince  emporte-pièce  . . 
Esmarch.  —  Bande  hémosta 
tique . 

Essad.  —  Ophtalmoscope . 
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Farabeuf .  —  Bistouri . 

— •  Cisaille  délicate . 

—  Ciseau  à  lame  mince .... 

— •  Couteau  . 

—  Davier . 

— ■  Ecarteur .  176, 

—  Perforateur . 

— ■  Pince  pour  la  réduc- 

• —  Pinces  à  sutures  intesti¬ 
nales  . 

—  Rugines .  55, 

—  Rugine  trouée . 

—  Scies . . 

—  Sondes  cannelées . 

Farkas.  —  Bistouris  fins . 

_  —  Curettes  urétrales . 

Farnarier.  —  Appareil  pour  en¬ 
fumage  iodé . 

Faucher.  — •  Tube  gastrique. . . . 
Faure  (J.-L.).  —  Aiguille  à  pé¬ 
dale  . 

—  Cadre  pour  laparotomie. 
— •  Pince  pour  l’artère  uté- 

—  Pince  à  biopsie . .’ 

—  —  à  dents  multiples. 

145,  r74, 

—  —  à  dissection . 

—  — ■  emporte-pièce . 

—  —  pour  laparotomie. 

—  —  à  ligament  large .  . 

—  —  pour  néphrectomie. 

—  Valve  sus-pubienne . 

Fauvel.  —  Pince  laryngienne. . . 
Fein.  —  Curette  contre-coudée. 
Feldbausch.  —  Dilatateur  des 

Feliki.  —  Masseur . 

Felizet.  —  Gouttière  passe-fil. . . 

—  Ténotome . 

Fergusson. —  Spéculum. .  152, 

Fialip.  —  Oxygéuateur . 

Fildermann.  — Explorateur. . . . 

—  Table-garrot . 

—  Everseur . 

Finochietto. . —  Etrier  pour  frac- 

—  Eclaireur . 

—  Fronto-Lux . 

Flandrin. — Cystoscopes.  114, 

—  Urétro-cystoscope .  : 

—  Etuve  électrique .  1 

Follin.  —  Ophtalmoscope . 


Forgues.  —  Stilli-goutte . 

Fort.  —  Electrolyseur  urétral . . 
Fournier.  —  Spéculum  grillagé. 
Foy.  • —  Ampliomètre  thora- 

—  Inducteur  acoumétrique. 

Frank.  —  Dilatateur . 

Frankel.  —  Emporte-pièce  droit. 

—  Pipette  nasale . 

Franquet.  —  Casque . 

— •  Tympan  ion . 

Frémont.  • —  Tube  gastrique .... 

Freudenberg.  —  Mandrins . 

Freyer.  —  Drains .  141, 

Fritsch.  —  Valve . 

Froin.  —  Instruments  pour  le 

Froltseh.  —  Pince  coudée . 


Galezowski.  —  Aiguille  à  disci- 


—  Blépharostat  . 

—  Couteau  . 

—  Dilatateur . 

—  Porte-aiguille . 

— ■  Seringue . 

—  Stylet  . 

Gallavardin.  — Brassard . 

Gain.  —  Barbotteur . 

—  Barrette . 

— ■  Tubes  en  plomb.  105,  148 

Galton.  — •  Sifflet . 

Gapin.  —  Pulvérisateur . 

Garengeot.  —  Clé  dentaire . 

Gaudin.  —  Porte-aiguille . 

Gaudino.  —  Vaginoscope . 

Gault.  —  Seringue  à  paraffine . . 
Gaultier.  —  Gastrotonomètre . . . 
Gautier.  • —  Conducteur  porte- 

électrode  .  lor, 

Gerota.  —  Tube  pour  tampon¬ 
nement  prostatique . . . 
Gibert.  —  Ecarteur  mastoïdien. 

Gigli.  —  Aiguille . 

—  Fil  scie .  188,  igr, 

Gillet  de  Grandmont.  —  Stylet 

bi-conique . 

Giraudeau.  —  Electrodes  pour 
dermatologie  . . .  140, 

—  Cryocautère . 

Giraud-Teulon.  —  Lacrymo- 


Lortat-Jacob.  —  Cryo¬ 
cautère  stomatologique. 
Glatzer.  — ■  Miroir  métallique . . . 


■  Ecarteur  abdomi- 


—  Boîte  à  gants . 

Gouguenheim.  —  Pince  laryn- 

Gourdet.  —  Curette . 


Ecarte 


—  Valve . 

De  Graefe.  —  Ciseaux . 

—  Couteau  pour  ophtalmo¬ 
logie .  43. 

—  Crochet  à  bascule ...... 

—  —  pour  le  cristal¬ 


lin  .. 


—  Kystitome . 

—  Pince  ophtalmologique . . 
Grigault.  —  Cholestérimètre . . . 
Gross  et  Barthélemy.  • —  Etuves 


Grunwald.  —  Pince  coupante . . . 

Guasco.  —  Brûleur . 

Guelliot.  —  Dilatateur . 

Guijarro.  —  Pince  double  à 

transfusion . 

Guillaume.  — •  Appareil  pour  le 
métabolisme  basal .... 
Guinard  et  Hinault.  —  Seringue 

pour  oléo-thorax . 

Guyon.  —  Aspirateurs  des  gra- 


Béniqués  . . 


Cathéters -  gi,  ro5, 

Crochet  vésical . 

Dilatateur  à  courbure 

spéciale . . . 

Entonnoir  à  iode . 

Exploratéur  vésical . 

Mandrins . .' . 

Masque  à  anesthésie _ 

Méatotome  ...  gz,  104, 

Olives  graduées . 

Pince  courbe  . 

—  urétrale  porte  - 


-  Seringue  à  instillations . . 

—  vésicale. . 

Sonde  cannelée . 

—  évacuatrice  . 

—  à  instillations. . . . 

Sondes  urinaires . 

Ténaculum . 

•  Trocart  courbe . 

Tube  double . 


Hagedorn.  —  Aiguilles  à  suture. 
Halle.  —  Spéculum  bivalve .... 

Hamonic.  —  Ciseaux . . 

Hartmann.  —  Canule  pour 

—  Aiguille  pour  résection  . . 

—  Couteau  à  panier . 

—  Ecarteur . 

—  Instrumentation  dia- 
thermo-chirurgicale  84 
—  Pince  cannelée  pour 

oreille  . 

■ —  Pince  à  coprostase  .  6, 

—  —  emporte-pièce . 

—  —  pour  laparotomie.. 

—  Porte-coton . 

—  Projecteur  gynécolo- 

Hautant.  —  Fauteuil  pour  exa- 


Hayem.  —  Stéthoscope . 

Hayem  (L.).  —  Dilatateur . 

Hégar. — Dilatateurs  ...  r5i, 

Heister.  — •  Ouvre-bouche . 

Heitz-Boyer.  —  Bras  porte- 

cystoscope  . 

—  Cystoscope . 

—  Daviers  préhenseurs .... 

—  Guéridon . 

—  Table . 

—  Statif .  r27, 

—  Tube  pour  sondes.  8g, 

—  Urétro-cystoscope . 

Heitz-Boyer  et  Masmonteil.  — 
Préhenseur  pour  frac- 

Hennequin.  —  Gouttière . 

Henry  (Mme).  ■ — Tire-lait . 

Heryng.  . — •  Instruments  pour  le 

Hess.  ■ —  Viscosimètre . .  ; 

Heurteloup.  —  Scarificateurs 

temporaux . 

• — ■  Ventouses  temporales. 32 

Hinault  et  Guinard.  —  Seringue 

pour  oléo-thorax . 

Holmes  (V.).  —  Salpingoscope . . 

Horsley.  —  Pince  coupante -  : 

Houzel.  ■ —  Pince  à  tenir  les 

compresses . 

Huas. — Table  d’opérations .. .  2 

Huguier.  —  Cadre  de  table .  2 

■ — ■  Dilatateur  utérin . .  i 

—  Drain  pour  colpotomie . .  i 

—  Drains  utérins .  i 

—  Pince  à  dents .  i 

—  Sonde  intra-utérine .  r 


Iribarne.  —  Drain  pour  le  col . . . 
Isch-Wall  et  Weil. —  Seringue  à 
transfusion  du  sang . . . 
Itard.  —  Sondes,  pour  oreilles. . 


Jaboulay.  — ■  Boutons  anastomo- 

Jacobaeus.  —  Laparathoracos- 
cope  ou  pleuroscope . . . 

Jacoel.  —  Agrafes . 

Jalaguier.  —  Aiguille  à  sutures. 

Janet.  —  Canule .  ga, 

— ■  Canule  platine . 

— ■  Electrodes  urétrales . 

—  Etuve  électrique  pour 

—  Olive  pour  seringues .... 

—  Porte-pommades . 

— -  Seringue  urétrale . 

—  Sonde  cannelée .  ] 

—  Stérilisateur  pour  soudes. 

—  Stylet  manche  verre ....  ] 

—  Valve  urétrale .  ] 

Jansen.  —  Pince  à  curettes.  55, 

— •  Pince  emporte-pièces. . . 
Javal  et  Schiotz.  — ■  Ophtalmo¬ 
mètre  . 

Jayle.  —  Dilatateur  injecteur.  r 

—  Ecarteur  abdominal .  i 

—  Gouttières .  2 

—  Pince  à  griffes . 

—  —  pour  hystérecto- 

—  Pincette  utérine .  i 

—  Sonde  dilatatrice  injec- 

—  Spéculum .  I 

—  —  coudée .  r 

—  Ventouses  utérines.  33,  i 

Jeanbrau.  —  Masseur  laveur. . . 

. —  Pince  élastique .  r 

Jaeger.  —  Plaque  pour  les  pau- 

. — ■  Releveirr  des  paupières . 

Juan  S.  Rames.  —  Seringue. . 

Jubé.  ■ —  Seringue  pour  transfu 


Jouffray.  —  Manche 
Judd.  - 


Pince  pour  sutures  de 

l’estomac  . 

Julliard.  —  Masque . 
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Marion.  — ■  Sonde  pour  prosta¬ 
tectomie .  ,87, 

De  Martel.  —  Décolle  duie-mêre. 

—  Conducteur . . . . 

—  Eclaireur . .  .82,  181 

—  Ciseaux .  178 

—  .  Ecraseur  stomacal . 

—  Gaine  pour  radium . 

—  Instrumentation  pour  la 

trépanation .  195 

—  Pince  protège-cœcum . . 

velu . 

Marteret  et  Worms.  —  Elec¬ 
trodes  pour  ophtalmo- 

'logie .  48,  risg 

Martin,  —  Ceinture .  1188 

Mascarinhas.  —  Valves . .  117  s 

Masmonteil.  — ■  Appareil  pour  1 

fractures .  204 

—  Instrumentation  pour  in¬ 
jections  de  lipiodol. . . 

— ■  Pince  porte-attelles .... .  198 

— ■  Tracteur . . 

Heitz-Boyer  et  Masmonteil.  — 
Préhenseur  pour  frac- 

Mathieu.  —  Amygdalotome .... 

Mauté.  —  Aiguille  trocart .  _ ^ 

Mawas.  — •  Casque .  13g 

Mayet.— Ceinture . 

Mayo.  —  Ciseaux . 

—  Ecraseur .  80, 

—  Tube  à  anesthésie . 

Nendel.  —  Seringue  laryngienne. 

Mercier.  —  Bougies . 

—  Soudes . 

Meyer.  —  Seringues . 

Meyer  et  Bensaude.  —  Electrode 
pour  sphinctéralgie  anale 

MeyhoHier.  —  Curette .  45 

Michel.  — Agrafes . 

—  Pinces .  15 

Mignon.  —  Pinces  contre-co 


dées  .. 


Minet.  —  Cathéter .  97 

—  Electro-dilatateur .  97 

—  Spéculum  luétral .  91 

Minot.  —  Microtome .  254 

Mohr.  —  Presse-tube.  208,  252 
Monnier.  —  Pince  emporte- 

„  pièce .  61 

Monoyer.  —  Echelle  ophtalmos- 

copique .  47 

Montprofit.  —  Garrot  métal- 

lique  .  .  . .  i8g 

Valve  abdomino-vaginale.  173 


Mooy.  —  Aiguille  à  sutures.  12, 

Morax.  — ■  Ecarteur . 

—  Boîtes  pour  ophtalmolo¬ 
gie . 

-■Compte-gouttes...  44, 

Moreigne.  —  Uréomètre . 

Morel.  —  Insufflateur . 

—  Pince  clamp . 

—  —  double  à  transfu- 

—  Trocart  pour  autoplas¬ 
ties  urétrales . 

—  Tube  à  transfusion . 

Morgenstern.  —  Appareil  de 
haute  fréquence  . . . 
Electrodes  ozonothermiques  . . . 

138,  156,  159, 
Moriez.  — •  Canule  métallique . . . 
Moritz-Schmidt.  —  Lance- 

poudre.,  . 

—  Releveur  du  voile  du 

Motz.  —  Disque  en  caoutchouc. 
Mouchotte.  —  Drains  utérins. . 
Moulonguet.  —  Instrumentation 

stétilisable . 

—  Œsophagoscope . 

—  Tubes  pour  bronchosco- 

Mounier.  —  Pince  emporte- 

Moure.  —  Canule  rétro-nasale. . 

—  Couteau  à  panier . 

— •  Curette . . 

—  Ostéotome . 

— •  Pince  pour  cloison  nasale. 
—  Spéculum  pour  oto-rhi- 

nologie . 

Moutier.  —  Anuscope . 

Moynihan.  —  Pince  à  mors 

souples . 

Muller.  —  Ecarteur .  43, 

Murard  et  Combler.  — •  Soude . . . 
Murphy.  —  Appareil  pour 

goutte  à  goutte . 

—  Boutons  anastomotiques. 
— •  Pince  porte-boutons .... 
Museux.  —  Pince  à  abaisse¬ 
ment .  143, 

—  Pince  à  fixation . 


De  Nabias.  —  Abaisse-langue 

palette .  62,  208 

Bouilleur  électrique .  : 


—  Tige  à  biopsie, 

—  Trocart  pour  tubes  de 

radium . 

—  Soudes  porte-radium _ 

—  Valve  éclairante .  86,  172, 

Nageotte.  —  Cellule . 

Navarre.  — ■  Hypodermo-oxygé- 

ao-oxygénateur  . . . 


—  Perforateur . 

—  —  à  kystes.... 

—  Sonde  cannelée  ...  10, 

—  —  en  caoutchouc. . . 

—  Stylet  . 

Newmann.  —  Bougie  électroly- 

Nicaise.  —  Dilatateur . 

Nicholson  (Edgardo).  —  Pince, . 

Nicolay.  —  Inhalateur . 

Nitot.  —  Valve . 

Noël.  —  Craniomètre . 

—  Pinces  cutanées . 

— ■  Nécessaire  pour  opéra¬ 
tion  de  chirurgie  esthé- 

Noguès. — Bougie  conductrice . .  1 

—  Cysto-urétroscope _ _ _  ] 

—  Inciseur  de  la  prostate . .  j 

—  Seringue  urétrale . 

—  Trousse  pour  chirurgie 

urinaire .  i 

—  Trousse  d’urgence  pour 

—  Trousse  d’urgence  pour 

urologie .  i 

Nuck.  —  Appareil  contre  la 

spermatorrhée .  i 


O’Dwyer.  —  Ouvre-bouche .  41 

68,  69 

Oeconomos.  —  Sonde  urétrale. .  86  | 


Ollier.  — Davier . 

— ■  Gouttière  passe-fil . .’ 

—  Tube  laryngien . 

Ombrédanne.  —  Appareil  à 

éther . 

—  Aspirateur  électrique. 68, 

—  Bistouri  pour  le  voUe .... 

—  Pince  écartante  6,  67, 

— ■  —  à  saisir  les  amyg¬ 
dales  . 

— ■  Pince  tire  et  abaisse- 

langue  . 

Ortiz  Pérez.  — ■  Bistouri  pour 
symphyséotomie . 

P 

Paehon.  —  Oscillomètre  sphyg- 

mométrique . 

Pajot.  —  Fécondateur . 

— ■  Forceps . 

Palazzoli.  —  Disque  eu  caout- 

Palmer.  —  Spéculum  pour  oto- 

rhinologie . 

Pamboukis.  —  Curette  à  quatre 

faces  . 

Panas.  — ■  Blépharostat . 

—  Cautère  olivaire . 

—  Canule  pour  sinus . 

—  Couteau . 

—  ■  Manche  à  robinet . 

—  Pince  pour  kératoplastie. 

—  —  à  sutures _  44, 

Papin.  — ■  Ai^lle  pour  uéphro- 

pexie .  : 

—  Appareil  pour  urétéros¬ 
tomie .  ] 

—  Appareil  à  pyélographie.  j 

—  Bras  articulé .  126,  5 

—  Canule  à  griffes .. .  128,  129 

—  Crochet  vésical .  103 

—  —  pour  tirer  les 

nerfs .  147 

—  Cystoscope .  ng 

—  —  opérateur _  117 

—  Dilatateur  urétéral .  129 

—  Ecarteur .  146 

,■ —  Electrode  urétrale .  138 

—  Instruments  opérateurs 

pour  cystoscopie .  119 

—  Spatule  pour  décoller  les 

nerfs .  147 

—  Support  pour  méphrecto- 


— •  Nécessaire  à  agrafes .  15 

—  Pinces .  7,  81,  177 

—  Semelle  protectrice .  83 

—  Seringue  à  ailettes,  en 

métal .  ig 

—  Seringue  pour  injections 

intra-veineuses .  17 

Paul.  —  Tube  eu  verre .  83 

Péan.  —  Ecarteur  abdominal. .  177 

—  Pince  hémostatique .  5 

—  —  pour  hystérecto- 


—  pour  ophtalmologie . 

—  Trocart  à  kyste. .. .  23, 

Pech.  — •  Masque  mauométrlque. 
Pécharmant.  — ■  Drains  utérins. 
Pellier.  —  Releveur  des  pau- 
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De  la  Pena.  —  Couteau  pour 

ablations .  83 

Percy.  —  Rétracteur .  i8g 

Perret.  —  Compas  ostétrical. . .  183 

—  Forceps .  184 

—  Tube  laryngien .  186 

Pescher.  —  Spiroscope .  26 

Peter.  —  Plessigraphe .  23 

Petersen.  —  Ballon. . . • 

292 


Petit  —  Drain  intra-utérin.  165, 
Petit-Dutaillis.  —  Pince  injec- 

trice . 

De  Pezzer.  —  Sondes .  87, 

Phelip.  —  Urétro-cystoscope. . . 
Picot.  —  Davier  pour  ostéo¬ 
synthèse . 

Pierra.  —  Pince  omphalotribe . 
Pinard.  —  Mannequin  obstétri- 

— ■  Perce  membrane . 

—  Sonde  intra-utérine . 

—  Stéthoscope  . 

De  Piey.  —  Blépharostat . .  43, 

—  Pince  capsulaire . 

Politzer.  —  Gouge . 

—  Instruments  pour  oreilles . 

—  Marteau  en  bronze  mou . 

—  Pince  coudée . 

—  Poire  pour  oreilles . 

—  Spéculum  auri . 

Polosson.  —  Rétracteur  pcl- 

Potain. — Aspirateur . 

—  ■  Sphygmomânomètre . 

Potel.  —  Fixateur  tracteur .  2 

Pouliquen.  — '  Appareil  pour 

Iractures .  2 

Poupine!. — Stérilisateur .  2 

Powilewioz.  —  Plateau  obsté¬ 
trical  .  163,  I 

—  Ciseaux  d’accouchement,  i 
Poyet  et  H.  Bourgeois.  —  Ai- 

—  Electrode  laryngée . 

—  —  antidérapante. 

—  Pince  b:  polaire .  i 

Fozzi.  —  Curette  double .  i 

I—  i’ince  clam  P  cloutée.  9,  i; 

—  —  pour  hémorroïdes,  i: 

—  —  hémostafique  ....  sa 

—  — -à  utérus .  Il 

—  Porte-aiguille . 

—  Valve  plate .  i; 

Priestley.  —  Périmètre  pour 

ophtalmologie . 

Prince.  —  Pince  à  ressort .  4 

Proust.  —  Ecarteur .  141,  2C 

—  Générateur  électrique ...  ç 

—  Pince . !...  141,  2c 

—  Valve  recto-coccygienne.  14 


Raison.  —  Seringue  dentaire.20,  50 
Ramadier.  —  Electrode  diather- 

mique .  66,  13g 

Ramon.  —  Tube  gastrique .  78 

Ranvier.  —  Microtome...  38,  254 
Rattel.  —  Sonde  plato-métrique.  52 
Raube.  —  Davier  dentaire  uni- 


Reboul.  —  Pinee . 

Récamier. . —  Double  spéculum . 
Redard.  —  Aspirateur  pour  ca- 


Régnard.  —  Uréomètre . 251 

Régnier.  —  Curette  injectricc . .  185 

Rehtuss.  —  Olive .  78 

—  Tube  pour  prélèvement 

du  suc  gastrique .  78 

Reuter.  —  Pulvérisateur..  64,  68 

—  Couteau  tranchant .  64 

. Aiguille  pour  pau- 


Reverdin.  - 


.4iguille  à  pédale . 

— ■  pliante . 

—  à  sutures.,  ir, 
Appareil  pour  anus 

iliaque . 

Bâillon  ouvre-bouchc. . . . 
Pince  de  Kocher  modi- 


Pince  pour  l’appen- 


Pince  pour  enlever  les 


■ —  Porte-aiguilles .  12, 

Reynès.  —  Bistouri  de  poche . . . 

—  Tube  rectoscopique . 

Ribemont-Dessaignes.  — •  Em- 

bryotome . 

—  Tube  1  aryugien . 

Ricard.  —  Appareil  à  chloro- 

—  Ecarteur  abdominal . 

Richelot.  —  Pince-clamp  courbe. 

—  Pince  pour  hystérectomie 

vaginale  .1 . 

—  Valve . 

Richet.  — Dilatateur  œsophagien 
Ricord.  — ■  Spéculum  bivjdve . . 
Rigollot-Simonnot.  —  Spéculum. 
Riva-  Rocci.  —  Sphygmomano- 

Roberts.  —  Amygdalotome .... 
Rochard.  —  Valve' abdominale.  1 


Rollet.  —  Rugine .  45 


Rosenthal.  —  Seringue  pour 
transfusion  du  sang ... 
—  Seringue  pour  injections 
intra-bronchiques  .... 
Roubaud.  —  Fécondateur  arti¬ 
ficiel . . . 

Roucayrol.  — ■  Appareil  de  haute 

fréquence . 

—  Détergeur  électrojytique. 
Rousseau  (P.).  —  Electrodes. . . 
Roussy.  —  Abaisse-langue  éclai-- 


62, 


Roux.  —  Seringue  à  sérum . 

Roy.  —  Abaisse-langue _  i 

—  Canule  pour  la  gorge. . . . 

—  Porte-coton . 

—  Pulvérisateur . 

Ruault.  —  Abaisse-langue . 

—  Couteau  tranchant . 

—  Crochet  tranchant . 

—  Faux  amygdaliennc . 

—  Pince  emporte-pièce . 

— '  —  laryngienne  cou- 


—  Pince  porte-tampon . 

— •  Pulvérisateur  nasal . 

Ryles.  —  Tube  pour  prélève¬ 
ment  du  suc  gastrique. 


Sabouraud.  —  Pince  à  épiler. . . 
Saint-Germain  (de).  —  Abaisse- 

Saint- Hilaire.  —  Canule  pour 


—  Clou  obturateur . 

Saihi.  —  Hémoglobinomètre . . . 
“  Salvoxyi  ”,  Oxygénateur  .... 

Sand.  —  Porte-aiguille . 

Sard  (de).  —  Excitateur  pros¬ 
tatique  . 

Sauphar.  —  Bande  caoutchouc 


Savignac.  —  Anuscope . 

Savoire.  —  Inhalateur . 

Sayre.  —  Appareil  à  suspension. 

Schiotz.  —  Tonomètre . 

Schiotz  et  Laval.  — •  Ophtalmo- 


Sohlaginwelt.  —  Guide-anse . 
Sehloller.  —  Porte-cordon . . 

Schribaux.  —  Etuves . 

Sébileau.  —  Instrumental 


Sebileau.  —  Pipe  pour  anesthésie. 
Sébileau  et  Lemaitre.  —  Aju¬ 
tage  pour  canule . 

Segond.  —  Dilatateur  injecteur. 
— -  Ecarteur  contrecoudé. . . 


— ■  Instrument  pour  évider 

les  fibromes . 

—  l’ince  à  dents  de  souris. . 

courts .  9, 

—  Pince  pour  hystérecto¬ 
mie  vaginale . 

—  Spatule . 

—  Tracteur  en  spirale . 

Séguy.  —  Trousses  lipiodol .... 

Seitz.  —  Plessimètre . 

Senèque.  —  Ciseau-burin . 

—  Pince-gouge . 

—  Pince  porte-agrafes . 

•  —  Spatule . 

Sénorans.  —  Tube  gastrique . . . 
Serralach.  —  Bistouri  nour 

Sevestre.  — ^Tube  laryngien  . . . . 

Sexton.  —  Bistouri . 

—  Synéchotome . 

— ■  Ténotome  . , . 

Shermann.  —  Attelle .  ] 

-  Angle .  I 

—  Vis .  1 

Sichel.  —  Stylet  conique . 

Siégel.  —  Spéculum . 

—  Ventouse  uté 
Silfre.  —  Masque  à  ; 

Da  Silva  Rio  Branoo.  -  Eclai- 

e  à  pla- 


33. 


Simon  (Cl.).  —  Aiguil 
teau  pour 

—  Curettes . 

—  Dilatateur  préputial .  148, 
—  Pince  diathermique.  13g, 


Valve 


Sims.  —  Ciseaux . 

—  Crochet  pour  avive 

— ■  Dilatateur  utérin. . 

—  Erigne . 

—  Hystéromètre . 


164 


—  Tenaculum .  67 

—  Valves .  r63,  178 

Sippy.  —  Appareil  pour  cathé¬ 
térisme  de  l’œsophage.  70 

Siredey.  — ■  Canule  spéculum. . .  163 

—  Hystéromètre .  164 


Siredey.  —  Dilatateur . . 

Sloog.  —  Miroir  frontal . 

Smellio.  —  Perce-crâne . 

Snellen.  — Anse . 

—  Pince  pour  chalazion _ 

Snoffen.  —  Stéthoscope  bi-auri- 

Sorrei.  —  Fraises . 

—  Table  radio-orthopédique. 
Soupot.  —  Appareil  pour  extrac¬ 
tion  du  suc  gastrique . . 
Southey.  —  Trocart  pour  drai¬ 
nage  des  œdèmes . 

Spencer  Wells.  —  Pince  hémos- 

Staoke.  —  Bistouris . .’ 

—  Ciseaux  burins . 

— ■  Gouges  courbes . 

—  Protecteur  . . 

Stern.  — ■  Electrode  diather¬ 
mique  . 

Stille.  —  Cisaille  à  plâtre . 

Stilling.  —  Couteau  mousse .... 
Stordeur.  —  Masseur  urétral. . . 
Strauss.  —  Compresseur  urétral . 

—  Pinee  à  dissection. .; . . . 
Struyeken.  — Emporte-pièce. . . 
—  Monocorde  pour  oreilles. 

—  Pince  turbinotome . 

Suarez  de  Mendoza.  —  Canule 

—  Pince  laryngienne  cou- 

Suzor.  -  -Aiguille  cannelée . 

Sylvain  (Albert).  —  Appareil  de 

mécanothérapie . 

Syme.  —  Conducteur . 


Taillandier.  —  Appareil  barbot- 
—  Appareil  pour  émulsions 

Tallquist.  —  Hérooglobinoiuctre. 

Tarnier.  —  Basiotribe . 

—  Céphalotribe . 

—  Cloche  pour  laveur . 

—  Couveuse  . 

—  Dilatateur . 

—  Ecarteiu . 

—  Embry otome  rachidien . . 

—  Forceps . • 

—  Gaveuse . . . 

Tanton.  —  Aiguille . 

—  Attelle . 
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83 

248 
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105 

97 

52 
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190 

97 

70 

148 

70 

25 

47 

177 

39 

145 

95 
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195 

145 

86 

178 

29 

157 

99 

97 


Installation  d’eau  bouillie  . .  244 

V 

Vaast.  — ■  Pulvérisateur .  .58 

Vacher.  —  Caaule  rétro-nasale . .  64 

—  Ciseaux  plicotomes .  63 

— ■  Ecarteur  mastoïdien _  54 

—  Ouvre-bouche  .  41 

•  -  Pince  pour  iridectomie . .  43 

—  Pulvérisateur .  64,  68. 


Vacher.  -  •  Râpe  pour  sinus. . . 

—  Serre-nœud .  58 

—  Spéculum  pour  otorhino 

Valentine  Holmes.  -  -  Salpin 

goscope  . 

Valleix.  — ■  Hystéromètre . 

Vallich.  —  Curette  utérine - 

Valude.  — Ecarteur . 

—  Rugine .  45 


61 

63 

57 


164 

185 

46 

46 


Vaquez.  — ■  Sphygmotensio- 

phonc  . 

—  Pléthpmo  -  sphygmo  - 

oscillomètre . 

Velpeau.  —  Pince  tricoise . 

Verdin.  —  Spiromètre . 

Vernes.  —  Aiguille  pour  prise  de 

Verneuil.  —  Conducteur  œso¬ 
phagien  . 


27 
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26 
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RÉCOMPENSES 

EXPOSITIONS 


PARIS 

1855 

1867 

1878 


9  FOIS 

MEitIBKE  du  JEKV 

HOItS  COXeOERS. 

Londres..  1908 
Turin....  1911 
Rome  . . .  1912 
Londres..  1912 
San-Fran- 
cisco..  1915 
Strasbourg.  1919 
Beyrouth.  1921 
Strasbourg.  1923 
Paris  (Vai- 
de-Grâce).  1924 


RÉCOMPENSES 

aux 

EXPOSITIONS 


LIÈGE 

1905 
MILAN 

1906 

SARAGOSSE 

1908 


GRANDS  PRIX 

Bruxelles.  1910 
Roubaix .  1911 
Turin  . . .  1911 

Gand....  1913 
Marseille.  1922 
Rio -de - 
Janeiro.  1922 
Lima....  1928 


Vue  de  la  succursale  de  la  MAISON  DRAPIER,  17,  Avenue  de  1  Opéra,  PARIS  (P’") 

Bandages.  —  Ceintures.  —  Bas  élastiques.  —  Orthopédie.  —  Accessoires  d' Hygiène.  —  Appareils  Acoustiques. 
Pour  les  Instruments  de  Chirurgie,  s’adresser  exclusivement  à  notre  Maison  Principale. 

41,  rue  de  Rivoli  —  7,  Boulevard  de  Sébastopol,  PARIS  (P’') 
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CONDITIONS  DE  VENTE 


Les  prix  du  présent  catalogue  sont  exclusivement  réservés  au  Corps  Médical,  ils  sont  absolument  nets  et  sans  escompte. 

Les  ventes  pour  Paris  ont  lieu  au  comptant. 

Pour  la  Province  :  Nous  adresser  à  la  commande  un  chèque  postal  (Drapier  et  Fils,  Paris,  327-83),  un  chèque  ordinaire, 
ou  un  mandat-poste. 

■  Lorsque  le  montant  n’est  pas  joint  à  la  lettre  de  commande,  les  instruments  sont  envoyés  contre  remboursement  ;  les 
frais  de  retour  d’argent  sont  à  la  charge  du  client. 

Pour  l’Étranger  :  Nous  adresser  à  la  commande,  un  mandat  international  ou  un  chèque  sur  Paris. 

Nos  prix  s’entendent  pour  marchandises  prises  départ  Usine  Paris. 

Le  port,  .l’emballage  et  les  assurances  sont  à  la  charge  du  destinataire  et  l’expédition  faite  à  ses  risques  et  périls.  Les 
emballages  ne  sont  pas  repris. 


AVIS  IMPORTANT.  — ^  Nous  engageons  nos  clients  à  vérifier  les  colis  à  la  réception,  afin  de  faire  les  réserves  écrites 
s’il  y  a  lieu  avant  de  signer  aucun  récépissé  aux  transporteurs  qui  sont  responsables. 

En  cas  d’avaries,  consulter  l’avis  d’assurances  que  nous  adressons,  et  se  mettre  de  suite  en  communication  avec  l’agent 
de  la  Compagnie  d’Assurances,  afin  d’éviter  de  dépasser  les  délais  accordés  par  les  Compagnies  pour  les  réclamations. 


Les  matières  premières  étant  sujettes  à  de  fréquentes  variations,  les  prix  du  présent  catalogue  peuvent  être  modifiés  pour 
cette  raison  sans  autre  avis  ;  de  même  nous  réservons  notre  droit  d’apporter  à  nos  instruments,  appareils,  meubles,  etc.,  les 
modifications  qui  nous  paraîtraient  nécessaires. 
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Nos  prix  s’entendent  pour  marchandises  prises  départ  Usine  Paris. 

Le  port,  l’emballage  et  les  assurances  sont  à  la  charge  du  destinataire  et  l’expédition  faite  à  ses  risques  et  périls.  Les 
emballages  ne  sont  pas  repris. 


AVIS  IMPORTANT.  — -  Nous  engageons  nos  clients  à  vérifier  les  colis  à  la  réception,  afin  de  faire  les  réserves  écrites 
s’il  y  a  lieu  avant  de  signer  aucrm  récépissé  aux  transporteurs  qui  sont  responsables. 

En  cas  d’avaries,  consulter  l’avis  d’assurances  que  nous  adressons,  et  se  mettre  de  suite  en  communication  avec  l’agent 
de  la  Compagnie  d’Assurances,  afin  d’éviter  de  dépasser  les  délais  accordés  par  les  Compagnies  pour  les  réclamations. 


,  Les  matières  premières  étant  sujettes  à  de  fréquentes  variations,  les  prix  du  présent  catalogue  peuvent  être  modifiés  pour 
cette  raison  sans  autre  avis;  de  même  nous  réservons  notre  droit  d’apporter  à  nos  instruments,  appareils,  meubles,  etc.,  les 
modifications  qui  nous  paraîtraient  nécessaires. 


